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Porcelain Etch & Silane

Description:

Ultradent™ Porcelain Etch is a buffered, gelled hydrofluoric

acid to be judiciously used for intraoral or extraoral etching of
porcelain. Ultradent™ Silane is a mono-component solution for
application to porcelain following etching with Porcelain Etch.
Indications:

Porcelain Etch is to be used for etching fractured dental
porcelain and for etching porcelain veneers, crowns, or inlays

in the office. Also use it for etching porcelain crowns before
bonding orthodontic brackets.

Important Note: Hydrofluoric acid gives off a vapor that irritates
respiratory passageways and on a chronic basis can damage
them. Ultradent Porcelain Etch is buffered, gelled, and dispensed
in a way that minimizes these problems. Instructions must be
followed to ensure removal of any harmful material. Silane is
for bonding after etching in preparation for bonding resin. If
proper precautions are followed, porcelain may be safely etched
intraorally for bonding as follows:

Procedure:

1.Freshen the porcelain surface to be repaired with a high speed
diamond bur. If a previous repair is present, remove all old
composite to a fresh porcelain surface.

2.Remove luer lock caps from syringes. For optimum control,
hold syringes in the palm of the hand.

3Isolate/protect adjacent tissues and restorations by applying a
bead or layer of EtchArrest™ acid barrier/neutralizer medium with
the Black Micro™ tip (Fig. 1). An alternative isolation is a rubber
dam (DermaDam") and rubber dam sealant (OraSeal").

4Twist an Inspiral” Brush tip securely onto syringe. The Inspiral
Brush tip ensures controlled flow from the tip.

5.Before applying, dispense a small sample of etchant from

tip onto a mixing pad to ensure evenness and to become
familiarized with flow rate. If there is excess resistance to flow,
DO NOT proceed. Attach a new tip and test again before using
on patient. Dispose of removed tip immediately (according to
government regulations) to avoid contact.

6.Express an even coating of Porcelain Etch onto prepared
porcelain (Fig. 2) using the Inspiral Brush tip. Etch porcelain 90
seconds (note Figs. 3 and 4 showing before and after SEMs).

7 Assistant should hold vacuum tip adjacent to the surface while
the dentist dispenses the Porcelain Etch. This ensures removal of
any irritating vapors while acid reacts on porcelain (90 seconds).
To neutralize the Porcelain Etch, blend EtchArrest into the etchant
until the amber color of the etch is no longer identifiable.
8.Remove neutralized acid by placing the vacuum tip next to

the surface and then rinsing with water spray. Rinse thoroughly
and dry. Porcelain should have a frosted appearance. Repeat
etching if not.

9. Apply Ultra-Etch™ for 5 seconds to remove porcelain salts and
debris formed by hydrofluoric etchant. Rinse and dry.

10.Apply Silane with a Mini Brush tip. Let evaporate for 60
seconds. If not completely dry after 60 seconds, air dry with
oil-free air.

11.Place bonding resin according to product instructions.
Important Note: Testing shows highest bonding values when
etched porcelain is silanated with Ultradent Silane followed by
Peak Universal Bond bonding agent in the following manner:
Apply Silane to porcelain using a Mini Brush tip. Gently brush the
Silane into the porcelain for 60 seconds using small strokes. Air
dry and proceed with application of Peak Universal Bond.
Precautions:

1.Caution: Chemical may set in tip after a few hours. To avoid
clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between
each use. Always verify material flow prior to applying
intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. This
does NOT apply to dual-barrel syringes and mixing tips.
2.Operator, assistant, and patient must wear protective eyewear.
3.Replace luer lock caps on syringes when not in use. Tips are
disposable.

4 We recommend Ultradent™ Syringe Covers for a protective
barrier to prevent cross-contamination.

5. Clinician and patient must wear protective eyewear with side
shields when handling or applying this product.

General Precautions:

1.For Professional use only.

2. Review instructions, precautions, and SDS before beginning
treatment. Use only as directed.

3.Keep products out of heat/sunlight.

4.Avoid skin exposure to resins.

5.Isolate strong chemicals to area of treatment.

6.Confirm that patient has no known allergies to treatment
materials.

7 Test flow of materials from syringe and tip before using
intraorally.

8.Never force syringe plungers.
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Porcelain Etch & Silane

Descricdo:

Ultradent™ Porcelain Etch & um écido hidroflucrico tamponado em
gel para ser utilizado prudentemente no condicionamento intra-
oral ou extra-oral da porcelana. Ultradent” Silane é uma solucdo
monocomponente para a aplicagdo em porcelana a sequir ao
condicionamento com
Procelain Etch.

Indicagdes:

Porcelain Etch deve ser utilizado para o condicionamento de porcelana
dental fracturada e para o condicionamento de facetas de porcelana,
coroas ou inlays em consultério. Também pode ser utilizado para o
condicionamento de coroas de porcelana antes da adesdo de brackets
ortodénticos.

Nota importante: o cido hidrofluérico produz um vapor que irrita as vias
respiratdrias, podendo danificé-las se expostas numa base continuada.
Ultradent Porcelain Etch é um gel tamponado e dispensado de forma
a minimizar estes problemas. AS instrugdes devem ser sequidas para
assequrar a remogao de qualquer material nocivo. Silane destina-se &
adesao apds o condicionamento na preparagdo para a resina adesiva.
Se forem sequidas precaugdes adequadas, a porcelana pode ser
condicionada de forma sequra intra-oralmente para a adesdo, do
seguinte modo
Procedimento:

1. Refrescar a superficie da porcelana a ser reparada com uma broca
de diamante de alta velocidade. Se existir uma reparagdo anterior,
refirar toda a resina composta antiga para obter uma superficie de
porcelana fresca.

2. Retirar as tampas luer lock das seringas. Para um controlo 6ptimo,
sequrar as seringas na palma da mao

3. Isolar/proteger os tecidos e restauragbes adjacentes aplicando uma
qgota ou camada de barreira de dcido/neutralizador EtchArrest” com a
ponta Black Micro™ (Fig. 1). Um isolamento alternativo é um dique de
borracha (DermaDam") e selante de dique de borracha (OraSeal").

4. Enroscar uma ponta Inspiral® Brush na seringa. A ponta Inspiral Brush
assegura um fluxo controlado da ponta.

5. Antes da aplicagao, dispensar uma pequena quantidade de condicio-
nador com a ponta num disco de mistura para assegurar a homogenei-
dade e para se familiarizar com o caudal. Se existir excesso de resisténcia
ao fluxo, NAO continuar. Aplicar uma ponta nova e testar novamente
antes da utilizagio no paciente. Descartar a ponta retirada imediata-
mente (de acordo com os regulamentos legais) para evitar o contacto.
6. Espremer uma camada homogénea de Porcelain Etch na porcelana
preparada (Fig. 2) utilizando a ponta Inspiral Brush. Condicionar a por-
celana durante 90 segundos (ver Figs. 3 e 4 mostrando antes e depois
observado em microscépio electrénico de varrimento).

7.0 assistente deverd sequrar a ponta de aspiraao adjacente a
superficie enquanto o dentista dispensa o Porcelain Etch. Isto assegura
a remogao de quaisquer vapores rritantes enquanto o Acido reage com
a porcelana (90 sequndos). Para neutralizar o Porcelain Etch, misturar

EtchArrest no condicionador até a cor ambar do condicionador ja ndo
for identificével.

8. Remover o 4cido neutralizado colocando a ponta de aspiragao junto
da superficie e, em seguida, enxaguar com spray de agua. Enxaguar
bem e secar. A porcelana devera ter um aspecto fosco. Se nao tiver um
aspecto fosco, repetir o condicionamento.

9. Aplicar Ultra-Etch™ durante 5 sequndos para remover os sais da
porcelana e os residuos formados pelo condicionamento com &cido
hidrofludrico. Enxaguar e secar.

10. Aplicar Silane com uma ponta Mini Brush. Deixar evaporar durante
60 segundos. Se nao estiver completamente seco apés 60 sequndos,
secar com ar isento de 6leo.

11. Colocar a resina adesiva de acordo com as instrucdes do produto.
Nota importante: testes mostram os valores de adesdo mais elevados
quando a porcelana condicionada € silanada com Ultradent Silane
sequido de agente adesivo Peak Universal Bond, da seguinte forma:
aplicar Silane na porcelana utilizando uma ponta Mini Brush. Escovar o
Silane cuidadosamente na porcelana durante 60 sequndos utilizando
pequenos movimentos. Secar com ar e prossequir com a aplicagdo do
Peak Universal Bond.

Precaugges:

1. Cuidado: O quimico pode polimerizar na ponta apds algumas horas.
Para evitar a obstrugo, retirar a ponta e fechar novamente as tampas
Luer Lock entre cada utilizaao. Verificar sempre o fluxo do material
antes da aplicagio intra-oral. Em caso de resisténcia, substituir a ponta
e verificar novamente. Isto NAO se aplica a seringas de cilindro duplo
e pontas de mistura.

2.0 operador, assistente e paciente devem usar proteccao ocular.

3. Colocar novamente as tampas luer lock nas seringas quando nao se
encontrarem em utilizago. As pontas sdo descartaveis.

4. Recomendamos a utilizagdo de coberturas de seringa Ultradent™
Syringe Covers para formar uma barreira protectora para evitar a
contaminagdo cruzada.

5.0 médico e o paciente tém de usar 6culos de proteo com palas

Jaterais durante o manuseamento ou aplicagdo deste produto,
Precaugbes Gerais:

1. Apenas para uso profissional,

2. Rever as instruges, precauicdes e as fichas de sequranga do produto
antes de iniciar o tratamento. Utlizar apenas conforme indicado.

3. Manter afastado de calor/luz solar.

4. Evitar expor a pele as resinas.

5. Isolar a drea de tratamento contra quimicos fortes.

6. Confirmar que o paciente ndo tem alergias conhecidas aos materiais
de tratamento.

7. Testar o fluxo dos materiais da seringa e da ponta antes da utilizagio
intra-oral,

8. Nunca forcar os émbolos da seringa.
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Porcelain Etch & Silane

Beschreibung
Ultradent™ Porcelain Etch it eine gepufferte, gelartige Flusssaure, die
fiir den sorgsamen Einsatz zum intraoralen oder extraoralen Atzen von
Keramik vorgesehen ist. Uliradent” Silane ist eine Finkomponentenio-
sung zum Aufbringen auf Keramik nach dem Atzen mit Porcelain Etch.
Anwendungsbereiche:

Porcelain Etch wird in der Praxis fir das Atzen frakturierter Dental-
Keramik und fiir das Atzen von Keramik-Verblendschalen, Kronen oder
Inlays eingesetzt. Es kann auch fir das Atzen von Keramikkronen vor
dem Kleben von kieferorthopadischen Brackets benutzt werden.
Wichtiger Hinweis: Flusssaure gibt Dampfe ab, die die Atemwege
irritieren und diese auf chronischer Basis schadigen kannen. Ultradent
Porcelain Etch ist gepuffert, gelartig und wird auf eine Weise appliziert,
die diese Probleme minimiert. Die Gebrauchsanweisung muss befolgt
werden, um die Entfernung allen schadlichen Materials sicherzustellen.
Silane dient dem Bonden nach dem Atzvorgang, in Vorbereitung auf
das Bonding Resin. Wenn die VorsichtsmaBnahmen korrekt beachtet
werden, kann Keramik sicher intraoral zur Vorbereitung auf das Bonden
wie folgt geatzt werden:

Verfahren:

1. Rauhen Sie die zu reparierende Keramikoberflache mit einem
Diamantschleifer bei hoher Tourenzahl auf. Falls eine alte Reparatur
vorhanden ist, entfernen Sie das alte Komposit bis zur frischen
Keramikoberflache.

2. Entfernen Sie die Luer-Lock Kappen von den Spritzen. Um optimale
Kontrolle zu erhalten, halten Sie die Spritzen mit dem Stempel in der
Innenhand.

3. Isolieren/schiitzen Sie Gewebe und
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Porcelain Etch & Silane

Description

Le décapant pour porcelaine Ultradent™ est un acide fluorhydrique
tamponné et gélifié utilisé pour le décapage intraoral et extraoral

de la porcelaine. Le silane Ultradent™ est une solution & composant
unique pour application sur la porcelaine apres le décapage avec le
décapant a porcelaine.

Indications

Le décapant  porcelaine est fait pour décaper la porcelaine dentaire
fracturée et les facettes prothétiques en porcelaine, les couronnes

ou les incrustations en cabinet. Il peut également étre utilisé pour le
décapage des couronnes en porcelaine avant la liaison des brackets
orthodontiques.

Note importante : L'acide fluorhydrique émet des vapeurs qui

irritent les passages respiratoires et qui peuvent les endommager
chroniquement. Le décapant pour porcelaine Ultradent est tamponné,
gélifié et délivré de telle fagon que ces problemes sont minimisés. Les
instructions doivent tre suivies pour assurer le retrait de tout matériau
dangereux. Le silane est fait pour Iadhésion aprés le décapage en
préparation de la liaison avec la résine. Si les précautions appropriées
sont bien suivies, a porcelaine peut étre décapée en bouche en toute
sécurité en vue de la liaison comme suit

Procédure :

1. Rafraichissez la surface de la porcelaine  réparer avec une fraise dia-
mant haute vitesse. En présence d'une réparation antérieure, enlevez
tout le vieux composite jusqu‘a la surface fraiche de la porcelaine.

2. Enlevez le capuchon luer lock des seringues. Pour un controle opti-
mal, tenez les seringues dans la paume de la main,

gen durch Aufbringen eines Flecks oder einer Schicht EtchArrest™
Saurebarriere/Neutralisator mit einem Black Micro™Tip (Abb. 1). Eine
alternative Isolierung ist ein Kofferdam (DermaDam”) mit Kofferdam-
Versiegelung (OraSeal™).
4. Schrauben Sie einen Inspiral” Brush Tip fest auf die Porcelain
Etch-Spritze. Der Inspiral Brush Tip erméglicht kontrollierten Fluss
aus der Spitze.
5. Vor dem Aufbringen geben Sie eine Kleine Menge des Atzmittels auf
einen Mischblock, um den gleichmaRigen Fluss sicherzustellen und sich
mit der FlieBrate vertraut zu machen. Falls es sehr starken Widerstand
gegen den Fluss gibt, NICHT fortfahren. Setzen Sie einen neuen Tip auf
und testen Sie erneut, bevor Sie sie am Patienten verwenden. Entsorgen
Sie die benutzten Tips sofort (unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen), um den Kontakt zu vermeiden.
6. Dricken Sie eine gleichmaBige Schicht von Porcelain Etch mit dem
Inspiral Brush Tip auf die praparierte Keramik (Abb. 2). Atzen Sie die
Keramik fiir 90 Sekunden (beachten Sie Abb. 3 und 4, die vorher/
nachher REM-Bilder zeigen).
7. Die Assistenz solite den Sauger nahe an die Oberfliche halten, wah-
rend der Zahnarzt das Porcelain Etch ausbringt. Das stellt die Entfernung
aller reizenden Dampfe sicher, die entstehen, wahrend die Saure auf der
Keramik reagiert (90 Sekunden). Um Porcelain Etch zu neutralisieren,
mischen Sie EtchArrest in die Saure, bis die Bernstein-Farbe der
Atzfliissigkeit nicht mehr identifiziert werden kann.
8. Entfernen Sie die neutralisierte Saure, indem Sie die Offnung der
Saugkanile nahe an die Oberflache halten und mit Wasserspray spiilen.
Spiilen und trocknen Sie sorgfaltig. Die Keramik sollte matt aussehen.
Wiederholen Sie das Atzen, falls dies nicht der Fall ist.
9. Applizieren Sie Ultra-Etch fiir 5 Sekunden, um Keramik-Salze und
Ablagerungen der Flusssaure-Atzung zu entfernen. Spilen und trocknen
10. Bringen Sie Silane mit einem Mini Brush Tip auf. Lassen Sie es fiir
60 Sekunden trocknen. Wenn es nach 60 Sekunden nach nicht komplett
trocken ist, mit dlfreier, trockener Luft trockenblasen.
11. Bringen Sie das Bonding Resin gemaR der Gebrauchsanweisung
auf. Wichtiger Hinweis: Tests zeigen die hochsten Haftwerte, wenn die
gedtzte Keramik mit Ultradent Silane silanisiert wird und dann Peak
Universal Bond in folgender Weise aufgebracht wird: Bringen Sie Silane
mit einem Mini Brush Tip auf die Keramik auf. Birsten Sie 60 Sekunden
lang Silane mit kurzen Strichen leicht in die Keramik. Mit Luft trocknen
und mit dem Aufbringen von Peak Universal Bond fortfahren.
VorsichtsmaBnahmen:
1. Vorsicht: Das Praparat kann in den Tips nach ein paar Stunden aus-
harten. Um Verstopfen zu vermeiden, entfernen Sie den Tip und
verschlieBen Sie die Spritze nach jeder Benutzung mit einer Luer Lock
Cap. Priifen Sie stets vor jeder Benutzung den Materialfluss, bevor Sie
intraoral arbeiten. Wenn Sie Widerstand spiiren, ersetzen Sie
den Tip und tberpriifen Sie den Fluss erneut. Das gilt NICHT fiir
Doppelkolbenspritzen

und Mixing Tips.
2. Behandler, Assistenz und Patient miissen Schutzbrillen tragen.
3. Wenn die Spritzen nicht in Benutzung sind, sollten die Luer
Lock Kappen wieder aufgeschraubt werden. Spritzenansiitze sind
Einwegartikel
4. Wir empfehlen die Benutzung von Ultradent™ Spritzenhllen als
schiitzende Barriere gegen Kreuzkontaminierung.
Allgemeine Vorsichtsmalnahmen:
5. Behandler und Patient missen Schutzbrillen mit Seitenschutz
wahrend des Handhabens und der Applikation dieses Produktes tragen.
1. Nur fiir den professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
2. Lesen Sie vor dem Beginn der Behandlung die Anleitung,

orsic und die Si Nur gemalt
Anweidung verwenden.
3. Schiltzen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
5. Beschranken Sie den Einfluss stark wirkender Chemikalien auf das
Behandlungsgebiet.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Patient keine bekannten Allergien
gegen die Behandlungsmaterialien hat
7. Testen Sie den Fluss der Materialien aus der Spritze und durch den
Tip, bevor Sie intraoral applizieren
8. Driicken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.
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Porslinsets & Silan

Beskrivning:

Ultradent™ Porcelain Etch ar en buffrad fluorvatesyra i geléform
som ska anvandas med omdome for intraoral eller extraoral etsning
av porslin. Ultradent™ Silane ar en enkelkomponentlosning for
applicering pa porslin efter etsning med Porcelain Etch,
Indikationer:

Ultradent Porcelain Etch ska anvindas pa mottagningen for att etsa
sprucket dentalt porslin och for att etsa porslinsfasader, kronor eller
inldgg. Anvinds ocksa for att etsa porslinskronor fore bonding av
ortodontiska brackets.

Viktigt att observera: Fluorvatesyra avger anga som kan irritera
luftvagarna och kan vid kronisk exponering skada dem. Ultradent
Porcelain &r buffrad, i geléform och dispenseras p ett satt

som reducerar dessa problem till ett minimum. Instruktionerna
maste foljas for att sékra att allt skadligt material har avlagsnats.
Silan anvands for bundmg efter etsning vid forberedelse for

foljs kan
porslin utan fara etsas intraoralt for bonding enligt folj ande
Tillvagagangssatt:

1. Frascha upp porslinsytan som ska repareras med en diamantborr
med hdg hastighet. Om en tidigare reparation finns kvar ska all
gammal komposit avidgsnas fram till ren porslinsyta.

2. Avldgsna Luer-Lock-locken fran sprutorna. Hall sprutorna i hand-
flatan for optimal kontroll.

3. Isolera/skydda intilliggande vévnader och restorationer genom

égez les tissus et les restaurations adjacents en appliquant
un bourrelet ou une couche de EtchArrest™ comme barriére contre/
neutraliseur d'acide avec 'embout Black Micro™ (Fig. 1) Une solution
alternative d'isolation est une digue en caoutchouc (DermaDam”) et
son scellant de digue caoutchouc (OraSeal™).
4. Vissez bien un embout pinceau Inspiral” sur la seringue. Lembout
pinceau Inspiral assure un flux contrlé sortant de l'embout.
5. Avant application, faites sortir un petit échantillon du décapant par
I'embout sur un bloc de papier pour mélange pour vous assurer de la
réqularité de 'écoulement et pour vous familiariser avec la vitesse de
sortie. En cas de résistance excessive de Iécoulement, Ne continuez
PAS. Vissez un nouvel embout et re-testez avant ['utilisation sur le
patient. Jetez immédiatement l'embout retiré (en suivant les réglemen-
tations officielles) pour éviter tout contact.
6. Exprimez une couche uniforme de décapant a porcelaine sur la por-
celaine préparée (fig.2) en utilisant l'embout pinceau Inspiral. Décapez
la porcelaine pendant 90 secondes (notez les fig. 3 et 4 qui montrent
les dents avant et aprés MEB).
7. Un assistant devrait tenir 'embout suceur pres de la surface pendant
que le dentiste délivre le décapant a porcelaine. Cela assure le retrait
de toutes vapeurs iritantes pendant que [acide réagit sur la porcelaine
(90 secondes). Pour neutraliser le décapant a porcelaine, mélangez
I'EtchArrest au décapant jusqua ce que la couleur ambre du décapant
ne soit plus identifiable.
8. Enlevez tout l'acide neutralisé en placant l'embout suceur & coté
de la surface et en le rincant avec un jet d'eau. Rincez soigneusement
et séchez. La porcelaine aura un aspect givreé. Autrement répétez
le décapage.
9. Appliquez I'Ultra-Etch™ pendant 5 secondes pour enlevez les éclats de
céramique et les débris formés par le décapage a lacide fluorhydrique.
Rincez et séchez.
10. Appliquez le silane avec un mini embout pinceau. Laissez évaporer
pendant 60 secondes. Sil st pas complétement sec aprés 60 sec-
ondes, séchez a lair avec de Iair sans huile.

1. Mettez la résine liante en place selon le mode d'emploi du produit.
Note importante : Les tests montrent de plus hautes valeurs de liaison
lorsque la porcelaine décapée est silanée avec du silane Ultradent
suivie par I'agent de liaison Peak Universal Bond de la fagon suivante :
Appliquez le silane sur la porcelaine avec un mini embout pinceau.
Brossez doucement e silane sur la porcelaine par petites touches
pendant 60 secondes. Séchez & lair et continuez avec I'application de
Iadhésif Peak Universal Bond
Précautions
1. Précautions : Le produit chimique peut prendre dans fembout au
bout de quelques heures. Pour éviter un bouchon, enlevez l'embout
et rebouchez-le avec les capuchons Luer Lock entre chaque ufilisation
Vérifiez toujours 'écoulement du matériau avant de l'appliquer en
bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et revérifiez. Cela
ne sapplique PAS aux seringues a double cylindre ni aux embouts
mélangeurs.

2. L'opérateur, lassistant et le patient doivent porter des lunettes

de protection,

3. Remettez les capuchons luer lok sur les seringues lorsqu'elles ne
sont pas utilisées. Les embouts sont jetables.

4. Nous recommandons les manchons a seringue Ultradent™ pour
senvir de barriére protectrice contre la contamination croisée.

5. Dentiste et patient doivnet se protéger les yeux avec des lunettes de
protection lors de fapplication du produit,

Précautions générales.

1. Destiné a une utilisation professionnelle uniquement.

2. Revoir les instructions, les précautions et les fiches toricologiques
avant de commencer le traitement. A utiliser uniquement selon les
instructions.

3. Garder les produits & Iécart de la chaleur/de la lumigre.

4. Bvitez dexposer la peau aux résines synthétiques,

5. Isolez les produits chimiques forts sur la zone de traitement.

6. Confirmez que le patient n‘a pas d'allergies connues aux matériaux
utilisés pendant le traitement.

7. Testez lécoulement des matériaux sortant de la seringue et de
I'embout avant de les utiliser en bouche.

8. Ne forcez jamais sur le piston des seringues
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Porcelain Etch og Silane

Beskrivelse:

Ultradent™ Porcelain Etch er en buffereret, geleret flussyre, der
skal anvendes med omhu til intraoral eller ekstraoral etsning af
porcelzen. Ultradent™ Silane er en til
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Porcelain Etch & Silane

Beschrijving:
Ultradent™ Porcelain Etch (porselienets) is een gebufferd
fluorwaterstofzuur in gelvorm dat voorzichtig moet worden gebruikt
voor het intraoraal of extraoraal etsen van porselein. Ultradent™ Silane
is een oplossing bestaande uit één component die wordt aangebracht
op het porselein nadat het met Porcelain Etch is geétst.
Indicaties:
Porcelain Etch is bestemd voor het etsen van gebroken tandheelkundig
porselein en voor het etsen van porseleinen veneers, kronen of inlays
in de tandartspraktijk. Het kan ook worden gebruikt voor het etsen van
porseleinen kronen v6ér het hechten van orthodontische brackets.
Belangrijk: Fluorwaterstofzuur geeft een damp af die de
ademhalingswegen irriteert en in chronische gevallen kan
beschadigen. Ultradent Porcelain Etch is gebufferd, wordt geleverd
in gelvorm en wordt zodanig toegepast dat deze problemen
tot een minimum worden beperkt. De gebruiksaanwilzing moet
worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat eventueel schadelijk
materiaal wordt verwijderd. Silane is bestemd voor bonding na
het etsen als voorbereiding op de bonding van hars. Als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd, kan porselein veilig
intraoraal worden geétst voor de aansluitende bonding en wel
als volgt:
Procedure:
1. Polijst het te repareren porseleinopperviak met een diamanten frees
met hoog toerental. Als een vorige reparatie aanwezig is, verwijder
dan al het oude composiet zodat een glad porseleinoppervlak ontstaat.
2. Haal de Luer Lock-doppen van de spuiten. Houd de spuiten voor
optwma\e tontro\e m de palm van de hand.

weefsels en
\aag EtchArrest™ (zuurb\okkerend/ neutraliserend middel) met de Black
Micro” tip aan te brengen (afb. 1). Als alternatief kan voor de isolatie
een cofferdam (DermaDam”™) en cofferdamafdichtmiddel (OraSeal™)
worden gebruikt.
4. Draai een Inspiral” Brush-tip stevig op de spuit. De Inspiral Brush-
tip garandeert een gecontroleerde stroming uit de tip.
5. Spuit, voordat u het aanbrengt, een kleine hoeveelheid etsmiddel
uit de tip op een mengplaatje om voor een gelijkmatige stroming te
zorgen en om vertrouwd te raken met de stroomsnelheid. STOP bij
overmatige stromingsweerstand. Breng een nieuwe tip aan en test het
opnieuw voordat u het bij de patiént gebruikt. Gooi de verwijderde tip
direct (volgens overheidsvoorschriften) weg om contact te voorkomen.
6. Breng een gelijke laag Porcelain Etch op het geprepareerde porse-
lein (afb. 2) aan met de Inspiral Brush-tip. Ets het porselein gedurende
90 seconden (zie afb. 3 en 4: voor en na gebruik van een SEM).
7. De assistent moet de afzuigtip naast het opperviak houden, terwijl
de tandarts de porseleinets aanbrengt. Daardoor worden eventuele
irriterende dampen verwijderd, terwijl het zuur reageert met het
porselein (90 seconden). Om Porcelain Etch te neutraliseren, moet
EtchArrest met het etsmiddel worden gemengd totdat de geelbruine
kleur van de Etch niet meer zichtbaar is.
8. Verwijder het geneutraliseerde zuur door de afzuigtip naast het
oppenak te houden en dit met een waterspray af te spoelen. Spoel
en droog grondig. Het porselein moet er ‘bevroren’ uitzien. Herhaal
het etsen, indien nodig
9. Breng Ultra-Etch™ gedurende 5 seconden aan om het porseleinzout
en -vuil te verwijderen dat is ontstaan door de behandeling met het
fluorwaterstofzuuretsmiddel. Spoel en droog
10. Breng Silane aan met een Mini Brush-tip. Let het 60 seconden
verdampen. Als het na 60 seconden niet volledig droog is, droog het
dan met olievrije lucht.
11. Breng de hechthars aan volgens de gebruiksaanwijzing van het
product. Belangrijke opmerking: Uit tests blijkt dat de hoogste hecht-
waarden worden bereikt als het gegtste porselein word: gesilaniseerd
met Ultradent Silane gevolgd door Peak Universal Bond bondingmid-
del en wel op de volgende manier: Breng Silane aan op het porselein
met een Mini Brush-tip. Borstel het Silane met kleine penseelstreken
voorzichti gedurende 60 seconden in het porselein. Droog het met
lucht en breng vervolgens Peak Universal Bond aan.
Voorzorgsmaatregelen
1. Voorzichtig: chemische stof kan na een paar uur in de tip uitharden.
Om verstopping te voorkomen, verwijdert u na elk gebruik de tip en
brengt u de Luer Lock-dop weer aan. Controleer altijd de stroming van
het materiaal voordat u het intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt,
vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Dit geldt NIET voor spuiten
met twee patronen en mengtips.
2. Tandarts, assistent en patiént moeten een veiligheidsbril dragen.
3. Draai de Luer Lock-doppen weer op de spuiten als u deze niet
gebruikt. De tips kunnen worden weggegooid.
4. Wij raden het gebruik van Ultradent™ Syringe Covers (spuitdoppen)
aan voor een beschermende afsluiting om kruisbesmetting te
voorkomen.
5. De patiént en tandarts moeten een veiligheidsbril met zischermen
dragen tijdens het mengen en aanbrengen van dit product
Algemene voorzorgsmaatregelen:
1. Alleen voor professioneel gebruik.
2. Lees de d

e en het
(SDS) aan de

door. Uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken.

3. Stel producten niet bloot aan hitte/zonlicht.

4. Voorkom dat de huid in aanraking komt met harsen.

5. Breng sterke chemische stoffen alleen aan op de behandelplaats.
6. Controleer of de patiént niet allergisch is voor de behandeling-
smaterialen.

7. Test hoe het materiaal uit de spuit en tip stroomt voordat u het
intraoraal toepast.

8. Druk de plunjer van de spuit nooit met kracht in.

goed
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Posliinin Etsausaine ja Silaani

Kuvaus:
Ultradent™ Porcelain Etch -posliinin etsausaine on puskuroitu
fluorivetyhappogeeli, jota kaytetdan posliinin varovaiseen

ja -ulkoiseen etsaukseen. Ultradent™ Silane -silaani on

anvendelse pa porcelaen efter tsning med Porcelain Etch.
Indikationer:

Porcelain Etch skal anvendes til @tsning af fraktureret dentalt
porcelzen og til atsning af porcelansfacader, kroner eller inlays pa
klinikken. Det kan ogsa anvendes til tsning af porcelaenskroner
inden bonding af ortodontiske brackets.

NB!: Flussyre danner dampe, der irritaterer luftvejene, og som ved
kronisk anvendelse kan beskadige dem. Ultradent Porcelain Etch
er buffereret, geleret og dispenseres pa en made, der minimerer
disse problemer. Falg vejledningerne ngje for at sikre, at alle
skadelige materialer fiernes. Silane er beregnet til bonding efter
tsning ved praeparation til cementering med resinmaterialer. Hvis
sikkerhedsforanstaltningerne overholdes, kan porcelen ztses pa
sikker made intraoralt til bonding pa felgende made:
Fremgangsmade:

1. Opfrisk porcel@nsoverfladen, der skal repareres, med et
diamantbor i hgj hastighed. Hvis den tidligere har veeret repareret,
fiernes alt det gamle kompositmateriale for at opnd en frisk
porceleensoverflade.

2.Tag luerlockhzetterne af sprajterne. Sprejterne skal holdes i den
hule hand for at opna optimal kontrol.

att applicera en droppe eller ett lager EtchArrest”
neutraliserande medium med Black Micro™ -spetsen (Bild 1). En
alternativ isolering ar en kofferdam (DermaDam”) och kofferdam-
forsegling (OraSeal”).
4. Vrid en Inspiral™ Brush-spets stadigt pa sprutan. Inspiral Brush-
spetsen sakrar ett kontrollerat flode frén spetsen.
5. Tryck fore applicering ut en liten mangd ets fran spetsen pa
en blandardyna for att skra jamnheten och for att bli van vid
flodeshastigheten. FORTSATT INTE om det finns ett for stort flodes-
motstand. Fast en ny spets och prova pa nytt fore anvindning pa
patient. Kassera genast en spets som avidgsnats (i enlighet med
officiella bestammelser) for att undvika kontakt.
6. Tryck ut en jamn hinna av Porcelain Etch pd det férberedda
porslinet (Bild 2) genom att anvanda Inspiral Brush-spetsen. Etsa
porslinet i 90 sekunder (notera bilderna 3 och 4 som visar fore och
efter skanning med elektronmikroskop, SEM).
7. En assistent ska halla vakuumspetsen i narheten av ytan medan
tandlakaren dispenserar Porcelain Etch. Detta garanterar att alla
irriterande angor avidgsnas medan syran reagerar med porslinet
(90 sekunder). Fér att neutralisera Porcelain Etch, blanda EtchArrest
med ets tills etsets gula farg inte langre kan urskiljas.
8. Avldgsna neutraliserad syra genom att placera vakuumspetsen
ndrmast intill ytan och skolj sedan med en vattenstréle. Skolj
noggrant och torka. Porslinet ska ha ett glaserat utseende. Om inte,
upprepa etsningen.
9. Applicera Ultra-Etch™ i 5 sekunder for att avlagsna porslinssalter
och skrap som bildats genom etsning med fluorvéte ets. Sklj
och torka,
10. Applicera silan med en Mini Brush-spets. Lat det avdunsta i 60
sekunder. Lufttorka med oljefri luft om det inte ar fullsténdigt torrt
efter 60 sekunder.
11. Placera bondingharts enligt produktanvisningarna. Viktigt att
observera: Forsok visar de hogsta bondingvardena da etsat porslin
har tillforts silan med Ultradent Silane foljt av Peak Universal Bond-
bondingmedel pa féljande satt: Applicera silan pa porslin med en
Mini Brush-spets Borsta forsiktigt silan in i porslinet i 60 sekunder
genom att anvanda sma strykande rorelser. Lufttorka och fortsatt
med att applicera Peak Universal Bond.
Forsiktighetsatgarder:
1. Forsiktighetsdtgard: Det kemiska amnet kan hérdas i spetsen efter
nagra timmar. Aviagsna spetsen och lagg ater lock pd med Luer
Lock-lock mellan anvandningarna for att undvika att den tapps till
Kontrollera alltid materialflodet fore intraoral applicering. Om det
finns motstand ska spetsen bytas ut och flodet kontrolleras pa nytt.
Detta galler INTE sprutor med tvé cylindrar och blandningsspetsar.
2. Kirurgen, assistenten och patienten maste anvanda skydds-
glasogon.
3. Satt tillbaka Luer-Lock-locken pa sprutorna da de inte ar i anvind-
ning. Spetsarna ar avsedda for engangsbruk,
4. Vi rekommenderar Ultradent™spruthdljen som en skyddande
barridr for att forhindra korskontamination.
5. Lakare och patient maste anvinda skyddsglasdgon med sido-
skydd da denna produkt hanteras eller appliceras.
Alménna forsiktighetsatgarder:
1. Endast for anvandning av tandlakare.
2. Ga pa nytt igenom instruktionerna, forsiktighetsétgarderna

och hetsbladet fore Anvand endast

enhgl foreskrift.

3. Utsatt inte produkterna for varme/solljus.

4.Undvik att harts kommer i kontakt med huden.

5. Isolera starka kemikalier till behandlingsomradet.

6. Kontrollera att patienten inte har nagra kanda allergier mot
behandlingsmaterialen.

7. Kontrollera materialflodet fran spruta och spets fore intraoral
anvandning.

8. Forcera aldrig sprutkolvarna.

3. Isoler/beskyt de vaev og ger ved at lgge en
perle eller et lag EtchArrest™ syrebarriere/ neutraliserende produkt
med Black Micro™ spids (fig. 1). Alternativt kan der isoleres med
kofferdam (DermaDam™) og taetningsmateriale (OraSeal”).

4. Skru en Inspiral” penselspids fast pa sprajten. Inspiral pensel-
spidsen giver mulighed for kontrolleret flow fra spidsen.

5. Inden applicering skal en lille smule syregel trykkes fra spidsen
ud pd en blandeblok for at sikre, at materialet flyder jeevnt, og for
at brugeren kan vanne sig til flowhastigheden. Hvis der mades
modstand ved udtrykningen, MA DER IKKE fortszttes. Szt en

ny spids pa og test igen, inden den tages i brug pa patienten.
Bortskaf straks den fjernede spids (iht. gzeldende lovgivning) for at
undga bergring af den.

6. Tryk et jaevnt lag Porcelain Etch ud pd det praeparerede porcelen
(fig. 2) med Inspiral penselspids. £ts porcelaenet i 90 sekunder
(bemaerk fig. 3 og 4, der viser fgr og efter med scanning-elek-
tronmikroskopi).

7. Klinikassistenten skal holde spidsen af suget ved siden af
overfladen af tanden, mens tandlaegen applicerer Porcelain Etch
Dette sikrer fjernelse af eventuelle irriterende dampe, mens syren
reagerer med porcelanet (90 sekunder). Bland noget EtchArrest
ind i Porcelain Etch for at neutraliserere den, indtil gelens ravgule
farve ikke lengere kan ses.

8. Fjern den neutralisererede syre ved at placere vakuumspidsen

yksikomponenttinen liuos, jota levitetaan posliinin pinnalle posliinin

etsausaineella suoritetun etsauksen jalkeen.

Kayttoaiheet:

Posliinin etsausainetta kaytetaan murtuneen hammasposliinin

etsaukseen ja posliinilaminaattien, kruunujen tai inlay-

upotteiden etsaukseen vastaanotolla. Sitd voidaan kayttaa myos
tsauk ennen or brakettien

kiinnitysta

Tarkea huomautus: Fluorivetyhaposta vapautuu hoyrya, joka drsyttda
hengitysteita. Jatkuva drsytys voi vaurioittaa niitd. Ultradentin
posliinin etsausaine on puskuroitu geeli, jota pitaa levittaa siten, ettd
ndita ongelmia ei iimene. Ohjeita on noudatettava kaiken haitallisen
materiaalin poistamisen varmistamiseksi. Silaania kaytetaan
esivalmisteluna etsauksen jalkeen ennen sidostusresiinin levitysta
Jos noudatetaan asianmukaisia varotoimia, posliinia voi etsata
turvallisesti suunsisaisesti sidostusta varten seuraavasti

Toimenpide:

1. Puhdista korjattavan posliinin pinta suurikierroksisella timantti-
poralla. Jos posliinia on korjattu aikaisemmin, poista kaikki vanha
komposiitti posliinin pinnan puhdistamiseksi

2. Irrota luer-lock-korkit ruiskuista. Pidd ruiskua kammenessa par-
haan otteen saamiseksi.

3. Eristd/suojaa viereiset kudokset ja restauraatiot levittamdlld nauha
tai kerros EtchArrest™- happoaidaketta/neutralointiainetta Black
Micro™ -kérjella (Kuva 1). Eristys voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa
kumisella kofferdamilla ja (DermaDam”) kumisen kofferdamin
tiivistysaineella (OraSeal”).

4. Kierra Inspiral™sivellinkarki tiiviisti kiinni ruiskuun. Inspiral-
sivellinkarjen ansiosta aine virtaa hallitusti karjesta

5. Pursota ennen levitysta pieni maara etsausainetta ruiskun
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Porcelain Etch & Silane

Descrizione:

Ultradent™ Porcelain Etch & un gel di acido fluoridrico tamponato per

la mordenzatura intraorale o extraorale della ceramica, che va usato in

modo assennato. Ultradent” Silane & una soluzione monocomponente

da applicare sulla ceramica dopo aver esequito la mordenzatura con

Porcelain Etch.

Indicazioni

Porcelain Etch ¢ indicato per la mordenzatura di ceramica dentale

fratturata o di faccette, corone, inlay o onlay in ceramica nello studio

odontoiatrico. Pud essere usato anche per mordenzare le corone in

ceramica prima di applicare bracket ortodontici.

Nota importante: acido idrofluoridrico sprigiona un vapore che irrita le

vie respiratorie e, se inalato cronicamente, pud danneggiarle. Ultradent

Porcelain Etch viene tamponato, gelificato ed erogato in modo da ridur-

re al minimo questi inconvenienti. Sequire le istruzioni per garantire la

rimozione di qualsiasi materiale dannoso. Silane invece favorisce il con-

dizionamento delle superfici dopo la mordenzatura prima di applicare

la resina adesiva. Se si rispettano le opportune precauzioni, & possibile

mordenzare la ceramica in modo sicuro intraoralmente, ed eseguire la

procedura di adesione come segue

Procedura:

1. Pulire la superficie della ceramica da riparare con una fresa dia-

mantata ad alta velocita. Se € presente una riparazione precedente,

Timuovere il composito vecchio fino a pulire completamente la superficie

della ceramica.

2. Rimuovere i cappucci Luer Lock dalle siringhe. Per ottimizzare il

controllo della siringa tenerla nel palmo della mano.

3. Isolare/proteggere i tessuti e i restauri adiacenti applicando una

goccia o uno strato della soluzione EtchArrest”, barriera/neutralizzatore

di acidi, con il puntale Black Micro™ (Fig.1). In alternativa isolare I'area

con una diga di gomma (DermaDam™) e un sigillante per diga di

gomma (OraSeal”).

4. Awitare saldamente un puntale Inspiral” Brush sulla siringa. I punta-

le Inspiral Brush permette unrogazione controllata el materiale.

5. Prima dellapplicazione, erogare una piccola quantita di mordenzante

dal puntale su un blocchetto di miscelazione per controllarne 'uniformi-

ta e per prendere dimestichezza con la velocita del flusso. Se si riscontra

eccessiva resistenza al flusso, NON continuare. Inserire un nuovo

puntale e riprovare prima di usare il materiale sul paziente. Smaltire

immediatamente il puntale rimosso (in conformita alle normative locali)

per evitare il contatto.

6. Distribuire uno strato uniforme di Porcelain Etch sulla ceramica prepa-

rata (Fig. 2) attraverso il puntale Inspiral Brush. Mordenzare la ceramica

per 90 secondi (vedere le Fig. 3 e 4 che mostrano la superficie prima e

dopo la mordenzatura al microscopio elettronico a scansione SEM)

7. Mentre il dentista eroga Porcelain Etch, lassistente deve tenere la

punta dellaspiratore vicino alla superficie. In questo modo si garantisce

la rimozione dei vapori irritanti mentre Iacido reagisce con la ceramica

(90 secondi). Per neutralizzare Porcelain Etch, miscelare EtchArrest

nel mordenzante fino a che il colore ambra di questuultimo non sia

pit identificabile.

8. Rimuovere lacido la punta dell

vicino alla superficie, quindi risciacquare abbondantemente con lo

spray ad acqua ed asciugare. La ceramica dovrebbe avere un aspetto

smerigliato. In caso contrario ripetere la mordenzatura

9. Applicare Ultra-Etch™ per 5 secondi per rimuovere i detriti e i sali di

porcellana disciolti dal mordenzante a base di acido idrofluoridrico.

Sciacquare e asciugare.

10. Applicare Silane con il puntale Mini Brush e lasciar evaporare per

60 secondi. Se dopo 60 secondi la superficie non fosse completamente

asciutta, asciugare con aria priva di olio.

11. Posizionare la resina adesiva secondo le istruzioni del prodotto. Nota

importante: test hanno dimostrato che si raggiungono valori di adesio-

ne pill elevati se la ceramica mordenzata viene silanizzata con Ultradent

Silane e, successivamente, si applica l'adesivo Peak Universal Bond come

indicato di sequito: applicare Silane sulla ceramica con il puntale Mini

Brush. Spazzolare delicatamente Silane nella ceramica per 60 secondi

con dei leggeri colpetti. Asciugare con aria e procedere allapplicazione

di Peak Universal Bond.

Precauzioni:

1. Precauzioni: il materiale nei puntali potrebbe indurirsi dopo qualche

ora. Per evitare fostruzione, rimuovere il puntale e richiudere con il

cappuccio Luer Lock dopo ogni utilizzo. Verificare sempre il flusso del

materiale prima di applicarlo ntraoralmente. Se si dovesse sentire

resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Quanto riportato sopra NON

riguarda le siringhe doppie i puntali di miscelazione.

2. Operatore, assistente e paziente devono indossare occhiali protettivi

3. Richiudere le siringhe, quando non si usano, con i cappucci Luer Lock
1 puntali sono monouso.

4.Si consiglia l'uso delle guaine protettive per siringhe Ultradent™

Syringe Covers per prevenire la contaminazione crociata

5. Si consiglia allodontoiatra e al paziente di portare occhiali con

protezioni laterali durante la manipolazione o Iapplicazione di questo

prodotto.

Precauzioni generali:

1. Esclusivamente ad uso professionale.

2. Prima di iniziare il trattamento leggere le istruzion, le precauzioni e la

scheda di sicurezza del materiale. Utilizzare solamente

secondo le indicazioni.

3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore/luce del sole.

4. Evitare un contatto cutaneo alle resine.

5. Limitare I'uso di prodotti chimici forti all‘area del trattamento.

6. Verificare che il paziente non sia allergico ai materiali usati per i

trattamento

7. Prima dell'uso intraorale, verificare il flusso dei materiali dalla siringa

e dal puntale.

8. Non forzare mai gli stantuffi della siringa.
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Porcelain Etch & Silane

Beskrivelse:

Ultradent™ Porcelain Etch er en bufret, fortyknet, flussyre for
forstandig bruk til intraoral eller ekstraoral etsing av porselen.
Ultradent™ Silan er en monokomponent-lgsning for anvendelse
pé porselen etter etsing med Porcelain Etch.

Indikasjoner for bruk:

Porce\am Etch skal anvendes ved etsmg sprekker i demalporselen

ES

Porcelain Etch y Silane

Descripcion

Ultradent™ Porcelain Etch es acido fluorhidrico amortiguado en

gel para ser utilizado cuidadosamente para el grabado intraoral

o extraoral de porcelana. Silane de Ultradent™ es una solucién
monocomponente para ser aplicada a la porcelana luego de su
grabado con Porcelain Etch.

Indicaciones:

Porcelain Etch es para grabar porcelana dental fracturada y para
grabar carillas, coronas o inlays en la clinica. Usar también para
grabar coronas de porcelana antes de la adhesion de brackets

de ortodoncia.

Nota importante: El acido fluorhidrico libera un vapor que irrita

las vias respiratorias y puede dafiarlas si esto ocurre en base
crénica. El Porcelain Etch de Ultradent es un gel amortiguado y

se dispensa en una forma que minimiza estos pvuhlemas Deben
sequirse las instrucciones para asegurar la remocion de cualquier
porcion dafina de material. I Silane es para la adhesion posterior
al grabado, pues prepara la superficie para la resina adhesiva. Si se
siguen las precauciones adecuadas, la porcelana puede grabarse
intraoralmente en forma segura para efectuar la adhesion. Proceder
de la siguiente forma:

Procedimiento:

1. Refresque la superficie de la porcelana a ser reparada con

una piedra de diamante de alta velocidad. Si hay una reparacion
anterior, remueva el composite viejo hasta obtener una superficie
de porcelana fresca.

2. Retire las tapas Luer Lock de las jeringas. Para control 6ptimo,
sostenga las jeringas en la palma de la mano.

3. Aisle/proteja los tejidos adyacentes y las restauraciones aplicando
una capa de la barrera y neutralizador de acidos EtchArrest™ con la
punta Black Micro™ (Fig. 1). Una aislacion alternativa es goma dique
(DermaDam”) con sellador de goma dique (OraSeal”).

4. Enrosque firmemente una punta Inspiral” Brush en la jeringa. La
punta Inspiral Brush asegura un flujo controlado desde la misma.

5. Antes de aplicar, utilice la punta para dispensar una pequefia
muestra de grabador sobre una hoja encerada para asegurar homo-
geneidad y familiarizarse con el flujo del producto. Si siente excesiva
resistencia, NO proceda. Coloque una punta nueva y controle otra vez
antes de usar en un paciente. Descarte inmediatamente la punta reti-
rada (seglin regulaciones gubernamentales) para evitar el contacto.
6. Dispense una capa homogénea de Porcelain Etch sobre la por-
celana preparada (Fig. 2) usando la punta Inspiral Brush. Grabe la
porcelana durante 90 segundos (note las Figs. 3y 4 mostrando las
fotos SEM de antes y después).

7. Quien asista debera sostener la punta de evacuacién adyacente a
la superficie mientras el dentista dispensa Porcelain Etch. Esto ase-
gura la remocion de cualquier vapor irritante mientras el écido reac-
ciona sobre la porcelana (90 segundos). Para neutralizar Porcelain
Etch, mezcle EtchArrest con el grabador hasta que el color dmbar del
mismo ya no sea identificable.

8. Remueva el &cido neutralizado colocando la punta de evacuacién
cerca de la superficie y enjuague con un spray de agua. Enjuague a
fondo y seque. La porcelana deberfa tener una apariencia blancuzca,
como congelada. De no ser asi, repita el grabado.

9. Aplique Ultra-Etch™ por 5 sequndos para remover las sales de
porcelana y los residuos formados por el grabador fluorhidrico.
Enjuage y seque.

10. Aplique Silane con una punta Black Mini Brush. Permita que

se evapore durante 60 segundos. Si pasados 60 sequndos no esta
completamente seco, seque con aire libre de aceite.

11. Coloque la resina adhesiva segin las instrucciones del producto.
Nota importante: los estudios muestran las mayores fuerzas de
adhesion cuando la porcelana grabada se silaniza con Silane de
Ultradent sequida del agente adhesivo Peak Universal Bond de la
siguiente forma: aplique Silane a la porcelana con la punta Black
Mini Brush. Frote suavemente el Silane sobre la porcelana por 60
segundos utilizando pinceladas pequefias. Seque con aire y proceda
ala aplicacion de Peak Universal Bond.

Precauciones:

1. Precaucion: El producto quimico puede fraguar en la punta
después de unas horas. Para evitar atascos, retire la punta y vuelva
atapar con la tapa Luer Lock entre usos. Verifique siempre el flujo
de material antes de aplicar intraoralmente. Si nota resistencia,
reemplace la punta y vuelva a controlar. Esto NO se aplica en el caso
de jeringas dobles y de puntas mezcladoras.

2. El operador, su asistente y el paciente deben utilizar gafas de
proteccion.

3. Reemplace las tapas Luer Lock en las jeringas cuando no las
utilice. Las puntas son descartables.

4. Recomendamos las fundas para jeringas Ultradent™ Syringe Covers
como barrera protectora para evitar la contaminacion cruzada.

5. El dlinico y el paciente deben usar gafas con protectores laterales
cuando se manipule o se aplique este producto.

Precauciones Generales:

1.S6lo para uso profesional.

2. Revise las instrucciones, precauciones y Hoja de Sequridad Médica
(SDS) antes de comenzar el tratamiento. Utilice sélo como se indica
3. Mantenga los productos lejos del calor/luz solar.

4. Evite la exposicion de a piel a las resinas.

5. Limite el uso de los productos quimicos fuertes a la zona de
tratamiento.

6. Confirme que el paciente no tenga alergias conocidas a los mate-
riales del tratamiento.

7. Controle el flujo de los materiales desde la jeringa con su punta
colocada antes de utilizarlos intraoralmente.

8. Jamas fuerce los émbolos.

ASponotnttKo & Zthdvio

Mopaoghavng
Nepypagry
To Aépcnoxgnm Mopoghdung g Ultradent”™ eivat svug)uﬂuwpzvo
TKLLPATIOEG UGPOPBOPLKO OFU Lo OUVETI Xprian EVOOOTOPATLKIG KAl
G TOPOEAVS, To Thavio T Ultradent™
elvat éva SLAupa evog ouaTatikol yia &apuoyn 0TV TOPOEAGVN pETd
TNy agportoinan pe ASporouniLks Mopoerdvi

Vel
To Aﬁponomnw ﬂopcs)\uvn( TpéELva xpnctponomeu yatmy

0g etsing av
innvendige fyllinger pa kontoret. Ogsa til bruk for etsmg av
porselenskroner fgr tannreguleringsband bondes.

Viktig & merke seg: Hydrogen flussyre avgir en damp som
irriterer luftveiene, og den kan gjare kroniske skader. Ultradent
Porcelain Etch er bufret, fortyknet, og dispensert pa en mdte som
minimerer disse problemene. Instruksjoner ma etterfglges for

a forsikre at alt helseskadelig materiale blir fiernet. Silan brukes
til bonding etter etsing i forberedelse til bondingresin. Dersom
passende forholdsregler er etterfulgt kan porselenet trygt etses
intraoralt for bonding som falgende:

Prosedyre:

1. Forbered porselensoverflaten som skal repareres med et
hayfarts-diamantbor. Fjern all tidligere kompositt for & fa en fersk
porselensoverflate dersom tidligere rt har blitt gjort.

yamy
adporoinan Kun)\upuémv utzwavmv n Evez(wv oT0 oéovnmpao
MTOPE(TE VAl T0 YPNOONOUTETE EMLaNG ya Ty agportoinan otepaviv
TpOToU eKTENETETE T ouyKGMion o€ opBoSoviikd abepdkia.
anu\mm anpetwon: To usPo@PBopLKG 0FL ekAGeL atyd Trou epeBileL
U¢ kat otav {Tat o€ ypovia

c 1 EVBEETaL va Touc kataatpéet. To ASpomountuxd Mopoekdung T
Ultradent elvat puBjLopévo, TNKIWPATWEES KaL TapéyEaL pe tporo mou
ehaytotonotel autd ta mpopApata. Mpénet va tpndody ot odnyieq
yla va ekaopaNiogte ot apatpetta kiBe Bapepes Lo, To okavio.
urtdpyeLyla petd uy Katd
yua ouykoMnan pntivng. Eqv tpnBoly ot kataMnAeg popuAdeLs,
1) Topaehavn Suvatat va adporotnBet aoparig evsooTopatika yia
0LyKOMN N WG akoho0BuG:
Aadikaota:
1. PPECKAPETE TV EMQAVELT TIOPGENAVIG TTOU TIDOKELTaLL Ve
e eva yAOpavo Stapaviiol uhndg tayGtntag. Edv

2. Fjern Luer Lock hettene fra sprnyten‘e. Hold spraytene i
handflaten for optimal kontrol.
3. Isoler tilstgtende vev og restaurasjoner gjennom 4 plassere

UTIGPYEL TIPOYOUpEVI) ETOKEUR, apaipéate 6Ao To takald aOvBETo yia
QPEOKLA EMUPAVELD OTNY TIOPOEAGVI.

2. mpmpzctz T rtupuru aopahelag luer and g ouplyysg Ia Békuoto
{)\zyxo KPATAOTE TLC O0PYYE omv Takdyin ToU Xeplou ag,

en drape eller et lag med EtchArrest” syrebarrier

medium med en Black Micro™ tupp (Figur 1). En alternativ
isolasjonsmetode er en kofferdam duk (DermaDam”™) og
kofferdamforsegler (OraSeal”).

4. Skru en Inspiral” Brush Tip forsvarlig fast pa sprayten. Inspiral
Brush tupp sikrer kontrollert flyt fra tuppen.

5. For plassering, press ut en liten menge etsevaeske fra

tuppen pa en blandeflate for & forsikre jevnhet og for a bli

karjestd pursotuksen ja
Jos on liian suuri,
ALA JATKA, Kunmta uusi karki ja tarkista uudestaan ennen levitysta

kjent med fl IKKE GA VIDERE dersom det er
overfladig motstand mot flyten. Sett pa en ny tupp og test
igjen for anvendelse pd pasienten. Forkast den fiernede

potilaan hampaisiin. Havita poistettu karki
mukaisesti) kosketuksen valttamiseksi
6. Pursota tasainen kerros posliinin etsausainetta valmistellun poslii-
nin palle (Kuva 2) Inspiral-sivellinkarjella. Etsaa posliinia 90 sekuntia
(Huomaa: Kuvissa 3 ja 4 on esitetty elektronimikroskooppiset kuvat
ennen ja jalkeen etsauksen).
7. Avustajan pitaa pitda imukdrkea lahelld pintaa samalla kun ham-
masladkari levittaa posliinin etsausainetta. Tama varmistaa kaikkien
arsyttavien hdyryjen poistumisen hapon vaikuttaessa poshmun (90 s).
Posliinin etsausaine siten, etta Etchy -

kunnes

vari on havinnyt.
8. Poista neutraloitu happo viemalla imukarki pinnan viereen ja
Hu

ved siden af overfladen og derefter skylle med
ten. Skyl grundigt efter og ter. Porcelaenet ber have et matteret
udseende. Gentag aetsningen, hvis den ikke har det.

tele p ja kuivaa.
Valmistellun posliinin pinta on himmea. Toista etsaus jos nain ei ole.
9. Levita Ultra-Etch” ja anna vaikuttaa 5 sekunnin ajan hydrofluo-

9. Applicer Ultra-Etch™ i 5 sekunder for at fierne porcelaenssalte og
debris dannet under flussyreetsningen. Skyl og ter.

10. Applicer silan med en Mini Brush-spids. Lad det fordampe i
60 sekunder. Hvis det ikke er helt tort efter 60 sekunder, skal det
lufttgrres med olie-fri luft.

1. Applicer bondingresinen ifglge produktets vejledninger. NB!
Testing har vist hjere bondingveerdier, ndr det tsede porcelaen
er silaneret med Ultradent Silane efterfulgt af Peak Universal Bond
adhasivmiddel pa falgende méade: Applicer silan pa porcelaenet
med en Mini Brush-spids. Silanen bgrstes forsigtigt ind i porce-
lzenet i 60 sekunder med smé penselstrag. Tar efter med luft og
fortsaet med applicering af Peak Universal Bond

Forholdsregler:

1. Forholdsregler: Materialet kan afbinde i spidsen efter et par
timer. For at undga tilstopning skal spidsen tages af, og en
luerlock-hzette settes pa mellem hver anvendelse. Kontroller altid
materialets flow inden intraoral anvendelse. Hvis der mgdes mod-
stand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen. Dette gaelder
IKKE for dobbeltsprgjter og blandespidser.

2. Tandlaege, klinikassistent og patient skal bruge beskyttel-
sesbriller.

3. Szt luerlockheetterne pa, nar sprajterne ikke er i anvendelse.
Spidserne er til engangsbrug.

4. Det anbefales at bruge Ultradent™ hygiejneposer til sprajterne
som en beskyttende barriere for at forhindre krydskontaminering
5. Tandlege og patient skal bruge beskyttelsesbriller med side-
skjold ved anvendelse af dette produkt.

Almene sikkerhedsforanstaltninger:

1. Ma kun anvendes af tandlagepersonale.

2. Las ne, for ne og sikker

inden behandlingen pabegyndes. Ma kun anvendes som angivet.
3. Produkterne skal holdes vaek fra varme/sollys.

4. Undga kontakt mellem resin og huden

5. Isoler staerke kemikalier til behandlingsomradet.

6. Bekrzeft, at patienten ingen kendte allergier har overfor behand-
lingsmaterialerne.

7. Afprev materialeudstramingen fra sprajte og spids inden
intraoral brug.

8. Sprajtestemplet mé aldrig forceres.

ja Jatteen poista-
miseksi. Huuhtele ja kuivaa.

10. Levitd silaania Mini Brush -sivellinkarjella. Anna haihtua 60
sekunnin ajan. Jos kohta ei ole téysin kuiva 60 sekunnin kuluttua,
iimakuivaa oljyttomalla ilmasuihkulla.

tuppen t (i henhold il offentlig regelverk) for &
unnga kontakt.

6. Trykk ut et jevnt lag med Porcelain Etch pa forberedt porselen
Figur 2) med Inspiral Brush tupp. Ets porselenet i 90 sekunder
merk figurene 3 og 4 som viser SEMer far og etter).

7. Assistenten bgr holde vakuumtuppen naerme overflaten
mens tannlegen dispenserer Porcelain Etch. Dette sgrger for

at all irriterende damp fra syrens reaksjon med porselenet (90
sekunder) blir flernet. Bland EtchArrest inn i Porcelain Etch for

a ngytralisere syren frem til den ravgule fargen ikke lenger er
identifiserbar.

8. Fjern den ngytraliserte syren gjennom & plassere
vakuumtuppen ved siden av overflaten og sa skylle med
vannsprut. Skyll grundig og terk. Porselenet vil ha et matt
utseende. Gjenta etsingen dersom det ikke er tilfellet.

9. Pfar Ultra-Etch™ i 5 sekunder for & fierne salter og avfall
dannet av hydrofluoretsningen. Skyll og tark.

10. Pafer Silan med en Mini Brush tupp. La det fordampe i 60
sekunder. Tark med oljefri luft dersom det ikke er fullstendig tart
etter 60 sekunder.

1. Levita mukaisesti. Tarked
Testit ovat osoittaneet, ettd sidostus on kaikkein lujinta, jos etsattu
posliini silanoidaan Ultradentin Silanella, jonka jalkeen kohta
sidostetaan Peak Universal Bond -sidostusaineella seuraavasti: Levita
silaania posliiniin Mini Brush -sivellinkarjelld. Harjaa silaani posliiniin
60 sekunnin ajan pienilld siveltimen vedoilla. Kuivaa ilmasuihkulla ja
jatka levittamalla Peak Universal Bond -sidostusainetta.

Varotoimia

1. Huomaa: Kemikaalit voivat kovettua karkeen muutaman tunnin
kuluttua. Tukkeutumisen valttamiseksi poista kirkija pane luer-
lock-korkki takaisin kayttokertojen valilla. Varmista aina materiaalin
juoksevuus ennen kuin levitat sita suunsisaisesti. Jos virtausvastusta
iimenee, vaihda karki ja tarkista virtaus uudelleen. Tama I koske
kaksisylinterisia ruiskuja ja sekoituskarkia.

2. Hammaslaakarin, avustajan ja potilaan pitaa kayttaa silmien-
suojaimia

3. Aseta luer-lock-korkit paikoilleen kun ruiskuja ei kayteta. Karjet
ovat kayton jalkeen havitettavia

4. Suosittelemme, etta kaytetaan Ultradent™ Syringe Covers -ruiskun-
suojuksia ristikontaminaation valttamiseksi

Vleisid varotoimia:

5. Hammaslaakarin ja potilaan pitaa kayttda sivusuojilla varustetuttuja
silmiensuojaimia taman tuotteen kasittelyn ja levityksen aikana.

1. Vain ammattikayttoon.

2. Lue ohjeet ja varotoimia koskevat kohdat seké kayttoturvallisuustie-
dote ennen hoidon aloittamista. Kayt vain ohjeissa mainitulla tavalla.
3. Suojaa tuote kuumudelta ja auringonvalolta.

4. Valta ihon altistamista resiineille.

5. Kasiteltavan alueen ulkopuoliset alueet pitda suojata vakevilta
kemikaaleilta eristamalla.

6. Varmista, ettei potilas ole allerginen hoidossa kaytettaville
materiaaleille.

7. Varmista, etta materiaalit virtaavat vapaasti ruiskun karjesta ennen
suunsisdistd kayttoa.

8. Ala koskaan pakota ruiskujen mantia.

1. Plasser bondingresinet i henhold til pi uksjonene.
Viktig & merke seg: Testing viser hayest bondingverdier nar etset
porselen er silanisert med Ultradent Silan etterfulgt av Peak
Universal Bond bondingmiddel pé falgende mate: Pafgr Silan
med en Mini Brush tupp. Pensle Silan forsiktig med sma strok
pé porselenet i 60 sekunder. Tork med luft og fortsett med med
bruk av Peak Universal Bond.

Forholdsregler:

1. Forholdsregler: Kjemikalier vil herdes i spissen etter noen
timer. For & unnga tilstopping, fiern spissen og lukk ved bruk

av luerlashetten mellom hver bruk. Materialflyt ma alltid
bekreftes fer intraoral bruk. I tilfelle motstand, skift ut spissen
og sjekk igjen. Dette gjelder IKKE for dobbeltstempelsprayter
0g blandespisser.

2. Operatgren, assistenten, og pasienten ma bruke beskyt-
telsesbriller.

3. Sett Luer Lock hetter tilbake pa plass pa sprayter som ikke er i
bruk. Tuppene er for engangsbruk.

4. Vi anbefaler pa det sterkeste bruk av Ultradent™ Syringe Covers
som en beskyttende barriere for & forhindre krysskontaminasjon.
5. Kliniker og pasient ma bruke beskyttelsesbriller med sideveg-
ger nar dette produktet handteres eller pafares.

Generelle forholdsregler:

1. Skal kun anvendes av helsepersonale.

2. Gjennomgg instruksjoner, forholdsregler, og sikkerhetsdatab-
lad fgr behandlingen pabegynnes. Ma kun anvendes i henhold
til instruksjonene.

3. Ikke utsett produktene for direkte sol og varme

4.Unnga at hud utsettes for resiner.

5. Isoler sterke kjemikalier til behandlingsomradet.

6. Bekreft at pasienten ikke har kjente allergier til behandling-
smaterialene.

7. Test materialflyt fra sprayte og tupp for intraoral anvendelse.
8. Sproytestempelet ma aldri tvinges.

L0100 Kat 1
unommmuuzl( zwupuolowug um 0TpWON Ao péoo (ppaypov oEéo/
oubeteponout EtchArrest” pe to dxkpo Black Micro™ (Eik. 1). M
evahaktwi anopévwon eivat éva rhaotkd ypuwu (DermaDam”) kat
0pPAyLOTLKO TAAOTIKOU (ppAypiattog (OraSeal”).
4. Hzpmpewts aoQahwg va axpo Booptoag Inspiral” ot aupnwu To
xpo Botptoas Inspiral z{uutg\u}u(a v z?\zgxopzvr\ ;vn ano 10 Gxpo,
5. Mpotou 1o egapy6aete, BAkTe éva pitkpod delya adporotukoy ang
10 aKpo O Makéta avapigng ya va sg::awu)\wsts TNV ojioLjioppn pory
Katyia va eEOKEWBE(TE e To puBpod poric. EQv undpyet umepBohukn
avtiotaon oty porl, MHN ouveyilete. ZuvBsuts £va veo GKpo KaL
10 TipoTol 10 o€ aoBevr. Metdéee
QIEOWG TO GKPO IOV APALEOAE (TUPPWVE e TOUG KUBEPVTIKOUG
KQUOVLOROUG) YLa v AMoQUYETe TV enagn
6. ATAWOTE L0 0L0L8LIOP@N TTPWON A0 ASpOTIOLNTIKG Hopcz)\uvn;
oy nopoehavn (Elk. 2) 0
Boupraag Inspiral. Abporourote v nopur}xavq ent 90 Bsutspu)\snm
(6mz G Ekoveg 3 kat 4 Ttou ametkovi{ouv Ty 0n Tpw Kat Petd m
0GPWO e NAEKTPOVIKO HLKPOTKGTLO),
7.0/ BonBog mpérteLva kpatouy to dkpo avap 0010; Tapakeipevo
TV EMUPAVELD EVE) 0 08OVTATPO MApENEL TO A gonommo
Mopoehavng. Auté efaopaliCel v agalpeon ke epeblotikol
utucu £ 10 080 uvnépu oty nopos)\uvn (90 Sevtepdhertta). Ma
Mopoehavng,
EtchArrest e t0 uéponummu péxpLg 6tou Sev paivetat Théov 10
KEXPLITIAPEVLO XPIOLIQL TOU GSPOTIOUTLKOU.
8. Apatpeate T0 ousEtepoTToLNpévo 08l Bétovtag To dkpo
avappoong Simha am Ty ETYAVEL Kot 1o EETAEVETE Katom e
MEV ano Vepo. To EETAEVETE Kakd Kat To oTeyvavete. H mopoehdun
TipeneL va éel Bapn empavela. Qv n emupdvela Sev elvat Bapm,
enavahapBavete T asporoinan.
9. Amworte Ultra-Etch™ yia 5 Ssutzpo)\m[a ylava awmpwzts wa
dhata KLt ané
u8popBopLKO uéponotnr OVTE KQL o(z 6
10. Eq)apuouts othavio pe éva dkpo Mini Brush. To agrvete va
eEanpoTeL €t 60 SevtepdhertaL. Edw Sev éeL OTeyvoEL TAApUG perd
and 60 SEUTEPONETTTC, OTEYVWVETE IE Aépa TTOU Sev TEpLEKEL Ehaua
1. TonoBetate ) prjtivn ouykOMAENG AGpPLVA He TG 08MyieG 10U
TpoLOvToG, uavtki} Znpeiwon;: OL SOKLES Belxvouv TIG KaAUTEpEG
auykoA\AeLG 6tav éyeL tonoBem el 2thavio g Ultradent oty
adporownpévn opaekav to orofo akohouBeltat ano tov napdyovta
auykoMnang Peak Universal Bond pe tov e§fig tpomio: Amhwote Shdvio
UV TopOEAGu pe éva dkpo Mini Brush. Bouptoiote arakd to akdvio
0T TOPOEAVN £T 60 SEUTEPONETTO e LKDEG KIVOELS, ZTEYVOOTE T0
e uzpa Kat guvex(ote pe Ty epappoyr Tou Peak Universal Bond
NpogudEeLg:
1. Tlpogukaiy; H xnuue ovoia evéerat val otaBeporounBei eviog
T0U GKPOU IETG GO PEIKES HPEC, M vl AMOPUYETE T0 PPAEIO,
QPALPEDTE T0 AKPO KAL ENQVATONOBETOTE T Mpata Luer Lock
usm 0 Twv Yprlo€wv. EnaAnBeloTe NAVIOTe T por Tou UAKoU Tpotal
avtigtaon,
ummmamm 70,0Kpo ka1 eAyEte 0 Eavd. Aurd AEN LoxUeL yid
alpuyyeg STAAG KAwNg KaL kpa QuapLEne.
2.0 yepuotic, 0 BonBAg kat o aoBevg TpENEL va popave pootasia
ota pama.
3. AVILKaTaoTr e Ta nwpata aopaeiac luer oug aUptyyeg dtav ev Tig
Xpnoworoteite. Ta dkpa etvat avakioipa.
4. Luviotodpe ta Kakoppata Zuvaymv TG Ultradent™ we pooTatevtikd
@paypa TIPOG amouy Emmuupouﬁsvng yc)\uvqu 5.0/1 Latpac Kat
0/ 1 agBeviic TpéTeL va popdve yuakid poataciag pe aoTiSeS yia ta
pdua Grav xeng\(ov(m 1 QMAGVOLY UTH TO TGOV,
Tevikéq TpoUAGEELC:
1. T enayyehpatikn xpron povo.
2. hapdote 1 08nyieq, TpoQUAGEELS ka SDS pwy Eekwraete T
espmmu NG T0 XpOWOMOLE(Te HoVO aUpuva gx G 08NyieC.
Guldge Ta mpoidvea and Ty éxBear) toug ot Beppotnta’/oto
q}uuxo QU
4. AOQUYETE TV €N} TG PTiviG e T Séppia.
5. ATIOHOVIIOTE TLg LOYUPEC XIUIKEG OUO{eq oty Tiepioy Bepareta.
6. EmePatiote du 0 aoBeviic dev éyet kapia ywotd aepyia ota
ulid tng Bepanelag.
7. MoKLIAoTe T o] Twy UNKGV o T UpLYa KaL T0 kPO TipW 1
{POWOTIOUHOETE evB00TOpaTAG.
8. My Tédete moté e SOvapn to éuPoko tg aupLyyas.




Tenb Ans NPOTpaBKM KepammKm
1 cunaH

RU

Onvcanve
Tenb Ans npotpaku kepamuki Ultradent™ Porcelain Etch — 310

PL

Wytrawiacz i silan do porcelany

Opis:
Wytrawiacz do porcelany Ultradent” jest to buforowany, zzelowany kwas

KMC0Ta, UCNO/3yeMas [T TIDOTDABKM KEPAMKU BHYTDIA U BHe POTOBOIA
nonocti. Cuna Ultradent™ Silane — 310 0gHOKoMNOHeHTHbIiA pacTBop,
pegHaIHaUeHHbI 19 HaHECEHI Ha KepaMHKy NOGTE 0BPa6OTK
TPABANLHIM reflen

Tokazang
TpaBWbHbIiE reflb MCNONb3YeTCH AR NPOTPaBKM TPECHYBLIEHA 3yBHO
KEPAMUK 1 KEDAMI|ECKUX BUHIDOB, KODOHOK W1 BKAJAOK B KabuHere
CTOMaToNora. Takke UCNoAb3yeTcA A1A NPOTPABKY KepaMUUECKIX KOPOHOK
iepe} OWKCaLelt OpTOROHTUYECKX GpEKeToB;

BaxHoe npumevanue. Mapbl GTOPOBOAOPOAHON KMCAOTLI BbI3bIBAKT
Pa3APAXEHUE f6IXaTe/IbHbIX NYTER, 3 DU ATUTENLHOM BO3EMCTBMN MOTYT
TaBMIAPOBATS X, [e7 /415 MOTPaBK Kepamiki Ultradent Porcelain

tch — 310 bydepuposaHoe reneobpasHoe CPeACTBo, NpH3BaHHoE
CBECTI faHHbIE OGN K MUHMMyMY. HROBXOZUMO CTOTO CnejoBarb,
VHCTDYKLUASM, STOGbI 06ECTEUT YATEHIE BCEX BpEAHEX BELIECTB. CHTaH
MCNo/ib3yercs Ans obecnedeHms Gukcauyu nocne NpoTpaBkw NPM NOAFoToBKke
K HaHeCeHO uewera. lpu ep
TIPEfOCTOPOXHOCTI KEPaMUKY MOXHO 6€30M1aCH0 NPOTPaBAMBaTh BHYTH
DOTOBOVE N00CTY A8 NOCAEAHOLLIeH GUKCALMM CTeAYHILIMM 06Pa3OM;

1ypa
1. OcBexwTe BOCCTaHABMBAEMYHO KePaMUHECKYH) MOBEPXHOCTH C MOMOLLbIO
aIMa3Horo 60pa Npu BLICOKOY CKOPOCTH BpaLLieHNS. My HanIA C1eaos
npegblAylLel PECTaBPALYIM YaNuTe BeCh CTapbiii KOMNOUT 1 OUACTATE
KEDAMUIECKYI0 TI0BEDXHOCTS.
2. CHIMMTE TH03POBCHE KaKOHEXHIKH CO LINPHLEB. [11A ONTMATIBHOTO
KOHTDOS ARPXHTE WPHLbI B N3A0HK
3. V30nMpyWTe/33UTHTE NIDUNETAIOUIVE THAHI W PECTaBPALMOHHSIe
MaTEpUaH, HaHECA CI0ik HeiTpanV3yroLIero KMCnoTy Gapsepa EtchArrest™
C NoMOLLbH0 Hacagkv Black Micro™ (Pc. 1). 11 U30/SLMM TaKXE MOXHO
WCNONIb30BaTh MAACTUHY U3 NaTekca (DermaDam ) v rubKwii repMeTik
(OrasSeal”)
4. TOKpy4VBAIOLLMMA BIXEHUSAMI NNOTHO YCTaHOBWTE Hacaaky Inspiral™
Brush Ha wnpw. Hacaaka Inspiral” Brush obecneuviBaet KOHTpOAL N0jauY
Marepiana u3 HacaKu
5. Mepes npuMeHeHweM BLIABUTE HE6OBILIOE KONMYECTBO rens At
TIDOTPABKM Y13 HACAIV Ha BYMary A7 3AMEWMBAHIS, 4TOBbI MPOBEPUTS
PaBHOEPHICTs 10121 &1 AP 1 PESUEpHON oyt
E CnefyeT npojoXaTh NpoLegypy. 3ameHuTe Hacagky u noTopute
IpOBEDKY N1EPe] NPUMEHEHHEM Ha nauueHTe. HesaMeuTenH
JTUAMBHPYifTe YRATEHHYH0 HaCaKY (COTMACHO HOPMATUBHIM TPE6QBaHNSM)
V19 NPEAOTBALICHIS KOHTAKTa.
6. BbifiaBiTe POBHbIi 10V renst 1A NPOTPaBKY KepaMHKM Ha
TIOATOTOBAIEHHYH KepamMu4eckyto MoBEpXHOCTb (PHC. 2) C NOMOLLBHO Hacaaki
Inspiral Brush. Mporpag/usaiiTe kepamuky B Teuenue 90 cexyy (cm. puc.
34, T7le NUBOJTCA faHHbIE, N107y|eHKble NOCPEACTBOM PACTPOBOTO
3IEKTPOHHOTO MYUKPOCKONa A0 11 MOCNE MPOLIEAYPbI).
7. Tpi HaHeceHIU CTOMATONOTOM reNs 415 NPOTaBKI Kepamiki
ACCUCTEHTY CIEAYET AePXaTb BAKYYMHYIO HACaKY PAI0M C 06DabaTbIBaEMOTi
IOBEPXHOCTL0. 310 NO3BONHT YAAMMTh M0bie BbIBLIBAIOLME PaIAPAXEHE
VCnaperis, BO3HYKatolLye BO Bpems 06paboTki kepamukyt KMCnoToi (8

Teuenwe 90 cekyHp). g rens

i do wytrawiania porcelany w jamie usinej i poza nig,
Silan Ultradent” to jednoskfadnikowy roztwér do nanoszenia na porcela-
ne po przeprowadzeniu wytrawiania z uzyciem wytrawiacza do porcelany.
skazania:
Wytrawiacz do porcelany przeznaczony jest do wytrawiania w
gabinecie peknietej porcelany stomatologicznej oraz do wytrawiania
porcelanowych licowek, koron lub wktadéw. Nadaje sie réwniez do
koron porcelanowych przed do nich zamkéw
ortodontycznych,
Wazna uwaga: Kwas fluorowodorowy daje opary drazniace drogi
oddechowe a dfugotrwaly kontakt z tymi oparami moze skutkowac
uszkodzeniem drég oddechowych. Wytrawiacz do porcelany Ultradent
jest érodkiem zbuforowanym, zzelowanym i podawanym w sposéb, ktéry
oivam(za te problemy do minimum. By zapewnic usunigcie wszelkich
szkodliwych substancji nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami. Silan
nakfada sie na porcelane po jej wytrawieniu przed zastosowaniem
2ywicy wiazacej. Przy whasciwym przestrzeganiu Srodkéw ostroznosci,
motliwe jest przeprowadzenie bezpleczne?o wytrawiania porcelany
W jamie Ustne] przed cementowaniem. Nalezy (0 przeprowadzié w
sposdb nastepujacy:
rocedura.
1. Odéwiezy¢ przeznaczong do naprawy powierzchnie porcelanowg wier-
tlem uzyciu koricowki ). Jesli widac
pozostatosci wczes’me#vszych napra naledy zdjat caly stary kompozyt az
do poziomu powierzchni porcelanowej
2. 7djac ostonki facznika luer-lock z obu strzykawek. Dla najlepszej kon-
troli serYkawk\ nalezy utrzymywac uchwytem pisarskim.
3. Odizolowac/zabezpieczy¢ pobliskie tkanki i uzupetnienia protetyczne
nanoszac kropelke lub warstwe Srodka barierowego/zobojetniajacego
kwas EtchArrest”, postugujac sie do tego celu koricowka Black Micro™
(rys. 1). Alternatywnym sposobem jest kofer-
damu (DermaDam") oraz uszczelniacza do koferdamu (OraSeal”).
4. Doktadnie nakreci¢ na strzykawke koricowke Inspiral™ Brush.
Koricowka Inspiral Brush zapewnia kontrolowany wyphyw.
5. Przed naniesieniem, wycisnac niewielka llos¢ wytrawiacza z koricowki
na bloczek do zarabiania, aby upewnic sie, ze wyptywa on w sposob jed-
norodny i w celu zapoznania sie szybkoscig JE?\:} wyptywu. W przypadku
napotkania duzego oporu, NIE kontynuowac. Nalezy wowczas zmieni¢
koricowke na nowa i ponownie przeprowadzic test przed zastosowaniem
u pacjenta. Aby unikna¢ kontaktu, zdjeta koricowke nalezy natychmiast
wyrzucic (zgodnie z przepisami).
6. Wycisnac na porcelang réwna warstwe wytrawiacza do porcelany
(rys. 2), postugujac sie do tego celu koricowka Inspiral Brush. Wytrawiac
porcelane przez 90 sekund (prosze zwréci¢ uwage na rys. 314 przedsta-
wiajce zdjecia ze skaningowego mikroskopu elektronowego, wykonane
przed wytrawianiem i po).
7.W momencie, gdy stomatolog naktada wytrawiacz do porcelany,
osoba asystujaca powinna utrzymywac koricowke ssaka w poblizu
wylrawiane] powierzhni. Zapewni to usuniecie wszelkich drazniacych
op‘ar()w powstajacych podczas reakcji kwasu z porcelang (90 sekund). W
cely

K Hemy HeifTpanaarop EtchArTest o ucuessoseHus
SHTAPHONO LBeTa,

8.Y1a1MTe HelTPANM30BAHHYIO KNCIOTY, NOMECTMB BaKYYMHYIO HACaZKY
PSYIOM C IOBEPXHOCTbI0, 3 3aTeN CMOiTe CTyeid Bogbl. TlLiaTenbHo Npomoiite
W npocywwTe 06nactb TpaeneHys. oBepxXHOCTL KepaMykM JoNXHa
BLITAETb, 10O NOKDLITast wHee. B NDOTBHOM Cyuae MoBTopHTe

TPOTPaBKY.

9. Harecure Ultra-Etch™ Ha 5 cekyr, 4T0Bbl yaanuTs € kepamikw conn

CTaTk/ GTOPOBOAOPOAHOM KACTOTHL. MIDOMOITE U BbiCYILUTE NOBEPKHOCTS.

10. HawecuTe cuna € nomolLibto Hacaaky Mini Brush. fossonsre emy

IPOCOXHYTS B TevieHie 60 cexy, ECT 4epes 60 cekyiy) M0BepKHOCTS He

6Y1eT COBEPLIEHHO CYXOIA, NOJCYILUTE ee CTpyeit BO3AyXa Ge3 pumeceii

Macna.

11, HaHecuTe KOMMO3UTHbITE LEMEHT COTNACHO YKa3aHWsM N0 MPUNEHEHNO.

BaxHoe npumeqaHye. VIcnsiTaHus NOKa3ani, 410 MaKkuManbHas agresns

K TIDOTPABEHHOIi 1I0BEDXHOCTY AOCTUTAETCA NPYt MCTIONb30BAHIM

cunara Ultradent Slane nocre rpoTpasKut kepawinki ¢ nocenyial

npumeHeHmen boxga Peak Universal Bond cregyiotyim 06pasom: HavecuTe

CYNaH Ha KepaMyiky C NoMoLLbIo Hacagky Mini Brush. B Teuenue 60 cekyka

KOPOTKUMM ABMXEHMSIMU OCTOPOXHO BTVPAITe CAaH B NOBEPXHOCTH

kepamuki. [pocywiTe noBepxHOCTb CTpYelh B03yXa 1 HaecuTe BoHg

Peak Universal Bond

Mepel NpeAOCTOPOXHOCTH

1. Mepbl NPEOCTOPOXHOCTI. Yepes HECKONbKO YacoB PaboTsl Ha

HAKOHEUHMKE MOTYT CKATIMBATLCH XUMUNECKVE Bellectsa. Bo u3bexarue

SATDA3HEHUR CHUNAITTE HAC3KY W HaEBINTe H03POBCKHE KONaKH Ha

WNPKL| Ha BPEMS MEXAY YCNOAb30BaHVEM. [Tepej pUMeHeH e cpencEma 8
am

rawiacza do porcelany nalezy mieszac Srodek
EtchArrest ze Srodkiem wytrawiajacym do momentu kiedy bursztynowy
kolor wytrawiacza przestanie byC widoczny.
8. Usuna¢ zobojetniony kwas, przyktadajac koricowke ssaka w poblizu
opracowywanej powierzchni a nastepnie sptukujac powierzchnie
sprayem wodnym. Dokfadnie oEIukai i 0suszy¢. Porcelana powinna by¢
matowa. W przeciwnym wypadku, powtorzyc wytrawianie.
9. Natozy¢ preparat Ultra-Etch™ na 5 sekund, aby usunac sole porcelany
i resztki powstate podczas wytrawiania preparatem zawierajacym kwas
fluorowodorowy. Optukac i osuszy¢.
10. Nanies¢ silan koricéwka Mini Brush. Odczekac 60 sekund az odparu-
je. Jesli po 60 sekundach powierzchnia bedzie nadal wilgotna, wysuszy¢
Ja powietrzem dmuchawki niezawierajacym czastek oleju.
1. Natozy¢ zywice wiazaca zgodnie z instrukcjami producenta. Wazna
uwaga: testy wykazaty, ze najsilniejsze wigzanie uzyskuje sie wéwczas,
dy wytrawiong porcelane traktuje sie silanem Ultradent a nastepnie
drodkiem wigzacym Peak Universal Bond w ponizszy sposéb: nanies¢
silan na porcelane za pomoca koricowki Mini Brush. Delikatnie, matymi
pociagnieciami przez 60 sekund wcierac silan w porcelane. Wysuszy¢
powietrzem dmuchawki i nanies zywice Peak Universal Bond!
Srodki ostroznosci
1. Srodek ostroznosci: po kilku godzinach substancja moze zestalic sig
w koricowce. Aby uniknac zatkania, nalezy zdjac koncowke i ponownie
zamknac ostonkg tacznika Luer Lock pomiedzy kolejnymi zastosowania-
mi. Nalezy zawsze sprawdzi¢ wyptyw materiafu przed uzyciem w jamie
ustnel. W praypadku wystapienia oporu nalezy wymienic koricowke i

POTOBOY N0AOCTH NIPOBEDKTE, HACKOLKO XOPOLLO OHO
CPEACTB0 He MPOXOUT, 3aMeHHTE Hacaky i nosTopuTe MpoBepky. 3o HE
KACaeTCA WNPHLOB C ABYMS LIATMHIPAMI 1 CMELIMBAIOILUX HACAAOK.

2. TaeHT, CTOMATONOF 1 €10 ACCCTEHT BO BPEMS NPOLEAYDbI AOMKHb!
YC0N6308aTb JAUTHBIE 04K

3. Nocne ncnonL30BaHUS HajesaliTe Ha WAPULLI NI03POBCKYIE KONNAUK.
Hacagkw ogHopasosbie.

4. PEKOMEHJIYeTCA MCMOAb30BaTh 33UMTHbIE Yexnbl Ang Wnpuues Ultradent™
Syringe COVers 45 CO34aHUS 3ALMTHOO 6apbepa, NPeJOTBPALAILIETD
lepeKpecTHo 3arpsHeHye.

5. T1p¥1 06paLLEHMH C AaHHEIM CPEACTBOM 1 BO BPENS €70 NPHUEHEHIS
ME/PABOTHUK 1 NALIMEHT JOMXHbI 1CTI0N308aTh CDEACTBA 3ALNTHI F123 C
6OKOBLIMI LUTKAMA.

06uyie Mepbi MPeoCTopoXHOCT

1. Toneko Ans NPOGECCHOHANLHOTD NPUMEHEHNA.

2. J10 Havana neveHv st Cnefyer 03HAKOMATLCS C HHCTDYKLMAMY, Mepamit
PEAOCTOpOXHOCTH 1 SDS. CTPOr0 Creayiite ykasaHwsv,

3. bepeub Npenapars O BbICOKVIX TeMNepaTyp v BO34eNCTBNA COMHeuHOro
caera,

4. V136eraTb KOHTaKTa NONMMEPOB U KOMMO3VTOB C KOXEii,

5. U36eratb NONaAaHVs CHAbHOAEHCTBYIOLIMX XMMIUECKIX BLLECTE 32
npegebl 0BNACTH NEdeHUs.

6. YOBAVTHCS, 41O NGUMEHTA HET ANNEPTAN Ha MCTIONb3)EMblE MaTEDUaNsI,
7. 1pOBEPHTh AEHONEPHOCTb N10TOKA WaTEpHaa W3 WTPHLA 1 HaCaAKH
BHe POTOBOIA NO/OCTH

8. HVIKOTa He MpHKTALIBaTb YPEIMEpHBIE YCHANA K TOPLIHIO WPHLA

KO
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ponownie wyphyw. NIE dotyczy to strzykawek dwukomoro-
wych i koricowek mieszajacyct

2 Lekarz, osoba asystujaca i pacjent muszg stosowac $rodki ochrony
oau

3. Na nieuzywane strzykawki nafozy¢ ostonki facznika luer-lock. Koricowki
przeznaczone s do uzytku jednorazowego.

4. W celu uniknigcia przeniesienia zakazenia jako bariere ochronng zale-
camy stosowanie ostonek strzykawek Ultradent™ Sgrmge Covers.

5. W trakcie przyFmowama i nakfadania tego produktu lekarz i pacjent
muszg nosic okulary ochronne z ostonami bocznymi

0géine érodki ostroznosci

1. Wylacznie do profesjonalnego uzytku.

2. Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjami, $rodkami
ostroznosci i kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej. Stosowac
wytacznie zgodnie 2 zaleceniami

3. Przechowywac z dala od Zrodta wysokiej temperatury i $wiatta
sboneaneeo

4. Unikat kontaktu skéry z zywicami.

5. Ograniczy¢ dziatanie Silnych Srodkéw chemicznych do opracowy-
wanego obszaru.

6. Upewnic sie, ze u pacjenta nie stwierdzono nadwrazliwosci na sub-
stanje stosowane w zabiegu.

7. Przed zastosowaniem w jamie ustne] sprawdzi¢ wyplyw substancji ze
strzykawki i koricowki

8. Nie weiskac thokow strzykawek na site.

PR ER T ZH

PR

UltradentPa &ER 15T B —Fh &8 S MBI PR,
FEATORNIMIEERR,
UltradentFiSh 572 —Fh s — 4R 804K, R A FEL TS
FERIRB AR,

EREE:

s T RIS R A B I B T S I 80
LEHIRME,

HRE:

B, BIMNSBH A B R R,
EERRERNIRARSRMTIRE, KERARS
IEIRiEH 5. UltradentPorcelain Etch@ —FhERERL,
FURISBVAC T B R ATR BB R R AR R IR 5, o A 1SR
BEAH, URRERRFTE B SR WASHE &S, i
SM32F (Silane) AT BRI ERIRGLS IRIRIWE R BINR

TR

Porcelain Etch ve Silane

Tanim:

Ultradent™ Porcelain Etch, porselenin intraoral veya ekstraoral
asitleme islemi icin tedbirli b\g&mde kullanilmasl gerekli

olan tamponlanmis, hidroflorik asit jeldir. Ultradent™ Silane,
Porcelain Etch ile asitleme islemini takiben porselene uygula-
nan tek bilesenli bir soliisyondur.

Endikasyonlar:

Porcelain Etch, kinlmis dental porseleni ve porselen kaplama-
lar, kronlari veya inleyleri muayenehanede asitleme islemi icin
kullanilir. Ayrica, ortodontik braketlerin bonding \flemmden
once porselen kronlari asitleme islemi icin de kullanilir

Onemli Not: Hidroflorik asit, solunum yollarini tahris eden ve
srekli uygulamada solunum yollarina hasar verebilen bir buhar
cikarir. Ultradent Porcelain Etch, bu sorunlari asgariye indirecek
bir sekilde tamponlanms, jel haline getirilmis ve hazirlanmistir.
Zarar biitiin materyallerin cikarildigindan emin olmak igin
talimatlar takip edilmelidir. Silane, bonding rezin ‘\%in hazirlikta
asitleme isleminden sonra bonding iglemine yoneliktir. Uygun
onlemler takip edilirse porselen asagidaki gibi bonding islemi
icin gtivenli bigimde intraoral olarak asitlenebilir:

Proseddr:

1. Onarilacak porselen yizeyi yiiksek hizl bir elmas frez ile
tazeleyin. Daha 6nce bir onarim yapilmigsa taze bir porselen
ylizey icin eski kompozitin tamin gikarin.

2. Luer lock kapaklan sinngalardan ¢ikarin. Optimum kontrol
icin, sirngalarr avucunuzun icinde tutun.

3. Black Micro™ ug ile bir EtchArrest™ asit bariyeri/nétralizan
ortam damlacii veya tabakasi uygulayarak bitisik dokulan

ve restorasyonlari izole edin/koruyun (Sekil 1). Lastik dam
(DermaDam”) ve lastik dam izolasyon materyali (OraSeal”)
alternatif bir izolasyondur.

4. Bir Inspiral”™ Brush ucu saglam bir sekilde siringaya takin.
Inspiral Brush ug, ugtan kontrollii akig saglar.

5. Uygulamadan once, diizgtin bir sekilde akmasini saglamak ve
akis hizini grmek icin ugtan karistirma Eedmm lizerine asitle-
yiciden kictik bir rnek damlatin. Akisa karsi agiri direnc varsa
devam ETMEYIN. Yeni bir ug takin ve hastada kullanmadan once
yeniden test edin. Temastan ka%mmak icin cikartilan ucu derhal
elden cikarin (resmf yonetmeliklere uygun olarak).

6. Insr\ral Brush ug kullanarak hazirlanan porselenin tizerine
Porcelain Etch'i esit bir tabaka halinde uygulayin (Sekil 2).
Porseleni 90 saniye asitleyin (islem oncesi ve sonrasi SEMleri
(Taramali Elektron Mikroskobu) gdsteren Sekil 3 ve 4% bakin).
7. Dis hekimi Porcelain Etch'i uygularken asistan vakum ucunu
yuzeyin bitisiginde tutmalidir. Bog\ece asit porselenle tepkimeye
girerken (90 saniye) tahris edici buhar giderilir. Porcelain Etch’i
nétralize etmek icin, asidin kehribar rengi artik tanimlanamaz
olana kadar asitleyiciye EtchArrest karistirin.

8. Vakum ucunu ytizeyin Kakmma yerlestirerek ve ardindan

su puskiirtlp durulayarak notrlesmis asidi temizleyin. Iyice
durulayin ve kurutun. Porselen donmus bir gérintime sahip
olmalidir. Degilse asitleme islemini tekrarlayin.

9. Hidroflorik ethchant \?Iemmm olusturdugu porselen bilesik-
lerini ve kalintilari temizlemek icin 5 saniye boyunca Ultra-Etch™
uygulayin. Yikayip kurutun.

10.Mini Brush ug kullanarak silan uygulayin. Buharlasmasl icin
60 saniye bekleyin. 60 saniye sonunda tamamen kurumazsa
yag icermeyen hava kullanarak kurutun.

11. Uriin talimatlarina uygun olarak bonding rezin uygu\zym.
Onemli Not: Testler, asitlenmis porselenin asagidaki sekilde
Ultradent Silane ile silanlanip ardindan Peak Universal Bond
bonding ajani uygulandiginda en yiiksek bonding degerleri
elde edildigini gostermistir. Mini Brush ug kullanarak porselene
silan uygulayin Ku%ukﬂrga darbeleri ile 60 saniye boyunca
silant hafifce porselene fircalayin. Hava ile kurutun ve Peak
Universal Bond uygulayarak devam edin.

Onlemler:

1. Onlem: Kimyasal birkag saat sonra ugta donabilir. Tikanmay
aonlemek icin her kullanimdan sonra ucu cikarip Luer Lock
Kapak takin. Agiz icine uygulamadan 6nce mutlaka materyalin
akip akmadigini kontrol edin. Direncle karsilasilirsa ucu
degistirin ve Yemden kontrol edin. Bu, cift hazneli siringalar ve
karistirma uglar icin gegerli DEGILDIR.

2. Operator, asistan ve hasta koruyucu gozliik takmalidir.

3. Kullaniimadiginiz zamanlarda luer lock kapaklar siringalara
takin. Uglar tek kullanimliktir.

4. Capraz kontaminasyonu onlemek icin koruyucu bariyer olarak
Ultradent™ Syringe Cover kullanmanizi oneriyoruz.

5. Bu dirtind kullanirken ve uygularken hekim ve hasta yandan
kalkanli koruyucu gozliik takmalidir.

Genel Onlemler:

1. Yalnizca profesyonel kullanima yoneliktir.

2. Tedaviye baslamadan 6nce talimatlar, onlemler ve Malzeme
Guvenlik Bilgi Formunu (SDS) inceleyin. Yalnizca talimat verildii
sekilde kullanin.

3. Urdinleri 1sidan/giines 1sigindan uzak tutun

4. Rezinlerin deriye temas etmesini onleyin.

5. Giglii kimyasallari tedavi bolgesinden uzak tutun.

6. Hastanin tedavi malzemelerine kargi bilinen herhangi bir
alerjisi olmadigini teyit edin.

7. Agiz icine uygulamadan 6nce malzemelerin siringa ve ugtan
akip akmadigini kontrol edin.

8. Siringa pistonlarint hicbir zaman zorlamayin.
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g, 4 Note increased surface area
and undercuts afforded by etch with
Porcelain Etch for 90 seconds.

Fig. 1 Protective bead of EtchArrest is
placed on sof tissues adjacent to the
tooth surfaces.

Abb. 1 Eine schiitzende Schicht

EtchArrest wird auf das Weichgewebe
neben der Zahnoberflache platzirt

Fig.2 Greul epress an ven coatin
of Uitradent Porcelain Etch to prepare
porcelain.

Abb. 2 Driicken Sie sorgfaliig eine
jeichmaige Lage von Ultradent
orcelain Eich auf die praparierte

Keramik.

Abb. 3 REM einer mit Diamantschifer
praparierten Keramikoberflache.

Abb. 4 Beachten Sie die vergroBerte
Oberflache und die Unterschnitte
durch das Atzen fr 90 Sekunden mit
Porcelain Etch.

F\E 1 Un bourrelet protecteur Fig.2 Exprimez soigneusement une F\%B MEB (microscope électronique  Fig.4 Notez faugmentation
dEfchArrest est placé sur les tissus  couiche uniforme du décapant 3 & balayage) de porcelaine polie defa surface et des contre-
mous adjacents au surfaces dentaires.  porcelaine Ulradent sur la porcelaine  au diamant. dépouilles offertes par le décapage

au décapant a porcelaine pendant
90 secondes.

Afb. 4 Let op het grotere opperviak
en ondersnijdingen na etsen

met Porcelain Etch gedurende

90 seconden

Afb. 1 Beschermende laag EtchArrest

b 2Breng voorchig een gl aag AT 3SEM vn et en damanees
aangebracht op de weke delen naast
fet

Ultradent Porcelain Etch aan op het - gepolist porselein.
porselein.

Fig. 1 Applicare una goccia protettiva
di EtchArrest su tessuti moll adiacenti
alle superfic del dente.

Fig. 2 Distribuire con attenzione uno
strato uniforme di Ultradent Porcelain
Eich sulla ceramica preparata.

Fig. 3 Ceramica trattata con fresa
diamantata al microscopio eletironico a
scansione (SEM).

Fig. 4 Notare [aumento di superficie
e sottosquadi determinati dalla
mordenzatura con Porcelain Etch
per 90 second.

Fig. 1 Se coloca una capa protectora Fig. 4 Note el incremento de

Fig. 2 Cologue cuidadosamente u
de EtchArrest sobre los tejidos blandos

teuna  Fig. 3 SEM dela porcelana refrescada
capa homogénea de Ultradent Porcelain

con diamante.

superfice s retenciones logradas
adyacentes a las superficies dentales.  Etch en la porcelana preparada. por el grabado con Parcelain Etch
durante 90 segundos;
Fig 1 Goa protectora d EhATest & Fig. 2 spremer cuidadogamente uma  ig 3 orcelana preparada o broca. - ig 4 ot a e de supericemor
colocada em tecidos moles adjacentes  camada homogénea de Uitradent de diamante observada em microsc6pio e as concavidades criadas alravés do
as superficies do dente Porcelain Etch na porcelana preparada.  electrdnico de varrimento. condicionamento com Porcelain Etch

durante 90 segundos.

8ild 4 Observera det forstorade
ytomrdet och skarningarna som
Uppstir genom ets med Porcelain
Eich 1 90 sekunder.

Fig. 2 forsigigtet et ag Fig. 3 SEM af diamantslebet porcelen.  Fig. 4 Bemzerk det agede overfla-

Ultradent Porcelain Etch ud pa den deomride og underskaringer, der

preparerede porceln. skyldes atsningen med Porcelain Etch
190 sekunder

Bild 2 Tryck forsiktigt ut en jamn
hinna av Ultradent Porcelain Etch pa
forberett porslin.

8ild 1 En skyddande droppe EtchArrest Bild 3 SEM av diamant-maat porsiin.
placeras pa mjukvavnader i narheten
a.

avtandytor:

Fig. 1 Der skal anbringes en beskytien-
de EtchArrest-perle pa det blddels-
vaey, der omgiver tandoverfladerne.

Kuva 2 Pursota huolelissti
tasainen kerros Ultradent Porcelain
Etch -etsausainetta valmistellun
poslinin paalle.

Figur 2 Press. !ors\kn? ut et jevnt lag
med Ultradent Porcelin Etch pa det
forberedte porselenet.

Kuva 1 Suojaava EtchArrest-nauha Kuva3
levitetaan hampaan pinnan vieressa

olevien pefmytkudosten pazlle.

Kuva 4 Huomaa pinta-alan

i
kun posiinia on kasitelty poslinin
etsausaineella 90 sekunnin ajan.

Figur 4 Legg merke tl gkt

overflateomrédie og flere underkutt

skapt av 90 sekunder med

Porcelain Etch

.4 apamypioe Ty ouEuen nepo

MUPAVELDG 0L T UTODKIPE U TapEROVTOL
6 Ty aBponaia pe ASpaToud
i ent 90 betpahema

Kiiva timantila karhennetusta posinista

Figur 1 Beskyttende drape EtchArrest

Figur 3 SEM ay diamantslipt porselen.
er plassert pa tistotende mykt vey.

1.1 Epapyleral npootatevtik
orayéva antd EichArrest otoug
pakarat totod mou elvar
TapaKelpevot ot Emgaveteq

100 0100,
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e s nporpaskor Ultradent Porcelain
Etc Kepamiteceyio

Puc. 3 Usobpaxenve o6patorassoit
aasHEiM COpOM KepaMIKH,
MOMyEHHOR MpH MONOLLM PACTPOBOTO
SMEKTPOHHOTO MAKDOCKONa

Pic. 4 (DOTPaBKa TRABTLHLIM renet
& Tedenite 90 cexywa no3B0NA
YBENUSUTL NNOUR MOBEPXHOCTA

W 10ADED

3 chHa
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HAZARD RATING Ultradent syringes have an expiration date stamﬁed onthe
4= Severe side of the syringe consisting of one letter and three numbers.
Serious The letter s a lof number used for manufacturmg purposes
Moderate and the three numbers are the expiration date.The first two
) iA"‘gn':r‘m‘ numbers are the month, and the third number is the last
. - . number of the year.
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Porcelain Etch & Silane
For immediate reorder and/or complete descriptions of
Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll
0044 Cologne Germany.
ULTRADENT
PRODUCTS,

South Jordan, Utah 84095 USA

Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 o visit
505 West 10200 South

uManufactured by:
Ultradent Products Inc
© Copyright 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist
10050-UART5 051722 Made in the USA From from U.S. and globally sourced materials



