
KO ZH JA TH TRRUAR 퍼마플로™ DC
Dual-Cure Composite Luting/Restorative Resin 

제품 설명
Peak Universal Bond™와 함께 PermaFlo™ DC Composite Luting/Restorative Resin은 간접 수복물 
및 근관 포스트 아래에서 루팅 레진의 화학적 중합을 제공하도록 설계되었습니다.
빛에 접근할 수 있고 접근할 수 없습니다. 이 레진은 방사성 불투명 복합 루팅/수복 레진으로, 반투명 
수복물, 즉 온레이, 인레이 및 도자기 크라운을 위해 광 경화될 수 있습니다. 직접 수복물, 후방 접합 
복합재의 초기 층 및 크라운 제조 전의 핵심 재료로 사용할 수 있습니다. PermaFlo™ DC 복합 루팅/수복 
레진은 중량으로 68–69%가 충전되고 부피로 80%가 충전되며(1:1 염기/촉매 혼합물로 가정), 평균 입자 
크기는 1.3μm(중량 기준)이며, VITA1 쉐이드 가이드에 따라 쉐이드됩니다.

설명된 모든 제품에 대해 사용하기 전에 모든 지침과 SDS 정보를 주의 깊게 읽고 이해하십시오.
제품 구성

• 5ml 시린지
• 납품 끝:

 ⸰ Ultradent™ 믹싱 팁
 ⸰ 구강 내 팁

사용/용도 표시
Peak™ Universal Bond와 함께 PermaFlo™ DC Composite Luting/Restorative Resin은 빛에 
접근하거나 접근할 수 없는 간접 수복물 및 근관 포스트 아래에서 루팅 수지의 화학적 중합을 제공하도록 
설계되었습니다. 투명한 수복물, 즉 온레이(onlay), 인레이(inlays), 도자기 크라운(porcelain crowns)
을 위해 광경화될 수 있습니다. 직접 수복물, 후방 접합 복합재의 초기 층 및 크라운 제조 전의 핵심 재료로 
사용할 수 있습니다. 
금지 사항

• 알레르기 우려가 있는 환자 또는 사용자의 경우 ultradent.com 에 있는 제품 알레르겐 문서를 
참조하십시오. 알레르기 반응이 관찰되면 노출된 부위를 물로 완전히 헹구고 환자가 의사와 
상담하도록 하십시오.

경고 및 예방 조치
• 레진은 과민반응을 일으킬 수 있습니다. 경화되지 않은 치과용 레진이 피부에 반복적으로 접촉하지 

않도록 하십시오. 아크릴레이트 또는 기타 수지에 민감한 환자에게는 사용하지 마십시오. 알레르기 
반응, 피부염 또는 발진이 발생하면 의사와 상담하십시오.

• 제품을 삼킨 경우 다량의 물을 마시고 의사의 진찰을 받으십시오. 제품 흡인 시, 즉시 의사의 
진료를 받으십시오.

• 환자 및 치과 전문가는 측면 보호대가 있는 보호 안경을 착용해야 합니다.
• 권장 팁만 사용
• 팁은 일회용입니다.
• 막힘을 방지하려면 팁을 제거하고 매번 사용할 때마다 Luer Lock 캡으로 다시 캡을 씌우십시오
• 조기 중합을 피하기 위해 수복 절차 중 조작광을 재지시합니다.
• 광 활성화 결합제는 주변광에 민감합니다. 주사기 루어 잠금 캡은 원치 않는 중합을 방지하기 위해 

사용 후 교체해야 합니다. 주사기 끝을 주변광에 장기간 노출된 경우 거즈로 덮으십시오.
• 적절한 격리 설정 
• 수지는 유통 기한을 유지하기 위해 장기간 보관할 수 있도록 냉장 보관해야 합니다.

단계별 지침
준비 - 간접 접합 기술

1) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 
팁을 교체하고 다시 확인하십시오.

2) 깨끗한 준비, 헹굼 및 건조(STARbrush™ 코로나 간 브러시를 사용한 Consepsis™ Scrub은 잔류 
시멘트를 청소, 소독 및 제거합니다).

3) 보철물이 잘 맞는지 확인합니다.
4) 보철물의 내부 표면을 준비합니다.

금속 기반: 
1) 보철물의 표면 내부를 Microabrade 또는 샌드 블라스트합니다.
2) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 

팁을 교체하고 다시 확인하십시오.
3) 인산(예: Ultra-Etch™ 에칭액)을 보철물 내부 표면에 5초 동안 도포하여 청소하고 5초 동안 헹구고 

건조시킵니다. 
세라믹/도자기:

1) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 
팁을 교체하고 다시 확인하십시오.

2) 불화수소산(예: Ultradent™ Porcelain Etch)을 보철물 내부 표면에 90초 동안 적용하고 
헹구고 건조시킵니다.

3) Ultra-Etch 에칭액을 5초 동안 도포하여 HF 에칭으로 형성된 도자기 염과 부스러기를 제거합니다. 
헹구고 말리십시오.

4) 실란(예: Ultradent™ Silane)을 보철물 내부 표면에 1분 동안 적용하고 건조시킨 후 보철물을 따로 
보관합니다. 헹구지 마십시오.

지르코니아:
1) 에칭하거나 실란을 사용하지 말고 보철물의 내부 표면을 공기가 마모시킵니다.
2) 제조업체 지침에 따라 지르코니아 프라이머를 바르십시오.

준비 - 에칭
Self-Etch 기술 옵션:

1) 준비 사항을 헹구고 촉촉한 상태로 두십시오.
2) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 

팁을 교체하고 다시 확인하십시오.
3) 선택 사항 - 블랙 미니™ 브러시 팁이 있는 컨세시스 스크럽(사용 가능한 경우)을 스크럽 동작으로 

준비에 바르고 약간 축축한 상태로 가볍게 자연 건조시킵니다.
4) Peak™ SE 프라이머와 블랙 미니 브러시 팁을 20초 동안 바르고 상아질에 지속적인 교반을 사용하여 

치아 준비를 합니다. 에나멜을 문지르지 마십시오.
5) 공기/물 주사기 또는 준비 위에서 직접 대용량 흡입을 사용하여 3초 동안 희석/건조합니다.

Total-Etch 기법 옵션:
1) 바르기 전에 믹싱 패드나 거즈에 소량을 표현하여 제품 흐름의 색상과 일관성을 확인하십시오. 표현된 

맑은 액체는 모두 버리십시오.
2) Blue Micro™ Tip으로 Ultra-Etch 에칭액을 20초 동안 치아 준비의 모든 표면에 바릅니다.
3) 5초 동안 철저히 헹구고 damp.
4) 선택 사항 – 추가적인 항균 효과를 위해 Consepsis Scrub(사용 가능한 경우)을 스크러빙 동작으로 

준비에 바르고 자연 건조하십시오.
준비 - 유대

1) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 
팁을 교체하고 다시 확인하십시오.

2) Inspiral™ Brush Tip으로 Peak Universal Bond 접착제를 퍼들 코팅하고 10초 동안 
부드럽게 저어줍니다.

3) 최대 공기 압력을 사용하여 10초 동안 얇게/건조합니다. 준비는 반짝반짝 빛나야 합니다.
4) 385–515 nm의 파장 영역에서 ≥ 800 mW/cm2 강도의 광중합광을 사용하여 10초 동안 광경화.

준비 - 시멘트
1) 팁을 부착하기 전에 믹싱 패드에 소량을 표현하여 양쪽 주사기 오리피스에서 균일한 흐름을 

확인하십시오. 교차 오염되지 않도록 주의하십시오.
2) 내부 캡 스템을 시린지 오리피스로 정렬하여 믹싱 팁을 부착합니다. 시계 방향으로 돌려 잠급니다.
3) 원하는 경우, 유연한 구강 내 팁을 혼합 팁에 부착하여 이중 배럴 주사기에서 의지 내부로 직접 

전달할 수 있습니다.
4) 구강 내로 도포하기 전에 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 팁을 교체하고 

다시 확인하십시오.
사용법 

1) 보철물에 PermaFlo DC 루팅 레진을 얇게 바르고 즉시 장착합니다. 작업 시간은 약 2 분 30 초입니다.
2) 초과분을 제거하십시오.
3) 산소 억제 형성을 방지하기 위해 DeOx™ 장벽 용액(또는 글리세린)을 바르십시오.
4) 385–515 nm의 파장 영역에서 ≥ 800 mW/cm2 강도의 광중합광을 사용하여 10초 동안 광 

경화 마진.
알림: 설정 시간은 5-8분입니다.
준비 - 포스트 및 코어

1) 고무 스톱과 적절한 크기의 UniCore™ Drill을 사용하여 포스트 구멍을 뚫습니다.
2) 구강 내로 발현하기 전에 모든 화학 물질의 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 

팁을 교체하고 다시 확인하십시오.
3) TriAway 어댑터와 Endo-Eze™™ 10 ga Tip을 사용하여 포스트 공간을 22초 동안 철저히 헹굽니다. 

TriAway 어댑터와 Endo-Eze 22 ga 팁으로 준비 바닥에서 위로 말리십시오.
4) 고속 다이아몬드 디스크를 사용하여 포스트(예: UniCore™ Post)가 맞고 원하는 길이로 

절단되었는지 확인합니다. 
알림: 카바이드 및 작동용 버는 섬유를 닳게 할 수 있습니다.
준비 – 에칭
알림: 항상 제제 바닥에서 위로 화학 물질을 배치하고 제거하십시오.
피크™ SE 프라이머 기법: 

1) NaviTip™ FX 30 ga 팁을 Peak SE 프라이머 주사기에 부착합니다.
2) 구강 내로 도포하기 전에 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 팁을 교체하고 

다시 확인하십시오.
3) 교반 작용을 사용하여 20초 동안 포스트 스페이스 및 치관 준비물에 바릅니다.
4) TriAway 어댑터와 Endo-Eze 22 ga Tip을 사용하여 아래에서 위로 초과분을 불어내십시오.

토탈 에칭 기법: 
1) 파란색 Endo-Eze 22 ga Tip을 Ultra-Etch 에칭트 주사기에 부착합니다.
2) 구강 내로 도포하기 전에 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 팁을 교체하고 

다시 확인하십시오.
3) 정점으로 시작하여 포스트 공간을 관상적으로 채우십시오. 코로나 제제에 적용하십시오. 20초 

동안 에칭합니다.
4) Luer Vacuum Adaptor 및 22ga 팁으로 과도한 에칭액을 흡입합니다.

엔도-에즈 기법
1) TriAway 어댑터와 Endo-Eze 22 ga Tip을 사용하여 철저히 헹구고 가볍게 자연 건조시키고 포스트 

공간을 약간 damp.
준비 - 본드

1) NaviTip FX 30 ga 팁을 Peak Universal Bond 접착 주사기에 부착합니다.
2) 구강 내로 도포하기 전에 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 팁을 교체하고 

다시 확인하십시오.
3) 1-2방울을 포스트 공간과 제제에 놓은 다음 전체 치아 제제를 포함하여 이관의 전체 길이를 10초 

동안 교반합니다.
4) TriAway 어댑터와 Endo-Eze 22 ga Tip을 사용하여 과도한 Peak Universal Bond 접착제를 

철저히 제거합니다.
5) 공기 건조 후 공간을 확보하고 최대 기압을 사용하여 10초 동안 준비한 후 TriAway 어댑터와 Endo-

Eze 22ga Tip으로 희석/건조하여 남아 있는 용매를 아래에서 위로 증발시킵니다.
6) 385–515 nm의 파장 영역에서 ≥ 800 mW/cm2 강도의 광중합광을 사용하여 20초 동안 포스트 

공간을 광중합합니다.
7) 종이 포인트 또는 이전에 장착된 포스트를 사용하여 포스트 공간이 막히지 않았는지 확인합니다.

준비 - 사후 합착 및 코어 구축
1) PermaFlo DC 루팅 수지 주사기에서 캡을 제거합니다.
2) 두 포트를 정렬하는 이중 배럴 주사기에 혼합 팁을 놓습니다. 제자리에 고정될 때까지 시계 

방향으로 돌립니다.
3) 유연한 구강 내 팁을 이중 배럴 혼합 팁에 부착하여 주사기에서 이관으로 직접 전달할 수 있습니다.
4) 구강 내로 도포하기 전에 흐름, 색상 및 일관성을 확인하십시오. 저항이 충족되면 팁을 교체하고 

다시 확인하십시오.
사용 - 포스트 및 합착 및 코어 구축

1) 포스트 공간에 배치하기 전에 소량을 표현하십시오.
2) 팁을 포스트 공간에 최대 깊이로 삽입합니다.
3) 균일한 압력을 사용하여 PermaFlo DC 루팅 수지를 정점으로 시작하여 관상동맥으로 이동합니다.
4) 포스트(예: UniCore 포스트)를 천천히 삽입하여 과도한 시멘트를 대체합니다. 작업 시간은 약 2 

분 30 초입니다.
5) 포스트 바로 위에 경화광을 놓고 385–515nm의 파장 영역에서 ≥ 800mW/cm2의 강도를 가진 

경화광을 사용하여 20초 동안 광경화합니다.
6) 필요에 따라 포스트 주변에 PermaFlo DC 루팅 수지 층을 계속 구축합니다.

참고: 층 사이에 5초 동안 광 경화하여 겔화하고 코어를 형성합니다. 40초 동안 코어에 최종 치료를 합니다. 
설정 시간은 5-8분입니다.
처리
교차 오염을 방지하려면 사용 사이에 중간 수준의 소독제로 시린지를 닦고 일회용 배리어 슬리브를 
사용하십시오. 배리어 슬리브를 사용하지 않는 경우 시린지는 일회용으로 취급해야 합니다.
보관 및 폐기
외부 포장 라벨에 따라 보관하십시오. 
현지 규칙, 지침 및 규정에 따라 폐기물을 처리하십시오.
기타 정보
심각한 사고 발생시 제조업체와 관할 당국에 보고하십시오.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1 . Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.의 상

รายละเอีียดสินิค้้า
เพอร์ม์าฟลอ™ DC เร์ซินิคอมโพสิติ สิำาหร์บัติดฟนัเทีียม/บูร์ณะฟนั ร์ว่มกัับ พคี™ ยูนิเวอร์แ์ซิลบอนด์ ได้ร์บักัาร์ออกัแบบมาเพ่�อใหเ้กิัดกัาร์โพลี
เมอไร์เซิชันัทีางเคมขีองเร์ซินิติดฟนัเทีียม ภายใต้กัาร์บูร์ณะทีางอ้อมและ ทัีนตกัร์ร์มแกันร์ากัฟนั
ทีี�แสิงสิามาร์ถเขา้ถึง และทีี�แสิงไมส่ิามาร์ถเขา้ถึงได้ เป็น็เร์ซินิคอมโพสิติชันิดทึีบร์งัสิ ีสิำาหร์บัติดฟนัเทีียม/บูร์ณะฟนัทีี�สิามาร์ถบม่ด้วยแสิงได้ 
สิำาหร์บักัาร์บูร์ณะแบบโป็ร์ง่แสิง เชัน่ ออนเลย ์อินเลย ์และคร์อบฟนัพอร์ซ์ิเลน สิามาร์ถใชัส้ิำาหร์บักัาร์บูร์ณะโดยตร์งโดยเป็น็ชัั�นเร์ิ�มต้นสิำาหร์บั
คอมโพสิติทีี�ยดึติดด้านหลงั และเป็น็วสัิดแุกันกั่อนกัาร์สิร์า้งคร์อบฟนั เพอร์ม์าฟลอ™ DC เร์ซินิคอมโพสิติ สิำาหร์บัติดฟนัเทีียม/บูร์ณะฟนั มี
ป็ร์มิาณกัาร์เติม 68–69% โดยนำ�าหนักัและ 80% โดยป็ร์มิาตร์ (โดยสินันิษฐานทีี� สิว่นผสิมหลกัั/ตัวเร์ง่ป็ฏิิกิัร์ยิา 1:1) มขีนาดอนภุาคเฉลี�ย 
1.3 μm (โดยนำ�าหนักั) และมเีฉดสิตีามแนวทีางเฉดสิขีอง VITA 1

สิำาหร์บัผลติภัณฑ์์ทัี�งหมดทีี�มอีธิบิาย โป็ร์ดอ่านและทีำาความเขา้ใจคำาแนะนำาและขอ้มูล SDS ทัี�งหมดอยา่งละเอียดกั่อนใชัง้าน
รูปแบบการจััดสิง่

• กัร์ะบอกัฉีดขนาด 5 มล.
• หวัฉีด:

	⸰ หวัผสิม	อุลตร์าหเัด็นท์ี™
	⸰ หวัฉีดสิำาหร์บัชัอ่งป็ากั

ค้ำาแนะนำาใช้/้วัตัถุปุระสิงค์้ทีี่�ตั�งใจัไวั้
เพอร์ม์าฟลอ™ DC เร์ซินิคอมโพสิติ สิำาหร์บัติดฟนัเทีียม/บูร์ณะฟนั ร์ว่มกัับ พคี™ ยูนิเวอร์แ์ซิลบอนด์ ได้ร์บักัาร์ออกัแบบมาเพ่�อใหเ้กิัดกัาร์โพลี
เมอไร์เซิชันัทีางเคมขีองเร์ซินิติดฟนัเทีียม ใต้กัาร์บูร์ณะทีางอ้อมและ ทัีนตกัร์ร์มแกันร์ากัฟนั ทีี�แสิงสิามาร์ถเขา้ถึง และทีี�แสิงไมส่ิามาร์ถเขา้ถึง
ได้ สิามาร์ถบม่ด้วยกัาร์ฉายแสิงสิำาหร์บักัาร์บูร์ณะแบบใสิ เชัน่ ออนเลย ์อินเลย ์และคร์อบฟนัพอร์ซ์ิเลนได้ สิามาร์ถใชัส้ิำาหร์บักัาร์บูร์ณะโดยตร์ง
โดยเป็น็ชัั�นเร์ิ�มต้นสิำาหร์บัคอมโพสิติทีี�ยดึติดด้านหลงั และเป็น็วสัิดแุกันกั่อนกัาร์สิร์า้งคร์อบฟนั 
ข้อ้ีห้้ามใช้้

• สิำาหร์บัผู้ป็ว่ยหร์อ่ผู้ใชัที้ี�เป็น็กัังวลเร์่�องภมูแิพ ้โป็ร์ดดเูอกัสิาร์ สิาร์กั่อภมูแิพข้องผลติภัณฑ์์ทีี� ultradent.com หากัพบอากัาร์แพ ้ใหล้า้ง
บร์เิวณทีี�สิมัผัสิด้วยนำ�าสิะอาด และใหผู้้ป็ว่ยป็ร์กึัษาแพทีย์

ค้ำาเตือีนและข้อ้ีค้วัรระวังั
• เร์ซินิสิามาร์ถทีำาใหเ้กิัดอากัาร์แพไ้ด้ หลกีัเลี�ยงกัาร์สิมัผัสิเร์ซินิทีางทัีนตกัร์ร์มทีี�ยงัไมแ่ขง็ตัวกัับผิวหนังซิำ�าๆ หา้มใชักั้ับผู้ป็ว่ยทีี�มคีวามไว

ต่ออะคร์เิลต หร์อ่เร์ซินิอ่�น ๆ หากัเกิัดอากัาร์แพ ้ผิวหนังอักัเสิบหร์อ่ผ่�น ควร์ป็ร์กึัษาแพทีย์
• หากักัลน่กิันผลติภัณฑ์์เขา้ไป็ ใหด้่�มนำ�าป็ร์มิาณมากั ๆ และพบแพทีย ์หากัสิำาลกััผลติภัณฑ์์ ใหไ้ป็พบแพทียทั์ีนทีี
• ผู้ป็ว่ยและทัีนตแพทียต้์องสิวมแวน่ตาป็้องกัันทีี�มทีีี�บงัด้านขา้ง
• ใชัห้วัฉีดทีี�แนะนำาเท่ีานั�น
• หวัฉีดเป็น็แบบใชัค้ร์ั�งเดียวเท่ีานั�น
• เพ่�อหลกีัเลี�ยงกัาร์อุดตัน ใหถ้อดหวัฉีดออกัและป็ดิฝาใหมด้่วยฝาป็ดิลเูออร์ ์ลอ็ค ร์ะหวา่งกัาร์ใชัง้านแต่ละคร์ั�ง
• เป็ลี�ยนทิีศทีางแสิงไฟสิอ่งสิวา่งทีำาฟนั ร์ะหวา่งขั�นตอนกัาร์บูร์ณะเพ่�อหลกีัเลี�ยงกัาร์เกิัดโพลเีมอไร์เซิชันักั่อนกัำาหนด
• สิาร์ยดึติดทีี�กัร์ะตุ้นด้วยแสิงจะไวต่อแสิงโดยร์อบ ควร์เป็ลี�ยนฝาป็ดิลเูออร์ ์ลอ็ค หลงักัาร์ใชัง้านเพ่�อป็้องกัันกัาร์เกิัดโพลเีมอไร์เซิชันัทีี�ไม่

ต้องกัาร์ ป็ดิป็ลายหวัฉีดด้วยผ้ากั๊อซิหากัป็ลอ่ยใหโ้ดนแสิงเป็น็เวลานาน
• จดัใหม้กีัาร์แยกัตัวทีี�เหมาะสิม  
• ควร์แชัเ่ร์ซินิไวใ้นตู้เยน็เพ่�อกัาร์เก็ับร์กััษาในร์ะยะยาว เพ่�อร์กััษาอายุกัาร์ใชัง้าน

ค้ำาแนะนำาแบบเป็นข้ั�นตอีน
การเตรยีมการ - เที่ค้นคิ้การเช้ื�อีมแบบอ้ีอีม

1) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ
สิอบอีกัคร์ั�ง

2) เตร์ยีมทีำาความสิะอาด ลา้งออกัและเชัด็ใหแ้หง้ (คอนเสิสิสิสิิ™ สิคร์บัพร์อ้มแป็ร์งขดัผิวร์อบฟนั สิตาร์บ์ร์ชัั™ จะชัว่ยทีำาความสิะอาด ฆ่า่
เชั่�อ และขจดัซิเีมนต์ทีี�เหลอ่ออกั)

3) ตร์วจสิอบความพอดีของฟนัเทีียม
4) เตร์ยีมพ่�นผิวด้านในของฟนัเทีียม

ฐานโลหะ: 
1) ขดัด้วยไมโคร์เบร์ด หร์อ่พน่ทีร์ายภายในพ่�นผิวของฟนัเทีียม
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ

สิอบอีกัคร์ั�ง
3) ทีากัร์ดฟอสิฟอร์กิั (เชัน่ สิาร์กััดผิว อุลตร์า-เอ็ทีชั™์) ทีี�ผิวด้านในของฟนัเทีียมเป็น็เวลา 5 วนิาทีีเพ่�อทีำาความสิะอาด ลา้ง 5 วนิาทีี 

แลว้เชัด็ใหแ้หง้ 
เซิร์ามคิ/พอร์ซ์ิเลน :

1) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ
สิอบอีกัคร์ั�ง

2) ทีากัร์ดไฮโดร์ฟลอูอร์กิั (เชัน่ อุลตร์าเด็นท์ี™ พอร์ซ์ิเลน เอ็ทีชั)์ ทีี�พ่�นผิวด้านในของฟนัเทีียมเป็น็เวลา 90 วนิาทีี แลว้ลา้งออกั เชัด็ใหแ้หง้
3) ใชัส้ิาร์กััดผิว อุลตร์า-เอ็ทีชั™์ เป็น็เวลา 5 วนิาทีีเพ่�อขจดัเกัลอ่พอร์ซ์ิเลนและเศษต่างๆ ทีี�เกิัดจากักัาร์กััดผิวด้วยกัร์ดไฮโดร์ฟลอูอ

ร์กิั ลา้งแลว้เชัด็ใหแ้หง้
4) ทีาไซิเลน (เชัน่ อุลตร์าเด็นท์ี™ ไซิเลน) ทีี�ผิวด้านในของฟนัเทีียมเป็น็เวลา 1 นาทีี ป็ลอ่ยใหแ้หง้ แลว้วางฟนัเทีียมไว ้ไมต้่องลา้งออกั

เซิอร์โ์คเนีย :
1) หา้มกััดผิวหร์อ่ใชัส้ิาร์ไซิเลน เพร์าะจะกััดกัร์อ่นพ่�นผิวด้านในของฟนัเทีียม
2) ใชัไ้พร์เมอร์เ์ซิอร์โ์คเนียตามคำาแนะนำาของผู้ผลติ

การเตรยีมการ-กัดผิวิั
ตัวเลอ่กัเทีคนิควธิิ ีกัาร์กััดผิวด้วยตนเอง:

1) ลา้งเตร์ยีม และทิี�งไวใ้หช้ั่�น ไมต้่องเชัด็ใหแ้หง้
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ

สิอบอีกัคร์ั�ง
3) ทีางเลอ่กั - ทีา คอนเสิสิสิสิิ สิคร์บั (ในทีี�ทีี�ม)ี โดยใชัห้วัแป็ร์ง แบลค็ มนิิ™ ขดัถลูงบนบร์เิวณทีี�เตร์ยีมผิว ป็ลอ่ยใหแ้หง้เลก็ัน้อยใน

อากัาศ โดยป็ลอ่ยใหบ้ร์เิวณทีี�เตร์ยีมผิวชั่�นเลก็ัน้อย
4) ทีาไพร์เมอร์ ์พคี™ SE ด้วยหวัแป็ร์งแบลค็ มนิิ เป็น็เวลา 20 วนิาทีีเพ่�อเตร์ยีมฟนัโดยแป็ร์งอยา่งต่อเน่�องบนเน่�อฟนั หา้มขดัเคลอ่บฟนั
5) ทีำาใหบ้าง/แหง้เป็น็เวลา 3 วนิาทีีโดยใชัไ้ซิร์งิค์ ลม/นำ�า หร์อ่หวัดดูแร์งสิงูโดยตร์งเหนอ่กัาร์เตร์ยีม

ตัวเลอ่กัเทีคนิควธิิ ีโทีทีาล-เอ็ทีชั:์
1) ตร์วจสิอบสิแีละความสิมำ�าเสิมอของกัาร์ไหลของผลติภัณฑ์์กั่อนใชัโ้ดยบบีผลติภัณฑ์์ป็ร์มิาณเลก็ัน้อยลงบนแผ่นผสิมหร์อ่ผ้ากั๊อซิ ทิี�ง

ของเหลวใสิใดๆ ทีี�ถกูับบีออกัมา
2) ใชัห้วั บล ูไมโคร์™ ทีาสิาร์กััดผิว อุลตร์า-เอ็ทีชั ์ใหทั้ี�วพ่�นผิวของบร์เิวณทีี�เตร์ยีมฟนัเป็น็เวลา 20 วนิาทีี
3) ลา้งออกัใหส้ิะอาดเป็น็เวลา 5 วนิาทีีและป็ลอ่ยใหช้ั่�น
4) ทีางเลอ่กั – เพ่�อใหม้ปี็ร์ะสิทิีธิภิาพในกัาร์ต่อต้านจุลนิทีร์ยีเ์พิ�มขึ�น ใหท้ีา คอนเสิสิสิสิิ สิคร์บั (หากัม)ี ลงบนบร์เิวณทีี�เตร์ยีมโดยกัาร์

ขดัถแูลว้ป็ลอ่ยใหแ้หง้เอง
การเตรยีมตัวั-การยดึเกาะ

1) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ
สิอบอีกัคร์ั�ง

2) ทีาชัั�นกัาว พคี ยูนิเวอร์แ์ซิล บอนด์ ด้วยหวัแป็ร์ง อินสิไป็ร์าล™ แลว้แป็ร์งเบาๆ เป็น็เวลา 10 วนิาทีี
3) ทีำาใหบ้าง/แหง้เป็น็เวลา 10 วนิาทีี โดยใชัแ้ร์งดันอากัาศเต็มทีี� บร์เิวณทีี�เตร์ยีมควร์จะมคีวามเงางาม
4) บม่ด้วยแสิงเป็น็เวลา 10 วนิาทีีโดยใชัแ้สิงบม่ทีี�มคีวามเขม้ ≥ 800 mW/cm2 ในชัว่งความยาวคล่�น 385–515 นาโนเมตร์

การเตรยีมการ-ซีเีมนต์
1) กั่อนทีี�จะติดหวัฉีด ใหต้ร์วจยน่ยนัวา่มกีัาร์ไหลสิมำ�าเสิมอจากัรู์ฉีดทัี�งสิองรู์ โดยบบีสิาร์ป็ร์มิาณเลก็ัน้อยลงบนแผ่นผสิม ใชัค้วาม

ร์ะมดัร์ะวงัไมใ่หเ้กิัดกัาร์ป็นเป็้� อนขา้ม
2) ติดหวัผสิมโดยจดัเร์ยีงก้ัานฝาด้านในใหต้ร์งกัับชัอ่งกัร์ะบอกัฉีด บดิตามเขม็นาฬิิกัาเพ่�อลอ็ค
3) หากัต้องกัาร์ ใหติ้ดหวัฉีดสิำาหร์บัชัอ่งป็ากัแบบยด่หยุน่เขา้กัับหวัผสิมเพ่�อสิง่ยาเขา้ไป็ในฟนัเทีียมโดยตร์งจากักัร์ะบอกัฉีดแบบกัร์ะบอกัคู่
4) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจสิอบอีกัคร์ั�ง

การใช้ ้
1) ทีาเร์ซินิยดึ เพอร์ม์าฟลอ DC เป็น็ชัั�นบางๆ ลงบนฟนัเทีียมแลว้ใสิทั่ีนทีี ร์ะยะเวลาสิำาหร์บัทีำางาน ป็ร์ะมาณ 2 นาทีี 30 วนิาทีี.
2) เอาสิว่นทีี�เกิันออกั
3) ใชัน้ำ�ายาป็ดิกัั�น ดีอ๊อกั™ (หร์อ่กัลเีซิอร์นี) เพ่�อป็้องกัันกัาร์เกิัดกัาร์ยบัยั�งออกัซิเิจน
4) บม่ด้วยแสิงเป็น็เวลา 10 วนิาทีีโดยใชัแ้สิงบม่ทีี�มคีวามเขม้ ≥ 800 mW/cm2 ในชัว่งความยาวคล่�น 385–515 นาโนเมตร์

หมายเหต:ุ เวลาแขง็ตัวเต็มทีี�ค่อ 5–8 นาทีี
การเตรยีมตัวั – แกนและแกนกลาง

1) เจาะรู์เแกันโดยใชัจุ้กัยางและดอกัสิวา่น ยูนิคอร์™์ ขนาดทีี�เหมาะสิม
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอของสิาร์เคมทัีี�งหมดกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจ

สิอบอีกัคร์ั�ง
3) ลา้งบร์เิวณเแกันใหส้ิะอาดเป็น็เวลา 10 วนิาทีีโดยใชัอ้ะแดป็เตอร์ ์ไตร์อเวย™์ และป็ลายหวัฉีด เอนโด-อีซิ™ี ขนาด 22 ga ทีำาใหแ้หง้โดย

ใชัอ้ะแดป็เตอร์ ์ไตร์อเวย ์และป็ลาย เอนโด-อีซิ ี22 ga จากัด้านลา่งของสิว่นทีี�เตร์ยีมไวข้ึ�นไป็
4) ตร์วจสิอบวา่แกัน (เชัน่ แกัน ยูนิคอร์™์) พอดีและตัดตามความยาวทีี�ต้องกัาร์โดยใชัจ้านตัดเพชัร์ความเร์ว็สิงู 

หมายเหต:ุ คาร์ไ์บด์และหวักัร์ออาจทีำาใหเ้สิน้ใยหลดุลุย่
การเตรยีมการ – การกัดผิวิั
หมายเหต:ุ	วางและเอาสิาร์เคมอีอกั	โดยเร์ิม่จากัสิว่นลา่งของตัวเตร์ยีมไป็ด้านบนเสิมอ
เทีคนิค พคี™ SE ไพร์เมอร์:์ 

1) ต่อป็ลายหวัฉีด นาวทิิีป็™ FX 30 ga เขา้กัับกัร์ะบอกัฉีด พคี SE ไพร์เมอร์์
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจสิอบอีกัคร์ั�ง
3) ทีาบร์เิวณแกันและพ่�นทีี�เตร์ยีมร์อบฟนัเป็น็เวลา 20 วนิาทีี โดยแป็ร์งวนไป็
4) เป็า่สิว่นเกิันออกัด้วย ไตร์อเวย ์อแดป็เตอร์ ์และหวัเป็า่ เอนโด-อีซิ ีขนาด 22 ga จากัลา่งขึ�นบน

เทีคนิคกัาร์กััดผิวแบบ โทีทีาล-เอ็ทีชั:์ 
1) ต่อป็ลาย เอนโด-อีซิ ี22 ga สินีำ�าเงินเขา้กัับกัร์ะบอกัฉีดสิาร์กััดผิว อุลตร์า-เอ็ทีชั์
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจสิอบอีกัคร์ั�ง
3) เร์ิ�มทีี�ป็ลายร์อบฟนัและเติมชัอ่งวา่งร์ะหวา่งแกันร์อบฟนั ทีาบร์เิวณพ่�นทีี�เตร์ยีมร์อบฟนั กััดผิวเป็น็เวลา 20 วนิาทีี
4) ดดูสิาร์กััดผิวสิว่นเกิันออกัด้วยอะแดป็เตอร์ส์ิญุญากัาศ ลเูออร์ ์และหวัฉีดขนาด 22 ga

เทีคนิค เอนโด-อีซิี
1) ใชัอ้ะแดป็เตอร์ ์ไตร์อเวย ์และหวั เอนโด-อีซิ ีขนาด 22 ga ลา้งออกัใหส้ิะอาดและผึ�งใหแ้หง้เลก็ัน้อย โดยป็ลอ่ยใหบ้ร์เิวณแกันชั่�นเลก็ัน้อย

การเตรยีมตัวั - การยดึเกาะ
1) ต่อป็ลายหวัฉีด นาวทิิีป็ FX 30 ga เขา้กัับกัร์ะบอกัฉีดกัาวพคี ยูนิเวอร์แ์ซิลบอนด์
2) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจสิอบอีกัคร์ั�ง
3) หยด 1–2 หยดลงในบร์เิวณแกันและลงบนสิว่นทีี�เตร์ยีม จากันั�นเขยา่ใหทั้ี�วทัี�งคลองร์ากัฟนั ร์วมทัี�งสิว่นทีี�เตร์ยีมฟนัทัี�งหมดเป็น็

เวลา 10 วนิาทีี
4) กัำาจดักัาว พคี ยูนิเวอร์แ์ซิลบอนด์ สิว่นเกิันออกัใหห้มดโดยใชัอ้ะแดป็เตอร์ ์ไตร์อเวย ์และหวั เอนโด-อีซิ ีขนาด 22 ga
5) ป็ลอ่ยใหแ้หง้ในอากัาศหลงัจากัเตร์ยีมพ่�นทีี�แลว้เป็น็เวลา 10 วนิาทีีโดยใชัแ้ร์งดันอากัาศเต็มทีี�เพ่�อเจอ่จาง/แหง้โดยใชัอ้ะแดป็เตอร์ไ์ตร์อ

เวย ์และหวั เอนโด-อีซิ ี22 ga เพ่�อร์ะเหยตัวทีำาละลายทีี�เหลอ่ทัี�งหมดจากัด้านลา่งขึ�นไป็
6) บม่ด้วยแสิงลงบนบร์เิวณแกันเป็น็เวลา 20 วนิาทีีโดยใชัแ้สิงบม่ทีี�มคีวามเขม้ ≥ 800 mW/cm2 ในชัว่งความยาวคล่�น 

385–515 นาโนเมตร์
7) ใชัก้ัร์ะดาษจุดหร์อ่แกันทีี�ติดตั�งไวแ้ลว้เพ่�อตร์วจสิอบวา่พ่�นทีี�แกันไมถ่กูัป็ดิกัั�น

การเตรยีมการ - ห้ลังการฉาบซีเีมนต์และการสิรา้งแกนกลาง
1) ถอดฝาออกัจากักัร์ะบอกัฉีดเร์ซินิติดฟนัเทีียม เพอร์ม์าฟลอ DC
2) ติดหว้ผสิมลงบนกัร์ะบอกัฉีดแบบสิองกัร์ะบอกั โดยจดัใหรู้์ทัี�งสิองตร์งกััน หมุนตามเขม็นาฬิิกัาจนกัร์ะทัี�งลอ็คเขา้ทีี�
3) ติดหวัฉีดสิำาหร์บัชัอ่งป็ากัแบบยด่หยุน่เขา้กัับหวัผสิมแบบสิองกัร์ะบอกัเพ่�อสิง่ยาเขา้ไป็ในคลอง ร์ากัฟนัโดยตร์งจากักัร์ะบอกัฉีด
4) ตร์วจสิอบกัาร์ไหล สิ ีและความสิมำ�าเสิมอกั่อนทีี�จะบบีเขา้ชัอ่งป็ากั หากัพบแร์งต้าน ใหเ้ป็ลี�ยนหวัฉีดและตร์วจสิอบอีกัคร์ั�ง

การใช้ง้าน - แกนและการฉาบซีเีมนต์และการสิรา้งแกนกลาง
1) กัดออกัมาเลก็ัน้อยกั่อนนำาไป็ใสิใ่นชัอ่งแกัน
2) เสิยีบป็ลายเขา้ไป็ในชัอ่งแกันใหล้กึัทีี�สิดุ
3) ใชัแ้ร์งกัดสิมำ�าเสิมอในกัาร์ฉีดเร์ซินิติดฟนัเทีียม เพอร์ม์าฟลอ™ DC โดยเร์ิ�มจากัด้านยอดและเคล่�อนไป็ร์อบฟนั
4) ค่อยๆ ใสิแ่กัน (เชัน่ แกัน ยูนิคอร์)์ เพ่�อเคล่�อนยา้ยซิเีมนต์สิว่นเกิันออกัไป็ ร์ะยะเวลาสิำาหร์บัทีำางาน ป็ร์ะมาณ 2 นาทีี 30 วนิาทีี.
5) วางแสิงสิำาหร์บับม่ไวเ้หนอ่แกันโดยตร์งแลว้ฉายแสิงสิำาหร์บับม่เป็น็เวลา 20 วนิาทีี โดยใชัแ้สิงสิำาหร์บับม่ทีี�มคีวามเขม้ ≥ 800 mW/

cm2 ในชัว่งความยาวคล่�น 385–515 นาโนเมตร์
6) ดำาเนินกัาร์สิร์า้งชัั�นเร์ซินิติดฟนัเทีียม เพอร์ม์าฟลอ DC ร์อบแกันต่อไป็ตามความจำาเป็น็

หมายเหต:ุ บม่ด้วยแสิงเป็น็เวลา 5 วนิาทีีร์ะหวา่งชัั�นเพ่�อใหเ้ป็น็เจลและสิร์า้งแกันกัลาง บม่ร์อบแกันเป็น็คร์ั�งสิดุท้ีายป็ร์ะมาณ 40 วนิาทีี ร์ะยะ
เวลาแขง็ตัวเต็มทีี�ค่อ 5–8 นาทีี
กระบวันการ
เพ่�อหลกีัเลี�ยงกัาร์ป็นเป็้� อนขา้ม ใหเ้ชัด็กัร์ะบอกัฉีดด้วยนำ�ายาฆ่า่เชั่�อร์ะดับกัลางร์ะหวา่งกัาร์ใชัง้านและใชัป้็ลอกักัั�นแบบใชัแ้ลว้ทิี�ง หากัไมไ่ด้ใชั้
ป็ลอกักัั�น ควร์ใชัก้ัร์ะบอกัฉีดแบบใชัค้ร์ั�งเดียว
การจััดเก็บและการกำาจััด
เก็ับตามฉลากับร์ร์จุภัณฑ์์ด้านนอกั 
กัำาจดัของเสิยี ตามกัฎ แนวทีาง และขอ้บงัคับของท้ีองถิ�น
ข้อ้ีมูลเบด็เตล็ด
ร์ายงานเหตกุัาร์ณ์ร์า้ยแร์งใด ๆ ต่อผู้ผลติและหนว่ยงานทีี�มอีำานาจ
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1 . เคร์่�องหมายกัาร์ค้าของ Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Описание продукта
Пломбировочный материал /пломбировочная пластмасса PermaFlo™ DC в сочетании с Peak™ Universal 
Bond предназначен для обеспечения химической полимеризации люминесцентной смолы под непрямыми 
реставрациями и эндодонтическими штифтами, которые
доступны и недоступны для света. Это радиопрозрачный пломбировочный материал для реставрации, который 
может отверждаться на свету для создания полупрозрачных реставраций, таких как накладки, инкрустации 
и фарфоровые коронки. Он может быть использован для прямых реставраций в качестве начального слоя 
для композитов с последующей фиксацией и в качестве основного материала перед изготовлением коронки. 
Пломбировочный материал /пломбировочная пластмасса PermaFlo™ DC заполнен на 68–69 % по массе и 
на 80 % по объему (при соотношении основы и катализатора 1:1), имеет средний размер частиц 1,3 мкм (по 
массе) и растушевывается в соответствии с руководством VITA1 по оттенкам.
Перед использованием всех описанных изделий внимательно прочтите и ознакомьтесь со всеми инструкциями 
и паспортом безопасности химической продукции.
Форма(ы) поставки

• Шприц объемом 5 мл
• Насадки:

 ⸰ Смесительный наконечник Ultradent™
 ⸰ Насадка для внутриротового введения

Показания к применению/целевое назначение
Пломбировочный материал /пломбировочная пластмасса PermaFlo™ DC в сочетании с Peak™ Universal 
Bond предназначен для обеспечения химической полимеризации люминесцентной смолы под непрямыми 
реставрациями и эндодонтическими штифтами, которые доступны и недоступны для света. Может подвергаться 
светоотверждению для прозрачных реставраций, таких как накладки, инкрустации и фарфоровые коронки. Он 
может быть использован для прямых реставраций в качестве начального слоя для композитов с последующей 
фиксацией и в качестве основного материала перед изготовлением коронки. 
Противопоказания

• Пациентам и пользователям, страдающим аллергией, следует ознакомиться с документом об аллергенах 
продукта, размещенным на сайте ultradent.com. При возникновении аллергической реакции необходимо 
тщательно промыть открытые участки водой и проконсультироваться со своим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности
• Адгезивные смолы могут вызывать раздражение. Избегайте повторного контакта неотвержденного 

зубного адгезива с кожей. Не применять пациентам с известной чувствительностью к акрилатам или 
другим адгезивным смолам. При появлении аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь 
к врачу.

• При попадании продукта внутрь, выпейте большое количество воды и обратитесь к врачу. Если продукт 
попал в дыхательные пути, немедленно обратитесь к врачу.

• Пациент и стоматолог должны пользоваться защитными очками с боковыми щитками
• Используйте только рекомендуемые наконечники
• Наконечники предназначены только для одноразового использования
• Во избежание засорения между каждым использованием следует снимать наконечник и заново 

закрывать колпачками Luer Lock
• Перенаправляйте рабочий свет во время восстановительных процедур, чтобы избежать 

преждевременной полимеризации
• Связующие вещества, активируемые светом, чувствительны к окружающему освещению. После 

использования следует заменить колпачки шприца Luer Lock, чтобы предотвратить нежелательную 
полимеризацию. Накройте кончик шприца марлей, если он остается на длительное время под 
воздействием окружающего света.

• Обеспечьте надлежащую изоляцию 
• Смолы следует хранить в холодильнике для длительного хранения, чтобы продлить срок годности

Пошаговые инструкции
Подготовка — Техника склеивания непрямых протезов

1) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 
обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.

2) Возьмите чистый препарат, промойте и высушите (скраб Consepsis™ с межкоронарной щеткой 
STARbrush™ очистят, дезинфецируют и удалят остатки цемента).

3) Проверьте посадку протеза.
4) Подготовьте внутреннюю поверхность протеза.

На основе металла: 
1) Микроабразивная обработка или пескоструйная обработка внутренней поверхности протеза.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 

обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) Нанесите фосфорную кислоту (например, средство для протравливания Ultra-Etch™) на внутреннюю 

поверхность протеза на 5 секунд для очистки, промойте в течение 5 секунд, высушите. 
Керамика/фарфор:

1) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 
обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.

2) Нанесите фтористоводородную кислоту (например, средство для протравливания фарфора Ultradent™ 
Porcelain Etch) на внутреннюю поверхность протеза на 90 секунд, промойте, высушите.

3) Нанесите средство для протравливания Ultra-Etch на 5 секунд, чтобы удалить фарфоровые соли и остатки, 
образовавшиеся в результате высокочастотного травления. Промойте и высушите.

4) Нанесите силан (например, Ultradent™ Silane) на внутреннюю поверхность протеза на 1 минуту, 
высушите и отложите протез в сторону. Не смывайте.

Диоксид циркония:
1) Не травите и не используйте силан, не проводите истирание воздухом внутренней поверхности протеза.
2) Нанесите циркониевую грунтовку в соответствии с инструкциями производителя.

Подготовка — Травление
Вариант техники самотравления:

1) Промойте препарат и оставьте влажным.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 

обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) ДОПОЛНИТЕЛЬНО — Нанесите Consepsis Scrub (если доступно) с помощью насадки-кисти Black 

Mini™ на заготовку скрабирующими движениями и слегка подсушите на воздухе, оставляя заготовку 
слегка влажной.

4) Нанесите грунтовку Peak™ SE с помощью насадки-кисти Black Mini на 20 секунд для препарирования зуба, 
непрерывно перемешивая дентин. Не трите эмаль.

5) Разбавьте/высушите в течение 3 секунд с помощью воздушно-водяного шприца или всасывающего 
устройства большого объема непосредственно на препарат.

Вариант техники тотального травления:
1) Перед нанесением проверьте цвет и консистенцию продукта, выдавив небольшое количество на тампон 

для замешивания или марлю. Удалите любую прозрачную жидкость, которая выделилась.
2) Нанесите средство для протравливания Ultra-Etch с помощью наконечника Blue Micro™ на все 

поверхности для препарирования зубов на 20 секунд.
3) Тщательно промойте в течение 5 секунд и оставьте влажным.
4) ДОПОЛНИТЕЛЬНО – Для получения дополнительного антимикробного эффекта нанесите Consepsis Scrub 

(если доступно) на препарат скрабирующими движениями и высушите на воздухе.
Подготовка — Скрепление

1) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 
обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.

2) Нанесите тонкий слой универсального адгезива Peak Universal Bond с помощью насадки-кисти Inspiral™ и 
аккуратно перемешивайте в течение 10 секунд.

3) Разбавьте/высушите в течение 10 секунд, используя максимальное давление воздуха. Заготовка должна 
казаться блестящей.

4) Проведите светоотверждение в течение 10 секунд с использованием отверждающего света 
интенсивностью ≥ 800 мВт/см2 в диапазоне длин волн 385–515 нм.

Подготовка — Цемент
1) Перед прикреплением наконечника убедитесь в равномерности потока из обоих отверстий шприца, 

выдавив небольшое количество на бумагу для замешивания. Соблюдайте осторожность, чтобы не 
допустить перекрестного заражения.

2) Прикрепите смесительный наконечник, совместив внутренние стержни колпачка с отверстиями шприца. 
Поверните его по часовой стрелке для фиксации.

3) При желании прикрепите гибкую насадку для внутриротового введения к насадке для смешивания для 
введения непосредственно внутрь протеза из двухствольного шприца.

4) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении 
сопротивления замените насадку и повторите проверку.

Использование 
1) Немедленно нанесите тонкий слой люминисцентной смолы PermaFlo DC на протез и посадочное место. 

Время полимеризации составляет примерно 2 минуты 30 секунд.
2) Удалите излишки.
3) Нанесите барьерный раствор DeOx™ (или глицерин), чтобы предотвратить образование 

кислородного барьера.
4) Проведите светоотверждение по краям в течение 10 секунд с использованием отверждающего света 

интенсивностью ≥ 800 мВт/см2 в диапазоне длин волн 385–515 нм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время установки составляет 5–8 минут.
Подготовка — Штифт и ядро

1) Просверлите штифт, используя резиновый упор и сверло UniCore™ соответствующего размера.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию всех препаратов. При 

обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) Тщательно промойте место для штифта в течение 10 секунд с помощью адаптера TriAway™ и наконечника 

Endo-Eze™ 22ga. Высушите с помощью переходника TriAway и наконечника Endo-Eze 22ga снизу вверх.
4) Проверьте посадку штифта (штифт UniCore™ Post) и отрежьте его до нужной длины с помощью 

высокоскоростного алмазного диска. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Твердосплавные и рабочие боры могут привести к истиранию волокон.
Подготовка — Травление
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда размещайте и удаляйте химикаты снизу вверх в препарате.
Технология грунтовки Peak™ SE: 

1) Присоедините наконечник NaviTip™ FX 30ga к шприцу с грунтовкой Peak SE.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении 

сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) Нанесите на место для штифта и препарат коронки на 20 секунд, тщательно перемешивая.
4) Удалите излишки с помощью переходника TriAway и наконечника Endo-Eze 22 ga, двигаясь снизу вверх.

Техника тотального травления: 
1) Присоедините синий наконечник Endo-Eze 22 ga к шприцу для протравливания Ultra-Etch.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении 

сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) Начните с верхушки и заполните пространство между штифтами по коронке. Нанесите на препарат 

коронки. Протравите в течение 20 секунд.
4) Отсосите излишки травителя с помощью вакуумного адаптера Luer и наконечника 22 ga.

Техника Endo-Eze
1) Используя переходник TriAway и наконечник Endo-Eze 22 ga, тщательно промойте и слегка просушите на 

воздухе, оставляя место для штифта слегка влажным.
Подготовка — Скрепление

1) Прикрепите наконечник NaviTip FX 30 ga к шприцу с адгезивом Peak Universal Bond.
2) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении 

сопротивления замените насадку и повторите проверку.
3) Нанесите 1–2 капли в межзубное пространство и на препарат, а затем перемешайте по всей длине 

канала, включая весь препарат зуба, в течение 10 секунд.
4) Тщательно удалите излишки адгезива Peak Universal Bond с помощью переходника TriAway и наконечника 

Endo-Eze 22 ga.
5) Высушите на воздухе место для штифта и препарат в течение 10 секунд, используя полное давление 

воздуха для разбавления / сушки с помощью переходника TriAway и наконечника Endo-Eze 22 ga, чтобы 
выпарить остатки растворителя снизу вверх.

6) Проведите светоотверждение под местом для штифта в течение 20 секунд с использованием 
отверждающего света интенсивностью ≥ 800 мВт/см2 в диапазоне длин волн 385–515 нм.

7) Используйте бумажный штифт или ранее установленный штифт, чтобы убедиться, что место для штифта 
не заблокировано.

Подготовка — Цементирование штифта и наращивание ядра
1) Снимите колпачок со шприца с люминесцентной смолой PermaFlo DC.
2) Поместите наконечник для смешивания на шприц с двойным цилиндром, расположив его так, чтобы оба 

отверстия совпадали. Проверните по часовой стрелке до фиксации.
3) Прикрепите гибкий наконечник для внутриротового введения к двухствольному смесительному 

наконечнику для введения непосредственно в канал из шприца.
4) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении 

сопротивления замените насадку и повторите проверку.
Использование — Цементирование штифта и наращивание ядра

1) Выдавите небольшое количество перед размещением на месте для штифта.
2) Вставьте наконечник в отверстие для штифта на всю глубину.
3) Используя равномерное давление, наносите люминисцентную смолу PermaFlo DC, начиная с верхушки 

и двигаясь по коронке.
4) Вставляйте штифт (например, штифт UniCore) медленно, удаляя излишки цемента. Время полимеризации 

составляет примерно 2 минуты 30 секунд.
5) Поместите отверждающий свет непосредственно над штифтом и отверждайте в течение 20 секунд 

с использованием отверждающего света интенсивностью ≥ 800 мВт/см2 в диапазоне длин волн 
385–515 нм.

6) Продолжайте наносить слои люминисцентной смолы PermaFlo DC вокруг штфта по мере необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отверждайте легкими движениями в течение 5 секунд между слоями до формирования ядра. 
Произведите финальную обработку ядра в течение 40 секунд. Время установки составляет 5–8 минут
Обработка
Во избежание перекрестного загрязнения протирайте шприц дезинфицирующим средством среднего уровня 
между использованиями и используйте одноразовый защитный чехол. Если не используется защитный чехол, 
шприц считается одноразовым.
Хранение и утилизация
Храните в соответствии с указаниями на этикетке, расположенной на внешней упаковке. 
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, руководящими принципами и предписаниями.
Прочая информация
Сообщите о любом серьезном инциденте производителю и компетентному органу.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1 . Торговая марка Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

产品描述
PermaFlo™ DC 复合粘接/修复树脂与 Peak™ 通用粘接剂配合使用，旨在对间接修复体和根管桩下
的粘接树脂进行化学聚合，无论固化光是否有够照射到均可。它是一种不透射线的复合粘接/修复树
脂，这种材料用于半透明修复体（即高嵌体、嵌体和瓷冠）时可被光固化。该材料可用于直接修复体，
作为后牙粘接复合材料的初层，也可在制作牙冠前用作核材料。PermaFlo™ DC 复合粘接/修复树脂
的重量填充率为 68-69%，体积填充率为 80%（假设基料/催化剂混合物为 1:1），平均粒径为 1.3 μm（
按重量计算），并根据 VITA 1色板进行着色。

对于所有描述的产品，请在使用前仔细阅读并理解所有说明和 SDS 信息。
输送形式

• 5 ml 注射器
• 输送头：

 ⸰ Ultradent™ 混合输送头
 ⸰ 口内输送头

使用说明
PermaFlo™ DC 复合粘接/修复树脂与 Peak™ 通用粘接剂配合使用，旨在为间接修复体和根管桩下
的粘接树脂提供化学聚合，无论无论固化光是否能够照射到。这种材料用于半透明修复体（即高嵌
体、嵌体和瓷冠）时可被光固化。该材料可用于直接修复体，作为后牙粘接复合材料的初层，也可在
制作牙冠前用作核材料。
禁忌症

• 对于有过敏问题的患者或用户，请参阅 ultradent.com 上提供的产品过敏原文件。如果观察到
过敏反应，用大量清水冲洗暴露的区域，请与您的牙科医生联系。

警告和注意事项
• 树脂可能会致敏。避免未固化的牙科树脂与皮肤反复接触。请勿用于已知对甲基丙烯酸酯或其

他树脂敏感的患者。如果出现过敏反应、皮炎或皮疹，请咨询医生。
• 若不慎摄入本品，应饮用大量水并与医生联系。如果误吸入本品，请立即就医。
• 患者和牙科专业人员必须佩戴带有侧护罩的防护眼镜
• 应使用推荐的输送头
• 输送头为一次性使用产品
• 为避免堵塞，每次使用后请取下输送头并用鲁尔锁盖重新盖上。
• 在修复治疗过程中重新调整手术灯的位置，以避免过早聚合。
• 光激活型粘合剂对环境光敏感。使用后应更换注射器鲁尔锁盖，以防止不必要的聚合。如果注射

器针头长时间暴露在环境光下，请用纱布覆盖。
• 建立充分隔离
• 树脂应冷藏以便长期储存并保持保质期

分步说明
预备 - 间接粘合技术

1) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更
换输送头并重新检查。

2) 清洁预备体、冲洗并干燥（使用 STARbrush™ 冠间刷和 Consepsis™ Scrub 可清洁、消毒并去
除残留水门汀）。

3) 验证修复体的适配性。
4) 预备修复体体的内表面。

金属基：
1) 对修复体的内表面进行微磨砂处理或喷砂处理。
2) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更

换输送头并重新检查。
3) 将磷酸（如 Ultra-Etch™ 酸蚀剂）涂抹在假体的内表面 5 秒钟进行清洁，然后冲洗 5 秒钟，晾干。

陶瓷/瓷：
1) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更

换输送头并重新检查。
2) 将氢氟酸（如 Ultradent™ 陶瓷酸蚀剂）涂抹在瓷修复体内表面，持续 90 秒，然后冲洗并晾干。
3) 涂抹 Ultra-Etch 酸蚀剂，持续 5 秒钟，去除氢氟酸酸蚀形成的瓷盐和碎片。冲洗并干燥。
4) 将硅烷（例如 Ultradent™ 硅烷偶联剂）涂抹在瓷修复体的内表面，持续 1 分钟，干燥后将瓷修

复体放在一边。不要冲洗。
氧化锆：

1) 不要酸蚀或使用硅烷，而检查修复体的内表面进行喷砂处理。
2) 按照制造商的说明涂抹氧化锆底层涂料。

预处理 - 酸蚀
自酸蚀技术选项：

1) 冲洗预处理区并保持湿润。
2) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更

换输送头并重新检查。
3) 可选 - 使用黑色 Mini™ 刷头将 Consepsis Scrub（如有）涂抹在预备体上，以擦洗的方式进行，然

后轻轻风干，使预备体保持微湿。
4) 使用黑色 Mini 刷头将 Peak™ SE 底漆用力涂抹在本体本质上，持续 20 秒。不要涂抹在牙

釉质上。
5) 使用水/气喷枪或强吸头直接在预备体上吹薄/干燥 3 秒钟。

全酸蚀技术选项：
1) 在应用之前，先将少量产品挤到混合垫或纱布上，检查产品流动的颜色和一致性。丢弃挤出

的任何透明液体。
2) 使用蓝色 Micro™ 输送头将 Ultra-Etch 酸蚀剂涂抹于牙齿预备体所有表面，持续20秒。
3) 彻底冲洗 5 秒钟并保持湿润。
4) 可选——为了增强抗菌效果，使用 Consepsis Scrub（如有）擦洗预备体，然后风干。

预备 - 粘接
1) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更

换输送头并重新检查。
2) 使用 Inspiral™ 刷头涂抹一层 Peak Universal Bond 粘合剂，然后轻轻搅拌 10 秒钟。
3) 使用全压气流吹薄/干燥 10 秒。预备体应呈现光泽。
4) 使用强度 ≥ 800 mW/cm2、波长范围为 385–515 nm 的固化光进行光固化 10 秒。

预备 - 水门汀
1) 在连接输送头之前，将少量产品挤出到混合垫上，检查双筒注射器的出液量是否均匀。小心操

作，避免交叉污染。
2) 安装混合输送头，确保使内部盖杆与注射器孔对齐。顺时针旋转进行锁定。
3) 如果需要，可将挠性口内输送头连接至混合输送头，以便从双筒注射器直接输送到修复体内部。
4) 在口内挤出之前检查流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更换输送头并重新检查。

操作
1) 在修复体上涂抹一层薄薄的 PermaFlo DC 粘接树脂并立即就位。工作时间约为 2 分 30 秒。
2) 除去多余的材料。
3) 使用 DeOx™ 屏障溶液（或甘油）来防止氧抑制的形成。
4) 使用强度 ≥ 800 mW/cm2、波长范围为 385–515 nm 的固化光对边缘进行光固化 10 秒。

注意：自固化时间为 5-8 分钟。
预备 - 桩核

1) 使用橡胶塞和适当尺寸的 UniCore™ 钻头来钻桩孔。
2) 在将材料应用于口腔前，请检查所有化学物质的流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更

换输送头并重新检查。
3) 使用 TriAway™ Adapter 和 Endo-Eze™ 22 号输送头彻底冲洗桩道 10 秒钟。使用 TriAway 

Adapter 器和 Endo-Eze 22号输送头从预备体底部向上进行干燥。
4) 检查桩（例如 UniCore™ 桩）的适配性，并使用高速金刚石砂轮切割至所需长度。

注意：硬质合金和手术钻头可能会损伤纤维桩。
预备 - 酸蚀
注意：始终从预备体的底部到顶部放置和移除化学品。
Peak™ SE 底漆技术：

1) 将 NaviTip™ FX 30 号输送头连接至 Peak SE 底漆注射器。
2) 在口内挤出之前检查流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更换输送头并重新检查。
3) 使用搅拌动作将其涂在桩道和牙冠预备体上，持续 20 秒。
4) 使用 TriAway Adapter 和 Endo-Eze 22 号输送头从下往上吹掉多余的材料。

全酸蚀技术：
1) 将蓝色 Endo-Eze 22 号输送头连接至 Ultra-Etch 酸蚀剂注射器。
2) 在口内挤出之前检查流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更换输送头并重新检查。
3) 从根尖开始，向冠部填充桩道。将其涂抹到冠部预备体。酸蚀 20 秒。
4) 使用 Luer  Vacuum Adapter负吸头和 22号输送头吸走多余的酸蚀剂。

End-Eze 技术
1) 使用 TriAway Adapter 和 Endo-Eze 22 号输送头，彻底冲洗并轻轻风干，使桩道略微潮湿。

预备 - 粘接
1) 将 NaviTip FX 30 号输送头安装到 Peak Universal Bond 粘合剂注射器上。
2) 在口内挤出之前检查流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更换输送头并重新检查。
3) 将 1-2 滴滴到桩道里和预备体表面上，然后沿着整个根管长度（包括整个牙齿预备体）搅动，

持续 10 秒钟。
4) 使用 TriAway 适配器和 Endo-Eze 22 号输送头彻底清除多余的 Peak Universal Bond 粘合剂。
5) 使用全气压吹干桩道和预备体 10 秒钟，使用 TriAway Adapter 和 Endo-Eze 22 号输送头进行

吹薄/干燥，以从底部往上蒸发任何剩余的溶剂。
6) 使用强度 ≥ 800 mW/cm2、波长范围为 385–515 nm 的固化灯对桩道进行光固化 20 秒。
7) 使用吸潮纸尖或之前适配的桩来验证桩道没有被堵塞。

预备 - 桩粘接和核构建
1) 取下 PermaFlo DC 粘接树脂注射器的盖子。
2) 将混合输送头安装到双筒注射器上，使两个端口对齐。顺时针旋转直至锁定到位。
3) 将挠性口内输送头连接至双筒混合输送头，以便从注射器直接输送到根管中。
4) 在口内挤出之前检查流动性、颜色和一致性。如果遇到阻力，请更换输送头并重新检查。

使用 - 桩粘接和核构建
1) 挤出少量后再放入桩道。
2) 将输送头插入桩道直至全深。
3) 使用均匀压力输送 PermaFlo DC 粘接树脂，从根尖开始向冠部移动。
4) 慢慢插入桩（例如 UniCore 桩），挤出多余的水门汀。工作时间约为 2 分 30 秒。
5) 将强度 ≥ 800 mW/cm2、波长范围为 385–515 nm 的固化灯置于桩正上方，光固化 20 秒。
6) 根据需要继续在桩周围构建 PermaFlo DC 粘接树脂层。
7) 注意：每个增量层需固化 5 秒钟。对桩核进行 40 秒的最终固化。自固化时间为 5-8 分钟。

处理
为了避免交叉污染，请在使用之间用中级消毒剂擦拭注射器，并使用一次性隔离套。如果未使用隔离
套，则注射器应作为一次性使用处理。
贮存和处置
按外包装标签规定存放。
根据当地的规则、准则和法规处理废物。
其他信息
向制造商和主管当局报告任何严重事件。
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

1.Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 的商标

Ürün Açıklaması
PermaFlo™ DC Kompozit Simantasyon/Restoratif Reçine, Peak™ Universal Bond ile birlikte, dolaylı restorasyonlar ve 
ışık erişimi mümkün olmayan ya da erişilebilir endodontik postlar altında 
kimyasal polimerizasyon sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, onley, inley ve porselen kron gibi yarı saydam 
restorasyonlarda ışıkla kürlenebilen, radyopak bir kompozit simantasyon/restoratif reçinedir. Direkt restorasyonlar 
için, posterior bağlı kompozitler için bir başlangıç tabakası olarak ve kuron imalatından önce bir çekirdek materyal 
olarak kullanılabilir. PermaFlo™ DC Kompozit Yapıştırma/Restoratif Reçine, ağırlıkça %68-69 ve hacimce %80 oranında 
doldurulur (1:1 baz/katalizör karışımı varsayılarak), ortalama partikül boyutu 1,3 μm'dir (ağırlıkça) ve VITA1 gölge 
kılavuzuna göre gölgelendirilir.
Açıklanan tüm ürünler için, kullanım öncesinde tüm talimatları ve SDS (Güvenlik Bilgi Formları) üzerinde yer alan 
bilgilerini dikkatlice okuyun ve anlayın.
İletim Seçenekleri

• 5 ml Şırınga
• Teslimat Uçları:

 ⸰ Ultradent™ Karıştırma Ucu
 ⸰ Ağız İçi Ucu

Kullanım Endikasyonları/Kullanım Amacı
PermaFlo™ DC Kompozit Simantasyon/Restoratif Reçine, Peak™ Universal Bond ile birlikte, dolaylı restorasyonlar ve 
ışık erişimi mümkün olmayan ya da erişilebilir endodontik postlar altında kimyasal polimerizasyon sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Onley, inley ve porselen kron gibi şeffaf restorasyonlarda ışıkla kürlenebilir. Direkt restorasyonlar 
için, posterior bağlı kompozitler için bir başlangıç tabakası olarak ve kuron imalatından önce bir çekirdek materyal 
olarak kullanılabilir. 
Kontrendikasyonlar

• Alerji endişeleri olan hastalar veya kullanıcılar için, ultradent.com'de bulunan ürün alerjeni belgesine 
bakın. Alerjik reaksiyon gözlenirse, maruz kalan bölgeyi suyla iyice durulayın ve hastanın doktoruna 
danışmasını sağlayın.

Uyarılar ve Önlemler
• Reçineler hassaslaştırıcı olabilir. Kürlenmemiş diş reçinesinin deri ile tekrar tekrar temasından kaçının. 

Akrilatlara veya diğer rezinlere duyarlılığı bilinen hastalarda kullanmayın. Alerjik reaksiyon, dermatit veya 
kızarıklık gelişirse, bir doktora danışın.

• Ürün yutulursa, çok miktarda su için ve bir doktora başvurun. Ürün solunursa, derhal tıbbi yardım alın.
• Hasta ve diş hekimleri yan siperlikleri olan koruyucu gözlükler takmalıdır
• Yalnızca önerilen şırınga uçlarını kullanın
• Şırınga uçları yalnızca tek kullanımlıktır
• Tıkanmayı önlemek için, her kullanım sonrasında ucu çıkarın ve Luer Lock Caps ile yeniden kapatın
• Erken polimerizasyonu önlemek için restoratif prosedürler sırasında operatör ışığını yeniden yönlendirin
• Işıkla aktive olan bağlayıcı maddeler ortam ışığına duyarlıdır. İstenmeyen polimerizasyonu önlemek için, 

Şırınga Luer Lock kapakları kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Uzun süre ortam ışığına maruz kalırsa şırınga 
ucunu gazlı bezle örtün.

• Yeterli izolasyonu sağladığınızdan emin olun 
• Raf ömrünü korumak ve uzun süreli depolama için reçineler soğutulmalıdır

Adım Adım Talimatlar
Hazırlık - İndirekt Yapıştırma Tekniği

1) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 
değiştirin ve tekrar kontrol edin.

2) Preparasyonu temizleyin, durulayın ve kurulayın (temizlemek, dezenfekte etmek ve artık sementi çıkarmak için 
STARbrush™ interkoronal fırça ile Consepsis Scrub kullanılır).

3) Protez uyumunu doğrulayın.
4) Protezin iç yüzeyini hazırlayın.

Metal Esaslı: 
1) Protezin iç yüzeyine mikroabrad veya kumlama yapılır.
2) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 

değiştirin ve tekrar kontrol edin.
3) Temizlemek için protezin iç yüzeyine 5 saniye boyunca fosforik asit (Ultra-Etch etchant™ vb.) uygulayın, 5 saniye 

durulayın, kurulayın. 
Seramik/porselen:

1) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 
değiştirin ve tekrar kontrol edin.

2) Protezin iç yüzeyine 90 saniye boyunca hidroflorik asit (Ultradent™ Porselen Etch vb.) uygulayın, durulayın, 
kurulayın.

3) HF aşındırma ile oluşan porselen tuzlarını ve kalıntıları temizlemek için 5 saniye boyunca Ultra-Etch etchant 
uygulayın. Durulayın ve kurulayın.

4) Protezin iç yüzeyine 1 dakika süreyle silan (Ultradent™ Silan vb.) uygulayın, kurulayın ve protezi bir kenara 
koyun. Durulamayın.

Zirkon:
1) Protezin iç yüzeyini aşındırmayın, silan kullanmayın ya da hava ile aşındırmayın.
2) Üretici talimatlarına göre bir zirkon astarı uygulayın.

Hazırlık- Aşındırma
Kendi Kendine Aşındırma Tekniği Seçeneği:

1) Durulayın, hazırlayın ve nemli bırakın.
2) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 

değiştirin ve tekrar kontrol edin.
3) OPSİYONEL - Siyah Mini™ Fırça Ucu ile Consepsis Scrub'ı (varsa) ovma hareketiyle hazırlığa uygulayın ve 

hazırlığı hafifçe havayla kurutun, hafif nemli bırakın.
4) Siyah Mini Fırça Uçlu Peak™ SE astarı, dentin üzerinde sürekli çalkalama yaparak diş hazırlığına 20 saniye 

boyunca uygulayın. Mineyi ovalamayın.
5) Hava/su şırıngasını kullanarak veya yüksek hacimli emişi doğrudan preparasyonun üzerine yerleştirerek 3 

saniye boyunca inceltin / kurutun.
Total-Etch Tekniği Seçeneği:

1) Uygulamadan önce bir karıştırma pedi veya gazlı bez üzerine küçük bir miktar deneyerek ürün akışının rengini 
ve tutarlılığını doğrulayın. Çıkan tüm berrak sıvıyı atın.

2) Mavi Mikro™ Uç ile Ultra-Etchant'ı diş hazırlığının tüm yüzeylerine 20 saniye boyunca uygulayın.
3) 5 saniye boyunca iyice durulayın ve nemli bırakın.
4) OPSİYONEL – Ek antimikrobiyal etki için, Consepsis Scrub'ı (varsa) ovma hareketiyle hazırlığa uygulayın ve 

havayla kurutun.
Hazırlık - Bond

1) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 
değiştirin ve tekrar kontrol edin.

2) Inspiral™ Fırça Ucu ile bir su birikintisi katı Peak Universal Bond yapıştırıcı uygulayın ve 10 saniye boyunca 
hafifçe çalkalayın.

3) Tam hava basıncı kullanarak 10 saniye ince/kuru. Hazırlık parlak görünmelidir.
4) 385–515 nm dalga boyu bölgesinde ≥ 800 mW/cm2 yoğunluğa sahip bir kürleme ışığı kullanılarak 10 saniye 

boyunca ışıkla sertleşir.
Hazırlık - Çimento

1) Ucu takmadan önce, bir karıştırma pedine küçük bir miktar ifade ederek her iki şırınga deliğinden düzgün akışı 
doğrulayın. Çapraz kontaminasyon yapmamaya dikkat edin.

2) İç kapak saplarını şırınga delikleriyle hizalayarak karıştırma ucunu takın. Kilitlemek için saat yönünde çevirin.
3) İstenirse, çift namlulu şırıngadan doğrudan protezin iç kısmına vermek için esnek Ağız İçi Ucu karıştırma 

ucuna takın.
4) İntraoral olarak aktarmadan önce akışı, rengi ve kıvamı kontrol edin. Dirençle karşılaşılırsa ucu değiştirin ve 

tekrar kontrol edin.
Kullanım 

1) Proteze ve oturtmaya ince bir tabaka halinde PermaFlo DC yapıştırma reçinesi sürün. Çalışma süresi yaklaşık 
2 dakika 30 saniyedir.

2) Fazlalığı giderin.
3) Oksijen inhibisyonu oluşumunu önlemek için DeOx™ bariyer solüsyonu (veya gliserin) uygulayın.
4) 385-515 nm dalga boyu bölgesinde ≥ 800 mW/cm2 yoğunluğa sahip bir kürleme ışığı kullanarak 10 saniye 

boyunca ışıkla sertleşme marjları.
NOT: Ayarlanan süre 5-8 dakikadır.
Hazırlık - Post ve Core

1) Lastik durdurucu ve uygun boyutta UniCore™ Matkap kullanarak direk deliği delin.
2) Ağız içi aktarımdan önce tüm kimyasalların akışını, rengini ve tutarlılığını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu 

değiştirin ve tekrar kontrol edin.
3) TriAway™ Adaptör ve Endo-Eze™ 22 ga İpucu kullanarak direk boşluğunu 10 saniye boyunca iyice durulayın. 

TriAway Adaptör ve Endo-Eze 22 ga Uç ile preparatın altından yukarıya doğru kurulayın.
4) Direğin (UniCore™ Direk gibi) oturduğunu doğrulayın ve yüksek hızlı bir elmas disk kullanarak istenen 

uzunlukta kesin. 
NOT: Karbür ve operatif frezler lifleri yıpratabilir.
Hazırlık – Aşındırma
NOT: Kimyasalları her zaman müstahzarın altından üstüne doğru yerleştirin ve çıkarın.
Peak™ SE Astar Tekniği: 

1) Peak SE astar şırıngasına bir NaviTip™ FX 30 ga ucu takın.
2) İntraoral olarak aktarmadan önce akışı, rengi ve kıvamı kontrol edin. Dirençle karşılaşılırsa ucu değiştirin ve 

tekrar kontrol edin.
3) Çalkalama hareketi kullanarak 20 saniye boyunca post alanına ve koronal preparasyona uygulayın.
4) TriAway Adaptör ve Endo-Eze 22 ga Uç ile fazlalığı aşağıdan yukarıya doğru üfleyin.

Total-Etch Tekniği: 
1) Ultra-Etch aşındırıcı şırıngaya mavi bir Endo-Eze 22 ga Ucu takın.
2) İntraoral olarak aktarmadan önce akışı, rengi ve kıvamı kontrol edin. Dirençle karşılaşılırsa ucu değiştirin ve 

tekrar kontrol edin.
3) Apikal olarak başlayın ve post boşluğunu koronal olarak doldurun. Koronal preparasyona uygulayın. 20 

saniye aşındırın.
4) Luer Vakum Adaptörü ve 22 ga uç ile fazla aşındırıcıyı emdirin.

Endo-Eze Tekniği
1) TriAway Adaptörünü ve Endo-Eze 22 ga Ucunu kullanarak iyice durulayın ve hafifçe havayla kurutun, direk 

boşluğunu hafifçe bırakın.amp.
Hazırlık - Bağ

1) Peak Universal Bond yapışkan şırıngaya bir NaviTip FX 30 ga ucu takın.
2) İntraoral olarak aktarmadan önce akışı, rengi ve kıvamı kontrol edin. Dirençle karşılaşılırsa ucu değiştirin ve 

tekrar kontrol edin.
3) 1-2 damla post boşluğuna ve preparatın üzerine yerleştirin ve ardından tüm diş preparatı da dahil olmak üzere 

kanalın tamamını 10 saniye boyunca çalkalayın.
4) TriAway Adaptörünü ve Endo-Eze 22 ga Ucunu kullanarak fazla Peak Universal Bond yapıştırıcısını iyice çıkarın.
5) Kalan solventi aşağıdan yukarıya buharlaştırmak için TriAway Adaptör ve Endo-Eze 22 ga Uç ile inceltmek/

kurutmak için tam hava basıncı kullanarak 10 saniye boyunca havayla kurutun ve hazırlayın.
6) Işık, 385-515 nm dalga boyu bölgesinde ≥ 800 mW/cm2 yoğunluğa sahip bir kürleme ışığı kullanarak direk 

boşluğunu 20 saniye boyunca sertleştirir.
7) Gönderi alanının engellenmediğini doğrulamak için kağıt noktası veya önceden takılmış gönderi kullanın.

Hazırlık - Simantasyon sonrası ve çekirdek oluşumu
1) PermaFlo DC yapıştırma reçine şırıngasının kapağını çıkarın.
2) İki portu hizalayan çift namlulu şırınganın üzerine bir karıştırma ucu yerleştirin. Yerine kilitlenene kadar saat 

yönünde çevirin.
3) Esnek Ağız İçi Ucu, şırıngadan doğrudan kanala iletmek için çift namlulu karıştırma ucuna takın.
4) İntraoral olarak aktarmadan önce akışı, rengi ve kıvamı kontrol edin. Dirençle karşılaşılırsa ucu değiştirin ve 

tekrar kontrol edin.
Kullanım - Post ve sementasyon ve çekirdek oluşumu

1) Gönderi alanına yerleştirmeden önce küçük bir miktar ifade edin.
2) Ucu direk boşluğuna tam derinlikte yerleştirin.
3) Eşit basınç kullanarak, apikal olarak başlayan ve koronal olarak hareket eden PermaFlo DC yapıştırma 

reçinesi sağlar.
4) Fazla çimentonun yerini alacak şekilde bir direk (UniCore Post gibi) yavaşça yerleştirin. Çalışma süresi yaklaşık 

2 dakika 30 saniyedir.
5) Kürleme ışığını doğrudan direğin üzerine yerleştirin ve 385–515 nm dalga boyu bölgesinde ≥ 800 mW/cm2 

yoğunluğa sahip bir kürleme ışığı kullanarak 20 saniye ışık kürleyin.
6) Gerektiğinde direğin etrafına PermaFlo DC yapıştırma reçinesi katmanları oluşturmaya devam edin.

NOT: Jelleşmek ve çekirdek oluşturmak için katmanlar arasında 5 saniye boyunca ışıkla sertleştirin. 40 saniye boyunca 
çekirdek üzerinde son bir kür yapın. Ayarlanan süre 5-8 dakikadır
İşleme
Çapraz kontaminasyonu önlemek için, şırıngayı kullanım sonrasında orta seviye bir dezenfektan ile silin ve tek 
kullanımlık bir bariyer kılıf kullanın. Bir bariyer kılıf kullanılmazsa, şırınga tek kullanımlık olarak değerlendirilmelidir.
Depolama ve İmha
Dış ambalaj etiketine göre saklayın. 
Atıkları yerel kurallara, yönergelere ve yönetmeliklere göre imha edin.
Çeşitli Bilgiler
Oluşabilecek tüm ciddi olayları üreticiye ve yetkili makamlara bildirin.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.'nun ticari markasıdır.

商品説明
PermaFlo™ DC コンポジット合着/修復用樹脂とPeak™ ユニバーサルボンドは、間接修復物や歯内ポ
ストの下にある合着用樹脂の化学重合を行うように設計されています。
は光にアクセスできるものとできないものがあります。この樹脂は、半透明の修復物（オンレー、
インレー、ポーセレンクラウンなど）を光硬化させることができる、放射線不透過性のコンポジッ
ト合着/修復用樹脂です。後面接着型コンポジット樹脂の初期層として、またクラウン製作前の
コア材として、直接修復に使用できます。PermaFlo™ DC コンポジット合着/修復用樹脂は、重量
で68～69%、体積で80%充填されており（ベースと触媒の混合比を1:1と仮定）、平均粒子径は
1.3μm（重量比）、VITA1シェードガイドに基づく遮光性を有しています。

記載されているすべての製品について、すべての使用方法およびSDS情報をよくお読みになって把握
した上でご使用ください。
納品形態

• 5mlシリンジ
• 配送上の注意：

 ⸰ Ultradent™ ミキシングチップ
 ⸰ 口腔内チップ

用途/使用目的
PermaFlo™ DCコンポジット合着/修復用樹脂とPeak™ユニバーサルボンドを併用することで、光の
当たる場所や当たらない場所にある間接修復物や歯内ポストの下にある合着用樹脂を化学重合さ
せることができます。透明な修復物、すなわちオンレー、インレー、ポーセレンクラウンには光硬化が
可能です。後面接着型コンポジット樹脂の初期層として、またクラウン製作前のコア材として、直接修
復に使用できます。
禁忌

• アレルギーの心配がある患者または使用者は、ultradent.comで入手可能な製品アレルゲンに
関する文書を参照してください。アレルギー反応が見られた場合は、暴露部分を水で十分に洗い
流し、医師に相談させてください。

警告と注意事項
• 樹脂は感作性があります。未硬化の歯科用樹脂を皮膚に繰り返し接触させないでください。アク

リレートや他の樹脂に過敏であることが分かっている患者には使用しないでください。アレルギー
反応、皮膚炎、発疹が生じた場合は、医師にご相談ください。

• 本製品を摂取した場合、大量の水を飲み、医師にご相談ください。本製品を吸引した場合、直ちに
医師の処置を受けてください。

• 患者および歯科医療従事者は、サイドシールド付きの保護眼鏡を着用しなければならない。
• 推奨チップのみを使用すること
• チップは1回のみ使用可能
• 目詰まりを防ぐため、使用毎にチップを取り外し、ルアーロックキャップで再度栓をしてください。
• 修復処置中に手術室の光を再照射し、早期の重合を防ぎます。
• 光活性ボンディング剤は環境光に敏感です。シリンジのルアーロックキャップは、不要な重合を

防ぐため、使用後は交換してください。長時間外光にさらされる場合は、シリンジの先端をガー
ゼで覆ってください。

• 適切な隔離の確立
• 樹脂の保存期間を保つため、長期保存の場合は冷蔵保存が必要です。

手順ごとの説明
準備- 間接接着法

1) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、
チップを交換し、再確認します。

2) プレパラートの洗浄、すすぎ、乾燥（STARbrush™ インターコロナールブラシを使用した
Consepsis™ スクラブにより、洗浄、消毒、残留セメントの除去が可能です）。

3) 補綴物の適合を確認します。
4) 補綴物の内面を整えます。

金属ベース：
1) 補綴物の内面をマイクロアブラストまたはサンドブラストします。
2) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、

チップを交換し、再確認します。
3) リン酸（Ultra-Etch™エッチング液など）を補綴物の内面に5秒間塗布して洗浄し、5秒間すすい

で乾燥させます。
セラミック/ポーセレン：

1) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、
チップを交換し、再確認します。

2) フッ化水素酸（Ultradent™ Porcelain Etchなど）を補綴物の内面に90秒間塗布し、すすいで
乾燥させます。

3) Ultra-Etchエッチャントを5秒間塗布し、高周波エッチングによって形成されたポーセレンの塩分
や破片を除去します。すすいで乾かします。

4) 補綴物の内面にシラン（Ultradent™ シランなど）を1分間塗布し、乾燥させ、補綴物を脇に置きま
す。すすぎはしないでください。

ジルコニア：
1) 補綴物の内面をエッチングしたり、シランを使用したり、空気で磨いたりしないでください。
2) ジルコニアプライマーをメーカーの指示に従って塗布してください。

準備-エッチング
セルフエッチ技法オプション：

1) 下準備をすすぎ、湿った状態にします。
2) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、

チップを交換し、再確認します。
3) オプション-コンセプシススクラブ（利用可能な場合）をBlack Mini™ ブラシの先端でプレパレーシ

ョンに擦りつけるように塗布し、プレパラートが少し湿っている状態で軽く自然乾燥させます。
4) Peak™ SE プライマーをブラックミニブラシチップで 20 秒間、プレパラートを連続的に攪拌しなが

ら歯に塗布します。エナメル質をこすらないでください。
5) エア/ウォーターシリンジまたは大量吸引を使用して、プレパラートの上から直接3秒間薄め／

乾かします。
トータルエッチ技術オプション：

1) 塗布する前に、ミキシングパッドやガーゼに少量含ませ、製品の色と粘度を確認してください。透
明な液体はすべて捨ててください。

2) ブルーマイクロ™ チップを使ってウルトラエッチエッチング液を20秒間、歯面プレパラート全体
に塗布します。

3) 5秒間十分にすすぎ、湿った状態にします。
4) オプション-抗菌効果をさらに高めるには、コンセプシススクラブ（利用可能な場合）をプレパラー

ト擦り込むように塗布し、自然乾燥させてください。
準備-接合

1) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、
チップを交換し、再確認します。

2) Inspiral™ブラシチップでPeak Universal Bond接着剤をパドルコートし、10秒間軽く攪拌します。
3) 空気圧を最大にして10秒間乾燥させます。プレパラートには光沢が必要です。
4) 385～515 nmの波長領域で、800 mW/cm2以上の強度の硬化ライトを使用して10秒間光硬

化させます。
準備 - セメント

1) チップを取り付ける前に、ミキシングパッドに少量ずつ滴下し、両方のシリンジのオリフィスから均
一なフローが得られることを確認してください。交差汚染に注意してください。

2) キャップのステムをシリンジのオリフィスに合わせ、ミキシングチップを取り付けます。時計回り
に回してロックします。

3) 必要であれば、フレキシブルな口腔内チップをミキシングチップに取り付け、デュアルバレルシリン
ジから直接補綴物の内部に供給します。

4) 経口投与する前に、流れ、色、一貫性を確認する。抵抗がある場合は、チップを交換し、再確認
します。

使用
1) 補綴物にPermaFlo DC合着用樹脂を薄く塗布し、すぐに装着します。作業時間は約2分30秒。
2) 余分なものを取り除きます。
3) DeOx™ バリア溶液（またはグリセリン）を塗布し、 酸素阻害の形成を防ぎます。
4) 385～515nmの波長領域で800mW/cm2以上の強度の硬化灯を使用して、マージンを10秒間

光硬化させます。
注：セット時間は5～8分。
準備 - ポストとコア

1) ラバーストップと適切なサイズのUniCore™ ド リルを使用して、支柱の穴を開けます。
2) 経口投与の前に、すべての化学物質の流れ、色、一貫性を確認してください。抵抗がある場合は、

チップを交換し、再確認します。
3) TriAway™アダプターとEndo-Eze™ 22gaチップを使用して、ポストスペースを10秒間十分にすす

ぎます。TriAway アダプターと Endo-Eze 22 ga チップを使用して、最大空気圧で薄めて乾燥さ
せ、残っている溶剤を下から蒸発させ、ポストスペースとプレパラートを10秒間空気乾燥させます。

4) ポスト（UniCore™ ポストなど）が適合していることを確認し、高速ダイヤモンドディスクを使用し
て希望の長さに切断します。

注意：カーバイドや手術用バーを使用すると繊維がほつれる場合があります。
準備 - エッチング
注意：化学薬品は必ず、プレパラートの下から上に向かって配置し、取り除いてください。

5) Peak™ SE プライマーテクニック：
1) NaviTip™ FX 30gaチップをPeak SEプライマーシリンジに取り付けます。
2) 経口投与する前に、流れ、色、一貫性を確認する。抵抗がある場合は、チップを交換し、再確認

します。
3) ポストスペースと冠状面プレパラートに、攪拌しながら20秒間塗布します。
4) TriAwayアダプターとEndo-Eze 22gaチップを使って、余分な部分を下から上に吹き出します。

トータルエッチテクニック：
1) 青色のEndo-Eze 22ga チップをウルトラエッチングエッチャントシリンジに取り付けます。
2) 経口投与する前に、流れ、色、一貫性を確認する。抵抗がある場合は、チップを交換し、再確認

します。
3) 骨端側から始めて、冠状にポストスペースを埋めます。冠状面プレパラートに適用。20秒間エ

ッチング。
4) ルアーバキュームアダプターと22gaチップで余分なエッチャントを吸引します。

エンドイーズテクニック
1) TriAwayアダプターとEndo-Eze 22gaチップを使用して、十分にすすぎ、軽く自然乾燥させます。

準備 - 接合
1) NaviTip FX 30gaチップをPeak Universal Bond接着剤シリンジに取り付けます。
2) 経口投与する前に、流れ、色、一貫性を確認する。抵抗がある場合は、チップを交換し、再確認

します。
3) ポストスペースとプレパラートに1～2滴垂らし、プレパラート全体を含む管路内を10秒間撹

拌します。
4) TriAwayアダプターとEndo-Eze 22gaチップを使用して、余分なPeak Universal Bond接着剤

を完全に除去します。
5) TriAwayアダプターとEndo-Eze 22gaチップを使用し、空気圧を最大にして10秒間乾燥させ、残っ

た溶剤を下から上に蒸発させます。
6) 385～515 nmの波長領域で、800 mW/cm2 以上の強度の硬化灯を使用して、ポストスペースを

20秒間光硬化させます。
7) ポストのスペースが塞がれていないことを確認するために、ペーパーポイントまたは以前に取り

付けたポストを使用してください。
準備 - セメンテーション後とコアの築造

1) PermaFlo DC合着用樹脂シリンジからキャップを外します。
2) デュアルバレルシリンジにミキシングチップを装着し、2つのポートを並べます。所定の位置にロッ

クされるまで時計回りにねじってください。
3) フレキシブル口腔内チップをデュアルバレルミキシングチップに装着し、シリンジから直接管腔

内に注入します。
4) 経口投与する前に、流れ、色、一貫性を確認する。抵抗がある場合は、チップを交換し、再確認

します。
用途 - ポストセメンテーションコアビルドアップ

1) ポストスペースに入れる前に少量ずつ出してください。
2) 先端をポストの隙間に奥まで差し込みます。
3) PermaFlo DC合着用樹脂を均一な圧力で、歯根端から歯冠方向に注入します。
4) ポスト（UniCore Postなど）をゆっくりと挿入し、余分なセメントを取り除きます。作業時間は

約2分30秒。
5) ポストの真上に硬化用ライトを置き、385～515 nmの波長領域で800 mW/cm2以上の強度の硬

化用ライトを使用して20秒間光硬化させます。
6) 必要に応じて、ポストの周囲にPermaFlo DC 合着用樹脂の層を作り続けます。

注意：層と層の間に5秒間光硬化させ、ゲル化させてコアを形成します。コアの最終硬化を40秒間行
います。セット時間は5～8分
処理
二次汚染を避けるため、シリンジの使用後は中水準消毒剤で拭き、使い捨てのバリアスリーブを使用し
てください。バリアスリーブを使用しない場合、シリンジは使い捨てとして使用してください。
保管と廃棄
外箱のラベルに従って保管してください。
廃棄物は、該当地域の規則、ガイドライン、規制に従って処分してください。
その他の情報
重大な事故が発生した場合は、メーカーおよび所轄官庁に報告してください。
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

1.Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.の商標。

PermaFlo™ DC
Dual-Cure コンポジット合着/修復用樹脂

PermaFlo™ DC
Çift Kür Kompozit Simantasyon/Restoratif Reçine 

PermaFlo™ DC
双固化复合粘接/修复树脂

PermaFlo™ DC
Пломбировочный материал двойного отверждения / Пломбировочная пластмасса 

เพอีรม์าฟลอี™ DC
เร์ซินิคอมโพสิติแบบสิองสิว่นผสิม สิำาหร์บัติดฟนัเทีียม/บูร์ณะฟนั PermaFlo™ DC

�ة  ا�ئ�ي المعال�ج �ج ال�ةرم�يم�ي المرك�ج �ث�ن /الرا�ة�ن �ج ال�ةرم�يم�ي الرا�ة�ن

وصف المنتج

لمر�ة الك�يم�يا�ئ�ي�ة  �ير ال�ج �ةرا�ك مع Peak™ Universal Bond ل�ةو�ن /ال�ةرم�يم�ي المرك�ج PermaFlo™ DC �جالا�ث �ج ال�ةرم�يم�ي �ةم �ةصم�يم الرا�ة�ن
�ي�ة ال�ة�ي ر�ة والائعمد�ة الل�ج ا�ث �ير الم�ج �ج ال�ةرم�يم�ي �ة��ة ال�ةرم�يما�ة عن للرا�ة�ن

وء  �ة� �جالصن عاع�يًا �يمك�ن معال�ج �ير مع�ةم �إ�ث /�ةرم�يم�ي عن �ج مرك�ج ار�ة ع�ن را�ة�ن وء �إل�يها. هو ع�ج �يمك�ن الوصول �إل�يها ولا �يمك�ن وصول الصن
�ة  �ة �ئول�ي�ة للمواد المرك�ج �ة ر�ة كط�ج ا�ث دام� لل�ةرم�يما�ة الم�ج . �يمك�ن ا��ة�ن �ي�ة رن�ن ا�ن ال�ن ، وال�ة�ي�ج ، وال�ةطع�يما�ة طا�نا�ة ، �ئ�ي ال�ج �ة ا�ن �ن لل�ةرم�يما�ة ال�ث

�ن و 80٪  /ال�ةرم�يم�ي م�ن PermaFlo™ DC هو ٪69-68 مملوء �جالورن �ج المرك�ج . الرا�ة�ن �يع ال�ةا�ج �جل �ةص�ن �ي�ة وكماد�ة �ئ�ا��ي�ة �ة ل�ن �ة ال�ن المل�ةص�ة
�ة  )، و�ةم �ة�د�يد در�ج �ن ��يما�ة 1.3 م�يكروم�ةر (�جالورن م ال�ج لعن م�ةو�ط ��ج �ة 1:1)، و�ي�ج ��ج رن �ج�ن /الم��ن اعد�ة �ي�ج ال�ة �ةرا�ن مرن م (�جا�ن مملوء �جال��ج

.VITA1 ا�ة اءً عل� دل�يل الدر�ج �ن لو�ن� �ج

. �ة ا�ة الموصو�ن �ة�ج دام �ئ�ي م�ن الم�ن �جل ا��ة�ن ا�ي�ة �ة �ة وع�ن �يا�نا�ة ال�لام�ة �جد�ة �ة �ج م�يع ال�ةعل�يما�ة ومعلوما�ة ور�ة هم �ج راء�ة و�ن � �ة �ير�ج
شكل (أشكال) العبوة

�ة 5 مل•  �ن ��ة
�نصا�ئ� ال�ةوص�يل:• 

 ⸰™Ultradent لط طر�ن �ن
م⸰  طر�ن دا�نل ال�ن

دواعي الاستعمال/الغرض المقصود

�ج  لمر�ة الك�يم�يا�ئ�ي�ة للرا�ة�ن �ير ال�ج ال�ةرنام�ن مع Peak™ Universal Bond ل�ةو�ن /ال�ةرم�يم�ي المرك�ج PermaFlo™ DC �ج �ج ال�ةرم�يم�ي �ةم �ةصم�يم الرا�ة�ن
وء  �ةها �جالصن وء �إل�يها. �يمك�ن معال�ج �ي�ة ال�ة�ي �يمك�ن الوصول �إل�يها ولا �يمك�ن وصول الصن ر�ة والائعمد�ة الل�ج ا�ث �ير الم�ج ال�ةرم�يم�ي �ة��ة ال�ةرم�يما�ة عن

ر�ة  ا�ث دام� لل�ةرم�يما�ة الم�ج . �يمك�ن ا��ة�ن �ي�ة رن�ن ا�ن ال�ن ، وال�ة�ي�ج ل�ي�ة وا�ة الدا�ن ، وال��ث �ة وا�ة المل�ةص�ة ، �ئ�ي ال��ث �ة ا�ن �ن ل ال�ةرم�يما�ة ال�ث م�ن �ئ�ج
 . �يع ال�ةا�ج �جل �ةص�ن �ي�ة وكماد�ة �ئ�ا��ي�ة �ة ل�ن �ة ال�ن �ة المل�ةص�ة �ة �ئول�ي�ة للمواد المرك�ج �ة كط�ج

موانع الاستعمال

 • ، �ة�ج ا�ة ال��ا��ي�ة ال�نا� �جالم�ن �ج د م��ج ، �ير�ج� الر�جوع �إل� م��ة�ن �ي�ن �يعا�نو�ن م�ن ال��ا��ي�ة دم�ي�ن الدن � �ئو الم��ة�ن �ة للمرصن ��ج �جال�ن
�ة �ج�يدًا �جالماء واطل�ج  و�ن �ة المك�ث ط�ة �ل الم�ن ، اعن عل �ة����ي �ي �ال�ة �دو�ث رد �ن ر عل� المو�ةع www.ultradent.com. و�ن والم�ةو�ن

� ال�نا�. �ي�ج ار�ة ط�ج م�ن المر�ي�ن ا��ة�ث
التحذيرات والاحتياطات

دم� عل� •  �ير المعال�ج مع ال�جلد. لا �ة��ة�ن ا�ن عن �ج الائ��ن �ج ال�ةلامس الم�ةكرر لرا�ة�ن . �ة�ج�ن �ة لل��ا��ي�ة �ج �جا�ة م��ج �يمك�ن �ئ�ن �ةكو�ن الرا�ة�ن
 � عل �ة����ي �ئو ال�ةها�ج �جلد �ئو ط�ن �ي �ال�ة �دو�ث رد �ن ر�. �ن �جا�ة الائ�ن �ة للائكر�يلا�ة �ئو الرا�ة�ن �ي�ن لد�يهم ��ا��ي�ة معرو�ن � الدن المرصن

. �ي�ج ر الط�ج ، ا��ة�ث �جلد�ي
 •. ور�ي�ة �ي�ة ال�ن ا�ي�ة الط�ج اطل�ج الع�ن ، �ن �ة�ج ا�ة الم�ن �ث ا �ةم ا��ة�ن . �إدن �ي�ج ر الط�ج �ير�ة م�ن الماء وا��ة�ث ر�ج كم�يا�ة ك�ج ، ا�ث �ة�ج �ةلاع الم�ن �ي �ال�ة ا�ج �ن
 •. �ي�ة �ج �يا�ة �جا�ن ا�ة وا�ة �ي�ة دن ارا�ة وا�ة ا�ن ار�ةداء �نطن �ةصاص�ي ط�ج الائ��ن � وا�ن �ي�ج�ج عل� المرصن
�ةط•  �يع الموص� �جها �ن دم �ئطرا�ن ال�ةورن ا��ة�ن
�ةط•  دم مر�ة وا�د�ة �ن �يع �ة��ة�ن �ئطرا�ن ال�ةورن
دام•  �ي�ن كل ا��ة�ن ل Luer �ج ط�ي�ة �ة�ن �ئعن لا�ة� �ج �يع و�إعن ال�ة طر�ن ال�ةورن �إرن �ج الا�ن�داد، �ةم �ج ل�ة�ج�ن
كر�ة•  لمر�ة الم�ج �ج ال�ج �جراءا�ة ال�ةرم�يم�ي�ة ل�ة�ج�ن اء الاإ �يل �ئ�ث�ن عن وء ال�ة�ث �إعاد�ة �ةو�ج�ي� صن �ةم �ج
�ير •  لمر�ة عن ع ال�ج دام لم�ن �ة �جعد الا��ة�ن �ن ل الم��ة ط�ي�ة �ة�ن دال �ئعن وء الم��يط. �ي�ج�ج ا��ة�ج وء ��ا��ة للصن ط�ة �جالصن �ث عوامل الر�جط الم�ن

. �ةرا�ة طو�يل�ة وء الم��يط ل�ن �ة للصن ا �ةرك�ة معرصن ا�ث �إدن �ة �جال�ث �ن ط�ي�ة طر�ن الم��ة �ةعن �يها. �ةم �ج و�ج �ن المرعن
�ي�ة •  ل�ة كا�ن اء عرن �إ�ن�ث �ةم �ج
�ي•  �ةراصن ا�ن عل� العمر الا�ن ها عل� المد� الطو�يل لل��ن �ي�ن رن �جا�ة ل�ة�ن ر�يد الرا�ة�ن �ي�ج�ج �ة�ج

التعليمات خطوة بخطوة

التحضير - تقنية الربط غير المباشر

، ا��ة�جدل الطر�ن ) 1 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة
. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج

�ي�ن ) 2 طن �ة�ن ا�ة STARbrush™ intercoronal �ج ر�ث دام �ن ر Consepsis™ Scrub �جا��ة�ن � (�ي�ةوم م�ة�ث �ن � و�ج�ن ط�ن ر وا�ث �ي�ن الم��ة�صن طن �ة�ن �ةم �ج
ال�ة�). �ي و�ةطه�ير� و�إرن �ة �ة الم�ة�ج الائ�م�ن

د�يل.) 3 �ة م�ن ملاءم�ة �ةطع ال�ة�ج �ة��ة
4 (. اع�ي�ة ل�ي للائطرا�ن الاصط�ن �ير ال�ط� الدا�ن �ةم �ج�ة�صن

 : �ئ�ا�� معد�ن�ي
1 (. اع�ي �ن الرمل�ي دا�نل �ط� الطر�ن الاصط�ن �ن �ة �ئو ال�ن �ي�ة ر�ة الد�ة �ن الص�ن
، ا��ة�جدل الطر�ن ) 2 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة

. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج
3 ( � ط�ن �، وا�ث �ي�ن طن ٍ ل�ة�ن اع�ي لمد�ة 5 �ثوا�ن ل�ي للطر�ن الاصط�ن ور�ي�ك (م�ثل Ultra - Etch™ etchant) عل� ال�ط� الدا�ن و��ن ع �م�ن ال�ن صن

 .� �ن ، و�ج�ن ٍ لمد�ة 5 �ثوا�ن
: ور�ل�ي�ن ال��يرام�ي�ك/ال�ج

، ا��ة�جدل الطر�ن ) 1 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة
. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج

2 ( ، اع�ي لمد�ة 90 �ثا�ن�ي�ة ل�ي للطر�ن الاصط�ن لور�ي�ك (م�ثل Ultradent™ Porcelain Etch) عل� ال�ط� الدا�ن ع �م�ن اله�يدرو�ن صن
.� �ن � و�ج�ن ط�ن وا�ث

3 ( .HF ـ �ةسث �ج ور�ل�ي�ن وال�طام الم�ةكو�ن �جوا�ط�ة عمل�ي�ة ال�ن ال�ة �ئملا� ال�ج رن ٍ لاإ دم ماد�ة Ultra-Etch etchant لمد�ة 5 �ثوا�ن ا��ة�ن
.� �ن � و�ج�ن ط�ن ا�ث

ع ) 4 �، �ثم صن �ن �ة وا�د�ة، �ثم �ج�ن �ي�ة اع�ي لمد�ة د�ة ل�ي للطر�ن الاصط�ن ع ماد�ة ال��يلا�ن (م�ثل Ultradent™ Silane) عل� ال�ط� الدا�ن صن
. ط�ن اً. لا �ة�ث �ج اع�ي �جا�ن الطر�ن الاصط�ن

ركو�ن�يا: رن
اع�ي�ة �جالهواء.) 1 ل�ي للائطرا�ن الاصط�ن ، �جل �ةم �ج���ة ال�ط� الدا�ن دام ماد�ة ال��يلا�ن ر �ئو ا��ة�ن لا �ة�ةم �ج��ن
2 (. ع�ة رك�ة المص�ن ا ل�ةعل�يما�ة ال�ث �ةً ركو�ن�يا و�ن ع �جرا�يمر الرن صن
3 (

التحضير - النقش

4 (: ا�ة�ي �ةسث الدن �ي�ة ال�ن �ن �يار �ة�ة �ن
ًا.) 1 � وا�ةرك� رط�ج ط�ن ا�ث
، ا��ة�جدل الطر�ن ) 2 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة

. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج
ر�ك �ثم ) 3 ر �ج�رك�ة �ن ا�ة Black Mini™ عل� الم��ة�صن ر�ث دام طر�ن �ن ل�ك م�ةا�اً) �جا��ة�ن ر Consepsis (��ي�ثما كا�ن دن ع م�ة�ث �ة�يار�ي - صن ا�ن

ل�يلاً. ًا �ة ر رط�ج �ة مع �ةر�ك الم��ة�صن �ي الهواء �جر�ن � �ن �ن �ج�ن
4 ( . ا�ن مع ال�ة�ر�ي�ك الم��ةمر عل� العا�ج �ي�ة عل� الائ��ن �ير�ة ال�وداء لمد�ة 20 �ثا�ن ا�ة الصعن ر�ث دام ر�ئ� ال�ن ع �جرا�يمر Peak™ SE �جا��ة�ن صن

ا. ر�ك الم�ي�ن لا �ة�ن
ر.) 5 و�ة الم��ة�صن ر�ة �ن ا�ث ط العال�ي م�ج �ن �ة الهواء/الماء �ئو �جهارن ال�ث �ن دام م��ة ٍ �جا��ة�ن � لمد�ة 3 �ثوا�ن �ي�ن �/�ة�ج�ن �ي�ن �ن �ة�ن �ةم �ج

:Total-Etch ي�ة� �ن �يار �ة�ة �ن
. �ة�نل� م�ن �ئ�ي �ا�ئل ) 1 ا�ث لط �ئو �ث �ير�ة عل� و�اد�ة �ن ع كم�ي�ة صعن ع� ع�ن طر�ي�ة وصن �جل وصن �ة�ج �ة �ة الم�ن �ة م�ن لو�ن وا�ة�ا�ة �ةد�ن �ة��ة

ع�. ا�ن �ي�ةم وصن �ن �ث
2 (. �ي�ة ا�ن لمد�ة 20 �ثا�ن �ير الائ��ن دام Blue Micro™ Tip عل� �جم�يع �ئ�ط� �ة�صن ع ماد�ة Ultra-Etch etchant �جا��ة�ن �ةم �جوصن
ًا.) 3 ٍ وا�ةرك� رط�ج ط�ن �ج�يدًا لمد�ة 5 �ثوا�ن ا�ث
ر�ك �ثم ا�ةرك� ) 4 ر �ج�رك�ة �ن ر Consepsis (�إ�ن و�جد) عل� الم��ة�صن ع م�ة�ث ، صن اد للم�يكرو�جا�ة �ي مصن ا�ن �ة�يار�ي – لل�صول عل� �ة�ئ�ث�ير �إصن ا�ن

�ي الهواء. �ي�ج�ن �ن
التحضير - الربط

، ا��ة�جدل الطر�ن ) 1 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة
. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج

2 (. ٍ ا�ة Inspiral™ و�ركها �جلط�ن لمد�ة 10 �ثوا�ن ر�ث دام طر�ن ال�ن �ة م�ن ماد�ة Peak Universal Bond �جا��ة�ن �ي�ة �ة ر�ة �ة ع�ي ط�ج صن
ر لامعًا.) 3 دو الم��ة�صن ط الهواء الكامل. �ي�ج�ج �ئ�ن �ي�ج عن دام صن �ي�ن لمد�ة 10 �ثوا�ن �جا��ة�ن /ال�ة�ج�ن �ي�ن �ن ال�ة�ن �ةم �ج
�ة الطول المو�ج�ي ) 4 ط�ة �ي م�ن /�م 2 �ن �ة ≤ 800 م�ي�جاوا�ة وء المعال�ج�ة �جك�ثا�ن دام صن وء لمد�ة 10 �ثوا�ن �جا��ة�ن المعال�ج�ة �جالصن

385–515 �نا�نوم�ةر.
التحضير - الملاط

ر ) 1 لط. �ةو�ن ال�دن �ير�ة عل� و�اد�ة ال�ن رد كم�ي�ة صعن �ة ع�ن طر�ي�ة �ن �ن �ة��ة�ي الم��ة م م�ن �ن �ةطن �ة الم�ن �ة م�ن ال�ةد�ن ، �ة��ة ا�ة الطر�ن �جل �إر�ن �ة
. م�ن �دو�ث �ةلو�ث

ل.) 2 �ن ار�ج ال�اع�ة لل�ة �ي ا�ة�جا� ع�ة . �ةم �جالل�ن �ن �ة �ن �ة�ا�ة الم��ة ل�ي مع �ن طاء الدا�ن ا�ن العن ا�ة ��ي�ة �يع ع�ن طر�ي�ة م�ادن �ةم �ج�ةوص�يل طر�ن ال�ةورن
اع�ي ) 3 ل�ي م�ن الطر�ن الاصط�ن ء الدا�ن ر�ة �إل� ال�جرن ا�ث �يع ل�ةوص�يل� م�ج م �جطر�ن ال�ةورن ل�ك، �ةم �ج�ةوص�يل الطر�ن المر�ن دا�نل ال�ن �ي دن �ة �ن �ج ا رعن �إدن

. ا�ئ�ي�ة الما�ور�ة �ة �ث�ن �ن م�ن الم��ة
4 (. �ة ، ا��ة�جدل الطر�ن و�ئعد ال�ة�جر�ج اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن ع دا�نل ال�ن �جل الوصن �ة واللو�ن والا�ة�ا�ة �ة �ة�ئكد م�ن ال�ةد�ن

الاستخدام 

1 (. �ي�ة �ة�ي�ن و 30 �ثا�ن �ي�ة ور. و�ة�ة العمل �وال�ي د�ة اع�ي والم�ةعد عل� ال�ن �ي الطر�ن الاصط�ن �ج PermaFlo DC �ن �ة م�ن را�ة�ن �ي�ة �ة ر�ة �ة ع ط�ج �ةم �جوصن
2 (. ا�ئد�ة ال�ة المواد الرن �إرن �ةم �ج
3 (. �يط الائك��ج�ي�ن ع �ةكو�ي�ن �ة�ث�ج ) لم�ن ع م�لول DeOx™ ال�ا�جرن (�ئو ال�جل�ر�ي�ن صن
�ة الطول المو�ج�ي ) 4 ط�ة �ي م�ن د�ة ≤ 800 ملل�ي وا�/�م2 �ن وء معال�ج�ة �ج�ث دام صن ٍ �جا��ة�ن وء لمد�ة 10 �ثوا�ن �ةم �جمعال�ج�ة ال�وا�ن �جالصن

515-385 �نا�نوم�ةر.
5 (. ا�ئ�ة : الو�ة�ة الم�دد هو 5–8 د�ة �ة ملا�طن

التحضير - الوتاد واللب

1 (. ا��ج ا�ج UniCore™ �ج��جم م�ن دام مصد مطاط�ي وم�ث�ة ر�ة الو�ةاد �جا��ة�ن �ث�ة�ج ��ن �ةم �ج
، ا��ة�جدل الطر�ن ) 2 اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن �ي ال�ن دام �ن �جل الا��ة�ن �ة ولو�ن وا�ة�ا�ة �جم�يع المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة �ة �ة م�ن �ةد�ن �ة��ة

. �ة و�ئعد ال�ة�جر�ج
3 ( TriAway دام م�ول �ن �جا��ة�ن دام م�ول TriAway™ وطر�ن Endo - Eze™ 22 ga. �ج�ن ٍ �جا��ة�ن ط�ن مكا�ن الو�ةاد �ج�يدًا لمد�ة 10 �ثوا�ن ا�ث

ر لائعل�. ل الم��ة�صن وطر�ن Endo - Eze 22 ga م�ن �ئ��ن
4 ( . دام �ةر� ما��ي عال�ي ال�رع�ة �يل الم�ثال و�ةاد UniCore™) و�ةطع� �إل� الطول المطلو�ج �جا��ة�ن �ة م�ن ملاءم�ة الو�ةاد (عل� ��ج �ة��ة

. را��ي�ة �إل� �ة�آكل الائل�يا�ن دام الكر�ج�يد والم�ثا�ة�ج ال�ج د�ي ا��ة�ن : �ةد �يوئ �ة مل�وطن
التحضير – الحفر

ر �إل� الائعل�. ل الم��ة�صن لها م�ن �ئ��ن ع دا�ئمًا المواد الك�يم�يا�ئ�ي�ة و�ئرن : صن �ة ملا�طن
 :Peak™ SE ي�ة الطلاء ال�ةمه�يد�ي� �ن �ة�ة

1 (. �ة Peak SE ال�ةمه�يد�ي�ة �ن �ةم �ج�ةوص�يل ر�ئ� NaviTip™ FX 30 ga �إل� م��ة
2 (. �ة ، ا��ة�جدل الطر�ن و�ئعد ال�ة�جر�ج اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن ع دا�نل ال�ن �جل الوصن �ة واللو�ن والا�ة�ا�ة �ة �ة�ئكد م�ن ال�ةد�ن
3 (. �ي�ة دام �رك�ة �ة�ر�يصن �ي�ة �جا��ة�ن ر ال�ةا�ج�ي لمد�ة 20 �ثا�ن ع� مكا�ن الو�ةاد والم��ة�صن صن
ل �إل� الائعل�.) 4 دام م�ول TriAway و Endo - Eze 22 ga Tip، م�ن الائ��ن ا�ئد�ة �جا��ة�ن �ن الرن ا�ن�ن

ر الكامل:  �ي�ة ال��ن �ن �ة�ة
1 (.Ultra-Etch ة ماد�ة� �ن �ي ��ة ر�ة �ن �ةرك�ي�ج طر�ن Endo-Eze م�ةا� 22 �جاللو�ن الائرن �ةم �ج
2 (. �ة ، ا��ة�جدل الطر�ن و�ئعد ال�ة�جر�ج اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن ع دا�نل ال�ن �جل الوصن �ة واللو�ن والا�ة�ا�ة �ة �ة�ئكد م�ن ال�ةد�ن
3 (. �ي�ة ر لمد�ة 20 �ثا�ن . �ةم �جال��ن ر ال�ةا�ج�ي ع� عل� الم��ة�صن . �ةم �جوصن كل �ةا�ج�ي م�ة واملائ مكا�ن الو�ةاد �ج�ث ا�جد�ئ م�ن ال�ة
راعن Luer وطر�ن م�ةا� 22.) 4 دام م�ول ال�ن ا�ئد�ة �جا��ة�ن ط الماد�ة الرن �ن �ةم �ج�ث

Endo - Eze ي�ة� �ن �ة�ة
ل�يلاً.) 1 ل�يلاً، مع �ةر�ك مكا�ن الو�ةاد رط�ج �ة �ي الهواء �ة � �ن �ن ط�ن �ج�يدًا �ثم �ج�ن دام م�ول TriAway وطر�ن Endo-Eze م�ةا� 22، ا�ث �جا��ة�ن

التحضير - الربط

1 (.Peak Universal Bond ة اللاص�ة� �ن �ي ��ة �ةرك�ي�ج طر�ن NaviTip FX م�ةا� 30 �ن �ةم �ج
2 (. �ة ، ا��ة�جدل الطر�ن و�ئعد ال�ة�جر�ج اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن ع دا�نل ال�ن �جل الوصن �ة واللو�ن والا�ة�ا�ة �ة �ة�ئكد م�ن ال�ةد�ن
�ي �جالكامل، ) 3 ر ال��ن ل�ك الم��ة�صن �ي دن ا�ة �جالكامل، �جما �ن �ن ر، �ثم �ةم �ج�ة�ر�ي�ك طول ال�ة �ي مكا�ن الو�ةاد وعل� الم��ة�صن ع 2-1 �ةطر�ة �ن صن

. ٍ لمد�ة 10 �ثوا�ن
دام م�ول TriAway وطر�ن Endo-Eze م�ةا� 22.) 4 ا�ئد�ة �ةمامًا �جا��ة�ن �ة Peak Universal Bond الرن ال�ة الماد�ة اللاص�ة �إرن �ةم �ج
دام م�ول ) 5 ها �جا��ة�ن �ي�ن ها/�ة�ج�ن �ي�ن �ن ط الهواء الكامل ل�ة�ن عن دام صن ٍ �جا��ة�ن �ير لمد�ة 10 �ثوا�ن �ي�ن مكا�ن الو�ةاد �جالهواء وال�ة�صن �ةم �ج�ة�ج�ن

ل �إل� الائعل�. �ي م�ن الائ��ن �ة �ي�ج م�ة�ج �ير �ئ�ي مدن �ن TriAway وطر�ن Endo-Eze م�ةا� 22 ل�ة�ج
�ة الطول ) 6 ط�ة �ي م�ن د�ة ≤ 800 ملل�ي وا� / �م 2 �ن وء معال�ج�ة �ج�ث دام صن �ي�ة �جا��ة�ن ل مكا�ن الو�ةاد لمد�ة 20 �ثا�ن وء �ئ��ن �ةم �جمعال�ج�ة الصن

المو�ج�ي 515-385 �نا�نوم�ةر.
�ة م�ن عدم ا�ن�داد مكا�ن الو�ةاد.) 7 ا لل�ة��ة �ةً � م��ج �ي�ة �ئو عمودًا �ةم �ةرك�ي�ج ط�ة ور�ة دم �ن�ة ا��ة�ن

التحضير - إعداد أسمنت الوتاد واللب

1 (.PermaFlo DC ج المرنل�ة� �ة الرا�ة�ن �ن طاء م�ن م��ة ال�ة العن �إرن �ةم �ج
ار�ج ال�اع�ة ��ة� ) 2 �ي ا�ة�جا� ع�ة . �ةم �جالل�ن �ن �ي�ن دن �ن ا�ة الم�ن �ة المرندو�ج�ة �ج��ي�ث �ي�ةم م�ادن ا�ة الائ�طوا�ن �ة دن �ن لط عل� الم��ة ع طر�ن ال�ن صن

�ي مكا�ن�. �ي�ة� �ن �ج �ي�ةم �ة�ث
3 (. �ة �ن ا�ة م�ن الم��ة �ن ر�ة �إل� ال�ة ا�ث ا�ئ�ي الما�ور�ة ل�ةوص�يل� م�ج �يع �ث�ن م �جطر�ن ال�ةورن �ةم �ج�ةوص�يل الطر�ن المر�ن دا�نل ال�ن
4 (. �ة ، ا��ة�جدل الطر�ن و�ئعد ال�ة�جر�ج اوم�ة �ي �ال�ة موا�جه�ة م�ة م. �ن ع دا�نل ال�ن �جل الوصن �ة واللو�ن والا�ة�ا�ة �ة �ة�ئكد م�ن ال�ةد�ن

الاستخدام - إعداد أسمنت الوتاد واللب

�ي مكا�ن الو�ةاد.) 1 عها �ن �جل وصن �ير�ة �ة ر�ث كم�ي�ة صعن ا�ن
�ي مكا�ن الو�ةاد.) 2 ط�ة �ن �ئد�نل الطر�ن �إل� �ئعم�ة �ن�ة
3 (. كل �ةا�ج�ي م�ة و�ةم �جال�ة�ر�ك �ج�ث �ج PermaFlo DC �جدءاً م�ن ال�ة ، �ةم �ج�ةوص�يل را�ة�ن ط الم�ة�او�ي عن دام الصن �جا��ة�ن
4 (. �ي�ة �ة�ي�ن و 30 �ثا�ن �ي�ة ا�ئد. و�ة�ة العمل �وال�ي د�ة �ة الرن ا��ة الائ�م�ن �ئد�نل و�ةادًا (م�ثل و�ةاد UniCore) �ج�جطء، مع �إرن
�ة ≤ 800 م�يلل�ي وا�/�م ) 5 وء المعال�ج�ة �جك�ثا�ن دام صن �ي�ة �جا��ة�ن وء لمد�ة 20 �ثا�ن و�ة الو�ةاد و�ةم �جمعال�ج�ة الصن ر�ة �ن ا�ث وء المعال�ج�ة م�ج ع صن صن

�ة الطول المو�ج�ي 385–515 �نا�نوم�ةر. ط�ة �ي م�ن 2 �ن
6 (. �ج PermaFlo DC �ول الو�ةاد ���ج ال�ا�ج�ة ا�ة م�ن را�ة�ي�ن �ة اء ط�ج �ن واصل �ج
7 ( . �ي�ة �إ�جراء علا�ج �نها�ئ�ي عل� الل�ج لمد�ة 40 �ثا�ن . �ةم �ج ك�يل الل�ج ا�ة ل�ةكو�ي�ن الهلام و�ة�ث �ة �ي�ن الط�ج ٍ �ج وء لمد�ة 5 �ثوا�ن : �ةم �جالعلا�ج �جالصن �ة ملا�طن

ا�ئ�ة الو�ة�ة الم�دد هو 5–8 د�ة
المعالجة

ا لم �ي�ةم  ها. �إدن ل�ة �يمك�ن ال�ة�نل� م�ن دم �ئك�يا� عارن داما�ة وا��ة�ن �ي�ن الا��ة�ن و�ة �ج �ة �جمطهر م�ةو�ط ال�ة �ن ادل، ام�� ال��ة �ج ال�ةلو�ث الم�ة�ج �ن ل�ة�ج
دام وا�د. ا�ة ا��ة�ن �ة عل� �ئ�نها دن �ن �ج ال�ةعامل مع ال��ة �ي�ج ، �ن �ة �ن ل�ة �ول ال��ة دام �ئك�يا� عارن ا��ة�ن

تخزين المنتج والتخلص منه

 . �ي ار�ج و�ة ال�ن �ة عل� ملص�ة الع�ج ا لل�ةعل�يما�ة المُدو�ن �ةً �ة�ج و�ن �ن الم�ن رن �يُ�ن
. ادا�ة واللوا�ئ� الم�ل�ي�ة واعد والاإر�ث ا لل�ة �ةً ا�يا�ة و�ن �ن �ة�نل� م�ن ال�ن

معلومات متنوعة

ا[. وع�ة ه�ن �ن ر�وما�ة وصور ومعلوما�ة م�ة�ن ]�ئصن
� ال�ةواصل عل�: ط�ير �ير�ج �ةص�ة �ج�نصو� �ئ�ي �اد�ث �ن ع�ة وال�لط�ة الم�ن رك�ة المص�ن لاعن ال�ث �ج لاإ

ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
.Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co رك�ة ار�ي�ة ل�ث  1 العلام�ة ال�ة�ج
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PermaFlo™ DC
Dual-Cure Composite Luting/Restorative Resin 

Manufactured in the USA from globally sourced materials

1012948AR03

PermaFlo™ DC
Dvigubo kietėjimo kompozitinė klijuotė / atkuriamoji derva 

PermaFlo™ DC
Rășină de lipire/restaurare compozită cu întărire duală 

Prekės aprašymas
PermaFlo™ DC kompozitinė klijavimo/atkuriamoji derva kartu su Peak™ Universal Bond skirta cheminei 
klijavimo dervos polimerizacijai po netiesioginėmis restauracijomis ir endodontiniais kaiščiais.
yra prieinami ir nepasiekiami šviesai. Tai yra radiolaidi kompozitinė liutinacinė ir restauracinė derva, 
kuri gali būti kietinama šviesoje permatomoms restauracijoms, t. y. antdėklams, inkrustacijoms ir 
porcelianiniams vainikėliams, gaminti. Jis gali būti naudojamas tiesioginėms restauracijoms, kaip 
pradinis sluoksnis užpakalinės dalies surištiems kompozitams ir kaip šerdies medžiaga prieš gaminant 
vainikėlius. PermaFlo™ DC kompozicinės klijavimo / atkuriamosios dervos užpildas yra 68–69 % masės ir 
80 % tūrio (darant prielaidą, kad bazės ir katalizatoriaus mišinys yra santykiu 1:1), vidutinis dalelių dydis 
yra 1,3 μm (pagal masę) ir yra tamsintas. remiantis VITA 1 atspalvių vadovu.
Prieš naudodami visus aprašytus produktus, atidžiai perskaitykite ir įsigilinkite į visas instrukcijas ir 
SDS informaciją.
Pristatymo forma (-os)

• 5 ml švirkštas
• Pristatymo patarimai:

 ⸰ Ultradent™ maišymo antgalis
 ⸰ Intraoralinis antgalis

Naudojimo indikacijos / numatoma paskirtis
PermaFlo™ DC kompozitinė klijavimo/atkuriamoji derva kartu su Peak™ Universal Bond yra skirta 
cheminei klijavimo dervos polimerizacijai po netiesioginėmis restauracijomis ir endodontiniais kaiščiais, 
kurie yra prieinami ir nepasiekiami šviesai. Jis gali būti šviesiai kietinamas skaidrioms restauracijoms, ty 
įklotams, įklotams, porcelianinėms karūnėlėms. Jis gali būti naudojamas tiesioginėms restauracijoms, 
kaip pradinis sluoksnis užpakalinės dalies surištiems kompozitams ir kaip šerdies medžiaga prieš 
gaminant vainikėlius. 
Kontraindikacijos

• Pacientams ar naudotojams, turintiems problemų dėl alergijos, žr. gaminio alergenų dokumentą, 
kurį galima rasti svetainėje ultradent.com. Jei pasireiškė alerginė reakcija, paveiktą vietą 
kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
• Dervos gali jautrinti. Venkite pakartotinio nesukietėjusios dantų dervos sąlyčio su oda. Nenaudoti 

pacientams, kuriems nustatytas jautrumas akrilatams ar kitoms dervoms. Jei pasireiškia alerginė 
reakcija, dermatitas ar bėrimas, kreipkitės į gydytoją.

• Jei produkto nurijote, gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei produkto įkvėpėte, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

• Pacientai ir odontologijos specialistai turi dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydais
• Naudokite tik rekomenduojamus antgalius
• Antgaliai yra vienkartiniai
• Kad išvengtumėte užsikimšimo, kiekvieną kartą naudodami nuimkite antgalį ir vėl uždėkite Luer 

Lock dangtelius
• Atkuriamųjų procedūrų metu nukreipkite operatoriaus šviesą, kad išvengtumėte 

ankstyvos polimerizacijos
• Šviesa aktyvinami rišikliai yra jautrūs aplinkos šviesai. Po naudojimo reikia pakeisti švirkšto Luer 

Lock dangtelius, kad būtų išvengta nepageidaujamos polimerizacijos. Uždenkite švirkšto antgalį 
marle, jei jis ilgą laiką buvo veikiamas aplinkos šviesos.

• Tinkamai izoliuokite 
• Dervos turi būti laikomos šaldytuve ilgalaikiam saugojimui, kad būtų išlaikytas tinkamumo laikas

Pakopinės instrukcijos
Paruošimas – Netiesioginio klijavimo technika

1) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 
pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.

2) Nuvalykite paruošimą, nuplaukite ir išdžiovinkite (Consepsis™ šveitiklis su STARbrush™ 
tarpkoroniniu šepetėliu išvalys, dezinfekuos ir pašalins cemento likučius).

3) Patikrinkite, ar protezas tinka.
4) Paruoškite vidinį protezo paviršių.

Metalo pagrindu: 
1) Protezo vidinį paviršių apdorokite mikroabrazyvu arba smėliasrove.
2) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 

pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) Užtepkite fosforo rūgšties (pvz., Ultra-Etch™ ėsdinimo priemone) vidinį protezo paviršių 5 

sekundes, kad nuvalytumėte, 5 sekundes nuplaukite, išdžiovinkite. 
Keramika/porcelianas:

1) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 
pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.

2) Vandenilio fluorido rūgštį (pvz., Ultradent™ Porcelain Etch) užtepkite ant vidinio protezo paviršiaus 
90 sekundžių, nuplaukite, išdžiovinkite.

3) 5 sekundes užtepkite ėsdinimo priemonę Ultra-Etch, kad pašalintumėte porceliano druskas ir 
šiukšles, susidariusias ėsdinant HF. Nuplaukite ir išdžiovinkite.

4) Užtepkite silano (pvz., Ultradent™ Silane) ant vidinio protezo paviršiaus 1 minutę, išdžiovinkite ir 
padėkite protezą. Neplaukite.

Cirkonis:
1) Negraviruokite ir nenaudokite silano, oro dildančio vidinio protezo paviršiaus.
2) Užtepkite cirkonio gruntą pagal gamintojo instrukcijas.

Paruošimas - Etch
Savarankiško išgraviravimo technikos parinktis:

1) Nuplaukite ruošinį ir palikite drėgną.
2) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 

pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) PASIRENKAMA – užtepkite Consepsis Scrub (jei yra) su Black Mini™ šepetėlio antgaliu ant 

preparato šveitimo judesiais ir lengvai išdžiovinkite, palikdami preparatą šiek tiek drėgną.
4) Tepkite Peak™ SE gruntą su juodu mini šepetėlio antgaliu 20 sekundžių ant danties paruošimo, 

nuolat maišydami dentiną. Nešveiskite emalio.
5) Praskieskite/džiovinkite 3 sekundes, naudodami oro/vandens švirkštą arba didelio tūrio įsiurbimą 

tiesiai virš paruošimo.
Total-Etch technikos parinktis:

1) Prieš tepdami, patikrinkite produkto spalvą ir konsistenciją, užtepdami nedidelį kiekį ant 
maišytuvo arba marlės. Išmeskite bet kokį skaidrų skystį.

2) Ultra-Etch ėsdinimo priemone su Blue Micro™ antgaliu užtepkite visus danties paruošimo 
paviršius 20 sekundžių.

3) Kruopščiai nuplaukite 5 sekundes ir palikite drėgną.
4) PAPILDOMAI - kad būtų užtikrintas papildomas antimikrobinis poveikis, preparatą šveičiamaisiais 

judesiais užtepkite „Consepsis Scrub“ (jei yra) ir išdžiovinkite.
Paruošimas - klijai

1) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 
pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.

2) Su Inspiral™ šepetėlio antgaliu užtepkite pudros sluoksnį Peak Universal Bond klijų ir švelniai 
maišykite 10 sekundžių.

3) Praskieskite/džiovinkite 10 sekundžių, naudodami pilną oro slėgį. Preparatas turi atrodyti blizgus.
4) Kietinkite šviesoje 10 sekundžių, naudodami kietėjimo šviesą, kurios intensyvumas ≥ 800 mW/

cm2 bangos ilgio srityje 385–515 nm.
Paruošimas - Cementas

1) Prieš pritvirtindami antgalį, patikrinkite tolygų srautą iš abiejų švirkšto angų, išpurkšdami nedidelį 
kiekį ant maišymo padėklo. Būkite atsargūs, kad neužkrėstumėte kryžminio užteršimo.

2) Pritvirtinkite maišymo antgalį, sulygiuodami vidinius dangtelio kotelius su švirkšto angomis. 
Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

3) Jei pageidaujate, pritvirtinkite lankstų intraoralinį antgalį prie maišymo antgalio, kad iš dviejų 
cilindrų švirkšto būtų galima įvesti tiesiai į protezo vidų.

4) Prieš išpurkšdami į burną, patikrinkite srautą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas yra, 
pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.

Naudojimas 
1) Ant protezo užtepkite ploną PermaFlo DC klijavimo dervos sluoksnį ir nedelsdami pritvirtinkite. 

Darbo laikas yra maždaug 2 minutės 30 sekundžių.
2) Pašalinkite perteklių.
3) Užtepkite DeOx™ barjerinį tirpalą (arba gliceriną), kad išvengtumėte deguonies slopinimo.
4) Šviesos kietėjimo ribos 10 sekundžių, naudojant kietėjimo šviesą, kurios intensyvumas ≥ 800 mW/

cm2 bangos ilgio srityje 385–515 nm.
PASTABA: nustatytas laikas yra 5–8 minutės.
Paruošimas - Kaiščiai ir Šerdis

1) Išgręžkite kaiščio skylę naudodami guminį atramą ir atitinkamo dydžio UniCore™ grąžtą.
2) Prieš suleisdami į burną, patikrinkite visų cheminių medžiagų srautą, spalvą ir nuoseklumą. Jei 

pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) Naudodami TriAway™ adapterį ir Endo-Eze™ 22 ga antgalį, 10 sekundžių kruopščiai nuplaukite 

kaiščio vietą. Išdžiovinkite naudodami TriAway adapterį ir Endo-Eze 22 ga antgalį nuo preparato 
apačios į viršų.

4) Patikrinkite kaištį (pvz., UniCore™ kaištį) ir supjaustykite iki norimo ilgio naudodami greitaeigį 
deimantinį diską. 

PASTABA: karbidas ir operatyvinės grąžtai gali pažeisti pluoštus.
Paruošimas – Etch
PASTABA: Visada dėkite ir pašalinkite chemines medžiagas nuo preparato apačios iki viršaus.
„Peak™ SE Primer“ metodas: 

1) Prie Peak SE pradmenų švirkšto pritvirtinkite NaviTip™ FX 30 ga antgalį.
2) Prieš išpurkšdami į burną, patikrinkite srautą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas yra, 

pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) 20 sekundžių maišydami užtepkite ant kaiščio vietos ir koronalinio preparato.
4) Išpūskite perteklių naudodami TriAway adapterį ir Endo-Eze 22 ga antgalį iš apačios į viršų.

Total-Etch technika: 
1) Prie Ultra-Etch ėsdinimo švirkšto pritvirtinkite mėlyną Endo-Eze 22 ga antgalį.
2) Prieš išpurkšdami į burną, patikrinkite srautą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas yra, 

pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) Pradėkite nuo apikalinės pusės ir užpildykite kaištį koroniškai. Taikyti koronaliniam preparatui. 

Graviruokite 20 sekundžių.
4) Nusiurbkite ėsdinimo medžiagos perteklių su Luer vakuuminiu adapteriu ir 22 ga antgaliu.

Endo-Eze technika
1) Naudodami „TriAway“ adapterį ir „Endo-Eze 22 ga“ antgalį, gerai nuplaukite ir lengvai išdžiovinkite 

ore, palikdami kaiščio erdvę šiek tiek drėgną.
Pasiruošimas – Klijai

1) Pritvirtinkite NaviTip FX 30 ga antgalį prie Peak Universal Bond lipniojo švirkšto.
2) Prieš išpurkšdami į burną, patikrinkite srautą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas yra, 

pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
3) Įlašinkite 1–2 lašus į kaištį ir ant preparato, tada 10 sekundžių kratykite visą kanalo ilgį, įskaitant 

visą danties paruošimą.
4) Kruopščiai pašalinkite Peak Universal Bond klijų perteklių naudodami TriAway adapterį ir 

Endo-Eze 22 ga antgalį.
5) Išdžiovinkite oru kaiščio vietą ir paruoškite 10 sekundžių pilnu oro slėgiu, kad praskiedtumėte 

/ išdžiovintumėte naudodami TriAway adapterį ir Endo-Eze 22 ga antgalį, kad iš apačios į viršų 
išgarintumėte likusį tirpiklį.

6) Šviesa kietina kaiščio erdvę 20 sekundžių, naudojant kietėjimo šviesą, kurios intensyvumas ≥ 800 
mW/cm2 bangos ilgio srityje 385–515 nm.

7) Naudokite popierinį tašką arba anksčiau pritvirtintą kaištį, kad patikrintumėte, ar neužblokuota 
kaiščio vieta.

Paruošimas – kaiščio cementavimo ir pagrindo formavimas
1) Nuimkite dangtelį nuo PermaFlo DC klijavimo dervos švirkšto.
2) Maišymo antgalį uždėkite ant dviejų cilindrų švirkšto, išlyginančio dvi prievadas. Sukite pagal 

laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
3) Pritvirtinkite lankstų intraoralinį antgalį prie dviejų cilindrų maišymo antgalio, kad iš švirkšto būtų 

galima tiekti tiesiai į kanalą.
4) Prieš išpurkšdami į burną, patikrinkite srautą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas yra, 

pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
Naudojimas - kaiščio ir cementavimo ir šerdies formavimas

1) Išspauskite nedidelį kiekį prieš dėdami į kaiščio vietą.
2) Įkiškite antgalį į kaiščio erdvę iki galo.
3) Naudojant tolygų slėgį, tiekiama PermaFlo DC klijavimo derva, pradedant viršūniniu ir judėti 

vainikiniu būdu.
4) Lėtai įkiškite kaištį (pvz., UniCore kaištį), išstumdami cemento perteklių. Darbo laikas yra maždaug 

2 minutės 30 sekundžių.
5) Uždėkite kietėjimo šviesą tiesiai virš kaiščio ir 20 sekundžių kaitinkite šviesoje, naudodami 

kietėjimo šviesą, kurios intensyvumas ≥ 800 mW/cm2 bangos ilgio srityje 385–515 nm.
6) Jei reikia, toliau tieskite PermaFlo DC klijavimo dervos sluoksnius aplink kaištį.

PASTABA: 5 sekundes šviesoje kietinkite tarp sluoksnių, kad suželtų ir susidarytų šerdis. Atlikite galutinį 
šerdies kietėjimą 40 sekundžių. Nustatymo laikas yra 5-8 minutės
Apdorojimas
Kad išvengtumėte kryžminio užteršimo, tarp naudojimo švirkštą nuvalykite vidutinio lygio dezinfekavimo 
priemone ir naudokite vienkartinę barjerinę įmautę. Jei nenaudojama barjerinė mova, švirkštą reikia 
laikyti vienkartiniu.
Sandėliavimas ir šalinimas
Laikykite taip, kaip nurodyta etiketėje ant išorinės pakuotės. 
Išmeskite atliekas pagal vietines taisykles, gaires ir reglamentus.
Įvairi informacija
Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite gamintojui ir kompetentingai institucijai.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
 1. „Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co“ prekės ženklas

PermaFlo™ DC
Luting Kompost ta' Twebbis Doppju/Reżina Restorattiva 

PermaFlo™ DC
Dual-Cure kompozitné tmelenie/výplňová živica 

Descrierea produsului
Rășina de lipire/restaurare compozită PermaFlo™ DC împreună cu adezivul Peak™ Universal Bond 
este proiectată pentru a asigura polimerizarea chimică a rășinii de lipire sub restaurări indirecte și 
pivoți endodontici care
sunt accesibile și inaccesibile la lumină. Este o rășină compozită de fixare/restaurare radioopacă care 
poate fi fotopolimerizată pentru restaurări translucide, adică onlay-uri, inlay-uri și coroane de porțelan. 
Produsul poate fi utilizat pentru restaurări directe ca strat inițial pentru compozitele lipite posterior și 
ca material de bază înainte de fabricarea coroanei. Rășina de lipire/restaurare compozită PermaFlo™ 
DC este umplută în proporție de 68–69% din greutate și 80% din volum (presupunând un amestec de 
bază/catalizator 1:1), are o dimensiune medie a particulelor de 1,3 μm (în greutate) și este colorată pe 
baza ghidului de nuanțe VITA1.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și luați în considerare toate instrucțiunile și informațiile 
FDS înainte de utilizare.
Formă(e) de eliberare

• Seringă de 5 ml
• Vârfuri de administrare:

 ⸰ Vârf de amestecare Ultradent™
 ⸰ Vârf intraoral

Indicații de utilizare/Scop preconizat
Rășina de lipire/restaurare compozită PermaFlo™ DC împreună cu adezivul Peak™ Universal Bond este 
proiectată pentru a asigura polimerizarea chimică a rășinii de lipire sub restaurări indirecte și pivoți 
endodontici care sunt accesibili și inaccesibili la lumină. Poate fi fotopolimerizată pentru restaurări 
transparente, adică onlay-uri, inlay-uri și coroane din porțelan. Produsul poate fi utilizat pentru 
restaurări directe ca strat inițial pentru compozitele lipite posterior și ca material de bază înainte de 
fabricarea coroanei. 
Contraindicaţii

• Pentru pacienții sau utilizatorii cu probleme alergice, consultați documentul privind alergenii 
produsului disponibil pe site-ul ultradent.com. Dacă se observă o reacție alergică, clătiți bine zona 
expusă cu apă și cereți pacientului să consulte medicul.

Atenționări și precauții
• Rășinile pot fi sensibilizante. Evitați contactul repetat al rășinii dentare nepolimerizate cu pielea. 

Nu se utilizează la pacienții cu sensibilitate cunoscută la acrilați sau alte rășini. Dacă apare o 
reacție alergică, dermatită sau erupție cutanată, consultați un medic.

• Dacă produsul este ingerat, beți cantități mari de apă și contactați un medic. Dacă produsul este 
aspirat, solicitați asistență medicală imediată.

• Pacienții și dentiștii trebuie să poarte ochelari de protecție cu protecții laterale
• Utilizați numai vârfurile recomandate
• Vârfurile sunt de unică folosință
• Pentru a evita înfundarea, îndepărtați vârful și închideți-l cu capacele Luer Lock după 

fiecare utilizare
• Redirecționați lumina operatorului în timpul procedurilor de restaurare pentru a evita 

polimerizarea prematură
• Agenții de lipire activați de lumină sunt sensibili la lumina ambientală. Capacele seringii Luer Lock 

trebuie înlocuite după utilizare pentru a preveni polimerizarea nedorită. Acoperiți vârful seringii 
cu tifon dacă este lăsat expus la lumina ambientală pentru perioade lungi.

• Stabiliți o izolare adecvată 
• Pentru depozitarea pe termen lung, rășinile trebuie refrigerate pentru a menține durata 

de valabilitate
Instrucțiuni pas cu pas
Preparat - Tehnica de lipire indirectă

1) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 
intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.

2) Curățați preparatul, clătiți și uscați (exfoliantul Consepsis™ cu o perie intercoronală STARbrush™ 
va curăța, dezinfecta și îndepărta cimentul rezidual).

3) Verificați potrivirea protezei.
4) Pregătiți suprafața interioară a protezei.

Pe bază de metal: 
1) Microabrazivitate sau sablare a suprafeței interioară a protezei.
2) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 

intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
3) Aplicați acid fosforic (cum ar fi gel de gravare Ultra-Etch™) pe suprafața interioară a protezei timp 

de 5 secunde pentru a curăța, clătiți timp de 5 secunde, uscați. 
Ceramică/porțelan:

1) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 
intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.

2) Aplicați acid fluorhidric (cum ar fi Gel de gravare pentru porțelan Ultradent™) pe suprafața 
interioară a protezei timp de 90 de secunde, clătiți, uscați.

3) Aplicați gelul de gravare Ultra-Etch timp de 5 secunde pentru a îndepărta sărurile de porțelan și 
resturile formate prin gravarea hidrofluorică. Clătiți și uscați.

4) Aplicați silan (cum ar fi silan Ultradent™) pe suprafața interioară a protezei timp de 1 minut, uscați 
și lăsați proteza deoparte. Nu clătiți.

Zirconiu:
1) Nu gravați și nu utilizați silan, nu abradați cu aer suprafața internă a protezei.
2) Aplicați un primer de zirconiu conform instrucțiunilor producătorului.

Preparat - Gravare
Opțiunea tehnicii de autogravare:

1) Clătiți, pregătiți și lăsați umed.
2) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 

intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
3) OPȚIONAL - Aplicați exfoliantul Consepsis (dacă este disponibil) cu vârful Black™ Mini Brush pe 

preparatul cu o mișcare de frecare și uscați ușor la aer, lăsând suprafața pregătită ușor umedă.
4) Aplicați primerul Peak™ SE cu vârful Black Mini Brush timp de 20 de secunde pe preparatul 

dentar prin agitare continuă pe dentină. Nu frecați smalțul.
5) Subțiați/uscați timp de 3 secunde folosind o seringă cu aer/apă sau o aspirație cu volum mare 

direct peste preparat.
Opțiune tehnicii de gravare totală:

1) Înainte de aplicare, verificați culoarea și consistența fluxului de produs aplicând o cantitate mică 
pe un tampon de amestecare sau pe un tifon. Eliminați orice lichid limpede care este aplicat.

2) Aplicați gelul de gravare Ultra-Etch cu vârful Blue Micro™ pe toate suprafețele preparatului dentar 
timp de 20 de secunde.

3) Clătiți bine timp de 5 secunde și lăsați umed.
4) OPȚIONAL – Pentru un efect antimicrobian suplimentar, aplicați exfoliantul Consepsis (dacă este 

disponibil) pe preparat cu o mișcare de frecare și uscați la aer.
Preparat - Adeziv

1) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 
intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.

2) Aplicați un strat de adeziv Peak Universal Bond cu vârful Inspiral™ Brush și agitați ușor timp 
de 10 secunde.

3) Subțiați/uscați 10 secunde folosind presiunea maximă a aerului. Preparatul trebuie să aibă 
un aspect lucios.

4) Fotopolimerizați timp de 10 secunde folosind o lampă de polimerizare cu o intensitate de ≥ 800 
mW/cm2 în regiunea lungimii de undă de 385–515 nm.

Preparare - Ciment
1) Înainte de a atașa vârful, verificați curgerea uniformă din ambele orificii ale seringii prin aplicarea 

unei cantități mici pe un tampon de amestecare. Aveți grijă să evitați contaminarea încrucișată.
2) Fixați vârful de amestecare prin alinierea tijelor interne ale capacului cu orificiile seringii. Răsuciți 

în sensul acelor de ceasornic pentru blocare.
3) Dacă doriți, atașați vârful intraoral flexibil la vârful de amestecare pentru administrarea direct în 

interiorul protezei din seringa cu două butoi.
4) Verificați fluxul, culoarea și consistența înainte de a administra intraoral. Dacă întâmpinați 

rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
Utilizare 

1) Aplicați un strat subțire de rășină de lipire PermaFlo DC pe proteză și plasați-o imediat. Timpul de 
lucru este de aproximativ 2 minute și 30 de secunde.

2) Îndepărtați excesul.
3) Aplicați soluție de barieră DeOx™ (sau glicerină) pentru a preveni formarea inhibării oxigenului.
4) Fotopolimerizați marginile timp de 10 secunde folosind o lampă de polimerizare cu o intensitate 

de ≥ 800 mW/cm2 în regiunea lungimii de undă de 385–515 nm.
NOTĂ: Timpul stabilit este de 5–8 minute.
Preparat - Pivot dentar și nucleu

1) Forați gaura pentru pivot folosind un opritor de cauciuc și burghiul UniCore™ de 
dimensiune corespunzătoare.

2) Verificați fluxul, culoarea și consistența tuturor substanțelor chimice înainte de administrarea 
intraorală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.

3) Clătiți bine spațiul pivotului timp de 10 secunde folosind adaptorul TriAway™ și un vârf Endo-Eze™ 
22 ga. Uscați cu ajutorul adaptorului TriAway și a vârfului Endo-Eze 22 ga din partea de jos a 
preparatului în sus.

4) Verificați potrivirea pivotului (cum ar fi un pivot UniCore™) și tăiați-l la lungimea dorită folosind 
un disc diamantat de mare viteză. 

NOTĂ: Frezele cu carbură și cele operative pot provoca abraziunea fibrelor.
Preparat – Gravare
NOTĂ: Introduceți și îndepărtați întotdeauna substanțele chimice din partea de jos a preparatului în 
partea de sus.
Tehnica primerului Peak™ SE: 

1) Atașați un vârf NaviTip™ FX 30 ga la seringa de primer Peak SE.
2) Verificați fluxul, culoarea și consistența înainte de a administra intraoral. Dacă întâmpinați 

rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
3) Aplicați pe spațiul pivotului și pe preparatul coronar timp de 20 de secunde, cu ajutorul unei 

mișcări de agitare.
4) Suflați excesul cu adaptorul TriAway și vârful Endo-Eze 22 ga, de jos în sus.

Tehnica de gravare totală: 
1) Atașați un vârf albastru Endo-Eze 22 ga la seringa de gravare Ultra-Etch.
2) Verificați fluxul, culoarea și consistența înainte de a administra intraoral. Dacă întâmpinați 

rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
3) Începeți apical și umpleți spațiul pivotului coronal. Se aplică pe preparatul coronar. Gravați timp 

de 20 de secunde.
4) Aspirați excesul de gel de gravare cu ajutorul adaptorului Luer Vacuum și a vârfului de 22 ga.

Tehnica Endo-Eze
1) Folosind adaptorul TriAway și vârful Endo-Eze 22 ga, clătiți bine și uscați ușor la aer, lăsând spațiul 

pivotului ușor umed.

Preparat - Adeziv
1) Atașați un vârf NaviTip FX 30 ga la seringa сг adezivă Peak Universal Bond.
2) Verificați fluxul, culoarea și consistența înainte de a administra intraoral. Dacă întâmpinați 

rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
3) Puneți 1-2 picături în spațiul pivotului și pe preparat, apoi agitați pe toată lungimea canalului, 

inclusiv întregul preparat dentar, timp de 10 secunde.
4) Îndepărtați bine excesul de adeziv Peak Universal Bond folosind adaptorul TriAway și vârful 

Endo-Eze 22 ga.
5) Uscați spațiul pivotului și preparatul la aer timp de 10 secunde folosind presiunea maximă a 

aerului pentru a subția/usca cu adaptorul TriAway și vârful Endo-Eze 22 ga pentru a evapora orice 
solvent rămas de jos în sus.

6) Fotopolimerizați spațiului pivotului timp de 20 de secunde folosind o lampă de polimerizare cu o 
intensitate de ≥ 800 mW/cm2 în regiunea lungimii de undă de 385–515 nm.

7) Utilizați un suport de hârtie sau un pivot montat anterior pentru a verifica dacă spațiul pivotului 
nu este blocat.

Preparat - Pivot, cimentarea și consolidarea nucleului
1) Îndepărtați capacul seringii de rășină de lipire PermaFlo DC.
2) Puneți un vârf de amestecare pe seringa cu două butoi, aliniind cele două orificii. Răsuciți în 

sensul acelor de ceasornic până când se blochează în poziție.
3) Atașați vârful intraoral flexibil la vârful de amestecare cu două butoi pentru administrarea direct 

în canal din seringă.
4) Verificați fluxul, culoarea și consistența înainte de a administra intraoral. Dacă întâmpinați 

rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
Utilizare - Pivot, cimentarea și consolidarea nucleului

1) Stoarceți o cantitate mică înainte de a o plasa în spațiul pivotului.
2) Introduceți vârful în spațiul pivotului la adâncime maximă.
3) Folosind o presiune uniformă, livrați rășină de lipire PermaFlo DC începând apical și mișcându-

se coronal.
4) Introduceți încet un pivot (cum ar fi un pivot UniCore), deplasând excesul de ciment. Timpul de 

lucru este de aproximativ 2 minute și 30 de secunde.
5) Poziționați lampa de polimerizare cu o intensitate de ≥ 800 mW/cm2 în regiunea lungimii de 

undă de 385–515 nm direct deasupra pivotului și fotopolimerizați 20 de secunde.
6) Continuați să adăugați straturi de rășină de lipire PermaFlo DC în jurul pivotului, după cum 

este necesar.
NOTĂ: Fotopolimerizați timp de 5 secunde între straturi pentru a gelifica și a forma nucleul. Efectuați o 
întărire finală pe nucleul timp de 40 de secunde. Timpul stabilit este de 5–8 minute
Prelucrare
Pentru a evita contaminarea, ștergeți seringa cu un dezinfectant de nivel intermediar între utilizări și 
utilizați un dispozitiv de protecție de unică folosință. Dacă nu se utilizează un dispozitiv de protecție, 
seringa trebuie tratată ca fiind de unică folosință.
Depozitare și eliminare
A se păstra conform informațiilor de pe eticheta ambalajului exterior. 
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, liniile directoare și reglementările locale.
Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1. Marcă comercială a Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

PermaFlo™ DC
Podwójnie utwardzalna żywica kompozytowa do cementowania/odbudowy 

PermaFlo™ DC
 Kompozitna cementna/obnovitvena smola z dvojnim strjevanjem 

Deskrizzjoni tal-Prodott
PermaFlo™ DC Luting Kompost/Reżina Restorattiva flimkien ma' Peak™ Irbit Universali hija mfassla biex 
tipprovdi polimerizzazzjoni kimika tar-reżina tal-luting taħt restorazzjonijiet indiretti u arbli endodontiċi li
huma aċċessibbli u inaċċessibbli għad-dawl. Hija luting kompost/reżina restorattiva radjopaka li tista' 
tiġi mwebbsa bid-dawl għal restorazzjonijiet trasluċidi, jiġifieri, onlays, inlays, u kuruni tal-porċellana. 
Tista' tintuża għal restorazzjonijiet diretti bħala saff inizjali għal komposti marbutin posterjuri u bħala 
materjal tal-qalba qabel il-fabbrikazzjoni tal-kuruna. PermaFlo™ DC Luting Kompost/Reżina Restorattiva 
hija 68-69% mimlija skont il-piż u 80% mimlija skont il-volum (jekk wieħed jassumi taħlita ta' bażi/
katalizzatur 1:1), għandha daqs medju tal-partikoli ta' 1.3 μm (skont il-piż), u hija skurata abbażi 
tal-gwida tal-iskurar VITA1.
Għall-prodotti kollha deskritti, aqra b'attenzjoni u ifhem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni tal-SDS 
kollha qabel l-użu.
Forma/Forom tal-Għoti

• Siringa ta' 5 ml
• Truf tal-Għoti:

 ⸰ Tarf tat-Taħlit Ultradent™
 ⸰ Tarf Intraorali

Indikazzjonijiet għall-Użu/Għan Maħsub
PermaFlo™ DC Luting Kompost/Reżina Restorattiva flimkien ma' Peak™ Irbit Universali hija mfassla biex 
tipprovdi polimerizzazzjoni kimika tar-reżina tal-luting taħt restorazzjonijiet indiretti u arbli endodontiċi 
li huma aċċessibbli u inaċċessibbli għad-dawl. Tista' tiġi mwebbsa bid-dawl għal restorazzjonijiet 
trasparenti, jiġifieri, onlays, inlays, u kuruni tal-porċellana. Tista' tintuża għal restorazzjonijiet diretti 
bħala saff inizjali għal komposti marbutin posterjuri u bħala materjal tal-qalba qabel il-fabbrikazzjoni 
tal-kuruna. 
Kontraindikazzjonijiet

• Għal pazjenti jew utenti bi tħassib dwar allerġija, irreferi għad-dokument tal-allerġeni tal-prodott 
disponibbli fuq ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ iż-żona esposta sewwa 
bl-ilma u għid lill-pazjent jikkonsulta lit-tabib tiegħu.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
• Ir-reżini jistgħu jkunu sensibilizzanti. Evita l-kuntatt ripetut ta' reżina dentali mhux imwebbsa 

mal-ġilda. Tużax fuq pazjenti b'sensittività magħrufa għal akrilati jew reżini oħra. Jekk tiżviluppa 
reazzjoni allerġika, dermatite, jew raxx, ikkonsulta lil tabib.

• Jekk il-prodott jiġi inġestit, ixrob ammonti kbar ta' ilma u kkuntattja lil tabib. Jekk il-prodott 
jittieħed man-nifs, fittex attenzjoni medika immedjata.

• Il-pazjenti u l-professjonisti tas-snien għandhom jilbsu lbies protettiv tal-għajnejn bi lqugħ 
tal-ġenb

• Uża biss truf irrakkomandati
• It-truf jintużaw darba biss
• Biex tevita l-imblukkar, neħħi t-tarf u erġa' agħlaq bl-għatu b'Għotjien Luer Lock bejn kull użu
• Irriderieġi d-dawl operattiv waqt proċeduri ta' restorazzjoni biex tiġi evitata 

polimerizzazzjoni prematura
• L-aġenti tal-irbit attivati bid-dawl huma sensittivi għad-dawl ambjentali. L-għotjien tas-siringa 

Luer Lock għandhom jinbidlu wara l-użu biex tipprevjeni polimerizzazzjoni mhux mixtieqa. Għatti 
tarf tas-siringa b'garża jekk titħalla esposta għad-dawl ambjentali għal perjodi twal.

• Stabbilixxi iżolament adegwat 
• Ir-reżini għandhom jinżammu fil-friġġ għal ħażna fit-tul biex tinżamm il-ħajja fuq l-ixkaffa

Istruzzjonijiet Pass Pass
Preparazzjoni - Teknika tal-Irbit Indirett

1) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 
tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.

2) Aħsel il-preparazzjoni, laħlaħha u nixxifha (Consepsis™ Scrub bi xkupilja interkurunali 
STARbrush™ tnaddaf, tiddiżinfetta, u tneħħi s-siment residwu).

3) Ivverifika l-adattament prostetiku.
4) Ipprepara l-wiċċ ta' ġewwa tal-proteżi.

Ibbażata fuq il-Metall: 
1) Obrox mikroskopikament jew agħmel sandblasting tal-wiċċ ta' ġewwa tal-proteżi.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 

tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) Applika l-aċidu fosforiku (bħal preparazzjoni għall-inċiżjoni Ultra-Etch™) fuq il-wiċċ ta' ġewwa 

tal-proteżi għal 5 sekondi biex tnaddaf, laħlaħ għal 5 sekondi, nixxef. 
Ċeramika/porċellana:

1) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 
tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.

2) Applika l-aċidu idrofluworiku (bħal Ultradent™ Preparazzjoni għall-Inċiżjoni tal-Porċellana) fuq 
il-wiċċ ta' ġewwa tal-proteżi għal 90 sekonda, laħlaħ, nixxef.

3) Applika preparazzjoni għall-inċiżjoni Ultra-Etch għal 5 sekondi biex tneħħi l-imluħ tal-porċellana u 
l-fdalijiet li jiffurmaw mill-inċiżjoni HF. Laħlaħ u nixxef.

4) Applika s-silan (bħal Silan Ultradent™) fuq il-wiċċ ta' ġewwa tal-proteżi għal minuta, nixxef, u 
warrab il-proteżi. Tlaħlaħx.

Żirkonju:
1) M'għandekx tagħmel inċiżjoni jew tuża silan fuq, jew tobrox bl-arja l-wiċċ ta' ġewwa tal-proteżi.
2) Applika primer taż-żirkonju skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

Preparazzjoni - Inċiżjoni
Għażla tat-Teknika tal-Awtoinċiżjoni:

1) Laħlaħ il-preparazzjoni u ħalliha niedja.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 

tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) MHUX OBBLIGATORJA - Applika Consepsis Scrub (fejn disponibbli) bit-Tarf tal-Ixkupilja Black 

Mini™ għall-preparazzjoni b'mozzjoni ta' għorik u ħalliha tinxef bl-arja b'mod ħafif filwaqt li tħalli 
l-preparazzjoni kemxejn niedja.

4) Applika Peak™ SE primer bit-Tarf tal-Ixkupilja Black Mini għal 20 sekonda għall-preparazzjoni 
tas-sinna bl-użu ta' aġitazzjoni kontinwa fuq id-dentin. M'għandekx togħrok l-enamel.

5) Raqqaq/nixxef għal 3 sekondi billi tuża siringa bl-arja/ilma jew ġbid ta' volum għoli direttament 
fuq il-preparazzjoni.

Għażla tat-Teknika tal-Inċiżjoni Totali:
1) Ivverifika l-kulur u l-konsistenza tal-fluss tal-prodott qabel ma tapplika billi tesprimi ammont żgħir 

fuq kuxxinett tat-taħlit jew garża. Armi kwalunkwe likwidu ċar li jkun espress.
2) Applika l-preparazzjoni għall-inċiżjoni Ultra-Etch bit-Tarf Blue Micro™ għall-uċuħ kollha tal-

preparazzjoni tas-sinna għal 20 sekonda.
3) Laħlaħ sewwa għal 5 sekondi u ħalliha niedja.
4) MHUX OBBLIGATORJA - Għal effett antimikrobiku addizzjonali, applika l-Consepsis Scrub (fejn 

disponibbli) għall-preparazzjoni b'mozzjoni ta' għorik u nixxef bl-arja.
Preparazzjoni - Irbit

1) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 
tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.

2) Applika kisja tal-puddle ta' kolla Peak Irbit Universali bit-Tarf tal-Ixkupilja Inspiral™ u ħawwad 
bil-mod għal 10 sekondi.

3) Raqqaq/nixxef għal 10 sekondi bl-użu tal-pressjoni sħiħa tal-arja. Il-preparazzjoni għandha 
tidher tleqq.

4) Webbes bid-dawl għal 10 sekondi bl-użu ta' dawl tat-twebbis b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm2 
fir-reġjun tat-tul tal-mewġa ta' 385-515 nm.

Preparazzjoni - Siment
1) Qabel ma twaħħal il-ponta, ivverifika l-fluss uniformi miż-żewġ toqob tas-siringa billi tesprimi 

ammont żgħir fuq kuxxinett tat-taħlit. Oqgħod attent li ma tikkontaminax b'mod inkroċjat.
2) Waħħal it-tarf tat-taħlit billi tallinja l-lasti tal-għatu interni mat-toqob tas-siringa. Dawwar lejn 

il-lemin biex issakkarha.
3) Jekk ikun mixtieq, waħħal it-Tarf Intraorali flessibbli mat-tarf tat-taħlit għall-għoti direttament 

fl-intern tal-proteżi mis-siringa b'żewġ kanen.
4) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza qabel ma tesprimi b'mod intraorali . Jekk tħoss reżistenza, 

ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
Użu 

1) Applika saff irqiq tar-reżina tal-luting PermaFlo DC fil-proteżi u poġġiha f'postha immedjatament. 
Il-ħin tax-xogħol huwa bejn wieħed u ieħor 2 minuti u 30 sekonda.

2) Neħħi l-eċċess.
3) Applika soluzzjoni barriera DeOx™ (jew gliċerina) biex tipprevjeni l-formazzjoni ta' inibizzjoni 

tal-ossiġnu.
4) Marġnijiet ta' twebbis bid-dawl għal 10 sekondi bl-użu ta' dawl tat-twebbis b'intensità ta' ≥ 800 

mW/cm2 fir-reġjun tat-tul tal-mewġ ta' 385-515 nm.
NOTA: Il-ħin biex toqgħod huwa ta' 5-8 minuti.
Preparazzjoni - Arblu u Qalba

1) Ħaffer toqba għall-arblu bl-użu ta' waqfien tal-gomma u Drill UniCore™ ta' daqs xieraq.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza tal-kimiċi kollha qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk 

tħoss reżistenza, ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) Laħlaħ sewwa l-ispazju tal-arblu għal 10 sekondi billi tuża l-Adapter TriAway™ u Tarf Endo-Eze™ ta' 

22 ga. Nixxef bl-Adapter TriAway u t-Tarf Endo-Eze ta' 22 ga minn qiegħ il-preparazzjoni 'l fuq.
4) Ivverifika li l-arblu (bħal Arblu UniCore™) joqgħod tajjeb u aqtgħu għat-tul mixtieq bl-użu ta' diska 

tad-djamant ta' veloċità għolja. 
NOTA: Il-karbur u t-trapani operattivi jistgħu jikkawżaw tiżrit tal-fibri.
Preparazzjoni - Inċiżjoni
NOTA: Dejjem qiegħed u neħħi s-sustanzi kimiċi minn qiegħ il-preparazzjoni 'l fuq.
Teknika Peak™ SE Primer: 

1) Waħħal tarf NaviTip™ FX ta' 30 ga mas-siringa tal-primer Peak SE.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza qabel ma tesprimi b'mod intraorali . Jekk tħoss reżistenza, 

ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) Applika għall-ispazju tal-arblu u l-preparazzjoni kurunali għal 20 sekonda bl-użu ta' azzjoni 

ta' taħwid.
4) Onfoħ l-eċċess bl-Adapter TriAway u t-Tarf Endo-Eze ta' 22 ga, minn isfel 'il fuq.

Teknika ta' Inċiżjoni Totali: 
1) Waħħal Tarf blu Endo-Eze ta' 22 ga mas-siringa tal-preparazzjoni għall-inċiżjoni Ultra-Etch.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza qabel ma tesprimi b'mod intraorali . Jekk tħoss reżistenza, 

ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) Ibda b'mod apikali u imla l-ispazju tal-post b'mod kurunali. Applika għall-preparazzjoni kurunali. 

Agħmel inċiżjoni għal 20 sekonda.
4) Iġebed il-preparazzjoni għall-inċiżjoni li jifdal żejda bl-Adapter tal-Vakwu Luer u t-tarf ta' 22 ga.

Teknika Endo-Eze
1) Bl-użu tal-Adapter TriAway u t-Tarf Endo-Eze ta' 22 ga, laħlaħ sewwa u ħalliha tinxef bl-arja b'mod 

ħafif, u ħalli l-ispazju tal-arblu kemxejn niedi.
Preparazzjoni - Irbit

1) Waħħal tarf NaviTip FX ta' 30 ga mas-siringa tal-kolla Peak Irbit Universali.
2) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza qabel ma tesprimi b'mod intraorali . Jekk tħoss reżistenza, 

ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
3) Poġġi 1-2 qatriet fl-ispazju tal-arblu u fuq il-preparazzjoni, imbagħad ħawwad it-tul sħiħ tal-kanal, 

inkluża l-preparazzjoni sħiħa tas-sinna, għal 10 sekondi.
4) Neħħi bir-reqqa l-kolla eċċessiva Peak Irbit Universali billi tuża l-Adapter TriAway u t-Tarf 

Endo-Eze ta' 22 ga.
5) Nixxef bl-arja l-ispazju tal-arblu u l-preparazzjoni għal 10 sekondi bl-użu ta' pressjoni sħiħa tal-

arja biex traqqa/tnixxef bl-Adapter TriAway u t-Tarf Endo-Eze ta' 22 ga biex tevapora kwalunkwe 
solvent li jifdal minn isfel 'il fuq.

6) Webbes bid-dawl l-ispazju tal-arblu għal 20 sekonda bl-użu ta' dawl tat-twebbis b'intensità ta' ≥ 
800 mW/cm2 fir-reġjun tat-tul ta' mewġ ta' 385-515 nm.

7) Uża punt tal-karta jew arblu mwaħħal qabel biex tivverifika li l-ispazju tal-arblu 
mhuwiex imblukkat.

Preparazzjoni - Simentazzjoni tal-Arblu u Akkumulazzjoni tal-Qalba
1) Neħħi l-għatu mis-siringa tar-reżina tal-luting PermaFlo DC.
2) Poġġi tarf għat-taħlit fuq is-siringa b'żewġ kanen filwaqt li tallinja ż-żewġ ports. Dawwar lejn 

il-lemin sakemm tissakkar f'postha.
3) Waħħal it-Tarf Intraorali flessibbli mat-tarf tat-taħlit b'żewġ kanen għall-għoti direttament 

fil-kanal mis-siringa.
4) Ivverifika l-fluss, il-kulur, u l-konsistenza qabel ma tesprimi b'mod intraorali . Jekk tħoss reżistenza, 

ibdel it-tarf u erġa' ċċekkja.
Preparazzjoni - Simentazzjoni tal-Arblu u Akkumulazzjoni tal-Qalba

1) Esprimi ammont żgħir qabel ma tpoġġi fl-ispazju tal-arblu.
2) Daħħal it-tarf fl-ispazju tal-arblu sal-fond sħiħ.
3) Bl-użu ta' pressjoni uniformi agħti r-reżina tal-luting PermaFlo DC filwaqt li tibda b'mod apikali 

u timxi mal-kuruna.
4) Daħħal arblu (bħal Arblu UniCore) bil-mod, billi ċċaqlaq is-siment żejjed. Il-ħin tax-xogħol huwa 

bejn wieħed u ieħor 2 minuti u 30 sekonda.
5) Poġġi d-dawl tat-twebbis direttament fuq l-arblu u webbes bid-dawl għal 20 sekonda bl-użu ta' 

dawl tat-twebbis b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm2 fir-reġjun tat-tul ta' mewġ ta' 385-515 nm.
6) Kompli ibni s-saffi tar-reżina tal-luting PermaFlo DC madwar l-arblu kif meħtieġ.

NOTA: Webbes bid-dawl għal 5 sekondi bejn is-saffi biex tiġġellja u tifformaw l-qalba. Agħmel twebbis 
finali fuq il-qalba għal 40 sekonda. Il-ħin biex toqgħod huwa ta' 5-8 minuti
Ipproċessar
Biex tevita kontaminazzjoni inkroċjata, imsaħ is-siringa b'diżinfettant ta' livell intermedju bejn l-użi, u 
uża barrier sleeve li tintrema. Jekk ma tintużax barrier sleeve, is-siringa għandha tiġi ttrattata bħala 
li tintuża darba biss.
Ħażna u Rimi
Aħżen skont it-tikketta tal-pakkett ta' barra. 
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji gwida, u r-regolamenti lokali.
Informazzjoni Varja
Irrapporta kwalunkwe inċident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
 1. Trademark ta' Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Popis produktu
Kompozitné tmelenie/výplňová živica PermaFlo™ DC v spojení s univerzálnym spojivom Peak™ je určená 
na chemickú polymerizáciu lutingovej živice pod nepriamymi výplňami a endodontickými čapmi, ktoré
sú prístupné a neprístupné svetlu. Je to röntgenovo nepriepustná kompozitná fixačná/rekonštrukčná 
živica, ktorú možno vytvrdzovať svetlom na priesvitné výplne, t. j. onlay, inlay a porcelánové korunky. 
Môže sa používať na priame výplne ako počiatočná vrstva pre zadné kompozity a ako základný materiál 
pred výrobou korunky. Kompozitné tmelenie/výplňová živica PermaFlo™ DC je plnené na 68-69 % 
hmotnosti a 80 % objemu (za predpokladu zmesi bázy a katalyzátora v pomere 1:1), majú priemernú 
veľkosť častíc 1,3 μm (podľa hmotnosti) a sú odtienené na základe príručky odtieňov VITA1.
Pri všetkých opísaných výrobkoch si pred použitím pozorne prečítajte a oboznámte sa so všetkými 
pokynmi a informáciami v karte bezpečnostných údajov.
Dodací(e) formulár(e)

• 5 ml striekačka
• Aplikačné hroty:

 ⸰ Ultradent™ hrot na miešanie
 ⸰ Intraorálny hrot

Indikácie na použitie/Zamýšľaný účel
Kompozitné tmelenie/výplňová živica PermaFlo™ DC v spojení s univerzálnym spojivom Peak™ je určené 
na chemickú polymerizáciu lutingovej živice pod nepriamymi výplňami a endodontickými čapmi, ktoré 
sú prístupné a neprístupné svetlu. Môže byť vytvrdený svetlom pre transparentné výplne, t. j. onlaye, 
inlaye a porcelánové korunky. Môže sa používať na priame výplne ako počiatočná vrstva pre zadné 
kompozity a ako základný materiál pred výrobou korunky. 
Kontraindikácie

• V prípade pacientov alebo používateľov s obavami z alergií si pozrite dokument o alergénoch 
produktu dostupný na ultradent.com. Ak spozorujete alergickú reakciu, zasiahnuté miesto 
dôkladne opláchnite vodou a požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojím lekárom.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia
• Živice môžu byť senzibilizujúce. Zabráňte opakovanému kontaktu nevytvrdenej zubnej živice s 

pokožkou. Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na akryláty alebo iné živice. Ak sa prejaví 
alergická reakcia, dermatitída alebo vyrážka, poraďte sa s lekárom.

• Ak dôjde k požitiu produktu, vypite veľké množstvo vody a kontaktujte lekára. Ak dôjde k 
vdýchnutiu produktu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Pacienti a zubní lekári musia nosiť ochranné okuliare s bočnými štítmi
• Používajte iba odporúčané hroty
• Hroty sú len na jedno použitie
• Aby ste predišli upchatiu, medzi každým použitím hrot odstráňte a znovu nasaďte uzáver 

pomocou Luer Lock
• Počas zákrokov zameraných na výplňové ošetrenie presmerujte operačné svetlo, aby ste predišli 

predčasnej polymerizácii.
• Svetlom aktivované tmeliace látky sú citlivé na okolité svetlo. Po použití injekčnej striekačky by sa 

mali vymeniť uzávery Luer Lock, aby sa zabránilo nežiaducej polymerizácii. Ak je po dlhšiu dobu 
vystavená okolitému svetlu, zakryte hrot striekačky gázou.

• Vytvorte primeranú izoláciu 
• Živice by sa mali dlhodobo skladovať v chladničke, aby sa zachovala ich trvanlivosť

Pokyny pre jednotlivé kroky
Príprava - metóda nepriameho tmelenia

1) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 
prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.

2) Čistý prípravok, opláchnite a osušte (Consepsis™ Scrub s interkoronálnou kefou STARbrush™ 
vyčistí, vydezinfikuje a odstráni zvyšky cementu).

3) Overte, či protetika sedí.
4) Pripravte vnútorný povrch protézy.

Na báze kovu: 
1) Mikrobrúsenie alebo pieskovanie vo vnútri povrchu protézy.
2) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 

prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) Na vnútorný povrch protézy naneste kyselinu fosforečnú (napríklad leptadlo Ultra-Etch™) na 5 

sekúnd, aby ste ju vyčistili, opláchnite 5 sekúnd, osušte. 
Keramika/porcelán:

1) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 
prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.

2) Na vnútorný povrch protézy naneste kyselinu fluorovodíkovú (napríklad Ultradent™ Porcelain 
Etch) na 90 sekúnd, opláchnite, osušte.

3) Naneste leptadlo Ultra-Etch na 5 sekúnd, aby ste odstránili porcelánové soli a nečistoty vytvorené 
HF leptaním. Opláchnite a vysušte.

4) Na vnútorný povrch protézy naneste silan (napríklad Ultradent™ Silane) na 1 minútu, nechajte 
zaschnúť a protézu odložte. Neoplachujte.

Zirkónia:
1) Neleptajte ani nepoužívajte silan, vzduchom nebrúste vnútorný povrch protézy.
2) Naneste základný náter so zirkónom podľa pokynov výrobcu.

Príprava - leptanie
Možnosť techniky samoleptania:

1) Prípravok opláchnite a nechajte vlhký.
2) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 

prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) VOLITEĽNE - Na preparát naneste Consepsis Scrub (ak je k dispozícii) s hrotom štetca Black Mini™ 

a pohybom drhnutia ho zľahka vysušte na vzduchu, pričom preparát zostane mierne vlhký.
4) Pomocou Black Mini Brush Tip naneste Peak™ SE primer na 20 sekúnd na preparát zuba za 

stáleho miešania na dentín. Sklovinu nezdrsňujte.
5) Priamo nad preparátom riedite/sušte 3 sekundy pomocou injekčnej striekačky vzduch/voda alebo 

vysokoobjemovým odsávaním.
Možnosť techniky samoleptania:

1) Pred použitím skontrolujte farbu a konzistenciu toku produktu tak, že malé množstvo nanesiete na 
miešací tampón alebo gázu. Odstráňte akúkoľvek číru tekutinu, ktorá sa vytlačí von.

2) Pomocou hrotu Blue Micro™ naneste leptadlo Ultra-Etch na všetky plochy preparátu zuba na 
20 sekúnd.

3) Dôkladne opláchnite 5 sekúnd a nechajte vlhké.
4) VOLITEĽNE - Pre zvýšenie antimikrobiálneho účinku na preparát naneste Consepsis Scrub (ak je k 

dispozícii) drhnúcim pohybom a vysušte na vzduchu.
Príprava- Bond

1) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 
prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.

2) Naneste vrstvu lepidla Peak Universal Bond s hrotom štetca Inspiral™ a jemne ho miešajte 
10 sekúnd.

3) Zrieďte/sušte 10 sekúnd plným tlakom vzduchu. Peparát by mal vyzerať lesklý.
4) Vytvrdzujte svetlom 10 sekúnd pomocou vytvrdzovacieho svetla s intenzitou ≥ 800 mW/cm2 v 

rozsahu vlnových dĺžok 385–515 nm.
Príprava - Cement

1) Pred nasadením hrotu skontrolujte rovnomerný prietok z oboch otvorov striekačky tak, že malé 
množstvo vytlačíte na miešací podnos. Dbajte na to, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii.

2) Pripojte miešací hrot zarovnaním vnútorných otvorov s otvormi striekačky. Otočením v smere 
hodinových ručičiek uzamknite.

3) Podľa potreby pripojte flexibilný intraorálny hrot k miešaciemu hrotu, čím sa bude podávať 
priamo do vnútra protézy z dvojhlavňovej injekčnej striekačky.

4) Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte prietok, farbu a konzistenciu. V prípade, že dôjde ku 
vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.

Použitie 
1) Naneste tenkú vrstvu výplňovej živice PermaFlo DC na protézu a ihneď ju nasaďte. Pracovný čas je 

približne 2 minúty 30 sekúnd.
2) Odstráňte prebytok.
3) Na prevenciu vzniku kyslíkovej inhibície použite bariérový roztok DeOx™ (alebo glycerín).
4) Okraje vytvrdzujte svetlom po dobu 10 sekúnd pomocou vytvrdzovacieho svetla s intenzitou ≥ 800 

mW/cm2 v rozsahu vlnovej dĺžky 385–515 nm.
POZNÁMKA: Nastavený čas je 5–8 minút.
Príprava - Čap a jadro

1) Pomocou gumenej zarážky a vrtáka UniCore™ vhodnej veľkosti vyvŕtajte dierku pre čap.
2) Pred intraorálnou expresiou overte prietok, farbu a konzistenciu všetkých chemických látok. V 

prípade, že dôjde ku vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) Priestor čapu dôkladne oplachujte po dobu 10 sekúnd pomocou adaptéra TriAway™ Adaptor a 

hrotu 22ga Endo-Eze™ Tip. Vysušte pomocou adaptéra TriAway a hrotu Endo-Eze 22 ga odspodu 
preparátu smerom nahor.

4) Skontrolujte, či čap (UniCore™ Post) sedí a pomocou vysokorýchlostného diamantového kotúča 
ho odrežte na požadovanú dĺžku. 

POZNÁMKA: Karbidové a rotačné frézy môžu vlákna rozstrapkať.
Príprava - leptanie
POZNÁMKA: Chemikálie vždy umiestňujte a odstraňujte zo spodnej časti preparátu smerom nahor.
Technika Peak™ SE Primer: 

1) K injekčnej striekačke Peak SE Primer pripojte hrot NaviTip™ FX 30 ga.
2) Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte prietok, farbu a konzistenciu. V prípade, že dôjde ku 

vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) Nanášajte do priestoru čapu a na koronárny preparát miešaním po dobu 20 sekúnd.
4) Prebytok vyfúknite pomocou adaptéra TriAway a hrotu Endo-Eze 22 ga zdola nahor.

Technika celkového leptania:: 
1) K leptacej striekačke Ultra-Etch pripojte modrý hrot Endo-Eze 22 ga.
2) Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte prietok, farbu a konzistenciu. V prípade, že dôjde ku 

vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) Začítajte apikálne a priestor pre čap vyplňte koronálne. Naneste na koronálny preparát. Leptajte 

po dobu 20 sekúnd.
4) Prebytočný leptací prostriedok odsajte pomocou vákuového adaptéra Luer a hrotu 22 ga.

Endo-Eze technika
1) Pomocou adaptéra TriAway Adaptor a hrotu 22ga Endo-Eze Tip dôkladne opláchnite a zľahka 

osušte vzduchom, pričom priestor čapu nechajte mierne vlhký
Príprava - Bond

1) K injekčnej striekačke s lepidlom Peak Universal Bond pripojte hrot NaviTip FX 30 ga.
2) Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte prietok, farbu a konzistenciu. V prípade, že dôjde ku 

vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
3) Do priestoru pre čap a na zubný preparát naneste 1-2 kvapky a potom 10 sekúnd miešajte po 

celej dĺžke kanálika vrátane celého zubného preparátu.
4) Nadbytočné lepidlo Peak Universal Bond dôkladne odstráňte pomocou adaptéra TriAway a 

hrotu Endo-Eze 22 ga.
5) Pomocou adaptéra TriAway a hrotu Endo-Eze 22 ga vysušte miesto čapu a preparát po dobu 10 

sekúnd plným tlakom vzduchu, aby sa zvyšné rozpúšťadlo odparilo zdola nahor.
6) Svetlom vytvrdzujte priestor čapu počas 20 sekúnd pomocou vytvrdzovacieho svetla s intenzitou ≥ 

800 mW/cm2 v rozsahu vlnových dĺžok 385-515 nm.
7) Pomocou papierového hrotu alebo predchádzajúceho čapu overte, či priestor čapu nie 

je zablokovaný.
Príprava - Fixácia čapu a vytvorenie základnej vrstvy

1) Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky so živicou PermaFlo DC.
2) Na dvojhlavňovú injekčnú striekačku nasaďte miešací hrot a zarovnajte oba otvory. Otáčajte v 

smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.
3) Pripojte flexibilný intraorálny hrot k dvojhlavňovému miešaciemu hrotu, aby ste ho mohli z 

injekčnej striekačky dávkovať priamo do kanálika.
4) Pred intraorálnou aplikáciou skontrolujte prietok, farbu a konzistenciu. V prípade, že dôjde ku 

vzniku odporu, vymeňte hrot a vykonajte opätovnú kontrolu.
Použitie - Fixácia čapu a vytvorenie základnej vrstvy

1) Pred vložením do otvoru čapu vytlačte malé množstvo.
2) Do otvoru čapu zasuňte hrot po celej hĺbke.
3) Rovnomerným tlakom naneste živicu PermaFlo DC od apikálnej strany a postupujte smerom 

ku korunke.
4) Pomaly vložte čap (napríklad UniCore Post) a vytlačte prebytočný fixačný cement. Pracovný čas je 

približne 2 minúty 30 sekúnd.
5) Umiestnite vytvrdzovacie svetlo priamo nad čap a vytvrdzujte svetlom 20 sekúnd pomocou 

vytvrdzovacieho svetla s intenzitou ≥ 800 mW/cm2 v rozsahu vlnových dĺžok 385-515 nm.
6) Podľa potreby pokračujte v nanášaní vrstiev živice PermaFlo DC okolo čapu.

POZNÁMKA: Medzi jednotlivými vrstvami vytvrdzujte svetlom 5 sekúnd, aby sa vytvoril gél a jadro. Na 
jadre vykonajte záverečné vytvrdzovanie počas 40 sekúnd. Nastavený čas je 5-8 minút
Spracovanie
Aby nedošlo ku krížovej kontaminácii, utierajte striekačku medzi jednotlivými použitiami dezinfekčným 
prostriedkom strednej úrovne a používajte jednorazový ochranný kryt. Ak sa nepoužije ochranný kryt, 
injekčná striekačka by sa mala považovať za jednorazovú.
Skladovanie a likvidácia
Uchovávajte podľa etikety na vonkajšom obale. 
Odpad likvidujte podľa miestnych pravidiel, smerníc a nariadení.
Rôzne informácie
Každú vážnu udalosť nahláste výrobcovi a príslušnému orgánu.
ultradent.com / 1 800 552 5512 / 801 572 4200
1. Ochranná známka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Opis produktu
Żywica kompozytowa do cementowania/odbudowy PermaFlo™ DC w połączeniu z uniwersalnym 
wiązaniem Peak™ została zaprojektowana w celu zapewnienia chemicznej polimeryzacji żywicy 
cementowej pod pośrednimi wypełnieniami i wkładami endodontycznymi,
 które są dostępne i niedostępne dla światła. Jest to radionieprzezroczysta żywica kompozytowa 
do cementowania/odbudowy, którą można utwardzać światłem w celu wykonywania przeziernych 
wypełnień, tj. nakładów, wkładów i koron porcelanowych. Może być stosowany do wypełnień 
bezpośrednich jako warstwa początkowa pod kompozyty wiążące do zębów tylnych oraz jako materiał 
podbudowy przed wykonaniem korony. Żywica kompozytowa do cementowania/odbudowy PermaFlo™ 
DC jest wypełniona w 68-69% wagowo i w 80% objętościowo (przy założeniu mieszanki bazy i 
katalizatora w proporcjach 1:1), średnia wielkość cząstek wynosi 1,3 μm (wagowo), a jej odcień jest 
oparty na wzorniku kolorów VITA 1.
W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć 
wszystkie instrukcje oraz informacje dotyczące karty charakterystyki.
Dostępne opakowania

• Strzykawka 5 ml
• Końcówki do aplikacji:

○ Końcówka mieszająca Ultradent™
○ Końcówka wewnątrzustna

Wskazania do stosowania/Przeznaczenie
Żywica kompozytowa do cementowania/odbudowy PermaFlo™ DC w połączeniu z materiałem Peak™ 
Universal Bond została opracowana w celu zapewnienia chemicznej polimeryzacji żywicy cementowej 
pod pośrednimi wypełnieniami i wkładami endodontycznymi, zarówno dostępnymi, jak i niedostępnymi 
dla światła. Materiał można utwardzać światłem w celu wykonywania przezroczystych wypełnień, tj. 
nakładów, wkładów i koron porcelanowych. Może być stosowany do wypełnień bezpośrednich jako 
warstwa początkowa pod kompozyty wiążące do zębów tylnych oraz jako materiał podbudowy przed 
wykonaniem korony. 
Przeciwwskazania

• W przypadku pacjentów lub użytkowników z alergiami należy zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą alergenów produktu dostępną na stronie ultradent.com. W przypadku zaobserwowania 
reakcji alergicznej należy obficie opłukać narażone miejsce wodą i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Żywice mogą uczulać. Unikaj wielokrotnego kontaktu nieutwardzonej żywicy dentystycznej ze 

skórą. Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na akrylany lub inne żywice. 
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zapalenia skóry lub wysypki należy skonsultować 
się z lekarzem.

• W przypadku połknięcia produktu popić dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W 
przypadku aspiracji produktu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Pacjenci i personel dentystyczny muszą nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi
• Używaj tylko zalecanych końcówek
• Końcówki są jednorazowego użytku
• Aby uniknąć zatykania, należy zdjąć końcówkę i ponownie założyć nasadkę Luer Lock Caps przed 

każdym użyciem
• Przekieruj światło zabiegowe podczas zabiegów rekonstrukcyjnych, aby uniknąć 

przedwczesnej polimeryzacji
• Środki wiążące aktywowane światłem są wrażliwe na światło otoczenia. Zatyczki Luer Lock 

strzykawek należy wymienić po użyciu, aby zapobiec niepożądanej polimeryzacji. Jeżeli końcówka 
strzykawki będzie wystawiona na działanie światła otoczenia przez dłuższy czas, należy ją 
przykryć gazą.

• Zapewnij odpowiednią izolację 
• Żywice należy przechowywać w lodówce w celu zachowania ich trwałości podczas 

długotrwałego przechowywania
• 

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie – technika pośredniego łączenia

1) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 
substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.

2) Wyczyść preparat, opłucz i osusz (Consepsis™ Scrub za pomocą szczoteczki międzykoronowej 
STARbrush™ oczyści, zdezynfekuje i usunie resztki cementu).

3) Sprawdź dopasowanie protetyczne.
4) Przygotuj wewnętrzną powierzchnię protezy.
5) 
6) Na bazie metalu: 
1) Mikrościeranie lub piaskowanie wewnętrznej powierzchni protezy.
2) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 

substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
3) Nanieść kwas fosforowy (np. środek wytrawiający Ultra-Etch™) na wewnętrzną powierzchnię 

protezy na 5 sekund w celu jej oczyszczenia, płukać przez 5 sekund i osuszyć. 
4) Ceramika/porcelana:
1) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 

substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
2) Nanieść kwas fluorowodorowy (np.: Ultradent™ Porcelain Etch) na wewnętrzną powierzchnię 

protezy na 90 sekund, spłukać i osuszyć.
3) Nanieść środek trawiący Ultra-Etch na 5 sekund, aby usunąć sole porcelany i zanieczyszczenia 

powstałe w wyniku trawienia prądem HF. Wypłucz i osusz.
4) Nanieść silan (np.: Ultradent™ Silane) na wewnętrzną powierzchnię protezy i pozostawić na 1 

minutę, osuszyć i odłożyć protezę. Nie spłukiwać.
5) Cyrkonia:
1) Nie wytrawiać i nie stosować silanu, nie szlifować pneumatycznie wewnętrznej 

powierzchni protezy.
2) Nałóż podkład cyrkonowy zgodnie z instrukcją producenta.
3) 

Przygotowanie – wytrawianie
4) Opcja techniki samowytrawiania:
1) Wypłucz preparat i pozostaw wilgotny.
2) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 

substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
3) OPCJONALNIE – Nanieś peeling Consepsis Scrub (jeśli jest dostępny) za pomocą czarnej końcówki 

pędzelka Mini™ na preparat, wykonując ruchy szorujące, a następnie lekko osusz na powietrzu, 
pozostawiając preparat lekko wilgotny.

4) Nanieść primer Peak™ SE za pomocą czarnej końcówki pędzelka na 20 sekund na opracowaną 
powierzchnię zęba, cały czas mieszając zębinę. Nie szorować emalii.

5) Rozcieńczać/suszyć przez 3 sekundy za pomocą strzykawki wodno-powietrznej lub ssania o dużej 
objętości bezpośrednio nad preparatem.

Opcja techniki Total-Etch:
1) Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu, wyciskając niewielką ilość na bloczek do 

mieszania lub gazę. Wylej cały wyciśnięty klarowny płyn.
2) Nanieś środek wytrawiający Ultra-Etch za pomocą końcówki Blue Micro™ Tip na wszystkie 

powierzchnie zęba i pozostawić na 20 sekund.
3) Dokładnie płukać przez 5 sekund i pozostawić do wyschnięcia.
4) OPCJONALNIE – Aby uzyskać dodatkowy efekt antybakteryjny, nanieś na preparat peeling 

Consepsis Scrub (jeśli jest dostępny) ruchem szorującym i wysusz na powietrzu.
Przygotowanie – Bond

1) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 
substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.

2) Nanieś warstwę kleju Peak Universal Bond za pomocą końcówki pędzelkowej Inspiral™ i delikatnie 
wmasuj przez 10 sekund.

3) Rozcieńczyć/wysuszyć 10 sekund przy użyciu pełnego ciśnienia powietrza. Preparat powinien 
mieć błyszczący wygląd.

4) Utwardzanie światłem przez 10 sekund przy użyciu lampy polimeryzacyjnej o natężeniu ≥ 800 
mW/cm2 w zakresie długości fal 385-515 nm.

Przygotowanie – cement
1) Przed założeniem końcówki sprawdzić równomierny wypływ z obu otworów strzykawki, 

wyciskając niewielką ilość na płytkę mieszającą. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do 
zakażenia krzyżowego.

2) Zamocować końcówkę mieszającą, dopasowując wewnętrzne trzonki nasadki do otworów 
strzykawki. Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.

3) W razie potrzeby można przymocować elastyczną końcówkę wewnątrzustną do końcówki 
mieszającej, aby móc podawać preparat bezpośrednio do wnętrza protezy za pomocą 
strzykawki dwukomorowej.

4) Sprawdź przepływ, kolor i konsystencję wytrawiacza przed wprowadzeniem do jamy ustnej. Jeśli 
napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.

Użycie 
1) Nanieść cienką warstwę żywicy cementowej PermaFlo DC na protezę i natychmiast osadzić. Czas 

pracy wynosi około 2 minuty i 30 sekund.
2) Usuń nadmiar.
3) Nanieść roztwór barierowy DeOx™ (lub glicerynę), aby zapobiec tworzeniu się 

inhibitorów tlenowych.
4) Utwardzanie brzegów światłem przez 10 sekund przy użyciu lampy polimeryzacyjnej o natężeniu ≥ 

800 mW/cm2 w zakresie długości fal 385-515 nm.
UWAGA: Czas wiązania wynosi 5-8 minut.
Przygotowanie – wkład i rdzeń

1) Wywierć otwór na wkład za pomocą gumowego ogranicznika i wiertła UniCore™ o 
odpowiednim rozmiarze.

2) Przed wyciśnięciem wewnątrzustnym należy sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję wszystkich 
substancji chemicznych. Jeśli napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.

3) Dokładnie płucz przestrzeń wokół wkładu przez 10 sekund za pomocą adaptera TriAway™ i 
końcówki Endo-Eze™ 22 ga. Osusz za pomocą adaptera TriAway i końcówki Endo-Eze 22 ga od 
dołu preparatu w górę.

4) Sprawdź, czy wkład (np.: UniCore™ Post) jest dopasowany i przytnij go na odpowiednią długość za 
pomocą szybkoobrotowej tarczy diamentowej. 

UWAGA: Wiertła węglikowe i operacyjne mogą strzępić włókna.
Przygotowanie – wytrawianie
UWAGA: Substancje chemiczne należy zawsze umieszczać i usuwać od dołu preparatu ku górze.

5) Technika stosowania primera Peak™ SE: 
1) Przymocuj końcówkę NaviTip™ FX 30 ga do strzykawki podkładowej Peak SE.
2) Sprawdź przepływ, kolor i konsystencję wytrawiacza przed wprowadzeniem do jamy ustnej. Jeśli 

napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
3) Nakładać na przestrzeń wokół wkładu i preparację koronową na 20 sekund, energicznie mieszając.
4) Nadmiar kosmetyku wydmuchaj za pomocą adaptera TriAway i końcówki Endo-Eze 22 ga, 

zaczynając od dołu do góry.
Technika całkowitego wytrawiania: 

1) Przymocuj niebieską końcówkę Endo-Eze 22 ga do strzykawki wytrawiacza Ultra-Etch.
2) Sprawdź przepływ, kolor i konsystencję wytrawiacza przed wprowadzeniem do jamy ustnej. Jeśli 

napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
3) Rozpocznij od wierzchołka i wypełnij przestrzeń wkładu korony. Stosować do przygotowania 

korony. Wytrawiać przez 20 sekund.
4) Odessać nadmiar środka trawiącego za pomocą adaptera próżniowego Luer i końcówki 22 ga.

Technika Endo-Eze
1) Używając adaptera TriAway i końcówki Endo-Eze 22ga, dokładnie spłucz i lekko wysusz na 

powietrzu, pozostawiając przestrzeń pod wkładem lekko wilgotną.
Przygotowanie – Bond

1) Załóż końcówkę NaviTip FX 30 ga na strzykawkę z klejem Peak Universal Bond.
2) Sprawdź przepływ, kolor i konsystencję wytrawiacza przed wprowadzeniem do jamy ustnej. Jeśli 

napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
3) Wprowadzić 1-2 krople do przestrzeni wkładu i na powierzchnię preparacji, a następnie mieszać 

na całej długości kanału, łącznie z całym preparowanym zębem, przez 10 sekund.
4) Dokładnie usuń nadmiar kleju Peak Universal Bond za pomocą adaptera TriAway i końcówki 

Endo-Eze 22 ga.
5) Pozostaw przestrzeń i przygotowanie do wyschnięcia na powietrzu przez 10 sekund, używając 

pełnego ciśnienia powietrza do rozcieńczania/osuszania za pomocą adaptera TriAway i końcówki 
Endo-Eze 22 ga, aby odparować wszelkie resztki rozpuszczalnika od dołu do góry.

6) Utwardź światło w przestrzeni międzyzębowej przez 20 sekund, stosując lampę polimeryzacyjną o 
natężeniu ≥ 800 mW/cm2 w zakresie długości fal 385-515 nm.

7) Sprawdź za pomocą papierowego trzpienia lub wcześniej zamontowanego wkładu, czy przestrzeń 
na wkład nie jest zablokowana.

Przygotowanie – cementowanie wkładów i odbudowa rdzenia
1) Zdjąć nasadkę ze strzykawki z żywicą cementową PermaFlo DC.
2) Umieść końcówkę mieszającą na strzykawce dwulufowej tak, aby dwa porty się ze sobą stykały. 

Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
3) Załóż elastyczną końcówkę wewnątrzustną na dwukomorową końcówkę mieszającą, aby móc 

podawać preparat bezpośrednio ze strzykawki do kanału.
4) Sprawdź przepływ, kolor i konsystencję wytrawiacza przed wprowadzeniem do jamy ustnej. Jeśli 

napotkasz opór, wymień końcówkę i sprawdź ponownie.
Zastosowanie – wkłady i cementowanie oraz odbudowa rdzenia

1) Wyciśnij niewielką ilość przed umieszczeniem w miejscu wkładu.
2) Wsuń końcówkę w otwór w wkładzie na pełną głębokość.
3) Stosując równomierny nacisk, aplikuj żywicę cementową PermaFlo DC, zaczynając od wierzchołka i 

przesuwając się w kierunku korony.
4) Powoli wprowadź wkład (np.: UniCore Post), wypierając nadmiar cementu. Czas pracy wynosi 

około 2 minuty i 30 sekund.
5) Umieść lampę polimeryzacyjną bezpośrednio nad wkładem i utwardzaj światłem przez 20 sekund, 

używając lampy polimeryzacyjnej o natężeniu ≥ 800 mW/cm2 w zakresie długości fal 385-515 nm.
6) W razie potrzeby kontynuuj nakładanie warstw żywicy cementowej PermaFlo DC wokół wkładu.

UWAGA: Pomiędzy warstwami należy nałożyć warstwę utwardzacza świetlnego przez 5 sekund, aby 
uzyskać żel i utworzyć rdzeń. Ostateczne utwardzanie rdzenia należy wykonać przez 40 sekund. Czas 
wiązania wynosi 5-8 minut
Przetwarzanie
Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, pomiędzy kolejnymi użyciami przetrzyj strzykawkę środkiem 
dezynfekującym pośredniego poziomu i użyj jednorazowej tulei barierowej. W przypadku braku 
jednorazowego rękawa ochronnego na strzykawkę należy traktować jako jednorazową.
Przechowywanie i utylizacja
Należy przechowywać zgodnie z etykietą na opakowaniu zewnętrznym. 
Odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi regułami, wytycznymi i przepisami.
Dodatkowe informacje
Zgłoś każdy poważny incydent producentowi i właściwemu organowi.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
 1. Znak towarowy Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Opis izdelka
Kompozitna cementna/obnovitvena smola PermaFlo™ DC v povezavi s Peak™ Universal Bond je 
zasnovana tako, da zagotavlja kemično polimerizacijo cementne smole pod posrednimi restavracijami 
in endodontskimi zatiči, ki
so dostopni in nedostopni svetlobi. Je radioopačna kompozitna cementna/obnovitvena smola, ki jo 
je mogoče svetlobno polimerizirati za prosojne restavracije, tj. onlaje, inlaje in porcelanske krone. 
Uporablja se lahko za neposredne restavracije kot začetni sloj za posteriorne vezane kompozite in kot 
osnovni material pred izdelavo krone. Kompozitna cementna/obnovitvena smola PermaFlo™ DC ima 
68–69 % polnila glede na maso in 80 % polnila glede na prostornino (ob predpostavki mešanice baze/
katalizatorja 1:1), ima povprečno velikost delcev 1,3 μm (glede na maso) in je zasenčena na osnovi 
vodnika za odtenke VITA 1 .
Za vse opisane izdelke pred uporabo skrbno preberite in razumite vsa navodila in informacije v 
varnostnih listih.
Obrazec(-i) za dostavo

• 5 ml brizga
• Nasveti za dostavo:

 ⸰ Mešalna konica Ultradent™
 ⸰ Intraoralna konica

Indikacije za uporabo/predvideni namen
Kompozitna cementna/obnovitvena smola PermaFlo™ DC v povezavi s Peak™ Universal Bond je 
zasnovana tako, da zagotavlja kemično polimerizacijo cementne smole pod posrednimi restavracijami in 
endodontskimi zatiči, ki so dostopni in nedostopni svetlobi. Lahko se polimerizira s svetlobo za prozorne 
restavracije, tj. onleje, inleje in porcelanske krone. Uporablja se lahko za neposredne restavracije kot 
začetni sloj za posteriorne vezane kompozite in kot osnovni material pred izdelavo krone. 
Kontraindikacije

• Za bolnike ali uporabnike, ki imajo pomisleke glede alergij, si oglejte dokument o alergenih 
izdelkov, ki je na voljo na spletnem mestu ultradent.com. Če opazite alergijsko reakcijo, 
izpostavljeno mesto temeljito izperite z vodo in naj se bolnik posvetuje z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
• Smole lahko povzročajo preobčutljivost. Izogibajte se ponavljajočemu se stiku nestrjene zobne 

smole s kožo. Ne uporabljajte pri bolnikih z znano občutljivostjo na akrilate ali druge smole. Če se 
pojavi alergijska reakcija, dermatitis ali izpuščaj, se posvetujte z zdravnikom.

• Če izdelek zaužijete, popijte večje količine vode in se posvetujte z zdravnikom. Če pride do 
aspiracije izdelka, takoj poiščite zdravniško pomoč.

• Pacient in zobozdravstveni delavci morajo nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki
• Uporabljajte samo priporočene konice
• Konice so samo za enkratno uporabo
• Da se izognete zamašitvi, med vsako uporabo odstranite konico in ponovno zamašite s pokrovčki 

Luer Lock
• Med postopki restavracije preusmerite operacijsko svetlobo, da preprečite 

prezgodnjo polimerizacijo
• Veziva, ki se aktivirajo s svetlobo, so občutljiva na svetlobo okolice. Pokrovčke Luer Lock na brizgi 

je treba po uporabi zamenjati, da preprečite neželeno polimerizacijo. Konico brizge pokrijte z 
gazo, če jo pustite dlje časa izpostavljeno zunanji svetlobi.

• Vzpostavite ustrezno izolacijo 
• Smole je za dolgoročno shranjevanje treba hraniti v hladilniku, da ohranijo rok trajanja

Navodila po korakih
Priprava – posredna tehnika lepljenja

1) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 
upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.

2) Očistite pripravek, sperite in posušite (čistilo Consepsis™ Scrub z interkoronalno krtačo 
STARbrush™ bo očistilo, razkužilo in odstranilo ostanke cementa).

3) Preverite prileganje proteze.
4) Pripravite notranjo površino proteze.

Na kovinski osnovi: 
1) Mikrobrušenje ali peskanje notranje površine proteze.
2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 

upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.
3) Nanesite fosforno kislino (kot je jedkalo Ultra-Etch™) na notranjo površino proteze za 5 sekund, 

da jo očistite, spirajte 5 sekund in posušite. 
Keramika/porcelan:

1) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 
upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.

2) Nanesite fluorovodikovo kislino (kot je Ultradent™ Porcelain Etch) na notranjo površino proteze za 
90 sekund, sperite in posušite.

3) Za 5 sekund nanesite jedkalo Ultra-Etch, da odstranite porcelanaste soli in ostanke, ki nastanejo 
pri jedkanju s fluorovodikovo kislino. Sperite in posušite.

4) Nanesite silan (kot je Ultradent™ Silane) na notranjo površino proteze za 1 minuto, posušite in 
odložite protezo. Ne izpirajte.

Cirkonij:
1) Notranje površine proteze ne jedkajte ali uporabljajte silana, zračno brusite.
2) Nanesite cirkonijev primer po navodilih proizvajalca.

Pripravek – jedkalo
Možnost tehnike samojedkanja:

1) Sperite pripravek in pustite vlažno.
2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 

upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.
3) NEOBVEZNO - Nanesite Consepsis Scrub (kjer je na voljo) s konico čopiča Black Mini™ na 

pripravek z drgnjenjem in rahlo posušite na zraku, tako da ostane rahlo vlažen.
4) S konico čopiča Black Mini nanesite primer Peak™ SE za 20 sekund na pripravek zoba z 

neprekinjenim mešanjem na dentinu. Ne drgnite sklenine.
5) Redčite/sušite 3 sekunde z uporabo brizge za zrak/vodo ali tako, da sesalnik velike količine 

postavite neposredno nad pripravek.
Možnost tehnike popolnega jedkanja:

1) Pred nanosom preverite barvo in konsistenco pretoka izdelka tako, da majhno količino iztisnete 
na mešalno blazinico ali gazo. Zavrzite vso iztisnjeno bistro tekočino zavrzite.

2) Nanesite jedkalo Ultra-Etch s konico Blue Micro™ na vse površine pripravka zoba za 20 sekund.
3) Temeljito izpirajte 5 sekund in pustite vlažno.
4) NEOBVEZNO – Za dodaten protimikrobni učinek nanesite čistilo Consepsis Scrub (če je na voljo) 

na pripravek z drgnjenjem in posušite na zraku.
Pripravek – vezivo

1) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 
upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.

2) Nanesite tanko plast lepila Peak Universal Bond s konico čopiča Inspiral™ in nežno mešajte 
10 sekund.

3) Redčite/sušite 10 sekund z uporabo polnega zračnega pritiska. Pripravek mora biti sijoč.
4) Polimerizirajte s svetlobo 10 sekund z uporabo polimerizacijske luči z intenzivnostjo ≥ 800 mW/

cm2 v območju valovne dolžine 385–515 nm.
Pripravek – cement

1) Preden pritrdite konico, preverite enakomeren pretok iz obeh odprtin brizge tako, da iztisnete 
majhno količino na mešalno blazinico. Bodite previdni, da ne pride do navzkrižne kontaminacije.

2) Pritrdite mešalno konico tako, da notranja stebla pokrovčka poravnate z odprtinami brizge. Za 
zaklepanje zavrtite v smeri urinega kazalca.

3) Če želite, pritrdite gibljivo intraoralno konico na mešalno konico za dovajanje neposredno v 
notranjost proteze iz dvocevne brizge.

4) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco. Če opazite upor, zamenjajte 
konico in ponovno preverite.

Uporaba 
1) Nanesite tanko plast smole za cementiranje PermaFlo DC na protezo in takoj namestite. Čas 

delovanja je približno 2 minuti 30 sekund.
2) Odstranite presežek.
3) Nanesite pregradno raztopino DeOx™ (ali glicerin), da preprečite nastajanje zaviranja kisika.
4) Robove polimerizirajte s svetlobo 10 sekund z uporabo polimerizacijske luči z intenzivnostjo ≥ 800 

mW/cm2 v območju valovne dolžine 385–515 nm.
OPOMBA: Nastavljeni čas je 5–8 minut.
Pripravek – zatič in jedro

1) S pomočjo gumijastega omejevalnika in svedra UniCore™ ustrezne velikosti izvrtajte luknjo 
za zatič.

2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco vseh kemikalij. Če opazite 
upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.

3) 10 sekund temeljito izpirajte prostor za zatič z uporabo adapterja TriAway™ in konice Endo-Eze™ 
22ga. Sušite z adapterjem TriAway in konico Endo-Eze 22ga od spodnjega dela pripravka navzgor.

4) S hitrim diamantnim diskom preverite ustreznost zatiča (kot je UniCore Post) in ga odrežite na 
želeno dolžino. 

OPOMBA: Karbidna in operativna svedra lahko poškodujejo vlakna.
Pripravek – jedkalo
OPOMBA: Kemikalije vedno postavljajte in odstranjujte od dna pripravka do vrha.
Tehnika primerja Peak™ SE: 

1) Pritrdite konico čopiča NaviTip™ FX 30 ga na injekcijsko brizgo Peak SE.
2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco. Če opazite upor, zamenjajte 

konico in ponovno preverite.
3) Z mešanjem nanesite na prostor za zatič in koronarni preparat za 20 sekund.
4) Od spodaj navzgor izpihajte presežek z adapterjem TriAway in konico Endo-Eze 22 ga.

Tehnika popolnega jedkanja: 
1) Na brizgo za jedkanje Ultra-Etch pritrdite modro konico Endo-Eze 22 ga.
2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco. Če opazite upor, zamenjajte 

konico in ponovno preverite.
3) Začnite apikalno in prostor za zatič zapolnite koronalno. Nanesite na koronalni pripravek. 

Jedkajte 20 sekund.
4) Odsesajte odvečno sredstvo za jedkanje z Luerjevim vakuumskim adapterjem in konico 22 ga.

Tehnika Endo-Eze
1) Z uporabo adapterja TriAway in konice Endo-Eze 22ga temeljito sperite in rahlo posušite na zraku, 

pri čemer pustite prostor za zatič rahlo vlažen.
Pripravek – vezivo

1) Pritrdite konico NaviTip FX 30 ga na lepilno brizgo Peak Universal Bond.
2) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco. Če opazite upor, zamenjajte 

konico in ponovno preverite.
3) Kanite 1–2 kapljici v prostor za zatič in na pripravek, nato pa 10 sekund mešajte po celotni dolžini 

kanala, vključno s celotnim pripravkom zoba.
4) Temeljito odstranite odvečno lepilo Peak Universal Bond z uporabo adapterja TriAway in konice 

Endo-Eze 22 ga.
5) Prostor za zatič in pripravek 10 sekund sušite z zrakom z uporabo polnega zračnega pritiska za 

redčenje/sušenje z adapterjem TriAway in konico Endo-Eze 22 ga, da izhlapi preostalo topilo 
od spodaj navzgor.

6) Navzdol po prostoru zatiča polimerizirajte s svetlobo 20 sekund z uporabo polimerizacijske luči z 
intenzivnostjo ≥ 800 mW/cm2 v območju valovne dolžine 385–515 nm.

7) Uporabite papirnato konico ali predhodno nameščen zatič, da preverite, ali prostor za zatič 
ni blokiran.

Pripravek – cementiranje zatiča in nadgradnja jedra
1) Odstranite pokrovček z brizge s smolo za cementiranje PermaFlo DC.
2) Postavite mešalno konico na dvocevno brizgo tako, da poravnate dve odprtini. Zasukajte v smeri 

urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
3) Gibljivo intraoralno konico pritrdite na dvocevno mešalno konico za dovajanje neposredno v 

kanal iz brizge.
4) Pred intraoralnim brizganjem preverite pretok, barvo in konsistenco. Če opazite upor, zamenjajte 

konico in ponovno preverite.
Uporaba – zatiči in cementiranje ter nadgradnja jedra

1) Iztisnite majhno količino, preden jo postavite v prostor zatiča.
2) Konico vstavite v prostor za zatič do polne globine.
3) Z enakomernim pritiskom dostavite smolo za cementiranje PermaFlo DC, ki se začne apikalno 

in se pomika koronalno.
4) Počasi vstavite zatič (kot je UniCore Post), tako da izpodrinete odvečni cement. Čas delovanja je 

približno 2 minuti 30 sekund.
5) Polimerizacijsko luč postavite neposredno nad zatič in polimerizirajte s svetlobo 20 sekund 

z uporabo polimerizacijske luči z intenzivnostjo ≥ 800 mW/cm2 v območju valovne dolžine 
385–515 nm.

6) Po potrebi nadaljujte z gradnjo plasti smole za cementiranje PermaFlo DC okoli zatiča.
OPOMBA: Med sloji polimerizirajte s svetlobo 5 sekund, da se želira in oblikuje jedro. Izvedite končno 
polimeriziranje jedra 40 sekund. Nastavljeni čas je 5–8 minut
Obdelava
Da preprečite navzkrižno kontaminacijo, brizgo med uporabami obrišite z razkužilom srednje stopnje 
in uporabite pregradni tulec za enkratno uporabo. Če pregradnega tulca ni uporabite, je treba brizgo 
obravnavati kot brizgo za enkratno uporabo.
Shranjevanje in odstranjevanje
Shranjujte v skladu z nalepko na zunanji embalaži. 
Odpadke odložite v skladu z lokalnimi pravili, smernicami in predpisi.
Razne informacije
O vsakem resnem incidentu obvestite proizvajalca in pristojni organ.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
 1. Blagovna znamka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

PermaFlo™ DC
Kettős kötésű kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta 

PermaFlo™ DC
Divkāršās cietēšanas saliktie/atjaunojošie sveķi 

Termékleírás
A PermaFlo™ DC kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta a Peak™ univerzális kötéssel együtt úgy 
van kialakítva, hogy biztosítsa a ragasztógyanta kémiai polimerizációját az indirekt fogpótlások és az 
endodonciai csapok alatt,
akár hozzáfér a fény, akár nem. Ez egy röntgenárnyékot adó (radio-opaque) kompozit ragasztócement/
helyreállító gyanta, amely fényre kötő tulajdonságának köszönhetően alkalmas áttetsző fogpótlásokhoz, 
azaz onlay-hez, inlay-hez és porcelán koronához. Használható közvetlen fogpótlásokhoz, mint kiindulási 
réteg hátsó ragasztott kompozitokhoz és maganyagként a korona gyártása előtt. A PermaFlo™ DC 
kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta 68–69 tömegszázalékban és 80 térfogatszázalékban 
töltött (1:1 bázis/katalizátor keveréket feltételezve). Az anyag átlagos részecskemérete 1,3 μm (tömeg 
szerint), és a VITA 1 színárnyalat skála alapján színezik.
Az összes leírt termék esetében használat előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze az összes utasítást 
és a biztonsági adatlap (SDS) információit.
Szállítási űrlap(ok)

• 5 ml-es fecskendő
• Szállítási tippek:

 ⸰ Ultradent™ keverőhegy
 ⸰ Intraorális hegy

Használati javallatok/rendeltetésszerű használat
A PermaFlo™ DC kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta a Peak™ univerzális kötéssel együtt 
úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a ragasztógyanta kémiai polimerizációját az indirekt fogpótlások 
és az endodonciai csapok alatt, akár hozzáfér a fény, akár nem. Ez az anyag fényre kötő, így átlátszó 
pótlásokhoz, azaz onlay-hez, inlay-hez, porcelán koronához is használható. Használható közvetlen 
fogpótlásokhoz, mint kiindulási réteg hátsó ragasztott kompozitokhoz és maganyagként a korona 
gyártása előtt. 
Ellenjavallatok

• Az allergiával küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termékallergiára 
vonatkozó dokumentumot, amely az ultradent.com oldalon található. Ha allergiás reakciót 
tapasztal, az érintett területet alaposan öblítse le vízzel, és kérje meg a beteget, hogy 
forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
• A gyanták érzékenységet okozhatnak. Kerülje el a meg nem kötött foggyanta ismételt érintkezését 

a bőrrel. Ne használja olyan betegeknél, akik ismerten érzékenyek bizonyos akrilátokra vagy más 
gyantára. Ha allergiás reakció, bőrgyulladás vagy bőrkiütés lép fel, forduljon orvoshoz.

• A termék lenyelése esetén igyon bőségesen vizet, és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése 
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

• A betegeknek és a fogorvosoknak oldalvédővel ellátott védőszemüveget kell viselniük
• Csak az ajánlott hegyeket használja
• A hegyek csak egyszer használatosak
• Az eltömődés elkerülése érdekében minden használat között távolítsa el a hegyet, és zárja vissza 

a Luer Lock kupakot
• A helyreállító eljárások során irányítsa át a kezelőfényt, hogy elkerülje a korai polimerizációt
• A fényaktivált kötőanyagok érzékenyek a környezeti fényre. A Luer Lock fecskendő kupakját 

használat után vissza kell cserélni a nem kívánt polimerizáció megelőzése érdekében. Fedje le a 
fecskendő hegyét gézzel, ha hosszú ideig környezeti fénynek van kitéve.

• Biztosítson megfelelő szigetelést 
• A gyantákat hűtőben kell tárolni a hosszú távú eltarthatóság érdekében.

Lépésenkénti utasítások
Előkészítés – Közvetett ragasztási technika

1) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 
Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

2) Tisztítsa meg az előkészítést, öblítse le és szárítsa meg (a Consepsis™ Scrub a STARbrush™ 
interkoronális kefével tisztítja, fertőtleníti és eltávolítja a maradék cementet).

3) Ellenőrizze a protézis illeszkedését.
4) Készítse elő a protézis belső felületét.

Fém alapú: 
1) Mikrocsiszolással vagy homokfúvással tisztítsa meg a fogpótlás belső felületét.
2) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 

Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3) Vigyen fel foszforsavat (például Ultra-Etch™ maratószert) a fogpótlás belső felületére 5 

másodpercre a tisztításhoz, majd öblítse le 5 másodpercig, majd szárítsa meg. 
Kerámia/porcelán:

1) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 
Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

2) Vigyen fel hidrogén-fluorsavat (például Ultradent™ Porcelain Etch-et) a fogpótlás belső felületére 
90 másodpercig, öblítse le, szárítsa meg.

3) Vigyen fel Ultra-Etch maratószert 5 másodpercig, hogy eltávolítsa a porcelánsókat és a HF-
maratás során keletkezett törmeléket. Öblítse le és szárítsa meg.

4) Vigyen fel szilánt (például Ultradent™ Silane) a fogpótlás belső felületére 1 percig, szárítsa meg, 
és tegye félre a fogpótlást. Ne öblítse le.

Cirkónia:
1) Ne végezzen maratást vagy ne használjon szilánt, ne csiszolja levegőn a fogpótlás belső felületét.
2) Vigyen fel cirkónia alapozót a gyártó utasításai szerint.

Előkészítés – Maratás
Önmaratási technika opció:

1) Öblítse le az előkészített felületet és hagyja nedvesen.
2) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 

Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3) OPCIONÁLIS – Vigye fel a Consepsis Scrub oldatot (ha rendelkezésre áll) a Black Mini™ ecsetes 

heggyel az előkészített anyagra dörzsölő mozdulattal, majd enyhén szárítsa meg, hogy a felület 
enyhén nedves maradjon.

4) Vigye fel a Peak™ SE primert fekete mini ecsetvéggel 20 másodpercig a fog előkészítésére, 
folyamatos keverés közben a dentin felületén. Ne dörzsölje a zománcot.

5) Hígítsa/szárítsa meg 3 másodpercig levegő/víz fecskendővel vagy nagy térfogatú szívással 
közvetlenül az előkészített fogfelszín felett.

Teljes maratásos technika opció:
1) Ellenőrizze a termék színét és állagát a felvitel előtt, kis mennyiséget nyomva egy keverőlapra vagy 

gézre. Dobja ki a kinyomódott tiszta folyadékot.
2) Vigyen fel Ultra-Etch maratószert a Blue Micro™ heggyel a fog előkészített felületének minden 

részére 20 másodpercig.
3) Öblítse le alaposan 5 másodpercig, és hagyja nedvesen.
4) OPCIONÁLIS – A további antimikrobiális hatás érdekében dörzsölő mozdulatokkal vigye fel a 

Consepsis Scrub oldatot (ha rendelkezésre áll) a készítményre, majd szárítsa meg levegőn.
Előkészítés – Bond

1) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 
Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

2) Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg Peak Universal Bond ragasztót az Inspiral™ ecsetvéggel, 
és óvatosan keverje 10 másodpercig.

3) Hígítás/szárítás 10 másodpercig teljes légnyomás mellett. A készítménynek fényesnek kell lennie.
4) ≥ 800 mW/cm2 intenzitású, 385-515 nm hullámhosszú tartományban működő polimerizációs 

lámpa használata 10 másodpercig fénnyel történő keményítéshez.
Előkészítés – Cement

1) A hegy felhelyezése előtt ellenőrizze az egyenletes áramlást a fecskendő mindkét 
nyílásából úgy, hogy kis mennyiséget egy keverőpárnára fúj. Legyen óvatos, nehogy 
keresztszennyeződés történjen.

2) Rögzítse a keverőcsúcsot úgy, hogy a belső kupakszárakat a fecskendőnyílásokkal illeszti. A 
rögzítéshez csavarja az óramutató járásával megegyező irányba.

3) Ha szükséges, csatlakoztassa a rugalmas intraorális hegyet a keverőcsúcshoz, hogy a kéthengeres 
fecskendőből közvetlenül a fogpótlás belsejébe adagolhassa az anyagot.

4) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást, a színt és az állagot. Ha az ellenállást észlel, 
cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

Használat 
1) Vigyen fel vékony réteg PermaFlo DC ragasztógyantát a fogpótlásba, és azonnal helyezze be. A 

művelet körülbelül 2 perc 30 másodpercig tart.
2) Távolítsa el a felesleget.
3) Alkalmazzon DeOx™ védőoldatot (vagy glicerint) az oxigén inhibíció 

kialakulásának megakadályozására.
4) ≥ 800 mW/cm2 intenzitású, 385-515 nm hullámhosszú tartományban működő polimerizációs 

lámpa használata 10 másodpercig fénnyel történő keményítéshez.
MEGJEGYZÉS: A beállított idő 5-8 perc.
Előkészítés – csapos műcsonk

1) Fúrja ki a csapfészket gumiütközővel ellátott, megfelelő méretű UniCore™ fúróval.
2) Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, színét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. 

Ha az ellenállást észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3) Alaposan öblítse ki a csapüreget 10 másodpercig a TriAway™ adaptátor és egy Endo-Eze™ 22-es 

kaliberű hegy segítségével. Szárítsa meg TriAway adaptátorral és egy Endo-Eze™ 22-es kaliberű 
hegyével a készítmény aljától felfelé.

4) Ellenőrizze a csap (például az UniCore™ csap) illeszkedését, és vágja le a kívánt hosszúságúra egy 
nagy sebességű gyémánt tárcsával. 

MEGJEGYZÉS: A keményfém és az operatív fúrók kikoptathatják a szálakat.
Előkészítés – Maratás
MEGJEGYZÉS: Mindig helyezze át és távolítsa el a vegyszereket a készítmény aljától a tetejéig.
Peak™ SE alapozó technika: 

1) Csatlakoztasson egy NaviTip™ FX 30-as kaliberű hegyet a Peak SE alapozó fecskendőhöz.
2) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást, a színt és az állagot. Ha az ellenállást észlel, 

cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3) Vigye fel az csapra és a koronapreparációra 20 másodpercig keverő művelettel.
4) Fújja ki a felesleget a TriAway adaptátorral és az Endo-Eze 22-es kaliberű heggyel, alulról felfelé.

Teljes maratásos technika: 
1) Csatlakoztasson egy kék Endo-Eze 22-es kaliberű hegyet az Ultra-Etch maratófecskendőhöz.
2) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást, a színt és az állagot. Ha az ellenállást észlel, 

cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3) Kezdje apikálisan, és töltse ki a csapüreget koronálisan. Alkalmazza a korona előkészítésére. 

Marasson 20 másodpercig.
4) Távolítsa el a felesleges maratóanyagot Luer vákuumadapter és 22-es kaliberű hegy segítségével.

Endo-Eze technika
1) A TriAway adaptátor és az Endo-Eze 22-es kaliberű hegy segítségével alaposan öblítse le, és 

enyhén szárítsa meg a levegőn, hagyja a csapüreget enyhén nedvesen.
Előkészítés – Bond

1) Csatlakoztasson egy NaviTip FX 30-as kaliberű hegyet a Peak Universal 
Bond ragasztófecskendőhöz.

2) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást, a színt és az állagot. Ha az ellenállást észlel, 
cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

3) Helyezzen 1-2 cseppet a csapüregbe és a preparátumra, majd 10 másodpercig mozgassa a 
csatornát teljes hosszában, beleértve a teljes fogpreparációt is.

4) Alaposan távolítsa el a felesleges Peak Universal Bond ragasztót a TriAway adaptátor és az Endo-
Eze 22-es kaliberű hegy segítségével.

5) Levegőn szárítsa meg a csapüreget és 10 másodpercig előkészítse teljes légnyomással a 
TriAway adaptátor és az Endo-Eze 22-es kaliberű hegy segítségével a maradék oldószer 
elpárologtatásához alulról felfelé.

6) ≥ 800 mW/cm2 intenzitású, 385-515 nm hullámhosszú tartományban működő polimerizációs 
lámpa használata a csapüregben 20 másodpercig fénnyel történő keményítéshez.

7) Használjon papírtüskét vagy korábban felszerelt csapot, hogy ellenőrizze, nincs-e eltömődve 
a csapüreg.

Előkészítés – Csap cementezése és műcsonk felépítése
1) Távolítsa el a kupakot a PermaFlo DC ragasztógyanta fecskendőről.
2) Helyezzen egy keverőcsúcsot a kéthengeres fecskendőre, a két portot egymásba illesztve. Csavarja 

az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.
3) Rögzítse a rugalmas intraorális hegyet a kéthengeres keverőcsúcshoz, hogy a fecskendőből 

közvetlenül a gyökércsatornába adagolhassa az anyagot.
4) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást, a színt és az állagot. Ha az ellenállást észlel, 

cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
Felhasználás – Csap cementezése és műcsonk felépítése

1) Nyomjon ki egy kis mennyiséget, mielőtt a csapüregbe helyezné.
2) Helyezze be a hegyet a csapüregbe teljes mélységig.
3) Egyenletes nyomással szállítja a PermaFlo DC ragasztógyantát apikálisan és koronálisan mozogva.
4) Lassan helyezzen be egy csapot (például UniCore csapot), és távolítsa el a felesleges cementet. A 

művelet körülbelül 2 perc 30 másodpercig tart.
5) Helyezzen térhálósító lámpát közvetlenül a csap fölé, és 20 másodpercig fénykezelje 800 mW/cm2 

≥ intenzitású térhálósító lámpával a 385–515 nm hullámhossztartományban.
6) Szükség szerint folytassa a PermaFlo DC ragasztógyanta rétegeinek építését a csap körül.

MEGJEGYZÉS: A rétegek között 5 másodpercig fényre térhálósodik, hogy meggélesedjen és kialakuljon a 
műcsonk. Végezzen utolsó kikeményítést a műcsonkon 40 másodpercig. A beállított idő 5-8 perc
Feldolgozás
A keresztszennyeződés elkerülése érdekében a fecskendőt két használat között törölje át közepes 
erősségű fertőtlenítőszerrel, és használjon eldobható védőhüvelyt. Ha nem használ védőhüvelyt, a 
fecskendő csak egyszer használható.
Tárolás és ártalmatlanítás
A külső csomagoláson található címkének megfelelően tárolja. 
A hulladékot a helyi szabványok, irányelvek és előírások szerint semmisítse meg.
Egyéb információk
Minden súlyos eseményt jelentsen a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
 1. A Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. védjegye.

Produkta apraksts
PermaFlo™ DC saliktie/atjaunojošie sveķi kopā ar Peak™ Universal Bond ir paredzēti, lai nodrošinātu 
salikto sveķu ķīmisku polimerizāciju zem netiešām restaurācijām un endodontiskajām tapām, kas
ir pieejamas un nav pieejamas lampai. Tie ir radioaktīvi necaurredzami saliktie/atjaunojošie sveķi, kurus 
var cietināt ar lampu, lai iegūtu caurspīdīgas restaurācijas, t.i., onlejus, inlejus un porcelāna kroņus. To 
var izmantot tiešās restaurācijās kā sākotnējo slāni aizmugurē savienotiem kompozītmateriāliem un 
kā pamatmateriālu pirms kroņa izgatavošanas. PermaFlo™ DC saliktie/atjaunojošie sveķi ir 68–69% 
piepildīti pēc svara un 80% pēc tilpuma (pieņemot, ka bāzes/katalizatora maisījums ir 1:1), vidējais 
daļiņu izmērs ir 1,3 μm (pēc svara), un tie ir iekrāsoti, pamatojoties uz VITA1 toņu paleti.
Attiecībā uz visiem aprakstītajiem produktiem pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet visus 
norādījumus un SDS informāciju.
Piegādes veids(-i)

• 5 ml šļirce
• Piegādes uzgaļi:

 ⸰ Ultradent™ sajaukšanas uzgalis
 ⸰ Intraorāls uzgalis

Lietošanas indikācijas/paredzētais mērķis
PermaFlo™ DC saliktie/atjaunojošie sveķi kopā ar Peak™ Universal Bond ir paredzēti, lai nodrošinātu 
salikto sveķu ķīmisku polimerizāciju zem netiešām restaurācijām un endodontiskajām tapām, kas ir 
pieejamas un nav pieejamas lampai. Tos var cietināt ar gaismu caurspīdīgām restaurācijām, t.i., onlejām, 
inlejām un porcelāna kroņiem. To var izmantot tiešās restaurācijās kā sākotnējo slāni aizmugurē 
savienotiem kompozītmateriāliem un kā pamatmateriālu pirms kroņa izgatavošanas. 
Kontrindikācijas

• Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alerģiju, skatiet produkta alergēnu dokumentu, kas 
pieejams vietnē ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet pakļauto vietu 
ar ūdeni un iesakiet pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
• Sveķi var būt sensibilizējoši. Izvairieties no nesacietējušu zobu sveķu atkārtotas saskares ar ādu. 

Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret akrilātiem vai citiem sveķiem. Ja rodas alerģiska reakcija, 
dermatīts vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.

• Ja produkts ir norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja produkts tiek 
ieelpots, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

• Pacientiem un zobārstniecības speciālistiem jāvalkā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem
• Izmantojiet tikai ieteiktos padomus
• Uzgaļi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai
• Lai izvairītos no aizsērēšanas, noņemiet uzgalīti un pēc katras lietošanas reizes no jauna 

aizvākojiet ar Luer Lock vāciņiem.
• Restorācijas procedūru laikā novirziet operatora lampu, lai izvairītos no 

priekšlaicīgas polimerizācijas
• Ar lampu aktivizētās saistvielas ir jutīgas pret apkārtējo gaismu. Šļirces Luer Lock vāciņi pēc 

lietošanas jānomaina, lai novērstu nevēlamu polimerizāciju. Nosedziet šļirces galu ar marli, ja tas 
ilgstoši atstāts apkārtējās gaismas iedarbībai.

• Izveidojiet atbilstošu izolāciju 
• Lai ilgāk uzglabātu sveķus, tie jāglabā ledusskapī, lai saglabātu to derīguma termiņu

Pakāpeniski norādījumi
Sagatavošana — Netiešās saistīšanas tehnika

1) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 
jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

2) Notīriet sagatavi, noskalojiet un nosusiniet (Consepsis™ Scrub ar STARbrush™ starpkoronālo otu, 
lai notīrītu, dezinficētu un noņemtu cementa atlikumus.)

3) Pārbaudiet protezēšanas piemērotību.
4) Sagatavojiet protēzes iekšējo virsmu.

Metāla bāzes: 
1) Apstrādājiet protēzes iekšējo virsmu ar mikro berzi vai smilšu strūklu.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 

jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) Uzklājiet fosforskābi (piemēram, Ultra-Etch™ kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 5 sekundes, 

lai notīrītu, 5 sekundes noskalojiet, nosusiniet. 
Keramika/porcelāns:

1) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 
jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

2) Uzklājiet fluorūdeņražskābi (piemēram, Ultradent™ porcelāna kodinātāju) uz protēzes iekšējās 
virsmas 90 sekundes, noskalojiet, nosusiniet.

3) Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju 5 sekundes, lai noņemtu porcelāna sāļus un HF kodināšanas 
radītās atliekas. Noskalojiet un nosusiniet.

4) Uzklājiet silānu (piemēram, Ultradent™ silānu) uz protēzes iekšējās virsmas 1 minūti, nosusiniet 
un novietojiet protēzi malā. Neskalojiet.

Cirkonijs:
1) Nekodiniet un neizmantojiet silānu, noberzējiet ar gaisu protēzes iekšējo virsmu.
2) Uzklājiet cirkonija gruntējumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Sagatavošana — Kodināšana
Paškodināšanas tehnikas iespēja:

1) Izskalojiet sagatavi un atstājiet mitru.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 

jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) NEOBLIGĀTI — uzklājiet Consepsis Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz preparāta ar 

berzēšanas kustību un ļaujiet tam nožūt, atstājot preparātu nedaudz mitru.
4) Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba sagataves, 

nepārtraukti maisot uz dentīna. Neberzējiet emalju.
5) Atšķaidiet/žāvējiet 3 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens šļirci vai liela apjoma iesūkšanas ierīci 

tieši virs sagataves.
Pilnīgas kodināšanas tehnikas iespēja:

1) Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas krāsu un konsistenci, uzklājot nelielu daudzumu 
uz maisītāja paliktņa vai marles. Izmetiet visu dzidro šķidrumu, kas izdalās.

2) Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz visām zobu sagataves virsmām 
20 sekundes.

3) Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atstājiet mitru.
4) NEOBLIGĀTI — lai iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz preparāta Consepsis Scrub 

(ja pieejams) ar berzēšanas kustību un ļaujiet nožūt.
Sagatavošana — Savienojums

1) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 
jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

2) Uzklājiet kārtiņu Peak Universal Bond līmes ar Inspiral™ otas uzgali un viegli maisiet 10 sekundes.
3) Atšķaidiet/žāvējiet 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu. Sagatavei vajadzētu 

kļūt spīdīgai.
4) Gaismas cietināšana 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 

viļņa garuma reģionā 385–515 nm.
Sagatavošana — Cements

1) Pirms uzgaļa pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šļirces atverēm, 
izspiežot nelielu daudzumu uz maisīšanas paliktņa. Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no 
savstarpējas inficēšanās.

2) Pievienojiet sajaukšanas uzgali, savienojot vāciņu iekšējās tapas ar šļirces atverēm. Pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu.

3) Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šļirces 
ievadītu tieši protēzes iekšpusē.

4) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, 
nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana 
1) Uzklājiet protēzē plānu PermaFlo DC salikto sveķu kārtu un nekavējoties novietojiet to vietā. Darba 

laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2) Noņemiet visu lieko.
3) Uzklājiet DeOx™ barjeras šķīdumu (vai glicerīnu), lai novērstu skābekļa inhibīcijas 

slāņa veidošanos.
4) Gaismas cietināšana malām 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/

cm2 viļņa garuma reģionā 385–515 nm.
PIEZĪME: iestatītais laiks ir 5–8 minūtes.
Sagatavošana — Tapa un implants

1) Izurbiet tapas caurumu, izmantojot gumijas aizturi un atbilstoša izmēra UniCore™ urbi.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet visu ķīmisko vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir 

jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) Rūpīgi izskalojiet tapas vietu 10 sekundes, izmantojot TriAway™ adapteri un Endo-Eze™ 22 ga 

uzgali. Nosusiniet ar TriAway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no sagatavošanas apakšas 
uz augšu.

4) Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogrieziet vēlamajā garumā, 
izmantojot ātrdarbīgu dimanta disku. 

PIEZĪME: karbīds un operatīvie urbji var nobružāt šķiedras.
Sagatavošana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novietojiet un noņemiet ķīmiskās vielas no sagataves apakšas uz augšu.
Peak™ SE gruntēšanas tehnika: 

1) Pievienojiet NaviTip™ FX 30 ga uzgali Peak SE gruntēšanas šļircei.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, 

nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) Uzklājiet uz tapas vietas un koronālās sagatavošanas 20 sekundes, izmantojot maisīšanas darbību.
4) Izpūtiet lieko daudzumu ar TriAway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no apakšas uz augšu.

Pilnīgas kodināšanas tehnika: 
1) Ultra-Etch kodināšanas šļircei pievienojiet zilo Endo-Eze 22 ga uzgali.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, 

nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) Sāciet apikāli un aizpildiet tapas vietu koronāli. Uzklājiet uz koronālās sagataves. Kodiniet 

20 sekundes.
4) Nosūciet kodinātāja pārpalikumu ar Luer vakuuma adapteri un 22 ga uzgali.

Endo-Eze tehnika
1) Izmantojot TriAway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, rūpīgi noskalojiet un viegli nosusiniet 

gaisu, atstājot tapas vietu nedaudz mitru.
Sagatavošana — Savienojums

1) Pievienojiet NaviTip FX 30 ga uzgali Peak Universal Bond līmes šļircei.
2) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, 

nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3) Ievietojiet 1–2 pilienus tapas vietā un uz sagataves, pēc tam 10 sekundes maisiet kanāla garumā, 

ieskaitot visu zoba sagatavi.
4) Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot TriAway adapteri un Endo-Eze 22 

ga uzgali.
5) Izžāvējiet tapas vietu un sagatavi 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai atšķaidītu/

žāvētu ar TriAway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, lai iztvaicētu atlikušo šķīdinātāju no 
apakšas uz augšu.

6) Gaismas cietināšana tapas vietā 20 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 
mW/cm2 viļņa garuma reģionā 385–515 nm.

7) Izmantojiet papīra tapu vai iepriekš pielāgotu tapu, lai pārbaudītu, vai tapas vieta nav bloķēta.
Sagatavošana — Tapa, cementēšana un serdes veidošana

1) Noņemiet PermaFlo DC salikto sveķu šļirces vāciņu.
2) Novietojiet sajaukšanas uzgali uz Dual Barrel šļirces, kas sakrīt abās pieslēgvietās. Pagrieziet 

pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.
3) Pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali Dual Barrel maisīšanas uzgalim, lai no šļirces ievadītu 

tieši kanālā.
4) Pirms intraorālās izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, 

nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
Izmantošana — Tapa un cementēšana un serdes veidošana

1) Iespiediet nelielu daudzumu pirms ievietošanas tapas vietā.
2) Ievietojiet galu tapas vietā līdz pilnam dziļumam.
3) Izmantojot vienmērīgu spiedienu, piegādājiet PermaFlo DC saliktos sveķus, kas sākas apikāli un 

pārvietojiet koronāli.
4) Lēnām ievietojiet tapu (piemēram, UniCore tapu), izspiežot lieko cementu. Darba laiks ir aptuveni 

2 minūtes 30 sekundes.
5) Novietojiet cietēšanas lampu tieši virs tapas un 20 sekundes cietiniet gaismā, cietināšanas lampu 

ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 viļņa garuma reģionā 385–515 nm.
6) Ja nepieciešams, ap tapu turpiniet veidot PermaFlo DC salikto sveķu slāņus.

PIEZĪME: gaismas cietēšana 5 sekundes starp slāņiem, lai tā saželētu un izveidotu serdi. Veiciet serdes 
pēdējo cietināšanu 40 sekundes. Iestatītais laiks ir 5-8 minūtes
Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, starp lietošanas reizēm noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa 
dezinfekcijas līdzekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas barjeras uzmavu. Ja barjeras uzmava netiek 
izmantota, šļirce jāuzskata par vienreiz lietojamu.
Uzglabāšana un iznīcināšana
Uzglabāt saskaņā ar ārējā iepakojuma etiķeti. 
Izmetiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vadlīnijām un noteikumiem.
Dažāda informācija
Ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei par jebkuru nopietnu incidentu.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
1 . Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. preču zīme.

HU - Kizárólag professzionális felhasználásra
LV - Tikai profesionālai lietošanai
LT - Tik profesionaliam naudojimui
MT - Għall-użu professjonali biss
RO - Numai pentru uz profesional
SK - Len na profesionálne použitie
SL - Samo za profesionalno uporabo
NO - Kun for profesjonell bruk
PL - Wyrób wyłącznie do użytku profesjonalnego.
RU - Только для профессионального использования
TR - Sadece profesyonel kullanım için
AR - ةط� �جل م�ة�نصص�ي�ن �ن دام م�ن �ةِ للا��ة�ن
TH - สิำาหร์บักัาร์ใชัง้านร์ะดับมอ่อาชัพีเท่ีานั�น
KO - 전문가 전용
ZH - 仅供专业人士使用
JA - 専門家のみが使用できます
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注册人/生产企业名称：Ultradent Products, Inc.美国皓齿
制品有限公司
注册人住所/生产地址：505 West 10200 South, Utah 
84095, South Jordan, USA
联系方式：+1-888-863-5883
代理人/售后服务单位：广州市皓齿登医疗器械有限公司
住所：广州市海珠区工业大道北路67号34号楼首层自编
102房
联系方式：020-84156506
医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进
20153170484
产品名称：牙科桩核粘接修复树脂
型号规格：/
结构组成：粘接修复树脂的基础剂：三乙二醇二甲
基丙烯酸酯、丁基羟基甲苯、过氧化二苯甲酰、双
酚环氧树脂、二氧化硅、三氧化二铝、钡铝硅玻璃、
颜料；催化剂：二羟乙基-对甲基苯胺、三乙二醇二
甲基丙烯酸酯、2-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮、2, 4, 
6-三甲基苯甲酰基、甲基丙烯酸二甲氨乙酯、樟脑醌、双酚
环氧树脂、二氧化硅、三氧化二铝、钡铝硅玻璃。粘接修复树
脂有A2, A3.5 和TRANSLUCENT共3个色号。粘接处理剂A和
粘接处理剂B由乙醇和丙酮制成。酸蚀剂含35%磷酸。
适用范围：该产品适用于牙科烤瓷冠，不透明贴面及桩核材
料的粘接修复。


