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DA PermaShade™ Try-In-tahna
Väliaikainen laminaattitahna

PermaShade™ Try-In-pasta
Tijdelijk veneercement

Περιγραφή προϊόντος
PermaShade ™ Το Try- I n Paste είναι μια πάστα 
υψηλού ιξώδους , υδατοδιαλυτή , σκιασμένη για 
να ταιριάζει με τις αντίστοιχες πολυμερισμένες 
αποχρώσεις της ρητίνης PermaShade ™ LC και 
χρησιμοποιείται για την προσωρινή συγκράτηση 
των ρητίνων στη θέση τους για την αξιολόγηση 
του χρώματος και της τοποθέτησης πριν από τη 
μόνιμη συγκόλληση.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, 
διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες 
τις οδηγίες και τις πληροφορίες του δελτίου 
δεδομένων περί ασφαλείας των υλικών (SDS) πριν 
από τη χρήση.
Μορφή (-ές) Χορήγησης

• Σύριγγα χορήγησης 1,2 ml
• Προτεινόμενες συμβουλές παράδοσης:

 ⸰ Μαύρο Mini™ Συμβουλή
Ενδείξεις χρήσης/Προοριζόμενος σκοπός
Το PermaShade™ Try-In Paste προορίζεται να 
συγκρατεί προσωρινά τις ρητίνες στη θέση τους 
για να ερευνήσει την επιλογή και την τοποθέτηση 
του χρώματος.
Αντενδείξεις

• Για ασθενείς ή χρήστες με προβλήματα 
αλλεργιών, ανατρέξτε στο έγγραφο 
αλλεργιογόνων του προϊόντος 
που διατίθεται στη διεύθυνση 
www.ultradent.com. Αν παρατηρηθεί 
αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε καλά την 
εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε 
από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον 
ιατρό του.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
• Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες 

οδοντίατροι πρέπει να φορούν 
προστατευτικά γυαλιά με πλευρικές 
ασπίδες .

• Χρησιμοποιήστε μόνο 
συνιστώμενες συμβουλές.

• Οι συμβουλές είναι μίας χρήσης μόνο.
• Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος, 

πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και 

επικοινωνήστε με έναν ιατρό. Σε περίπτωση 
αναρρόφησης του προϊόντος, αναζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οδηγίες βήμα προς βήμα  
Χρήση

1) Επιλέξτε απόχρωση και εφαρμόστε 
στην πρόσθεση.

2) Τοποθέτηση πρόσθεσης και αξιολόγηση 
απόχρωσης και τοποθέτησης.

3) Εάν η τοποθέτηση και η σκίαση είναι 
αποδεκτές, αφαιρέστε την πρόαθεση, 
ξεπλύνετε καλά το δόντι και την 
πρόσθεση, στεγνώστε και προχωρήστε στη 
διαδικασία συγκόλλησης.

4) Εάν χρειάζεται ρύθμιση απόχρωσης, 
επιλέξτε την κατάλληλη απόχρωση 
και επανατοποθετήστε την πρόσθεση 
και αξιολογήστε.

5) Όταν εντοπιστεί η σωστή απόχρωση, 
αφαιρέστε την πρόθεση, ξεπλύνετε καλά 
το δόντι και την πρόσθεση, στεγνώστε και 
προχωρήστε στη διαδικασία συγκόλλησης.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση, 
σκουπίστε τη σύριγγα με απολυμαντικό 
μεσαίου επιπέδου μεταξύ των χρήσεων και 
χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό χιτώνιο μιας 
χρήσης. Αν δεν χρησιμοποιείται προστατευτικό 
κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως μιας χρήσης.
Αποθήκευση και απόρριψη
Φυλάσσεται σύμφωνα με την ετικέτα της 
εξωτερικής συσκευασίας. 
Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανόνες, τις οδηγίες και 
τους κανονισμούς.
Διάφορες πληροφορίες
Αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό στον 
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Pasta de Teste PermaShade™
Pasta temporária para coroas

PermaShade ™ proovipasta
Ajutine viniiripasta

PermaShade™ Try-In Paste
Veneer-Einprobe-Paste

PermaShade™ Try-In Paste
Temporary Veneer Paste

PermaShade ™ Try-In Paste
Midlertidig finerpasta

Pasta PermaShade™ Try-In
Pasta per faccette dentali temporanee

PermaShade™ pasta Try-In
Privremena pasta za furnir

PermaShade ™ Try-In Paste
Tillfällig fasadpasta

PermaShade™ Try-In Paste
Pâte d'essai pour facettes temporaires

PermaShade ™ Try-In Paste
Προσωρινή πάστα ρητίνης

Pasta de prueba PermaShade™
Pasta de revestimiento temporal

PermaShade™ Try-In Paste
Dočasná pasta na zubní fazety

Описание на продукта
PermaShade ™  е водоразтворима 
паста с висок вискозитет , оцветена, 
за да съответства на съответните 
полимеризирани цветове на смолата за 
фасети PermaShade ™ LC   Използва се за 
временно задържане на фасети на място, 
за да се оцени цвета и разположението 
преди трайно циментиране.
Внимателно прочетете и разберете всички 
инструкции и информация за SDS за 
всички описани продукти  преди употреба.
Форма(и) за доставка

• Спринцовка 1,2 ml
• Препоръчани накрайници:

 ⸰ Накрайник Black Mini™
Показания за употреба/
Предназначение
PermaShade™ Try-In Paste е предназначена 
за временно задържане на фасети на 
място, за да се проучи изборът на цвят 
и разположението.
Противопоказания

• За пациенти или потребители, 
които имат проблеми с алергиите, 
направете справка с документа за 
алергени към продукта, достъпен на 
www.ultradent.com. Ако се наблюдава 
алергична реакция, изплакнете 
изложената зона обилно с вода и 
помолете пациента да се консултира 
с лекаря си.

Предупреждения и предпазни мерки
• Пациентите и стоматолозите 

трябва да носят защитни очила със 
странични щитове.

• Използвайте само 
препоръчани накрайници.

• Накрайниците са само за 
еднократна употреба.

• При поглъщане на продукта 
изпийте голямо количество вода и 

се свържете с лекар. Ако продуктът 
бъде вдишан, незабавно потърсете 
медицинска помощ.

Поетапни инструкции
Използване

1) Изберете цвят и нанесете 
върху протезата.

2) Поставете протезата и оценете цвета 
и разположението й.

3) Ако разположението и цвета са 
приемливи, отстранете протезата, 
изплакнете зъба и протезата 
старателно, подсушете и продължете с 
процедурата за свързване.

4) Ако е необходимо регулиране на 
цвета, изберете подходящия цвят, 
поставете отново протезата и оценете.

5) Когато бъде идентифициран 
правилният цвят, отстранете 
протезата, изплакнете зъба и 
протезата старателно, подсушете 
и продължете с процедурата 
за свързване.

Обработка
За да избегнете кръстосано замърсяване, 
избършете спринцовката с дезинфектант 
със средно ниво между употребите 
и използвайте бариерен ръкав за 
еднократна употреба. Ако не се използва 
защитна обвивка, спринцовката трябва да 
се третира като за еднократна употреба.
Съхранение и изхвърляне
Съхранявайте според етикета на външната 
опаковка. 
Изхвърляйте отпадъците в съответствие с 
местните правила, насоки и разпоредби.
Друга информация
Докладвайте всеки сериозен инцидент на 
производителя и компетентния орган.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Tuotekuvaus
PermaShade™ Try-In Paste on 
korkeaviskoosinen, vesiliukoinen tahna, 
jonka värisävy on  valittu vastaamaan 
PermaShade™ LC -kruunun sidosaineen 
vastaavia polymeroituja sävyjä, ja sitä 
käytetään kruunujen väliaikaiseen 
kiinnitykseen värin ja muodon 
varmistamiseksi ennen pysyvää sementointia.
Lue huolella kaikkien kuvattujen tuotteiden 
kaikki ohjeet ja käyttöturvallisuustiedot, 
ja varmistu niiden ymmärtämisestä 
ennen käyttöä.
Toimitusmuoto (muodot)

• 1,2 ml annosteluruisku
• Suositeltu vientikärki/

suositellut vientikärjet:
 ⸰ Black Mini™ -kärki

Käyttöaiheet/Käyttötarkoitus
PermaShade™ Try-In Paste on tarkoitettu 
pitämään laminaatit väliaikaisesti paikoillaan 
värisävyn ja muodon varmistamiseksi.
Vasta-aiheet

• Jos potilaalla tai käyttäjällä on 
mahdollisia allergioita, katso tuotteen 
allergeeniasiakirja, joka on saatavilla 
osoitteessa www.ultradent.com. 
Jos allergisia reaktioita havaitaan, 
huuhtele altistunut alue huolellisesti 
vedellä ja pyydä potilasta ottamaan 
yhteyttä lääkäriinsä.

Varoitukset ja varotoimet
• Potilaiden ja hammaslääkäreiden 

on käytettävä sivusuojilla 
varustettuja suojalaseja.

• Käytä vain suositeltuja kärkiä.
• Kärjet ovat kertakäyttöisiä.
• Jos tuotetta on nielty, juo suuria 

määriä vettä ja ota yhteyttä lääkäriin. 

Jos tuotetta aspiroidaan, hakeudu 
välittömästi lääkärin hoitoon.

Vaiheittaiset ohjeet
Käyttö

1) Valitse sävy ja levitä 
proteettiseen rakenteeseen.

2) Aseta restauraatio paikalleen ja arvioi 
värisävyä ja sijoittelua.

3) Jos muoto ja värisävy ovat hyväksyttäviä, 
poista rakenne, huuhtele hammas ja 
restauraatio huolellisesti, kuivaa ja 
jatka kiinnitystoimenpidettä.

4) Jos värisävyä on korjattava, valitse 
sopiva sävy ja aseta restauraatio 
uudelleen ja arvioi tilanne uudestaan.

5) Kun oikea sävy on löytynyt, poista 
rakenne, huuhtele hammas ja 
proteesi huolellisesti, kuivaa ja 
jatka kiinnitystoimenpidettä.

Käsittely
Ristikontaminaation välttämiseksi pyyhi 
ruisku käyttökertojen välillä keskitason 
desinfiointiaineella ja käytä kertakäyttöistä 
suojataskua. Jos suojataskua ei käytetä, 
ruiskua on käsiteltävä kertakäyttöisenä
Säilytys ja hävittäminen
Säilytä ulkopakkauksen etiketin mukaisesti. 
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti.
Sekalaiset tiedot
Ilmoita mahdollisista vakavista 
vaaratilanteista valmistajalle ja 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Productbeschrijving
PermaShade™ Tri-In-pasta is een 
water-oplosbare pasta met een hoge 
viscositeit die in kleur overeenkomt met de 
corresponderende uitgeharde kleuren van 
PermaShade™ LC -veneercement. Het wordt 
gebruikt om veneers tijdelijk op hun plaats 
te houden teneinde de kleur en plaatsing 
te evalueren voordat de veneers definitief 
worden gecementeerd.
Lees alle instructies en 
veiligheidsinformatiebladen van de 
genoemde producten zorgvuldig door vóór 
gebruik en zorg dat u ze begrijpt.
Applicatievorm(en)

• Spuit van 1,2 ml
• Aanbevolen applicatietip(s):

 ⸰ Black Mini™-tip
Indicaties voor gebruik/beoogd doel
PermaShade™ Try-In-pasta is bedoeld 
om veneers tijdelijk op hun plaats te 
houden teneinde de kleur en plaatsing 
te controleren.
Contra-indicaties

• Voor patiënten of gebruikers met 
allergieën: raadpleeg het document 
over allergenen op www.ultradent.com. 
Als een allergische reactie wordt 
waargenomen, spoel het blootgestelde 
gebied dan grondig met water en laat 
de patiënt de eigen arts raadplegen.

Waarschuwingen 
en voorzorgsmaatregelen

• Patiënten en tandheelkundige 
professionals moeten veiligheidsbrillen 
met zijschermpjes dragen.

• Gebruik alleen aanbevolen tips.
• Tips zijn uitsluitend voor 

eenmalig gebruik.
• Als het product wordt ingeslikt, drink 

dan grote hoeveelheden water en 
raadpleeg een arts. Roep onmiddellijk 

medische hulp in, als het product 
wordt ingeademd.

Stapsgewijze instructies
Gebruik

1) Selecteer een kleur en breng deze aan 
op de prothese.

2) Plaats de prothese en evalueer de kleur 
en plaatsing.

3) Als de plaatsing en de kleur 
aanvaardbaar zijn, verwijdert u de 
prothese, spoelt u het gebitselement en 
de prothese grondig af, droogt u ze en 
gaat u verder met de bonding.

4) Als er een kleuraanpassing nodig is, 
selecteert u de juiste kleurtint, plaatst 
u de prothese opnieuw en evalueert 
u deze.

5) Wanneer de juiste kleur is bepaald, 
verwijdert u de prothese, spoelt u het 
gebitselement en de prothese grondig 
af, droogt u ze en gaat u verder met 
de bonding.

Verwerken
Om kruisbesmetting te voorkomen, veegt 
u de spuit na elk gebruik af met een 
desinfecterend middel van gemiddeld 
niveau ('intermediate level') en doet u er een 
wegwerp-beschermhuls omheen. Als u geen 
beschermhuls gebruikt, mag u de spuit maar 
één keer gebruiken.
Opslag en afvalverwijdering
Bewaar het product volgens de 
informatie op het etiket dat u vindt op de 
buitenverpakking. 
Gooi afval weg volgens de lokale regels, 
richtlijnen en voorschriften.
Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en 
de bevoegde autoriteiten.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Descripción del producto
La pasta de prueba PermaShade™ es 
una pasta de alta viscosidad, soluble en 
agua, coloreada para quecoincida con los 
tonos polimerizados correspondientes 
de la resina de cementación de carillas 
PermaShade™ LC yse utiliza para mantener 
temporalmente las carillas en su lugar para 
evaluar el color y la colocación antes de la 
cementación permanente.
Para todos los productos descritos, lea 
atentamente y comprenda todas las 
instrucciones y la información de las hojas de 
datos de seguridad antes de usarlos.
Forma(s) de presentación

• Jeringa de aplicación de 1,2 ml
• Punta(s) de suministro recomendada(s):

 ⸰ Punta Mini™ negra
Modo de uso o finalidad prevista
La pasta de prueba PermaShade™ está 
pensada para mantener temporalmente las 
carillas en su sitio para estudiar la selección y 
colocación del color.
Contraindicaciones

• Para pacientes o usuarios con 
problemas de alergia, consulte el 
documento de alérgenos del producto 
disponible en www.ultradent.com. 
Si se observa una reacción alérgica, 
aclare abundantemente con agua el 
área expuesta y haga que el paciente 
consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
• El paciente y los profesionales de 

la odontología deben llevar gafas 
protectoras con protecciones laterales.

• Utilice únicamente las 
puntas recomendadas.

• Las puntas son de un solo uso.
• Si se ingiere el producto, la persona 

debe beber grandes cantidades de 
agua y ponerse en contacto con un 

médico. Si se aspira el producto, busque 
atención médica inmediatamente.

Uso
1) Seleccione el tono y aplíquelo a 

la prótesis.
2) Asiente la prótesis y evalúe el color y 

la colocación.
3) Si la colocación y el color son 

aceptables, retire la prótesis, enjuague 
bien el diente y la prótesis, séquelos 
y proceda con el procedimiento 
de adhesión.

4) Si es necesario ajustar el color, 
seleccione el color adecuado y vuelva a 
colocar la prótesis y evalúela.

5) Una vez identificado el tono correcto, 
retire la prótesis, enjuague bien el 
diente y la prótesis, séquelos y proceda 
con el procedimiento de adhesión.

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie 
la jeringa con un desinfectante de nivel 
intermedio entre usos y utilice una funda 
de barrera desechable. Si no se utiliza una 
funda de barrera, la jeringa debe tratarse 
como de un solo uso.
Almacenamiento y eliminación 
de residuos
Almacene de acuerdo con la etiqueta exterior 
del embalaje. 
Elimine los residuos de acuerdo con las 
normas, directrices y reglamentos locales.
Información adicional
Notifique cualquier incidente grave al 
fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Descrição do produto
A Pasta teste PermaShade™ é uma pasta 
solúvel em água de alta viscosidade com 
coloração para  combinar com os tons 
polimerizados correspondentes da resina 
para coroas PermaShade™ LC e é  utilizada 
para manter temporariamente as facetas no 
lugar para avaliar a cor e o posicionamento  
antes da cimentação permanente.
Para todos os produtos descritos, leia 
atentamente e compreenda todas as 
instruções e informações da Ficha de Dados 
de Segurança (FDS) antes de os utilizar.
Formulário(s) de entrega

• Seringa de distribuição de 1,2 mL
• Sugestões(s) de distribuição 

recomendada(s):
 ⸰ Ponta Mini™ Preta

Indicações de utilização/
Finalidade pretendida
A Pasta de teste PermaShade™ destina-se 
a manter temporariamente as facetas no 
lugar para auxiliar na seleção da cor e 
do posicionamento.
Contra indicações

• Para pacientes ou utilizadores 
com problemas relacionados com 
alergias, consulte o documento sobre 
alérgenos do produto disponível 
em www.ultradent.com. Se for 
observada uma reação alérgica, lave 
abundantemente a área exposta com 
água e solicite ao paciente que consulte 
um médico.

Advertências e precauções
• Os doentes e profissionais de 

odontologia devem usar óculos de 
proteção com protetores laterais.

• Utilize apenas as pontas recomendadas.
• As pontas são de utilização única.
• Se o produto for ingerido, beba 

grande quantidade de água e entre em 

contacto com um médico. Se o produto 
for aspirado, procure atendimento 
médico imediato.

Instruções passo a passo
Utilização

1) Selecione o tom e aplique na prótese.
2) Coloque a prótese e avalie o tom e 

o posicionamento.
3) Se o posicionamento e o tom forem 

aceitáveis, remova a prótese, lave bem 
o dente e a prótese, seque, e prossiga 
com o procedimento de adesão.

4) Se for necessário um ajuste de tom, 
selecione o tom apropriado, volte a 
colocar a prótese e avalie.

5) Quando identificar o tom correto, 
remova a prótese, lave bem o dente 
e a prótese, seque e prossiga com o 
procedimento de adesão.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe 
a seringa com um desinfetante de nível 
intermédio entre utilizações e use uma 
manga barreira descartável. Se não for 
utilizada uma manga barreira, a seringa deve 
ser tratada como descartável.
Armazenamento e eliminação
Armazene conforme o rótulo externo da 
embalagem. 
Elimine os resíduos segundo as normas, 
diretrizes e regulamentos locais.
Informações diversas
Comunicar qualquer incidente grave ao 
fabricante e às autoridades competentes.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Tootekirjeldus
PermaShade ™ Try- In Paste on kõrge 
viskoossusega vees lahustuv pasta , mis 
on varjutatud PermaShade ™ LC spooni 
liimimisvaigu vastavate polümeriseeritud 
toonidega ja seda kasutatakse viniiride 
ajutiseks hoidmiseks, et hinnata värvi ja 
paigutust enne püsivat tsementeerimist.
Kõigi kirjeldatud toodete puhul lugege enne 
kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised ja 
ohutuskaardi teave ning mõistke neid.
Tarnevorm(id)

• 1,2 ml süstal
• Soovitatavad tarnenõuanded:

 ⸰ Black Mini™ ots
Kasutusnäidustused/sihtotstarve
PermaShade™ proovipasta on mõeldud 
viniiride ajutiselt paigal hoidmiseks, et uurida 
värvivalikut ja paigutust.
Vastunäidustused

• Allergiaprobleemidega patsientide 
või kasutajate jaoks vaadake toote 
allergeenide dokumenti, mis on 
saadaval aadressil www.ultradent.com. 
Allergilise reaktsiooni ilmnemisel 
loputage pealekandmise ala põhjalikult 
veega ja laske patsiendil oma arstiga 
nõu pidada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Patsiendid ja hambaarstid peavad 

kandma külgkaitsega kaitseprille .
• Kasutage ainult soovitatud näpunäiteid.
• Näpunäited on 

ühekordseks kasutamiseks.
• Toote allaneelamisel jooge suurtes 

kogustes vett ja pöörduge arsti poole. 
Toote sissehingamisel pöörduda 
viivitamatult arsti poole.

Sammsammulised juhised
Kasutamine

1) Valige toon ja kandke proteesile.
2) Paigadage protees ja hinnake tooni 

ja paigutust.
3) Kui paigutus ja toon on vastuvõetavad, 

eemaldage protees, loputage hambad 
ja protees põhjalikult, kuivatage ja 
jätkake liimimisprotseduuriga.

4) Kui on vaja tooni reguleerida, valige 
sobiv toon, asetage protees uuesti 
kohale ja hinnake.

5) Kui õige toon on tuvastatud, 
eemaldage protees, loputage hammas 
ja protees põhjalikult, kuivatage ja 
jätkake liimimisprotseduuriga.

Töötlemine
Ristsaastumise vältimiseks pühkige süstalt 
kasutuskordade vahel keskmise tasemega 
desinfitseerimisvahendiga ja kasutage 
ühekordselt kasutatavat kaitseümbrist. 
Kui kaitsetuppe ei kasutata, tuleb süstalt 
käsitleda ühekordselt kasutatavana
Hoiustamine ja kõrvaldamine
Hoiustada vastavalt välispakendi etiketile. 
Kõrvaldage jäätmed vastavalt kohalikele 
seadustele, juhistele ja määrustele.
Muu teave
Teatage igast ohujuhtumist tootjale ja 
pädevale asutusele.
www.ultradent.com / 1 800 552 5512 / 
801 572 4200

Produktbeschreibung
PermaShade™ Try-In Paste ist eine 
hochviskose, wasserlösliche Paste, die wie 
entsprechende polymerisierte PermaShade™ 
LC Veneerbefestigungskomposite eingefärbt 
ist. Die Paste wird zur vorübergehenden 
Befestigung von Veneeren verwendet, um den 
Farbton und die Position vor der dauerhaften 
Zementierung zu überprüfen.
Lesen und beachten Sie vor der Anwendung 
aller beschriebenen Produkte sorgfältig 
alle Gebrauchshinweise und Informationen 
im Sicherheitsdatenblatt.
Lieferart(en)

• 1,2 ml Spritze
• Empfohlene Applikationsspitze(n):

 ⸰ Black Mini™ Tip
Anwendungsgebiete/Verwendungszweck
Mit der PermaShade™ Try-In Paste können 
Veneere vorübergehend befestigt werden, um 
den ausgewählten Farbton und die Position 
zu überprüfen.
Gegenanzeigen

• Für Patienten oder Anwender mit 
Bedenken in Bezug auf Allergien: 
Beachten Sie das Dokument zu 
Allergenen im Produkt, das auf 
www.ultradent.com verfügbar ist. Kommt 
es zu einer allergischen Reaktion, dann 
spülen Sie den betroffenen Bereich 
gründlich mit Wasser ab und bitten 
Sie die betroffene Person, sich an den 
Hausarzt zu wenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
• Patienten und Zahnärzte müssen 

Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen.
• Verwenden Sie nur die 

empfohlenen Applikationsspitzen.
• Jede Applikationsspitze darf nur einmal 

verwendet werden.
• Falls das Produkt verschluckt wurde, viel 

Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. 

Falls das Produkt in die Luftröhre gelangt, 
sofort einen Arzt aufsuchen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Verwendung

1) Den Farbton auswählen und das Produkt 
auf die Zahnprothese auftragen.

2) Prothese anbringen und Farbton und 
Position prüfen.

3) Wenn Position und Farbe stimmen, 
die Prothese herausnehmen und 
Zahn und Prothese gründlich 
abspülen und trocknen. Dann mit dem 
Zementieren fortfahren.

4) Falls eine Farbtonanpassung erforderlich 
ist, einen geeigneten Farbton auswählen, 
Prothese erneut anbringen und prüfen.

5) Ist der richtige Farbton gefunden, die 
Prothese herausnehmen und Zahn 
und Prothese gründlich abspülen 
und trocknen. Dann mit dem 
Zementieren fortfahren.

Bearbeitungsschritte
Wischen Sie die Spritze zwischen 
Anwendungen mit einem wirkungsvollen 
Desinfektionsmittel ab und verwenden 
Sie eine Einwegschutzhülle, um eine 
Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird keine 
Schutzhülle verwendet, sollte die Spritze wie 
eine Einwegspritze behandelt werden.
Lagerung und Entsorgung
Gemäß den Angaben auf der Umverpackung 
lagern. 
Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden 
Vorschriften, Richtlinien und Verordnungen.
Sonstige Informationen
Melden Sie dem Hersteller und 
der zuständigen Behörde jeden 
gravierenden Vorfall.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 
801-572-4200

Product Description
PermaShade™ Try-In Paste is a 
high viscosity, water-soluble paste 
shaded to match the corresponding 
polymerized shades of PermaShade™ 
LC veneer luting resin and is used to 
temporarily hold veneers in place to 
evaluate color and placement prior to 
permanent cementation.
For all products described, carefully read 
and understand all instructions and SDS 
information prior to use.
Delivery Form(s)

• 1.2 ml delivery syringe
• Recommended delivery tip(s):

 ⸰ Black Mini™ Tip
Indications for Use/Intended Purpose
PermaShade™ Try-In Paste is intended to 
temporarily hold veneers in place to survey 
color selection and placement.
Contraindications

• For patients or users with allergy 
concerns, refer to product 
allergen document available at 
www.ultradent.com. If allergic reaction 
is observed, rinse exposed area 
thoroughly with water and have the 
patient consult their physician.

Warnings and Precautions
• Patient and dental professionals 

must wear protective eyewear with 
side shields.

• Use only recommended tips.
• Tips are single-use only.
• If the product is ingested, drink large 

amounts of water and contact a 
physician. If the product is aspirated, 

seek immediate medical attention.
Stepwise Instructions
Use

1) Select shade and apply to prosthesis.
2) Seat prosthesis and evaluate shade 

and placement.
3) If placement and shade are 

acceptable, remove prosthesis, rinse 
tooth and prosthesis thoroughly, dry, 
and proceed with bonding procedure.

4) If shade adjustment is needed, 
select appropriate shade, and reseat 
prosthesis and evaluate.

5) When the correct shade is identified, 
remove prosthesis, rinse tooth and 
prosthesis thoroughly, dry, and 
proceed with bonding procedure.

Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe 
with an intermediate-level disinfectant 
between uses and use a disposable barrier 
sleeve. If a barrier sleeve is not used, 
syringe should be treated as single-use.
Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, 
guidelines, and regulations.
Miscellaneous Information
Report any serious incident to the 
manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
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produktbeskrivelse
PermaShade ™ Try- I n Paste er en 
vannoppløselig pasta med høy viskositet 
som er farget for å matche de tilsvarende 
polymeriserte nyansene av PermaShade ™ 
LC finer-harpiks og brukes til midlertidig å 
holde finer på plass for å evaluere farge og 
plassering før permanent sementering.
For alle produkter som er beskrevet, les 
nøye og forstå alle instruksjoner og SDS 
informasjon før bruk.
Leveringsskjema(er)

• 1,2 ml leveringssprøyte
• Anbefalte leveringstips:

 ⸰ Svart Mini™ Tips
Indikasjoner for bruk/tiltenkt formål
PermaShade™ Try-In Paste er ment å 
midlertidig holde finér på plass for å 
kartlegge fargevalg og plassering.
Kontraindikasjoner

• For pasienter eller brukere 
med allergiproblemer, se 
produktallergendokumentet tilgjengelig 
på www.ultradent.com. Hvis en 
allergisk reaksjon observeres, skyll 
det eksponerte området grundig med 
vann og få pasienten til å konsultere 
legen sin.

Advarsler og forholdsregler
• Pasienter og tannleger må bruke 

vernebriller med sideskjold .
• Bruk kun anbefalte tips.
• Tips er kun engangsbruk.
• Hvis produktet svelges, drikk store 

mengder vann og kontakt lege. 
Hvis produktet er aspirert, søk 
øyeblikkelig legehjelp.

Trinnvise instruksjoner

Bruk
1) Velg nyanse og påfør på protese.
2) Seteprotese og evaluer skygge 

og plassering.
3) Hvis plassering og skygge er 

akseptabel, fjern protese, skyll tann 
og protese grundig, tørk og fortsett 
med bindingsprosedyre.

4) Hvis nyansejustering er nødvendig, 
velg passende nyanse, og sett på nytt 
protese og evaluer.

5) Når riktig nyanse er identifisert, fjern 
protese, skyll tann og protese grundig, 
tørk og fortsett med bindingsprosedyre.

Behandling
For å unngå kryss kontaminering, 
tørk av sprøyten med et middels 
desinfeksjonsmiddel mellom bruk og bruk en 
engangs sperrehylse. Hvis en barrierehylse 
ikke brukes, bør sprøyten behandles 
som engangsbruk.
Oppbevaring og avhending
Oppbevares i henhold til ytre 
pakningsetikett. 
Kast avfall i henhold til lokale regler, 
retningslinjer og forskrifter.
Diverse informasjon
Rapporter enhver alvorlig hendelse til 
produsenten og vedkommende myndighet.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
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PermaShade ™ Try-In Paste
Midlertidig porcelænsfacade pasta

Opis proizvoda
PermaShade ™ Try- I n pasta je pasta visoke 
viskoznosti , topljiva u vodi , osjenčana 
kako bi  odgovarala odgovarajućim 
polimeriziranim nijansama PermaShade™ 
LCsmole za cementiranje furnira i koristi 
se za privremeno držanje furnira na 
mjestu za procjenu boje i položaja prije 
trajnog cementiranja.
Za sve opisane proizvode pozorno pročitajte 
i shvatite sve upute i SDS informacije 
prije uporabe.
Oblik(ci) dostave

• Štrcaljka za ispuštanje od 1,2 ml
• Preporučeni vrh(ovi) za dostavu:

 ⸰ Vrh Black Mini™
Indikacije za uporabu/namjenu
PermaShade™ Try-In pasta namijenjena je 
privremenom držanju furnira na mjestu kako 
bi se pregledao odabir boje i postavljanje.
Kontraindikacije

• Za pacijente ili korisnike koji imaju 
problema s alergijama, pogledajte 
dokument o alergenima proizvoda 
dostupan na www.ultradent.com. 
Ako se primijeti alergijska reakcija, 
temeljito isperite izloženo područje 
vodom i neka se pacijent posavjetuje sa 
svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza
• Pacijenti i stomatolozi moraju nositi 

zaštitne naočale s bočnim štitnicima .
• Koristite samo preporučene vrhove.
• Vrhovi su samo za 

jednokratnu upotrebu.
• Ako se proizvod proguta, popiti veće 

količine vode i obratiti se liječniku. Ako 
je proizvod aspiriran, odmah potražite 
liječničku pomoć.

Postupne upute
Uporaba

1) Odaberite boju i nanesite na protezu.
2) Smjestite protezu i procijenite boju 

i položaj.
3) Ako su položaj i boja prihvatljivi, 

uklonite protezu, temeljito isperite 
zub i protezu, osušite i nastavite s 
postupkom vezivanja.

4) Ako je potrebno podešavanje boje, 
odaberite odgovarajuću boju, ponovno 
namjestite protezu i procijenite.

5) Kada se identificira točna boja, 
uklonite protezu, temeljito isperite 
zub i protezu, osušite i nastavite s 
postupkom vezivanja.

Obrada
Kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, 
obrišite štrcaljku dezinficijensom srednje 
razine između dva korištenja i koristite 
jednokratnu zaštitnu navlaku. Ako se ne 
koristi zaštitni omotač, štrcaljku treba tretirati 
kao jediničnu dozu
Skladištenje i odlaganje
Čuvati u skladu s naljepnicom vanjskog 
pakiranja. 
Odložite otpad u skladu s lokalnim pravilima, 
smjernicama i propisima.
Razne informacije
Prijavite svaki ozbiljan incident proizvođaču i 
nadležnom tijelu.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
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Produktbeskrivning
PermaShade ™ Try- I n Paste är en 
vattenlöslig pasta med hög viskositet som 
är färgad för att matcha motsvarande 
polymeriserade färger av PermaShade 
™ LC -fasadcement och används för 
att tillfälligt hålla fasader på plats för 
att utvärdera färg och placering innan 
permanent cementering.
För alla beskrivna produkter, läs noggrant 
och förstå alla instruktioner och SDB-
information före användning.
Appliceringsform(er)

• 1,2 ml appliceringsspruta
• Rekommenderade appliceringsspetsar

 ⸰ Black Mini™ Tip
Indikationer för användning/
avsedd användning
PermaShade™ Try-In Paste är avsedd 
att tillfälligt hålla fasader på plats för att 
undersöka färgval och placering.
Kontraindikationer

• För patienter eller användare med 
allergier, se produktallergendokumentet 
som finns på www.ultradent.com. 
Om allergisk reaktion uppstår ska det 
exponerade området sköljas noggrant 
med vatten och patienten ska rådfråga 
sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder
• Patienter och tandläkare måste bära 

skyddsglasögon med sidoskydd .
• Använd endast 

rekommenderade spetsar.
• Spetsar är endast för engångsbruk.
• Drick stora mängder vatten och 

kontakta läkare vid svald produkt. 
Om produkten aspireras, kontakta 
omedelbart läkare.

Stegvisa instruktioner
Användning

1) Välj färg och applicera på protetiken.
2) Placera protetiken och utvärdera färg 

och placering.
3) Om placering och färg är acceptabla, 

ta bort protetiken, skölj tand och 
protetik noggrant, torka och fortsätt 
med bondingproceduren.

4) Om färgjustering behövs, välj lämplig 
färg och sätt tillbaka protetiken 
och utvärdera.

5) När rätt färg har identifierats, ta 
bort protetiken, skölj tand och 
protetik noggrant, torka och fortsätt 
med bondingproceduren.

Reprocessing
För att undvika korskontaminering, torka 
av sprutan med ett desinfektionsmedel 
på mellannivå mellan användningarna 
och använd en engångsskyddshylsa. Om 
en skyddshylsa inte används ska sprutan 
betraktas som engångsprodukt.
Förvaring och avfallshantering
Förvaras enligt ytterförpackningens etikett. 
Kassera avfall enligt lokala regler, riktlinjer 
och föreskrifter.
Diverse Information
Rapportera eventuella allvarliga incidenter 
till tillverkaren och behöriga myndigheter.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
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Description du produit
PermaShade™ Try-In est une pâte à haute 
viscosité, soluble dans l'eau teintée  pour 
correspondre à la teinte polymérisées de 
PermaShade™ LC veneer luting resin et est 
utilisée pour maintenir temporairement 
les facettes en place afin d'évaluer 
la teinteet la mise en place avant le 
scellement permanent.
Pour tous les produits décrits et avant 
toute utilisation, veuillez lire attentivement 
et veiller à bien comprendre toutes les 
instructions et les informations de la FDS.
Application

• Seringue de distribution de 1,2 ml
• Conseil(s) d'application recommandé(s):

 ⸰ Black Mini™ Tip
Indications d'utilisation/objectif
La pâte PermaShade™ Try-In est destinée à 
maintenir temporairement les facettes en 
place pour vérifier la teinte sélectionnée et la 
bonne mise en place.
Contre-indications

• Pour les patients ou utilisateurs 
souffrant de problèmes d'allergies, 
se référer à la liste des allergènes 
contenus dans le produit disponible 
sur www.ultradent.com. Si une 
réaction allergique est observée, rincez 
abondamment la zone exposée à l'eau 
et demandez au patient de consulter 
son médecin.

Mises en garde et précautions
• Le patient et les professionnels 

dentaires doivent porter des lunettes de 
protection avec des écrans latéraux.

• N'utilisez que les 
conseils recommandés.

• Les embouts sont à usage unique.
• Si le produit est ingéré, buvez de 

grandes quantités d'eau et contactez 
un médecin. Si le produit est aspiré, 

consultez immédiatement un médecin.
Instructions détaillées
Utilisation

1) Sélectionnez la teinte et appliquez-la 
à la facette.

2) Placez la facette et évaluez la teinte et la 
bonne mise en place.

3) Si l'emplacement et la teinte sont 
acceptables, retirez la facette, rincez 
soigneusement la dent et la facette, 
séchez et poursuivez la procédure 
de collage.

4) Si un ajustement de la teinte est 
nécessaire, sélectionnez la teinte 
appropriée, remettez la facette en place 
et évaluez-la.

5) Lorsque la teinte correcte est identifiée, 
retirez la facette, rincez soigneusement 
la dent et la facette, séchez et 
poursuivez la procédure de collage.

Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, 
essuyez la seringue avec un désinfectant de 
niveau intermédiaire entre les utilisations et 
utilisez un manchon de protection jetable. Si 
un manchon de protection n'est pas utilisé, la 
seringue doit être considérée comme étant 
à usage unique.
Stockage et élimination
Stockez conformément aux indications 
présentes sur l'étiquette de l'emballage 
extérieur. 
Éliminez les déchets conformément aux 
règles, directives et réglementations locales.
Informations diverses
Rapportez tout incident grave au fabricant et 
aux autorités compétentes.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
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Паста PermaShade ™
Временна паста за фасети

Popis produktu
PermaShade™ Try-In Paste je pasta 
s vysokou viskozitou, která je rozpustná ve 
vodě a její odstín odpovídá odpovídajícím 
polymerizovaným odstínům PermaShade™ 
LC pryskyřice na zubní fazety a používá se 
k dočasnému upevnění zubních fazet, aby 
bylo možné posoudit barvu a umístění před 
trvalou cementací.
U všech popsaných produktů si před 
použitím pečlivě přečtěte všechny pokyny 
a informace v bezpečnostních listech.
Forma/Formy balení

• 1,2 ml dodávací stříkačka
• Doporučená špička/Doporučené špičky:

 ⸰ Špička Black Mini™
Indikace pro použití/Účel použití
Pasta PermaShade™ Try-In Paste je určena 
k dočasnému upevnění zubních fazet na 
místě pro účely vyzkoušení výběru barvy 
a umístění.
Kontraindikace

• Informace o pacientech nebo 
uživatelích s alergiemi naleznete 
v dokumentu o alergenech na 
stránkách www.ultradent.com. Pokud je 
pozorována alergická reakce, důkladně 
opláchněte exponovanou oblast vodou 
a požádejte pacienta, aby se poradil se 
svým lékařem.

Varování a bezpečnostní opatření
• Pacienti a zubní lékaři musí nosit 

ochranné brýle s bočními štíty.
• Používejte pouze doporučené špičky.
• Špičky jsou pouze na jedno použití.
• Při požití přípravku vypijte velké 

množství vody a kontaktujte lékaře. 
Pokud je produkt vdechnut, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny krok za krokem
Použití

1) Vyberte odstín a aplikujte na protézu.
2) Usaďte protézu a zhodnoťte odstín 

a umístění.
3) Pokud jsou umístění a odstín přijatelné, 

sejměte protézu, důkladně opláchněte 
zub a protézu, vysušte a pokračujte 
v lepení.

4) Pokud je nutná úprava odstínu, vyberte 
vhodný odstín, protézu znovu usaďte 
a zhodnoťte.

5) Po zjištění správného odstínu sejměte 
protézu, důkladně opláchněte zub 
a protézu, vysušte a pokračujte v lepení.

Zpracování
Abyste zabránili křížové kontaminaci, mezi 
použitím otřete stříkačku dezinfekčním 
prostředkem střední úrovně a použijte 
jednorázový ochranný návlek. Pokud se 
ochranný návlek nepoužívá, stříkačka by měla 
být považována za jednorázovou
Skladování a likvidace
Uchovávejte podle etikety na vnějším obalu. 
Zlikvidujte odpad v souladu s místními 
pravidly, pokyny a předpisy.
Různé informace
Oznamte jakýkoli závažný incident výrobci 
a příslušnému orgánu.
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Produktbeskrivelse
PermaShade™ Try-In Paste er en 
vandopløselig pasta med høj viskositet, 
der er tonet til at matche de tilsvarende 
polymeriserede nuancer af PermaShade™ 
LC facade-cementeringsresin og bruges til 
midlertidigt at holde porcelænsfacader på 
plads for at evaluere farve og placering før 
permanent cementering.
Læs og forstå alle instruktioner og SDS-
oplysninger omhyggeligt for alle beskrevne 
produkter, før brug.
Leveringsform(er)

• 1,2 ml applikationssprøjte
• Anbefalet appliseringsspids(er):

 ⸰ Black Mini™-spids
Brugsanvisning/Tilsigtet formål
PermaShade™ Try-In Paste er beregnet 
til midlertidigt at holde porcelænsfacer 
på plads for at undersøge farvevalg 
og placering.
Kontraindikationer

• For patienter eller brugere med 
allergiproblemer henvises til 
produktallergendokumentet 
tilgængeligt på www.ultradent.com. 
Hvis der observeres en allergisk 
reaktion, skylles det udsatte område 
grundigt med vand, og patienten skal 
konsultere sin læge.

Advarsler og forholdsregler
• Patienter og tandlæger skal bære 

beskyttelsesbriller med sideskærme .
• Brug kun anbefalede spidser.
• Spidser er kun til engangsbrug.
• Hvis produktet indtages, drik store 

mængder vand og kontakt en læge. 
Søg omgående lægehjælp, hvis 
produktet aspireres.

Trinvise instruktioner
Brug

1) Vælg nuance og anvend 
på restaureringen

2) Sæt restaureringen på plads og evaluer 
nuancen og tilpasningen.

3) Hvis tilpasning og nuance er acceptable, 
fjern restaureringen, skyl tand og 
restaurering grundigt, tør og fortsæt 
med bondingsproceduren.

4) Hvis det er nødvendigt at justere 
nuancen, skal du vælge passende 
nuance, og genindsætte restaureringen 
og evaluere.

5) Når den korrekte nuance er 
identificeret, fjern restaurering, skyl 
tand og restaurering grundigt, tør og 
fortsæt med bondingsproceduren.

Diverse oplysninger
For at undgå krydskontaminering, tør 
sprøjten af med et desinfektionsmiddel på 
mellemniveau mellem hver brug og brug 
et engangs barriereovertræk Hvis der ikke 
anvendes et barriereovertræk, skal sprøjten 
behandles som engangsbrug.
Opbevaring og bortskaffelse
Opbevares i henhold til den ydre emballages 
etiket. 
Bortskaf affald i henhold til lokale regler, 
retningslinjer og bestemmelser.
Diverse oplysninger
Indberet enhver alvorlig 
hændelse til producenten og den 
kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Descrizione del prodotto
PermaShade™ Try-In Paste è una pasta ad 
alta viscosità, solubile in acqua sfumata 
in modo da uguagliare la corrispondente 
resina polimerizzatadi PermaShade™ LC 
da cementazione per faccette dentali ed 
è utilizzata per tenere temporaneamente 
in posizione le faccette per valutare il 
colore e il posizionamento prima della 
cementazione definitiva.
Per tutti i prodotti descritti, leggere 
attentamente e comprendere tutte le 
istruzioni e le SDS prima dell'uso.
Modalità di confezionamento

• Siringa di erogazione da 1,2 ml
• Suggerimento/i di fornitura 

consigliato/i:
 ⸰ Punta Mini™ di colore nero

Indicazioni d'uso/Scopo previsto
La pasta PermaShade™ Try-In è destinata 
a tenere temporaneamente in posizione 
le faccette per verificare la selezione e il 
posizionamento del colore.
Controindicazioni

• Per i pazienti o gli utilizzatori con 
problemi di allergia, consultare il 
documento sugli allergeni del prodotto 
disponibile sul sito www.ultradent.com. 
Se si osserva una reazione allergica, 
sciacquare accuratamente l'area esposta 
con acqua e indirizzare il paziente per 
un consulto con il proprio medico.

Avvertenze e precauzioni
• Il paziente e i professionisti del settore 

dentale devono indossare occhiali 
protettivi con schermi laterali.

• Utilizzare solo le punte consigliate.
• Le punte sono solo monouso.
• In caso di ingestione fortuita del 

prodotto, assumere grandi quantità 
di acqua e contattare un medico. Se 
il prodotto viene aspirato, rivolgersi 

immediatamente a un medico.
Istruzioni procedurali
Utilizzo

1) Selezionare la tonalità e applicarla 
alla protesi.

2) Posizionare la protesi e valutare la 
tonalità e il posizionamento.

3) Se il posizionamento e il colore sono 
accettabili, rimuovere la protesi, 
sciacquare accuratamente il dente e 
la protesi, asciugare e procedere con 
l'incollaggio.

4) Nel caso in cui fosse necessaria una 
regolazione del colore, selezionare la 
tonalità più appropriata, riposizionare la 
protesi e procedere con la valutazione.

5) Una volta identificata la tonalità 
corretta, rimuovere la protesi, 
sciacquare accuratamente il dente e 
la protesi, asciugare e procedere con 
l'incollaggio.

Elaborazione
Per evitare la contaminazione incrociata, 
pulire la siringa con un disinfettante di 
livello intermedio tra un impiego e l'altro e 
utilizzare una guaina barriera monouso. Se 
non si utilizza alcuna guaina di protezione, la 
siringa deve essere considerata monouso.
Conservazione e smaltimento
Conservare seguendo le indicazioni riportate 
sull'etichetta esterna sulla confezione. 
Smaltire i rifiuti secondo le disposizioni, le 
linee guida e le normative locali.
Informazioni varie
Segnalare qualsiasi incidente grave al 
fabbricante e all'autorità competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200
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HU LV PermaShade™ bandomoji pasta
Laikinoji laminačių pasta

Popis produktu
Skúšobná pasta PermaShade™ 
Try-In Paste je vysoko viskózna, vo 
vode rozpustná pasta s odtieňom 
zodpovedajúcim polymerizovaným 
odtieňom PermaShade™ LC živice 
na tmelenie faziet a používa sa na 
dočasné pridržanie faziet, aby sa 
vyhodnotila farba a umiestnenie pred 
trvalou cementáciou.
Pri všetkých popísaných produktoch 
si pred použitím pozorne prečítajte a 
pochopte všetky pokyny a informácie 
z KBÚ.
Dodací(e) formulár(e)

• 1,2 ml injekčná striekačka
• Odporúčané aplikačné hroty:

 ⸰ Hrot Black Mini™ Tip
Indikácie použitia/Zamýšľaný účel
Skúšobná pasta PermaShade™ Try-In 
Paste je určená na dočasné pridržiavanie 
faziet, aby mohlo byť preskúmané 
umiestnenie a výber farby.
Kontraindikácie

• V prípade pacientov alebo 
používateľov s obavami z 
alergií si pozrite dokument o 
alergénoch produktu dostupný na 
www.ultradent.com. Ak spozorujete 
alergickú reakciu, zasiahnuté 
miesto dôkladne opláchnite vodou 
a požiadajte pacienta, aby sa 
poradil so svojím lekárom.

Varovania a opatrenia
• Pacienti a zubní odborníci musia 

nosiť ochranné okuliare s bočnými 
štítmi .

• Používajte iba odporúčané hroty.
• Hroty sú len na jedno použitie.
• Ak dôjde k požitiu produktu, vypite 

veľké množstvo vody a kontaktujte 
lekára. Ak dôjde k vdýchnutiu 
produktu, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc.

Postupné pokyny
Použitie

1) Vyberte odtieň a aplikujte ho 
na protézu.

2) Nasaďte protézu a vyhodnoťte 
odtieň a umiestnenie.

3) Ak sú umiestnenie a odtieň 
prijateľné, odstráňte protézu, 
dôkladne opláchnite zub a 
protézu, osušte ich a pokračujte v 
procese lepenia.

4) Ak je potrebná úprava odtieňa, 
vyberte vhodný odtieň a znovu 
nasaďte protézu a vyhodnoťte.

5) Po určení správneho odtieňa 
vyberte protézu, dôkladne 
opláchnite zub a protézu, osušte 
ich a pokračujte v lepení.

Spracovanie
Aby ste predišli krížovej kontaminácii, 
medzi jednotlivými použitiami 
utrite injekčnú striekačku stredným 
dezinfekčným prostriedkom a použite 
jednorazový ochranný návlek. Ak 
sa nepoužije ochranný návlek, 
injekčná striekačka sa má považovať 
za jednorazovú.
Skladovanie a likvidácia
Uchovávajte podľa etikety na vonkajšom 
obale. 
Odpad likvidujte podľa miestnych 
pravidiel, smerníc a nariadení.
Skladovanie a likvidácia
Každú vážnu udalosť nahláste výrobcovi a 
príslušnému orgánu.
www.ultradent.com / 1 800 552 5512 / 
801 572 4200

Pastă de încercare PermaShade™
Pastă temporară pentru fațete

PermaShade™ Try-In Paste
Temporary Veneer Paste

Примерочная паста PermaShade™
Паста для временной фиксации виниров

PermaShade ™ Try In Paste
Pejst Temporanju tal-Fuljetta

PermaShade ™ próbapaszta
Ideiglenes burkolópaszta

Skúšobná pasta PermaShade™ Try-In Paste
Dočasná pasta na fazety

PermaShade™ Try-In Paste
Geçici Kaplama Macunu

Pasta PermaShade™ Try-In
Tymczasowa pasta do licówek

パーマシェード™トライインペースト
仮止めベニアペースト

Preizkusite vtisniti pasto PermaShade ™
Začasna pasta za furnir

عجينة PermaShade™ للتجربة
عجينة التلبيس المؤقت

Prekės aprašymas
„PermaShade“™“bandomojipasta yra 
didelio klampumovandenyjetirpipasta, 
kurios atspalvis atitinkapolimerizuotus
„PermaShade™“LC laminačių klijavimo 
dervos atspalvius ir kuri naudojama 
laikinai pritvirtinti laminates, kad būtų 
galima įvertinti jų spalvą ir padėtį prieš 
nuolatinį cementavimą.
Prieš naudodami visus aprašytus 
produktus, atidžiai perskaitykite 
ir supraskite visas instrukcijas ir 
SDS informaciją.
Piegādes veidlapa(-as)

• 1,2 ml švirkštas
• Rekomenduojamas (-i) pristatymo 

patarimas (-ai):
 ⸰ „Black Mini™“ antgalis

Naudojimo indikacijos / 
numatoma paskirtis
„PermaShade™“ bandomoji pasta 
skirta laikinai pritvirtinti laminates, 
kad būtų galima įvertinti spalvos 
pasirinkimą ir vietą.
Kontrindikācijas

• Pacientams ar naudotojams, 
turintiems problemų dėl alergijos, 
žr. gaminio alergenų dokumentą, 
kurį galima rasti adresu 
www.ultradent.com. Pastebėjus 
alerginę reakciją, paveiktą vietą 
kruopščiai nuplaukite vandeniu ir 
kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
• Pacientai ir odontologijos 

specialistai turi dėvėti apsauginius 
akinius su šoniniais skydais.

• Naudokite tik 
rekomenduojamus antgalius.

• Antgaliai yra vienkartiniai.
• Jei produkto nurijote, gerkite 

daug vandens ir kreipkitės į 
gydytoją. Jei produkto įkvėpėte, 

nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Instrukcijos etapais
Naudojimas

1) Pasirinkite atspalvį ir uždėkite 
ant protezo.

2) Įdėkite protezą ir įvertinti atspalvį 
bei vietą.

3) Jei vieta ir atspalvis yra 
priimtini, nuimkite protezą, 
kruopščiai nuplaukite dantį ir 
protezą, nusausinkite ir tęskite 
klijavimo procedūrą.

4) Jei reikia koreguoti atspalvį, 
pasirinkite tinkamą atspalvį, iš 
naujo įdėkite protezą ir įvertinkite.

5) Nustačius tinkamą atspalvį, 
išimkite protezą, gerai nuplaukite 
dantį ir protezą, išdžiovinkite ir 
tęskite klijavimo procedūrą.

Apdorojimas
Kad išvengtumėte kryžminio užteršimo, 
tarp naudojimo būdų nuvalykite 
švirkštą vidutinio lygio dezinfekavimo 
priemone ir naudokite vienkartinę 
apsauginę movą. Jei nenaudojama 
apsauginė mova, švirkštas turi būti 
laikomas vienkartiniu.
Sandėliavimas ir šalinimas
Laikykite taip, kaip nurodyta etiketėje 
ant išorinės pakuotės. 
Išmeskite atliekas pagal vietines 
taisykles, gaires ir reglamentus.
Įvairi informacija
Apie bet kokį rimtą incidentą 
praneškite gamintojui ir 
kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 
/ 801.572.4200

PermaShade ™ Try-In pasta
Pagaidu venīru pasta

Descrierea produsului
Pasta de fixare PermaShade™ 
Try-In este o pastă solubilă în apă, cu 
vâscozitate ridicată, colorată astfel 
încât să se potrivească cu nuanțele 
polimerizate corespunzătoare ale rășinii 
de fixare a fațetelor PermaShade™ 
LC și este utilizată pentru a menține 
temporar fațetele la locul lor pentru a 
evalua culoarea și plasarea înainte de 
cimentarea permanentă.
Pentru toate produsele descrise, 
citiți cu atenție și înțelegeți toate 
instrucțiunile și informațiile FDS înainte 
de utilizare.
Formular(e) de livrare

• Seringă de administrare de 1,2 ml
• Doză(e) de administrare 

recomandată(e):
 ⸰ Black Mini™ Tip

Indicații de utilizare/ 
scop preconizat
Pasta PermaShade™ Try-In este 
destinată menținerii temporare a 
fațetelor în poziție pentru a analiza 
alegerea și amplasarea culorii.
Contraindicaţii

• Pentru pacienții sau utilizatorii 
cu alergii, consultați documentul 
privind alergenii produsului 
disponibil la www.ultradent.com. 
Dacă se observă o reacție 
alergică, clătiți bine zona expusă 
cu apă și cereți pacientului să 
consulte medicul.

Atenționări și precauții
• Pacienții și personalul dentar 

trebuie să poarte ochelari de 
protecție cu protecție laterală.

• Utilizați numai 
dozele recomandate.

• Dozele sunt de unică folosință.
• Dacă produsul este ingerat, beți 

cantități mari de apă și contactați 
un medic. Dacă produsul este 
aspirat, solicitați asistență 
medicală imediată.

Instrucțiuni pas cu pas
Utilizare

1) Selectați nuanța și aplicați-o 
pe proteză.

2) Așezați proteza și evaluați nuanța 
și poziționarea.

3) Dacă poziționarea și nuanța sunt 
acceptabile, îndepărtați proteza, 
clătiți bine dintele și proteza, 
uscați și continuați cu procedura 
de fixare.

4) Dacă este necesară o ajustare 
a nuanței, selectați nuanța 
potrivită, așezați din nou proteza 
și analizați-o.

5) Când este identificată nuanța 
corectă, îndepărtați proteza, 
clătiți bine dintele și proteza, 
uscați și continuați cu procedura 
de fixare.

Procesare
Pentru a evita contaminarea 
încrucișată, ștergeți seringa cu 
un dezinfectant cu grad mediu de 
dezinfectare între utilizări și utilizați un 
manșon de barieră de unică folosință. 
Dacă nu se utilizează un manșon de 
barieră, seringa trebuie tratată ca fiind 
de unică folosință.
Depozitare și eliminare
A se păstra conform informațiilor de pe 
eticheta ambalajului exterior. 
Eliminați deșeurile în conformitate 
cu normele, liniile directoare și 
reglementările locale.
Informații diverse
Raportați orice incident 
grav producătorului și 
autorității competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 
/ 801.572.4200

รายละเอีียดสินิค้้า
PermaShade™ Try-In 
Pasteเป็น็ยาพอกท่ี่�ละลายนำ�าได้้ มีค่วามี
หนดื้สูงู โด้ยแรเงาเพื�อใหต้รงกับเฉด้สู่
โพลเ่มีอรไ์รซ์ท่์ี่�สูอด้คลอ้งกันของเรซ์นิลู
ติงการเคลอืบผิิวฟันั PermaShade™ 
LC และใช้เ้พื�อยดึ้การเคลอืบผิิวฟันัไวกั้บ
ท่ี่�ช้ั�วคราวเพื�อป็ระเมีนิสูแ่ละตำาแหนง่ก่อน
การยดึ้ติด้ถาวร

สูำาหรบัผิลติภััณฑ์์ทัี่�งหมีด้ท่ี่�อธิบิายไว ้โป็รด้
อ่านและที่ำาความีเขา้ใจคำาแนะนำาและขอ้มูีล 
SDS ทัี่�งหมีด้อยา่งละเอ่ยด้ก่อนใช้ง้าน
รูปแบบการฉีีดสิาร

• กระบอกฉ่ด้ยาขนาด้ 1.2 มีล
• หวัทิี่ป็การฉ่ด้สูารท่ี่�แนะนำา

 ⸰ ทิี่ป็ Black Mini™
ข้อ้ีบง่ชี้ี�สิำาหรบัการใชี้ง้าน/
วัตัถุปุระสิงค์้ทีี่�กำาหนดไวั้
PermaShade™ Try-In Paste มีจุ่ด้มุีง่
หมีายเพื�อยดึ้การเคลอืบผิิวฟันัไวช้้ั�วคราว
เพื�อสูำารวจการเลอืกสูแ่ละการวางตำาแหนง่
ข้อ้ีห้าม

• สูำาหรบัผู้ิป็ว่ยหรอืผู้ิใช้ท่้ี่�มีป่็ัญหาเก่�ยว
กับภัมูีแิพ ้โป็รด้ด้เูอกสูารเก่�ยวกับ
สูารก่อภัมูีแิพข้องผิลติภััณฑ์์ได้้ท่ี่� 
www.ultradent.com หากพบ
อาการแพ ้ใหล้า้งบรเิวณท่ี่�สูมัีผัิสูด้้วย
นำ�าสูะอาด้และใหผู้้ิป็ว่ยป็รกึษาแพที่ย์

ค้ำาเตือีนและข้อ้ีค้วัรระวังั
• ผู้ิป็ว่ยและผู้ิเช้่�ยวช้าญด้้านทัี่นตกรรมี

ต้องสูวมีแวน่ตาป็้องกันท่ี่�มีแ่ผิง
ป็้องกันด้้านขา้ง

• ใช้ห้วัทิี่ป็ท่ี่�แนะนำาเท่ี่านั�น
• หวัทิี่ป็เป็น็แบบใช้ค้รั�งเด่้ยวเท่ี่านั�น
• หากกลนืกินผิลติภััณฑ์์เขา้ไป็ ให้

ด้ื�มีนำ�าป็รมิีาณมีาก ๆ และติด้ต่อ
แพที่ย ์หากสูำาลกัผิลติภััณฑ์์ ใหไ้ป็
พบแพที่ยทั์ี่นท่ี่

ค้ำาแนะนำาทีี่ละข้ั�นตอีน

การใชี้้
1) เลอืกเฉด้สูแ่ละนำาไป็ใช้กั้บ

อุป็กรณ์เท่ี่ยมี
2) ที่ำาใหอุ้ป็กรณ์เท่ี่ยมีอยูกั่บท่ี่�และ

ป็ระเมีนิสูแ่ละตำาแหนง่
3) หากการวางตำาแหนง่และเงาเป็น็ท่ี่�

ยอมีรบัได้้ ใหถ้อด้อุป็กรณ์เท่ี่ยมีออก 
ลา้งฟันัและอวยัวะเท่ี่ยมีใหสู้ะอาด้ 
แหง้ และด้ำาเนินการตามีขั�นตอน
การติด้กาว

4) หากจำาเป็น็ต้องป็รบัเฉด้สู ่ใหเ้ลอืก
เฉด้สูท่่ี่�เหมีาะสูมี จากนั�นติด้ตั�ง
อุป็กรณ์เท่ี่ยมีใหมีแ่ละป็ระเมีนิผิล

5) เมีื�อระบุสูท่่ี่�ถกูต้องแลว้ ใหถ้อด้
อุป็กรณ์เท่ี่ยมีออก ลา้งฟันัและขา
เท่ี่ยมีใหสู้ะอาด้ แหง้ และด้ำาเนินการ
ตามีขั�นตอนการติด้กาว

กระบวันการ
เพื�อหลก่เล่�ยงการป็นเป็้� อนขา้มี ใหเ้ช้ด็้
กระบอกฉ่ด้ยาด้้วยนำ�ายาฆ่า่เช้ื�อระดั้บ
กลางระหวา่งการใช้ง้านแต่ละครั�ง และใช้้
ป็ลอกกั�นแบบใช้แ้ลว้ทิี่�ง หากไมีไ่ด้้ใช้ป้็ลอก
กั�น ควรใช้ก้ระบอกฉ่ด้ยาแบบใช้ค้รั�งเด่้ยว.
การจััดเก็บและการกำาจััด
เก็บตามีฉลากบรรจุภััณฑ์์ด้้านนอก 
กำาจดั้ของเสูย่ตามีกฎ แนวที่าง และขอ้
บงัคับของท้ี่องถิ�น
ข้อ้ีมูลเบด็เตล็ด
รายงานเหตกุารณ์รา้ยแรงใด้ ๆ ต่อผู้ิผิลติ
และหนว่ยงานท่ี่�มีอ่ำานาจ
www.ultradent.com / 
1.800.552.5512 / 801.572.4200

Описание продукта
Примерочная паста PermaShade™ 
представляет собой водорастворимую 
пасту высокой вязкости, оттенки 
которой соответствуют соответствующим 
полимеризованным оттенкам 
фиксирующей смолы для виниров 
PermaShade™ LC и используется для 
временной фиксации виниров с целью 
определения цвета и расположения 
перед постоянной фиксацией.
Перед использованием всех описанных 
изделий внимательно прочтите и 
ознакомьтесь со всеми инструкциями и 
Паспортом безопасности продукции (SDS)
Форма(ы) поставки.

• Шприц-ручка 1,2 мл
• Рекомендуемый(е) наконечник(и):

 ⸰ Черный наконечник Mini™
Показания к использованию/
Целевое назначение
Примерочная паста PermaShade™ 
предназначена для временной фиксации 
виниров для проверки выбора цвета 
и расположения.
Показания к использованию/
Целевое назначение
Пациентам и пользователям, 
страдающим аллергией, следует 
ознакомиться с документом об 
аллергенах продукта, размещенным 
на сайте www.ultradent.com. Если 
наблюдается аллергическая реакция, 
тщательно промойте пораженный 
участок водой и попросите пациента 
проконсультироваться со своим 
лечащим врачом.
Предупреждения и 
меры предосторожности

• Пациентам и стоматологам 
необходимо пользоваться 
защитными очками с 
боковыми щитками.

• Используйте только 
рекомендуемые наконечники.

• Наконечники предназначены только 
для одноразового использования.

• При попадании продукта внутрь, 
выпейте большое количество 
воды и обратитесь к врачу. Если 
продукт попал в дыхательные пути, 
немедленно обратитесь к врачу.

Пошаговые инструкции
Использование

1) Выберите оттенок и нанесите 
на протез.

2) Установите протез, определите 
оттенок и расположение.

3) Если расположение и оттенок 
приемлемы, снимите протез, 
тщательно прополощите зуб и 
протез, высушите и приступайте к 
процедуре склеивания.

4) Если требуется коррекция 
оттенка, выберите подходящий 
оттенок, установите протез и 
оцените соответствие.

5) После определения правильного 
оттенка снимите протез, 
тщательно прополощите зуб и 
протез, высушите и приступайте к 
процедуре склеивания.

Обработка
Во избежание перекрестной 
контаминации протирайте шприц 
дезинфицирующим средством среднего 
уровня между использованиями и 
используйте одноразовый защитный 
чехол. Если не используется защитный 
чехол, шприц считается одноразовым.
Хранение и утилизация
Храните в соответствии с указаниями на 
этикетке, расположенной на внешней 
упаковке. 
Утилизируйте отходы в соответствии с 
местными правилами, руководящими 
принципами и предписаниями.
Прочая информация
Сообщите о любом серьезном инциденте 
производителю и компетентному органу.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Deskrizzjoni tal-Prodott
PermaShade ™ I p prova- I n Paste 
huwa viskożità għolja, pejst li jinħall 
fl-ilma bil-lewn li jaq blu mal-sfumaturi 
polimerizz ati korrispon denti ta 
PermaShade ™ LC fuljetta raża luting 
u huwa użat biex temporanjament 
iżom m  fuljetti fil-post biex 
jevalwaw il-kulur u t-tqegħid qabel 
is-simentazzjoni permanenti.
Għall-prodotti kollha deskritti, aqra 
b'attenzjoni u tifhem l-istruzzjonijiet 
u l-informazzjoni SDS kollha qabel 
ma tużahom.
Formola (i) tal-Kunsinna

• Siringa tal-kunsinna ta' 1.2 ml
• Ponta (i) tal-

kunsinna rakkomandata:
 ⸰ Tip Mini™ Iswed

Indikazzjonijiet għall-Użu/
Għan Maħsub
Il-PermaShade™ Try-In Paste hija 
maħsuba biex iżomm temporanjament 
l-fuljetti f'posthom biex tistħarreġ 
il-għażla tal-kulur u t-tqegħid.
Kontra-indikazzjonijiet

• Għal pazjenti jew utenti bi 
tħassib dwar l-allerġija, irreferi 
għad-dokument tal-allerġen 
tal-prodott disponibbli fuq 
www.ultradent.com. Jekk tiġi 
osservata reazzjoni allerġika, 
laħlaħ sew l-erja esposta bl-ilma u 
konsulta lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
• Il-professjonisti tal-pazjent u tad-

dentali għandhom jilbsu għajnejn 
protettiv b'tarki tal-ġnub.

• Uża biss pariri rakkomandati.
• Il-pariri jintużaw darba biss.
• Jekk il-prodott jiġi inġestit, 

ixrob ammonti kbar ta' ilma u 
kkuntattja tabib. Jekk il-prodott 

jiġi aspirat, fittex attenzjoni 
medika immedjata.

Istruzzjonijiet Pass Pass
Użu

1) Agħżel dell u applika għall-
proteżi.

2) Prosteżi tas-sedil u tevalwa d-dell 
u t-tqegħid.

3) Jekk it-tqegħid u d-dell huma 
aċċettabbli, neħħi l-proteżi 
u laħlaħ is-snien, u pproċedi 
b'proċedura ta' twaħħil.

4) Jekk ikun meħtieġ aġġustament 
fid-dell, għażel id-dell li huwa 
l-aħjar għalik, u riżetta l-proteżi 
u tevalwa.

5) Meta id-dell korett tkun 
identifikata, għandek 
neħħi l-proteżi u laħlaħ 
is-snien b'saħħithom, u tipparti 
b'proċedura ta' twaħħil.

L-ipproċessar
Biex taħfas mill-kontaminazzjoni 
inkroċjata, issir disinfezzjoni 
tal-is-siringa b'diżinfettant ta' livell 
intermedju bejn kull użu, u uża barriera 
li tintrema kif trid. Jekk ma tintużax 
siringa b'komma ta' barriera, ttrattaha 
bħala li tintuża darba biss.
Ħażna u Rimi
Aħżen skond it- tikketta ta 'barra 
tal- pakkett. 
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji 
gwida u r-regolamenti lokali.
Informazzjoni mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe inċident serju lill-
manifattur u lill-awtorità kompetenti.
ww.ultradent.
com/1.800.552.5512/801.572.4200

PermaShade ™Try-In Paste
临时贴面粘合剂

Termékleírás
A PermaShade™ próbapaszta egy 
magas viszkozitású, vízben oldódó 
paszta, amely a PermaShade™ LC 
rögzítőgyanta megfelelő polimerizált 
árnyalatainak megfelelően árnyalt, és 
a végleges rögzítést megelőzően a szín 
és a pozícionálás értékelésére szolgál.
Az összes leírt termék esetében 
használat előtt figyelmesen olvassa el 
és értelmezze az összes utasítást és 
SDS-információt.
Szállítási űrlap(ok)

• 1,2 ml-es adagoló fecskendő
• Javasolt adagoló vég(ek)

 ⸰ Fekete Mini™ vég
Használati javallatok/rendeltetés
A PermaShade™ próbapaszta 
ideiglenesen a protézisek helyben 
tartására szolgál a színválasztás és a 
felhelyezés felmérése céljából.
Ellenjavallatok

• Az allergiás problémákkal küzdő 
betegek vagy felhasználók 
esetében tekintse meg a termék 
allergénekkel kapcsolatos 
dokumentumát, amely a 
www.ultradent.com webhelyen 
érhető el. Ha allergiás reakciót 
észlel, alaposan öblítse le 
vízzel a kitett területet, és 
forduljon orvosához.

Figyelmeztetések 
és óvintézkedések

• A betegeknek és a fogorvosoknak 
oldalvédővel ellátott 
védőszemüveget kell viselniük.

• Csak az ajánlott 
hehyeket használja.

• A hegyek csak 
egyszer használatosak.

• Ha a terméket lenyeli, igyon 
nagy mennyiségű vizet és 
forduljon orvoshoz. A termék 
belélegzése esetén azonnal 
forduljon orvoshoz.

Lépésenkénti utasítások

Használat
1) Válassza ki az árnyalatot, és vigye 

fel a protézisre.
2) Ültesse be a protézist, és értékelje 

az árnyalatot és az elhelyezést.
3) Ha az elhelyezés és az árnyalat 

elfogadható, vegye ki a protézist, 
alaposan öblítse le a fogat és 
a protézist, szárítsa meg, és 
folytassa a ragasztási eljárást.

4) Ha szükséges az árnyalat 
beállítása, válassza ki a megfelelő 
árnyalatot, helyezze vissza a 
protézist és értékelje újra.

5) Ha a megfelelő árnyalatot 
megtalálta, vegye ki a protézist, 
alaposan öblítse le a fogat és 
a protézist, szárítsa meg, és 
folytassa a ragasztási eljárást.

Feldolgozás
A kölcsönös szennyeződés elkerülése 
érdekében a fecskendőt a használatok 
között törölje át középszintű 
fertőtlenítőszerrel, és használjon 
eldobható védőhüvelyt. Ha nem 
használnak védőhüvelyt, a fecskendőt 
egyszer használatosként kell kezelni.
Tárolás és ártalmatlanítás
A külső csomagolás címkéjének 
megfelelően tárolja. 
A hulladékot a helyi szabványok, 
irányelvek és előírások 
szerint ártalmatlanítsa.
Egyéb információk
Minden súlyos eseményt jelentsen a 
gyártónak és az illetékes hatóságnak.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 
/ 801.572.4200

Ürün Açıklaması
PermaShade™ Try-In Paste, 
PermaShade™™  LC kaplama 
yapıştırma reçinesinin  karşılık gelen 
polimerize tonlarına uyacak şekilde 
gölgelendirilmiş, yüksek viskoziteli, 
suda çözünür bir macundur ve 
kalıcı simantasyondan önce rengi 
ve yerleşimi değerlendirmek için 
kaplamaları geçici olarak yerinde 
tutmak için kullanılır. 
Açıklanan tüm ürünler için, kullanım 
öncesinde tüm talimatları ve SDS 
(Güvenlik Bilgi Formları) üzerinde 
yer alan bilgilerini dikkatlice okuyun 
ve anlayın.
İletim Seçenekleri

• 1.2 ml dağıtım şırıngası
• Önerilen teslimat uçları:

 ⸰ Black Mini™ Uç
Kullanım Endikasyonları/
Kullanım Amacı
PermaShade™ Try-In Paste, renk 
seçimini ve yerleşimini incelemek 
için kaplamaları geçici olarak yerinde 
tutmayı amaçlamaktadır.
Kontrendikasyonlar

• Alerji endişeleri olan 
hastalar veya kullanıcılar için, 
www.ultradent.com'de bulunan 
ürün alerjeni belgesine bakın. 
Alerjik reaksiyon gözlenirse, 
maruz kalan bölgeyi suyla iyice 
durulayın ve hastanın doktoruna 
danışmasını sağlayın.

Uyarılar ve Önlemler
• Hasta ve diş hekimleri yan 

siperlikleri olan koruyucu 
gözlükler takmalıdır.

• Yalnızca önerilen uçları kullanın.
• Uçlar tek kullanımlıktır.
• Ürün yutulursa, çok miktarda 

su için ve bir doktora başvurun. 
Ürün solunursa, derhal tıbbi 
yardım alın.

Adım Adım Talimatlar
Kullanım

1) Renk tonunu seçin ve 
proteze uygulayın.

2) Protezi oturtun ve renk ve 
yerleşimi değerlendirin.

3) Yerleşim ve renk kabul 
edilebilirse, protezi çıkarın, dişi ve 
protezi iyice durulayın, kurulayın 
ve yapıştırma prosedürüne 
devam edin.

4) Renk tonu ayarlaması gerekiyorsa, 
uygun rengi seçin ve protezi 
tekrar yerleştirip değerlendirin.

5) Doğru renk belirlendiğinde, 
protezi çıkarın, dişi ve protezi iyice 
durulayın, kurulayın ve yapıştırma 
prosedürüne devam edin.

İşleme
Çapraz kontaminasyonu önlemek için, 
kullanımlar arasında şırıngayı orta 
seviye bir dezenfektanla silin ve tek 
kullanımlık bir bariyer kılıfı kullanın. Bir 
bariyer kılıf kullanılmazsa, şırınga tek 
kullanımlık olarak değerlendirilmelidir.
Depolama ve İmha
Dış ambalaj etiketine göre saklayın. 
Atıkları yerel kurallara, yönergelere ve 
yönetmeliklere göre imha edin.
Çeşitli Bilgiler
Herhangi bir ciddi olayı üreticiye ve 
yetkili makama bildirin.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

Opis produktu
Pasta PermaShade™ Try-In to 
rozpuszczalna w wodzie pasta o wysokiej 
lepkości, której odcień odpowiada 
konkretnymspolimeryzowanym 
odcieniom żywicy do cementowania 
licówekPermaShade™ LC i służy 
do tymczasowego utrzymywania 
licówek na miejscu w celu oceny 
koloru i umiejscowienia przed 
cementowaniem trwałym.
W przypadku wszystkich opisanych 
produktów przed użyciem należy 
uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie 
instrukcje oraz informacje dotyczące 
karty charakterystyki.
Dostępna forma aplikacji

• Strzykawka aplikacyjna 1,2 ml
• Zalecenia dotyczące podawania:

 ⸰ Końcówka Black Mini™
Wskazania/Przeznaczenie
Pasta próbna PermaShade™ jest 
przeznaczona do tymczasowego 
utrzymywania licówek na miejscu 
w celu sprawdzenia wyboru koloru 
i umiejscowienia.
Przeciwwskazania

• W przypadku pacjentów lub 
użytkowników z alergiami należy 
zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą alergenów 
produktu dostępną na stronie 
www.ultradent.com. W przypadku 
zaobserwowania reakcji alergicznej 
należy obficie spłukać narażone 
miejsce wodą i skonsultować się 
z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Pacjenci i dentyści muszą 

nosić okulary ochronne z 
bocznymi osłonami.

• Używaj wyłącznie 
rekomendowanych końcówek.

• Końcówki są przeznaczone wyłącznie 
do jednorazowego użytku.

• W przypadku połknięcia produktu 
popić dużą ilością wody i 
skontaktować się z lekarzem. W 

przypadku aspiracji produktu należy 
natychmiast skontaktować się 
z lekarzem.

Instrukcje krok po kroku
Użycie

1) Wybierz odcień i nałóż na licówkę.
2) Załóż licówkę i oceń odcień 

oraz umiejscowienie.
3) Jeżeli umiejscowienie i odcień 

są akceptowalne, należy usunąć 
licówkę, dokładnie przepłukać ząb 
i licówkę, osuszyć i przystąpić do 
procedury klejenia.

4) Jeżeli konieczna jest korekta odcienia, 
należy wybrać odpowiedni odcień, 
ponownie osadzić licówkę i ocenić.

5) Po ustaleniu prawidłowego odcienia 
należy usunąć licówkę, dokładnie 
przepłukać ząb i licówkę, osuszyć i 
przystąpić do klejenia.

Przetwarzanie
Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, 
pomiędzy użyciami należy przecierać 
strzykawkę środkiem dezynfekującym o 
średnim stężeniu i używać jednorazowej 
osłony ochronnej. W przypadku braku 
jednorazowego rękawa ochronnego 
na strzykawkę należy traktować 
jako jednorazową.
Przechowywanie i utylizacja
Należy przechowywać zgodnie z etykietą na 
opakowaniu zewnętrznym. 
Odpady należy utylizować zgodnie 
z lokalnymi regułami, wytycznymi 
i przepisami.
Dodatkowe informacje
Zgłoś każdy poważny incydent producentowi 
i właściwemu organowi.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 
801.572.4200

商品説明
パーマシェード™ トライインペース
トは高粘度、水溶性ペーストです。
対応する 重合 パーマシェード™LC 
ベニア合着用レジン と は は、永
久的なセメント埋入の前に、ベニ
アの色調や装着状態を評価する
ためにベニアを一時的に固定する
ために使用します。

記載されているすべての製品につ
いて、使用前にすべての説明書お
よびSDS情報を注意深く読み、理
解すること。
納品形態

• 1.2 mlデリバリーシリンジ
• 推奨される配送チップ：

 ⸰ ブラックミニ™チップ
使用上の注意/使用目的
パーマシェード™トライインペース
トは、一時的にベニアを固定し、
色の選択と配置を調査するため
のものです。
禁止事項

• アレルギーに心配のあ
る患者または使用者
は、www.ultradent.com で
入手可能な製品アレルゲン
文書を参照のこと。アレルギ
ー反応が見られた場合は、暴
露部位を水で十分に洗い流
し、医師に相談させること。

警告および注意事項
• 患者および歯科医療従事

者は、サイドシールド付き保
護眼鏡を着用する必要が
あります。

• 推奨チップのみを使用して
ください。

• チップは使い捨てです。
• 製品を飲み込んだ場合は、大

量の水を飲み、医師に連絡す
ること。製品を吸引した場合
は、直ちに医師の手当てを受

けること。
手順を折った説明
利用する

1) シェードを選択し、プロテー
ゼに適用します。

2) プロテーゼを装着し、シェー
ドと配置を評価します。

3) 装着位置とシェードに問題が
なければ、補綴物を除去し、
歯と補綴物をよくすすいで乾
燥させ、ボンディング処置に
進みます。

4) シェード調整が必要な場合
は、適切なシェードを選択し、
プロテーゼを再装着して評
価します。

5) 正しいシェードが確認できた
ら、補綴物を除去し、歯と補綴
物をよくすすいで乾燥させ、ボ
ンディング処置に進みます。

処理
二次汚染を避けるため、シリンジ
を使用する間は中級レベルの消
毒剤で拭き、使い捨てのバリアスリ
ーブを使用する。バリアスリーブを
使用しない場合、シリンジは1回の
み使用として扱う。
保管と廃棄
外箱のラベルに従って保管する。
廃棄物は地域の規則、ガイドライ
ン、規制に従って処分する。
重大な事故が発生した場合は、
メーカーおよび所轄官庁に報
告すること。
www.ultradent.com / 
1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opis izdelka
PermaShade™ Try-In Pasta je visoko 
viskozna, vodotopna pasta, ki se 
po odtenkih ujema z ustreznimi 
polimeriziranimi odtenki smole 
PermaShade™ LC za lepljenje furnirjev 
in se uporablja za začasno držanje 
furnirjev na mestu za oceno barve in 
namestitve pred trajno cementacijo.
Za vse opisane izdelke pred uporabo 
skrbno preberite in razumite 
vsa navodila in informacije v 
varnostnih listih.
Obrazec(-i) za dostavo

• 1,2 ml injekcijska brizga
• Priporočeni nasveti za dostavo:

 ⸰ Nasvet Black Mini™
Indikacije za uporabo/
predvideni namen
PermaShade™ Try-In Pasta je 
namenjena začasnemu pritrjevanju 
furnirjev na mesto, da se preuči izbira 
in namestitev barve.
Indikacije za uporabo/
predvideni namen

• Za bolnike ali uporabnike z 
alergijami glejte dokument o 
alergenih izdelka, ki je na voljo na 
spletni strani www.ultradent.com. 
Če pride do alergijske reakcije, 
izpostavljeno območje temeljito 
sperite z vodo in se posvetujte 
z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
• Pacient in zobozdravstveni delavci 

morajo nositi zaščitna očala s 
stranskimi ščitniki .

• Uporabljajte samo 
priporočene nasvete.

• Nasveti so samo za 
enkratno uporabo.

• Če izdelek zaužijete, popijte večje 

količine vode in se posvetujte 
z zdravnikom. Če pride do 
aspiracije izdelka, takoj poiščite 
zdravniško pomoč.

Navodila po korakih
Uporaba

1) Izberite odtenek in ga nanesite 
na protezo.

2) Posadite protezo ter ocenite 
odtenek in namestitev.

3) Če sta namestitev in odtenek 
sprejemljiva, odstranite protezo, 
zob in protezo temeljito 
sperite, posušite in nadaljujte s 
postopkom lepljenja.

4) Če je treba prilagoditi odtenek, 
izberite ustrezen odtenek, 
ponovno namestite protezo in 
jo ocenite.

5) Ko ugotovite pravilen odtenek, 
odstranite protezo, temeljito 
sperite zob in protezo, osušite in 
nadaljujte s postopkom lepljenja.

Obdelava
Da bi se izognili navzkrižni 
kontaminaciji, brizgalko med 
uporabo obrišite z razkužilom srednje 
stopnje in uporabite zaporni tulec za 
enkratno uporabo. Če zaporni tulec ni 
uporabljen, je treba brizgo obravnavati 
kot brizgo za enkratno uporabo.
Skladiščenje in odlaganje
Skladiščite v skladu z nalepko na 
zunanji embalaži. 
Odpadke odstranite v skladu z lokalnimi 
pravili, smernicami in predpisi.
Druge informacije
O vsakem resnem incidentu obvestite 
proizvajalca in pristojni organ.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 
/ 801.572.4200

وصف المنتج

ِإن معجونة PermaShade™ للتجريب 

عبارة عن معجونة ذات لزوجة عالية 
وقابلة للذوبان في الماء وذات ألوان 

تتوافق مع ألوان اللاصق الراتنجي 

لقشرة الخزف بعد تصلبه ضوئيا 

PermaShade LC™ ويستخدم لتثبيت 
القشرة مؤقتًا في مكانها لتقييم اللون 

والوضع قبل التثبيت الدائم.

يرجى قراءة وفهم جميع التعليمات 

ومعلومات ورقة بيانات السلامة بدقة وعناية 

قبل استخدام أي من المنتجات الموصوفة

شكل (أشكال) العبوة.
محقنة 1.2 مل• 

طرف (أطراف) التوصيل الموصى بها:• 

 ⸰  ليصوتلا فرط
™Black Mini

دواعي الاستعمال/الغرض المقصود

تهدف معجونة PermaShade™ للتجربة 

إلى تثبيت القشرة مؤقتًا في مكانها لتقييم 

اختيار الألوان ووضعها.

بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين • 

يعانون من الحساسية، يرجى الرجوع 

إلى مستند حساسية المنتج المتاح 

على موقع www.ultradent.com. إذا 

لوحظ رد فعل تحسسي، اغسل المنطقة 

المكشوفة جيدًا بالماء واطلب من 

المريض استشارة الطبيب.

التحذيرات والاحتياطات

يجب على مرضى واختصاصيي طب • 

الأسنان ارتداء نظارات واقية ذات 

واقيات جانبية.

استخدم الأطراف الموصى بها فقط.• 

أطراف التوزيع تستخدم مرة • 

واحدة فقط.

في حالة ابتلاع المنتج، اشرب كميات • 

كبيرة من الماء واستشر الطبيب. إذا 
تم استنشاق المنتج، فاطلب العناية 

الطبية الفورية.

التعليمات خطوة بخطوة

الاستخدام

حدد اللون وقم بتطبيقه على ) 1

الاستعاضة السنية.

قم بوضع الاستعاضة السنية وقم ) 2

بتقييم اللون والموضع.

إذا كان الموضع واللون مقبولين، ) 3
فقم بإزالة الاستعاضة السنية، 

واشطف الأسنان والاستعاضة جيدًا، 

وجففها، واستمر في إجراء الربط.

إذا كانت هناك حاجة إلى ضبط ) 4
اللون، فحدد اللون المناسب، 

وأعد وضع الاستعاضة السنية 

وقم بتقييمها.

عندما يتم تحديد اللون الصحيح، قم ) 5

بإزالة الاستعاضة السنية، واشطف 

الأسنان والاستعاضة جيدًا بالماء، 

وجففها، وتابع إجراء الربط.

المعالجة

لتجنب التلوث المتبادل، امسح المحقنة 

بمطهر متوسط المستوى بين الاستخدامات 

واستخدم كمًا واقيًا يستخدم مرة واحدة. 

إذا لم يتم استخدام أكياس عازله حول 
الحقنه، فيجب التعامل مع الحقنة 

على أنها ذات استخدام واحد.

التخزين والتخلص

يخُزن المنتج وفقًا للتعليمات المُدونة على 

ملصق العبوة الخارجي. 

تخلص من النفايات وفقًا للقواعد 

والإرشادات واللوائح المحلية. 

معلومات متنوعة

لإبلاغ الشركة المصنعة والسلطة 

المختصة بخصوص أي حادث خطير يرجى 

التواصل على:

 www.ultradent.com / 1.800.552.5512
/ 801.572.4200

Produkta apraksts
PermaShade ™ Try- In pasta ir augstas 
viskozitātes , ūdenī šķīstoša pasta, 
kas iekrāsota atbilstoši PermaShade 
™ LC venīru līmēšanas sveķu 
polimerizētajām nokrāsām un tiek 
izmantota, lai īslaicīgi noturētu venīrus, 
lai novērtētu krāsu un izvietojumu 
pirms pastāvīgas cementēšanas.
Attiecībā uz visiem aprakstītajiem 
produktiem pirms lietošanas rūpīgi 
izlasiet un izprotiet visus norādījumus 
un SDS informāciju.

• 1,2 ml ievadīšanas šļirce
• Ieteicamais(-i) piegādes 

padoms(-i):
 ⸰ Black Mini™ uzgalis

Lietošanas indikācijas/
paredzētais mērķis
PermaShade™ Try-In pasta ir 
paredzēta, lai īslaicīgi noturētu 
venīrus, lai pārbaudītu krāsas izvēli 
un izvietojumu.

• Pacientiem vai lietotājiem ar 
alerģiju skatiet produkta alergēnu 
dokumentu, kas pieejams vietnē 
www.ultradent.com. Ja tiek 
novērota alerģiska reakcija, rūpīgi 
izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni 
un lūdziet pacientam konsultēties 
ar ārstu.

Brīdinājumi un 
piesardzības pasākumi

• Pacientiem un zobārstniecības 
speciālistiem jāvalkā aizsargbrilles 
ar sānu aizsargiem .

• Izmantojiet tikai ieteiktos uzgaļus.
• Uzgaļi ir tikai 

vienreizējai lietošanai.
• Ja produkts tiek norīts, izdzeriet 

lielu ūdens daudzumu un 
sazinieties ar ārstu. Ja produkts 
tiek ieelpots, nekavējoties 

meklējiet medicīnisko palīdzību.
Pakāpeniski norādījumi
Izmantošana

1) Izvēlieties toni un uzklājiet 
uz protēzes.

2) Ievietojiet protēzi un novērtējiet 
toni un novietojumu.

3) Ja izvietojums un nokrāsa ir 
pieņemami, noņemiet protēzi, 
rūpīgi izskalojiet zobu un protēzi, 
nosusiniet un turpiniet ar 
līmēšanas procedūru.

4) Ja nepieciešama toņu 
pielāgošana, izvēlieties atbilstošu 
toni un atkārtoti ievietojiet protēzi 
un novērtējiet.

5) Kad ir noteikts pareizais tonis, 
noņemiet protēzi, rūpīgi 
izskalojiet zobu un protēzi, 
nosusiniet un turpiniet ar 
līmēšanas procedūru.

Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas 
inficēšanās, starp lietošanas reizēm 
noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa 
dezinfekcijas līdzekli un izmantojiet 
vienreizējās lietošanas barjeras 
uzmavu. Ja aizsarguzmava netiek 
izmantota, šļirce jāuztver kā vienreizējas 
lietošanas šļirce.
Uzglabāšana un likvidēšana 
Uzglabāt saskaņā ar ārējā iepakojuma 
marķējumu. 
Izmetiet atkritumus saskaņā ar 
vietējiem noteikumiem, vadlīnijām 
un noteikumiem.
Ziņojiet ražotājam un 
Uzglabāšana un likvidēšana 
kompetentajai iestādei par jebkuru 
nopietnu incidentu.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 
/ 801.572.4200

PermaShade™ Try-In Paste
임시 베니어 페이스트

제품 설명
PermaShade Try-In Paste는 
높은 점도의 수용성 페이스트로, 
PermaShade LC  베니어 루팅 
레진의 해당 중합된 색조와 
일치하도록 쉐이딩 처리되어 
이ㅛ으며, 영구 세멘테이션 전에 
색상과 배치를 평가하기 위해 
베니어를 임시로 일시적으로 
고정하는 데 사용됩니다. 

설명된 모든 제품에 대해 사용하기 
전에 모든 지침과 SDS 정보를 주의 
깊게 읽고 이해하십시오.
제품 구성

• 1.2ml 시린지 
• 추천 딜리버리 팁:

 ⸰ Black Mini™ 팁
사용/목적 표시
PermaShade™ Try-In Paste는 
베니어의 일시적인 고정을 목적으로 
하며, 색상 선택과 배치를 조사하기 
위해 사용됩니다.
금지사항

• 알레르기가 있는 환자 
또는 사용자의 경우 
www.ultradent.com 에서 
제공되는 제품 알레르겐 
문서를 참조하십시오. 
알레르기 반응이 관찰되면 
노출된 부위를 물로 완전히 
헹구고 환자가 의사와 
상담하도록 하십시오.

경고 및 예방 조치
• 환자 및 치과 전문가는 측면 

보호대가 있는 보호 안경을 
착용해야 합니다.

• 권장 팁만 사용하십시오.
• 팁은 일회용입니다.
• 제품을 삼킨 경우 다량의 

물을 마시고 의사의 진찰을 
받으십시오. 제품이 
흡인되면 즉시 의사의 
진료를 받으십시오.

단계별 지침
사용법

1) 색상을 선택하고 
보철물에 적용합니다.

2) 보철물을 장착하고 색상 및 
배치를 평가합니다.

3) 배치 및 색상이 괜찮다면 
보철물을 제거하고 치아와 
보철물을 철저히 헹구고 
건조시킨 다음 접착 
절차를 진행합니다.

4) 색상 조정이 필요한 
경우 적절한 색상을 
선택하고, 보철물을 
재장착하고 평가합니다.

5) 올바른 색상을 확인했다면 
보철물을 제거하고 치아와 
보철물을 철저히 헹구고 
건조시킨 다음 접착 
절차를 진행합니다.

가공
교차 오염을 방지하려면 
시린지를 사용할 때마다 중간 
강도의 소독제로 닦고 일회용 
차단 슬리브를 사용하십시오. 
배리어 슬리브를 사용하지 
않는 경우 시린지는 일회용으로 
취급해야 합니다.
보관 및 폐기
외부 포장 라벨에 따라 
보관하십시오. 
현지 규칙, 지침 및 규정에 따라 
폐기물을 처리하십시오.
기타 정보
심각한 사고 발생시 제조업체와 
관할 당국에 보고하십시오.
www.ultradent.com / 
1.800.552.5512 / 801.572.4200

产品描述
PermaShade™ Try-In Paste 
是一种高粘度、水溶性糊剂，其
颜色与 PermaShade ™ LC单
板粘合树脂的相应聚合色调相
匹配，用于暂时将假牙贴面固
定到位，以在永久粘接之前评
估颜色和位置。

对于所有所描述的产品，在
使用前请仔细阅读并理解所
有的说明和 SDS 信息（安全
数据表）。
输送形式

• 1.2 ml 输送注射器
• 推荐的输送技巧：

 ⸰ 黑色迷你™ 输送头
使用说明/预期用途
PermaShade™ Try-In Paste 
旨在将贴面暂时固定到位，以
查看颜色选择和放置位置。
禁忌症

• 对于有过敏问题的
患者或用户，请参阅 
www.ultradent.com 上
提供的产品过敏原文件。
如果观察到过敏反应，请
用水彻底冲洗暴露区域并
让患者咨询医生。

警告和注意事项
• 患者和牙科专业人员必

须佩戴带侧护罩的防
护眼镜。

• 应使用推荐的输送头。
• 输送头仅供一次性使用。
• 若不慎摄入本品，应饮用

大量水并与医生联系。
若不慎吸入本品，请立
即就医。

分步说明

操作
1) 选择颜色并应用于假

牙贴片。
2) 安装假牙贴面并评估颜

色和位置。
3) 如果位置和颜色可以接

受，则取下假牙，彻底冲洗
牙齿和假牙，干燥，然后继
续进行粘合程序。

4) 如果需要调整颜色，请
选择合适的颜色，然后
重新安装假牙贴面并进
行评估。

5) 确定正确的颜色后，取下
假牙，彻底冲洗牙齿和假
牙，干燥，然后继续进行
粘合程序。

处理
为避免交叉污染，请在使用之
间用中效消毒剂擦拭注射器，
并使用一次性隔离套管。如果
没有使用防护套，输送器应视
为一次性使用。
储存和处置
按外包装标签储存。
根据当地规则、指南和法规
处理废物。
其他信息
向制造商和主管当局报告任何
严重事件。
www.ultradent.com / 
1.800.552.5512 / 801.572.4200
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