ViscoStat™
Coaqulative, Hemostatic Agents

Product Description

ViscoStat™ hemostatic is a 20% ferric sulfate equivalent hemostatic solution with
inert binding agents in a viscous, aqueous carrier with a pH of approximately
1.0. ViscoStat hemostatic is intended for use in arresting various degrees of oral
capillary bleeding or sulcular fluids during dental treatment and oral surgery
including fixed prosthodontics, restorative-operative, and periodontal treatment.
ViscoStat hemostatic may also be used for retrofillings, tooth impactions,
gingivectomies, and as a “fixative” for pulpotomies.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS
information prior to use.

Delivery Form(s)

* 30 ml IndiSpense™ syringe

« 1.2 ml syringe delivery syringe

« Delivery tip:

© Metal Dento-Infusor™ Tip
Indications for Use/Intended Purpose
For use in arresting oral capillary bleeding and/or sulcular fluids in restorative,
operative, and surgical dentistry.
Contraindications

« Do not use on patients with known allergies to ferric sulfate.

« For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen
document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed,
rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult
their physician.

Warnings and Precautions

« Prior to bonding, impressions or in the presence of any other contaminate,
the tooth/preparation surface must be cleansed with a brief 2-3 seconds
of 35% phosphoric acid etch followed by a firm air/water spra( to remove
contaminate. This is not necessary when using a conventional phosphoric
acid etch bonding system.
To avoid blue discoloration of soft tissues, these ferric sulfate hemostatic
agents should not be mixed with epinephrine or any other epinephrine-
impregnated displacement cord.

« Avoid contact with clothing. Use protective clothing and protective eyewear for
the dentist, assistant, and the patient when loading and handling ferric sulfate
hemostatic. If contact with clothing occurs, use Astringedent Spot Remover.

« Use only recommended tips.

Stepwise Instructions
Preparation - 1.2 ml syringe

1) Attach recommended delivery tip and verify color, consistency, and flow prior

to applying mtraorall\{, If resistance is met, replace tip, and recheck.
Preparation - 30 ml IndiSpense syringe

1) Attach a 1.2ml syringe to the IndiSpense syn'nge.

2) Express IndiSpense into the 1.2 ml syringe to desired fill level.

3) Separate syringes and re-cap IndiSpense syringe.

4) Attach recommended delivery tip to 1.2 mI'syringe and verify color,
consistency, and flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace
tip, and recheck.

Use - Impression, Direct Bonded Restoration, Indirect Bonded/
Luted Restoration

1) Slowly express solution while rubbing firmly against the tissue.

2) As excess dark coagulum appears it can be removed with a firm air/water
spray and suction. Hemostasis is achieved when new coagulum stops forming.

3) If bleeding occurs when cleansed with a firm air/water spray, repeat step 1-2
above until bleeding stops.

4) Iftissue displacement is needed continue to step 5, if displacement is not
needed cleanse tooth with 35% phosphoric acid for 2-3 seconds followed
by a firm air/water spray and continue with impression, direct bonded
restoration, or bonding/luting of final restoration.

5) Displace tissue by packing appropriate size of Ultrapak™ cord into sulcus.

For optimum displacement, place a small amount of hemostatic solution in
dappen dish and soak cord prior to packa.

6) Recommended contact time for Ultradent ferric sulfate hemostatic agents
soaked in cord is around 5-10 minutes.

7) Remove cord and cleanse tooth with 35% phosphoric acid for 2-3 seconds
followed by a firm air/water spray and continue with impression, direct
bonded restoration, or bondmg/{utmg of final restoration.

8) Apply bonding agent or luting cement as per manufacturer’s instructions.
NOTE: For direct restoration cord may be removed or left in place to protect soft
tissue. The etch cleansing step can be performed while cord is in place.

Use - Vital Pulpotomies

1) Scrub firmly at site of bleeding until bleeding has subsided. As excess dark
coaqulum appears, rinse with a firm stream of sterile water over the area and
suction to remove extraneous coagulum.

2) Proceed with restoring the pulpotomy with materials of choice and per
manufacturer's instructions.

NOTE: Soft tissue discoloration is temporary.

Processing

To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant
between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used,
syringe should be treated as single-use

Storage and Disposal

Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.
Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™ FI
Koaguloivat,hemostaattiset aineet
Tuotteen kuvaus
ViscoStat™-hemostaatti on 20-prosenttista rautasulfaattia vastaava hemostaattiliuos,
jossa on inertteja sideaineita viskoosissa, antaj , jonka

EH on noin 1,0. ViscoStat-hemostaatti on tarkoitettu kaytettavaksi eriasteisen suun
apillaarisen verenvuodon tai ientaskunesteiden pysayttamiseen hammashoidon ja
suukirurgian aikana, mukaan lukien kiintea protetiikka, restoratiivis-operatiivinen ja
parodontaalinen hoito. ViscoStat-hemostaattia voidaan kayttaa myds retrogradisissa
taytoissa, hampaiden impaktioissa, gingivektomioissa ja pulpotomioiden
"kiinnitysaineena".

Lue ka\ikl ohjeet seka kayttoturvallisuustiedote huolellisesti ja siséista ne ennen
kyseisten tuotteiden kayttoa.

Annostelutapa

* 30 mln IndiSpense™-ruisku

1,2 mln annosteluruisku

* Annostelukdrki:

o Metallinen Dento-Infusor™ -karki
Kéyttoaiheet/-tarkoitus
Kaytetadn kapillaarisen verenvuodon ja/tai ientaskunesteiden pysayttamiseen
restoratiivisessa, operatiivisessa ja kirurgisessa hammasladketieteessa
Vasta-aiheet

« Eisaa kayttaa potilaille, joiden tiedetadn olevan allergisia rautasulfaatille.

« Katso allergioiden osalta tuotteen allergeenidokumentti, joka on saatavana
osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia reaktioita havaitaan, huuhtele
altistunut alue huolellisesti vedelld ja kehota potilasta ottamaan yhteys laakdriin.

Varoitukset ja varotoimet

« Ennen sidostamista, jaljenncksid tai muun epapuhtauden ldsna ollessa
lampaan, Rmta onyp Iyhyelld 2-3 sekuntia kestavalla,
35-prosenttisella fosforinappoetsauksella, ja taman jalkeen voimakkaalla
ilm: epdr Tamd ei ole valttamatontd
k‘aﬁtenaessa tavanomaista fosforihapollista etsausjarjestelmaa.
Pehmytkudosten siniseksi varjaytymisen valttamiseksi naita hemostaattisia
rautasulfaattiaineita ei tule sekoittaa adrenaliinin tai muunadrenaliinilla
kyllastetyn ienlangan kanssa.
Vdltd aineen joutumista vaatteisiin. Hammasldakarin, hamma{shonajan ja

ViscoStat™
Koagulierende, blutstillende Mittel

Produktbeschreibung
Das H: ViscoStat™ ist eine he Losung mit 20 % Eisen(III)-Sulfat-
Aquivalent mit inerten Bindemitteln in einem viskosen, wéssrigen Tra?er mit einem pH-Wert
von ungefahr 1,0. Das Hamostatikum ViscoStat ist zum Stillen von oralen Kapillarblutungen
oder Sulkusflissigkeiten unterschiedlichen Grades wahrend zahnérztlicher Behandlungen
und oraler Chirurgie einschlieglich Prothetik, restaurativ-operativer und
Earodon(a\er Behandlung bestimmt. ViscoStat Hamostatikum kann auch fiir retrograde
Gllungen, GmHivektomien und als  Fixativ* fiir Pulpotomien verwendet werden.
Lesen Sie fiir alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung sorgfaltig alle Anweisungen
und SDB-Informationen durch.
Lieferform(en)
+ 30 ml IndiSpense™ Spritze
* 1,2ml Applikationsspritze
« Applikationsspitze:
© Dento-Infusor™ Metallspitze
Hinweise fiir den Gebrauch / Verwendungszweck
Zur Verwendung beim Stillen von oralen Kapillarblutungen und/oder Sulkusflissigkeiten in
der restaurativen, operativen und chirurgischen Zahnheilkunde.
Kontraindikationen
« Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Allergie ge?en Eisen(Lll)-sulfat.
« Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen
im Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer
allergischen Reaktion den exponierten Bereich griindlich mit Wasser spilen und dafiir
sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.
i und Vorsic
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ViscoStat™
Agents coagulants et hémostatiques

Description du produit

ViscoStat™ hé ique est une solution 220 % de sulfate
ferrique contenant des agents liants inertes dans un excipient aqueux visqueux avec

un pH denviron 1,0. ViscoStat hémostatique est destiné a étre utilisé pour arréter

divers degrés de saignement capillaire buccal ou de fluides sulculaires pendant le
traitement dentaire et la chirurgie buccale, comprenant la prothése fixée, les traitements

ViscoStat™ NL
Stollende, hemostatische middelen
Productomschrijving
ViscoStat™ h is een 20% ferrisulfaat he oplossing

met inerte bindmiddelen in een viskeuze, waterige drager met een pH van ongeveer
1,0. ViscoStat hemostatisch is bedoeld voor gebruik bij het stoppen van verschillende
gradaties van orale capillaire of sulculaire tijdens

behandelingen en kaakchirurgie, waaronder vaste prothesen, restauratieve operaties

de dentisterie restauratrice et e traitement p ntal. ViscoStat hé peut
également étre utilisé pour les obturations radiculaires, les impactions dentaires, les
gingivectomies et comme « fixateur » pour les pulpotomies.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre
toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.
Type(s) d'application
« Seringue IndiSpense™ de 30 ml
+ Seringue d'application de 1,2 ml
+ Embout d'application :
o Embout métallique Dento-Infusor™
Indications d'utilisation/Utilisation prévue
A utiliser pour larrét des saignements capillaires buccaux et/ou des fluides sulculaires en
dentisterie restauratrice, UPETB[DWE et (h\rurgi(a\e
Contre-indications
* Ne pas utiliser chez les Ipauents présentant des allergies connues au sulfate ferrique.
« Pour les patients ou utilisateurs souffrant dallergies, se reporter au document sur les
allergénes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique
est observée, rincer abondamment la zone exposée & I'eau et demander au patient
de consulter son médecin.

Vor dem Kleben, Abformen oder bei anderer mu
die Zahn-/Praparationsoberflache mit einer kurzen 2-3 Sekunden langen Atzung mit
35 %iger Phosphorsaure und anschlieBend mit kraftigen Luft-/Wassersprilhstrahlen
gereinigt werden, um die Verunreinigungen zu entfernen. Dies ist nicht erforderlich,
wenn ein herkdmmliches Phosphorsauredtz-Bonding-System verwendet wird.
Um eine Blaufarbung des Weichgewebes zu vermeiden, sollten diese hamostatischen
Eisen(I11)-sulfat-Mittel nicht mit Epinephrin oder anderen mit Epinephrin
\mpraEmerten Retraktionsfaden gemischt werden.
Kontakt mit Kleidung vermeiden. Zahnarzt, Assistent(in) und Patienten sollten
bei AnwendunF von und Umgang mit Eisensulfat-Hamostatika Schutzkleidung
und Schutzbrillen tragen. Bei Kontakt mit der Kleidung verwenden Sie
Astringedent Fleckentferner.

«+ Nur empfohlene Applikationsspitze verwenden.
Schrittweise Anleitung
Vorbereitung - 1,2 ml Spritze

1) Bringen Sie die empfohlene Applikationsspitze an und tiberpriifen Sie vor der
intraoralen Anwendung Farbe, Konsistenz und FlieRfahigkeit. Wenn ein Widerstand
auftritt, ersetzen Sie die Applikationsspitze und priifen dann erneut.

i - 30 ml Indi Spritz

1) Bringen Sie eine W,ZVm\%pritze an der IndiSpense-Spritze an.
) Driicken Sie IndiSpense bis zum gewdinschten Fillstand in die 1,2-mI-Spritze.
3) Trennen Sie die Spritzen und verschlieBen Sie die IndiSpense-Spritze wieder.
4) Bringen Sie die empfohlene Applikationsspitze an der 1,2-ml-Spritze an
und Uberprifen Sie vor der intraoralen Anwendung Farbe, Konsistenz und
FlieBeigenschaft. Wenn ein Widerstand auftritt, ersetzen Sie die Applikationsspitze
und prufen dann erneut.
Verwendung - Abformung, direktverklebte Restauration, indirekt verklebte/
verkittete Restauration
Die Losung langsam ausdriicken und dabei fest gegen das Gewebe reiben.
2) Wenn uberschussl%es dunkles Koagulum erscheint, kann es mit einem kraftigen Luft-
Wasser-Spriihstrahl und Absaugen entfernt werden. Die Hamostase ist erreicht, wenn
sich kein neues Gerinnsel mehr bildet.
Wenn bei der Reinigung mit einem festen Luft-Wasser-Spriihstrahl Blutungen
auftreten, wiederholen Sie die Schritte 1-2 oben, bis die Blutung aufhort.
Wenn eine Geweberetraktion erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine
Verdrangung erforderlich ist, reinigen Sie den Zahn 2-3 Sekunden lang mit 35%iger
Phosphorsaure, gefolgt von einem kraftigen Luft-Wasser-Spriihstrahl, und fahren Sie
mit der Abformung, dem Verkleben der direkten Restauration oder dem Verkleben der
indirekten Restauration fort.
Verdrangen Sie das Gewebe, indem Sie eine Ultrapak™- Faden in geeigneter GroBe
in den Sulkus einbringen. Um eine optimale Verdrangung zu erreichen, geben Sie
eine kleine Menge hamostatische Losung in eine Schale und tranken Sie den Faden
vor dem Aufbinden.
Die empfohlene Einwirkzeit fiir Ultradent Eisen([1I)-Sulfat-Hamostatikum, das von dem
Faden aufgesogen wurde, betrégt etwa 5-10 Minuten.
Entfernen Sie den Faden und reinigen Sie den Zahn 2-3 Sekunden lang mit 35%iger
Phosphorsaure, gefolgt von einem kraftigen Luft-/Wasserspriihstrahl, und fahren Sie
mit der Abformung, dem Verkleben der direkten Restauration oder dem Verkleben der
indirekten Restauration fort
8) Haftvermittler oder
Herstellers auftragen.
HINWEIS: Zur direkten Wiederherstellung kann der Faden entfernt oder zum Schutz des
Weichgewebes belassen werden. Der Atzreinigungsschritt kann durchgefiihrt werden,
wahrend der Faden an Ort und Stelle ist.

& w

S

= e

gemat den des

1) An der Blutungsstelle kraftig reiben, bis die Blutung abiek\ungen ist. Wenn
tiberschissiges dunkles Koagulat erscheint, mit einem kréftigen Strahl sterilen
Wassers iber den Bereich spulen und absaugen, um Fremdkoagulat zu entfernen,

2) Fahren Sie mit der Wieder der Pulpotomie mit Materialien Ihrer Wahl und
gemat den Anweisungen des Herstellers fort.

HINWEIS: Die Verfarbung des Weichgewebes ist vortibergehend.

Verarbeitung

Die Injektionsspritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer
Konzentration abwischen und eine Barriere-Schutzhille fir den einmaligen Gebrauch
verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine Barriere-Schutzhllle
verwendet wird, sollte die g behandelt werden
Lagerung und Entsorgung

Den Abfall gemaB den ortlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.
Sonstige Informationen

Alle schwerwiegenden Vorfalle sind dem Hersteller und zustandigen Behérden zu melden.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

ViscoStat™
Koagulerende,hemostatiske midler

Produktbeskrivelse

ViscoStat™ hemostatisk er en 20 % jernsulfatekvivalent hemostatisk lasning
med inerte bindemidler i en viskas, vannholdig baerer med en pH pa ca. 1,0.
ViscoStat hemostatisk er beregfnet for bruk for a stoppe ulike grader av orale
kapillaerblgdninger eller sulkulaere vaesker under tannbehandling og oral kirurgi,
inkludert fast protetikk, restaurerende-operative og periodontal behandling.
ViscoStat hemostatisk kan ogsa brukes til etterfyllinger, tannpavirkninger,
gingivektomier og som "fikseringsmiddel" for pulpotomier.

For alle beskrevne produkter, les ngye og forsta alle instruksjoner og
sikkerhetsdatablad-informasjon far bruk.

Leveringstype(er)

+ 30 ml IndiSpense™ sprayte

+ 1,2 mlleveringssprayte

* Leveringsspiss::

o Metal Dento-Infusor™-spiss
Indikasjoner for bruk/tiltenkt formal
For bruk for & stoppe orale kapillaerbladninger og/eller sulkulere vaesker i
gjenopprettende, operative og kirurgiske tannbehandlinger.
Kontraindikasjoner

+ M3 ikke brukes Fé asienter med kjent allergi mot jernsulfat.

« For pasienter eller brukere med aHer?ipmb\emen se
produkta\\er?endokumentet som du finner pd www.ultradent.com. Hvis det
oppstar en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte omradet grundig med vann
og fa pasienten til & kontakte sin lege.

Advarsler og forholdsregler

+ For liming, avtrykk eller i naervaer av annen forurensning, ma tann-/forberedet
overflate rengjgres med en kort 2-3 sekunders 35 % fosforsyreetsing
etterfulgt av en fast luft/vannspray for & fierne kontaminering. Dette'er ikke
ngdvendig nér du bruker et konvensjonelt fosforsyre-etsebindingssystem.
For & unnga bla misfar%ing av blgtvey, ber disse hemostatiske
jernsulfatmidlene ikke blandes med adrenalin eller noen annen
adrenalinimpregnert fortrengningssnor.
Unnga kontakt med kleer. Bruk verneklzer og vernebriller for tannlegen,
1 0g pasienten ved lasting og handtering av jernsulfathemostatisk.

Eomaamuleg kayttaa suojavaatetusta ja rautasul I
@yton ja kasittelyn aikana. Jos ainetta joutuu vaatteisiin, kayta Astringedent-
tahranpoistoainetta
« Kaytd vain suositeltuja karkid.
Vaiheittaiset ohjeet
Valmistelu - 1,2 ml:n ruisku

1) Kiinnitd suositeltu annostelukdrki ja tarkista vari, koostumus ja virtaus ennen

suunsisdista annostelua. Jos vastusta esiintyy, vaihda karki ja tarkista uudelleen.
Valmistelu - 30 ml:n IndiSpense-ruisku

1) Kiinnitd IndiSpense-ruiskuun 1,2 ml:n ruisku.

2) Purista IndiSpensed 1,2 ml:n ruiskuun haluttuun tayttotasoon saakka.

3) Erottele ruiskut ja aseta korkki IndiSpense-ruiskuun.

4) Kiinnitd suositeltu annostelukarki 1,2 ml:n ruiskuun ja tarkista véri, koostumus
ja virtaus ennen suunsisdista annostelua. Jos vastusta esiintyy, vaihda kérki ja
tarkista uudelleen.

dy( dljennys, suora inti sidosaineella, epd

sidosaineella/kiinnityssementilla

1) Purista liuosta hitaasti, hiero sita samalla lujasti kudosta vasten.

2) Ylimaardinen tumma hyytyma voidaan poistaa voimakkaalla ilma-/vesisuihkulla
jaimulla. Hemostaasi on saavutettu, kun uutta hyytymaa ei enda muodostu

3) Jos verenvuotoa ilmenee put i il i
toista aiempia vaiheita 1-2, kunnes verenvuoto lakkaa.

4) Jos kudosta on siirrettava, jatka vaiheeseen 5. Jos siirtoa ei tarvita, puhdista

5-pl fosforihapolla 2-3 sekunnin ajan, minka jalkeen
suihkuta voimakkaalla ilma-/vesisuihkulla ja jatka jaljennokseen, suoraan
yon tai lopullisen restauraation sidostamiseen .

5) Siirra kudosta pakkaamallz sopivan kokoinen Ultrapak™-lanka ientaskuun.
Optimaalisen siirron saavuttamiseksi laita pieni maara hemostaattista liuosta
sekoituskuppiin e‘a liota lankaa ennen pakkaamista.

6) Suositeltu kontaktiaika lankaan liotetuille Ultradentin rautasulfaattia sisaltaville
hemostaattisille aineille on noin 5-10 minuuttia.

7) Poista lanka ja puhdista hammasta 35-prosenttisella fosforihapolla 2-3
sekunnin ajan, minka jalkeen suihkuta voimakkaalla iima-/vesisuihkulla ja
jatka jaljenndkseen, suoraan sidosrestauraatioon tai lopullisen restauraation
sidostamiseen/sementointiin.

8) Levitd sidosainetta tai 1 ohjeiden

HUOMAA: Suoraa restaurointia varten lanka voidaan poistaa tai jéttad paikoilleen
pehmytkudosten suojaamiseksi. Etsauspuhdistusvaihe voidaan suorittaa langan
ollessa paikoillaan.

Kéytto - Osittaiset pulpotomiat

1) Hiero |ujasti verenvuotokohtaan, kunnes verenvuoto on laantunut. Kun
ylimaaraista tummaa hyytymaa ilmaantuu, huuhtele alue voimakkaalla steriililla
vesisuihkulla ja poista yliméadrdinen hyyti/ma imemalld.

2) Restauroi pulpotomia valituilla materiaaleilla ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

UOMAA: Peh dosten varjaytymat ovat vali

Prosessointi

l i /yhi ruisku keskitason desi i
kayttokertojen valilla ja kayta kertakayttoisid ruiskunsuojia. Jos ruiskunsuojaa ei
kaytetd, ruiskua tulee kasitella kertakayttoisend
Sailytys ja havittaminen
Havitd jate paikallisten saantojen, ohjeiden ja maaraysten mukaisesti.
Muut tiedot
Timoita vakavista tapauksista jate I
www.ultradent.com / 1.800.552.5512'/ 801.572.4200

Ile viranomaiselle

Huis kontakt med kler, bruk Astringedent Spot Remover.
+ Bruk kun anbefalte spisser.
Trinnvise instruksjoner
Klargjering - 1,2 ml sproyte
1) Fest anbefalt leveringspiss og kontroller farge, konsistens og flyt fgr intraoral
pafring. Hvis motstand mates, bytt spissen og kontroller pa nytt.
Klargjering - 30 ml IndiSpense sproyte
1) Festen 1,2 ml sprayte til IndiSpense-sprayten.
2) Trykk IndiSpense i 1,2 ml-sprayten til gnsket fyllingsniva.
3) Skill spreyter og lokk pa IndiSpense-spryten.
4) Fest anbefalt leveringspiss til 1,2 ml sprayte og kontroller farge, konsistens
og flyt fer intraoral pafering. Hvis motstand mates, bytt spissen og kontroller

pa nytt.
Bruk - inntrykk, direkte bondet restaurering, indirekte bondet/
luted restaurering

1) Press sakte lgsningen mens du gnir hardt mot vevet.

2) Etterhvert som overfladig mark koagulum vises, kan det fiernes med en fast
luft/vannspray og sug. Hemostase oppnds nar ny koagulum slutter & dannes.

3) Huis blgdning oppstar nar den rengjores med en fast Tuft/vannspray, gjenta
trinn 1-2 ovenfor til blgdningen stopper.

4) Huis det er ngdvendig med vevsforskyvning, fortsett til trinn 5, hvis
forskyvning ikke er ngdvendig, rens tannen med 35 % fosforsyre i 2-3
sekunder etterfulgt av en fast luft/vannspray og fortsett med avtrykk, direkte
bundet restaurering eller liming/luting av endelig restaurering.

5) Forskyv vev ved a pakke passende starrelse Ultrapak™-snor inn i sulcus. For
optimal forskyvning, plasser en liten mengde hemostatisk opplasning i dypt
fat og blgtlegg snoren far pakking.

6) Anbefalt kontakttid for Ultradent jernsulfat hemostatiske midler dynket snor
er rundt 5-10 minutter.

7) Fjern snoren og rens tannen med 35 % fosforsyre i 2-3 sekunder etterfu\?t av
en fast \uft/vannsFray og fortsett med avtrykk, direkte limt restaurering eller
liming/luting av sluttrestaurering

8) Pafer bindemiddel eller lutingsement i henhold til
produsentens instruksjoner.

MERK: For direkte restaurering kan snoren fjernes eller etterlates pd plass for &
beskytte blgtvev. Etsningsrensetrinnet kan utfgres mens snoren er pa plass.
Bruk - Vital Pulpotomies

1) Skrubb godt pa stedet for blgdning til bigdningen har avtatt. Ettersom
overfladig merk koagulum vises, skyll med en fast strgm av sterilt vann over
omradet og sug for a fierne fremmed koagulum.

2) Fortsett med a gjenopprette pulpotomien med valgfrie materialer og i
henhold til progusentens instruksjoner.

MERK: Misfarging av blgtvev er midlertidig.

Behandling

For & unnga krysskontaminering, terk sprayten med et mellomliggende
desinfeksjonsmiddel mellom bruk og bruk engangsbarrierehylse. Hvis en
barrierehylse ikke brukes, ma sprayten behandles som til engangsbruk

Lagring og kassering

Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse informasjon

Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten.
www.ultradent.com/1.800.552.5512/801.572.4200

et précautions
Avant une procédure de collage, la prise des empreintes ou en présence de tout
autre contaminant, la surface de la dent/de la pre’ﬁaranon doit étre nettoyée avec
un bref mordancage de 2 a 3 secondes a I'acide phosphorique a 35 % suivi d'un jet
dair/d'eau soutenu pour éliminer le contaminant. Cette élape n'est pas nécessaire
sivous utilisez un systeme adhésif conventionnel précédé d'un mordangage &
I'acide phosphorique.
Pour éviter la décoloration bleue des tissus mous, ces agents hémostatiques au
sulfate ferrique ne doivent pas étre mélangés avec de [€pinéphrine ou tout autre fil
de rétraction imprégné d'épinéphrine.
Evitez le contact avec les vétements. Le praticien, I'assistant et le patient doivent
utiliser des vétements et des lunettes de protection lors du chargement et de
la manipulation du sulfate ferrique hémostatique. En cas de contact avec les
vétements, utilisez le détachant Astringedent Spot Remover.

« Utiliser uniquement les embouts recommandés.
Instructions par étapes
Préparation - Seringue de1,2ml

1) Fixez lembout d apFIicatwon recommandé et vérifiez la couleur, la consistance et
le débit avant I'application intraorale. En cas de résistance, remplacez 'embout et
vérifiez a nouveau.

Préparation - Seringue IndiSpense de 30 ml

1) Fixez une seringue de 1,2 ml a la seringue IndiSpense.

2) Exprimez le contenu de la seringue IndiSpense dans la seringue de 1,2 ml jusquau
niveau de remplissage souhaité.

3) Séparez les seringues et rebouchez la serm%ue IndiSpense.

4) Fixez l'embout d'application recommandé & la seringue de 1,2 ml et vérifiez la
couleur, la consistance et le débit avant Iapplication intraorale. En cas de résistance,
remplacez l'embout et vérifiez a nouveau.

Utilisation : empreintes, restauration par collage directe, restauration par collage
indirecte/scellement indirect

1) Exprimez lentement la solution tout en frottant fermement contre le tissu.

Lorsqu'un excés de coagulum foncé apﬁaram il peut étre éliminé avec un jet
dair/d'eau soutenu et par aspiration. Lhémostase est obtenue lorsque le nouveau
coagulum cesse de se former.

Sile sa\%nemenl se produit lors du nettoyage avec un jet dair/d'eau soutenu,
répétez les étapes 1a 2 ci-dessus jusqua cé que le saignement sarréte.

Si une rétractiontissulaire est nécessaire, passez a Iétape 5 si la rétraction n'est
pas nécessaire, nettoyez la dent avec de [acide phosphorique a 35 % pendant 2

a3 secondes, puis un jet dair/d'eau soutenu et poursuivez avec l'empreinte, la
restauration par collage directe ou le collage/le scellement de la restauration finale.
Rétractez le tissu en compactant la taille appropriée de fil Ultrapak™ dans le sulcus.
Pour une rétraction optimale, placez une petite quantité de solution hémostatique
dans un godet Dappen et faites-y tremper le fil avant de le compacter.

Le temps de contact recommandé pour les agents hémostatiques au sulfate ferrique
Ultradent dans lesquels le fil est imbibé est denviron 5a 10 minutes.

Retirez e fil et nettoyez la dent avec de I'acide phosphorique a 35 % pendant 2 a 3
secondes, puis passez un jet d'air/d‘eau soutenu et poursuivez avec fempreinte, la
restauration par collage directe ou le collage/le scellement de la restauration finale.
Appliquez 'adhésif ou'le ciment de scellement conformément aux instructions

du fabricant.

REMARQUE : Pour une restauration directe, le fil peut étre retiré ou laissé en place pour
protéger les tissus mous. Létape de nettoyage par mordancage peut étre effectuée alors
que lefil est en place.

Utilisation : ‘pulpotomies vitales

1) Frottez fermement au niveau du site du saignement jusqu’a la diminution du
saignement. Lorsqu'un excés de coagulum foncé apparatt, rincez avec un jet d'eau
stérile soutenu sur la zone et aspirez pour éliminer le coagulum excédentaire.

2) Procédez ala restauration avec des matériaux de choix ef conformément aux
instructions du fabricant.

IARQUE : La décoloration des tissus mous est temporaire.
Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, essuyer la seringue avec un désinfectant de
niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon barriére jetable. Si un
manchon barriére n'est pas utilisé, la seringue doit étre traitée comme & usage unique
Stockage et élimination
Eliminer les déchets conformément aux regles, directives et réglementations locales
Informations diverses
Signaler tout incident grave au fabricant et a I'autorité compétente.
www.ultradent.com/1.800.552.5512/801.572.4200

ViscoStat™
Mnktwkot, Ayoatatikol Mapdyovteg

Neptypaepr mpoidvtog
To ugJuU(ueré ViscoStat™ elvat éva apoatarikd Stdhupa 20% Loodivapiou Betikou aLsipou
e abPavElg OUVBETIKOUG TaPAYOVTEG OF TaUPPEUTTO, USATLKO Yopéa pe pH Tepimou 1,0.
To auootattks ViscoStat TpoopiZetal yia yprian otn SLAKoT g TPOELSLKNG atoppaylag
S1aopwy Babyv 0TO GTOMA M TV OUMKWVLYPHY KATA T SLAPKELD 08OVTLATPLKIG
Beparteiag kat oTopatikAg A WEVNG TNG pOVING i
me zrmvopemnm:—syxapnnme KL tng TepLodovtikng Beparteiag, To atjootatikd ViscoStat
Mopel €Mlang va XpnotporoLBel yia avaoTpoes epPPAEELS, EyKAELOTA BOVILA, OUNEKTORES,
TIPOGQUOTN SOVTLKY, OUAOTOHES KAl WG «OTABEPOTOLTIKG» Y10 TIOAPOTOpES.
Ita 6ha ta mpoidvta mou a , Slafdate a kat
08nyleg kat g mnpogopieg SDS Tpw artd T xprion.
Moperi(£c) xopriynang

+ ZUptyya IndiSpense™ 30 ml

* 20pyya yopriynon -o0piyya 1,2 ml

+ Plyyo¢ xoprynang: i

o MetaMuko Dento-Infusor plyyog

Ev8eikeLg xpriong/Mpooptidpevog oKomog
Ia xpron otn Stakorr TG TLY0EL§0UG atpoppaylag ato oToPa KA/ Twy OUMKGY Uypuv
oy BWTLKA, YELPOUPYIKA KL y Uk
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+ Na pn ypnoonoteitat oe aoBevel¢ pe ywatég ahepyieg oto Beikd aidnpo.

» Ta aoBevels A yprioteg pe avnouyies yia alepyieg, avatpé€te otny Tekpnplwon
aMepyloyovwy Tou ipoivtog ot SlevBuvan www.ultradent.com. EQv napatnprgete
aMepytkn avtidpaon, EEMOVETE Ty exteBeLpévn TepLoyT pe vepo Ka {ntrote ano tov
aoBevr} va cupBoukeUTEL Tov yaTpd Tou.

MpogL§omot)aeLg Kat tpoPuAGgeLg

+ Mpw and t guyk6Mnan, T anotdnwon g TV apousia onoloudrote dMou
HOAUapATIKOU gTotEloU, 1) EMLYAVELA TO SOVTLOU/TAPATKEUNG TETEL vat kaBapotel
yia 2-3 Seutepoemta e asporoinan 35% QuopopLkoy 0FE0G Kal OTr GUVEXELL
Lie otaBepd ekaop6 aépa/vepou yid Ty attopdkpuvan T pmwy. Autd Sev
€lvat anapattto otav xproworoteftat éva oupatiké aUotnpa ouykoMnang ue
adporolnan QuapopLkoL oFEac,

enp. ViscoStat h kan 0ok worden gebruikt
voor navulling, tandverstoppingen, gingivectomieén en als een "fixeermiddel"
voor pulpotomieén
Voor alle beschreven producten dient u voor gebruik zorgvuldig alle instructies en SDS-
informatie te lezen en te begrijpen
Leveringsvorm(en)
« IndiSpense™-spuit van 30 ml
1,2 mlinjectiespuit
« Toedieningsnaald:
© Metalen Dento-Infusor™-naald
Indicaties voor gebruik/beoogd doel
Voor gebruik bij het stoppen van orale capillaire bloedingen en/of sulculaire vioeistoffen in
restauratieve, operatieve en chirurgische tandheelkunde
Contra-indicaties
* Niet gebruiken by patiénten met bekende allergieén voor ijzersulfaat.
= Voor patiénten of gebruikers met allergieén: raadpleeg het allergie-document van het
product op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen,
spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiént haar/zijn
arts raadplegen.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
« Voorafgaand aan hechting, afdrukken of in aanwezigheid van andere
tand-/pt lak worden gereinigd met een
korte etsing van 2-3 seconden met 35% fosforzuur, gevolgd door een krachtige lucht-/
waternevel om de verontreiniging te verwijderen. Dit is niet nodig bij gebruik van een
0Om blauwe verkleuring van zachte weefsels te voorkomen, mogen deze hemostatische
middelen met ijzersulfaat niet worden gemendqd met epinefrine of een ander met
epinefrine geimpregneerd verplaatsingskoort
Vermijd contact met kleding. Gebruik beschermende kleding en een veiligheidsbril
voor de tandarts, assistent en de patiént bij het aanbrengen en hanteren van
hemostatisch ijzersulfaat. Als contact met kleding optreedt, gebruik dan Astringedent
Spot Remover (vlekkenreiniger),
« Gebruik alleen aanbevolen naalden.
Stapsgewijze instructies:
Voorbereiding - 1,2 ml spuit

1) Bevestig de aanbevolen toedieningsnaald en controleer de Kleur, consistentie en
vloei voordat u deze intraoraal aanbrengt. Als er weerstand is, vervangt u de naald en
controleert opnieuw.

Voorbereiding - IndiSpense-spuit van 30 ml

1) Bevestig een injectiespuit van 1,2 ml aan de IndiSpense-spuit.

2) Druk de IndiSpense uitin de 1,2 ml spuit tot het gewenste vulniveau

3) Haal de spuiten uit elkaar en sluit de IndiSpense-spuit weer af.

4) Bevestig de aanbevolen toedieningsnaald op de mjecuesfun van 1,2 ml en controleer
de kleur, consistentie en stroom voordat u deze intraoraal aanbrengt. Als er weerstand
is, vervangt u de naald en controleert opnieuw.

Gebruik - Afdruk, Direct ie, Indirect
Gecementeerde Restoratie

1) Druk de oplossing langzaam uit terwijl u stevig tegen het weefsel wrift.

2) Als overtoﬁ\g donker wrongel verschijnt, kan het worden verwijderd met een krachtige
lucht/waternevel en afzuiging. Hemostase wordt bereikt wanneer er geen wrongel
meer gevormd wordt.

Als er%\oedmg optreedt bij reiniging met een stevige lucht/waternevel, herhaal dan
stap 1-2 hierboven totdat het bloeden stopt.

Als weefselverplaatsing nodig is, ga dan verder met stap 5, als verplaatsing niet
nodig is, reinigt u de tand met 35% fosforzuur gedurende 2-3 seconden, gevolgd
door een krachtige lucht/waternevel en gaat u verder met de afdruk, direct gekleefde
restauratie of kleven/cementeren van de definitieve restauratie.

Verplaats het weefsel door de juiste maat Ultrapak™-koord in de sulcus te stoppen.
Voor een optimale verplaatsing plaatst u een kleine hoeveelheid hemostatische
oplossing in het schaaltje en laat u het snoer weken voordat u deze inpakt.

De aanbevolen contacttijd voor Ultradent-ijzersulfaat-hemostatisch middel gedrenkt in
koord is ongeveer 5-10 minuten.

Verwijder het snoer en reinig de tand met 35% fosforzuur gedurende 2-3 seconden,
gevolgd door een krachtige lucht/waternevel en gaat u verder met de afdruk, direct
gekleefde restauratie of kleven/cementeren van de definitieve restauratie.

Breng kleefmiddel of cement aan volgens de instructies van de fabrikant.
OPMERKING: Voor directe restauratie kan het snoer worden verwijderd of op zijn plaats
worden gelaten om zacht weefsel te beschermen. De etsreinigingsstap kan worden
uitgevoerd terwijl het snoer op zijn plaats zit.

Gebruik - Vitale pulpotomieén

1) Wrijf stevig op de plaats van de bloeding totdat de bloeding is verdwenen. Als
overtollig donker wrongel verschijnt, spoelt u het gebied af met een krachtige stroom
steriel water en zuigt u af om de wrongel te verwijderen.

2) Ga verder met het herstellen van de pulpotomie met materialen naar keuze en volgens
de instructies van de fabrikant.

OPMERKING: Verkleuring van zacht weefsel s tijdelijk.

Verwerking

Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van
gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en Eebruik een barriérehuls voor
eenmalig gebruik. Als een barrierehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden
behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik

Opslag en verwijdering

Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Koarynmpaum, XEMOCTAaTUYHN CpeacTBa

Onucanve Ha NpoaykTa

ViscoStat™ e xemocratinuen 20% eksuBaneHTeH pasTeop Ha XeneseH Cyndar ¢ UHepTHI
(BbP3BALLY BEUIECTBA BB BYICKO3eH BOJEH refi-HocuTen ¢ pH okono 1,0. XemocTatukbT
ViscoStat e npe/Ha3HaueH 3a Cipare Ha PasainuHit CTeneHi Ha KanuaApHO KbpBeHe B
YCTHATa KyXVIHa Wi CyTIKy/IapHU TEYHOCTY 11O BPEME Ha CTOMATOMOTUYHO NiedeHte 1 0panHa
Xupyprus, QUKapaHo Bb3C [
NaPOAOHTAAHO leveHve. XeMoCTaTyKeT ViscoStat Moxe 4a Ce M3non38a i Npu PeTporpagHo
3anbBaHe, PETMHVPAHE Ha 3bOU, TMHTUBEKTOMMS 1 KATO ,UKCATOP" MIPY MYANOTOMIAM

3 BCWUKY OMIACAHI MDOAYKTY TIPEAY YNIOTPE6A BHIUMATENHO MPOUETeTe 1 pasbepeTe Bk
VHCTPYKUMY U CbbPXAHVUETO Ha MHAOPMALMOHHIS INCT 3a Be3onacHoCT (SDS).

®opma(u) Ha gocTaBka

* 30 ml wnpuua IndiSpense™

* 1,2 ml cnpukuoBKa 3a HaHacsHe

« (bBer 3a HaHacaHe:

©  MeraneH Hakpaiikuk Dento-Infusor™
3aynotp
3 CupaHe Ha KaMUNAPHO KbPBEHE /Wi CyNIKyNAPHY TEYHOCT O YCTHAT KyXiHa
MY PECTABPALYOHHO-NIPOTETHYHI, EHIOAOHTCKY Y XUPYPTU4HU DOLIEAYDY B
/ieHTa/HaTa MeNLuHa.
MNpoTugonokasaxuns

« [la He Ce W3M107138a NPV NALWEHTU C U3BECTHY NPTVl KbM XeNIE3eH Cyndar.

* 32 MauvenTI Wv NOTPEGUTENN C ANepryis BIKTE AOKYMEHTa 3a aNlepreHi Ha NPOAyKTa,
HanuueH Ha www.ultradent.com. AKO ce Hab0/jaBa anepriiya peakLys, 3nnakHere
U3M0XEHaTa 30Ha 06WHO C BOJA U HaKapaiTe NaLyeHTa Aa Ce KOHCYATUpA C Nekapsi i

MpeaynpexaeHus u NpeanasHin Mepkin

« [pey GOHAVHT, B3UMaHe Ha OTNeUaTbUY WM NIPU HA/IMUVE HA YT 3aMbPCABAHIS,
NOBBPXHOCTTA Ha 3b6a/npenapauyaTa Tpa68a Aa Gbe NouncreHa ¢ kparko
2-3-cekyHaHo evipare ¢ 35% GOCOpHa K1CeNuHa, NOCNeABaHO OT NAbTHa CTPYs
Bb3/YX/BOJa, 32 3 Ce OTCTPAHAT 3aMBPCABAHNATA. TOBA HE € HEOBXOAUMO NPt
U3M0/13B3HE Ha KOHBEHLMOHIHA CYICTEMa 3 eLiBaHe C HOCHOPHa KICenHa.

* 3a /43 ce n3BerHe CMHB0 OLIBETABAHE Ha MEKWTe THKaHH, Te3 XeMOCTATHYHM areHTh
CXeneseH cyndart He TpA6Ba Aa Ce CMecBar C eniHedPUH AW APy MMNPerHupaHa ¢

"

BG

+ 0 va anoeuyBeL 0 PITe AMOYPWHATLONOG Ty HAAGKY LOTGY, autof o
Tiapayovteg Belikol aLbipou Sev MpETEL va avapyvbovtal P emvegpivn 1
onoLodiote GAo vijpa anwnang 0UAWY EUMOTIONEVO e EMVEPPLVN

+ ATOQUYELE T enagr He poUxd. Xpnatomolate ngqcmrsuum’ evupaota kau
TIPOCTATEUTIK YUaALA Y1 TOV 08ovTatpo, Tov BonBd Kat Tov agBevi] katd ty
XOprYNon KaL o xelptopod atootatikol Beukou alsipou. Edv épBet o emapr pe
pOUYa, XPNOLOTIOLOTE T Astringedent Spot Remover.

+ XpNOLHOTIOUOTE HIOVO TA OUVIOTHEVE PUYXT

Avahutikég o8nyieg
Npoetotpacia - cbpyya 1,2 ml

1) Mpooappate T CUVLOTWHEVO pUYXOG XOPrYNaNg KaL eaAnBevate to xpwua,

1) QUVO)(} KAL T POr} PWY QN6 TV EVO0OTOHATIKr] E9aippoyr. EQv ouvavinaete
Qut{oTaon, QUTKATagTnate 1o pﬂyéog Kat eAéyEte Eava.
Napackeur - abptyya IndiSpense 30 mi

1) Zuvbéote pia ouptyya 1,2 ml ot oUpiyya IndiSpense.

2) Xopnynote to epiexopevo tg IndiSpense ot adptyya twv 1,2 ml ot emBupnto
EMUTESO A PWO)

Zeywplote g oUpLyyeg kat KheloTe §avd to mopa g oUptyyag IndiSpense.
Mpocapy6ate 10 aUVITTOREVO PUyXOg Xoprynang o€ oUptyya 1,2 ml kau enaknBevote
T0 XPWHQ, Tr) OUVOXT) KL T POr TIPLY GO TV eVO0OTOPATLKT) EQappoy. Edv
OUVQVTGETE QVT(OTAOT, QVTLKATAOTHGTE T0 PUYYOG KAl EAEYETE Eava.

Xpfion - Anotbmworn) ) Apeang ZuykeAnong, Eupean
ATokatdotacn Zuyk6AAnang

1) Xopnyfiote apyd to dlaAupia v tpiBete atabepd otov Late.

2) KaBuwg Euwu\/&ﬂut OKoUpO Trype, propet va agatpeBel pe otaBepd Pekaopd atpa/
VepoU kat avappdgnan. H aootaon emituyyavetat 6tav otapatnoeL va oynpati{etat
véo Typa,

Edv eppaviatel aioppayla kata tov atabepo kabaplapd pe ompéL aépasvepou,
enavahdpete ta Brpara 1-2 tapanave péyptva orapaticeL n ayoppayla.

Eav épnu(zml 1) an8nan twv 00wy, ouvexiote oto Pripa 5, edv Sev amaweitau
anwbnon, kabaptote 1o Sovtt pe 35% PuapopLkd 08U yia 2-3 Seutepoerta, kat otn

QUVEXEL piE OTABEPG PEKAOHO apa/VEPOU kAL GUVEX(OTE IE TV anotinwar), apeon

AOU a 1 TV oLyKOMN TG TEMIKT a
) AwBriate Tov 1T0 TonoBeTvTag To KatdhnAo pié zéo; vipatog Ultrapak™ otnv
ovhoSovuk aytapn. Na Békuotn anwdnon, torobetiote pra pukpr rosdtnta
QuooTatikoy Lahlpatog € (0 KL ENTIOTIOTE T0 VIfia TpW amto Ty tonoBetnan.
O GUVLOTRWEVOS XPOVOG EANG YLl ALHOCTATIKOUG TAPAYOVTES BELKO OLSApOU
Ultradent ejmoTiopiévoug o VAa efvat Tepitou 5-10 Aemd
Agaupéote To kopoovt kat kaBaplate to Sovtt pe 35% pwopoptkod 0§l yua 2-3
SEUTEOENLE, KAl 0T OUVEXELK HE OTABEPO WEKAOWO QEPT/VEPOU KL OUVEY(TTE HE
QnoTUMWoN, AT 1 cuykoMnon T fi 4
8) Epappdote 1o ouykoMnTikd apdyovta f T kovia aluguva pe Tig odnyleg
T0U KATAOKEUAOTr).
THMEIQZH: Ta dyeon anokatdotaon, 1o via propet va agatpeBel i va ageBel ot Béon
TOU yla MPooTasia twv pakakty LoTeV. To Bya kaBapLopiov pe adporoinan propei va
TnipaypatorownBel ev) To vijpa, elvat atn Bear) Tou.
Xprion - ZwTikég oApoTopéG
1) Tplyte oraBepd oto onpielo g it3 floeLn i
KaBug eppaviZetat 1o okoUpo Trypd, oKoUPOU Tiryparog, Em)}ﬂvm pe ataBepn por)
QAMOOTELPWHEVOU VEOD TEGVW aTIO OTNV TEPLOXI] KaL QVaPPOYOTE YL va apaipévete
10 €6WTEPLKO THypaL.
2) TpoYwpnAOTE OTNV AMOKATACTAGN TG TOAQOTOHAG e Tat UAKG EMAOYTG Kat G0p@uva
£ TIC 081yl TOU KATAOKEUAOT.
THMEIQEH: O anoxpwpaTiopog twy HaAGKWY LOTWY €lvat TpoowpLVoC.
Enegepyacia
I va ano@UyeTe tn Slactaupodiievn PGAUVON, OKOUTIATE T aUPLYYa e éval QTOAUHAVTIKG
petpLag Loyiog pm?ib TWV YPIOEWV KL XPNOLUOTIOLOTE TPOCTATEVTIKO KaAupHa piag
xpnong. Eav Sev ypnatpomotnBel mpootateutikd kdhuppa, n abpyya Ba mpénet va
avtipetwrigenal we mpoiov yua pia povo yprion
AmoBrikeuon kat Améppudn
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4 xopga
« V136srBaiiTe KOHTAKT ¢ ApexwTe. V13non3gaiiTe 3aLUMTHO 06AEKNO W 3ALUNTHY 04MA
32 36071eKaps, aCUCTEHTa W NaLeHTa NPy 3apex/iaHe 1 paota ¢ xemocTaTiy ¢
Xene3eH Cyngar. B 1yuaii Ha KOHTAKT C 061eKI0T0, U3MOA3BaViTe MPeAHa3sHAUCHNST 33
0TCTPaHABaHe Ha neTHa npenapar Astringedent Spot Remover.
. iiTe camo npenopr i
MNoeTanHm MHCTPyKUUM
HaumH Ha npuroTesHe - cnpuHLoBKa 1,2 mi

1) MpukpeneTe npenopbyaHits HAKaIiHWK 33 HAHACAHE W NPEAV MHTPAOPATHOTO
npunarae NpoBepere LiBeTa, KOHCUCTEHLMATA 1 NIOTOK. AKO YCeTUTe CbpoTUBAeHHe,
CMeHeTe Bbpxa v NpoBepere OTHOBO.

Haum Ha npuroTesHe - wnpuua IndiSpense 30 mi

1) Mpukpenerte cnpurLoBka ot 1,2 ml kbM Wnpuuata IndiSpense.

2) Vkxexmapaiire IndiSpense B cnpuHLoBKaTa oT 1,2 ml 40 XenaHoto HUBO
Ha HanbBake,

3) Orgenere CIpUHLOBKMTE 1 NOCTaBeTe 06PATHO KanaukaTa Ha
cnpuHuoskata IndiSpense.

4) Mpukpenete Bbpxy 1,2 Ml KbM CIPUHLOBKA NPENOPbYaHIS HAKPaTHIUK 33 HAHACAHE
W TPV MHTPAOPANHOTO NPWJATaHe NPOBEPETe LBETA, KOHCUCTEHLSTA U NIOTOKA. AKO
YCETUTE CLMPOTUB/IEHNE, CMEHETE BLPXa 1 MPOBEPETE OTHOBO.

Ynotpe6a - B3eMaHe Ha 0TNe4aTbK, PECTaBpaLyA ¢ AMPEKTeH GOHAWHT,
pecTaBpauya ¢ pUKCMpaLla agxesus (MHANPEKTEH 6OHAMHI)
) baBHO HaHACsIiTe Pa3TBOPA, KATO ChILIEBPEMEHHO BTPUBATE 34DABO B ThKaHTa
) KOraro ce n0siByt U3/1MLIEH ThMEH KOArynyM, Toii MOXe 13 6b/€ OTCTPaHeH CbC CHa

(g)yﬂ Bb3/yX/BOJA W aCNMpaUVs. XeMocTasata e MoCTUrHara, KoraTo crpe Aa ce
0bPa3yBa HOB KarynyM.
AKO TPV NOYICTBAHETO CLC CWIIHA CTPYA BL3JyX/BOAA Ce NOSBU KbPBEHE, MOBTOPeTe
CTBKa 1-2 110-T0pe, AOKATO KbPBEHETO CrIpE.
AKO € HEOBXOAMMO M3MECTBAHE Ha TbKaHWTE, NPOAB/KETE KbM CTbMKA 5, a B NPOTMBEH
Cnyyait nouncrere 3b6a ¢ 35% GocdopHa KUCeNnHa 3a 2-3 cekyHAu, NoCneABaHo
OT CYAHa CTPYS BL3AyX/BO/3, @ (e TOBA MPOAL/XETE C B3EMAHETO Ha OTNeYarhK,
PECTaBPaLVSTa C JUPEKTEH BOHAMHT WM BOHANHIa/ JMKUMDAHETO C AIXE3NS Ha
(DUHaNHaTa pectaspauys.
V3mecrere ThkakTa, Kato HaTbnuere kopaa Ultrapak™ ¢ noaxoasuy pasmiep 8 cynkyca.
3 ONTUMANHO M3MECTBAHE NOCTABETE MA/IKO KOMHECTBO XEMOCTATUUEH PA3TBOp B
CMECHTENHA KYMUUKa 1 HAKIICHETE KODAATa, NPV 3 5 HaTbIHeTe.
MpenopbYMTENHOTO BPEe 38 KOHTAKT Ha KOP/a, HaNOeHa CbC ChibpXaliit XeneseH
cyndat xemocTatuunyu npoayki Ultradent, e okono 5-10 MuHyT!
W3sagete kopgata 1 nouncrere 3u6a ¢ 35% GocdopHa K1cenuHa 3a 2-3 cekyHau,
M10CNeBaHO OT CUNIHA CTPYS Bb3AYX/BOAA, @ CNefl TOBA NPOABIKETE C B3EMAHETO
Ha 0TreyaTb, PeCtaBpaLisTa C AUpeKTeH GOHAMHT I GOHAMHTa/AMKUMPaHETO ¢
3/Xe3usl Ha QUHANHATa PeCTaBpaLiis.
) HarieceTe 60K WM UUMEHT 33 XE3UBHO GUKCUDaHE CTIOPe] UHCTPYKUMUTE

Ha NPoM3BOANTENS
3ABENEXKA: Mpy AMpeKTHa pecraBpaLg kopAara MoxXe Aa ce OTCTPaHu Ak Aa ce 0CTaBu
Ha MACTO, 33 A Ce NPE/NA3ST MEKWTe ThkaHu. ETanbT 3a NoUMCTBaHe C eLBaHe MoXe 4 ce
V3BbLUM, [J0KATO KOPAATA € Ha MACTOTO C/.
Ynotpe6a - BUTaNH NynnoTomMmu

1) HaTpuBaiire 34paBo MACTOTO Ha KbPBEHETO, 0KaTO KbPBEHETO OTlLyMH. Py nosisa
Ha W3NUWEH THMEH KOATYIlyM U3NAaKkHETe MACTOTO CbC CUHA CTPYS) CTepUAHa BOZA U
acnupupaiire, 3a fa NPEMAXHETE BLHUIHIS KOAryayM.

2) MNpojbAXeTe C Bb3CTAHOBATENHATA NPOLIEAYDPA CNeA NYANOTOMIATA C MaTepua no
360D 1 CIAACHO MHCTPYKLMATE Ha NPOU3BOAMTENS.

3ABENEXKA: OuBeTABaHETO Ha MEKYTE ThKaH! € BPEMEHHO.

06pa6oTBaHe

3a ja Ce u3berHe KpbCTOCaHO 3aMbPCABaHE, M3EBPILETE CPUHLIOBKATA C MEXAMHHO
CPEACTBO Me " ViTe 3allyTHa BTy/Ka 3

€/HOKpaTHa ynoTpeba. AKO He (e M3M0/138a 3aLUTeH Kanbe, CPMHLOBKATA TPsibBa a ce

TPETMPa KaTo eAHOKPaTHa yroTpeda

CbXpaHeHUe 1 3XBBPAHE
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& v mo
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= 2
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Amoppiite ta andBAnta oUPQWYa jiE TOUG TOTILKOUG KaVAVEC, 08yl kat o0
Ardpopeg TAnpopopieg
Avagépete f f) KaL 0TV apposLa apyr.

0oBapo mep 0 oTov
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

8 COTBETCTBIE C MECTHUTE MPABING, YKa3aHuts U Pasnopeasi.
[Dpyra undopmauus

CLOGU.\BEBV\TE 33 BCEKM CBPWO3eH WHLWAEHT Ha NPOU3BOAWTENA U HA KOMMETEHTHWS OpraH.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

ViscoStat™
Agenti coagulativi, emostatici

Descrizione del prodotto

ViscoStat™ emostatico & una soluzione emostatica equivalente di solfato ferrico al 20%
con agenti leganti inerti in un veicolo acquoso viscoso con pH di circa 1,0. Limpiego

di ViscoStat emostatico & concepito per arrestare vari gradi di sanguinamento def
capillari orali o fluidi sulculari durante il trattamento dentale e la chirurgia orale,
inclusi protesi fissa, trattamenti di restaurativa e trattamento parodontale. ViscoStat
emostatico pud essere utilizzato anche per otturazioni retrograde, occlusioni dentali,
geng\vecmm\e e come "fissativo" per pulpotomie.

er futti | prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e

le informazioni sulla scheda df sicurezza prima dell'uso.
Aspetto del prodotto confezionato

+ Siringa IndiSpense™ da 30 ml

+ Siringa di erogazione della siringa da 1,2 ml

« Puntale per I'érogazione:

© Punta Dento-Infusor™ in metallo
Indicazioni per I'uso/scopo previsto
Da impiegare nell'arresto del sanguinamento dei capillari orali e/o dei fluidi sulculari
in odontoiatria restaurativa, operativa e chirurgica.
Controindicazioni

+ Non utilizzare su pazienti con allergie note al solfato ferrico.

+ Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento
sugli allergeni presenti nel prodotto, disponibile all'indirizzo www.ultradent.com.
Se'si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona
interessata e far controllare il paziente da un medico.

Avvertenze e precauzioni

+ Prima dell' adesione, delle impronte o in Fresenza di qualsiasi altro
contaminante, la superficie del dente/della preparazione deve essere pulita con
una breve mordenzatura di 2-3 secondi con acido fosforico al 35% sequita da uno
getto deciso di aria/acqua per rimuovere il contaminante. Cio non & necessario
quando si utilizza un sistema di mordenzatura con acido fosforico convenzionale.

+ Per evitare la pigmentazione blu dei tessuti molli, questi agenti emostatici a base
di solfato ferrico non devono essere miscelati con epinefrina o qualsiasi altro filo
di retrazione impregnato di epinefrina.

» Evitare il contatto con gli indumenti. Utilizzare indumenti protettivi e occhiali
protettivi per il dentista, I'assistente e il paziente durante la manipolazione del
solfato ferrico emostatico. In caso di contatto con gli indumenti, utilizzare lo
smacchiatore Astringedent.

+ Utilizzare solo le punte consigliate.

Istru rocedurali
Preparazione - Siringa da 1,2 ml

1) Awitare la punta di erogazione consigliata e verificare il colore, la consistenza e
il flusso prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire la
punta e ricontrollare.

Preparazione - Siringa IndiSpense da 30 ml

1) Awitare una siringa da 1,2 ml alla smnFa IndiSpense.

2) Erogare il contenuto di IndiSpense nella siringa da 1,2 mi fino al livello di
riempimento desiderato.

3) Separare le siringhe e richiudere la siringa IndiSpense.

4) Awitare la punta di erogazione consigliata alla siringa da 1,2 ml e verificare il
colore, la consistenza e’il flusso prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra
resistenza, sostituire la punta e ricontrollare.

Utilizzo - Impronta, Restauro diretto, Restauro ind|

ViscoStat™
Agentes hemostaticos coagulantes

Descripcién del producto

El'hemostatico ViscoStat™ es una solucién hemostatica equivalente a sulfato férrico

al 20 % con aglutinantes inertes en un vehiculo acuoso y viscoso con un pH de
aproximadamente 1,0. El hemostatico ViscoStat estd disefiado para su uso en la
detencién de varios ?rados de hemorragia capilar oral o fluidos sulculares durante

el tratamiento dental'y la cirugfa oral, incluida la prostodoncia fija, el tratamiento
restaurador-quirdrgico y el tratamiento periodontal. El hemostatico ViscoStat también
se puede utilizar para rellenos, impactaciones dentales, gingivectomias y como “fijador”
para pulpotomias.

Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones
y lainformacin SDS antes de su uso.

Presentacién

« Jeringa IndiSpense™ de 30 ml

« Jeringa de administracion de 1,2 ml

« Punta de administracién

o Punta de metal Dento-Infusor™
Indicaciones de uso/Fin previsto
Para uso en la detencion del sangrado capilar oral y/o fluidos sulculares en odontologia
restauradora, operatoria y quirdrgica.
Contraindicaciones

« Nolo use en pacientes con alergias conocidas al sulfato férrico.

« Para los pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento
de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una
reaccion alérgica, enjuague bien el drea expuesta con agua y haga que el paciente
consulte a sumédico.

Advertencias y precauciones
« Antes de la adhesion, las impresiones o en presencia de cualquier otro
contaminante, la superficie del diente o de la Fregnaraciu'n debe limpiarse durante
unos 2-3 segundos con un grabado de acido fosférico al 35 % seguido de un spray
firme de aire/agua para eliminar el contaminante. Esto no es necesario cuando se
usa un sistema de union por grabado con &cido fosfdrico convencional.
Para evitar la decoloracion azul de los tejidos blandos, estos agentes hemostaticos
de sulfato férrico no deben mezclarse con epinefrina ni ningdn otro cordon de
desplazamiento impregnado de epinefrina.
Evite el contacto con laropa. Utilice ropa protectora y gafas protectoras para el
dentista, el asistente y el paciente cuando cargue y manipule el hemostatico de
sulfato férrico. Si entra en contacto con la ropa, utilice Astringedent Spot Remover
(quitamanchas de Astringedent).
« Utilice solo las puntas recomendadas.

Instrucciones paso a paso
Preparacién - jeringa de 1,2 ml

1) Coloque la punta de administracién recomendada y verifique el color, la

consistencia y el flujo antes de la aplicacion intraoral. Si encuentra resistencia,
reemplace la punta'y vuelva a verificar.

Preparacion - jeringa IndiSpense de 30 ml

1) Conecte una jeringa de 1,2 ml a la jeringa IndiSpense.

2) Rellene IndiSpense en la jeringa de 1,2 ml hasta el nivel de llenado deseado.

3) Separe las jeringas y vuelva a tapar la jeringa IndiSpense.

4) Conecte la punta de administracion recomendada a la jeringa de 1,2 mly verifique

el color, la consistencia y el flujo antes de la aplicacion intraoral. Si encuentra

resistencia, reemplace [a punta y vuelva a verificar.
: impresion, restauracién adherida directa, restauracion adherida/
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1) Erogare lentamente la soluzione strofinando con decisione contro il tessuto.
2) Qualora compaia un coagulo scuro in eccesso, & possibile rimuoverlo con uno
getto deciso di aria/acqua e aspirazione. L'emostasi si ottiene quando il nuovo
coagulo smette di formarsi.
Se si verifica un'emorragia durante la pulizia con un getto deciso di aria/acqua,
ripetere i passa%gi 1-2 di cui sopra finché I'emorragia non si ferma.
Se & necessario 10 scostamento del tessuto, continuare con il passaggio 5, se lo
scostamento non & necessario, pulire il dente con acido fosforico al 35% per 2-3
secondi sequito da un getto deciso di aria/acqua e continuare con il rilevamento
dell'impronta, il restauro diretto o cementazione del restauro indiretto finale.
Scostare il tessuto riempiendo il solco con filo Ultrapak™ della dimensione
appropriata. Per uno scostamento ottimale, posizionare una piccola quantita
di soluzione emostatica in un piatto dappen e immergere il filo prima
del riempimento.
1l tempo di contatto consigliato per gli agenti emostatici al solfato ferrico
Ultradent imbevuti nel cavo & di circa 5-70 minuti.
Rimuovere il filo e pulire il dente con acido fosforico al 35% per 2-3 secondi
sequito da un getto deciso di aria/acqua e continuare con I'impronta, il restauro
diretto o cementazione del restauro indiretto finale.
8) Applicare un adesivo o un cemento secondo le istruzioni del produttore.
NOTA: Per il restauro diretto, il filo pud essere rimosso o lasciato in sede per
proteggere i tessuti molli. La fase d? pulizia del mordenzante pud essere eseguita
mentre il filo & in posizione.
Uso - Pulpotomie vitali
1) Strofinare con decisione nel sito dell'emorragia fino a quando I'emorragia non si
attenua. Quando appare un eccesso di coagulo scuro, sciacquare con un getto
costante di acqua sterile sull'area e aspirare per rimuovere il coagulo estraneo.
2) Procedere con la ricostruzione della pulpotomia con materiali a scelta e secondo
le istruzioni del produttore.
NOTA: Lo scolorimento dei tessuti molli & temporaneo.
Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello
intermedio tra un utilizzo e 'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non
si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso
Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le norme, le linee guida e le regolamentazioni locali.
Informazioni varie
Segnalare eventuali gravi incidenti al produttore e alle autorita competenti.
www.ultradent.com 7 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Koagulacijska, hemostatska sredstva

Opis proizvoda
Za sve opisane proizvode paZljivo procitajte i shvatite sve upute i SDS informacije
prije uporabe.
Obrazac(i) za dostavu
* 30 mlIndiSpense™ 3prica
« Sprica za isporuku Sprice od 1,2 ml
* Savjet za dostavu:
o Metalni vrh Dento-Infusor™
Indikacije za uporabu/namjena
Za uporabu u zaustavljanju orainog kapllamo? krvarenja i/ili sulkularne tekucine u
restaurativnoj, operativnoj i kirurskoj stomatologiji.
Kontraindikacije
« Nemojte rabiti kod pacijenata s poznatim alergijama na Zeljezni sulfat.
«Za Fatijenle ili korisnike s alergijama procitajte dokument s informacijama
0 alergenima na www.ultradent.com. U slucaju pojave alergijske reakcije,
izlozeno podrugje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa
svojim lijecnikom.
Upozorenja i mjere opreza
. Pr%e lijepljenja, oiska ili u prisutnosti bilo koje druge kontaminacije, povrsina
ul a/preparad{je mora se o€istiti kratkim jetkanjem od 2-3 sekunde sa 35%
fosfornom kiselinom, nakon Cega slijedi cursti rasprsivac zraka/vode kako bi se
uklonila kontaminacija. To nije potrebno kada se koristi konvencionalni sustav
bz ketkan]e fosfornom kiselinom.
Kako bi se izbjeglo plavo obojenje mekih tkiva, ova hemostatska sredstva sa
Zeljeznim sulfatom ne smiju se mijesati s epinefrinom ili bilo kojom drugom
vrpcom na pomicanje impregniranom epinefrinom.
Izbjegavajte kontakt s odjecom. Rabite zastitnu odjecu i zastitne naocale za
stomatologa, asistenta i pacijenta prilikom punjenja i rukovanja hemostatikom
sa Zeljeznim sulfatom. Ako dode do kontakta s odjecom, upotrijebite
Astringedent Spot Remover.
« Koristite samo preporucene vrhove.
Postupne upute
Priprema - Sprica od 1,2 ml

1) Pricurstite preporuceni vrh za isporuku i provjerite boju, konzistenciju i
protok prije intraoralne primjene. Ako se naislo na otpor, zamijenite vrh i
ponovno provjerite.

Priprema - IndiSpense Sprica od 30 ml

1) Pricvrstite Spricu od 1,2 ml na Spricu IndiSpense.

2) Istisnite IndiSpense u Spricu od 1,2 ml do Zeljene razine punjenja.

3) Odvojite 3price i ponovno zatvorite IndiSpense $pricu.

4) Pricvrstite preporuceni vrh za isporuku na Spricu od 1,2 ml \Provjerlte boju,
konzistenciju i protok prije intraoralne primjene. Ako se naislo na otpor,
zamijenite vrh | ponovno provjerite.

Uporaba - otisak, izravna vezana restauracija, neizravna vezana/
lutirana restauracija

1) Polako istisnite otopinu dok cvrsto trljate o tkivo.

2) Kako se pojavi visak tamnog koaguluma, moze se ukloniti ¢vrstim
raspréivanjem zraka/vode i Usisavanjem. Hemostaza se postize kada se novi
koagulum prestane stvarati.

3) Ako dode do krvarenja nakon ¢iS¢enja ¢vrstim rasprsivacem zraka/vode,
ponovite gore navedene korake
1-2 dok krvarenje ne prestane.

4) Ako je potrebno pomicanje tkiva, nastavite na korak 5, ako pomak nije
potreban, oistite zub 35% fosfornom kiselinom tijekom 2-3 sekunde, nakon
Cega slijedi vrsti rasprsivac zraka/vode i nastavite s otiskom, izravnom
vezanom restauracijom ili lijepljenjem/lutiranjem konacne restauracije.

5) Premiestite tkivo pakiranjem odgovarajuce veli¢ine Ultrapak™ vrpce u
brazdu. Za optimalno pomicanje, stavite malu koli¢inu hemostatske otopine u
jednokratnu posudu za mijeSanje i namocite vrpcu prije pakiranja.

6) Preporuceno vrijeme kontakta za Ultradent hemostatske agense s zeljeznim
sulfatom natopljene vrpcom je oko 5-10 minuta.

7) Uklonite vrpcu i o€istite zub 35% fosfornom kiselinom 2-3 sekunde, nakon
¢ega slijedi cvrsti rasprsivac zraka/vode i nastavite s otiskom, izravnom
vezanom restauracijom ili lijepljenjem/lutiranjem konacne restauracije.

8) Nanesite vezivno sredstvo ili cement za cementiranje prema
yputama proizvodaca.

BILJESKA: Za izravnu restauraciju vrpca se moze ukloniti ili ostaviti na mjestu
radi zastite mekog tkiva. Korak CiScenja jetkanjem moZe se izvesti dok je vrpca
na mjestu.

Uporaba - Vitalne pulpotomije

1) Cursto trljajte mjesto krvarenja dok se krvarenje ne smiri. Kako se pojavi
visak tamnog koaguluma, isperite to podrucje cvrstim mlazom sterilne vode i
usisajte kako biste uklonili strani koagulum.

2) Nastavite s obnavljanjem pulpotomije s materijalima po izboru i prema
yputama proizvodaca.

BILJESKA: Promjena boje mekog tkiva je priviemena.

Obrada

Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, obrisite brizgaljku sredstvom za
dezinfekciju srednje razine izmedu upotrebe i upotrijebite jednokratnu zastitnu
pregradu. Ako se ne koristi zastitna pregrada, Spricu treba tretirati kao sredstvo za
Jednokratnu uporabu

Skladistenje i odlaganje

Odloiite otpad prema lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.

Razne informacije

Prijavite proizvodacu i nadleznom tijelu svaki ozbiljan incident.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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Aplique lentamente la solucién frotando firmemente contra el tejido.
St aparece un exceso de coagulo oscuro, se puede eliminar con un spray firme
de aire/agua y succién. La hemostasia se logra cuando deja de formarse un
nuevo coagulo.
Si se produce sangrado al limpiar con un spray firme de aire/agua, repita los pasos
anteriores 1-2 hasta que se detenga el sangrado.
Si es necesario el desplazamiento del tejido, contintie con el paso 5; si no es
necesario el desplazamiento, limpie el diente con dcido fosférico al 35 % durante 2
a3 sequndos sequido de un spray firme de aire/agua y contindie con la impresién,
la restauracién adherida directa o la adhesién/cementacion de la restauracion final.
Desplace el tejido comprimiendo el tamafio apropiado de cordén Ultrapak™ en el
surco. Para un desplazamiento 6ptimo, coloque una pequefia cantidad de solucion
hemostética en un plato dappen'y empape el cordén antes de comprimir.
El tiempo de contacto recomendado para los agentes hemostéticos de sulfato
férrico de Ultradent empapados en cordén es de alrededor de 5 a 10 minutos.
Retire el cordon y limpie el diente con acido fosforico al 35 % durante 2a 3
segundos sequido de un spray firme de aire/agua y contintie con la impresion, la
restauracion adherida directa o la adhesién/cementacion de la restauracion final
Aplique un agente adhesivo o cemento de fijacion seguin las instrucciones
del fabricante.
NOTA: Para la restauracion directa, el cordén se puede quitar o dejar en el lugar para
proteger los tejidos blandos. El paso de limpieza con dcido se puede realizar mientras
el cordon estd colocado.
Uso: Pulpotomias vitales
1) Frote firmemente en el sitio del sangrado hasta que el sangrado haya remitido.
Si aparece un exceso de coagulo oscuro, enjuague con un chorro firme de agua
esterilizada sobre el a’rea( use la succién para eliminar el codgulo extrafio.
2) Proceda a restaurar la pulpotomia con los materiales de su eleccion y segdn las
instrucciones del fabricante.
NOTA: La decoloracion de los tejidos blandos es temporal.
Procesamiento
Para evitar la contaminacién cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel
intermedio entre cada uso, y utilice una funda de barrera desechable. Si no se usa una
funda de barrera, la jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso
Almacenamiento y descarte
Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.
Informacién miscelédnea
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

fo) & W D2

2

&

ViscoStat™
Koagula¢ni, hemostaticka cinidla

cs

Popis vyrobku

Hemostatikum ViscoStat™ je 20% hemostaticky roztok ekvivalentni siranu Zelezitému

s inertnimi pojivy ve viskdznim vodném nosici s pH pfiblizné 1,0. Hemostatikum ViscoStat
je urceno k pouZiti pfi zastavé riiznjch stupidi Gstniho kapilarniho krvaceni nebo tniku
sulkularnich tekutin béhem stomatologického o3etreni a chirurgickych zakroki v stech
veetné fixniho protetického o3etfeni, restorativné-operacni a periodontalni 16¢hy.

ViscoStat™
Agentes coagulantes, hemostaticos

Descrigdo do produto

ViscoStat™ é uma solucao hemostatica equivalente de sulfato férrico a 20 % com agentes

aglomerantes inertes em veiculo aquoso, viscoso com um pH aproximado de 1,0. O ViscoStat

hemostético destina-se a ser utilizado para estancar vérios graus de hemorragia capilar oral
ou de fluidos sulculares durante o tratamento dentario e cirurgia oral, incluindo tratamentos
de préteses fixa, restauradores/cirdirgicos e periodontais. O ViscoStat hemostético também
pode ser utilizado em retro-obturagdes, impactagGes dentérias, gengivectomias, assim como

“fixador” para pulpotomias.

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instrugdes e

informagdes nas FDS antes de utilizar.

Forma(s) de aplicacdo
* Seringa IndiSpense™ de 30 ml

+ Seringa de aplicacdo de 1,2 ml

+ Pontas de aplicacdo:

© Ponta Metal Dento-Infusor™

Indicagdes de utilizagdo/Finalidade prevista

Para utilizar para parar a hemorragia capilar oral e/ou fluidos sulculares em odontologia

restauradora, operatdria e cirdrgica

Contraindicagdes
* Nao utilize em pacientes com alergias conhecidas ao sulfato farrico.

« Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento
alergénico do produto disponivel em www.ultradent.com. Se for observada uma
reacao alérgica, lave bem a drea exposta com dqua e peca ao paciente que consulte
0 seu médico.

Adverténcias e Precauctes
* Antes da colagem, fazer moldagens ou na presenca de qualquer outro contaminante, a

superficie do dente/preparagao deve ser limpa com um breve banho de dcido fosférico

a35% condicionador durante 2 a 3 sequndos, sequido de uma pulverizacao forte de
ar/agua para remover o contaminante.Isto nao é necessario quando for utilizado um
sistema adesivo condicionante convencional com dcido fosférico.

Para evitar a descoloragdo azul dos tecidos moles, estes agentes hemostaticos de

sulfato férrico ndo devem ser misturados com epinefrina ou qualquer outro fio de

afastamento \mpre?nado em epinefrina. Evitar o contacto com o vestuario.

Use vestudrio e dculos de protecao para o dentista, assistente e o paciente ao carregar

e manusear o sulfato férrico hemostético. Se ocorrer contato com a roupa, utilizar o

Limpador de manchas Astringedente.

« Utilize apenas as pontas recomendadas.

Instrugdes passo a passo

Preparagdo - seringa de 1,2 ml
1) Instale a ponta de aplicacdo recomendada e verifique a cor, a consisténcia e o

fluxo antes de aplicar por via intraoral. Em caso de resisténcia, substitua a ponta e
verifique novamente.

2) Preparacao - Seringa IndiSpense de 30 ml

1) Instale uma seringa de 1,2ml na seringa IndiSpense.

2) Transfira o conteido da IndiSpense para uma seringa de 1,2 ml até obter o
nivel desejado.

3) Separe as seringas e cologue novamente a tampa na seringa IndiSpense.

4) Instale a ponta de aplicagao recomendada na seringa de 1,2 ml e verifique a cor,
aconsistencia e o fluxo antes de aplicar por via intraoral. Em caso de resisténcia,
substitua a ponta e verifique novamente.

5) Transfira o conteido da IndiSpense para uma seringa de 1,2 ml até obter o
nivel desejado.

6) Separe as seringas e coloque novamente a tampa na seringa IndiSpense.

7) Instale a ponta de aplicagao recomendada na seringa de 1,2 ml e verifique a cor,

a consistencia e o fluxo antes de aplicar por via intraoral. Em caso de resisténcia,
substitua a ponta e verifique novamente.

Utilizagao - Impressao, Restauragdo colada diretamente, Restauragao indireta

colada/ligada

1) Dispense lentamente a solugdo esfregando ao mesmo tempo firmemente a ponta
Metlica Dento-Infusora contra o tecido.

2) 0 excesso de coagulo escuro que aparece pode ser removido com uma pulverizagao
forte de ar/agua e sucgao. A hemostasia é atingida quando para a formagao de
0agulo novo.

Se ocorrer sangramento depois de limpo com uma pulverizagdo forte de ar/agua,

repita 0s passos 1-2 acima até que o sangramento pare.

Se for necessario um afastamento gengival, continue para o passo 5, se ndo for

necessario o afastamento, limpe o dente com cido fosférico a 35% durante 2a 3

segundos, sequido de uma pulverizagdo forte de ar/dgua e continue com a impressao,

arestauragdo direta adesiva/ ou a restauracao indireta adesiva/cimentada.

5) Deslogue o tecido inserindo Ultrapak™ de tamanho adequado ou o fio de afastamento

no interior do sulco.Para uma melhor afastamento, coloque uma pequena

quantidade de solugdo hemostética num pote de dappen e mergulhe o fio antes do

tamponamento.

0 tempo de contato recomendado para o agente hemostético de sulfato férrico

Ultradent embebido no fio é de cerca de 5 a 10 minutos.

) Retire o fio e limpe o dente com &cido fosférico a 35% durante 2 a 3 segundos, sequido
de uma pulverizagao forte de ar/agua e continue com a impressdo, a restauragao
adesiva direta ou”adesiva indireta/ cimentada
8) Aplicar agente adesivo ou cimento de ligacao de acordo com as instrugdes

do fabricante,

NOTA: Para uma restauraggo direta o fio pode ser retirado ou deixado para proteger o tecido

molde. A etapa de limpeza condicionadora pode ser feita enquanto o fio estd aplicado.

Utilizagdo - Pulpotomias vitais
1) Esfreque firmemente no local da hemorragia até que a hemorragia tenha diminuido.

A medida que o excesso de codgulo escuro aparece, enxague com um fluxo forte de
dgua estéril sobre a drea e aplique succao para remover o coagulo.

2) Continue com a restauracdo da pulpotomia com os materiais escolhidos e de acordo
com as instrugBes do fabricante.

NOTA: A descoloragdo do tecido mole é temporaria.

Processamento

Para evitar a contaminacdo cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nivel

intermedidrio entre utilizagGes e utilize uma barreira de prote¢do descartavel. Se ndo

for utilizada uma barreira de protecdo, a seringa deve ser tratada como sendo de

utilizacao Ginica

Armazenamento e eliminacao

Elimine os residuos de acordo com as regras, diretrizes e requlamentos locais.

Informagdes diversas

Comunique qualquer incidente %rave ao fabricante e a autoridade competente.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Koagulatiivsed,hemostaatilised ained

Tootekirjeldus

ViscoStat™ hemostaat on 20% raud(Il)sulfaadi ekvivalentne hemostaatiline

lahus koos inertsete sideainetega viskoosses vesialuses kandjas, mille pH on
ligikaudu 1,0. Hemostaatik ViscoStat on ette nahtud kasutamiseks erineva
raskusastmega suu kapillaaride verejooksude vdi sulkulaarsete vedelike peatamiseks
hambaravi ja suukirurgia ajal, sealhulgas fikseeritud proteeside, taastava-

ET

Hemostatikum ViscoStat Ize také poutit pro ypIné, impakce zubd,

ajako ,fixacni prostredek” pro pulpotomie.

U véech popsanych produkt( si pred poutitim peclivé prectéte vsechny pokyny
ainformace v bezpetnostnim listu a ujistéte se, Ze jste jim porozuméli.

Forma (formy) podani

« 30ml stiikatka IndiSpense™

« Injekeni stifkacka o objemu 1,2 ml

* Hrot pro podani:

© Kovovy hrot Dento-Infusor™
Indikace pouZiti / zamy3leny Gcel
Pro poutiti pfi zastavé Ustniho kapilarniho krvacenf a/nebo tniku sulkuldrnich tekutin
v restorativni, operacni a chirurgické stomatologii.
Kontraindikace

« Nepouzivat u pacienti se zndmou alergii na siran Zelezity.

« Vpfipadé pacientd nebo uzivateli s alergiemi si proctéte dokument popisujici
alergeny v produktech, ktery je k dispozici na adrese www.ultradent.com. Pokud
dojde k alergické reakdi, oplachnéte zasazené misto diikladné vodou a pozadejte
pacienta, aby se poradil se svjm lékafem.

Varovéni a bezpe¢nostni opatfeni
« Pried lepenim, vytvarenim otisk(i nebo v pripadé pfitomnosti jakéhokoli jiného
znecisténi musi byt povrch zubu/preparatu oistén kratkym 2-3sekundovym leptdnim
35% kyselinou fosforecnou a naslednym silnym ostfikem vzduchem/vodou, aby se
odstranily necistoty. Tato procedura neni nutné pfi pouiti konvenéniho leptactho
vazebného systému s kyselinou fosforecnou.
Aby se predeslo modrému zbarveni mékkych tkani, nesmf se tato hemostaticka
Cinidla na bézi siranu Zelezitého misit s epinefrinem ani s jinou retrakénf $idrkou
impregnovanou epinefrinem.
Zamezte kontaktu s odévem. Pfi aplikaci a manipulaci s hemostatickym pripravkem
obsahujicim siran Zelezity musf zubaf, asistent i pacienta pouzivat ochranny odév
aochranné bryle. Dojde-li ke kontaktu s odévem, pouZijte odstrariovac skvrn
pro Astringedent.
* Pouiivejte pouze doporucené hroty.
Postupné pokyny
Pfiprava - 1,2ml stfikatka
1) Pred intraordlni aplikaci nasadte doporuceny aplikacnf hrot a ovéfte barvu,
konzistenci a priitok. Pokud narazite na odpor, yyméfite hrot a znovu ho zkontrolujte.
Pfiprava - 30ml stfikacka IndiSpense
) Pripojte stifkacku o objemu 1,2 ml ke stfikacce IndiSpense.
)
)
)

Vytlacte IndiSpense do 1,2ml stfikacky na pozadovanou troveri naplnéni.

Oddélte obé stfikacky a stfikacku IndiSpense znovu uzavrete.

Pred intraorélni aplikaci nasadte doporuceny aplikacni hrot na 1,2ml injekéni
stfikacku a ovéfte barvu, konzistenci a priitok. Pokud narazite na odpor, vyméite hrot
aznovu ho zkontrolujte.

PouZiti - Otisk, pfima lepena néhrada, nepfima lepenéd/spojovana néhrada

1) Pomalu vytlacujte roztok a soucasné pevné trete o tkan.

2) Prebytek tmavého koagulatu miizete odstranit silngm proudem vzduchu/vody
a odsavanim. Hemostazy je dosazeno, kdyZ se prestane tvorit nové koagulum.

3) Pokud pri cisténi silngm proudem vzduchu/vody dojde ke krvécent, opakujte vyse
uvedené kroky 1-2, dokud krvaceni neustane.

4) Pokud je potteba provést nahradu tkané, pokracujte krokem 5, neni-li nahrazenf
tkané potreba, tistéte zub 35% kyselinou fosforecnou po dobu 2-3 sekund a poté
silnym proudem vzduchu/vody. Pokrauite s vytvafenim otisku, pfimé lepené
néhrady nebo lepenim/spojovanim finalni nahrady.

5) Nahradte tkaf umisténim odpovidajici velikosti $fitiry Ultrapak™ do sulku. Pro
optimalni ndhradu umistéte malé mnoZstvi hemostatického roztoku do misky a pred
umisténim do néj Sfidiru namocte.

6) Doporucend doba kontaktu pfi naméceni $idiry v hemostatickych cinidlech se
siranem Zelezitym Ultradent je priblizné 5-10 minut,

7) Odstrarite 3fidiru a Cistéte zub 35% kyselinou fosforeénou po dobu 2-3 sekund
apoté silnym proudem vzduchu/vody. Pokrauijte s vytvarenim otisku, pfimé lepené
nahrady nebo lepenim/spojovanim findlni nahrady.

8) Aplikujte pojivo nebo tmel podle pokynd vyrobce.

POZNAMKA: Pro pfimou nahradu miiZe byt $fidira odstranéna nebo ponechéna na misté,
aby ochranila mékkou tkan. Krok ¢isténi leptanim lze provést, i kdyz je $iidira na misté
Pouiiti - VitaIni pulpotomie

1) Dikladné drhnéte misto krvaceni, dokud krvaceni neustoupf. Jakmile se objevi
prebytek tmavého koagulatu, opléchnéte oblastsilngm proudem sterilni vody
aodsavejte ji, abyste prebytecné koagulum odstranili.

2) Pokratujte v restoraci pulpotomie pomoci zvolenych materidli a podle pokynii

robce.
POZNAMKA: Zbarveni mékkych tkani je docasné.
Zpracovani
Abyste zamezili kiiZové kontaminaci, otfete stikacku mezi poutitimi stfedné silnym
dezinfekénim prostredkem a mezi pouzitimi pouzivejte jednorazovy ochranny
navlek. Pokud se nepouzije ochranny naviek, méla by se injekéni strikacka pouzivat
jako jednorazova
Skladovani a likvidace
0Odpad zlikvidujte podle mistnich pravidel, pokyni a predpisii.
Riizné informace
Vsechny zévazné incidenty oznamte vyrobi a pfislusnému organu
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200
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p ja periodontaalse ravi ajal. Hemostaatikut ViscoStat voib kasutada
ka jareltditmisel, hammaste kahjustuse korral, igemete eemaldamisel ja elulise
amputatsiooni“fiksaatorina"
Koigi kirjeldatud toodete puhul lugege enne kasutamist hoolikalt Iabi kdik juhised ja
ohutuskaardi teave ning mdistke neid.
Manustamisviis(id)

+ 30 ml IndiSpense™ sistal

+ 1,2 ml siistla manustamisststal

+ Otsik manustamiseks:

o Metallist Dento-Infusor™ otsik

Kasutamiseks suu kapillaaride verejooksu ja/vdi sulkulaarsete vedelike peatamiseks
taastavas, operatiivses ja kirurgilises hambaravis.
Vastundidustused

* Mitte kasutada patsientidel, kellel on teadaolev allergia raudsulfaadi suhtes,

+ Allergiakahtlusega patsientide voi kasutajate korral tutvuge toote allergeenide
dokumendiga veebilehel www.ultradent.com. Allergilise reaktsiooni tdheldamisel
loputage kokkupuutekohta hoolikalt veega ja paluge patsiendil oma arsti
poole podrduda.

Hoiatused ja ettevaatusabindud

+ Enne liimimist, jaljendite tegemist vi mdne saasteaine olemasolul tuleb

hamba/preparaadi pinda puhastada luhiajaliselt, 2-3-sekundi jooksul 35%-se
fosforhappe soovituslahusega, mllle#"arel tuleb saaste eemaldamiseks labi viia
tugiev Ghu-/veepihustus. Tavalise fosforhappe soovitusstisteemi kasutamisel
pole see vajalik.
Pehmete kudede siniseks muutumise valtimiseks ei tohi neid raud(IIT)
sulfaadi hemostaatilisi aineid segada epinefriini voi mone muu adrenaliiniga
immutatud nihkejuhtmega.
Valtida kokkupuudet riiefega. Raudsulfaadi hemostaatilise vahendi laadimisel ja
késitsemisel peavad hambaarst, assistent ja patsient kasutama kaitseriietust ja
kaitseprille. Kui tekib kokkupuude riietega, kasutage plek Idit Astringedent

ViscoStat™
Koagulerande, hemostatiska medel

Produktbeskrivning
ViscoStat™ ar en 20% jar 16sning med
inerta bindemedel i en trogflytande, vattenhaltig bérare med ett pH pa cirka 1,0.
ViscoStat hemostasmedel ar avsett for anvandning for att stoppa olika grader av orala
kapillédrblodningar eller sulkulara vatskor under tandbehandling och oral kirurgi inklusive
fast protetik, restaurativ-operativ och p. ing. ViscoStat
kan ocksa anvandas for retrograda fyllningar, retinerade tander, gingivektomier och som
“fixativ" for pulpotomier.
For alla beskrivna produkter, las noggrant och forsta alla instruktioner och
dker ‘mation (SDS) fore anvandning.

Leveransform

+ 30 ml IndiSpense™ spruta

 1,2mlspruta

« Appliceringsspets:

o Metal Dento-Infusor™ spets
for

For anvandning for att stoppa orala kapillarblodningar och/eller sulkuldra vatskor i
restaurativ, operativ och kirurgisk tandvard
Kontraindikationer

« Anvand inte pa patienter med kand allergi mot jarnsulfat,

» Besok www.ultradent.com for att se dokument om produktallergener for patienter
eller anvandare med allergiproblem. Om en allergisk reaktion observeras, sklj det
exponerade omradet grundligt med vatten och uppmana patienten att konsultera
sin lakare.

Varningar och forsiktighetsatgarder

« Innan bonding, avtryck eller i narvaro av andra fororeningar, maste tanden/
preparationsytan rengoras med en kort 2-3 sekunders 35% fosforsyraetsning foljt av
en fast luft-/vattenspray for att aviagsna fororeningar. Detta ar inte nodvandigt nar
man anvander ett med fosfor:

« For att undvika bla missfargning av mjukvavnader ska dessa
jarnsulfathemostatiska medel inte blandas med epinefrin eller ndgon annan
epinefrinimpregnerad retraktionstrad.

» Undvik kontakt med kldder. Anvand skyddsklader och skyddsglaségon for
tandlakaren, assistenten och patienten nar du laddar och hanterar jarnsulfat
hemostasmedel. Om kontakt med klader uppstér, anvind Astringedent
Spot Remover.

* Anvand endast rekommenderade spetsar.

Stegvisa instruktioner
Forberedelse - 1,2 ml spruta
1) Fast rekommenderad spets och kontrollera farg, konsistens och flode innan du
applicerar intraoralt. Om motstand uppstdr, byt ut spetsen och kontrollera igen.
Forberedelse - 30 ml IndiSpense spruta
1) Fésten1,2mlspruta pa IndiSpense-sprutan
2) Tryck ut IndiSpense i 1,2 ml-sprutan till 6nskad niva.
3) Separera sprutor och stang IndiSpense-sprutan igen.
4) Fist rekommenderad spets pa 1,2 ml-sprutan och kontrollera férg, konsistens
och fléde innan du applicerar intraoralt. Om motstand uppstdr, byt ut spetsen och
kontrollera igen.
Anvéndning - avtryck, direkt bondad restauration, indirekt bondad/
cementerad restauration
1) Tryck langsamt ut I6sningen samtidigt som du gnuggar hart mot vavnaden.
2) Nar verskott av morkt koagel uppstar kan det avidgsnas med en fast luft-/
vattenspray och sug. Hemostas uppnas nar nytt koagel slutar bildas.
Om blodning uppstar vid rengoring med en fast luft-/vattenspray, upprepa steg 1-2
ovan tills blodningen upphor.
Om vavnadsforskjutning behovs fortsatt till steg 5, om farskjutning inte behdvs,
rengor tanden med 35% fosforsyra i 2-3 sekunder foljt av en fast luft-/vattenspray
och fortsétt med avtryck, direkt bondad restauration eller bonding/cementering av
slutlig restauration.
Farskjut vavnad genom att packa in lamplig storlek av Ultrapak™-traden i sulcus. For
optimal forskjutning, placera en liten mangd hemostatisk losning i dappenbégaren
och bl6tlagg traden innan packning.
Rekommenderad kontakttid for Ultradent jarnsulfat hemostasmedel indrankta i trad
ar cirka 5-10 minuter.
Ta bort traden och rengér tanden med 35% fosforsyra i 2-3 sekunder faljt av en fast
luft-/vattenspray och fortsatt med avtryck, direkt bondad restauration eller bonding/
cementering av slutlig restauration
8) Applicera bondingmaterial eller cement enligt tillverkarens instruktioner.
NOTERA: For direkt restauration kan traden tas bort eller lamnas pa plats for att skydda
mjukvavnad. Etsrengdringssteget kan utforas medan traden ar pd plats.
Anvéndning - Vitala pulpotomier
1) Skrubba ordentligt pa bladningsstallet tills blodningen har avtagit. Nar dverskott av
morkt koagel uppstar, skolj med en stadig strom av sterilt vatten over omradet och
sug for att avlagsna yttre koagel.
2) Fortsatt med att restaurera pulpotomin med valfritt material och enligt tillverkarens
instruktioner.
NOTERA: Mjukvavnadsmissfargning ar tillfallig
Reprocessing
For att undvika korskontamination, torka sprutan med ett medelstarkt
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ViscoStat™
Koagulerende, haemostatiske midler

Produktbeskrivelse

ViscoStat™ f eren 20 % jer lent haemostatisk oplgsning

med inerte bindemidler i en viskgs, vandig baerer med en pH pa ca. 1,0. ViscoStat

haemostatisk er beregnet til brug til standsning af forskellige grader af oral kapillaer

blgdning eller sulkulare vaesker under tandbehandling og oral kirurgi, herunder fast
rotetik, enoprettende-creratw og parodontal behandling. ViscoStat heemostatisk

@an ogsa bruges til efterfyldninger, tandpavirkninger, gingivektomier og som

“fikseringsmiddel" til pu\ﬁotom\'ar.

For alle beskrevne produkter skal du omhyggeligt laese og forsta alle instruktioner og
SDS-oplysninger far brug.

Leveringsformular(er)

* 30 ml IndiSpense™-sprojte

« 1,2 ml sprajte leveringssprajte

+ Indfgringsspids:

© Metal Dento-Infusor™-spids
Indikationer for brug/tilsigtet formal
Til brug til standsning af oral kapiller bladning og/eller sulkulzere vaesker i
genoprettende, operative og kirurgiske tandpleje.
Kontraindikationer

+ Md ikke anvendes Eé patienter med kendt allergi over for jernsulfat.

+ For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til
produktallergendokumentet, som findes pa www.ultradent.com. Hvis der
observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede omrade grundigt med
vand, og patienten skal konsultere sin laege.

Advarsler og forholdsregler

« For limning, aftryk eller i tilstedevaerelse af anden forurening, skal tand-/

Praeparatuverﬂaden renses med en kort 2-3 sekunders atsning af 35 %
osforsyre efterfulgt af en fast luft/vand-spray for at fierne forurening.
Dette er ikke ngdvendigt, nar der anvendes et konventionelt fosforsyre-
atsningslimningssystem.

« For at undga bl m\sfarvmn’g af bladt vaev ber disse hamostatiske jernsulfat-
hamostatiske midler ikke blandes med adrenalin eller nogen anden adrenalin-
impragneret forskydningssnor.

* Undgd kontakt med tgj. Brug beskyttelsestaj og beskyttelsesbriller til tandlaegen,
assistenten og patienten, nar du Hzelgger og handterer haemostatisk ferrisulfat.
Huis der opstar kontakt med tgj, skal du bruge Astringedent Spot Remover.

« Brug kun de anbefalede spidser.

Trinvis vejledning
Forberedelse - 1,2 ml sprojte

1) Seet den anbefalede leveringsspids pa, og kontroller farve, konsistens og
flow for pafering intraoralt. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen og der
kontrolleres igen.

For =30 ml Indisg projt

1) Seeten 1,2 ml sprgjte pa IndiSpense-sprajten.

2) Udtryk IndiSpense i 1,2 ml sprajten il det gnskede niveau.

3) Adskil sprajter og szt hatten pd IndiSpense-sprajten igen.

4) Sat den anbefalede leveringsspids pa 1,2 ml sprajte, og bekreft farve,
konsistens og flow far Féfﬂnng intraoralt. Hvis der er modstand, udskiftes
spidsen og der kontrolleres igen.

Anvendelse - Aftryk, direkte bundet restaurering, indirekte limet/
lutet restaurering

1) Tryk langsomt oplgsningen ud, mens du gnider fast mod vaevet.

2) Da overskydende merk koagulum opstr, kan den flernes med en fast luft/vand-
spray 0g sug. Hemostase opnds, nar nyt koagulum holder op med at dannes

3) Hvis der opstar bladning, nar den renses med en fast luft/vand-spray, gentages
trin 1-2 ovenfor, indtil blzdningen stopper.

4) Huis der er behov for vaevsforskydning, fortsaet til trin 5, hvis der ikke er behov
for forskydning, rens tanden med 35 % fosforsyre i 2-3 sekunder efterfulgt af
en fast luft/vand-spray og fortsaet med aftryk, direkte bundet restaurering eller
limning/lutning af den endelige restaurering.

5) Forskyd vaev ved at pakke en passende storrelse af Ultrapak™-snoren ind i
sulcus. For at opna optimal forskydning, anbring en lille mangde hamostatisk
oplgsning i en skal og gennemblad snoren far pakning.

6) Den anbefalede kontakttid for snor gennembladt i Ultradent ferrisulfat
haemostatiske midler er omkring 5-T0 minutter.

7) Fjern snor og rens tanden med S%fosforlsjyre i 2-3 sekunder efterfulgt af en
fast luft/vand-spray og fortsaet med aftryk, direkte bundet restaurering eller
limning/luting af endelig restaurerin

8) Pafar bindemiddel eller Tutnings-cement i henhold til
Erodu(emens instruktioner.

BEM/ERK: Til direkte restaurering kan snoren fiernes eller efterlades pa plads for at
beskytte bladt veev. £tserensningstrinnet kan udfares, mens snoren er pé plads.
Anvendelse - Vitale Pulpotomier

1) Skrub fast pa stedet for blgdning, indtil bledningen er aftaget. Efterhdnden som
overskydende markt koagulum vises, skylles med en fast strom af sterilt vand
over omradet og suges for at fierne uvedkommende koagulum.

2) Fortseet med at genoprette pulpotomien med materialer efter eget valg og
ifelge producentens instruktioner.

BEM/RK: Misfarvning af blgdt vaev er midlertidig.
Forarbejdning
For at undga krydskontaminering skal du terre sprgjten af med et

mellan anvéndningarna och anvand ett sprutskydd for engangsbruk. Om ett sprutskydd
inte anvdnds, ska sprutan kasseras

Forvaring och avfallshantering

Avfallshantera enligt lokala regler, riktlinjer och forordningar.

Ovrig information

Anmal en eventuell allvarlig handelse till tillverkaren och den behriga myndigheten.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

ViscoStat™
Véralvadast segitd, vérzéscsillapité szerek

Termékleirds
AViscoStat™ vérzéscsillapitd egy 20%-0s vas-szulfat ekvivalens vérzéscsillapitd
oldat semleges kotdanyagokkal, viszkézus, vizes hordozékbzegben, ame\rnek pH-ja
koralbeltl 1,0. A ViscoStat vérzéscsillapitd kuilonbdz6 fokd széjuregi kapilldris vérzések
vagy inybarazda valadék megdllitdsara szolgal fogaszati kezelések és szdjsebészeti
beavatkozdsok, koztik a m%z(teltt fogpétlas, helyredllit6-m(itéti s parodontdlis kezelés
soran. A ViscoStat vérzéscsillapitét retrofill tomesekre, fogéttorés elmaraddsara,
gingivectomiakra és pulpaamputcio esetén ,fixéloaként"is lehet hasznalni
Minden bemutatott termék esetén hasznlat el6tt gondosan olvassa el és értelmezze az
0sszes utasitast és a biztonsgi adatlapon talalhatd informacidkat
Kiszerelés(ek)

+ 30 ml-es IndiSpense™ fecskendd

* 1,2 ml-es fecskendd adagol6 fecskendd

« Adagoléfe]

o Fém Dento-Infusor™ fej

Felhasznéldsi javallat/rendeltetés

HU

véladék megdllitasara a

infektionsmiddel p: mellem hver brug, og anvende et
enﬁangsbamerehy\sten Huis der ikke anvendes et barrierehylster, skal sprajten
behandles som til engangsbrug
Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaffelse af affald skal veere i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.
Diverse oplysninger
Rapportér enhver alvorlig haendelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

ViscoStat™ LV
Koagulacijas, hemostatiskie lidzekli

Produkta apraksts
ViscoStat™ hemostatiskais lidzeklis ir 20 % dzelzs sulfata ekvivalenta
hemostatiskais Skidums ar inertam saistvielam viskoza tdens neseja, kura pH ir
aptuveni 1,0. ViscoStat hemostatiskais [idzeklis ir paredzets lietoSanai dazadas
pakapes mutes dobuma kapilaras asino3anas vai sulkularo Skidrumu apturesanai
z0bu arstesana un mutes dobuma kirurgija, tostarp fiksétas protezesanas,
restaurativas un periodontalas arstesanas laika. ViscoStat hemostatisko lidzekli var
izmantot arf retrogradai plombesanai, retinétiem zobiem, gingivektomijai un ka
ﬁkséqtas idzekli pulpotomijam. . . .
Attieciba uz visiem aEra_akstTtaJlemvproduknem pirms lietosanas rapigi izlasiet un
izprotiet visas instrukcijas un drosibas datu lapu informaciju.
Padeves forma(-as)

+ 30 ml IndiSpense™ slirce

+ 1,2 ml padeves Slirce

+ Padeves uz%ahs:

o Metala Dento-Infusor™ uzgalis

Hasznélhatd széjiiregi kapillaris vérzés és/vagy f
helyredllito, operativ fogaszatban és szajsebészetben.
Ellenjavallatok

« Vas-szulfétra allergids betegek esetében nem hasznalhatd,

« Allergidban szenved belegekvagy felhasznaldk esetén olvassa el a
www.ultradent.com weboldalon elérhetd, a termék allergénjeire vonatkozd
dokumentumot. Amennyiben allergids reakcit észlel, az érintett teriletet blitse le
alaposan vizzel, és a beteg forduljon orvosahoz.

Figyelmeztetések és dvintézkedések

+ Beragasztds, lenyomatkészités el6tt vagy barmilyen mas szennyez6dés esetén a
fog/preparatum feluletét révid, 2-3 masodperces 35%-0s foszforsavas maratassal
tisztitsa me% majd er6s lég-/vizpermettel tavolitsa el a szennyezddést. Ez nem
sziikséges, ha ha%yuma'nyos foszforsavas maratasos beragasztast alkalmaz.
Aldgyszvetek kékes elszinez6désének elkerilése érdekében ezeket a vas-szulfét
vérzescsillapito szereket nem keverje epinefrinnel vagy mas, epinefrinnel
atitatott elhelyez6szélla
Kerdlje a ruhazattal valé érintkezést. A fogorvos, az asszisztens és a paciens
hasznaljon véddruhazatot és védo: jet a vas-szulfat vérzéscsillapitd
betdltése és kezelése soran. Ha ruhdzattal érintkezik, hasznéljon
Astringedent folteltévolitét.
« Csak az ajanlott fejeket hasznalja.

Spot Remover.
+ Kasutage ainult soovitatud otsikuid.
Jarkjérgulised juhised
Valmistamine - 1,2 ml siistal i

El6készités: 1,2 ml-es fecskendd
1) Azintraoralis as eltt ¢ az ajanlott és ellendrizze
a szint, a konzisztenciat, valamint az ramlast. Amennyiben ellenallast tapasztal,
., helyezzen fel masik fejet és ismételje meg az ellendrzést

1) Kinnitage soovitatav manustamlsmswkHa kontrollige enne intraoraalset
manustamist varvi, konsistentsi ja voolavust. Kui otsik enam edasi ei lahe,
vahetage otsik valja ja kontrollige uuesti.

Valmistamine - 30 ml IndiSpense siistal

1) Kinnitage 1,2 ml siistal IndiSpense'i stistla kiilge.

2) Valjutage IndiSpense 1,2 ml siistlasse soovitud téitetasemeni.

3) Eraldage ststlad ja sulgege IndiSpense'i siistal uuesti korgiga.

4) Kinnitage soovitatav manustamisotsik 1,2 ml stistla kiilge ja kontrollige enne

I I drvi, konsistentsi ja voolavust. Kui otsik enam edasi ei
\ahe,.vahetg_gip otsik vélja ja kontrollige uuesti. il
abil,

- jéljendi
kaudse sideme/liimimise abil
1) Vdljutage lahust aeglaselt, samal ajal tugevalt vastu kudet hddrudes.
2) Kuiilmub leliigne tume koagulatsioon, saab selle eemaldada tugeva hu/vee
pihustamise ja Hemostaas kui uue ni
moodustumine lakkab.
3) Kui tugeva dhu/vee pihustiga puhastamisel tekib verejooks, korrake Glaltoodud
samme 1-2, kuni vere%ﬂoks peatub.
4) Kui on vajalik kudet nihutada, jdtkake sammuga 5, kui koe nihutamine pole
va*ah‘k, puhastage hammast 35%-se fosforhappega 2-3 sekundit, seejarel
pihustage tugevalt 6huga/veega ja jatkake jaljendi tegemisega, taastamisega
otseliimimise abil vdi I5pliku hamba limimisega/taastamisega limimise abil

5) Nihutage kudet, paigutades sobiva suurusega Ultrapak™-i niit soonde,
Optimaalse nihke saavutamiseks asetage vaike kogus hemostaatilist lahust
niisutamisndusse ja leotage niiti ennePa\gu(am\sl.

6) Niiti d Ultradent raudsul t
kokkupuuteaeg on umbes 5-10 minutit.

7) Eemaldage niit ja puhastage hammast 35% fosforhappega 2-3 sekundit, seejarel
viige labitugev pihutamine 8hu/vee abil ning jatkake jaljendiga,

ainete soovitatav

ml-es Indi fecskend
1) Csatlakoztasson egy 1,2 ml-es fecskenddt az IndiSpense fecskend6hoz.
2) Az Express IndiSpense-szel toltse fel az 1,2 ml-es fecskendét a kivant szintig.
3) Valassza szét a fecskenddket, és zarja vissza az IndiSpense fecskendat.
4) Azintraoralis as eltt ¢ az ajanlott 0 P
ml-es fecskend6hoz, ellendrizze a szint, a konzisztencidt, valamint az dramldst.
Amennyiben ellenallast tapasztal, helyezzen fel masik fejet és ismételje meg
az ellendrzést,

1) Tassan préselje ki az oldatot, mikozben erésen hozzadorzsoli a szovethez
2) Amint me%Je\emk afelesleges sotét alvadék, erGs lég-/vizpermettel és

szivassal eltavolithatd. A vérzéscsillapitas akkor kovetkezik be, amikor az Uj

véralvadds megsz(nik.
3) Havérzés |ép fel az er6s Iég-/vizpermettel val6 tisztités kbzben, ismételje meg a
fenti 1-2. 1épést, amig a vérzés el nem ll.
Ha szovetelmozditds sziikséges, folytassa az 5. [épéssel, ha nem sziikséges,
tisztitsa a fogat 2-3 masodpercen keresztil 35%-os foszforsawval, majd erés

Jlel, 2 kiavetienil

kozvetleniil

Iéy és folytassa a lenyc

=

tauratummal vagy a végs6 5tum beragasztasaval/roazité
Mozditsa el a szovetet tigy, hogf/ megfe\elﬁ méretd Ultrapak™ szélat csomagol
az fnybardzddba. Az optimalis elmozdulds érdekében tegyen egy kis mennyiség(i
vérzescsillapité oldatot Dappen-csészébe, és dztassa be a szdlat a csomagols el6it.
A Ultradent vas-szulfat vérzescsillapitd szerekkel dtitatott szal javasolt érintkezési
ideje korulbelil
5-10 perc.
Tavolitsa el a szalat, és tisztitsa a fogat 2-3 masodpercen keresztiil 35%-0s
foszforsawal, majd erds lég-/vizpermettel, és folytassa a lenyomatvétellel,
a kozvetlendl 4 vagy a végsé 3

&£

R

-l

otseliimimise abil vGi [5pliku hamba liimimisega/taastamisega liimimise abil.
8) Kandke peale sideainet vdi liimtsementi vastavalt tootja juhistele.
MARGE: Otsese taastamise korral voib niidi eemaldada véi paigale jétta, et kaitsta
pehmeid kudesid. Sodvituse puhastamise etapi saab labi viia, kui niit on paigas.
Kasutamine - eluline amputatsioon
1) Hodruge verejooksu kohta tugevasti, kuni verejooks on vaibunud. Kui ilmub
Uleliigne tume koa%ulalswoon, loputage piirkonda tugeva steriilse veejoaga ja
imege dra, et eemaldada kdrvaline hiiiibimiskint
2) Jatkake amputatsiooni taastamist valitud materjalidega ja vastavalt tootja

juhistele.
MARGE: Pehmete kudede varvimuutus on ajutine.
Todtlemine
Ristsaastumise valtimiseks pihkige sustalt kasutuskordade vahel keskmise taseme
hendi Kui te

imisvahendiga Ja kasutags @sutatavat

kaitsekatet ei kasuta, tuleb siistalt kdsitleda tinekordselt kasutatava vahendina
Ladustamine ja kérvaldamine

Jadtmete kdrvaldamine kohalike eeskirjade, juhiste ja regulatsioonide kohaselt.
Muu teave

Teavitage rasketest juhtumitest tootjat ja padevat asutust.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

rogzitésével.
8) Vlgzen fel kotéanyagotva%?' ragasztocementet a Eyértd utasitdsai szerint,
MEGJEGYZES: Kozvetlen helyredllitashoz a szl eltavolithatd vagy a \ég:/szove[ek védelme
érdekében a helyén hagyhato. A maratéstisztitasi lépést akkor is el lehet végezni, ha a
szl a helyén van.

1) Erésen dorzsolje meg a vérzés he\?'ét, amig a vérzés el nem malik. Amint tl sok
sotét alvadék jelenik meg, Gblitse le erds steril vizzel a teriiletet, és szivja le a
felesleges alvadékot.

2) Folytassa a pu acio allitasat a kival
utasitdsai szerint,

MEGJEGYZES: Aldgyszovetek elszinezddése dtmeneti
Kezelés

AkeresztszennyezGdés elkerilése érdekében tordlje le a fecskenddt egy koze

szint(i fertdtlenitoszerrel a felhasznalasok kozott, és hasznaljon eldobhato védétasakot.
Véddtasak hasznalatédnak hidnyéban a fecskenddt egyszer hasznalatosnak kell tekinteni
Térolas és drtalmatlanits

Ahulladékot a helyi szabalyok, iranyelvek és
Egyéb informéciok

Jelentsen minden stlyos esetet a gyartonak és az illetékes hatdsagnak.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

anyagokkal és a gyarto

sok szerint kell artalmatlanitani.

ikacijas/p is mérkis
IzmantoSanai mutes dobuma kapilaras asinosanas un/vai sulkularo Skidrumu
apturésanai restaurativaja, operativaja un Kirurdiskaja zobarstnieciba.
Kontrindikacijas
+ Nelietot pacientiem ar zinamu alergjiju pret dzelzs sulfatu
+ Alergiskiem pacientiem vai lietotajiem skatit produktu alergenu dokumentu,
kas pieejams vietné www.ultradent.com. Ja tiek novérota alerdiska reakcija,
rapigi izskalojiet iedarbibai paklauto vietu ar Gdeni un ladziet pacientam
konsulteties ar savu arstu.
Bridinajumi un pi ibas
+ Pirms sasaistisanas, nospiedumiem vai jebkura cita piesarnojuma klatbutnes
zobu/preparata virsma ir janotira ar isu 2-3 sekunzu 35 % fosforskabes
kodinaSanu, kam seko speciga gaisa/tdens izsmidzinasana, lai nonemtu
iesarnojumu, Tas nav nepieciesams, izmantojot parasto fosforskabes
odinasanas sasaistisanas sistemu.
Lai izvairitos no miksto audu zilas krasas diskoloracijas, Sos dzelzs sulfata
hemostatiskos lidzeklus nedrikst sajaukt ar epinefrinu vai jebkuru citu
epinefrina piestcinatu parvietosanas auklu.
Tzvairieties no saskares ar apgérbu. levietojot un lietojot dzelzs sulfata
hemostatisko lidzekli, zobarstam, asistentam un pacientam jalieto
aizsargapgerbs un aizsargbrilles. Ja notiek saskare ar apgerbu, izmantojiet
Astringedent Spot Remover lidzekli.
+ Izmantojiet tikai ieteiktos uzgalus.
Instrukcijas soli pa solim
Sagatavo3ana - 1,2 ml 8irce
Pirms ievadisanas intraorali pievienojiet ieteikto uzgali un parbaudiet
krasu, konsistenci un plasmu. Ja ir pretestiba, nomainiet uzgali un
vélreiz parbaudiet.
Sagatavosana - 30 ml IndiSpense $lirce
1? Pievienojiet 1,2 ml gJirci IndiSpense Slircei.
2) Tzspiediet IndiSpense 1,2 ml lircé [idz vajadzigajam piepildijuma fimenim.
) Atdaliet Sfirces un no jauna uzlieciet IndiSpense ircei vacinu.

4) Pievienojiet ieteicamo uzgali 1,2 ml Sircei un pirms ievadisanas intraorali
parbaudiet krasu, konsistenci un plasmu. Ja ir pretestiba, nomainiet uzgali
un vélreiz parbaudiet.

Lieto3ana - nospiedums, restauracija ar tieSu sasaisti, restauracija ar
netieSu sasaisti

1) Lenam izspiediet Skidumu, stingri berzéjot pret audiem.

2) Kad paradas lieks tum3ais koa}gu\s, to var nonemt ar spécigu gaisa/tdens
smidzinasanu un stknéSanu. Hemostaze ir sasniegta, kad beidz veidoties

auns koaguls.

3) Ja, tirot ar spécigu gaisa/adens smidzinataju, rodas asinosana, atkartojiet
1.-2. darbibu, lidz asinosana apstajas.

4) Janepieciesama audu parvietosana, turpiniet ar 5. soli; ja parvieto3ana
nav nepieciesama, notiriet zobu ar 35 % fosforskabi 2-3 sekundes, péc
tam spedigi izsmidzinot gaisu/adeni, un turpiniet darbu ar nospiedumu,
restauraciju ar tieSu sasaisti vai galigas restauracijas sasaisti

5) Parvietojiet audus, iepakojot atbilstosa izméra Ultrapak™ auklu rieva. Lai
nodrosinatu optimalu parvieto3anu, pirms iepakosanas ievietojiet nelielu
daudzumu hemostatiska Skiduma sajaukSanas trauka un iemérciet auklu.

6) Ultradent dzelzs sulfata hemostatiskajiem lidzekliem, kas iestcinati aukla,
ieteicamais saskares laiks ir aptuveni 5-10 mindites.

7) Nonemiet auklu un notiriet zobu ar 35% fosforskabi 2-3 sekundes, pec
tam spedigi izsmidzinot gaisu/Gdeni, un turpiniet darbu ar nospiedumu,
restauraciju ar tieu sasaisti vai galigas restauracijas sasaisti.

8) Uzklajiet saistvielu vai \Tméé‘oéo cementu saskana ar razotaja noradijumiem.
PIEZIME: Tiedai restauracijai auklu var nonemt vai atstat vieta, lai aizsargatu
mikstos audus. Kodinajuma tirisanas soli var veikt, kameér aukla ir ievietota.
LietoSana - vitala pulpotomija

1) Stingri berziet asinosanas vietu, [idz asino$ana ir mazinajusies. Kad paradas
lieks tumais koaguls, izskalojiet ar stingru sterila adens straklu virs attiecigas
vietas un nosiciet, lai nonemtu lieko koagulu.

2) Turpiniet ar pulpotomijas atjaunosanu ar izvélétajiem materialiem un saskana
ar razotaja noradijumiem.

PIEZIME: Miksto audu krasas izmainas ir Tslaicigas.

Apstrade

Lai izvairitos no savstarpéjas inficéSanas, noslaukiet Slirci ar videja imena
dezinfekcijas lidzekli starE lietojumiem un izmantojiet vienreizejo barjeras uzmavu.
Ja barjeras uzmava netiek izmantota, Slirce jauzskata par vienreizéjas lietoSanas
Uzglabasana un utilizésana

Utilizejiet atkritumus saskana ar vietéjiem noteikumiem un pastavoso kartibu.

Cita informacija

Par jebkuru nopietnu incidentu zinojiet razotajam un kompetentajai iestadei.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200



ViscoStat™"
Koaguliacinés, hemostatinés medziagos

Prekeés aprasymas
ViscoStat™” hemostatikas yra 20% geleZies sulfato ekvivalento hemostatinis tirpalas
su inertinémis risanciomis medziagomis klampiame vandeniniame nesiklyje, kurio pH

ra mazdaug 1,0.,ViscoStat” hemostatikas yra skirtas naudoti stabdant jvairaus laipsnio

raujavima S burnos kapiliary arba skysciy iStekéjima odontologijos ir burnos chirurgijos

metu, jskaitant fiksuota protezavima, atkuriamajj-operacinj ir periodontinj gydyma.
JViscoStat” hemostatikas taip pat gali bati naudojamas atliekant uzpakalinj danties
uzpildyma, ?ydant danty sumusimus, atliekant danteny pasalinimg ir kaip ,fiksatorius”
atliekant pulpotomijas. o .

Prie$ naudodami visus aprasytus produktus, atidziai perskaitykite ir supraskite visas
instrukcijas ir SDS informacijg.

Pristatymo forma (-os)

+ 30 ml,IndiSpense™" virkstas

1,2 ml virksto tiekimo Svirkstas

« Pristatymo patarimas:

o Metalinis ,Dento-Infusor™ antgalis

lojimo indikacijos / yta paskirtis
Naudoti stabdant kraujavima i$ burnos kapiliary ir (arba) skysciy istekéjima
atkuriamojoje, operacinéje ir chirurginéje odontologijoje.
Kontraindikacijos

* Nenaudoti pacientams, kurie yra alergiski geleZies sulfatui.

« Pacientams ar vartotojams, kuriems gali pasireiksti alerginé reakcija, - Zr. produkty
alergeny dokumentg esantj svetame&e www.ultradent.com. Jei pastebima alerginé
reakcija, kruopsciai nuplaukite paveiktg vieta vandeniu ir kreipkités j gydytoja.

Ispéjimai ir atsargumo priemonés

+ Pries surisima, antspaudy atHkim?, arba esant bet kokiam kitam uZtersimui, danties/
preparato pavirsius turi buti nuvalytas trumpai 2-3 sekundes esdinant 35 % fosforo
ragstimi, po to stipriai nupurskiant oru/vandeniu, kad uztersimas baty pasalintas. Tai
néra nebdtina atlikti naudojant jprasta ésdinimo fosforo rtgstimi surisimo sistema.

+ Siekiant iSvengti minkstyjy audiniy s?alvos pokycio, éiigelei\es sulfato hemostatiniy
medziagy negalima maisyti su epinefrinu ar bet kokia kitu epinefrinu impregnuotu
iSstamimo sidlu

« Vengti kontakto su drabuZiais. Kraunant ir tvarkant geleZies sulfato hemostatinj -
preparatg, odontologui, asistentui ir pacientui naudokite apsauginius drabufius ir
apsauginius akinius. Jei lieciasi su drabuziais, naudokite ,Astringedent” démiy valiklj.

« Naudokite tik rekomenduojamus antgalius.

Etapinés instrukcijos
Paruosimas - 1,2 ml Svirkstas -

1) Pritvirtinkite rekomenduojamg jvedimo antgalj ir, prie$ Svirksdami j burna, .
patikrinkite spalva, konsistencijq ir tekéjima. Jei jauciamas pasiprieSinimas, pakeiskite
antaalj ir patikrinkite dar karta.

Paruosimas - 30 ml , IndiSpense” Svirkstas

1) Prie , IndiSpense” svirksto pritvirtinkite 1,2 ml 3virksta.

ISspauskite ,IndiSpense” j 1,2 ml Svirkstg iki npr}rp pripildymo lygio.

2)

3) Atskirkite SvirkStus ir uzdarykite ,IndiSpense” Svirksta.

4) Pritvirtinkite rekomenduojama Svirkstimo antgalj prie 1,2 ml Svirksto ir prie
naudodami j burng patikrinkite spalva, konsistencij ir tekéjima. Jei jauciamas
pasipriesinimas, pakeiskite antgalj ir patikrinkite dar karta

jil i i iesioginis restauravimas, netiesioginis

j - jspaudy for

suriSimas/restauravimas su klijavimu - .

1) Létai isspauskite tirpal, stipriai trindami j audinj.

2) Atsiradus tamsaus kresulio pertekliui, jj galima paSalinti stipriu oro/vandens

purskimu ir iSsiurbiant. Hemostazé pasiekiama, kai nustoja formuotis

naujas kresulys.

) {«ei kraujuoja, kai valote stipria oro/vandens srove, kartokite 1-2 veiksmus, kol
ravjavimas sustos. ’ . . . .

4) Jeireikia iSstumti audinj, teskite nuo 5 veiksmo, jei iSstumti nereikia, valykite dantj
35% fosforo rigstimi 2-3 sekundes, po to stipriai purkskite ora/vandenj ir teskite
antspaudo atlikima, tiesioginj surisimo atkarima arba galutinés danties restauracijos
surisima/suklijavima.

5) Isstumkite audinj iz{esdam\ tinkamo dydzio ,Ultrapak™” il j griovelj. Siekiant_
optimalaus poslinkio, pries jvedima, jpilkite nedidelj kiekj hemostazinio tirpalo |
drékinimo indg ir pamirkykite swmi‘

6) Rekomenduojamas ,Ultradent” 88 eZies sulfato hemostatiniy medziagy, jmirkyty
sitle, salycio laikas rra apie 5-10 minuciy.

7) Nuimkite siﬂla ir valykite dantj 35% fosforo ragstimi 2-3 sekundes, po to stipriai
purkskite oro/vandens srove |rtek5K\teiatspau 0 atlikima, tiesioginj suri$imq arba

alutinés restauracijos surisima// ha(awmq,

8) Uztepkite riSamaja medziaga arba Klijavimo cementa pagal gammtoLf’) instrukcijas.
PASTABA: Norint apsaugoti minkstuosius audinius, silg galima nuimti arba palikti vietoje.
Esdinimo veiksma gall\)maAathkn, kai sitlas yra vietoje.

) - ines pulg ,

1) Stipriai mnf?lte kraujavimo vieta, kol kraujavimas sumazés. Atsiradus tamsaus
kredulio pertekliui, g vnet? nuvalykite stipria sterilaus vandens srove ir nusiurbkite,

kad paalintuméte perteklinj kresulj.

2) Teskite pulpotomijos atlikimg pasirinktomis medziagomis ir pagal gamintojo
instrukcijas.

PASTABA: Minkstujy audiniy spalvos pasikeitimas yra laikinas.

Apdorojimas

Siekiant iSvengti kryZminio uZsikrétimo, SvirkSta valykite tarpinio lygio dezinfekavimo

priemone naudojimo metu ir naudokite vienkartine barjerine mova. Jei barjeriné mova

nenaudojama, virkstas turi bati laikomas vienkartiniu

Sandéliavimas ir Salinimas

Atliekas Salinkite pagal vietines taisykles, gaires ir reglamentus.

Ivairi informacija

Apie kiekvieng rimta incidentasbutma pranesti gammtojui ir kompetentingai institucijai.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Adenti koagulattivi, emostatici

Deskrizzjoni tal-prodott

ViscoStat™ emostatiku huwa soluzzjoni emostatika ta’ 20% ta' sulfat tal-hadid ekwivalenti
b"agenti inerti li jorbtu fi trasportatur akweju viskuz b'pH ta” madwar 1.0. ViscoStat
emostatiku huwa mahsub ghall-uzu fl-arrest ta’ gradi varji ta' fsada kapillari orali jew

ta’ fluwidi sulkulari waqt trattament dentali u kirurgija orali inkluz prostodonzja fissa,
trattament restawrattiv-operattiv, u perjodontali. ViscoStat emostatiku jista’ jintuza

wkoll ghal retrofillings, impazzjonijiet tas-snien, gingivektomiji, u bhala "fissattiv"

%ha\ pulpotomiji.

hall-prodotti kollha deskritti, agra bir-reqqa u tifhem I-istruzzjonijiet u l-informazzjoni
SDS kollha gabel -uzu.

Formola(i) ta' Kunsinna

« Siringa ta' 30 ml IndiSpense™

« Siringa qhaH-aEphkazzjom ta'1.2ml

« Ponta tal-applikazzjoni:

o Tip Dento-Infusor™ tal-metall
Indikazzjonijiet ghall-Uzu/Ghan Mahsub
Ghall-uzu fl-arrest ta' fsada kapillari orali u/jew fluwidi sulkulari fid-dentistrija ristorattiva,
operattiva u kirurgika
Kontra-indikazzjonijiet

+ Tuzax fug pazentili jafu li ghandhom allergiji ghas-sulfat tal-hadid.

* Ghal pazjenti jew utenti bi problemi ta' allergifi, irreferi ghad-dokument dwar
I-allergen tal-prodott li huwa disponibbli fug www.ultradent.com. Jekk tigi osservata
reazzjoni allergika, lahlah sewwa bl-ilma Z-zona esposta u ghid lill-pazjent biex
jikkonsulta t-tabib tieghu.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

« Qabel it-twahhil, l-impressjonijiet jew fil-prezenza ta’ kwalunkwe kontaminazzjoni
ofra, il-wicc as—smna/fegn issir il-preparazzjoni ghandu jitnaddaf Rafif ghal 2-3
sekondi brincizjoni ta' 35% acidu fosforiku segwit minn sprej sod tal-arja/tal-ilma biex
titnehha I-kontaminazzjoni. Dan mhux mehtieg meta tintuza sistema konvenzjonali
ta’ twahhil blincizjoni ta' acidu fosforiku,
Biex tiqi evitata d-diskolorazzjoni blu ta’ tessuti rotob, dawn I-agenti emostatici
tas-suffat tal-hadid m'ghandhomx jithalltu ma' epinefrina jew kwalunkwe korda ta’
spostament bl-epinefrina. - . .
Evita kuntatt mal-ilbies. Uza ilbies protettiv u nuccalijiet protettivi ghad-dentist,
ghall-assistent, u ghall-pazjent meta tkun qed tghabbi u t\mmamg%a l-emostatiku
fas-sulfat tal-hadid. Jekk isehh kuntatt mal-ilbies, uza Astringedent Spot Remover.

« Uza biss pariri rakkomandati.

Struzzjonijiet Pass Pass
Preparazzjoni - siringa ta’ 1.2 ml

1) Wahhal il-ponta rakkomandata ta\—apEHkazzjom u werifika I-kulur, il-konsistenza u
\—ﬂuﬁiqabel ma tapplika gol-halq. Jekk tintlahaq rezistenza, ibdel il-ponta, u erga’
iccekkja.

Preparazzjjoni - siringa ta’ 30 ml IndiSpense

1) Wahhal siringa ta™1.2ml mas-siringa ta' IndiSpense.

2) Esprimi IndiSpense fis-siringa ta' 1.2 ml sal-livell ta' mili mixtieq.

3) Issepara s-siringi u erga’ og%w t—taﬂz tas-siringa IndiSpense.

4) Wahhal it-tarf rakkomandat tal-applikazzjoni mas—sinn%a ta' 1.2 ml u ivverifika
I-kulur, il-konsistenza u |-fluss qabel ma tapplika gol-halg. Jekk tintlahaq rezistenza,
ibdel il-ponta, u erga" iccekkja.

Uzu - Impressjoni, Restawr Imwahhal Dirett, Restawr Imwahhal/
Imghaqqgad Indirett

1) Esprimi bil-mod is-soluzzjoni waqt |i toghrok sew mat-tessut.

2) Hekk kif jidher il-koagulum skur zejjed jista' jitnehha bi sprej sod ta' arja/tal-ilma u
bil-gbid. L-emostazi finkiseb meta koagulum ?d'\dj\e af jifforma.

3) Jekk ssenh fsada meta tnaddaf bi sprej'sod tal-arja/tal-ilma, irrepeti I-pass 1-2 hawn
fu(Lsakemm tieqaf il-fsada.

4) Jekk l-ispostament tat-tessut huwa mehtied, kompli sal-5 pass, jekk |-ispostament
ma jkunx mehtieq naddaf is-snien b'35% ta" acidu fosforiku ghal 2-3 sekondi segwit
minn sprej sod tal-arja/tal-ilma u kompli b'impressjoni, b'restawr maghqud dirett,
Jew bi twahhil/luting ta’ restawr finali.

5) Caglaq it-tessut billi tippakkja dags xieraq ta' korda Ultrapak™ fis-sulcus. Ghall-
ispostament ottimali, poggi ammont zghir ta’ soluzzjoni emostatika f'dixx dappen u
xarrab il-korda qabel tippakkjaha.

6) I--hin ta’ kuntatt rakkomandat ghall-agenti emostatici bis-sulfat tal-hadid tal-
Ultradent imxarrba fil-korda huwa ta’ madwar 5-10 minuti.

7) Nehhi -korda u naddaf is-sinna b’ acidu fosforiku ta’ 35% ghal 2-3 sekondi seqwit
minn sprej sod tal-arja/tal-ilma, u kompli bimpressjoni, bfestawr maghqud dirett,
jew bi twahhil/luting tar-restawr finali.

8) Applika agent tat-twahhil jew siment tal-luting skont \—'\slruzzjoniget tal-manifattur.
NOTA: Ghal restawr dirett il-korda tista’ titnehha jew tithalla f'postha biex tipproteqgi
t-tessut artab. Il-pass tat-tindif bl-incizjoni jista' jitwettaq waqt li I-korda tkun f'postha.
Uzu - Pulpotomig'i Vitali

1) Oghrok sew fil-post tal-fsada sakemm id-demm inaqqas. Hekk kif jidher il-koagulum
skur 2ejied, lahlah b'nixxiegha soda ta ilma sterili fuq iz-zona u igbed biex tnefifi

I-koagulum estranju. . .
2) Ipf)rocedw bir-restawr tal-pulpotomija b'materjali li ntghazlu u skont l-istruzzjonijiet
tal-manifattur.
NOTA: Id-diskolorazzjoni tat-tessut artab huwa temporanju.
Ipprocessar

Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsah is-siringa bejn uzu ghall-iehor b'dizinfettant ta’
livell intermedju u uza’ barriera li tintrema. Jekk ma tintuzax barriera, is-siringa ghandha
tigi uzatha darba biss

Hazna u Rimi

Armi l-iskart skont ir-regol, il-linji gwida u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni Mixxellanja

Irrapporta kwalunkwe incident segu lill-manifattur u lill-awtorita kompetenti.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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5 ViscoStat™
Srodki koagulujgce, hemostatyczne

Opis produktu
Srodek hemostatyczny ViscoStat™ jest roztworem hemostatycznym réwnowaznym roztworowi
20% siarczanowi zelaza z obojetnymi $rodkami wigzacymi w lepkim nosniku wodnym o pH
okoto 1,0. Preparat hemostatyczny ViscoStat jest przeznaczony do stosowania w zatrzymywaniu
rézneqo stopnia krwawien z wosniczek jamy ustnej lub ptyndw dziastowych podczas leczenia
stomatologicznego i chirurgii jamy ustnej, w tym protetyki statej, leczenia odtwérczego,
zachowawczego T periodontologicznego. Preparat hemostatyczny ViscoStat moze by¢ rowniez
stosowany do wstecznych wypetnien, zebow zatrzymanych, wycinania dzigset oraz jako
Jutrwalacz” przy pulpotomii.
W przypadku wsz%st ich opisanych produktow przed uzyciem nalezy uwainie przeczytac i
zrozumiec wszystkie instrukgje i karty charakterystyki
Formy aplikacji
« Strzykawka IndiSpense™ 30 ml
. SIrzykawkadeaHi(a 1,2ml
* Koricéwka do aplikadji
o Metalowa koricéwka Dento-Infusor™
Wskazania do stosowania/przeznaczenie
Do W zatrzymy krwawienia whoéniczkowego jamy ustnej i/lub ptynéw
dzigstowych w stomatologii odtwdrczej, zachowawczej i chirurgicznej.
Przeciwwskazania
« Nie stosowac u pacjentéw z rozpoznang alergia na siarczan zelaza.
« W przypadku pacjentéw lub uzytkownikéw z problemami alergicznymi nalezy
zapoznac sie z dokumentem dotyczacym a\ergbenéw w produkcie dostepnym na
stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakgji alergicznej
dokfadnie prz?ﬂukac’ narazony obszar woda i skierowac pacjenta na konsultacje do
lekarza prowadzacego.
Ostrzezenia i $rodki ostroznosci
« Przed wigzaniem, wyciskami lub w przypadku obecnodci &BKIChkO‘W‘\GK innych
zanieczyszczen powierzchnie zeba/preparacji nalezy krotko wytrawic roztworem 35% kwasu
fosforowe?o przez 2-3 sekundy, a nastepnie oczy$ci¢ mocnym strumieniem powietrza/
wody w celu usuniecia zanieczyszczen. Nie jest to konieczne w przypadku stosowania
konwencjonalnego systemu wiazacego stosujacego wytrawianie kwasem fosforowym.
Aby unikna¢ niebieskiego przebarwienia tkanek miekkich, tych Srodkéw hemostatycznych
na bazie siarczanu zelaza nie nalezy mieszac z epinefryng ani z jakimkolwiek innym ni¢mi
relrakczmyrm nasgczonymi epinefryna.
Unikaj kontaktu z odzieza. Stosuj odziez o(hronnqhi okulary ochronne dla dentysty,
asystenta i pacjenta podczas przygotowania i obchodzenia sie ze Srodkami o
hemostatycznymi z slarczanu zelaza. W przypadku kontaktu z odziezq nalezy uzy¢ srodka do
usuwania plam Astringedent Spot Remover.
« Uzywaj tylko zalecanych koricowek.
Instrukcje szczegétowe
Przy%ctowanie - strzykawka 1,2 ml

1) Zamocuj zalecana koricéwke do aplikacji i sprawdz kolor, konsystencje i przej
przed zastosowaniem wewnatrzustnym. Jesli wystepuje opdr, wymier koricowke i
sprawdz ponownie.

Przygotowanie - strzykawka IndiSpense 30 ml

1) Przymocuj strzykawke 1,2 ml do strzykawki IndiSpense.

2) Wyciénij zawartos¢ IndiSpense do strzykawki 1,2 ml do pozadanego poziomu napenienia.

3) Oddziel strzykawki i ponownie umies¢ zatyczke na strzykawce IndiSpense

4) Przymocuj zalecang koricéwke do strzykawki 1,2 ml i sprawd? kolor, konsystencje i
przeptyw przed zastosowaniem wewnatrzustnym. Jesli wystepuje opér, wymiert koricéwke
I sprawdz ponownie.

ie - wyciski, ienia posi
adhezyjne/cementowe

1) Powoli wycisnij roztwdr, jednoczenie mocno pocierajac o tkanke.

2) W przypadku pojawienia sie nadmiaru ciemnego koagulatu mozna go usunac silnym
strumieniem powietrza/wody i odessac. Hemostaze osiggnieto, gdy nowy koagulat

rzestaje sie tworzyc

3) Jesli po oczyszczeniu silnym strumieniem powietrza/wody wystapi krwawienie, powtérz

owyzsze kroki 1-2, az krwawienie ustanie.

4) res'h onieczna jest retrakcja tkanki, przejdz do kroku 5, jesli retrakcja nie jest konieczna,
oczys¢ zab roztworem 35% kwasu fosforowego przez 2-3 sekundy, a nastepnie
zastosuj natrysk mocnym strumieniem powietrza/wody i wykonaj wycisk, bezposrednie
uzupetnienie adhez&/jne lub posrednie uzupetnienie adhezyjne/cementowe.

5) Wykonaj retrakcje tkanki poprzez zastosowanie odpowiedniego rozmiaru nici Ultrapak™
w szczelinie. Aby uzyskac optymal $C i
ilos¢ roztworu hemostatycznego w szklanym naczynku i nasacz nic.

6) Zalecany czas kontaktu Srodkéw hemostatycznych z siarczanu zelaza firmy Ultradent do
nasaczenia nici wynosi okoto 5-10 minut.

7) Usun ni¢ i oczy$c zab roztworem 35% kwasu fosforowego przez 2-3 sekundy, a nastepnie
zastosuj natrysk mocnym strumieniem powietrza/wody i wykonaj wycisk, bezposrednie
uzupetnienie'adhezyjne lub posrednie uzupetnienie adhezyjne/cementowe.

8) Natdz Srodek wigzacy lub cement adhezyjny zgodnie z instrukcjami producenta

UWAGA: W przypadku wypetnienia bezposredniego ni¢ moze zostac usunieta lub pozostawiona
na miejscu, aby chronic tkanke miekka. Etap wytrawiania mozna wykonac z nicia w dziasle.
Zastosowanie — Pulpotomia czesciowa

1) Pocieraj mocno miejsce krwawienia, az krwawienie ustapi. Gdy pojawi sie nadmiar

ciemnego koagulatu, sptucz obszar silnym strumieniem sterylnej wody i odsacz, aby
usunqb(’ zewnetrzny skrzep.
2) Wy%e nij miejsce pulpotomii za pomoca wybranych materiatow i zgodnie z instrukcjami
roducenta.
UWAEA: Przebarwienie tkanek migkkich jest tymczasowe.
Odkazanie
Aby uniknac krzyzow%%:) zanieczyszczenia, pomiedzy kolejnymi zastosowaniami strzykawke
nalezy przecierac $rodkiem 'm poziomu i uzywac jednorazowego
rekawa barierowego. Jesli nie uzywa sie rekawa barierowego, strzykawl ena«ezy traktowac jako
wyrdb jednorazowy
Przechowywanie i utylizacja
Odpady utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporzadzeniami
Inne informacje
Wszelkie powazne incydenty na\eisv zzg&osi(’ producentowi i odpowiedniemu organowi.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Agenti coagulanti, hemostatici

Descrierea produsului

Hemostaticul ViscoStat™ este o solutie hemostatica echivalenta de sulfat feric 20% cu agenti de
legare inerti intr-un purtator apos vascos, cu un pH de aproximativ 1,0. Hemostaticul ViscoStat
este destinat spre utilizare in stoparea diferitelor grade de sangerare capilara oral sau a
lichidului crevicular i timpul tratamentelor dentare si a interventiei chirurgicale orale, incluzénd
protezarea fixa, tratamentului restaurator-operatoriu si cel parodontal. Hemostaticul ViscoStat
poate fi, de asemenea, utilizat pentru obturatie retrograda, dinti impactati, gingivectomii si ca
Jfixator” pentru pulpotomii.

Pentru toate produsele descrise, cititi cu atentie si intelegeti toate instructiunile si informatiile
din fisa cu date de siguranta (SDS) fnainte de utilizare.

Formular(e) de livrare

« Seringd IndiSpense™ de 30 ml

« Seringa de aplicare de 1,2 ml

« Varf de aplicare:

o Varf de aplicare Metal Dento-Infusor™
Indicatii de utilizare/Destinatia produsului
Pentru utilizarea in stoparea sangerarii capilare orale si/sau a lichidului crevicular n
stomatologia restaurativa, operativa si chirurgicald.
Contraindicatii

« Anu se utiliza la pacientii cu a\er?h cunoscute la sulfatul feric.

« In cazul pacientilor sau utilizatorilor cu probleme legate de alergii, consultati documentul
privind alergenii produsului, disponibil la www.ultradent.com. Daca se observa o reactie
alergica, clatiti bine zona expusa cu apd si solicitati-i pacientului s consulte un medic.

Avertismente si precautii

« Inainte de sistemului adeziv, amprentare sau in prezenta oricdrui alt contaminant,
suprafata dintelui/preparatului trebuie curatatd 2-3 secunde cu un gravaj acid fosforic
35%, urmata de o pulverizare ferma de aer/apa pentru a indeparta contaminarea. Acest
lucru nu este necesar atunci cand se utilizeaza un sistem conventional de lipire prin
gravare cu acid fosforic.

= Pentru a evita decolorarea albastra a tesuturilor moi, acesti a?em,\ hemostatici cu
sulfat feric nu trebuie amestecati cu epinefrina sau cu orice alt fir de retractie gingivald
impregnat cu epinefrind.

« Evitati contactul cu imbracamintea. Folositi imbracaminte de protectie si ochelari de
prote(t,\e#nemru dentist, asistent si pacient atunci cand incarcati si manipulati hemostaticul
cu sulfat feric. Dacd apare contactul cu imbracamintea, utilizati Astringedent Spot Remover.

« Folositi doar varfurile de aplicare recomandate.

Instructiuni pe pasi
Preparare - seringa de 1,2 ml

1) Atasati varful de aplicare recomandat i verificati culoarea, consistenta si fluxul inainte de a

aplicaintraoral. Dacd se intdlneste rezistentd, inlocuiti varful si verificati din nou.
Preparare - seringd IndiSpense de 30 ml

1) Atasati o seringa de 1,2 ml la seringa IndiSpense.

2) Tragefi IndiSpense in seringa de 1,2 ml pand la nivelul de umplere dorit

3) Separati seringile si reintroducei capacul seringii IndiSpense.

4) Atasafi varful de aplicare recomandat la seringa de 1,2 ml si verificafi culoarea, consistenta
sifluxul inainte de a aplica intraoral. Daca se fntalneste rezistentd, inlocuiti varful si
verificati din nou.

Utilizare - Amprentare, Restaurare directa cu sistem adeziv, Restaurare indirecta cu
sistem adeziv/cimentata

1) Aplicati incet solutia in timp ce frecati ferm de tesut.

2) Pe masura ce apare coagularea intunecata in exces, aceasta poate fi indepartata cu o
pulverizare ferma de aer/apa si aspirare. Hemostaza se realizeaza atunci cdnd se opreste
formarea noii coagulari

3) Dacd sangerarea apare atunci cand este curatatd cu o pulverizare ferma de aer/apa,
repetati pasul 1-2 de mai sus pana cand sangerarea se opreste.

4) Dac este necesard deplasarea tesutului, continuati cu pasul 5, daca nu este necesara
deiﬂasarea, curatati dintele cu acid fosforic 35% timp de 2-3 secunde, urmat de o
pulverizare ferma cu aer/apd si continuati cu amprenta, restaurarea directa prin sistem

adeziv sau colarea/cimentarea restaurdrii finale.

5) Depirtafi fesutul prin introducerea firului de retractie gingivala Ultrapak™ de dimensiunea
(oresfunzétoare in sulcus. Pentru o departare optimd a tesutului, punefi o cantitate mica
de solutie hemostaticd intr-un vas si inmuiati firul inainte de introducere.

6) Timpul de contact recomandat pentru agentii hemostatici cu sulfat feric Ultradent care
nmoaie firul este de aproximativ 5-10 minute.

7) Scoateti firul si curatati dintele cu acid fosforic 35% timp de 2-3 secunde, urmat de o
pulverizare ferma de aer/apa si continuati cu amprentarea, restaurarea directd prin sistem
adeziv sau colarea/cimentarea restaurdrii finale.

8) Aplicati agent adeziv sau ciment conform instructiunilor producatorului

NOTA: In restaurarea directd, firul de retractie gm?\valé poate fi scos sau dsat acolo pentru a
proteja tesutul moale. Etapa de gravaj acid poate i efectuata in timp ce firul de retractie este
pe pozitie.

Utilizare - Pulpotomii vitale

1) Frecati ferm la locul sangerarii pana cand sangerarea a incetat. Pe masura ce apare
coagularea in exces de culoare inchisd, clatiti zona cu un jet ferm de apa sterild si aspirati
pentru a indepdrta coagularea realizata.

2) Continuati cu refacerea pulpei cu materialele la alegere si conform instructiunilor
_producatorului.

NOTA: Decolorarea tesuturilor moi este temporara,

Prelucrarea

Pentru a evita contaminarea incrucisatd, stergeti seringa cu un dezinfectant intermediar intre
utilizari si folositi un husa de protectie de unicd folosinta. Dacd nu se utilizeaza o husa de
protectie, seringa trebuie tratata ca fiind de unica folosinta

Depozitarea si trecerea la deseuri

Eliminati deseurile in conformitate cu normele, orientarile si reglementarile locale.
Informatii diverse

Raportati orice incident grav producatorului si autoritatii competente.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
Koagulacné, hemostatické cinidla

Popis vyrobku
Hemostatikum ViscoStat™ je 20% hemostaticky roztok ekvivalentny siranu Zelezitému
s inertnymi spojivami vo viskéznom vodnom nosici s pH priblizne 1,0. Hemostatikum
ViscoStat je urcené na pouZitie pri zastaveni réznﬁch stupriov Ustneho kapildrneho krvcania
alebo sulkularnych tekutin pocas stomatologického oetrenia a orélnej chirurgie vratane
fixne] protetiky, vjpliovo-operacnej a periodontélnej liecby. Hemostatikum ViscoStat mozno
pouZit aj na spatne vjplne, impakcie zubov, gingivekiémie a ako ,fixacny prostriedok”
Eri pulpotomii

ri vsetkych popisanych vyrobkoch si pred pouZitim pozorne precitajte a pochopte vetky
pokyny a informaciez KBU.
Aplikatné formy

* 30 ml striekacka IndiSpense™

« Injekend striekacka s objemom 1,2 ml

« Aplikacné kanyla:

Kovova kanyla Dento-Infusor™

ie/Zamyslany tcel

Na zastavenie Ustneho kapildrneho krvdcania a/alebo sulkuldrnych tekutin v zachovnej,
operacnej a chirurgickej stomatoldgii

Kontraindikécie

+ Nepouzivat u pacientov so zndmou alergiou na siran Zelezity.

« Informacie pre pacientov s alergiou ndjdete v dokumente o alergénoch pre
vyrobok, ktoré s k dispozicii na www.ultradent.com. Ak sa objavi alergické reakcia,
oplachnite exponované miesto dokladne vodou a odporucte pacientovi konzultaciu
s jeho lekdrom

Varovania a bezpecnostné opatrenia

+ Pred lepenim, odtlackami alebo v pritomnosti akejkolvek inej kontaminécie must
byt povrch zuba/preparétu vycisteny kratkym 2-3 sekundovym leptanim 35%
kyselinou fosforecnou a naslednym silnym pridom vzduchu/vod(, aby sa odstranili
necistoty. Toto nie je potrebné pri pouZiti konvencného systému leptania na baze
k){)selmy fosforecnej.
Aby sa pred|§\0 modrému sfarbeniu makkych tkaniv, tieto hemostatické Cinidld na baze
siranu Zelezitého by sa nemali miesat's epinefrinom alebo inym retrakénym vidknom
impregnovanym epinefrinom.
Zabraite kontaktu s odevom. Pri vkladani a manipuldcii so siranom Zelezitym
s hemostatickym Gicinkom pouzvajte ochranny odev a ochranné okuliare pre
zubdra, asistenta a pacienta. Ak ddjde ku kontaktu s odevom, poutzite odstrariovac
adstringedentnych Skvin

« Pouzivajte iba odporticané kanyly.

Postupné pokyny
Priprava - 1,2 ml striekacka
1) Pred intraordlnou aplikiciou nasadte odportcant aplikacnd kanylu a skontrolujte
farbu, konzistenciu a prietok. Ak sa stretnete s odporom, vymerite kanylu
aznova skontrolujte
Priprava - 30 ml striekacka IndiSpense
1) Pripojte 1,2 ml injekénd striekacku k injekénej striekacke IndiSpense.
g \gé\acte IndiSpense do 1,2 ml injekénej striekacky na pozadovant droven naplnenia.
4)

delte injekcné striekacky a striekacku IndiSpense znova uzavrite uzaverom.
Pripojte odporti¢and aplikatnd kanylu na 1,2 ml injekénd striekacku a pred intraorélnou
aplikaciou skontrolujte farbu, konzistenciu a prietok. Ak sa stretnete s odporom,
yymeiite kanylu a znova skontrolujte.
Pouiitie - odtlacok, priama lepend nahrada, nepriama lepena /tmelend néhrada

1) Pomaly vytlacajte roztok, pricom ho pevne otierajte o tkanivo.

2) Ked sa objavi prebytocny tmavy koagulat, méZe sa odstrénit silnym pridom vzduchu/
vody a odsévanim. Hemostéza sa dosiahne, ked sa prestane tvorit novy koagult.

3) Ak ddjde ku krvcaniu pri cisteni silnym pradom vzduchu/vody, opakujte vyssie
uvedené kroky 1-2, kym sa krvacanie nezastavi.

4) Akje gotrebné premiestnenie tkaniva, pokracujte krokom 5, ak nie je potrebné, vycistite
2ub 35% kyselinou fosforecnou na 2-3 sekundy a nasledne silnym prudom vzduchu/
vod* a pokracujte s odtlackom, priamou lepenou néhradou alebo lepenim/tmelenim
findlnej ndhrady.

5) Premiestnite tkanivo tak, Ze do sulku viozite viakno Ultrapak™ vhodnej velkosti. Pre
optimalne premiestnenie umiestnite malé mnozstvo hemostatického roztoku do misky
a pred utesnenim namocte vidkno.

6) Odportcany cas kontaktu(g)re hemostatické latky Ultradent siranu Zelezitého nasiaknuté
do vidkna je priblizne 5-10 mindit.

7) Odstrérite viakno a vycistite zub 35% kyselinou fosforeénou po dobu 2 - 3 sekiind
a ndsledne silngm priidom vzduchu/vody a pokrauite s odtlatkom, priamou lepenou
nahradou alebo lepenim/tmelenim findlnej nahrady.

8) Naneste spojivo alebo tmel podfa pokynov vjrobcu,

POZNAMKA: Pre priamu ndhradu moze bﬁt vlakno odstranené alebo ponechané na
mieste na ochranu mékkého tkaniva. Krok Cistenia leptanim mozno vykonat, ked je vidkno
na mieste.

PoutZitie - Vitalne pulpotémie

1) Dokladne drhnite miesto krvécania, kjm krvécanie neustipi. Ked sa objavi nadbytotny
tmavy koaguldt, oplachnite oblast silnym pridom sterilnej vody a odsajte, aby ste
odstrdnili vonkajSie zrazeniny.

2) Pokracujte v obnove pulpotomie pomocou vybranych materidlov a podla pokynov

vxrobcu ) ) L

POZNAMKA: Zafarbenie mékkych tkaniv je docasné.

Spracovanie

Aby ste predisli krizove] kontamindcii, medzi pouzitiami utrite injekénd striekacku
dezinfekcnym prostriedkom strednej Urovne a pouzivajte jednorazova ochranny navlek. Ak
sa nepouziva ochranny navlek, injekcnd striekacka sa smie pouzit jednorazovo
Skladovanie a likvidacia

Odpad zlikvidujte v stilade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.
Rozne informécie

Vrobcovi a prislusnému orgénu nahlaste kazdd zavaznd udalost.
www.ultradent.com / 1.800:552.5512 / 801.572.4200

ViscoStat™
Koagiilatif, Hemostatik Ajanlar

URUN TANIMI

ViscoStat™ hemostatik, pH't yaklasik 1,0 olan, viskoz, sulu bir tawm icinde inert
baglayic maddeler iceren %20 demir stilfata esdeger hemostatik solisyondur. ViscoStat
hemostatik, dis tedavisi ve sabit protez, restoratif-operatif ve periodontal tedavi dahil
olmak tizere agiz cerrahisi sirasinda gesitli derecelerde oral kapiler kanamanin veya
sulkler sivilarin durdurulmasinda kullaniimak tizere tasarlanmistir. ViscoStat hemostatik
aYn(a retrograd dol?ular, gomulu digler, gingivektomiler ve pulpotomiler icin “fiksatif”
olarak da kullanilabiir.

Aé\klanan tim Grtinler icin kullanimdan 6nce tim talimatlari ve Malzeme Bilgi Formu
(SDS) bilgilerini dikkatlice okuyun ve anlayin.

Uygulama $ekli

+ 30 ml IndiSpense™ siringa

+ 1,2 ml siringa uygulama’siringasi

+ Uygulama ucu:

o "Metal Dento-Infusor™ Ug
likasyonlari/ Amaci
Restoratif, operatif ve cerrahi dis hekimliginde oral kapiler kanamayi ve/veya sulkiiler
sivilari durdurmada kullanim icindir.
Kontrendikasyonlar

+ Demir siilfata alerjisi olduPu bilinen hastalarda kullanmayin.

« Alerji sorunlari olan hastafar veya kullanicilar icin www.ultradent.com adresinde
bulunan iiriin alerjen belgesine bakin. Alerjik reaksiyon gorilirse maruz kalan
bélgeyi suyla iyice yikayin ve hastaya doktora bagvurmasini soyleyin.

Uyarilar ve Onlemler

+ Bonding ve dl¢ti alimindan 6nce veya baska herhangq'\ bir kontaminant varliginda
dis/preparasyon yiizeyine 2-3 saniyelik kisa bir %35 fosforik asit agindirma’islemi
yapilarak temizlenmeli ve ardindan kontaminas&/onu gidermek icin sert hava/
su spreyi uygulanmalidir. Geleneksel bir fosforik asit asitleme bonding sistemi
kullanildiginda bu gerekli degildir.

* Yumusak dokularda mavi renk bozulmasini 8nlemek icin, bu demir stilfat hemostatik
ajanlar, epinefrin veya epinefrin emprente edilmis herhangi bir retraksiyon ipi
ile kar\?tm\mamahdm

« Kiyafetlere temas etmesinden kaginin. Demir siilfat hemostatik yiiklenirken ve
kullanilirken dE hekimi, asistan ve hasta koruyucu giysi ve koruyucu ﬂqoz\uk
kullanmalidir. Giysilerle temas halinde, Astringedent Leke Cikarict kuflanin

+ Sadece 6nerilen uglart kullanin.

Adim Adim Talimatlar
Hazirlik - 1,2 ml siringa

1) Onerilen uygulama ucunu ekleym ve agjiz igine uygulamadan once rengj, kivami ve

akist do‘rula{m. Direngle kargilagirsaniz ucu degistirin ve yeniden konfrol edin.
Hazirlik - 30 ml IndiSpense §|r|nga

1) IndiSpense sinngaya 1,2 ml'lik bir sirnga takin.

2) IndiSpense’i 1,2 m(lik siringaya istenen dolum seviyesine kadar uygulayin.

3) %\rmgalan ayirn ve IndiSpense sirnganin basligini tekrar takin

4) Onerilen uygulama ucunu 1,2 ml B\rmgaya takin ve agiz icine uygulamadan énce
rengi, kivami ve akisi dogrulayin. Direncle karsilagirsaniz ucu degistirin ve yeniden
kontrol edin.

Kullanim - Olgii, Direkt Bonding Restorasyon, Indirekt Bonding/
Simante Restorasyon

1) Dokunun sertce ovarken soliisyonu yavasca uygulayin.

2) Fazla koagulum ?OrUnduV‘un e sert hava/su spreyi ve aspirasyon ile giderilebilir.
Yeni koagtilum olusumu durdugunda hemostaz gergekle§m\? olur.

3) Sert hava/su spreyi ile temizlendiginde kanama meydana gelirse kanama durana
kadar yukaridaki 1.-2. adimi tekrarlayin.

4) Doku yer degistirmesi gerekiyorsa 5. adima devam edin, yer degistirme
gerekmiyorsa disi 2-3 Saniye %35 fosforik asitle temizleyin, ardindan sert hava/su
Spreyi uygulayin ve 6lc, direkt bonded restorasyon veya son restorasyona bonding/
gap@urma islemi yaparak devam edin.

5) Sulkusun icine uygun boyutta Ultrapak™ iiﬂ sikistirarak dokuyu ikarin. Okptimum er
degistirme icin az miktarda hemostatik soltisyonu likit kabina koyun ve sikistirmadan
6nce ipi soliisyona batirin. . .

6) Solisyona batmlmlg Ultradent demir siilfat hemostatik ajanlar icin 6nerilen temas
stiresi yaklasik 5-10 dakikadir.

7) Ipi gikarin ve disi 2-3 sang/e %35 fosforik asitle temizleyin, ardindan sert hava/su
spreyi uygulayin ve lc, direkt bonded restorasyon veya son restorasyona bonding/
{]aplwrma islemi yaparak devam edin.

8) Ureticinin talimatlarina gdre bonding alj(am veya yapistirma simani uygulayin.

NOT: Dogrudan restorasyonda yumusak dokuyu korumak icin ip yerinde birakilabilir
veya glkarilabilir. Asitle temizleme adim, ip yerindeyken gerceklegtirilebilir.
Kullanim - Vital Pulpotomiler

1) Kanama azalincaya kadar kanama bolgesini sertce ovun. Fazla koagilum
goriindiiginde, alana sert steril su akis uygulayin ve fazla pihtyi gidermek iin
aspire edin. .

2) Pulpotomiyi secilen malzemelerle ve Greticinin talimatlarina gore restore etmeye

evam edin.

NOT: Yumusak dokularda olusan renklenme gegicidir.

Islemden Gegirme

gapraz kontaminasyonu 6nlemek icin her kullanimdan sonra siringayi orta dtizeyli bir
lezenfektan ile dezenfekte edip silin ve tek kullanimlik bariyer kilifi kullanin. Bariyer kilifi

kullanilmiyorsa, siringa tek sefer kullanilip atilmalidir

Saklama ve Imha

Atiklari yerel kurallara, yonergelere ve diizenlemelere gore imha edin.

Cesitli Bilgiler

Herhangi bir ciddi olay Greticiye ve yetkili makama bildirin.
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ViscoStat™
Koagulativna, hemostaticna sredstva

Opis izdelka

Hemostatik ViscoStat™ je hemostati¢na raztopina z inertnimi vezivnimi sredstvi v
viskoznem, vodnem nosilcu s pH priblizno 1,0, ki ustreza 20 % zelezovemu sulfatu.
Hemostatik ViscoStat je namenjen za zaustavitev razlicnih stopenj peroralne kapilarne
krvavitve ali sulkularne tekocine med zobozdravstvenim zdravijenjem in oralno kirurgijo,
vkljucno s fiksno protetiko, obnovitveno-operativnim in parodontalnim zdravijenjem.
Hemostatik ViscoStat se lahko uporablja tudi za naknadno zapolnitev, zobne poskodbe,
gingivektomije in kot “fiksator" za pulpotomije.

Za vse opisane izdelke pred uporabo natancno preberite in razumite vsa navodila in
informacije varnostnega lista.

Oblika(e) dobave

* 30 ml brizga IndiSpense™

* 1,2 ml brizga injekcijska brizga

« Konica za dovajanje:

o Kovinska konica Dento-Infusor™
Indikacije za uporabo/predvideni namen
Za uporabo pri zaustavitvi peroralnih kapilarnih krvavitev in/ali sulkularnih tekotin v
obnovitvenem, operativnem in kirurskem zobozdravstvu.
Kontraindikacije

« Ne upurabUa{te pri bolnikih z znanimi alergijami na Zelezov sulfat.

« Pribolnikih ali uporabnikih, ki imajo tezave z alergijo, glejte dokument o alergenih
izdelkih, ki je na voljo na spletni strani www.ultradent.com. Ce opatite alergijsko
reakcijo, izpostavljeno obmodje temeljito sperite z vodo, bolnik pa se mora o tem
posvetovati s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

+ Pred lepljenjem, odtisi ali v prisotnosti kakrSnega koli drugega onesnazenja je treba
zob/preparacijsko povrsino oistiti s kratkim 2-3 sekundnim jedkanjem s 35%
fosforno kislino, nato pa z mo¢nim prienjem zraka/vode odstraniti kontaminant. To ni
Botrebno pri ufmrab'\ obicajnega sistema za lepljenje z jedkanjem s fosforno kislino.

a bi se izognili modri obarvanosti mehkih tkiv, teh hemostatikov z zelezovim

sulfatom ne smete mesati z epinefrinom ali katero koli drugo premikalno vrvico,
impregnirano z epinefrinom.
Tzogibajte se stiku z oblacili. Uporabljajte zad¢itna oblacila in zas¢itna ocala za
z0bozdravnika, asistenta in pacienta pri nalaganju in ravnanju s hemostatikom z
Zelezovim sulfatom. Ce pride do stika z oblacili, uporabite Astringedent Spot Remover.

« Uporabljajte samo priporocene konice.

Navodila po korakih
Priprava - 1,2 ml brizga

1) Pred intraoralno uporabo namestite priporoceno konico in preverite barvo,

konsistenco in pretok. Ce se pojavi upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.
Priprava - 30 ml brizga IndiSpense

1) Na brizgo IndiSpense pritrdite 1,2 ml brizgo.

2) Iztisniteé IndiSpense v 1,2 ml brizgo do Zelene ravni polnjenja.

3) Locite brizgw in ponovno zaprite brizgo IndiSpense.

4) Na 1,2 ml brizgo pritrdite priporo¢eno konico in pred intraoralno uporabo
preverite barvo, konsistenco in pretok. Ce se pojavi upor, zamenjajte konico in
ponovno J)reverite.

Uporaba - Odtis, neposredno lepljeno restavriranje, posredno lepljeno/
fiksino restavriranje

1) Pocasi iztisnite raztopino, medtem ko trdno drgnite ob tkivo.

2) Ko se pojavi odvecni temni koagulum, ga lahko odstranite z mo¢nim préenjem zraka/
vode in odsesavanjem. Hemostaza je dosezena, ko seJ)reneha tvoriti nov koagulum.

3) Ce pri ¢istenju z mocnim prsenjem zraka/vode pride do krvavitve, ponovite korak 1-2
zgoraj, dokler se krvavitev ne ustavi.

4) Ce je potreben premik tkiva, nadaljujte s korakom 5, ¢e premik ni potreben, ocistite
00 s 35 % fosforno kislino za 2-3 sekunde, cemur sledi mocno prienje zraka/vode
in nadaljujte z odtisom, neposredno vezano restavracijo ali lepljenjem/fiksiranjem
koncne restavracije.

5) Premaknite tkivo tako, da zapakirate vrvico Ultrapak™ ustrezne velikosti v sulkus.

Za optimalen premik dajte majhno koli¢ino hemostaticne raztopine v posodico in
namocite vrvico pred pakiranjem.

6) Priporoceni kontaktni ¢as za s hemostaticnimi sredstvi Ultradent z Zelezovim sulfidom
namocene vrvice je priblizno 5-10 minut.

7) Odstranite vrvico in zob Cistite s 35 % fosforno kislino 2-3 sekunde, cemur sledi
Cvrsto zratno/vodno prienje in nadaljujte z odtisom, direktno vezano restavracijo ali
lepljenjem/futiranjem koncne restavracije.

8) Nanesite vezivno sredstvo ali cementni viozek v skladu z navodili proizvajalca.
OPOMBA: Za neposredno obnovo lahko vrvico odstranite ali pustite na mestu, da zadcitite
mehko tkivo. Korak ¢iscenja jedkanja lahko izvedete, ko je vrvica na mestu.

Uporaba - vitalne pulpotomije

1) Trdno drgnite mesto krvavitve, dokler se krvavitev ne umiri. Ko se pojavi odvecni
temni koagulum, obmocje sperite z mocnim curkom sterilne vode in's sesanjem
odstranite odvecni koagulum.

2) Nadaljujte z obnovo pu?potomije zmateriali po izbiri in po navodilih proizvajalca.

OPOMBA: Razbarvanje mehkih tkiv je zacasno.

Obdelava

Da se izognete navzkrizni kontaminaciji, obrisite brizgo z zmernim razkuzilom med
uporabo in uporabite zaporni tulec za enkratno uporabo. Ce se zaporni tulec ne uporablja,
je treba brizgo obravnavati kot pripomocek za enkratno uporabo

Skladiscenje in odstranjevanje

Odpadke odstranjujte v skladu z lokalnimi pravili, smernicami in predpisi.

Razne informacije

Obvestite proizvajalca in pristojni organ o vsakem resnem incidentu.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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ViscoStat™
KoarynauuoHHble, reMocratiyeckue cpeacrsa

Onucanme npoaykTa
emoctaTnueckoe tEoeu(Tsc ViscoStat™ npejcTaBnsieT 0601 remocTatinyeckuii pacrsop,
3KBUBANEHTHbIT 20% CyNbGATY XeNe3a, C MHEPTHBIMM CBS3YIOLLIMM BElL|eCTBaMM Ha
BA3KOI BOAHOI 0CHOBE € pH NpnbmauTensHo 1,0. femocTatueckoe cpepcTeo ViscoStat
npeaHa3HaueHo 15 OCTaHOBKY KanWANFPHLIX KDOBOTEUEHNI U3 POTOBOY NONOCTA AN
BbI/IEHIS JLCHEBOV XWAKOCTIA PA3NUHO CTEMIEHI BO BPEMS CTOMATONOMMUECKOTO NIeYeHns
W XVIYPIUYECKIX BMELIATENLCTB B NONIOCTY PTa, BKI0Uas HECbEMHOR NPOTe3NpoBaHMe,
BOCCTAHOBUTE/IbHO-0MEPATUBHOE 1 NAPOAOHTONOTMYECKOE leverite. feMocTaTnyeckoe
CPe/CTBO ViscoStat TakKe MOXET UCTI0/b30BATLCS NP PETPOTPAHOM MNOMOUPOBAHMM,
PETEHLWI 3y60B, MMHTMBIKTOMUM, a TaKXe B KaUeCTBE «QUKCATOPa» NPY MyNbNOTOMUM.
[Ins BCex oncaHHbIX NPO/YKTOB Nepey| UCMofb30BaHMeM BHIMATENIbHO NPOUTITE U ycBoiiTe
BCE WHCTPYKLYY 11 NacriopT 6€30MacHoCTH.
dopma nocTasku

« LWnpuy IndiSpense™ Ha 30 ma

« LUnpuu Ans focTaku 06beMoM 1,2 M

+ Hacagka-go3atop:

o MeTajnnuecknii HakoHeuHuk Dento-Infusor™

RU

K
TIpepHasHadeH Ans OCTaHOBKI KaNWANAPHOTO KDOBOTEUEHYA 8 NOAOCTH PTa W/WiK BbijeneHis
|ECHEBOV XWAKOCTU B BOCCTAHOBHUTENLHOIA, OMEPaTUBHOI 1 XMPYPrUYECKOM CTOMATONOTUM.
POTUBOMOKA3aHNS. . .
* He NpuMeHsTb NaLyenTam C U3BECTHOM anneprueii Ha Cynbgar xenesa
+ 18 NaLMEHTOB WK NONIb30BATENEN C aNEPIIeld CM. OKYMEHT 0 NPUCYTCTBYIOLLYX B
TPOAYKTe anNepreHax, A0CTyNHbIii Ha Beb-caiite www.ultradent.com. Ipu BO3HUKHOBEHMM
anNIepruyeckoy peakLy TILiaTebHO NPOMOIATE 06AACTb BMeLLATeNbCTBa BOAOV 1
1ONPOCKTE NaLYIeHTa NPOKOHCYNLTPOBATLCS C €70 leUalliiM BPayomM
npelﬂlnpexneum ¥ Mepbl PeAOCTOPOKHOCTY
+ Tlepes} aAre3vBHOV QYIKCALVENR, CHATEM CIEMKOB UAM NP HAAUYMI N1060TO
JPYroro 3arpsi3HeHys NOBEPXHOCTL 3yba/npenapvpoBaHyisl HEOBXOANMO OUNCTATL
2-3 ¢ npory 35% GoCHOPHOIA KMCNOTON C
NOCNEAYIOLLIM CUAIbHbIM PACNbINEHVEM BO3/lyXa/BOAbI /15 YAANEHNS 3arPI3HEHMiA. B 3ToM
HeT HeOBXOAUMOCTY MY UCMIOA30BAHIN OBBIHOI CUCTeMbI MPOTPABAMBAHS HA OCHOBE
$OCYOPHOI KNCTOTbI .
+ Urobbl U36€XaTb NOCUHEHI MATKWX TKaHel, 3T reMoCTaTuueckue Cpe/CTBa Ha
0CHOBE CyNlb(haTa XeNe3a He UeAyeT CMelwiBaTb C aApeHaNiHOM Wi Nto6oit fpyroii
Blew aKLIOHHOI HUTbI0, NPONUTAHHOI a/PEHANHOM.
30eraiiTe KOHTaKTa C 0AX0iA. ICONb3yiTe 3aLLUTHYIO OAEXAY 1 3aLLMUTHbIE 04KN s
CTOMATO/I0ra, ACCUCTEHTA U NalMerTa NP 3arpy3ke M OBPLLIeHIN C reMOCTaTYeCKM
CPE/ACTBOM Ha OCHOBE CynbaTa Xene3a. B C1yyae KOHTaKTa C 0AEXAOI Cnonb3yiite
CPe/CTBO 419 yaaneHms nsex Astringedent
+ Wcnonb3yiTe T0/1bKo pexoMeH/10BaHHbie HakoHeUHMKM.
MoLwaroBbie MHCTPYKUMN
Mogrotoska - wnpuy 1,2 Mn
1{‘ MpuKpenuTe peKOMEHyeMblit HaKoHeUHIK AnS AOCTaBKY W MPOBEpbLTe LIBeT,
KOHCYCTEHLIVIO 1 TeKyUECTb Nepe/l BHYTPUPOTOBLIM UCTIONb30BaHeM. ECn uyscTayetca
CONPOTMBNEHWE, 3aMEHIMTE HAKOHEYHWK W NOBTOPUTE NPOBEPKY
H?{.\FOTOBKE - wnpuy IndiSpense 30 mn
)

MpucoeanHute Wwripuyy 1,2 Ma k wpuuy IndiSpense
2) Bbigasute IndiSpense B WNpuLy 1,2 M 10 XeNaemoro ypoBHs.
3; Pa3sbe/vHuTe WNPULL! 1 3akpoiiTe wnpuy IndiSpense KpbiLuKoi
4) TpukpenuTe pekomeHayeMblii HaKOHEUHIK 415 JOCTABKY K WNPHLLY Ha 1,2 M1 1 NpoBepsTe
L{BET, KOHCUCTEHLIMIO W Teky4ecTb 1epej BHYTPUPOTOBLIM MCMONb30BaHMeM. Ecin
UYBCTBYETCA COMPOTMBAIEHIAE, 3aMEHMTE HAKOHEUHNK Y OBTOpUTE NPOBEpKY
Wcnoflb3oBaHue - CHATYE Crienka, Npsmas ag) pec
ajiresnBHas pecraspauus/ pec
1) MeanerHo BbijaBuTe pacTBop, CULHO BTUPAS ero B TkaHb.Ko se pojavi odvecni temni
koagulum, ga lahko odstranite zmocnim préenjem zraka/vode in odsesavanjem.

Hemostaza Je dosezena, ko se preneha tvoriti nov koagulum.

Mo Mepe NOSIBNEHIs U3NLLIKA TEMHOO CryCTKa €ro MOXHO YAaMMTh CUIbHOI CTpyeil
BO3yXa/BOAbI M OTCOCOM. [eMOCTa3 AOCTUTAeTCs, KOra nepectaeT GopmMmupoBaTLCA
HOBBIIA CryCTOK. .

3) ECm KpoBoTeUeHie BO3HVKAET MK OUMCTKE C NOMOLLIIO CUALHO CTPYM BO3AYXa/BOAB,
nOBTOPAiTe Waryt 1-2 Bbilue, NOKa KPOBOTEUEHME HE OCTAHOBUTCA

4) Ecm HEOGX%/\MH PETPaKLAA TKaHu, MepeiifTe K wary 5, eciv peTpakLus He Tpebyetcs,
oumcTuTe 3y6 35%-Hoit GOCHOPHON KMCNOTON B TeueHIe 2-3 CekyH} C NoCTe/yIolLiE

06paboTKOV CUNLHON CTPYeli BO3AyXa/BOAbI 1 NPOAONXaITE BEINONHATS CHATIE Clenka,

PAMYI0 AATE3VBHYIO PECTABPALIVI0 W AATE3NBHYIO GUKCALMIO/NNOMEMPOBaHHE

MOCTOSHHON pecTaBpay. .

BbInosHuTe peTpakLyio TkaHew, ynoxms Hue Ultrapak ™ noaxoAsLuei TonuwmHb!

8 6opo3yy. LBM ONTYMANIbHOM PETPAKLMI NOMECTUTE HEBONIbLIOE KONIMYECTBO

reMOCTaT4ECKOro PACTBOPA B BYCTOPOHHMI CTAKAHUMK U 3aMOYMTE HUTb

nepe/] yKnajblBaHueM.

6) PekoMEHAyemoe BpeMs KoHTakTa remoctatuyeckux cpeacrs Ultradent Ha ocHose cynbdara
Xe/e3a, NPONUTAHHbIX B HUTb, COCTABASET 0KOAO 510 MUHYT,

7) Ynanute HUTL 1 NpOMOiATe 3yb 35%-Hoi GOCHOPHOI KNCNOTON B TeueHwe 2-3 cekyHg,
3aTem TuateNIbHo 0bpaboTaliTe CTpyeii BO3AYXa/BOAbI M NPOAO/KANTE CHIMATb
UIeroK, BbINO/IHSTH NPSMYIO 3ATe3VIBHYIO PECTABPALII0 WIN aAre3nBHYI0 dKCaLvio/
N/10MBYPOBAHNUE NOCTOAHHOM PECTaBpaLy.

8) HaHecuTe are3us Wnm CTeKNOMOHOMEPHbI LieMEHT B COOTBETCTBUM C

chrXaKuEmmm npOM3BOAUTENS:

TMPYMEYARWE: [lns npAMOiA pecTaBpaLiy, HATb MOXHO YBpaTb v OCTaBUTb NS

3aLLTEI MATKWX TKaHeV. 3Tan 04UCTKM MPOTPABAUBAHMEN MOXET BbINOAHATLCA NpHt

JCraHoBneHHOM HiT

I -

o

o

) TujateslbHO NOTPUTE MeCTo KOBOTEUEHNS, N10Ka KpOBOTEUEHIUe He NpekpaTurcs, Mpu
MOSBAEHNUY U3MLIKA TEMHOTO CryCTka NPOMOMTE NOPaXeHHYI0 0BAaCTb CUbHOI CTpyeit
CTePUALHOV BOABI 1 CMO/Ib3YiATE OTCOC, HTOBbI YAANUTH MOCTOPOHHMIA CTYCTOK.

2) Npuctynaiite K BOCCTaHOBAEHYIO MyNIbNOTOMMN T MCTIONb30BAHMEM MaTePUa08 No
eméo%m B COOTBETCTBIN C MHCTPYKLMSAMY TPOU3BOAUTENS.

MPUMEYAHUE: V3meHeHve LieTa MATKUX TkaHell HOCUT BpeMeHHbIiA xapakTep
Hapnexauee o6patyesne B

B 1i36eXaHine MepekpectHoro 3arpsi3Hens NpoTupariTe WNPULL Mexzy NpUMeHeHnAMM
AE3MHOUUMPYIOLLIM CPEACTBOM CPE/HEN AKTUBHOCT 1 UICNOAb3YViTe OAHOPa30Bble
3aUUMTHbIE YeXbl. ECIM 3aL4MTHBIE YEXTbI HE UCTIONB3YIOTCA, WNPULIb! CeAyeT paccMatpusars
KaK 0/JHOpa30Bble

XpaHeHue u yTuamsaums

YIUAM3MpYiATE OTXO/bI B COOTBETCTBIM C MECTHBIMY NPaBUAAMM, UHCTPYKLMAMY U HOPMAMY
Mpoyas nHpopmauus

C006LaliTe 0 Nt0ObIX CEPLE3HbIX MHLWACHTAX MPOU3BOAMTENHO U KOMETEHTHOMY OpraHy.
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ViscoStat™
Coagulative, Hemostatic Agents

Manufactured by: C €

Ultradent Products, Inc. 0044

505 West Ultradent Drive (10200 South)

South Jordan, Utah 84095 USA

Manufactured in the USA from globally sourced materials
[ECIREP] Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Cologne Germany

Australian Sponsor:

Ultradent Australia Pty Ltd

P.0.Box 111 Coogee, NSW 2034
18002909 29 | www.ultradent.com.au
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