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Brush head

Brush head identification symbol
Smart Pressure Sensor (Light Ring)
Interactive Display

Handle

Charger

On/off button

Mode button

Interactive Display features
«Daily Clean» mode

«Sensitive» mode

«Gum Care» mode

«Whiten» mode

«Intense» mode

«Super Sensitive» mode
«Tongue Clean» mode

Settings menu

Settings menu features

Manage Bluetooth® settings
Select/Change colour of Light Ring
Select/Change language
Perform factory reset

Feedback features

Timer

Battery status

Exchange reminder

Brush feedback

Accessories and features:

Smart Pressure Sensor features
Customize colour of Light Ring
via Oral-B App

Brush head «Ultimate Clean»
Brush head «Gentle Care»
Brush head holder with cap
Brush head holder stand
Travel case

Charging travel case

Charging light

Power supply (Smart Plug)

Download Oral-B App and connect to
Bluetooth® (see back page)

Note: Content may vary based on the model

purchased.



@ English
Welcome to Oral-B!

Before operating this toothbrush, please read
these instructions and save this manual for future
reference.

IMPORTANT

* Periodically check the entire
product/cords/accessories
for damage. A damaged or
non-functioning unit should no
longer be used. If the product/
cords/accessories are
damaged, take it to an Oral-B
Service Centre. Do not modify
or repair the product. This may
cause fire, electric shock or
injury. Never insert any object
into any opening of the
appliance.

e Usage by children under age
3is not recommended.
Toothbrushes can be used by
children and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge, if
they have been given supervi-
sion or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the
hazards involved.

e Cleaning and user maintenance

shall not be made by children
without supervision.

e Children shall not play with the
appliance.

e Use this product only for its
intended use as described in
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this manual. Do not use attach-
ments which are not recom-
mended by the manufacturer.
Only use the charger provided
with your appliance.

e Only use the charger and/or

special cord set (smart plug)
with integrated Safety Extra Low
Voltage power supply provided
with your appliance. Do not
exchange or tamper with any
part of it, otherwise there is risk
of an electric shock. If charging
stand/charging travel case is
marked with 492-xxxX,
only use Braun/Oral-B special
cord set (smart plug) with this
identification.

WARNING

Do not place the charger, smart plug or
charging travel case in water or liquid or store
where it can fall or be pulled into a tub or sink.
Do not reach for it when fallen into water.
Unplug immediately.

Avoid sharp bending, jamming or squeezing of
the cord.

This appliance contains batteries that are non-
replaceable. Do not open and disassemble
device. For battery recycling please dispose
whole device according to local environmental
regulations. Opening the handle will destroy the
appliance and invalidate the warranty.

When unplugging, always pull the power plug
instead of the cord. Do not touch the power plug
with wet hands. This can cause an electric shock.
If you are undergoing treatment for any oral
care condition, consult your dental professional
prior to use.

This toothbrush is a personal care device and is
not intended for use on multiple patients in a
dental practice or institution. For hygienic
reasons we recommend the use of individual
brush handles and brush heads for each family
member.



¢ Small parts may come off, keep out of reach of
children.

To avoid brush head breakage which may generate
a small parts choking hazard or damage teeth:

¢ Prior to each use, ensure the brush head fits
well. Discontinue use of the toothbrush, if brush
head no longer fit properly. Never use without a
brush head.

¢ [fthe toothbrush handle is dropped, the brush
head should be replaced before the next use
even if no damage is visible

¢ Replace brush head every 3 months or sooner
if brush head becomes worn.

¢ Clean brush head properly after each use
(see «Cleaning Guidelines» paragraph). Proper
cleaning ensures the safe use and functional life
of the toothbrush.

Important Information

¢ This toothbrush, charger and pouch
(accessory) contain NdFeB magnets and
generate magnetic fields. If you use a medical
device or have an implanted medical device,
consult with the medical device manufacturer or
a physician, if you have questions about safely
using your Oral-B iO toothbrush.

Your Oral-B toothbrush can be used with your
smartphone (find details under «Connecting
your toothbrush to your Smartphone»).

To avoid electromagnetic interference and/or
compatibility conflicts, disable Bluetooth® on
your toothbrush handle (5) before using itin
restricted surroundings, such as aircrafts or
specially marked areas in hospitals.

Disable Bluetooth by entering the «Settings»
menu on the interactive display (4)

-> Bluetooth -> disable. Follow the same
procedure to enable Bluetooth again.
Persons with pacemakers should always keep
the toothbrush more than 15 centimeters (six
inches) from the pacemaker while turned on.
Anytime you suspect interference is taking
place disable Bluetooth.

Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the
charging unit.

Noise level: 62 dB (A)

First use

Please wake up your toothbrush by pressing the
on/off button (7) and follow the instructions on the

interactive display (4) to get started for first time
setup.

If not further instructed on the display, you may
toggle with the mode button (8) and select with the
on/off button (7).

You may change the settings via the «Settings»
menu (17) at any time.

Charglng and Operating

To charge the battery place the toothbrush on
the plugged-in charger (6).

e The charge level is indicated on the interactive
display (4). Once it is fully charged the display
turns off. A full charge typically takes 3 hours.

¢ [f the battery is running low the motor reduces
its speed and the Smart Pressure Sensor (3)
shortly blinks in red. Once the battery is empty,
the motor stops; it will need at least a 5-minute
charge for one usage.

Note: In case the battery is empty (display off),
charge for at least 30 minutes.

* You can always store the handle on the
plugged-in charger to maintain it at full charge;
a battery overcharge is prevented by the device.

Note: Store handle at room temperature for optimal
battery maintenance.

Caution: Do not expose handle to temperatures
higher than 50 °C / 122°F.

Using your toothbrush

Start Brushing

Place the brush head on the handle. A small gap
should remain between handle and brush head. Lift
the handle off the plugged-in charger or simply
pick it up to wake up the handle (display turns on).
Wet brush head and apply toothpaste. To avoid
splashing, guide the brush head to your teeth
before switching the handle on by pressing the
on/off button.

Note: Display turns off after some time. You may
press the on/off button to activate display again.

Guide the brush head from tooth to tooth. Brush
the outsides, the insides and the chewing surfaces.
Brush all four quadrants of your mouth equally. You
may also consult your dentist or dental hygienist
about the right technique for you.

After Brushing, the display gives you feedback
based on your brushing time.

In the first days of using any electric toothbrush,
your gums may bleed slightly. In general, bleeding
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should stop after a few days. Should it persist after
2 weeks, please consult your dentist or dental
hygienist. If you have sensitive teeth and/or gums,
Oral-B recommends using the «Sensitive» or
«Super Sensitive» modes (optional in combination
with an Oral-B «Gentle Care» brush head (d)).

Timer

The timer signals with a short stuttering sound at
30-seconds intervals to move to the next quadrant
of your mouth. A long stuttering sound indicates
the end of the professionally recommended
2-minute brushing time.

The timer memorizes the elapsed brushing time,
even when the handle is briefly switched off during
brushing. The timer resets if pausing longer

than 30 seconds or placing the handle on the
plugged-in charger.

Note: During the use of the Oral-B App, the timer
may be deactivated for some features.

Note: You may also customize the timer settings
via Oral-B App.

Smart Pressure Sensor features (a)

Your toothbrush is equipped with a Smart Pressure
Sensor (3) that has various functionalities indicated
via different colours of light:

White (default) = Operating indicator (choose
individual colour via Oral-B App (b)) / Low pressure
indicator

Red = high pressure indicator / low battery
indicator

Green = recommended pressure indicator
Blue = Bluetooth pairing indicator
Orange = Error indicator (follow display messages)

Brush with the right pressure indicated with a green
light. If too much pressure is applied, it lights up in
red reminding you to reduce pressure. If the Smart
Pressure Sensor illuminates in white (or your pre-
selected colour), we recommend applying more
pressure.

During high pressure the brush head movement
will be reduced (in «Daily Clean», «Intense» and
«Sensitive» modes). Periodically check the
operation of the Smart Pressure Sensor by
pressing moderately on the brush head during use.

Note: During the use of the Oral-B App, the Smart
Pressure Sensor feedback may be inactive for
some features.

8

Note: Smart Pressure Sensor is deactivated during
«Tongue Clean» mode.

Brushing modes (depending on model)
Your toothbrush offers different brushing modes
indicated on the display:

«Daily Clean» — Standard mode for daily cleaning

«Sensitive» — Gentle, yet thorough cleaning for
sensitive areas

«Gum Care» — Gentle massage of gums

«Whiten» — Polishing for occasional or everyday
use

«Intense» — For an extraordinary clean feeling
(operated with a higher speed)

«Super Sensitive» — Super gentle cleaning for
extra sensitive areas

«Tongue Clean» — Tongue cleaning for occasional
or everyday use

When operating the «Tongue Clean» mode, we
recommend using a «Gentle Care» brush head (d).
You can brush your tongue either with or without
toothpaste. Brush the whole area of your tongue
systematically in gentle movements. The
recommended brushing time is 30 seconds; the
motor stops after 30 seconds.

Wake up your iO toothbrush to identify selected
mode for your brushing session. To change to
others modes, successively press the mode button
(8) during use. The toothbrush automatically starts
in the mode selected last.

Note: You may also customise mode settings via
Oral-B App.

Interactive Display

Activate the interactive display (4) by picking-up
the toothbrush, lifting it off the charger or pressing
the on/off button (7).

(10-16) «<Mode selection» — toggle by pressing the
mode button during use.

(17) «Settings» — toggle through all modes until
you reach the option «Settings»;

to enter press the on/off button:

->(19) manage Bluetooth settings (enable,
disable)

->(20) select/change colour of Light Ring

-> (21) select/change language

-> (22) perform factory reset



(24) «Timer» — displays brushing time.

(25) «Battery status» — shows battery status after
use, when charging or when battery is low.

(26) «Exchange reminder» — reminds you when to
replace your brush head.

(27) «Brush feedback» — brushing feedback is
indicated with a smiley face.

«Brush waking» when handle is picked up, lifted
off the plugged-in charger or when you press
the on/off button the handle indicates its
readiness.

«Error messages» — «outside operating limits»:
you are operating or charging outside standard
temperatures and/or above standard battery
current.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B

iO brush heads (c/d) that only fit your Oral-B

i0 toothbrush handle and can be used for tooth-
by-tooth precision cleaning.

Most iO Oral-B brush heads feature INDICATOR®
bristles to help you monitor brush head
replacement need. With thorough brushing, twice
a day for two minutes, the bristle colour will fade
halfway approximately within 3 months, indicating
the need to exchange your brush head. If the
bristles splay before the colour recedes, you may
exert too much pressure on teeth and gums.

In general, we recommend replacing the brush
head every 3 months.

Connecting your toothbrush
to your Smartphone

The Oral-B App is available for smartphones
running iOS or Android™ operating systems. It can
be downloaded for free from App Store®™/ Google
Play™ or you may scan the QR code on the back
page of this manual (i).

® Launch the Oral-B App. It will guide you through
the entire Bluetooth pairing procedure.
You may also find it under the App’s settings
(More ->Your brush).

Note: Oral-B App functionality is limited if Bluetooth
is deactivated on your smartphone (for directions
please refer to your smart- phone’s user manual).

¢ Pairing is indicated via the Smart Pressure
Sensor light. Any App instructions will be
displayed on your smartphone.

¢ You may change Bluetooth settings at any time

on your handle via the display
-> Settings -> Bluetooth enable/disable.

¢ Keep your smartphone in close proximity (within
5m distance) when using it with the handle.
Make sure the smartphone is safely positioned
inadry place.

Note: Your smartphone must support Bluetooth
4.2 (or higher) / Bluetooth Smart in order to pair
your handle. Check www.oralbappavailability.co.uk
for compatible smartphones and country
availability of the Oral-B App.

Caution: Follow your smartphone’s user manual to
ensure your phone/charger is designed for use in
a bathroom environment.

Cleaning Guidelines

After each brushing, rinse your brush head under
running water with the handle switched on.
Remove the brush head and clean the handle and
brush head separately. Make sure water runs
inside the top of the handle while the handle is
switched on, as well as inside the brush head. Wipe
all parts dry and let them air-dry before
reassembling your toothbrush again.

Unplug the charger before cleaning. Clean the
charger regularly with a damp cloth.

Please check individual cleaning instructions for
each accessory in its «<Accessories» paragraph.
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Accessories

(depending on model)

Charging Travel Case (h)

¢ To charge your handle (5) place it in the
charging travel case (h) and connect it to an
electric outlet, using the extra power supply (h2)
provided. The power supply may be used for all
global mains voltage ranges (100 — 240V).

¢ The flashing light (h1) of the charging travel
case indicates that the handle is charging. Once
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the handle is fully charged the light turns off.
A full charge typically takes 6 hours.

¢ The outer and inner case should be cleaned
with a damp cloth only. Make sure that the
handle and brush head are completely dry
before storing in the travel case.

Note: Clean stains on travel case surface
immediately. Store travel case in a clean and dry
place.

Travel Case (g)

Store the clean and dry toothbrush/brush heads in
the travel case (g).

The outer and inner case should be cleaned with a
damp cloth only.

Note: Clean stains on travel case surface
immediately. Store travel case in a clean and dry
place.

Brush head holder stand (f) / Brush head
holder with cap (e)

You may store your cleaned brush heads on the
pins of the brush head holders. Make sure brush
heads are dried before placing them in the holder
and/or closing the cap. Brush head holders and
cap are dishwasher-safe.

Zipper Pouch / Magnetic Pouch

Store the clean and dry toothbrush/brush heads in
the zipper pouch.

The outer and inner case can be cleaned under
running water.

Store the clean and dry toothbrush along with the
brush head holder (e) in the magnetic pouch.
Make sure brush heads are dried before placing
them into the holder and/or closing the cap. The
outer and inner surfaces can be cleaned under
running water. Store pouches in a clean and dry
place.

Note: Clean stains on pouch surfaces
immediately.

Subject to change without notice.

Environmental Notice

Product contains batteries and/or ﬁ oy

recyclable electric waste. For %@
environment protection do not m—— Lilon

dispose in household waste, but for recycling take
to electric waste collection points provided in your
country.
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Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product
commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period we will eliminate, free
of charge, any defects in the appliance resulting
from faults in materials or workmanship, either by
repairing or replacing the complete appliance as
we may choose. Depending on availability
replacement of a unit might result in a different
colour or an equivalent model.

This guarantee extends to every country where this
appliance is supplied by Braun/ Oral-B or its
appointed distributor. This guarantee does not
cover: damage due to improper use, normal wear
or use, especially regarding the brush heads, as
well as defects that have a negligible effect on the
value or operation of the appliance.

The guarantee becomes void if repairs are
undertaken by unauthorized persons and if original
Braun/Oral-B parts are not used.

This appliance is equipped with a Bluetooth Smart
approved radio interface. Failure to establish a
Bluetooth Smart connection to specific
smartphones is not covered under the device
guarantee, unless the malfunction of the Bluetooth
interface is referable to Oral-B. The Bluetooth
devices are warranted by their own manufacturers
and not by Oral-B. Oral-B does not influence or
make any recommendations to device
manufacturers, and therefore Oral-B does not
assume any responsibility for the number of
compatible devices with our Bluetooth interface.

Oral-B reserves the right, without any prior notice,
to make any technical modifications or changes to
system implementation of device features,
interface, and menu structure changes that are
deemed necessary to ensure that Oral-B systems
function reliably.

To obtain service within the guarantee period, hand
in or send the complete appliance with your sales
receipt to an authorized Oral-B Braun Customer
Service Centre.

Information

Bluetooth® radio module

Although all indicated functions on the Bluetooth
device are supported, Oral-B does not ensure
100% reliability in connection, and feature
operation consistency.

Operation performance and connection reliability
are direct consequences of each individual



Bluetooth device, software version, as well as the
operating system of those Bluetooth devices and
company security regulations implemented on the
device.

Oral-B adheres to and strictly implements the
Bluetooth standard by which Bluetooth devices
can communicate and function in Oral-B
toothbrushes.

However, if device manufacturers fail to implement
this standard, Bluetooth compatibility and features
will be further compromised and the user may
experience functional and feature-related issues.
Please note that the soft- ware on the Bluetooth
device can significantly affect compatibility and
operation.

Warranty — Exclusions and Limitations

This limited warranty applies only to the new
products manufactured by or for The Procter &
Gamble Company, its Affiliates or Subsidiaries
(«P&G») that can be identified by the Braun /
Oral-B trademark, trade name, or logo affixed
thereto. This limited warranty does not apply to any
non-P&G product including hardware and
software. P&G is not liable for any damage to or
loss of any programs, data, or other information
stored on any media contained within the product,
or any non-P&G product or part not covered by this
limited warranty. Recovery or reinstallation of
programs, data or other information is not covered
under this limited warranty. This limited warranty
does not apply to (i) damage caused by accident,
abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-
P&G product; (ii) damage caused by service
performed by anyone other than Braun or
authorized Braun service location; (iii) a product or
part that has been modified without the written
permission of P&G, and (iv) damage arising out of
the use of or inability to use the Oral-B Smartphone
stand/puck, Smartphone mirror holder, or
charging travel case («Accessories»).

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
IN' NO EVENT SHALL P&G ITS DISTRIBUTORS OR
SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD
PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR
PUNITIVE DAMAGES, OF ANY NATURE
WHATSOEVER, ARISING OUT OF THE USE OF OR
INABILITY TO USE THE ORAL-B ACCESSORIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INJURY TO
PERSONS, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF VALUE
OF ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED
IN ORWITH THE ORAL-B ACCESSORIES, OR

LOSS OF USE OF THE ORAL-B ACCESSORIES OR
ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED IN
ORWITH THE ORAL-B ACCESSORIES, EVEN IF
P&G HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES. WITHOUT LIMITING THE
FOREGOING, YOU UNDERSTAND AND AGREE
THAT P&G HAS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE
OR DESTRUCTION TO CONSUMER
ELECTRONICS DEVICES OR OTHER PERSONAL
PROPERTY THAT ARE CONTAINED ON OR
EXTERIOR TO THE ORAL-B ACCESSORIES, OR
ANY LOSS OF DATA CONTAINED IN THE
FOREGOING DEVICES. IN NO EVENT SHALL ANY
RECOVERY AGAINST ORAL-B EXCEED THE
ACTUAL PRICE PAID FOR THE PURCHASE OF
THE PRODUCT.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric
rechargeable handle damage is found to be
attributed to the use of non-Oral-B replacement
brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B
replacement brush heads.

¢ Oral-B has no control over the quality of non-
Oral-B replacement brush heads. Therefore,
we cannot ensure the cleaning performance
of non-Oral-B replacement brush heads, as
communicated with the electric rechargeable
handle at time of initial purchase.

¢ Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B
replacement brush heads.

¢ Oral-B cannot predict the long-term effect of
non-Oral-B replacement brush heads on handle
wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the
Oral-B logo and meet Oral-B’s high quality
standards. Oral-B does not sell replacement brush
heads or handle parts under any other brand
name.
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Trouble Shooting

Problem | Possible reason Remedy
APP
Handle does 1. Oral-B App is closed. 1. Launch Oral-B App.
not operate 2. Bluetooth is not activated on 2. Activate Bluetooth on smartphone
(properly) with smartphone. (described in its user manual).
Oral-B App. 3. Bluetooth is disabled on handle. 3. Enable Bluetooth via display
4. Bluetooth connection to Settings -> Bluetooth enable.
smartphone has been lost. 4. Pair handle and smartphone again via
5. Your smartphone does not support App settings. Keep your smartphone
Bluetooth 4.2 (or higher)/Bluetooth in close proximity when using it with
Smart. handle.
6. Outdated Oral-B App. 5. Your smartphone must support
Bluetooth 4.2 (or higher) /
Bluetooth Smart in order to pair
handle.
Check www.oralbappavailability.co.uk
for compatible smartphones and
country availability of the
Oral-B App.
6. Download latest Oral-B App.
Reset to factory Original functionality wanted. Enter via display Settings -> Factory
settings. Reset (22). Press on/off button to
confirm.
TOOTHBRUSH
Handle is not 1. Battery has a very low charge level; | 1. Charge at least for 30 min.
operating handle does not operate. 2. Always operate in standard
(during first use). 2. Operating outside standard operating temperatures
temperature (message on (>0°Cand <40°C).
display and/or alternating lights of
Smart Pressure Sensor)
Short stuttering Timer has been modified/deactivated | Use App to change timer settings or
sounds after via App. perform factory reset
2 minutes or (see App Trouble Shootings).
handle does not
operate any
timer.
Handle does 1. Batteryis atavery low charger level | 1. Charge at least for 30min.
not charge. (0%); it may take up to 10-15min 2. Recommended ambient temperature
until display turns on. for chargingis 5 °C to 35 °C.
2. Ambient temperature for charging 3. Ensure charger is connected to mains
is out of valid range voltage.
(<0°Cand >40°C).
3. Charger may not be (properly)
connected.
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Rattling/loud 1. Brush head may not be placed 1. Check proper fit of brush head
noise during correctly onto the brush handle. on handle. Small gap remains in
brushing or 2. Brush head may be worn. between.

turning on. 2. Replace brush head.

The rechargeable toothbrush contains a radio
module which operates in the 2.4 to 2.48 GHz
band with a maximum power of 1mW.

Hereby, Braun GmbH declares that the radio
equipment types 3786, 3796, 3795, 3758, 3753,
3776, 3794, 3771, 3765 and 3767 are in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the
following internet address: www.oralb.com/ce.
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Koncowka szczoteczki

Symbol identyfikacyjny koncowki szczoteczki
Inteligentny czujnik sity nacisku (pierécien z
lampka)

Wyswietlacz interaktywny

Raczka

kadowarka

Przycisk wt./wyt.

Przycisk zmiany trybow

Funkcje wy$wietlacza interaktywnego
Tryb czyszczenia codziennego

Tryb delikatnego czyszczenia

Tryb pielegnaciji dzigset

Tryb wybielania

Tryb intensywnego czyszczenia

Tryb super delikatnego czyszczenia
Tryb czyszczenia jezyka

Menu ustawien

Funkcje menu ustawien

Zarzadzanie ustawieniami Bluetooth®
Wybor/zmiana koloru lampki pierécienia
Wybor/zmiana jgzyka

Przywrocenie ustawien fabrycznych
Funkcje modutu informacji zwrotnych
Timer

Stan akumulatora

Przypomnienie o wymianie

Informacje zwrotne na temat szczotkowania

Akcesoria i funkcje:

a  Funkcje inteligentnego czujnika sity nacisku
b Personalizacja koloru lampki pierscienia za
pomoca aplikacji Oral-B

Koncowka do optymalnego czyszczenia
Koncowka do delikatnej pielegnaciji

Uchwyt na koncowki szczoteczki z ostonkg,
Podstawa uchwytu na koncowki szczoteczki
Etui podrozne

Q@ = 0 2 o

Etui podrozne z funkcijg tadowania

h1 Kontrolkatadowania

h2 Zasilanie (wtyczka Smart Plug)

i Pobierz aplikacjg Oral-B i potacz sig za
pomoca Bluetooth® (zobacz ostatnig strong)

Uwaga: Zawartos¢ zestawu moze roznic si¢ w
zaleznosci od zakupionego modelu
urzadzenia.



Polski
Witamy w Oral-B!

Przed uzyciem szczoteczki do zgbdw zapoznaj si¢
zinstrukcjg i zachowaj jg do wykorzystania w
przysztosci.

WAZNE

¢ Nalezy regularnie sprawdzac,
czy produkt, przewod lub akce-
soria nie sg uszkodzone. Nie
powinno sie uzywac uszkodzo-
nego lub nieprawidtowo dziata-
jacego urzgdzenia. W przy-
padku uszkodzenia produktu,
przewodu lub akcesoriow
nalezy przekazac je do punktu
serwisowego Oral-B. Nie wolno
samodzielnie modyfikowac ani
naprawia¢ produktu. Moze to
spowodowac pozar, porazenie
pragdem lub obrazenia ciata.
Nigdy nie wktadac¢ zadnych
przedmiotow do otworow w
urzadzeniu.

* Korzystanie z urzadzenia przez
dzieci w wieku ponizej 3 lat nie
jest zalecane. Dzieci i 0soby 0
ograniczonych mozliwosciach
fizycznych, zdoInosciach sen-
sorycznych albo umystowych i
bez doswiadczenia badz wiedzy
mogg korzystac z urzgdzenia
wytgcznie pod nadzorem opie-
kuna lub po przebyciu szkolenia
pod katem bezpiecznego i pra-
widtowego uzytkowania oraz
pod warunkiem, ze znajg zwig-
zane z nim zagrozenia.

e Czyszczenie i konserwacia nie

powinny by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.

* Dzieciom nie wolno bawic sie

urzgdzeniem.

¢ Produktu nalezy uzywac tylko w

Sposob zgodny z przeznacze-
niem i opisany w niniejszej
instrukciji. Nie nalezy uzywac
akcesoriow, ktore nie sg reko-
mendowane przez producenta.
Nalezy korzystac wytgcznie z
tadowarki dofaczonej do urza-
dzenia.

Korzystaj wytgcznie z tadowarki
i/lub specjalnego zestawu
przewodow (wtyczka Smart)

ze zintegrowanym zasilaczem
niskonapieciowym, ktore
dostarczone sg wraz z urzgdze-
niem. Nie nalezy wymieniac
zadnej cze$ci aniingerowac w
konstrukcje urzadzenia, ponie-
waz wigze sie to z ryzykiem
porazenia pragdem. Jesli stacje
akumulatorowg (fadowarke) /
etui podrdzne z funkcja tadowa-
nia 0znaczono symbolem
492-xxxx, nalezy korzy-
staC wytgcznie ze specjalnego
zestawu przewodow Braun /
Oral-B (wtyczka Smart) o takim
samym oznaczeniu.

OSTRZEZENIE
¢ Nie nalezy wktadac¢ tadowarki, wtyczki Smart ani

etui podréznego do wody ani do innego ptynu
15



badz przechowywac w miejscu, z ktérego mogag,
spasc¢ lub zosta¢ zrzucone do wanny lub
umywalki. Jezeli tadowarka wpadta do wody,
nie nalezy jej wyjmowac. Nalezy niezwtocznie
odtaczyc jg od zrodta zasilania.

¢ Nalezy unika¢ silnego zginania, zakleszczania i
zaciskania przewodu.

¢ Urzgdzenie wyposazone jest w akumulator
przeznaczony do tadowania, ktory nie podlega
wymianie. Nie wolno otwiera¢ ani demontowac
urzadzenia. W przypadku utylizacji akumulatora
nalezy postepowac zgodnie z lokalnymi
przepisami w zakresie ochrony Srodowiska.
Otwieranie raczki szczoteczki moze
spowodowac jej zniszczenie i uniewaznienie
gwaranciji.

* Podczas odtgczania urzagdzenia od zrodta zasi-
lania nalezy trzymac¢ za wtyczke, a nie za prze-
waod. Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi rekami.
Moze to spowodowac porazenie pragdem elek-
trycznym.

e Jesli uzytkownik jest w trakcie leczenia jakiejkol-
wiek choroby jamy ustnej, przed uzyciem urzg-
dzenia powinien skonsultowac sig z dentysta,.

¢ Urzadzenie przeznaczone jest do higieny osobi-
stej, a nie do wielokrotnego uzytku u pacjentow
gabinetow i instytutow stomatologicznych. Ze
wzgledow higienicznych zalecamy, aby kazda
osoba w domu korzystata z oddzielnej raczki
oraz koncowki szczoteczki.

* Poniewaz mate elementy moga sig poluzowac i
wypas¢, produkt nalezy zawsze przechowywac
poza zasiggiem dzieci.

Aby unikng¢ uszkodzenia koncowki, ktére moze
spowodowac zagrozenie zadtawienia matymi
elementami lub uszkodzenia zebdw:

* Przed uzyciem nalezy si¢ upewnic, ze koncowka
szczoteczki jest prawidtowo zamontowana i
dopasowana do urzadzenia. Nalezy zaprzesta¢
korzystania ze szczoteczki, jesli koncowka
poluzuje sie lub przestanie dobrze przylegac

do urzadzenia. Nie uzywac szczoteczki bez
koncowki.

W przypadku upuszczenia raczki szczoteczki,
nalezy wymieni¢ koncowke przed nastgpnym
uzyciem, nawet jezeli nie wida¢ zadnych
uszkodzen

¢ Nalezy wymienia¢ koncowke szczoteczki co

3 miesigce lub czesciej, jezeli koncdwka ulegnie
zuzyciu.

Nalezy odpowiednio oczys$ci¢ koncowke
szczoteczki po jej uzyciu (wigcej informaciji w
sekcji «Zalecenia dotyczace czyszczenia»).
Odpowiednie czyszczenie szczoteczki zapewnia
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bezpieczenstwo uzytkowania i przedtuza okres
funkcjonalnosci urzgdzenia.

Wazne informacje

¢ Niniejsza szczoteczka do zgbow, tadowarka i
etui (akcesorium) zawierajg magnesy NdFeB i
wytarzajg pole magnetyczne. Jesli korzystasz z
urzadzenia medycznego lub masz wszczepione
urzgdzenie medyczne, skonsultuj sie z
producentem urzgdzenia medycznego lub
lekarzem w razie pytan dotyczacych
bezpiecznego uzytkowania szczoteczki do
zgbow Oral-BiO.

e Ze szczoteczki do zgbodw Oral-B mozna
korzysta¢ w potaczeniu ze smartfonem (dalsze
informacje na ten temat znajdziesz w sekcji
«kgczenie szczoteczki do zebow ze
smartfonem»). Aby unikng¢ zaktocen
elektromagnetycznych i/lub problemow z
kompatybilno$cia, wytacz potaczenie
Bluetooth® w raczce szczoteczki (5) przed
skorzystaniem z niej w miejscach, w ktorych
obowigzujg ograniczenia uzywania pewnych
urzadzen, np. w samolocie lub w specjalnie
oznakowanych obszarach szpitalnych.

* Wyigcz potgczenie Bluetooth, przechodzac
do menu «Ustawienia» na wy$wietlaczu
interaktywnym (4) -> Bluetooth -> Wytgcz.
Wykonaj te same czynnosci, aby ponownie
wigczy¢ Bluetooth.

¢ Osoby, ktore majg wszczepiony rozrusznik serca
powinny zawsze trzymac wtgczong szczoteczke
w odlegtosci ponad 15 cm od rozrusznika. Za
kazdym razem, gdy podejrzewasz zaktdcenia w
dziataniu urzagdzenia, wytacz Bluetooth w swojej
szczoteczce.

Dane techniczne
Dane dotyczace napigcia sg podane na spodzie

tadowarki.

Poziom hatasu: 62 dB (A)

Pierwsze uzycie

Wybudz szczoteczke do zebow z trybu uspienia,

naciskajac przycisk wt./wyt. (7), a nastepnie
postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu
interaktywnym (4), aby przeprowadzi¢ pierwszg
konfiguracje.

Jesli na wyswietlaczu nie pojawig si¢ dalsze
instrukcje, mozesz przetaczy¢ ekran za pomoca,
przycisku trybéw (8), a nastepnie dokona¢ wyboru
przyciskiem wit./wyt. (7).

Ustawienia mozna zmieni¢ w kazdej chwili w menu
«Ustawienia» (17).



kadowanie i obstuga

* Aby natadowa¢ akumulator, umie$¢
szczoteczke na podtaczonym do sieci zasilaczu
(6).

* Poziom natadowania akumulatora jest
wskazywany na wys$wietlaczu interaktywnym (4).
Gdy raczka zostanie catkowicie natadowana,
wys$wietlacz wytaczy sig¢. Petne natadowanie
zajmuje zwykle 3 godziny.

e Gdy akumulator jest bliski roztadowania,
silniczek zaczyna pracowac z mniejszg,
predkoscig, a inteligentny czujnik sity nacisku
(3) miga przez chwile na czerwono. Gdy
akumulator jest catkowicie roztadowany,
silniczek zatrzymuje sie. Wowczas skorzystanie
ze szczoteczki wymaga jej fadowania przez co
najmniej 5 minut.

Uwaga: Jesdli akumulator zostanie wyczerpany
(wy$wietlacz sig wytaczy), nalezy go tadowac przez
co najmniej 30 minut.

e Aby utrzymac petne natadowanie akumulatora,
mozna zawsze przechowywac rgczke na
podtgczonej do sieci tadowarce. Nie ma ryzyka
przecigzenia urzadzenia.

Uwaga: Nalezy przechowywacé rgczke szczoteczki
w temperaturze pokojowej, aby zapewni¢
optymalne warunki dla akumulatora.

Uwaga: Nie wystawia¢ rgczki na dziatanie
temperatur wyzszych niz 50 °C (122 °F).

Korzystanie ze szczoteczki
do zebow

Rozpocznij szczotkowanie

Umie$¢ koncoéwke na raczce szczoteczki.
Pomiegdzy raczka a koncowka szczoteczki powinna
pozosta¢ mata przerwa. Zdejmij raczke z tadowarki
podfaczonej do sieci lub po prostu podnie$ ja, aby
wybudzi¢ jg z trybu u$pienia (wyswietlacz si¢
witgczy). Zwilz koncowke szczoteczki i natdz na nig,
paste do zgbow. Aby unikng¢ chlapania, przed
wigczeniem szczoteczki przysun koncowke do
zgbow, a nastepnie nacisnij przycisk wi. /wyt.

Uwaga: Wyswietlacz wytgczy sie po chwili. Mozesz
nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby ponownie wtgczyé
wyswietlacz.

Prowadz koncéwke szczoteczki od zeba do zgba.
Szczotkuj powierzchnie zewnetrzne, wewnetrzne i
zujgce zgbow. Szczotkuj kazdy z czterech
obszaréw jamy ustnej przez taki sam czas. Mozesz

zasiegna¢ porady stomatologa lub higienisty
w sprawie techniki szczotkowania, ktéra bedzie
dla Ciebie najbardziej odpowiednia.

Po szczotkowaniu zobaczysz na wy$wietlaczu
ocene uzalezniong od czasu szczotkowania.

W trakcie pierwszych dni korzystania ze szczoteczki
elektrycznej mozesz zauwazyc¢ lekkie krwawienie z
dzigset.

Krwawienie z reguty powinno ustgpi¢ po kilku
dniach. Jesli krwawienie nie ustepuje po 2 tygo-
dniach, nalezy skonsultowac sie ze stomatologiem
lub higienista. Jesli masz wrazliwe zgby i/lub
dzigsta, Oral-B zaleca korzystanie z trybu delikat-
nego czyszczenia lub superdelikatnego czyszcze-
nia (opcjonalnie w potaczeniu z koncéwka szczo-
teczki Gentle Care marki Oral-B (d)).

Timer

Krotki, przerywany dzwigk timera w 30-sekundo-
wych odstgpach sygnalizuje, ze nalezy przej$¢ do
czyszczenia kolejnego obszaru jamy ustnej. Dtugi,
przerywany dzwigk informuje o uptywie zalecanego
przez dentystow dwuminutowego czasu szczotko-
wania.

Timer zapamigtuje czas szczotkowania, jaki
uptynat, nawet jesli szczoteczka zostanie na krotko
wytgczona podczas szczotkowania zebow. Timer
zostanie zresetowany w przypadku przerwy
dtuzszej niz 30 sekund lub umieszczenia raczki na
podtaczonej do pragdu fadowarce.

Uwaga: Podczas korzystania z aplikacji Oral-B
timer moze by¢ wytaczony w przypadku niektorych
funkgiji.

Uwaga: Mozesz réwniez spersonalizowa¢ ustawie-
nia timera za pomoca aplikacji Oral-B.

Funkcje inteligentnego czujnika sity nacisku (a)
Niniejsza szczoteczka do zebdw jest wyposazona
w inteligentny czujnik sity nacisku (3) z réznymi
funkcjami, ktore sg wskazywane kolorami diody:

Biaty (domysiny) = wskaznik trybu pracy (mozna
wybra¢ inny kolor za pomocg aplikaciji Oral-B (b)) /
wskaznik matej sity nacisku

Czerwony = wskaznik duzej sity nacisku / wskaznik
niskiego stanu natadowania akumulatora

Zielony = wskaznik zalecanej sity nacisku
Niebieski = wskaznik parowania Bluetooth

Pomaranczowy = wskaznik btedu (nalezy
postepowac zgodnie z komunikatami na
wyswietlaczu)



Zeby nalezy szczotkowac, stosujgc odpowiednig
site nacisku, ktorg wskazuje dioda $wiecgca na
zielono. W przypadku zbyt mocnego szczotkowania
dioda zapali si¢ na czerwono, przypominajac o
koniecznosci zmniejszenia sity nacisku. Jesli
inteligentny czujnik sity nacisku $wieci sie na biato
(lub w innym wybranym kolorze), zaleca si¢
szczotkowac zeby z wigksza sitg.

Gdy sita nacisku jest zbyt duza, koncéwka szczo-
teczki bgdzie obracac si¢ wolniej (w trybach czysz-
czenia codziennego, intensywnego i delikatnego).
Nalezy regularnie sprawdza¢ dziatanie inteligent-
nego czujnika sity nacisku, lekko dociskajac kon-
cowke szczoteczki podczas szczotkowania zebow.

Uwaga: Podczas korzystania z aplikacji Oral-B
ocena inteligentnego czujnika sity nacisku moze
by¢ wytaczona przy niektorych funkcjach.

Uwaga: Inteligentny czujnik sity nacisku jest
wytgczony w trybie czyszczenia jezyka.

Tryby szczotkowania (w zaleznosci od modelu)
Niniejsza szczoteczka do zebow oferuje rézne
tryby szczotkowania wskazane na wyswietlaczu:

Tryb codziennego czyszczenia — standardowy
tryb do codziennego szczotkowania zebdw

Tryb delikatnego czyszczenia przeznaczony
jest dla wrazliwych obszaréw jamy ustnej -
zapewnia doktadne, a jednoczes$nie delikatne
czyszczenie

Tryb pielegnaciji dzigset - tagodny masaz dzigset

Tryb wybielania — polerowanie do sporadycznego
lub codziennego stosowania

Tryb intensywnego czyszczenia - zapewnia
uczucie nadzwyczajnej czystosci (praca przy
wyzszej predkosci)

Tryb superdelikatnego czyszczenia -
przeznaczony do szczotkowania szczegoéinie
wrazliwych obszaréw jamy ustnej

Tryb czyszczenia jezyka — do sporadycznego lub
codziennego stosowania

W przypadku trybu czyszczenia jezyka zalecamy
zastosowanie koncowki szczoteczki Gentle Care
(d). Jezyk mozesz szczotkowac z uzyciem pasty do
zebow lub bez niej. Wyczy$¢ caty obszar jezyka
starannie i delikatnie. Rekomendowany czas
czyszczenia wynosi 30 sekund. Silniczek zatrzyma
sie po uptywie tego czasu.

Ustawienie trybu:
Wybudz swojg szczoteczke iO z trybu uspienia, aby
zidentyfikowa¢ wybrany styl szczotkowania dla danej
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sesji. Aby przejs¢ do innych trybow szczotkowania,
sukcesywnie naciskaj przycisk wyboru trybu (8), gdy
korzystasz z urzagdzenia. Szczoteczka automatycznie
rozpocznie prace w ostatnio wybranym trybie.

Uwaga: Mozesz rowniez spersonalizowac
ustawienia trybéw za pomocg aplikacji Oral-B.

Wyswietlacz interaktywny
Aktywuj interaktywny wyswietlacz (4), zdejmujgc
szczoteczke z fadowarki lub naciskajgc przycisk

w./wyt. (7).

(10-16) «Wybor trybu» — przetaczaj, naciskajac
przycisk wyboru trybu podczas uzytkowania.

(17) Ustawienia — przechodz pomigdzy wszystkimi
trybami, az dojdziesz do opcji «<Ustawienia».

Aby przejs¢ do ustawien, nacisnij przycisk wi. /wyt.:
-> (19) zarzadzanie ustawieniami Bluetooth
(wtaczenie, wytaczenie);

->(20) wybor / zmiana koloru lampki pierscienia;
->(21) wybdr / zmiana jgzyka;

-> (22) przywrécenie ustawien fabrycznych.

(24) Timer — wyswietla czas szczotkowania.

(25) Stan akumulatora — wskazuje stan
akumulatora po uzyciu, w trakcie fadowania lub
gdy akumulator jest bliski roztadowania.

(26) Przypomnienie o wymianie — przypomina o
konieczno$ci wymiany koncowki szczoteczki.

(27) Ocena szczotkowania — ocena w formie
usmiechnietej buzki.

Wybudzenie szczoteczki ze stanu uspienia — po
podniesieniu raczki, zdjeciu jej z podtaczonej do
siecifadowarki lub po naci$nigciu przycisku wt./wt.
zostanie wskazana jej gotowo$¢ do pracy.

Komunikaty o btgdach - nie spetniono warunkow
eksploataciji: uzywasz lub fadujesz szczoteczke
poza zakresem standardowej temperatury pracy
i/lub przy wyzszym niz standardowe natgzeniu
pragdu w akumulatorze.

Koncowki szczoteczek

Oral-B oferuje rozne koncowki szczoteczki Oral-B
iO (c/d), ktore pasujg wytacznie do raczki Oral-B
iO i ktérych mozna uzywaé do precyzyjnego
szczotkowania zab po zgbie.

Wiekszo$¢ koncowek szczoteczek Oral-B iO jest
wyposazona we wiokna INDICATOR®, ktdre poma-
gajg monitorowac stan zuzycia koncowki i poka-
zuja, kiedy nalezy jg wymieni¢. Przy doktadnym



szczotkowaniu, dwa razy dziennie po dwie minuty,
kolor wtdkien wyblaknie do potowy w ciggu okoto
3 miesigcy. Oznacza to, ze nadszedt czas wymiany
koncowki. Jesli wtokna zuzyja sig, zanim kolor
wyblaknie, moze to oznacza¢, ze sita nacisku
podczas szczotkowania byta zbyt duza.

Ogdlnie zalecamy wymiang koncowki szczoteczki
co 3 miesiace.

kaczenie szczoteczki do
zebdw ze smartfonem

kgczenie szczoteczki do zebdw ze smartfonem
Aplikacja Oral-B jest dostgpna na smartfony z
systemem operacyjnym iOS lub Android™. Mozna
ja pobra¢ bezptatnie ze sklepu z aplikacjami App
Store®™/ / Google Play™ lub po zeskanowaniu
kodu QR znajdujgcego sie na odwrocie niniejszej
instrukcii (i).

¢ Uruchom aplikacje Oral-B. Przeprowadzi Cig
ona przez catg procedure parowania Bluetooth.
Znajdziesz jg rowniez w ustawieniach aplikacji
(Wigcej > Twoja szczoteczka).

Uwaga: Funkcjonalno$¢ aplikacji Oral-B jest
ograniczona, jesli potgczenie Bluetooth jest
wytgczone w smartfonie (odpowiednie wskazowki
mozna znalez¢ w instrukciji obstugi smartfona).

* Parowanie jest wskazane za pomocg diody inteli-
gentnego czujnika sity nacisku. Wszelkie instruk-
cje aplikacji bedg wysSwietlane na smartfonie.

¢ W kazdej chwili mozesz zmieni¢ ustawienia
Bluetooth raczki na wy$wietlaczu.

-> Ustawienia -> Bluetooth wtgcz/wytgcz.

* Trzymaj smartfon w bliskiej odlegtosci (do 5 m)
podczas uzywania go w potgczeniu z raczka,
Upewnij sig, ze smartfon jest bezpiecznie
umieszczony w suchym miejscu.

Uwaga: Smartfon musi by¢ zgodny z technologig
Bluetooth 4.2 (lub nowszg) / Bluetooth Smart, aby
mozliwe byto sparowanie z nim rgczki. Zgodno$¢
smartfonéw i dostepno$¢ aplikaciji Oral-B w
réznych krajach mozesz sprawdzi¢ pod adresem
www.oralbappavailability.co.uk.

Uwaga: Aby upewnic sig, czy z telefonu/fadowarki
mozna korzysta¢ w fazience, zajrzyj do podrecznika
uzytkownika smartfona.

Wskazoéwki dotyczace
czyszczenia

Po kazdym myciu zgbow optucz koncowke
szczoteczki do zgbow pod biezaca wodg przy

wigczonej raczce. Zdejmij koncowke szczoteczki

i umyj raczke oraz koncowke szczoteczki
oddzielnie. Wyptucz takze wnetrze koncowki
szczoteczki oraz gornej czesci raczki, podczas gdy
raczka jest wigczona. Przed ponownym ztozeniem
szczoteczki iO wytrzyj wszystkie czgsci do sucha

i pozostaw je do wyschniecia. Przed rozpoczeciem
czyszczenia odfacz tadowarke.

kadowarke nalezy regularnie czyscic¢ wytacznie
wilgotng Sciereczka. Zapoznaj sig z instrukcjami
mycia kazdego akcesorium oddzielnie w punkcie
«Akcesoria».

L1
R

Akcesoria

(w zaleznosci od modelu)

Etui podrézne z funkcja fadowania (h)

¢ Aby natadowac raczke szczoteczki (5), umie$é
ja w etui podroznym z funkcjg tadowania (h), a
nastepnie podtacz etui do gniazdka elektrycz-
nego, korzystajac z dodatkowego zasilacza
dotgczonego do zestawu (h2). Zasilacza mozna
uzywac we wszystkich globalnych zakresach
napiecia sieciowego (100-240 V).

¢ Migajgca dioda (h1) etui podroznego z funkcija,
tadowania szczoteczki oznacza, ze rgczka sig
taduje. Po petnym natadowaniu raczki dioda
wytgcza sig. Petne natadowanie zwykle zajmuje
6 godzin.

¢ Strong zewnetrzng i wewnetrzng etui nalezy
czysci¢ wytacznie wilgotng Sciereczkg. Upewnij
sig, ze raczka i koncowka szczoteczki sa,
catkowicie suche, zanim wtozysz je do etui
podréznego.

Uwaga: Natychmiast usuwaj plamy z powierzchni

etui podroznego. Przechowu;j etui podrézne w
czystym i suchym miejscu.

Etui podrézne (g)
Czyste i osuszone szczoteczki / koncowki szczo-
teczki nalezy przechowywaé w etui podréznym (g).
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Strong zewnetrzng i wewnetrzng etui nalezy czyscic

wytgcznie wilgotng Sciereczka.

Uwaga: Natychmiast usuwaj plamy z powierzchni
etui podréznego. Przechowuj etui podrézne w
czystym i suchym miejscu.

Baza na uchwyt na koncéowki szczoteczki (f) /
uchwyt na koncéwki szczoteczki z ostonka (e)
Mozesz przechowywac czyste koncowki
szczoteczki na bolcach uchwytdéw na koncowki
szczoteczki. Upewnij sie, ze koncowki szczoteczki
sg suche, zanim umiescisz je na uchwycie i/lub
natozysz na nie ostonke. Uchwyty oraz ostonke na
koncowki szczoteczki mozna my¢ w zmywarce.

Etui zzamkiem / etui z magnesem

Czyste i osuszone szczoteczki / koncowki szczo-
teczki nalezy przechowywac w etui zamykanym na
zamek.

Strone zewnetrzng i wewnetrzng etui mozna my¢
pod biezgcg wodg.

Przechowuj czystg i suchg szczoteczke do zgbdw
razem z uchwytem na koncowke szczoteczki (e)
w etui zamykanym na magnes. Upewnij sig, ze
koncowki szczoteczki sg suche, zanim umiescisz
je na uchwycie i/lub natozysz na nie ostonke.

Powierzchnig zewnetrzng i wewnetrzng mozna my¢

pod biezgca wodg. Przechowuj etui w czystym i
suchym miejscu.

Uwaga: Natychmiast usuwaj plamy z powierzchni
etui.

Moze ulec zmianom bez powiadomienia.

Wskazéwka dotyczgca
ochrony Srodowiska

Produkt zawiera baterie i/lub odpady YoN;
elektryczne nadajace sie do ﬁ\/ Q.Q
recyklingu. Aby chroni¢ érodowisko, ~ =  Lion

nie wyrzucaj urzadzenia do odpadéw domowych —
zanie$ je do jednego z lokalnych punktow zbiorki
odpadoéw elektrycznych do recyklingu.

Gwarancja

1. Procter & Gamble International Operations SA, z

siedzibg w Route de St-Georges 47, 1213 Petit
Lancy w Szwajcarii, gwarantuje sprawne dziata-
nie sprzgtu w okresie 2 lat od daty jego wydania
Kupujgcemu. Ujawnione w tym okresie wady
bedg usuwane bezptatnie przez autoryzowany
punkt serwisowy.

2. Kupujacy moze wystaé sprzet (wraz z dowodem
zakupu) do najblizszego autoryzowanego
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punktu serwisowego Braun Oral-B lub skorzy-
sta¢ z posrednictwa sklepu, w ktérym dokonat
zakupu sprzetu. W takim wypadku termin
naprawy ulegnie wydtuzeniu o czas niezbgdny
do dostarczenia i odbioru sprzegtu.

. Kupujacy powinien dostarczy¢ sprzet w opako-

waniu nalezycie zabezpieczonym przed uszko-
dzeniem.

Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprzetu nie podlegajg napra-
wom gwarancyjnym.

Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg takze
inne uszkodzenia powstate w nastegpstwie oko-
licznosci, za ktére Gwarant nie ponosi odpowie-
dzialnoéci, w szczegdInosci zawinione przez
Poczte Polska lub firmy kurierskie.

. Niniejsza gwarancja jest wazna jedynie z doku-

mentem zakupu i obowigzuje w kazdym kraju, w
ktorym, to urzadzenie jest rozprowadzane przez
firme Procter & Gamble lub upowaznionego
przez nig dystrybutora.

. Dokument zakupu (paragon lub faktura) musi

by¢ opatrzony datg i numerem oraz okresla¢
nazwe i model sprzetu.

. Okres gwaranciji przedtuza sig o czas od zgto-

szenia wady lub uszkodzenia do naprawy
sprzetu i przekazania go do dyspozycji Kupuja-
cego.

. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci

przewidzianych w instrukgji, do wykonania kto-
rych, Kupujacy zobowigzany jest we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

. Ewentualne oczyszczenie sprzetu dokonywane

jest na koszt Kupujacego wedtug cennika
danego autoryzowanego punktu serwisowego i
nie bedzie traktowane jako naprawa gwaran-
cyjna, chyba, ze oczyszczenie jest niezbedne do
usunigcia wady w ramach $wiadczen objetych
niniejszg gwarancja i nie stanowi czynnosci, o
ktorych mowa w punkcie 7.

. Gwarancjg nie sg objete

a) mechaniczne uszkodzenia sprzetu spowodo-
wane w czasie jego uzytkowania lub w czasie
dostarczania sprzetu do naprawy;

b) uszkodzenia i wady wynikte na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg
uzytkowania, konserwacii, przechowywania
lub instalacijj;

- uzywania niewfasciwych materiatow eksplo-
atacyjnych;

- napraw dokonywanych przez nieuprawnione
osoby;

— przerébek, zmian konstrukcyjnych lub uzywa-
nia do napraw nieoryginalnych cze$ci zamien-
nych firmy Braun



) zuzywajace si¢ materiaty eksploatacyjne (np.
koncowki).

10.Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien Kupujgcego wynika-
jacych z niezgodnosci towaru z umowa,

11. Zaleznie od dostepnosci, wymiana elementu
moze wigzac sig z roznicg w kolorze lub otrzy-
maniem modelu réwnorzgdnego.

Niniejsza gwarancja w zaden sposéb nie wptywa na
prawa uzytkownika wynikajgce z przepiséw/ prawa
ustawowego.

Niniejsze urzadzenie jest wyposazone w zatwier-
dzony interfejs radiowy Bluetooth Smart. Niemoz-
no$¢ nawigzania potgczenia za pomocg technologii
Bluetooth Smart z okreslonymi smartfonami nie
jest objeta gwarancjg na niniejsze urzadzenie,
chyba ze usterka interfejsu Bluetooth jest spowo-
dowana przez szczoteczke Oral-B. Urzadzenia Blu-
etooth sg objete oddzielng gwarancijg odpowied-
nich producentéw, a nie marki Oral-B. Oral-B nie
ma wptywu na urzgdzenia innych producentéw ani
nie formutuje zalecen dotyczacych takich urzg-
dzen. Z tego powodu Oral-B nie ponosi odpowie-
dzialnoéci za to, ktére urzadzenia sg zgodne z jej
interfejsem Bluetooth.

Oral-B zastrzega sobie prawo do modyfikacji
technicznych i wprowadzania zmian w zakresie
wdrazania funkgcji, zmian interfejsu i struktury menu
bez uprzedniego powiadomienia, jesli zmiany takie
sg konieczne do zapewnienia niezawodnego
dziatania systemoéw Oral-B.

W celu skorzystania z ustugi w okresie gwarancyj-
nym nalezy przekazac lub wysta¢ kompletne urza-
dzenie wraz zdowodem zakupu do autoryzowa-
nego centrum obstugi klienta Oral-B Braun.

Informacja
Modut radiowy Bluetooth®

Chociaz wszystkie wskazane na urzadzeniu
Bluetooth funkcje sg obstugiwane, Oral-B nie
zapewnia 100-procentowej niezawodnosci
potgczenia oraz statego dziatania funkcji.
Wydajno$¢ i niezawodno$¢ potgczenia sg bezpo-
Srednio zwigzane z danym urzadzeniem Bluetooth,
wersjg oprogramowania, a takze systemem opera-
cyjnym takiego urzadzenia Bluetooth i regulacjami
w zakresie bezpieczenstwa zastosowanymi w
odniesieniu do urzgdzenia przez jego producenta.
Oral-B stosuje sie do standardu Bluetooth oraz
wdraza go w swoich urzgdzeniach. Za pomocg tego
standardu urzadzenia wyposazone w technologig
Bluetooth moga nawigzywac potaczenie i dziatac ze
szczoteczkami do zgbdw Oral-B.

Jesli producent danego urzadzenia nie wdrozy
tego standardu, zgodno$¢ i funkcje Bluetooth nie
beda w petni dostgpne, a uzytkownik moze
doswiadczy¢ problemow dotyczacych dziatania
urzadzenia oraz obstugi jego funkcji. Nalezy
pamietac, ze oprogramowanie zainstalowane na
urzadzeniu Bluetooth moze w znacznym stopniu
wptyng¢ na zgodno$¢ urzadzenia z technologia,
Bluetooth oraz na dziatanie tej technologii.

Gwarancja — wytaczenia i ograniczenia
Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowa-
nie w odniesieniu do nowych produktéw wypro-
dukowanych przez firme Procter & Gambile, jej
podmioty zalezne lub stowarzyszone («P&G») lub
dla firmy i tych podmiotéw. Produkty te mozna
rozpozna¢ na podstawie znaku towarowego
Braun / Oral-B, nazwy handlowej lub logo. Niniej-
Sza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania
w odniesieniu do produktéw innych niz produkty
firmy P&G, w tym do sprzetu i oprogramowania.
Firma P&G nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia lub utrate programéw, danych lub
innych informacji przechowywanych na nosniku
bedacym czescig niniejszego produktu lub pro-
duktow innych niz produkty P&G badz czesci,
ktore nie sg objete niniejszg ograniczong gwa-
rancjg. Niniejsza ograniczona gwarancja nie
obejmuje odzyskiwania ani ponownej instalacji
programow, danych lub innych informacji. Niniej-
Sza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania
w odniesieniu do (i) szkdd powstatych w wyniku
wypadku, naduzycia, niewtasciwego sposobu
korzystania, zaniedbania, niewtasciwego zasto-
sowania lub spowodowanych przez produkty
niebedgce produktami P&G; (ii) szkod spowodo-
wanych przeprowadzeniem prac serwisowych
przez podmioty inne niz serwis Braun lub autory-
zowany serwis Braun; (iii) produktu lub czesci,
ktore zostaty zmodyfikowane bez pisemnej
zgody firmy P&G, a takze (iv) szkéd wynikajacych
z zastosowania lub niemoznoéci zastosowania
stojaka / krazka Oral-B na smartfon, uchwytu na
smartfon mocowanego na lustrze lub etui
podréznego z funkcjg tadowania («Akcesoria»).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ MAJACE
ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA FIRMA P&G
ANI JEJ DYSTRYBUTORZY | DOSTAWCY W ZADNYM
WYPADKU NIE SA ODPOWIEDZIALNI WOBEC
UZYTKOWNIKA ANI ZADNEJ STRONY TRZECIEJ ZA
WSZELKIE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, WYMIERNE,
ZWIAZANE Z ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM
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LUB NAWIAZKA LUB WSZELKIE INNE SZKODY
WYNIKAJACE Z ZASTOSOWANIA LUB
NIEMOZNOSCI ZASTOSOWANIA AKCESORIOW
ORAL-B, W TYM M.IN. USZKODZENIA CIAKA
0SOB, SZKODY MAJATKOWE, UTRATE WARTOSCI
PRODUKTOW STRON TRZECICH, KTORE SA,
STOSOWANE W POrACZENIU LUB RAZEM Z
AKCESORIAMI ORAL-B, LUB UTRATE
MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z AKCESORIOW
ORAL-B LUB PRODUKTOW STRON TRZECICH,
KTORE SA STOSOWANE W POYACZENIU LUB
RAZEM Z AKCESORIAMI ORAL-B, NAWET JESLI
FIRMA P&G ZOSTAXA POINFORMOWANA O
MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKOD. BEZ
OGRANICZENIA POWYZSZYCH POSTANOWIEN
UZYTKOWNIK ROZUMIE | ZGADZA SIE Z FAKTEM,
ZE FIRMA P&G NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI
ZAWSZELKIE USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA
URZADZEN ELEKTRONICZNYCH
POWSZECHNEGO UZYTKU LUB INNEGO MIENIA
OSOBISTEGO STOSOWANEGO Z AKCESORIAMI
ORAL-B ANI ZA UTRATE DANYCH ZAPISANYCH NA
TAKICH URZADZENIACH. W ZADNYM WYPADKU
ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE WOBEC FIRMY
ORAL-B NIE MOZE PRZEKROCZYC RZECZYWISTEJ
KWOTY, JAKA ZOSTAKA UISZCZONA ZA ZAKUP
NINIEJSZEGO PRODUKTU.

Rozwigzywanie problemow

Gwarancja na wymienne koncowki szczoteczki
Gwarancja Oral-B zostanie uniewazniona, jesli
uszkodzenie elektrycznej raczki wyposazonej w
akumulator jest spowodowane zastosowaniem
wymiennych koncowek szczoteczek marek innych
niz Oral-B.

Oral-B nie zaleca stosowania wymiennych
koncéwek szczoteczek innych marek.

¢ Oral-B nie ma wptywu na jako$¢ wymiennych
koncowek szczoteczek marek innych niz Oral-B.
W zwigzku z tym nie mozemy zagwarantowac, ze
wymienne koncowki szczoteczek marek innych
niz Oral-B zapewnig jako$¢ szczotkowania
zgbow zadeklarowang w momencie zakupu
elektrycznej raczki wyposazonej w akumulator.

¢ Oral-B nie moze zagwarantowac, ze wymienne
koncowki szczoteczek marek innych niz Oral-B
bedg pasowaé do produktéw marki Oral-B.

¢ Oral-B nie moze przewidzie¢ dtugoterminowego
wptywu stosowania wymiennych koncowek
szczoteczek marek innych niz Oral-B na zuzycie
raczki.

Na wszystkich wymiennych koncéwkach szczoteczek

Oral-B znajduije sie logo Oral-B, a ponadto spetniajg,

one wysokie normy Oral-B dotyczgce jako$ci. Oral-B

nie sprzedaje wymiennych koncowek szczoteczek ani

raczek pod innymi markami.

aplikacjg Oral-B. w smartfonie.

raczce.
4. Potgczenie Bluetooth ze

Bluetooth Smart.

Problem | Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie

Aplikacja

Raczka nie dziata 1. Aplikacja Oral-B jest zamknigta. 1. Uruchom aplikacje Oral-B.
(prawidtowo) z 2. Funkcja Bluetooth nie jest wtgczona | 2. WAgcz Bluetooth w smartfonie (zgodnie

3. Funkcja Bluetooth jest wytaczonaw | 3. Wiacz Bluetooth na wyswietlaczu,

smartfonem zostato utracone.
5. Smartfon nie obstuguje technologii
Bluetooth 4.2 (lub nowszej) /

6. Niezaktualizowana aplikacja Oral-B. | 5. Smartfon musi obstugiwa¢

z opisem w instrukcji obstugi).

przechodzac kolejno do menu
Ustawienia -> Bluetooth.

4. Ponownie sparuj raczke ze smartfonem
w ustawieniach aplikacji. Trzymaj
smartfon w bliskiej odlegtosci podczas
uzywania go w potgczeniu z rgczka.

technologig Bluetooth 4.2 (lub
nowsza) / Bluetooth Smart, aby
mozliwe byto sparowanie z nim rgczki.
Zgodno$¢ smartfondw i dostgpno$c
aplikaciji Oral-B w réznych krajach
mozesz sprawdzi¢ pod adresem
www.oralbappavailability.co.uk.

6. Pobierz najnowsza wersjg aplikacji
Oral-B.
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Przywré¢ Konieczne przywrocenie pierwotnego | Przejdz na wy$wietlaczu do menu
ustawienia sposobu dziatania. Ustawienia -> Przywracanie ustawien
fabryczne. fabrycznych (22). Nacisnij przycisk
wt./wyt., aby potwierdzi¢ wybor.
SZCZOTECZKA DO ZEBOW
Raczka nie dziata 1. Bardzo niski stan natadowania 1. Nalezy tadowac przez co najmniej
(podczas akumulatora - raczka nie dziata. 30 min.
pierwszego uzycia). | 2. Pracaw warunkach poza standar- 2. Korzystaj z urzadzenia wytgcznie w
dowa temperaturg eksploataciji standardowej temperaturze
(komunikat na wy$wietlaczu i/lub eksploatacji (> 0°Ci< 40 °C).
zmieniajgce si¢ naprzemiennie
wskazania diody inteligentnego
czujnika sity nacisku)
Krotkie, Timer zostat zmodyfikowany/ Skorzystaj z aplikacji, aby zmieni¢
przerywane dezaktywowany w aplikacii. ustawienia timera lub przywréci¢
dzwigki po 2 ustawienia fabryczne (zobacz sekcje
minutach lub dotyczacg rozwigzywania problemow
raczka nie aplikaciji).
obstuguje
zadnego timera.
Raczka sig nie 1. Bardzo niski stan natadowania 1. Nalezy tadowac przez co najmniej
taduje. akumulatora. Moze uptyng¢ do 30 min.
10-15 min, zanim wys$wietlacz sie 2. Zalecana temperatura otoczenia
wigczy. podczas tadowania i uzytkowania
2. Temperatura otoczenia podczas urzadzenia wynosi od 5 °C do 35 °C.
tadowania poza dopuszczalnym 3. Upewnij sig, ze fadowarka jest
zakresem (< 0°Ci>40°C). podtgczona do napigcia sieciowego.
3. kadowarka moze nie by¢
(prawidtowo) podtaczona.
Stukanie / gtosne | 1. Prawdopodobnie koncéwka 1. Sprawdz, czy korcoéwka szczoteczki
dzwieki podczas szczoteczki nie jest whasciwie jest prawidtowo umieszczona na
szczotkowania lub umieszczona na rgczce. rgczce. Pomigdzy koncowka a rgczkg,
wigczania 2. Koncoéwka szczoteczki moze by¢ szczoteczki powinna by¢ mata
urzadzenia. zuzyta. przerwa.
2. Wymien koncowke szczoteczki.

Elektryczna szczoteczka do zgbow jest
wyposazona w nadajnik radiowy, ktory dziata w
zakresie od 2,4 do 2,48 GHz z maksymalng mocg,

1mW.

Niniejszym firma Braun GmbH o$wiadcza, ze
urzadzenia radiowe typu 3786, 3796, 3795, 3758,
3758, 3776, 3794, 3771, 3765 oraz 3767 sg zgodne

z dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaraciji
zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujacym
adresem internetowym: www.oralb.com/ce.
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Display Language UPDATE? PRZEPROWADZIC
Jezyk wyswietlacza ZAKTUALIZOWAC?
English Polski UPDATING TRWA
GOOD MORNING DZIEN DOBRY AKTUALIZOWANIE
GOOD NIGHT DOBRYWIECZOR UPDATED ZAKTUALIZOWANO
HELLO CZESE FAILED NIEPOWODZENIE
SENSITIVE TRYB DELIKATNE
CZYSZCZENIE
WHITEN TRYB WYBIELANIA
GUM CARE TRYB PIELEGNACJA
DZIASEL
INTENSE TRYB INTENSYWNE
CZYSZCZENIE
SUPER SENSITIVE TRYB SUPER
DELIKATNE
CZYSZCZENIE
TONGUE CLEAN TRYB CZYSZCZENIE
JEZYKA
SETTINGS USTAWIENIA
YES TAK
NO NIE
LIGHT RING KOLOR PIERSCIENIA
LANGUAGE JEZYK
FACTORY RESET PRZYWROCENIE
USTAWIEN
FABRYCZNYCH
BACK POWROT
DISABLE WYLACZ
ENABLE WLACZ
CANCEL ANULUJ
YELLOW Z70¥TY
PINK ROZOWY
BLUE NIEBIESKI
ORANGE POMARANCZOWY
TURQUOISE TURKUSOWY
WHITE BIAKY
ENGLISH ANGIELSKI
SURE? NA PEWNO?
REFILL IS USED UP KONCOWKA WYMIEN
KONCOWKE
SWITCHED? WYMIENIONA?




Popis

Kartackova hlava

Identifika&ni symbol karta¢kové hlavy
Chytry senzor tlaku (svételny indikator)
Interaktivni displej

Rukojet’

NabijeCka

Tlagitko zapnuti/vypnuti

Tlagitko prepinani rezim( Gisténi

© 0 NO O s ON =

Funkce interaktivniho displeje

-
o

ReZim pro kazdodenni &isténi

jury
jry

ReZim jemného Cisténi

-
N

ReZim péce o dasné

Y
(%)

Bélici rezim

jury
H

ReZim intenzivniho Cisténi

-
(3]

ReZim super jemného &isténi

-
o

ReZim ¢isténi jazyka

-
N

Nabidka nastaveni

-
©

Funkce nabidky nastaveni

-
©

Sprava Bluetooth® nastaveni

N N
- o

Vybér/zména jazyka

N
N

Obnova tovarniho nastaveni

N
(%)

Funkce zpétné vazby
Casovag

N N
[

Stav baterie

N
(=]

Pripomenuti vymény

N
~

Zpétna vazba k Cisténi

Volba/zména barvy svételného indikatoru

Prislusenstvi a funkce:
a  Funkce chytrého senzoru tlaku

b Nastaveni barvy svételného indikatoru pres

aplikaci Oral-B
Kartackova hlava Ultimate Clean
Karta¢kova hlava Gentle Care

c
d
e Drzak kartackové hlavy s vickem
f  Stojan drZaku kartackoveé hlavy
g Cestovni pouzdro

h  Nabijeci cestovni pouzdro

h1 Kontrolka nabijeni

h2 Napajeni (zastrcka Smart Plug)

i Stahnéte si aplikaci Oral-B a pripojte se pres

Bluetooth® (viz zadni strana)

Poznamka: Obsah baleni se m(iZe v zavislosti na

zakoupeném modelu lisit.
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@2 Cesky
Vitejte v Oral-B!

Pred prvnim pouZitim zubniho kartaCku si prectéte
tento navod na pouziti a uschovejte pro budouci
potrebu.

DULEZITE

® Pravidelné kontrolujte cely vyro-
bek / sitové kabely / prislusen-
stvi, zda nejsou poSkozeny.
Poskozeny nebo nefunkeni pfi-
stroj dale nepouZivejte. Pokud
doslo k poSkozeni produktu /
sit'ovych kabelll / prislusenstvi,
predejte je do servisniho stte-
diska Oral-B. Vyrobek neupra-
vujte ani neopravujte. Mohlo by
to zpUsobit poZar, uraz elektric-
kym proudem nebo zranéni.
Do Zadného otvoru na pristroji
nevkladejte cizi pfedmeéty.

¢ NedoporuC€ujeme pro pouZzivani
détmi do 3 let. Déti a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo duSevnimi schopnostmi
Ci s nedostatkem zkuSenostia
znalosti mohou zubni kartacky
pouzivat, pokud jsou pod dohle-
dem nebo pokud byly pouCeny
0 bezpeCném pouzivani pristroje
arozumeji riziku souvisejicimu
S jeho pouzivanim.

e Déti bez dozoru nesmi vyrobek
Cistit ani provadét jeho udrzbu.

¢ Dbejte na to, aby déti nepouZi-
valy pristroj na hrani.

e Tento vyrobek pouZzivejte pouze
v souladu s jeho urCenim tak, jak
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popisuje tento navod na pouZiti.
Nepouzivejte prislusenstvi, které
nedoporucuje vyrobce. PouZi-
vejte pouze nabijeCku dodanou
S pristrojem.

¢ NabijeCku a/nebo specialni
sadu sitovych kabelli (se zastr-
Ckou SmartPlug) pouZzivejte
pouze se zabudovanym bez-
pecCnostnim nizkonapét'ovym
napajecim adaptérem, ktery se
dodava s pristrojem. Zadnou
Cast tohoto kabelu nevyméniujte
ani neupravuite, jinak hrozi riziko
Urazu elektrickym proudem.
Pokud jsou nabijeci stojan /
nabijeci cestovni pouzdro ozna-
Ceny 492-XXxX, pOUZi-
vejte pouze specialni sadu sit'o-
vych kabelll (se zastrékou
SmartPlug) Braun/Oral-B s
timto oznaCenim.

UPOZORNENI

¢ Nabijecku, zastréku SmartPlug ani nabijeci
cestovni pouzdro neponofruijte do vody &i jiné
kapaliny a neuchovavejte je na mistg, ze kterého
by mohly spadnout nebo byt staZzeny do vany
¢i umyvadla. Nedotykejte se nabijeci jednotky,
ktera spadla do vody. OkamZité ji odpojte z
elektrické sité.

¢ Sitovy kabel pfili§ neohybejte, nestladujte ani
nemackeijte.

¢ Tento pristroj obsahuje baterie, které nelze
vymeriovat. Pristroj neotevirejte ani
nerozebirejte. Pro Ucely recyklace baterie
odevzdejte cely pristroj na schvalenych
sbérnych mistech elektronického odpadu
zfizenych podle mistnich predpisti a norem.
Otevrenim rukojeti pristroj zni¢ite a zaruka na
néj pozbude platnost.

¢ P¥i odpojovani pristroje z elektrické sité vzdy
uchopte zastrcku, nikdy netahejte za sitovy



kabel. Nedotykejte se elektrické zastrcky
mokryma rukama. MiZe to zplisobit tiraz
elektrickym proudem.
¢ Pokud podstupuijete IéEbu jakéhokoliv
onemocnéni ustni dutiny, porad'te se pred
pouZitim tohoto vyrobku se zubnim lékafem
nebo dentalnim hygienistou.
Tento zubni kartacek slouzi k individualni, osobni
péci o ustni dutinu a neni ur€en k pouZiti vicerymi
pacienty v ambulancich zubnich lékar(i nebo v
jinych zdravotnickych zafizenich. Z hygienickych
dUvodu doporuujeme, aby kazdy ¢len rodiny
pouZival vlastni rukojet’ a kartackovou hlavu.
¢ Mohou se oddélit malé ¢asti, uchovavejte mimo
dosah déti.

Aby nedoslo k poskozeni kartackové hlavy, coz by

mohlo zplisobit riziko spolknuti malych ¢asti nebo

poskozeni zubu:

¢ pred kazdym pouZitim se ujistéte, Ze je
kartackova hlava spravné nasazena. Zubni
kartacek nepouzivejte, pokud kartackova hlava
nesedi dobre na rukojeti. Kartacek nikdy
nepouZivejte bez kartackove hlavy.

¢ Pokud rukojet’ zubniho kartaku spadne na
zem, karta¢kovou hlavu pred dal$im pouZitim
vymeérite, i kdyZ neni viditeIné poSkozena.

e Kartackovou hlavu vyménujte za novou kazdé
3 mésice nebo drive, pokud se opotrebuije.

¢ Kartackovou hlavu po kazdem pouZiti fadne
ocistéte (viz odstavec «Cisténi»). Spravné ¢isténi
zajistuje bezpetné pouzivani a funk&ni Zivotnost
zubniho kartacku.

Dulezité informace

¢ Tento zubni kartaCek, nabijecka a pouzdro
(prislusenstvi) obsahuji magnety NdFeB a
vytvareji magneticka pole. Pokud pouZivate
nebo mate implantovany zdravotnicky pfistroj,
obratte se s otdzkami ohledné bezpec€nosti
pouzivani tohoto zubniho karta¢ku Oral-B iO na
vyrobce zdravotnického pfistroje nebo lékare.
¢ Tento zubni kartacek Oral-B Ize pouZivat s chyt-
rym telefonem (podrobnosti naleznete v sekci
«Propojeni zubniho kartacku s chytrym telefo-
nemn»). Aby se zabranilo elektromagnetické
interferenci a/nebo naruseni kompatibility,
vypnéte na rukojeti svého zubniho kartacku (5)
funkci Bluetooth®, nez jej pouZijete ve vyhraze-
ném prostoru, jako napriklad v letadle nebo ve
speciélné oznaenych prostorech nemocnice.
Chcete-li vypnout funkci Bluetooth, prejdéte do
nabidky «Nastaveni» na interaktivnim displeji (4)
-> Bluetooth -> vypnout. Stejné postupuijte,
pokud chcete funkci Bluetooth znovu aktivovat.

¢ Osoby s kardiostimulatorem by mély drzet
zapnuty zubni kartacek vzdy vice nez 15 centi-
metr( od kardiostimulatoru. Mate-li podezieni,
Ze dochazi k ruSeni, funkci Bluetooth vypnéte.

Technické udaje

Informace o napéti najdete na spodni strané
nabijeci jednotky.

Hladina hluku: 62 dB (A)

Prvni pouziti

Aktivujte zubni kartaCek stisknutim tlaCitka zapnuti/
vypnuti (7) a podle pokynd na interaktivnim displeji
(4) proved'te pocatecni nastaveni.

Pokud neni na displeji uvedeno jinak, mizZete
prepinat pomoci tlacitka rezimt (8) a vybirat
pomoci tlagitka zapnuti/vypnuti (7).

Nastaveni muzete kdykoliv zmé&nit pomoci nabidky
«Nastaveni» (17).

Nabijeni a pouZivani

¢ Pokud je nutné nabit baterii, umistéte zubni
karta¢ek na nabijecku (6) pfipojenou do
elektrické sité.

o Uroveii nabiti je vyznagena na interaktivnim
displeji (4). KdyzZ je baterie pIné nabita, displej
se vypne. PIné nabiti obvykle trva 3 hodiny.

o Kdyz se baterie vybiji, snizi se rychlost motoru
a chytry senzor tlaku (3) kratce blika Cervené.
Jakmile se baterie vybije, motor se zastavi.
Na jedno pouZiti bude nutné zubni kartacek
alespori 5 minut nabijet.

Poznamka: Pokud se baterie vybije (displej je
vypnuty), nechte nabijet alespori 30 minut.

¢ Rukojet’ miZete stale uchovavat v nabijecce
zapojené do elektrickeé sité. Prebiti baterie neni
mozné.

Poznamka: Pro ucely optimalni udrzby baterie

uchovavejte rukojet’ zubniho kartacku pfi pokojové

teploté.

Varovani: Nevystavujte rukojet’ zubniho kartacku
teploté presahuijici 50 °C.

Jak zubni kartaCek pouZzivat
Zaciname Gistit

Nasad'te karta¢kovou hlavu na rukojet’. Mezi
rukojeti a karta&kovou hlavou by méla ziistat mala
mezera. Sejméte rukojet z nabijecky zapojené

do elektrické sité nebo ji staci zvednout, aby se
aktivovala (displej se zapne). Namocte

27



kartackovou hlavu a naneste na ni zubni pastu.
Karta¢kovou hlavu priloZte k zubtim jesté pred
stisknutim tlaGitka zapnuti/vypnuti, abyste zabranili
rozstfikovani zubni pasty.

Poznamka: Displej se po néjaké dobé vypne.
Stisknutim tlagitka zapnuti/vypnuti displej znovu
aktivujete.

Posunuijte karta¢kovou hlavou pomalu od jednoho
zubu k druhému. Nejdfive si vyCistéte vnéjsi strany
zubU, potom vnitfni a nakonec Zvykaci plochy.
Vycistéte si rovnomérné vSechny Gtyfi kvadranty
Ustni dutiny. O spravné technice &isténi zubl se
miZete poradit také se svym zubnim Iékafem nebo
dentalnim hygienistou.

Po Cisténi se na displeji zobrazi zpétna vazba na
zakladé doby, po kterou jste si zuby Cistili.

V prvnich nékolika dnech pouZivani jakéhokoliv
elektrického zubniho kartd¢ku mohou vaSe dasné
mirné krvacet.

Krvaceni by mélo po nékolika dnech ustoupit.
Pokud vsak krvaceni pretrvava i po 2 tydnech,
porad'te se se zubnim Iékafem nebo dentalnim
hygienistou. Pokud mate citlivé zuby a/nebo
dasné, Oral-B doporucuje pouZivat rezim jemného
Cisténi nebo velmi jemného cCisténi (volitelné) a
karta¢kovou hlavu Oral-B Gentle Care (d).

Casovag

Casovac kratkym preruSovanym zvukem v
30sekundovych intervalech signalizuje, Ze mate
prejit k dalSimu kvadrantu ustni dutiny. Dlouhy
preruSovany zvuk signalizuje uplynuti 2 minut, které
pro ¢isténi zubl doporuduji zubni lékari.

Casovat uklada do pam&ti uplynuly Sas Gisténi,
dokonce i kdyZ rukojet’ b&hem gisténi zubd na
kratkou dobu vypnete. Casovag se nastavi opét
na zacatek, pokud ¢isténi prerusite na vice nez
30 sekund nebo pokud rukojet’ zubniho karta¢ku
umistite do nabijecky zapojené do elektrické sité.

Poznamka: B&hem pouZivani aplikace Oral-B mlZe
byt €asovac u nékterych funkci deaktivovan.

Poznamka: Nastaveni ¢asovace si mizZete
prizplisobit také pomoci aplikace Oral-B.

Funkce chytrého senzoru tlaku (a)

Tento zubni kartacek je vybaven chytrym senzorem
tlaku (3), ktery ma rizné funkce odlisené riiznou
barvou kontrolky:

Bila (vychozi) = provozni kontrolka (vyberte
konkrétni barvu v aplikaci Oral-B (b)) / kontrolka
nizkého tlaku
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Cervena = kontrolka vysokého tlaku / nizky stav
baterie

Zelena = kontrolka doporu¢eného tlaku

Modra = kontrolka parovani pomoci funkce
Bluetooth

Oranzova = chybova kontrolka (postupuijte podle
pokynt na displeji)

Cist&te si zuby spravnym tlakem, ktery signalizuje
zelend kontrolka. Pokud na zuby pfili§ zatlacite,
rozsviti se kontrolka ¢ervené a pripomene vam tak,
Ze mate tlak omezit. Pokud chytry senzor tlaku
sviti bile (nebo ve zvolené barvé), doporu€ujeme
pritlacit.

Pri vysokém tlaku se snizi rychlost pohybu
kartackové hlavy (v rezimech «kazdodenni €isténi»,
«intenzivni Cisténi» a «jemné &isténi»). Funkci
chytrého senzoru tlaku pravidelné kontrolujte tak,
Ze na kartackovou hlavu b&hem pouZivani mirné
zatladite.

Poznamka: Béhem pouZzivani aplikace Oral-B
mUZe byt chytry senzor tlaku u nékterych funkci
deaktivovan.

Poznamka: Chytry senzor tlaku je deaktivovan v
rezimu «Cisténi jazyka».

ReZimy ¢isténi (v zavislosti na modelu)

Tento zubni karta&ek nabizi riizné rezimy &isténi,
které se zobrazuiji na displeji:

«Kazdodenni ¢isténi» — standardni rezim pro
kazdodenni &isténi

«Jemné &isténi» — pro jemné, ale dikladné ¢isténi
v citlivych oblastech

«PéCe 0 dasné» — Setrna masaz dasni

«Béleni» — rezim béleni zubt pro prileZitostné nebo
kazdodenni pouZiti

«Intenzivni ¢isténi» — pro pocit mimoradné Cistoty
(funguije na principu vy$si rychlosti)

«Velmi jemné Cisténi» — velmi Setrné Cisténi pro
citlivé oblasti.

«Cisténi jazyka» — &isténi jazyka pro prileZitostné
nebo kazdodenni pouZziti

V rezimu «&isténi jazyka» doporu€ujeme pouzivat
kartatkovou hlavu Gentle Care (d). Jazyk mtzete
Cistit se zubni pastou nebo bez ni. Jemnymi
pohyby systematicky Cistéte cely povrch jazyka.
Doporucena doba ¢isténi je 30 sekund. Motor se
po 30 sekundéach zastavi.



Nastaveni rezimu:

Probud'te sv(j zubni kartacek iO pro identifikaci
zvoleného reZimu ¢isténi. Pokud chcete béhem
pouZivani zménit na jiny reZim, tisknéte opakované
tlagitko volby rezim( ¢isténi (8). Zubni kartacek

se po zapnuti automaticky spusti v poslednim
zvoleném reZzimu.

Poznamka: Nastaveni rezimu Cisténi si mizete
takeé prizpusobit pomoci aplikace Oral-B.

Interaktivni displej

Interaktivni displej (4) aktivujete tim, Ze zubni
kartacek uchopite, sejmete ho z nabijecky nebo
stisknete tlacitko zapnuti/vypnuti (7).

(10-16) «Volba reZzimu» — prepinejte béhem
pouZivani tisknutim tlacitka volby reZzimu.

(17) «Nastaveni» — pfepinejte pres vechny rezimy,
dokud se nedostanete na moznost «Nastaveni».
Pro vstup do menu stisknéte tlacitko zapnuti/
vypnuti:

->(19) spravujte nastaveni Bluetooth (zapnout,
vypnout)

->(20) vyberte/zméiite barvu svételného
indikatoru

-> (21) vyberte/zméfite jazyk

->(22) obnovte tovarni nastaveni

(24) «Casovad» — zobrazuje dobu &iténi.

(25) «Stav baterie» — zobrazuje stav baterie po
pouZiti, pfi nabijeni nebo pfi vybiti baterie.

(26) «Pripomenuti vymény» — pfipomene, kdy
vyménit kartackovou hlavu.

(27) «Zpétna vazba» — zpétna vazba Cisténi je
oznacena smajlikem.

«Aktivace kartacku» — rukojet’ signalizuje svou
pripravenost, kdyZ ji zvednete, sejmete z nabijeCky
zapojené do elektrické sité nebo kdyZ stisknete
tlagitko zapnuti/vypnuti.

«Chybova hlaseni» — «<mimo provozni limity»:
pouZivate nebo nabijite kartatek mimo standardni
teplotu a/nebo nad standardni proud baterie.

KartaCkoveé hlavy

Oral-B nabizi fadu rdznych karta¢kovych hlav
Oral-BiO (c/d), které jsou kompatibilni pouze s
rukojeti zubniho kartacku Oral-B iO, a Ize je pouZi-
vat pro precizni ¢isténi kazdého jednotlivého zubu.

VétSina kartackovych hlav Oral-B iO obsahuje
vlakna INDICATOR®, ktera pomahaji kontrolovat
nutnost vymény kartackoveé hlavy. Pfi diikladném
Gisténi zub( 2krat denné po dobu 2 minut modra
vldkna priblizné po 3 mésicich pouZivani do

poloviny vyblednou, &imZ vas upozorni na nutnost
vymeény kartackové hlavy. Pokud se viakna
roztahnou jesté predtim, nez barva vybledne,
znamena to, Ze na zuby a dasné pravdépodobné
vyvijite prili§ velky tlak.

Doporucujeme kartackovou hlavu vymeériovat za
novou kazdé 3 mésice.

Propojeni zubniho kartacku
s chytrym telefonem

Aplikace Oral-B je dostupna pro chytré telefony s
opera¢nim systémem iOS nebo Android™. Lze ji
stahnout zdarma z App Store™ / Google Play™
nebo muizete oskenovat QR kod na zadni strané
této prirucky (i).

e Spust'te aplikaci Oral-B. Provede vas celym
procesem parovani prostfednictvim technologie
Bluetooth. Pislu$né nastaveni mlZete také najit
v nastaveni aplikace (Dalsi -> Zubni kartacek).

Poznamka: Funk&nost aplikace Oral-B je omezena,
pokud je na vasem chytrém telefonu funkce
Bluetooth deaktivovana (pokyny naleznete v
uzivatelské priru¢ce pro chytry telefon).

¢ Parovani signalizuje kontrolka chytrého senzoru
tlaku. V8echny pokyny aplikace se zobrazi na
vaSem chytrém telefonu.

¢ Nastaveni Bluetooth v rukojeti Ize kdykoliv
zménit prostfednictvim displeje
-> Nastaveni -> Bluetooth zapnout/vypnout.

e Kdyz chytry telefon pouZzivate s rukojeti zubniho
kartaCku, udrZujte ho v jeji blizkosti (do 5 m).
Ujistéte se, Ze je vas chytry telefon bezpe&né
umistén na suchém misté.

Poznamka: Pro sparovani s rukojeti zubniho
kartacku je nutné, aby vas chytry telefon
podporoval verzi Bluetooth 4.2 (nebo vy$si) nebo
Bluetooth Smart. Dostupnost aplikace Oral-B

ve své zemi si mlzete ové&fit na strankach
www.oralbappavailability.co.uk.

Varovani: V navodu k chytrému telefonu ovérte, zda
jsou vas telefon/nabijetka vhodné pro pouZiti v
koupelné.

Navod k Cisténi

Po kazdém ¢isténi nechte zubni kartacek zapnuty a
kartackovou hlavu oc€istéte pod tekouci vodou.
Sejméte kartackovou hlavu a o¢istéte rukojet’
kartacku a kartackovou hlavu zvIast'. Ujistéte se, Ze
kdyz je rukojet’ zapnutd, voda se dostane dovnitf
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horni ¢asti rukojeti i dovnitf kartackové hlavy. Pred
opétovnym sestavenim zubniho kartacku iO
vSechny ¢asti otfete a nechte je uschnout. Pred
Cisténim nabijeCku odpojte z elektricke sité.
Pravidelné Cistéte nabije¢ku pouze vihkym
hadfikem. Seznamte se s individualnimi pokyny pro
Cisténi prisluSenstvi v odstavci «PrisluSenstvi».

. L
o
g BN

PrisluSenstvi

(v zavislosti na modelu)

Nabijeci cestovni pouzdro (h)

e Pokud chcete nabit rukojet’ (5), vloZte ji do
nabijeciho cestovniho pouzdra (h) a pfipojte ho
k elektrické zasuvce pomoci dodaného
pridavného zdroje napajeni (h2). Zdroj napajeni
je mozné pouZivat ve vSech béznych typech
sitového napéti (100-240 V).

Blikajici kontrolka (h1) na nabijecim cestovnim
pouzdru ukazuje, Ze se rukojet’ nabiji. Jakmile je
rukojet’ pIné nabita, kontrolka zhasne. PIné
nabiti vétSinou trva 6 hodin.

Vnéjsi a vnitfni pouzdro Cistéte pouze vihkym
hadfikem. Pfed uloZenim do cestovniho
pouzdra zkontrolujte, zda jsou rukojet’ a
kartackova hlava zcela suché.

Poznamka: Skvrny na povrchu cestovniho pouzdra
Cistéte okamZité. Cestovni pouzdro skladujte na
Cistém a suchém misté.

Cestovni pouzdro (g)

V cestovnim pouzdru (g) skladujte Cisty a suchy
zubni kartacek / kartackové hlavy.

Vnéjsi a vnitfni pouzdro &istéte pouze vihkym
hadfikem.

Poznamka: Skvrny na povrchu cestovniho pouzdra
Cistéte okamZité. Cestovni pouzdro skladujte na
Cistém a suchém misté.
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Drzak kartackové hlavy (f) / drzak kartackové
hlavy s vickem (e)

Vycisténeé kartatkové hlavy muzete uloZit na kolicky
drzak( kartackovych hlav. Pred umisténim do
drzaku a/nebo zavienim vicka se ujistéte, Ze jsou
karta¢koveé hlavy suché. Drzaky kartackovych hlav
avicko Ize myt v mycce.

Pouzdro na zip / magnetické pouzdro

V pouzdru na zip skladujte Cisty a suchy zubni
kartacek / kartackové hlavy.

Vnéjsi a vnitfni pouzdro Ize Cistit pod tekouci
vodou.

Do magnetického pouzdra ukladeite Eisty a suchy
zubni kartacek spolu s drzakem kartackové hlavy
(e). Pfed umisténim do drZzaku a/nebo zavienim
vitka se ujistéte, Ze jsou kartackoveé hlavy suché.
Vnéjsi a vnitfni povrch Ize Cistit pod tekouci vodou.
Pouzdra uchovavejte na €istém a suchém misté.

Poznamka: Skvrny na povrchu pouzdra Cistéte
okamfZité.

Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

Poznamka k ochrané
Zivotniho prostredi

Produkt obsahuje baterie a/nebo
recyklovatelny elektroodpad.

Z diivodu ochrany Zivotniho prostredi
je neodhazujte do bézného domaciho odpadu, ale
odevzdejte na prislusném sbérném misté ve své
zemi.

i

Li-lon

Zaruka

Na tento vyrobek poskytujeme zaruku 2 roky ode
dne prodeje spottebiteli. V zaru¢ni dobé bezplatné
odstranime zavady na pfistroji zptisobené vadami
materialu nebo chybou vyroby, a to tak, Ze zafizeni
dle na8eho uvaZzeni bud’ opravime nebo vyménime.
Jednotka mUze byt v zavislosti na dostupnosti nahra-
zena stejnym modelem jiné barvy, popfipadé jinym
rovnocennym modelem. Tato z&ruka se vztahuje na
vSechny zemé, kam tento vyrobek firma Braun nebo
jeji autorizovany distributor dodavaji.

Tato zaruka se nevztahuje na poskozeni vznikla
nespravnym pouZivanim a udrzbou, ani na béZzné
opotfebeni vzniklé pfi pouZivani, zejména v pfipadé
kartac¢kovych hlav, jakoZ ani na zavady, které maji
zanedbatelny vliv na hodnotu a pouZitelnost pristroje.
Zaruka pozbyva platnost, pokud opravy provedly
neautorizované osoby nebo pokud na opravu



nebyly pouZity originalni nahradni dily Oral-B Braun.
Chcete-li vyuZit servisnich sluzeb v zaruéni dobg,
predejte nebo zaslete cely pfistroj spolu s doklady
0 koupi do autorizovaného servisniho strediska
Oral-B Braun. Tato zaruka nema zadny vliv na vase
zakonna prava.

Tato zaruka Zadnym zplsobem neovliviiuje vase
zakonna prava.

Informace

Radiovy modul Bluetooth®

PrestoZe jsou podporovany vSechny uvedené
funkce na pfistroji s Bluetooth, Oral-B nezaru€uje
100% spolehlivost pfipojeni a konzistentnost
fungovani funkci.

Provozni vykon a spolehlivost pfipojeni souvisi
primo s kazdym jednotlivym pristrojem s Bluetooth,
verzi softwaru a operacnim systémem tohoto
pristroje, stejné jako s firemnimi bezpe&nostnimi
zasadami, které jsou v daném pristroji
implementovany.

Spoletnost Oral-B dodrZuje a dusledné
implementuje standard Bluetooth, podle kterého
mohou pristroje obsahujici Bluetooth komunikovat
a fungovat se zubnimi kartacky Oral-B.

JestliZe v8ak vyrobci pristrojl tento standard
nesplni, omezi to kompatibilitu Bluetooth a uZivatel
se mUZe setkat s problémy s funkcemi a
funk&nosti. Upozoriiujeme, Ze software pfistroje s
Bluetooth mUize zasadnim zplisobem ovlivnit
kompatibilitu a provoz.

Zaruka — vyjimky a omezeni

Tato zaruka se vztahuje pouze na nové vyrobky
vyrobené spole¢nosti nebo pro spole¢nost Procter
& Gamble nebo jeji pobocky &i dcefiné spole¢nosti
(«P&G»). Tyto vyrobky Ize identifikovat ochrannou
znamkou Braun/Oral-B, obchodnim nazvem nebo
logem, které je k nému pfipojeno. Tato zaruka se
nevztahuje na Zadny jiny produkt nez P&G, vEetné
hardwaru a softwaru. Spole¢nost P&G nenese
odpovédnost za Zadné poskozeni nebo ztratu
program, dat nebo jinych informaci ulozenych na
médiu v daném produktu, ani na produktu jiném
nez P&G nebo jeho ¢asti, na které se tato zaruka
nevztahuje. Na obnovu nebo preinstalovani
programi, dat nebo jinych informaci se tato zaruka
nevztahuje. Tato zaruka se nevztahuje na (i) $kody
zpusobené nehodou, zneuZitim, nevhodnym
pouZzitim, zanedbanim, nespravnym pouZitim nebo
vyrobkem jinym nez P&G; (ii) poskozeni zplisobené
servisem provedenym kymkoliv jinym nez
spole€nosti Braun nebo autorizovanym servisnim
mistem spole¢nosti Braun; (iii) produkt nebo ¢ast,
které byly upraveny bez pisemného souhlasu

spole¢nosti P&G a (iv) poskozeni vzniklé v disledku
pouzivani nebo nemoZnosti pouZivat drzak/
pouzdro Oral-B na chytry telefon, drzak chytrého
telefonu na zrcadlo nebo nabijeci cestovni pouzdro
(«PFisluSenstvi»).

OMEZENi ODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENEM PLATNYMI ZAKONY
NENESE SPOLECNOST P&G ANI JEJi
DISTRIBUTORI NEBO DODAVATELE
ODPOVEDNOST VUCI VAM NEBO JINE TRET(
STRANE ZA JAKEKOLIV PRIME, NEPRIME,
NAHODNE, NASLEDNE, ZVLASTNI, WSLOVNE
NEBO TRESTNi SKODY JAKEKOLIV POVAHY, KE
KTERYM DOJDE V DUSLEDKU POUZIVANiI NEBO
NEMOZNOSTI POUZIVAT PRISLUSENSTVI
ORAL-B, VCETNE MIMO JINE ZRANENI OSOB,
POSKOZENiI MAJETKU, ZTRATY HODNOTY
VYROBKU TRETICH STRAN, KTERE SE
POUZiVAJI V KONKRETNIM PRISLUSENSTVi
ORAL-B CI SPOLU S NiM, NEBO NEMOZNOSTI
POUZIVAT PRISLUSENSTVI ORAL-B NEBO
WROBKY TRETICH STRAN, KTERE SE
POUZIVAJI V PRISLUSENSTVI ORAL-B CI SPOLU
S NiM, ATO ANI POKUD BYLA SPOLECNOST
P&G NA MOZNOST TAKOVYCH SKOD
UPOZORNENA. BEZ OMEZENI WS3E
UVEDENEHO BERETE NA VEDOMi A
SOUHLASITE S TiM, ZE SPOLECNOST P&G
NENESE ODPOVEDNOST ZA ZADNE SKODY
NEBO ZNICENi SPOTREBNIi ELEKTRONIKY
NEBO JINEHO OSOBNIHO MAJETKU, KTERY SE
NACHAZI NA PRISLUSENSTVi ORAL-B NEBO
JEHO VNEJSi CASTI, ANI ZA ZTRATU DAT
OBSAZENYCH VE WSE UVEDENYCH
PRISTROJICH. V ZADNEM PRIPADE NEMUZE
ZADNA NAHRADA ZE STRANY SPOLECNOSTI
ORAL-B PRESAHNOUT SKUTECNOU CENU
UHRAZENOU PRI NAKUPU PRODUKTU.

Zaruéni vyména kartackovych hlav

Pokud se zjisti, Ze poSkozeni nabijeci rukojeti
zpusobilo pouZiti ndhradnich kartackovych hlav
jinych nez Oral-B, zaruka Oral-B zanika.

Oral-B nedoporucuje pouZivat nahradni kartackoveé
hlavy jiné nez Oral-B.

¢ Oral-B nema kontrolu nad kvalitou nahradnich
kartackovych hlav jinych nez Oral-B. Z tohoto
diivodu nemuzeme zajistit vykon nahradnich
kartackovych hlav jinych nez Oral-B, ktery jsme
uvadeli u elektrické dobijeci rukojeti pri
plivodnim nakupu.

¢ Oral-B nemUZe zajistit, Ze kartackové hlavy jiné
nez Oral-B plijde nasadit na rukojet’ Oral-B.
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¢ Oral-B nemuze predvidat dlouhodoby uginek

nahradnich kartac

na opotrebeni rukojeti.

kovych hlav jinych nez Oral-B

V8echny nahradni kartackoveé hlavy Oral-B maji
logo Oral-B a spliiuji vysoké standardy kvality
Oral-B. Oral-B neprodava nahradni kartackové

hlavy ani €asti rukojeti pod jinou znackou.

Odstrariovani problému

Problém

| Mozna pficina

Naprava

APLIKACE

Rukojet’ nefunguje

1. Aplikace Oral-B neni spusténa.

—

. Spustte aplikaci Oral-B.

(spravné) s 2. NavaSem chytrém telefonu neni 2. Aktivujte na svém chytrém telefonu
aplikaci Oral-B. aktivovana funkce Bluetooth. funkci Bluetooth (dle uZivatelské
3. Vrukojeti je vypnuta funkce prirucky).
Bluetooth. 3. Aktivujte funkci Bluetooth pres
4. Spojeni s vasim chytrym telefonem Nastaveni -> Bluetooth zapnout.
pres technologii Bluetooth bylo 4. V nastaveni aplikace sparujte rukojet’
preruseno. s chytrym telefonem. Pokud chytry
5. Va3 chytry telefon nepodporuje telefon pouzivate s rukojeti, udrzujte
verzi Bluetooth 4.2 (nebo vyssi) / ho v jeji blizkosti.
Bluetooth Smart. 5. Pro sparovani s rukojeti zubniho
6. Zastarala verze aplikace Oral-B. kartacku je nutné, aby vas chytry
telefon podporoval verzi Bluetooth
4.2 (nebo vyssi) / Bluetooth Smart.
Dostupnost aplikace Oral-B ve své
zemi si mlZete ovéfit na strankach
www.oralbappavailability.co.uk.
6. Stahnéte si nejnovéjsi verzi aplikace
Oral-B.
Obnovte tovarni Je pozadovana puvodni funkénost. Jdéte do Nastaveni -> Obnoveni
nastaveni. tovarniho nastaveni (22). Stisknutim

tlacitka zapnuti/vypnuti potvrd'te.

ZUBNI KARTACEK

Rukojet' zubniho
karta¢ku nefunguje
(pfi prvnim poutZiti).

1. Baterie je témér vybita. Rukojet’
zubniho karta€ku nefunguije.

2. Provoz mimo standardni teplotu
(zprava na displeji a/nebo blikani
kontrolek chytrého senzoru tlaku)

1. Nechte pfistroj alespori 30 minut
nabijet.

2. Vzdy pouZivejte pri standardni
provozni teploté (> 0°Ca<40C).

Kratky preruso-
vany zvuk / blika-
jici kontrolka po 2
minutach nebo na
rukojeti nefunguje

Casovaé byl upraven/deaktivovan
prostrednictvim aplikace.

PouZijte aplikaci ke zméné nastaveni
Casovace nebo obnovte tovarni
nastaveni (viz ReSeni problému s
aplikaci).

2. Okolni teplota pro nabijeni je mimo
platny rozsah (< 0°C a>40°C).

3. Nabijecka pravdépodobné neni
(spravng) pfipojena.

Zadny casovac.
Rukojet’ se 1. Témé&r vybita baterie nabijecky. 1. Nechte pristroj alespoii 30 minut
nenabiji. Displej se zapne az za 10—15 minut. nabijet.

2. Doporuc¢ena teplota okolniho
prostredi pro nabijenije 5°C az 35 °C.

3. Zkontrolujte, zda je nabijecka
pripojena k sitovému napajeni.
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Rachoceni /
hlasity zvuk pri
¢Cisténi nebo po
zapnuti.

1. Kartackova hlava pravdépodobné
neni spravné nasazena na rukojeti
kartacku.

2. Pravdépodobné je opotfebovana
kartackova hlava.

mezera.

1 Zkontrolujte, zda je kartackova hlava
spravné nasazena na rukojeti. Mezi
hlavou a rukojeti by méla ztstat mala

2. Vymérite kartackovou hlavu.

Tento elektricky zubni kartacek obsahuje radiovy
modul, ktery funguje v pasmu 2,4-2,48 GHz pri

maximalnim vykonu 1 mW.

Spole&nost Braun GmbH timto prohladuje, Ze
vysilaci vybaveni typu 3786, 3796, 3795, 3758,
3753, 3776, 3794, 3771, 3765 a 3767 splfivje
Smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni prohladeni o
shodé se smérnicemi EU je k dispozici na
internetové adrese: www.oralb.com/ce.

Display Language
Jazyk displeje

English Cesky
GOOD MORNING DOBRE RANO
GOOD NIGHT DOBROU NOC
HELLO DOBRY DEN
DAILY CLEAN KAZDODENNI CISTENi
SENSITIVE JEMNE CISTENI
WHITEN BELENI
GUM CARE PECE O DASNE
INTENSE INTENZIVNi CISTENI
SUPER SENSITIVE VELMI JEMNE CISTENI
TONGUE CLEAN CISTENI JAZYKA
SETTINGS NASTAVENI
YES ANO
NO NE
LIGHT RING SVETELNY INDIKATOR
LANGUAGE JAZYK
FACTORY RESET OBNOVENI

TOVARNIHO

NASTAVENI

BACK ZPET

DISABLE VYPNOUT

ENABLE ZAPNOUT

CANCEL ZRUSIT

YELLOW ZLUTA

PINK RUZOVA

BLUE MODRA

ORANGE ORANZOVA

TURQUOISE TYRKYSOVA

WHITE BiLA

ENGLISH ANGLICKY

SURE? OPRAVDU?

REFILL IS USED UP KARTACKOVA HLAVA
JE OPOTREBOVANA

SWITCHED? VYMENENO?

UPDATE? AKTUALIZOVAT?

UPDATING AKTUALIZOVANI

UPDATED AKTUALIZOVANO

FAILED CHYBA

OUTSIDE OPERATING | VNEJSi PROVOZNI

LIMITS LIMITY
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Cistiaca hlavica

Identifikatny symbol &istiacej hlavice
Inteligentny senzor tlaku (svetelny prstenec)
Interaktivny displej

Rukovat’

Nabijacka

Tlagidlo zapnutia/vypnutia

Tiagidlo rezimu

Funkcie interaktivnheho displeja
ReZim «denného Cistenia»

ReZim «jemného Cistenia»

ReZim «starostlivosti o d'asna»

ReZim «bielenia»

ReZim «intenzivneho Cistenia»

ReZim «superjemného Cistenia»
ReZim «Gistenia jazyka»

Ponuka nastaveni

Funkcie ponuky nastaveni
Nastavenia ovladania Bluetooth®
Vyber/zmena farby svetelného prstenca
Vyber/zmena jazyka

Obnovenie vyrobnych nastaveni
Funkcie spatnej vazby

Casovag

Stav batérie

Pripomienka vymeny

Spatna vézba k Eisteniu zubov

PrisluSenstvo a funkcie:

a Funkcie inteligentného senzoru tlaku

b  Prispdsobenie farby svetelného prstenca
prostrednictvom aplikacie Oral-B App
Cistiaca hlavica «Ultimate Clean»
Cistiaca hlavica «Gentle Care»

c

d

e Drziak Cistiacej hlavice s krytom

f  Stojan s drZiakom gistiacej hlavice

g Cestovné puzdro

h  Nabijacie cestovné puzdro

h1 Kontrolka nabijania

h2 Napajaci zdroj (Smart Plug)

i Stiahnite si aplikaciu Oral-B a pripojte k
rozhraniu Bluetooth® (pozri zadnu stranu)

Poznamka: obsah balenia sa moZze v zavislosti od

zakupeného modelu lisit".



@K Slovensky
Vita vas Oral-B!

Pred pouZitim tejto zubnej kefky si precitajte
nasledujuce pokyny a uchovajte si navod na
buduce pouZitie.

DOLEZITE

* Pravidelne kontrolujte, i nie su
cely produkt/siet'ove kable/
prislusenstvo poskodene.
Poskodené alebo nefunkcné
zariadenie by ste nemali d'alej
pouZivat’. Ak st produkt/siet'ové
kable/prisluSenstvo poSkodené,
vyhladajte autorizované
servisné stredisko Oral-B. Vyro-
bok neupravujte ani neopra-
vujte. Mohlo by tak d6jst’ k
poZziaru, zasiahnutiu elektrickym
prudom alebo zraneniu. Do
Ziadneho otvoru na vyrobku
nikdy ni€ nevkladajte.

¢ Neodporucame, aby vyrobok
pouZivali deti do 3 rokov. Deti a
0s0by so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami, alebo nedostat-
kom skusenosti Ci vedomosti,
mdZu tieto zubné kefky pouZivat
len pod dozorom alebo ak
dostali pokyny k bezpecnému
pouZivaniu zariadenia a porozu-
meli hroziacemu nebezpecen-
stvu.

e Deti bez dozoru nesmu vyrobok
Cistit’ ani vykonavat’ jeho udrzbu.

® Deti sa nesmu so zariadenim
hrat’.

¢ Tento vyrobok pouZivajte iba na

urCeny ucel v stlade s tymto
navodom. NepouZivajte nad-
stavce, ktoré nie st odporucané
vyrobcom. PouZzivajte len nabi-
jaCku dodanu spolu s vasim
zariadenim.

¢ NabijaCku a/alebo Specialnu

supravu siet'ového kabla (Smart
plug) pouZivajte len s integrova-
nym bezpecnostnym nizkona-
patovym sietovym adaptérom,
ktory sa dodava spolu s vasim
spotrebiCom. Nevymienajte ani
neupravujte Ziadnu jeho Cast,
inak hrozi riziko zasiahnutia
elektrickym pradom. Ak su
nabijacia stanica/nabijacie ces-
tovné puzdro oznaCené symbo-
lom 492-xxxx, pouzivajte
vyluCne Specialnu supravu sie-
tového kabla (Smart plug)
Braun/Oral-B oznagenu rovna-
kym Cislom.

VAROVANIE
¢ Nabijacku, sietovy kabel s nabijatkou Smart

plug ani nabijacie cestovné puzdro neponarajte
do vody ani Ziadnej inej tekutiny a neskladujte
ich na mieste, z ktorého by mohli spadnut’ alebo
byt stiahnuté do vane alebo umyvadla. Ak
spadnu do vody, nedotykajte sa ich. Okamzite
ich odpojte z elektrickej siete.

Zabrarite zlomeniu, zaseknutiu alebo stlaceniu
sietového kabla.

Toto zariadenie obsahuje jednorazové batérie.
Zariadenie neotvarajte ani nerozoberajte. Pokial
ide o recyklaciu batérie, celé zariadenie
likvidujte v sulade s miestnymi nariadeniami
tykajucimi sa Zivotného prostredia. Pri otvoreni
rukovati sa zariadenie znic¢i a zrusi sa platnost’
zaruky.
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* Pri odpéjani zariadenia z elektrickej zasuvky
tahajte vZdy za nabijacku, nie za siet'ovy kabel.
Nedotykajte sa elektrickej zastréky mokrymi
rukami. Hrozi nebezpegenstvo zasiahnutia
elektrickym pradom.

¢ Ak podstupujete liecbu ochorenia v Ustnej
dutine, pred pouZitim tohto vyrobku sa porad'te
S0 svojim zubnym lekarom.

e Tato zubna kefka je zariadenie osobnej
starostlivosti a nie je ur€ena na pouZitie pre
viacerych pacientov v stomatologickej
ambulancii alebo instittcii. Z hygienickych
ddvodov odporucame, aby kazdy ¢len rodiny
pouzival vlastnt zubnu kefku a Cistiacu hlavicu.

e Z produktu sa mozu uvolnit’ malé ¢asti, preto ho
uchovavajte mimo dosahu deti.

Co mbzete urobit', aby ste sa vyhli poskodeniu
Cistiacej hlavice, ktoré moze sposobit’ prehltnutie
malych Casti alebo poskodenie zubov?

¢ Pred kazdym pouZitim sa uistite, Ze je Cistiaca
hlavica spravne nasadend. Ak sa Cistiaca hlavica
uz neda spravne nasadit, prestarite zubnt kefku
pouzivat'. Nikdy kefku nepouZzivajte bez Cistiacej
hlavice.

e Ak vam rukovat zubnej kefky spadne, pred
d'al8im pouZitim vymerite Cistiacu hlavicu aj ked’
nie je viditelne poskodena.

¢ (Cistiacu hlavicu vymiefiajte kazdé 3 mesiace,

v pripade opotrebovania aj skor.

¢ Cistiacu hlavicu po kazdom pouZiti dokladne
vyCistite (pozrite East’ «Odporucany postup
Cistenia»). Dokladné Cistenie zabezpeti bezpetné
pouZivanie a funk&nu Zivotnost' zubnej kefky.

Dolezité informacie

e Zubna kefka, nabijatka a vrecko (prislusenstvo)
obsahuju magnety NdFeB a generuju magne-
tické polia. Ak pouZivate zdravotni pomacku
alebo ju mate implantovanu a mate otazky tyka-
juce sa bezpetného pouZivania zubnej kefky
Oral-B iO, obrat'te sa na vyrobcu svojej zdravot-
nej pomdcky alebo na svojho lekara.

¢ Svoju zubnu kefku Oral-B moZete pouzivat’
spolu so smartfonom (podrobnosti najdete v
Casti «Pripojenie zubnej kefky k smartfénu»).
Aby ste predisli elektromagnetickému ruSeniu a/
alebo problémom s kompatibilitou, deaktivujte
funkciu Bluetooth® na rukovati zubnej kefky (5)
pred jej pouZitim v prostredi so zakazom pouZzi-
vania elektronickych zariadeni ako lietadla Ci
Specialne oznacené priestory v nemocniciach.

¢ Funkciu Bluetooth vypnete v ponuke «Nastave-
nia» na interaktivnom displeji (4) -> Bluetooth ->
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Vypnut'. Na opatovné aktivovanie funkcie
Bluetooth postupuijte rovnakym spdsobom.

¢ Osoby s kardiostimulatorom by mali zapnutt
zubnu kefku drzat’ vZzdy minimalne 15 centi-
metrov od kardiostimulatora. Kedykolvek
budete mat' akékolvek podozrenie, Ze dochadza
kinterferencii, deaktivujte funkciu Bluetooth.

Technické parametre

Udaje o napati ndjdete na spodnej strane nabijacej
jednotky.

Hiadina hluku: 62 dB (A)

Prvé pouZzitie

Zubnu kefku aktivujte stlaenim tlagidla

on (zap.)/off (vyp.) (7) a na zacatie s tvodnymi
nastaveniami postupujte podla pokynov na
interaktivnom displeji (4).

Ak sa na displeji nezobrazuju iné pokyny, hodnoty
prepinajte tlacidlom volby rezimov (8) a potvrd'te
tlacidlom on (zap.)/off (vyp.) (7).

Nastavenia moZete kedykolvek zmenit'v ponuke
«Nastavenia»(17).

Nabuanle a prevadzka

Batériu nabijete umiestnenim zubnej kefky na
nabijacku (6) pripojent do elektrickej zasuvky.

¢ Uroveri nabitia sa zobrazuje na interaktivnom
displeji (4). Po uplnom nabiti sa displej vypne.
Uplné nabitie zvy&ajne trva 3 hodiny.

e Ak sa Urovefi nabitia batérie zniZi, motor sa
spomali a inteligentny senzor tlaku (3) kratko
zablika naCerveno. Ked'’ sa batéria vybije, motor
sa zastavi. Na jedno pouZitie bude nasledne
potrebnych minimalne 5 minut nabijania.

Poznamka: v pripade Uplného vybitia batérie
(vypnuty displej) kefku nabijajte najmenej 30 minut.

* Rukovat’ mbZete po kazdom pouZiti odloZit' na
nabijacku, aby bola neustale plne nabita.
Zariadenie neumozni, aby do$lo k nadmernému
nabitiu batérie.

Poznamka: rukovat’ skladujte pri izbovej teplote,
¢im zabezpedite optimalnu prevadzku batérie.

Upozornenie: rukovat’ nevystavujte teplotam
vy88im ako 50 °C.

PouZivanie zubnej kefky

Zacnite si Gistit’ zuby.

Nasad'te Cistiacu hlavicu na rukovat. Medzi
rukovat'ou a Gistiacou hlavicou by mala zostat' mala
medzera. Zdvihnite rukovéat' z nabijaCky pripojenej



do elektrickej zasuvky alebo iba zdvihnite rukovat’,
¢im sa kefka aktivuje (displej sa zapne). Navih&ite
Cistiacu hlavicu a naneste na fiu zubnu pastu. Aby
ste predisli striekaniu, priloZte si Cistiacu hlavicu

k zubom a aZ potom zapnite rukovat’ stlacenim
tlacidla on (zap.)/off (vyp.).

Poznamka: po ur€itom Case sa displej vypne.
Stlacenim tlacidla on (zap.)/off (vyp.) mdZete
displej znovu aktivovat'.

Cistiacu hlavicu prestvajte z jedného zuba na
druhy. VycCistite si vonkajSiu stranu zubov, potom
vnutorna a nakoniec Zuvacie plochy. Vycistite
rovnomerne vSetky Styri kvadranty Ust. O spravnej
technike Cistenia zubov sa mdZete poradit’ aj so
svojim zubnym lekarom alebo zubnym hygienikom.
Po vycisteni zubov sa na displeji zobrazi spatna
vézba na zéklade Casu Cistenia.

Pocas prvych dni pouZivania elektrickej zubnej
kefky mdZu vase d'asna jemne krvacat'.

Krvacanie zvacsa po niekolkych diioch zmizne. Ak
by pretrvavalo aj po viac nez 2 tyzdiioch, poZiadajte
o radu svojho zubného lekara alebo zubného
hygienika. Ak mate citlivé zuby a/alebo d'asna,
Oral-B odporuca pouZivat’ «jemny» alebo «super
jemny» reZim Cistenia (volitelné aj v kombinacii s
Cistiacou hlavicou Oral-B «Gentle Care» (d)).

Casovag

Casovac kratkym preruSovanym zvukom v
30-sekundovych intervaloch signalizuje, Ze je
potrebné prejst’ na d’alsi kvadrant tst. DIhy
prerusovany zvuk signalizuje uplynutie
profesionalmi odpori¢aného 2-minttového ¢asu
Cistenia zubov.

Casovat si zapaméta uplynuly Sas Sistenia zubov
aj v pripade, Ze rukovat’ pocas Cistenia zubov
nakratko vypnete. Casovat sa vynuluje, ak sa
Cistenie prerusi na ¢as dihsi ako 30 sekund alebo
ak rukovat’ umiestnite do nabijacky zapojenej do
elektrickej siete.

Poznamka: pri pouZivani aplikacie Oral-B mozu byt
niektoré funkcie Casovaca deaktivované.

Poznamka: nastavenia Casovaca si moZete
prispdsobit’ aj v aplikacii Oral-B.

Funkcie inteligentného senzoru tlaku (a)
VaS$a zubna kefka je vybavena inteligentnym
senzorom tlaku (3), ktory ma rézne funkcie
indikované réznymi farbami kontrolky:

biela (predvolend) = indikator nizkeho tlaku/
prevadzky (farbu si mdZete zvolit' v aplikacii
Oral-B (b)),

Cervena = indikator nadmerného tlaku/nizkej
urovne nabitia batérie,

zelend = indikator odporucaného tlaku,
modra = indikator sparovania cez Bluetooth,

oranzova = indikator chyby (sledujte oznamenia na
displeji).

Zuby si Cistite pouZitim spravneho tlaku
indikovaného zelenou kontrolkou. Ak pri Cisteni
vyviniete prili§ velky tlak, indikator sa rozsvieti
nacerveno a upozorni vas, aby ste tlak znizili. Ked’
inteligentny senzor tlaku svieti nabielo (alebo vami
vybranou farbou), odpora¢ame zvysit’ tlak.

Pri pouZiti nadmerného tlaku bude pohyb Cistiacej
hlavice obmedzeny (v reZimoch «Denné Cistenie»,
«Intenzivne Cistenie» a «Jemné Cistenie»).
Pravidelne kontrolujte funk&nost’ inteligentného
senzoru tlaku tym, Ze pocas pouZivania mierne
zatla&ite na Cistiacu hlavicu.

Poznamka: pri pouZivani aplikacie Oral-B moZu
byt niektoré funkcie inteligentného senzoru tlaku
deaktivované.

Poznamka: inteligentny senzor tlaku sa deaktivuje
v rezime Gistenia «Cistenie jazyka».

ReZimy Cistenia (v zavislosti od modelu)
VaSa zubné kefka ponuka rozne rezimy Cistenia,
ktoré sa zobrazuju na displeji.

«Denné Eistenie»: Standardny rezim na denné
Cistenie

«Jemné Eistenie»: jemné, ale dokladné Cistenie
citlivych oblasti

«Starostlivost’ o d’asna»: jemna masaz d’asien
«Bielenie»: obCasné alebo kazdodenné leStenie
«Intenzivne Cistenie»: pre dokonaly pocit Cistoty
(chod s vy88imi otackami)

«Superjemné cistenie»: super jemné Cistenie pre
extra citlivé oblasti

«Cistenie jazyka»: Gistenie jazyka na ob&asné aj
kazdodenné Cistenie

Pri rezime «Cistenie jazyka» odportgame pouzit’
Cistiacu hlavicu «Gentle Care» (d). Jazyk si moZete
Cistit’ so zubnou pastou, ale aj bez nej. Systema-
ticky si vyCistite celu oblast’ jazyka jemnymi
pohybmi. Odporucany ¢as Cistenia je 30 sekund,
po uplynuti tohto €asu sa motor zastavi.

Vyber rezimu:
Aktivujte svoju zubnu kefku iO, aby ste identifikovali
zvoleny reZim Cistenia. Ak chcete zmenit' rezim,
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postupne pocas pouZivania stlacajte tlacidlo
rezimu (8). Zubna kefka po zapnuti automaticky
pokra&uje v poslednom zvolenom rezime.

Poznamka: Nastavenia reZimu si moZete
prispdsobit’ aj v aplikacii Oral-B App.

Interaktivny displej

Interaktivny displej (4) aktivujete zdvihnutim kefky,
vybranim z nabijacky alebo stlacenim tlacidla
zapnutia/vypnutia (7).

(10-16) «Volba reZzimu» — po¢as pouzivania
prepnite stlacenim tlacidla reZzimu.

(17) «Nastavenia»: prepinajte vietky rezimy, kym
sa nezobrazi moZnost’ «Nastavenia».

Do ponuky vstupite stlacenim tlacidla on (zap.)/
off (vyp.).

->(19) Spravovanie nastaveni Bluetooth (Zapnutie,
vypnutie)

-> (20) Vyber/zmena farby svietiaceho kruzku
->(21) Vyber/zmena jazyka

->(22) Obnovenie vyrobnych nastaveni

(24) «Casovag»: zobrazi &as Gistenia zubov.

(25) «Stav batérie»: zobrazi stav batérie po pouZiti,
pri nabijani alebo pri nizkej trovni jej nabitia.

(26) «Pripomenutie vymeny»: pripomenie ¢as
vymeny Cistiacej hlavice.

(27) «Spatna vazba Cistenia zubov»: poskytne
spatnu vazbu Cistenia zubov pomocou ikony
smajlika.

«Aktivovanie zubnej kefky»: ked’ rukovét’ zdvihnete,
vezmete z nabijacky pripojenej do elektrickej
zasuvky alebo stlacite tlacidlo on (zap.)/off (vyp.),
rukovat’ bude indikovat’ svoju pripravenost’.

«Chybové spravy» a «<Mimo prevadzkovych limitov»:
pouZivanie alebo nabijanie zubnej kefky mimo
Standardnej teploty alebo pri prekroenom
Standardnom nabijacom prude batérie.

Cistiace hlavice

Oral-B vam ponuka Siroky sortiment roznych
¢istiacich hlavic Oral-B iO (c/d), ktoré pasuju iba
na rukovat’ zubnej kefky Oral-B iO a moZete ich
pouZit' na precizne Cistenie jedného zuba po
druhom.

Vag&sina gistiacich hlavic Oral-B iO ma Stetinky
INDICATOR?®, ktoré vam pomdZu rozpoznat', kedy
je nutna vymena Cistiacej hlavice. Pri dokladnom
Cisteni zubov dvakrat denne po¢as dvoch minut
modra farba Stetiniek priblizne do 3 mesiacov
napoly vybledne, €o naznacuje potrebu vymeny
Cistiacej hlavice. Ak sa Stetinky skosia pred
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vyblednutim farby, pravdepodobne vyvijate na zuby
a d'asna prilis velky tlak.

Vo v8eobecnosti odpora¢ame &istiacu hlavicu
vymienat' kaZzdé 3 mesiace.

Pripojenie zubnej kefky k
smartfénu

Aplik&cia Oral-B je dostupna pre smartfony s
opera¢nym systémom iOS alebo Android™.
MbZete si ju stiahnut’ z obchodu App Store®M/
Google Play™ alebo naskenovanim QR kodu
uvedenom na zadnej strane tejto prirucky (i).

¢ Spustite aplikaciu Oral-B. Prevedie vas celym
postupom parovania prostrednictvom
Bluetoothu. MoZete ho najst’ aj v nastaveniach
aplikacie (Viac -> Va8a zubna kefka).

Poznamka: funkénost aplikacie Oral-B sa obmedzi,
ak je funkcia Bluetooth vo vaSom smartfone
deaktivovana (postup na jej aktivaciu najdete v
pouZivatel'skej priru¢ke k smartfonu).

e Parovanie je indikované kontrolkou
inteligentného senzoru tlaku. V3etky pokyny z
aplikacie sa zobrazia na vasom smartfone.

¢ Nastavenia Bluetoothu moZzete kedykolvek
zmenit’ na rukovati zubnej kefky
prostrednictvom displeja -> Nastavenia ->
Zapnut'/vypnut’ Bluetooth.

* Pri pouZivani zubnej kefky majte svoj smartfon
v blizkosti rukovati (do 5 metrov). Uistite sa,
Ze je smartfon bezpe¢ne uloZeny na suchom
mieste.

Poznamka: vas smartfon musi podporovat’
Bluetooth 4.2 (alebo novsiu verziu)/Bluetooth
Smart, aby sa mohol sparovat’s va§ou rukovat'ou.
Dostupnost’ aplikéacie Oral-B vo svojej krajine a
kompatibilitu so smartfénmi si moZete overit’ na
webovej stranke www.oralbappavailability.co.uk

Varovanie: PreCitajte si pouZivatel'ski prirucku k
svojmu smartfénu, aby ste sa uistili, Ze je vas
telefon spolu s nabijackou navrhnuty na pouzivanie
v kupelni.

Navod na Cistenie

Po kazdom ¢isteni zubov oplachnite Cistiacu
hlavicu pod te€ucou vodou so zapnutou zubnou
kefkou. Odoberte Cistiacu hlavicu a potom
samostatne oplachnite rukovéat’ zubnej kefky a
hlavicu. Preplachnite vodou hornu ¢ast’ rukovati,
kym je rukovat' zapnuta. Potom preplachnite aj
vnutro Cistiacej hlavice. V8etky Casti utrite a pred



opatovnym poskladanim zubnej kefky iO ich
nechajte vyschnut’. Pred Cistenim odpojte
nabijacku zo siete.

Nabijacku pravidelne Cistite iba vihkou handrickou.
Pokyny na Cistenie jednotlivych Casti prisluSenstva
najdete v odseku «Prislusenstvo».

PrisluSenstvo
(v zavislosti od modelu)

Nabijacie cestovné puzdro (h)

e Ak chcete nabit’ svoju rukovat’ (5), umiestnite ju
do nabijacieho cestovného puzdra (h) ato
zapojte do elektrickej zasuvky pouZitim
dodavaného extra napdjacieho zdroja (13).
Napajaci zdroj moZete pouZit’ pre vSetky rozsahy
napétia na svete (100 - 240 V).

¢ Kontrolka (h1) nabijacieho cestovného puzdra
indikuje, Ze sa rukovét' nabija. Po tplnom nabiti
rukovati kontrolka zhasne. UpIné nabitie trva
zvy&ajne 6 hodin.

¢ Vonkajsi a vnutorny povrch puzdra Cistite iba
vihkou handri¢kou. Dbajte na to, aby boli
rukovat’ aj Cistiaca hlavica pred uloZenim do
cestovného puzdra Gplne suché.

Poznamka: $kvrny na povrchu cestovného puzdra
ihned’ vycistite. Cestovné puzdro skladujte na
Cistom a suchom mieste.

Cestovné puzdro (g)

CGistu a sucht zubnu kefku/Gistiace hlavice
uchovavajte v cestovnom puzdre (g).

Vonkaj$i a vnatorny povrch puzdra Eistite iba vihkou
handrickou.

Poznamka: skvrny na povrchu cestovného puzdra
ihned’ vycistite. Cestovné puzdro skladujte na
Cistom a suchom mieste.

Stojanovy drZiak na &istiace hlavice (f)/drZiak
Cistiacej hlavice s krytkou (e)

Umyté Cistiace hlavice mdZete uloZit' na koliky
drziakov Cistiacich hlavic. Dbajte na to, aby boli
Cistiace hlavice pred uloZenim do drzZiaka alebo
uzavretim krytky suché. Drziaky na Cistiace hlavice
a krytku moZno umyvat’v umyvacke riadu.

Puzdro na zips/magnetické puzdro

Cistti a sucht zubnui kefku/&istiace hlavice
uchovavajte v puzdre na zips.

Vonkaj$ie a vnutorné povrchy puzdra mozno
umyvat’' pod tectcou vodou.

Cistt a suchu zubnu kefku mdZete uchovavat’
spolu s drziakom Cistiacich hlavic (e) v
magnetickom puzdre. Dbajte na to, aby boli
Cistiace hlavice pred uloZenim do drzZiaka alebo
uzavretim krytky suché. Vonkajsie a vnitorné
povrchy mozno umyvat’ pod te€icou vodou.
Puzdra uchovavajte na ¢istom a suchom mieste.

Poznamka: $kvrny na povrchu puzdra ihned’
vyCistite.

Informacie st predmetom zmeny bez oznamenia.

Informacie tykajluce sa
Zivotného prostredia

Vyrobok obsahuije batérie a/alebo E oy
recyklovatelny elektricky odpad. V %Q
ramci ochrany Zivotného prostredia m— Lilon
spotrebi¢ nelikvidujte v komunalnom odpade, ale
odneste ho do miestneho zberu elektrického
odpadu.

Zaruka

Na tento vyrobok poskytujeme zaruku 2 roky odo
dria jeho predaja spotrebitelovi. Po¢as zaru¢nej
lehoty bezplatne odstranime akékolvek poruchy na
vyrobku spdsobené chybou materialu alebo
vyroby, a to na zaklade nasho rozhodnutia bud’
opravou, alebo vymenou celého vyrobku.

V zavislosti od dostupnosti nahradnej jednotky
moZze ist’ 0 odlidnu farbu alebo ekvivalentny model.
Zaruka sa vztahuje na v8etky krajiny, do ktorych
tento vyrobok dodava firma Braun alebo jej autori-
zovany distributér.

Tato zaruka sa nevzt'ahuje na poSkodenia vzniknuté
nespravnym pouzivanim a udrZbou, ani na bezné
opotrebovanie vzniknuté pri pouZzivani, najma
pokial’ide o Cistiace hlavice, ani na poruchy, ktoré
maju zanedbatelny vplyv na hodnotu a
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pouZitelnost’ pristroja. Zaruka straca platnost’, ak
bol vyrobok mechanicky poskodeny, ak opravy
vykonali neautorizované osoby, alebo ak sa na
opravu nepoufili originalne nahradné diely Braun
Oral-B.

Pristroj je ur€eny vyhradne na domace poutZitie. Pri
pouZiti inym spdsobom nie je mozZné zaruku
uplatnit’.

Ak chcete vyuZit’ servisné sluzby v ramci zaru¢nej
lehoty, cely pristroj spolu s dokladom o kupe
odovzdajte alebo zaslite do autorizovaného
servisného strediska Braun Oral-B.

Aktualizovany zoznam servisnych stredisk je k
dispozicii v predajniach vyrobkov Braun Oral-B
alebo na internetovej stranke www.braun.com/sk.
Pre informécie o vyrobkoch a najblizSom servisnom

stredisku Braun Oral-B volajte infolinku 800 333 233.

Na pripadnt vymenu pristroja alebo na zru$enie
kupnej zmluvy sa vztahuju prisludné zakonné
ustanovenia.

Zaruéna lehota sa predlZuje o ¢as, pocas ktorého
bol vyrobok podla zaznamu zo servisu v zaru¢nej
oprave.

Tato zaruka nema Ziadny vplyv na vase prava
vyplyvajuce zo zakona.

Distributér: Procter & Gamble, spol. sr.o.,
Einsteinova 24,

851 01 Bratislava. Tel.: 800 333 233

Vyrobok:

Datum nakupu:

Peciatka a podpis predavajuceho:

Tato zaruka nema vplyv na vase zakonné naroky.

Informacie

Radiovy modul Bluetooth®

Hoci st v8etky uvedené funkcie na zariadeni s
technologiou Bluetooth podporované, Oral-B
nezaru¢uje 100 % spolahlivost’ pripojenia ani
neprerusovanu prevadzku funkcii.

Prevadzkovy vykon a spolahlivost’ spojenia su
priamym dbsledkom jednotlivych zariadeni s
technologiou Bluetooth, verzie ich softvéru, ako aj
opera¢ného systému tychto zariadeni s
technolégiou Bluetooth a bezpecnostnych
nariadeni spolo¢nosti implementovanych v
zariadeni.

Oral-B dodrziava a prisne implementuje Standard
technologie Bluetooth, podla ktorého mozu
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zariadenia Bluetooth komunikovat’ a fungovat’'v
zubnych kefkach Oral-B.

Ak vSak vyrobcovia zariadeni neimplementuju tento
Standard, kompatibilita a vlastnosti technolégie
Bluetooth budu ohrozené a pouZivatel’ sa méze
stretnut’ s problémami spojenymi s fungovanim a
funkciami. Upozorfiujeme vas, Ze softvér
zariadenia s technoldgiou Bluetooth mbdZe vyrazne
ovplyvnit’ kompatibilitu a prevadzku.

Zaruka: vynimky a obmedzenia

Tato obmedzena zaruka sa vztahuje iba na nové
vyrobky vyrobené spolo¢nost’'ou alebo pre
spolo¢nost’ Procter & Gamble, jej sesterské a
dcérske spolo¢nosti («P & G»), ktoré mozno
identifikovat’ ochrannou znamkou, obchodnym
nazvom alebo logom Braun/Oral-B, ktorymi st
oznacené. Tato obmedzend zaruka sa
nevzt'ahuje na produkty inych znaciek ako P & G
vratane hardvéru a softvéru. Spolo¢nost’'P & G
nezodpoveda za Ziadne poSkodenie alebo stratu
programov, dat ani inych informacii ulozenych na
akomkolvek médiu, ktoré je suc¢ast'ou produktu,
ani na Ziadny produkt inej znac¢ky ako P & G alebo
Cast’, na ktoru sa nevztahuje tato zaruka. Tato
obmedzena zaruka sa nevzt'ahuje na obnovenie
ani opatovnu instalaciu programov, dat alebo
inych informacii. Tato obmedzena zaruka sa
nevzt'ahuje na (i) Skody sp6sobené nehodou,
nespravnym pouzitim, zneuzitim, nedbalost’ou,
nespravnou aplikaciou alebo produktom inej
znacky ako P & G, (ii) 8kody nasledkom servisu
vykonaného inym subjektom ako spolo¢nost'ou
Braun alebo autorizovanym servisnym miestom
Braun, (iii) produkt alebo jeho ¢ast, ktora bola
upravena bez pisomného suhlasu spoloSnosti

P &G, a (iv) skody vzniknuté nasledkom
pouZivania alebo nemoznosti pouzivat’ stojan na
smartfon Oral-B, drziak na smartfon so zrkadlom
alebo nabijacie cestovné puzdro
(«PrisluSenstvo»).

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOCNOST P & G ANI JEJ DISTRIBUTORI A
DODAVATELIA NENESU V ROZSAHU
POVOLENOM PRISLUSNYMI ZAKONMI
ZODPOVEDNOST VOCI VAM ANI ZIADNEJ
TRETEJ OSOBE ZA ZIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NAHODNE, NASLEDNE, MIMORIADNE,
EXEMPLARNE CI REPRESIVNE SKODY
AKEJKOLVEK POVAHY, VZNIKNUTE NASLEDKOM
POUZIVANIA ALEBO NEMOZNOSTI POUZIVAT
PRISLUSENSTVO ORAL-B, OKREM INEHO
VRATANE ZRANENIA OSOB, SKOD NA MAJETKU,
STRATY HODNOTY AKYCHKOLVEK PRODUKTOV



TRETICH STRAN POUZIVANYCH V RAMCI ALEBO
SPOLU S PRISLUSENSTVOM ORAL-B, ALEBO
NEMOZNOSTI POUZIVAT PRISLUSENSTVO
ORAL-B ALEBO PRODUKTY TRETICH STRAN
POUZIVANYCH V RAMCI ALEBO SPOLU S
PRISLUSENSTVOM ORAL-B, ATO ANIV
PRIPADE, ZE BOLA SPOLOCNOST P & G
UPOZORNENA NA MOZNOST VZNIKU TAKYCH
SKOD. BEZ OBMEDZENIA PREDCHADZAJUCEHO
TEXTU ROZUMIETE A SUHLASITE, ZE
SPOLOCNOST P & G NENESIE ZODPOVEDNOST
ZA ZIADNE SKODY ALEBO POSKODENIE
SPOTREBITEL'SKYCH ELEKTRONICKYCH
ZARIADEN{ ALEBO INEHO OSOBNEHO MAJETKU
PRIPOJENEHO K PRISLUSENSTVU ORAL-B
ALEBO NA JEHO VONKAJSi POVRCH, ANI ZA
ZIADNE POSKODENIE UDAJOV OBSIAHNUTYCH
V UVEDENYCH ZARIADENIACH. WSKA
PRIPADNEHO UVALENEHO ODSKODNENIA
VOCI SPOLOCNOSTI ORAL-B V ZIADNOM
PRIPADE NESMIE PRESIAHNUT SKUTOCNU
CENU ZAPLATENU ZA PRODUKT PRI JEHO
KUPE.

Zaruka tykajuca sa nahradnych €istiacich
hlavic

Zaruka spolo¢nosti Oral-B zanika v pripade, Ze
poskodenie elektrickej akumulatorovej rukovati
moZno pripisat’ pouZitiu neoriginalnych nahradnych
Cistiacich hlavic.

Spolo¢nost' Oral-B neodporuca pouzivat’
neoriginalne nahradné Cistiace hlavice.

* Spolo¢nost’ Oral-B nema kontrolu nad kvalitou
neoriginalnych nahradnych gistiacich hlavic.
Z toho dévodu nemdZeme zarugit’ Cistiaci vykon
neoriginalnych nahradnych ¢istiacich hlavic
komunikovany v suvislosti s elektrickou akumu-
latorovou rukovat'ou v Case jej nakupu.

¢ Spolo¢nost Oral-B nemdZe zabezpedit' spravne
pasovanie neoriginalnych nahradnych ¢istiacich
hlavic.

¢ Spolo¢nost’ Oral-B nedokaze predvidat’ diho-
dobé ucinky pouZivania neoriginalnych nahrad-
nych €istiacich hlavic na opotrebovanie rukovati.

V8etky nahradné Cistiace hlavice Oral-B su
oznatené logom Oral-B a spifiaju vysoké
kvalitativne $tandardy spolo¢nosti Oral-B.
Spolo¢nost Oral-B nepredava nahradné &istiace
hlavice ani stcasti rukovati pod inymi znackami.
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RieSenia problémov

aplikaciou Oral-B.

3. Funkcia Bluetooth na rukovati je
vypnuta.

4. Spojenie Bluetoothu so
smartfénom bolo prerusené.

5. Va$ smartfon nepodporuje
Bluetooth 4.2 (alebo novsiu verziu)/
Bluetooth Smart.

6. Neaktudlna verzia aplikacie Oral-B.

Problém | Mozna pricina RieSenie

Aplikacia

Rukovat’ 1. Aplikacia Oral-B je zatvorena. 1. Spustite aplikaciu Oral-B.
nespolupracuje 2. Funkcia Bluetooth nie je vo vaSom 2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo svojom
(spravne) s smartfone aktivovana. smartfone (podrla jeho navodu).

3. Zapnite funkciu Bluetooth
prostrednictvom ponuky Nastavenia
-> Bluetooth Zapnut'.

4. Znovu sparujte smartfon s rukovatou
prostrednictvom nastaveni aplikacie.
Pocas pouZivania majte svoj smartfon
v blizkosti rukovati.

5. Vas smartfon musi podporovat’
Bluetooth 4.2 (alebo novsiu verziu)/
Bluetooth Smart, aby sa mohol
sparovat’ s rukovat'ou. Dostupnost’
aplikacie Oral-B vo svojej krajine a
kompatibilitu so smartfénmi si mozete
overit' na webovej stranke www.
oralbappavailability.co.uk.

6. Stiahnite si najnovsiu verziu aplikacie
Oral-B.

Obnovte vyrobné Tym sa obnovia originalne funkcie. Vstupte do ponuky Nastavenia ->
nastavenia. Vyrobné nastavenia (22). Stlacenim

tlacidla on (zap.)/off (vyp.) potvrdite.
ZUBNA KEFKA

Rukovat nefunguje
(pri prvom poufziti).

1. Uroveii nabitia batérie je velmi
nizka, rukovat’ nefunguje.

2. Prevadzka mimo Standardnej
teploty (oznamenie na displeji a/
alebo blikajuca kontrolka na
inteligentnom senzore tlaku).

1. Nabijajte aspori 30 minut.

2. Rukovat' vZdy pouZivajte v Standard-
nom rozmedzi prevadzkovych teplot
(>0°Ca<40°C).

Kratky
preruSovany zvuk
po 2 minttach
alebo Casovac v
rukovati

Casovag bol zmeneny/deaktivovany
cez aplikaciu.

Na zmenu nastaveni ¢asovata alebo na
obnovenie vyrobnych nastaveni pouZite
aplikaciu (pozri Cast’ «RieSenie
problémov v aplikacii»).

kym sa displej zapne.

2. Okolita teplota na nabijanie je
mimo platného rozmedzia
(<0°Ca>40°C).

3. Nabijacka pravdepodobne nie je
(spravne) pripojena.

nefunguje.
Rukovat sa 1. Uroveii nabitia batérie je velmi 1. Nabijajte aspoii 30 minut.
nenabija. nizka, moZze trvat’'az 10 — 15 minut, 2. Odporucana okolita teplota pocas

nabijania je 5°C az 35 °C.
3. Skontrolujte, &i je nabijacka pripojena
do elektrickej siete.
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Hrkotavy/hluény
zvuk po¢as
Cistenia zubov
alebo pri zapnuti.

1. Cistiaca hlavica je pravdepodobne
nespravne nasadena na rukovati

zubnej kefky.

2. Cistiaca hlavica moze byt

opotrebovana.

1. Skontrolujte spravne nasadenie
Cistiacej hlavice na rukovati. Medzi
hlavicou a rukovat'ou by mala zostat’
mala medzera.

2. Vymerite Cistiacu hlavicu.

Akumulatorova zubna kefka obsahuje radiovy
modul, ktory pracuje vo frekvenénom pasme od
2,4 do 2,48 GHz s maximalnym vykonom 1 mW.

Spolo¢nost’ Braun GmbH tymto vyhlasuje, Ze
radiové zariadenia typu 3786, 3796, 3795, 3758,
3753, 3776, 3794, 3771, 3765 a 3767 su v stlade
so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/53/EU. Celé znenie vyhlasenia o zhode
platného pre EU je dostupné na webovej stranke

www.oralb.com/ce.

DISABLE VYPNUT

ENABLE ZAPNUT

CANCEL ZRUSIT

YELLOW ZLTA

PINK RUZOVA

BLUE MODRA

ORANGE ORANZOVA

TURQUOISE TYRKYSOVA

WHITE BIELA

ENGLISH ANGLICTINA

SURE? NAOZAJ?

REFILL IS USED UP NADSTAVEC JE
OPOTREBOVANY

SWITCHED? ZAPNUTE?

UPDATE? AKTUALIZOVAT?

UPDATING AKTUALIZUJEM

UPDATED AKTUALIZOVANE

FAILED ZLYHALO

OUTSIDE OPERATING | MIMO :

LIMITS PREVADZKOWCH
LIMITOV

Display Language
Jazyk displeja
English Slovensky
GOOD MORNING DOBRE RANO
GOOD NIGHT DOBRU NOC
HELLO AHOJ
DAILY CLEAN DENNE CISTENIE
SENSITIVE JEMNE CISTENIE
WHITEN BIELENIE
GUM CARE STAROSTLIVOST O
DASNA
INTENSE INTENZIVNE CISTENIE
SUPER SENSITIVE SUPERJEMNE
CISTENIE
TONGUE CLEAN CISTENIA JAZYKA
SETTINGS NASTAVENIA
YES ANO
NO NIE
LIGHT RING SVIETIACI KRUZOK
LANGUAGE JAZYK
FACTORY RESET WROBNE NASTAVENIA
BACK NASPAT
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Fogkefefej

Fogkefefej jelolo

Smart nyomaseérzékeld (fénygydir()
Interaktiv kijelzd

Markolat

Toltballvany

Be-/kikapcsold gomb

Uzemmaod gomb

Interaktiv kijelzd funkcioi
Mindennapos fogmosasi izemmaéd
Erzékeny lizemmod

Foginyapold tizemmaod
Fogfehérité izemmod

Intenziv izemmod

Rendkivil érzékeny izemmod
Nyelvtisztitd izemmaod

Beallitasok menu

Beallitasok menti funkciéi
Bluetooth®-bedllitasok kezelése
Afénygylri szinének kivalasztasa/
modositasa

Nyelv kivalasztasa/modositasa
Gyari bedllitasok visszadllitasa
Visszajelzési funkciok

Idémérd

Akkumulatorallapot
Fogkefefej-csere emlékeztetd
Fogkefe-visszajelzés

Tartozékok és funkciok:
a  Smart nyomasérzékel® funkcioi
b Fénygylri szinének testreszabasa az Oral-B
alkalmazéssal
Ultimate Clean fogkefefej
Gentle Care fogkefefej
Fogkefefej-tarold, kupakkal

c

d

e

f Fogkefefej-tarolo allvany

g Utazdtok

g Toltds utazotok

h1 Toltésjelz6 fény

h2 Tapegység (intelligens csatlakozd)

i Toltse le az Oral-B alkalmazast, és
kapcsolodjon Bluetooth®-on keresztil!
(lasd a hatoldalt)

Figyelem: A doboz tartalma modelltél fliggéen
eltérd lehet.



@w Magyar
Udvézli Ont az Oral-B!

Afogkefe hasznalatanak megkezdése el6tt kerjik,
olvassa el a hasznalati utmutatot és érizze meg azt
a késobbiekben!

FONTOS!

¢ Rendszeres id0kozonkent elle-
ndrizze a teljes készllék, a
vezetékek és a tartozekok
épsegeét! Ha a készulék megse-
rult vagy meghibasodott,
flggessze fel a hasznalatat!
Amennyiben a készulék, a veze-
tekek vagy a tartozékok serdl-
tek, vigye el egy Oral-B szak-
szervizbe! Ne alakitsa at és ne
probalja megjavitani a készulé-
ket, mivel az tlizesethez, aramu-
téshez vagy személyi sériles-
hez vezethet! Soha ne dugjon
targyakat a készulék nyilasaiba!

e Atermék hasznalata 3 év alatti
gyermekek szamara nem ajan-
lott. A fogkefét gyermekek és
csOkkent fizikai, érzékelési vagy
mentalis képessegekkel rendel-
kezd, valamint tapasztalattal €s
tudassal nem rendelkez6 szemé-
lyek kizarolag felligyelet mellett,
illetve abban az esetben hasznal-
hatjak, ha megfeleld tajékozta-
tasban részestiltek a biztonsagos
hasznalatrél, és megértették a
lehetséges veszelyeket!

o Akészulek tisztitasat és karban-
tartasat gyermekek nem végez-
hetik feliigyelet nélkul!

e Gyermekeknek tilos a késztilék-
kel jatszani!

o Akészuléket kizardlag rendelte-
tésszeriien, a hasznalati utmu-
tatoban leirtaknak megfelelen
hasznalja! Csak a gyarto altal
javasolt tartozékokkal hasznal-
hatd! A toltéshez kizarolag a
készlilékhez tartozo toltéall-
vanyt hasznalja!

¢ Atoltdallvanyt és/vagy a specia-
lis vezetéket (intelligens csatla-
kozot) kizarolag a készilekhez
tartozo integralt kisfesziiltség
tapegységgel hasznalja! Ne
cserélje ki vagy médositsa a
késziilék alkatrészeit, maskii-
[6nben aramités veszélye all
fenn! Ha a toltéallvany/utazotok
a 492-xxxx-es jeloléssel
van ellatva, kizardlag az ugyan-
ezzel az azonositoval ellatott
specidlis Braun/Oral-B vezeték-
kel (intelligens csatlakozoval)
hasznalhato.

FIGYELMEZTETES
¢ Ne helyezze a toltdallvanyt, az intelligens

csatlakozot vagy a tolt6s utazotokot vizbe vagy
folyadékba, illetve ne tarolja olyan helyen, ahol
a fird6kadba vagy a mosdokagyloba eshet!
Amennyiben mégis vizbe esik, ne nyuljon utana,
hanem azonnal huzza ki a konnektorbol!

o Ugyelien ra, hogy a vezeték ne térjon meg, ne

szoruljon vagy csipddjon be!

o Akészlilék beépitett (nem cserélhet®) akkumu-

latort tartalmaz. Ne nyissa fel a készliléket és ne
szedje alkatrészeire! Ha az akkumulatort, mint
veszélyes hulladék szeretné kidobni, a teljes
késztilékre vonatkozoan tartsa be a helyi kor-
nyezetvédelmi el6irasokat! A markolat felnyitasa
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a késziilék hasznalhatatlanna valasat és a jotal-
las érvényességének megsziinését eredmeé-
nyezi.
villasdugot, és ne a vezetéket fogja meg! Ne
érjen nedves kézzel a villasdugéhoz, mert az
aramutést okozhat!

¢ Amennyiben On barmilyen fogaszati kezelés
alatt all, a késziilék hasznalatanak megkezdése
el6tt konzultaljon fogorvosaval!

¢ Afogkefe egy higiéniai eszkdz, ezért fogorvosi
rendelében vagy intézményben ugyanazt a
fogkefét tobb paciens nem hasznalhatja!
Higiéniai okokbol kifejezetten ajanlott a csalad
minden tagjanak sajat markolatot hasznalni.

o Akésziilék kisebb tartozékai levalhatnak, ezért
gyermekektdl elzarva tartando!

A fogkefefej eltorésének elkerlilése érdekében,
hogy az apro részek ne idézzenek el
fulladasveszélyt és ne sértsek fel a fogakat:

¢ Minden hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a
fogkefefej megfelelen illeszkedjen a
markolatra! Fliggessze fel a fogkefe
hasznélatat, ha a fogkefefej mar nem illeszkedik
megfeleléen! Soha ne haszndlja a készliléket
fogkefefej nélkdl!

¢ Amennyiben a fogkefemarkolatot leejtették,

a fogkefefejet akkor is célszer(i kicserélni a
kovetkez6 hasznalat el6tt, ha a fogkefefejen
nincsenek lathato sértlésnyomok.

¢ Afogkefefejet 3 havonta vagy ennél gyakrabban
cserélie, amennyiben elhasznalodik!

* Afogkefefejet minden egyes hasznalat utan
megfelelden tisztitsa meg! (Lasd a «Tisztitas»
cim(i részt.) Megfeleld tisztitassal gondoskodhat
a fogkefe biztonsagos hasznalatarol és
élettartamarol.

Fontos informacio

o Afogkefe, a toltdallvany és a tasak (tartozék)
NdFeB-méagnest tartalmaz, ami magneses
mez6t general. Ha orvostechnikai eszkdzt hasz-
ndl, vagy beliltetett orvostechnikai eszkdzzel
rendelkezik, forduljon az orvostechnikai eszktz
gyartéjahoz vagy kezelborvosahoz, ha kérdése
merdl fel az Oral-B iO fogkefe biztonsagos hasz-
nalataval kapcsolatban.

¢ Az Oral-B fogkefe hasznalhaté az okostelefonja-
val (a részleteket lasd: «A fogkefe csatlakozta-
tasa az okostelefonhoz»). Az elektromagneses
interferencia és/vagy a kompatibilitasi zavarok
elkertilése érdekében tiltsa le a Bluetooth-funk-
ciot a fogkefe markolatan (5), miel6tt azt bar-
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mely, a hasznalatot korlatozottan engedélyezd
kornyezetben hasznalna (példaul repiilégépe-
ken, kérhazakban, vagy a hasznalatot tiltd
helyeken).

¢ Tiltsa le a Bluetooth-funkciot az interaktiv
kijelz6 (4) «Bedllitasok» mentijében.

-> Bluetooth -> Letilt. A Bluetooth engedélyezé-
séhez végezze el ugyanezt a miveletet!

e Azoknak, akik szivritmus-szabalyozoval
rendelkeznek, tilos a bekapcsolt fogkefét a
pacemakerhez 15 centiméternél kozelebb
tartani. Ha barmikor feltételezi, hogy
interferencia lépett fel, tiltsa le a Bluetooth-
funkciot!

Miiszaki jellemzok

Afesziiltségre vonatkozd adatok a téltéegység
aljan vannak feltiintetve.

Zajszint: 62 dB (A)

Els6 hasznalat

Aktivalja a fogkeféjét a be-/kikapcsold gomb (7)
megnyomasaval, és kdvesse az interaktiv kijelzén
(4) megjelend utasitasokat az elsd hasznalat el6tti
beallitashoz!

Ha nem jelenik meg tovabbi utasitas a kijelzoén,
akkor az izemmod gombbal (8) valthat a
beallitasok kozott, a be-/kikapcsold gombbal (7)
pedig kivalaszthatja a beallitast.

Abeidllitdsokat a «Beallitasok» mentben (17)
barmikor modosithatja.

Toltés és miikodtetés

e Az akkumulator toltéséhez helyezze a fogkefét a
halézathoz csatlakoztatott toltéallvanyra (6)!

o Atoltottségi szint az interaktiv kijelzon (4)
lathatd. Amint a késziilék teljesen feltdltodott,
a kijelz6 kikapcsol. Egy teljes feltoltés altalaban
3 drat vesz igénybe.

¢ Ha az akkumulator toltottségi szintje alacsony,
amotor sebessége csokken, az okos
nyomaseérzékeld (3) pedig elkezd réviden
pirosan villogni. Az akkumulator lemertilése utan
a motor ledll; ilyenkor egy egyszeri hasznalathoz
is legalabb 5 percig kell tolteni a késztiléket.

Figyelem: Az akkumulator teljes lemertlése esetén
(kikapcsolt kijelzd) legalabb 30 percig kell téltenie.

¢ Amarkolatot a hal6zathoz csatlakoztatott
toltéalivanyon is lehet tartani a teljes toltottseg
biztositasahoz, mivel a késziilék
megakadalyozza az akkumulator tultéltését.

Figyelem: Az akkumulator optimalis miikodése



érdekében a markolatot szobahémérsékleten kell
tarolni!

Vigyazat! A markolatot ne tegye ki 50 “C-nal
(122 °F) magasabb hémérsékletnek!

A fogkefe hasznalata

A fogmosas megkezdése

Helyezze ra a fogkefefejet a markolatra! Egy kis
résnek maradnia kell a markolat és a fogkefefej
kozott. Emelje le a markolatot a hal6zathoz
csatlakoztatott toltdallvanyrél, vagy egyszeriien
vegye kézbe a markolat aktivalasahoz (a kijelzd
bekapcsol). Nedvesitse be a fogkefefejet, és
nyomjon ra fogkrémet! A frocskolés elkerlilése
érdekében helyezze a fogkefefejet a szajaba,
miel6tt a markolatot bekapcsolna a be-/kikapcsold
gomb megnyomasaval!

Figyelem: A kijelz6 kikapcsol egy adott idd
elteltével. A be-/kikapcsold gomb Gjboli
megnyomasaval Gjra aktivalhatja a kijelzot.

Fogrol fogra haladva vezesse végig a fogkefét a
fogsoron! Tisztitsa meg a fogak kiils6-, belsé- és
ragofeliiletét is! Egyforman tisztitsa meg a szajiireg
mind a négy kvadransat! Fogorvosat vagy fogaszati
higiénikusat is felkeresheti, hogy megismerje az
On szamara megfeleld fogmosasi technikat.

A fogmosast kovetden a kijelzd visszajelzést ad a
fogmosasi id6 alapjan.

Az elektromos fogkefe hasznalatanak els6 napjain
enyhe foginyvérzést tapasztalhat.

Altalaban ez a vérzés néhany napon bell
megsz(inik. Amennyiben a probléma 2 hét utan is
fennall, forduljon fogorvosahoz vagy fogaszati
higiénikusahoz! Ha érzékenyek a fogai és/vagy a
foginye, az Oral-B az «Erzékeny» vagy a «Rendkivill
érzékeny» izemmodok hasznalatat javasolja
(opcionalisan az Oral-B «Gentle Care» fogkefefejjel
(d) egyutt).

Idémérd

Az idémeérd 30 masodpercenként egy révid,
szaggatott hanggal jelzi, amikor attérhet a szajlireg
kovetkezd negyedének tisztitasara. Egy hosszu,
szaggatott hang jelzi a fogorvosok ltal javasolt

2 perces fogmosasi id6 végét.

Az idé6mérd tarolja a hatralévd fogmosasi idét akkor
is, ha a markolatot egy rovid id6re kikapcsolja
fogmosas kdzben. Az idémeérd nullazédik, ha a
ledllitas idétartama meghaladja a 30 masodpercet,
vagy ha a markolatot a bedugott toltdallvanyra
helyezi.

Figyelem: Az Oral-B alkalmazas hasznalata kozben
az idémeérd inaktivalodhat néhany funkciéhoz.

Figyelem: Személyre is szabhatja az iddmérd
bedllitasait az Oral-B alkalmazasban!

Az okos nyomasérzékeld funkcioi (a)
Afogkefe egy okos nyoméasérzékelbvel (3)
rendelkezik, amely a kiilonboz6 funkciokat
kiilénb6z6 szinl fénnyel jelzi:

Fehér (alapértelmezett) = miikddési jelz6fény
(egyéni szint is bedllithat az Oral-B alkalmazéssal
(b))/tul gyenge fogmosas jelzéfénye

Piros = tul er6s fogmosas jelz6fénye/alacsony
toltttség jelz6fénye

Z6ld = ajanlott er6sség jelzéfénye
Kék = Bluetooth-parositas jelz6fénye

Narancssarga = Hiba jelz6fénye (kdvesse a kijelzd
lizeneteit)

Az ajanlott erdsséggel mosson fogat, amelyet a
z0ld fény jelez! Ha tul erésen végzi a fogmosast,
a jelz6fény pirosan kezd vilagitani, hogy
figyelmeztesse Ont a nyomas csokkentésére. Ha
az okos nyomasérzékeld fehéren vilagit (vagy az
On altal el6zetesen kivalasztott szinnel), akkor
nagyobb nyomas alkalmazasat javasoljuk.

Tul er6sen végzett fogmosas esetén a fogkefefej
forgasi sebessége cstkken («<Mindennapos
fogmosas», «Intenziv» és «Erzékeny»
Uzemmaodban). [d6k6zonként ellendrizze az okos
nyomaseérzékeld mikodését: ehhez hasznalat
kdzben nyomja fogaira kissé er6sebben a
fogkefefejet!

Figyelem: Az Oral-B alkalmazas haszndlata kozben
eléfordulhat, hogy az okos nyomasérzékeld
visszajelzése néhany funkcional nem mikodik.

Figyelem: Az okos nyomasérzékeld inaktiv a
«Nyelvtisztito» lzemmaodban.

Fogmosasi lizemmodok (modelitél fiiggden)
Afogkeféje kiilonbdz6 fogmosasi izemmodokat
kinal a kijelz6n megjelenitve:

Mindennapos fogmosas — Normal izemmod a
mindennapi tisztitashoz.

Erzékeny - Az érzékeny teriiletek kiméletes,
ugyanakkor alapos tisztitdsahoz.

Foginyapol6 — A foginy gyengéd
masszirozasahoz.

Fogfehérité - Polirozas alkalmankénti vagy
mindennapos hasznalatra.
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Intenziv - A rendkivil tiszta érzetért (nagyobb
sebességl miikodés)

Rendkiviil érzékeny - A kifejezetten érzékeny
tertletek rendkivil kiméletes tisztitasara.

Nyelvtisztito — Nyelvtisztitas alkalmankénti vagy
mindennapi hasznalatra.

A «Nyelvtisztitd» lzemmdd hasznalatahoz a

«Gentle Care» fogkefefej (d) hasznalatat javasoljuk.

A nyelvtisztitast fogkrémmel vagy anélkiil is
végezheti. Gyengéd mozdulatokkal,
szisztematikusan tisztitsa meg a nyelv teljes
felliletét! A javasolt tisztitasi idé 30 masodperc;
a motor automatikusan ledll 30 masodperc utan.

Uzemmod-bedllitasok:

Aktivalja iO fogkeféjét, hogy beazonositsa a
kivalasztott izemmaodot a kdvetkezd fogmosasi
munkamenethez! Uzemmadvaltashoz hasznalat
kdzben nyomja meg tobbszdr az izemmaod
gombot (8)! A fogkefe automatikusan az utoljara
kivalasztott tizemmaodban indul.

Megjegyzés: Az Oral-B alkalmazasban személyre
szabhatja az izemmod-beallitdsokat.

Interaktiv kijelz6

Az interaktiv kijelz6t (4) a fogkefe kézbevételével, a
toltéallvanyrol leemelve vagy a be-/
kikapcsolégomb (7) megnyomasaval aktivalhatja.
(10-16) «Uzemmod kivalasztasa»: hasznalat
kdzben az lizemmod gomb megnyomasaval
valthat az egyes lizemmaddok kozott.

(17) «Beallitasok» — Iéptessen végig az 6sszes
izemmaodon, amig el nem éri a «Beallitdsok»
opciot;

a belépéshez nyomja meg a be-/kikapcsold
gombot:

-> (19) Bluetooth-bedllitasok kezelése
(engedélyez, letilt)

-> (20) a fénygyr( szinének kivalasztasa/
modositasa

-> (21) nyelv kivalasztasa/maédositasa

-> (22) gyari beallitasok visszaallitasa

(24) «lddmérd» — kijelzi a fogmosasi idot.

(25) «Akkumulator toltottsége» — haszndlat utan,
toltéskor, vagy alacsony toltéttség esetén kijelzi az
akkumulator allapotat.

(26) «Csereemlékezteté» — emlékezteti Ont, hogy
mikor cserélje le a fogkefefejet.

(27) «<Fogmosasi visszajelzés» — a fogmosasi
visszajelzés egy mosolygos arc megjelenitésével
torténik.
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«Fogkefe aktivalasa» — amikor a markolatot kézbe
veszi, leemeli a hal6zathoz csatlakoztatott
toltéallvanyrol, vagy amikor megnyomja a be-/
kikapcsold gombot a markolaton, a markolat jelzi
a készenlétet.

«Hibatizenetek» — «m(ikddési tartomanyon kiviil»:
a normal hémérséklet-tartomanytol és/vagy
akkumulatorfesziltségtoél eltérd értéken mikodteti
vagy tolti a késziléket.

Fogkefefejek

Az Oral-B a kiilonb6z6 Oral-B iO fogkefefejek

(c/d) valasztékat kinalja, amelyek kizarélag az
Oral-B iO fogkefemarkolatra illeszkednek, és a
fogrol fogra végzett, preciz fogmosasra kivaléan
alkalmasak.

A legtébb Oral-B iO fogkefefejen INDICATOR®
sorték talalhatok, amelyek segitenek megallapitani
a fogkefefej cseréjének esedékességét.
Rendszeres és alapos (azaz napi kétszer
kétperces) fogmosas esetén a sorték szine
korlbelll 3 honap alatt a felére halvanyul, jelezve,
hogy a fogkefefej cserére szorul. Ha a sorték a szin
elhalvanyodasa el6tt szétnyilnak, lehetséges, hogy
tul erds nyomassal vegzi a fogmosast.
Altalanossagban azt javasoljuk, hogy 3 havonta
cserélje le a fogkefefejet.

Afogkefe csatlakoztatasa az
okostelefonhoz

Az Oral-B alkalmazas iOS, illetve Android operacios
rendszer(i okostelefonokra tolthetd le. Ingyenesen
let6lthet6 az App Store®™/Google Play™
aruhazakbdl, vagy a jelen ttmutato (i) hatoldalan
talalhaté QR-kod beolvasasaval.

¢ |nditsa el az Oral-B alkalmazast! Végigvezeti
Ont a Bluetooth-parositas teljes folyamatan.
Ezt megtaldlja az alkalmazas beallitasai
(Tovabbiak -> Az On fogkeféje) kdzott is.

Figyelem: Az Oral-B alkalmazas funkcioi
korlatozottan hasznalhaték, ha a Bluetooth ki van
kapcsolva az okostelefonjan (Gtmutatast az
okostelefon hasznalati Gtmutatéjaban talal).

o A parositast az okos nyomasérzékeld jelz6fénye
jelzi. Az alkalmazassal kapcsolatos utmutatasok
az okostelefonjan jelennek meg.

¢ A Bluetooth-beallitasokat barmikor
modosithatja a markolaton a kijelz6
-> Bedllitasok -> Bluetooth menlipontjaban
elérhetd engedélyez/letilt opcidkkal.



* Fogmosaskor tartsa az okostelefonjat a
markolat kbzvetlen kbzelében (5 méteres
tavolsagon beliil)! Az okostelefonjat
biztonsagos, szaraz helyre tegye!

Figyelem: Az okostelefonnak tamogatnia kell a
Bluetooth 4.2 (vagy Ujabb)/Bluetooth Smart
technol6giat a markolattal valé parositashoz.

A kompatibilis okostelefonok listajat és az Oral-B
alkalmazas elérhetdségét orszagok szerit a
www.oralbappavailability.co.uk oldalon tekintheti
meg.

Vigyazat! Gy6z6djon meg az okostelefon
felhasznaloi utmutatdjaban arrdl, hogy a telefon/
t6It6 alkalmas flird6szobai kornyezetben vald
hasznalatra!

Tisztitasi utmutato

Minden fogmosast kdvetden a fogkefe bekapcsolt
allapotaban, folydviz alatt dblitse le a fogkefefejet!
Tavolitsa el a fogkefefejet, és tisztitsa meg a
fogkefemarkolatot és a fogkefefejet kiilon-kiilon!
Foly6 vizzel, a fogkefe bekapcsolt dllapotaban
Oblitse le a markolat fels6 végének belsejét,
valamint a fogkefefej belsd részét egyarant!
Miel6tt ujra 6sszeillesztené iO fogkeféjét, torolje at
az alkatrészeit és hagyja 6ket megszaradni! A
késziilék megtisztitasa el6tt hizza ki a toltét a
konnektorbol!

Atoltdallvanyt rendszeresen tisztitsa meg egy
nedves ruhaval! Az egyes tartozékok tisztitasara
vonatkozo egyéni utasitasokat tekintse meg a
«Tartozékok» részben!

Ll
o\

Tartozékok

(modelltol fiiggben)

Toltds utazétok (h)

e A markolat (5) téltéséhez helyezze a késziiléket
a toltés utazotokba (h), és a tokot csatlakoz-
tassa egy halozati aljzathoz a késziilékhez jaro
extra tapegység (h2) segitségével! A tapegység
minden fesziiltségtartomanyban (100-240 V)
mkodik.

o Atodlthet6 utazotok villogé fénye (h1) jelzi, hogy
a markolat tltése folyamatban van. Amint a
markolat teljesen feltoltoédott, a fény kialszik.
Egy teljes feltoltés altalaban 6 orat vesz igénybe.

* Akulso és belso tok kizardlag nedves ruhaval
tisztithato! A markolatot és a fogkefefejet mindig
teljesen szarazon tarolja az utazétokban!

Figyelem: Az utazotok fellletérdl azonnal tordlje le
a foltokat! Az utazotokot tiszta és szaraz helyen
tarolja!

Utazotok (g)

Csak a tiszta és szaraz fogkefét/fogkefefejeket
helyezze az utazétokba (g)!

Akilso és belst tok kizarolag nedves ruhaval
tisztithato!

Figyelem: Az utazotok felliletérdl azonnal tordlje le
a foltokat! Az utazotokot tiszta és szaraz helyen
tarolja!

Fogkefefej-tarolo allvany (f)/Fogkefefej-tarolo
kupakkal (e)

A megtisztitott fogkefefejeket a fogkefefej-tarold
tlskein is tarthatja. A fogkefefejeket kizarolag
szarazon helyezze a tartoba és/vagy zarjale a
kupakot! A fogkefefej-tarolok és kupakok
mosogatdgépben is tisztithatok.

Cipzaros tasak/magneses tasak

Csak a tiszta és szaraz fogkefét/fogkefefejeket
helyezze a cipzaros tasakba!

Akils6 és a belsd tok vizsugar alatt is tisztithato.
Atiszta és szaraz fogkefét a fogkefefej-taroloval (e)
egydtt tarolja a magneses tasakban! A fogkefefeje-
ket kizarolag szarazon helyezze a tartoba és/vagy
zarja le a kupakot! A kiilso és a belso feliilet vizsu-
gar alatt is tisztithatd. A tasakot tiszta és szaraz
helyen tarolja!

Figyelem: A tasak feliiletérol azonnal tavolitsa el a
foltokat!

Az elbzetes értesités nélkuli valtoztatas jogat
fenntartjuk.
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Kornyezetvedelmi
figyelmeztetés

Akészulék akkumulatort és/vagy
Ujrahasznosithato elektronikai
hulladékokat tartalmaz. A kérnyezet
védelme érdekében a készlléket ne helyezze a
haztartasi hulladék kozé, hanem vigye el a helyi
elektronikaihulladék-gy(ijté pontra tjrahasznositas
ceéljabol!

i

Li-lon

Garancia

A jotallasi feltételeket és a jotallasi jegyet a
www.oralb.hu oldalon talalja.

JOTALLASI JEGY

Vallalkozas bélyegzdlenyomata és képviseldjének
alairasa:

Kijavitasra atvétel idépontja: ...

........................................................... PH. Alairas

KIJAVITAS ESETEN TOLTENDO KI!

........................................................... PH. Alairas
Gyart6 neve és cime:

Forgalmazo neve és cime:

Braun GmbH, D-61476 Kronberg, Németorszag
Orbico Hungary Kft., 1138 Budapest, Dunavirag

utca 2-6.,
+36 20 770 7099, info.hu@orbico.com

KIJAVITAS ESETEN TOLTENDO KI!

........................................................... PH. Alairas
KIJAVITAS ESETEN TOLTENDO KI!
3. jotallasi igény bejelentésének idépontja..............




Kijavitds moOdja: ........oovvvvviiiiiiiiiiiiii e

... P.H. Alairas

KICSERELES ESETEN TOLTENDO KI!

Kicserélés tortént, amelynek idépontja: .................

........................................................... PH. Alairas

Markaszervizek listaja:
www.service.oralb.com

TAJEKOZTATO A JOTALLASI
JOGOKROL

Tisztelt Vasarlonk! Koszonjik, hogy megtisztelt
bizalmaval és termékiinket valasztotta. Reméljiik,
hogy a késziilék az On megelégedésére fog
m(kddni. Amennyiben mégis meghibasodna, az
alabbi fontos tudnivalékra hivjuk fel figyelmét:

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes
tartos fogyasztasi cikkekre vonatkozo kotelezd
jotallasrdl a 10.000 és 250.000 forint kdzotti
vételar esetén 2 év, 250.000 forint folotti vételar
esetén 3 évjotallasi idétartamot hataroz meg.
Ennek megfelel6en a vallalkozas 2 év jotallast
vallal a 10.000 és 250.000 forint kdzotti vételara
elektromos késziilékeire, a 250.000 forint feletti
vételart termékeire pedig 3 év jotallast vallal.

A jotallasi hatarid6 a fogyasztasi cikk fogyasztod
részére torténd atadasa, vagy ha az tizembe
helyezést a vallalkozas vagy annak megbizottja
végzi, az izembe helyezés napjaval kezdddik.

Ha a fogyaszt6 a fogyasztasi cikket az atadastol
szamitott hat hénapon tul helyezteti izembe,
akkor a jotallasi hatarid6 kezd6 idépontja a
fogyasztasi cikk atadasanak napja. E hataridok
elmulasztasa jogvesztéssel jar, kivéve a kdvetkezd
esetben: A fogyasztasi cikk kijavitasa esetén a
jotallas idétartama meghosszabbodik a javitasra
atadas napjatol kezdve azzal az id6vel, amely
alatt a fogyaszto fogyasztasi cikket a hiba miatt
rendeltetésszerien nem hasznalhatta.

Nem tartozik jotallas ala a hiba, ha annak oka a
termék fogyaszto részére vald atadasat kdvetden

lépett fel, igy példaul ha a hibat: szakszer(tlen
lizembe helyezés (kivéve, ha az lizembe helyezést
avallalkozas, vagy annak megbizottja végezte
el, illetve ha a szakszer(tlen lizembe helyezés a
hasznalati-kezelési itmutatd hibajara vezethet6d
vissza),rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati
utmutatoban foglaltak figyelmen kivil hagyasa,
helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalas,
elemi kar vagy természeti csapas okozta.
A jotallasi jog jogosultja és érvényesitésének
feltételei:
A fogyaszto jogait a Polgari Torvénykonyvrol
52016 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a 151/2003
(IX.22.) Kormanyrendelet, a szavatossagi és
jotallasi igények intézését a 19/2014. (IV.29.) NGM
rendelet szabalyozza. A jotallasbol eredd jogok
a jotallasi jeggyel érvényesithetbek (151/2003.
(IX.22.) Korm.rendelet 4.§ (1) pont alapjan),
amelynek nem tehet feltételéve a fogyasztasi
cikk felbontott csomagolasanak a fogyaszté altali
visszaszolgaltatasa. A jotallasi jegy fogyaszto
rendelkezésére bocsatasanak elmaradasa esetén
a szerz6dés megkdtését bizonyitottnak kell
tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazolod
bizonylatot - az altalanos forgalmi adorol szolo
torvény alapjan kibocsatott szamlat vagy nyugtat
- a fogyasztd bemutatja. Ebben az esetben a
jotallasbol ered® jogok az ellenérték megfizetését
igazold bizonylattal érvényesithetéek.
Ajotallasbol eredd jogokat a fogyasztasi cikk
tulajdonosa (a tulajdonjog atruhazasa esetén
az uj tulajdonos) érvényesitheti, feltéve, hogy
fogyasztonak minésiil. A jotallasi idén belili
meghibasodas esetén, amennyiben a hiba jotallas
keretébe tartozik, a vasarlo elsdsorban, valasztasa
szerint:
- kijavitast vagy kicserélést kovetelhet kivéve, ha a
valasztott igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az
a gyarténak vagy a forgalmazénak (egylttesen:
«vallalkozas») a masik igény teljesitésével
osszehasonlitva aranytalan tobbletkdltséget
eredményezne, vagy
- avételar aranyos leszallitasat igényelheti, vagy -
a hibat a forgalmazo koltségére maga kijavithatja
vagy massal kijavittathatja, vagy a szerzddéstol
elallhat, ha a forgalmazo6 vagy a gyarto a kijavitast
vagy a kicserélést nem véllalta, illetve, ha e
kotelezettségének megfeleld hataridén beldil
a fogyaszto érdekeit kimélve nem tud eleget
tenni, vagy ha a fogyasztonak a kijavitashoz vagy
kicseréléshez f(iz6d6 érdeke megsziint, vagy
ha a gyart6 vagy a forgalmazd nem tett eleget
ajogorvoslatnak a fogyasztod érdekeit kiméld
madon (Ptk. 6:159.§(2)). Jelentéktelen hiba miatt
elallasnak nincs helye (Ptk. 6:159.§ (3)).
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Afelmertlt hibat annak felfedezése utan
késedelem nélkil be kell jelenteni. A hiba
felfedezésétdl szamitott két honapon beldil

kdzolt hibat késedelem nélkil bejelentettnek kell
tekinteni. A kdzlés késedelmébdl eredd karért a
fogyaszto felel6s (Ptk. 6:162.§). A jotallasi igényt
atermék minden olyan hibaja miatt hataridében
érvényesitettnek kell tekinteni, ami a megjelolt
hibat eléidézte. Ha a fogyaszto a jotallasi igényét

a terméknek - a megjeldlt hiba szempontjabdl —
elkiildnitheto része tekintetében érvényesiti, akkor
a jotallasi igény a termék egyéb részeire nem
mindsil érvényesitettnek. (Ptk. 6.165.§).

A fogyaszté a kijavitas iranti igényét

valasztasa szerint a vallalkozas székhelyén,
barmely telephelyén, fioktelepén és a Braun
markaszervizekben kdzvetleniil is érvényesitheti.
Markaszervizek aktualis elérhetéségei
megtalalhatéak a www.braun.hu weboldalon.

A fogyaszto a valasztott jogarol masikra térhet

at. Az attéréssel okozott kdltséget koteles a
vallalkozasnak medfizetni, kivéve, ha az attérésre a
vallalkozas adott okot, vagy az attérés egyébként
indokolt volt. (Ptk. 6:160.§)

Ha a fogyaszt6 a termék meghibasodasa miatt

a vasarlastol (izembe helyezéstél) szamitott
harom munkanapon beliil érvényesit csereigényt,
a vallalkozas nem hivatkozhat aranytalan
tobbletkoltségre, hanem koteles a terméket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas a
rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza.
(151/2008. (IX.22.) Korm.rendelet 7.§)

Ha a jotallasi id6tartam alatt a fogyasztasi cikk elsd
alkalommal torténd javitasa soran a véllalkozas
részérdl megallapitast nyer, hogy a fogyasztasi
cikk nem javithato, a fogyaszté eltér6 rendelkezése
hianyaban a véllalkozas koteles a fogyasztasi cikket
nyolc napon beliil kicserélni. Ha a fogyasztasi cikk
cseréjére nincs lehetdség, a vallalkozas koteles

a jotallasi jegyen, ennek hianyaban a fogyasztod
altal bemutatott, a fogyasztasi cikk ellenértékének
medfizetését igazolo bizonylaton - az altalanos
forgalmi adorol szolo torveny alapjan kibocsatott
szamlan vagy nyugtan - feltlintetett vételarat nyolc
napon bellil a fogyasztd részére visszatériteni
(151/2008. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (5.)).

Ha a jotallasi id6tartam alatt a fogyasztasi cikk
harom alkalommal torténd kijavitast kovetéen
ismét meghibasodik - a fogyaszto eltérd
rendelkezése hianyaban -, a vallalkozas koteles

a fogyasztasi cikket nyolc napon bellil kicserélni.
Ha a fogyasztasi cikk kicserélésére nincs
lehet®ség, a vallalkozas koteles a jotallasi jegyen,
ennek hianyaban a fogyaszto altal bemutatott,

a fogyasztasi cikk ellenértékének megfizetését
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igazol6 bizonylaton - az altalanos forgalmi adérol
52016 torvény alapjan kibocsatott szamlan vagy
nyugtan - feltlintetett vételarat nyolc napon beliil a
fogyasztd részére visszatériteni (151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet 5.§ (6.)).

Ha a fogyasztasi cikk kijavitasra a kijavitasi igény
vallalkozas részére valo kozlésétdl szamitott
harmincadik napig nem kertil sor, - a fogyaszté
eltér6 rendelkezése hianyaban - a vallalkozas
koteles a fogyasztasi cikket a harmincnapos
hatarid® eredménytelen elteltét kdvetd nyolc
napon bellil kicserélni. Ha a fogyasztasi cikk
cseréjére nincs lehetdség, a vallalkozas koteles

a jotallasi jegyen, ennek hianyaban a fogyaszto
altal bemutatott, a fogyasztasi cikk ellenértékének
megfizetését igazold bizonylaton - az altalanos
forgalmi addrol szolo térvény alapjan kibocsatott
szamlan vagy nyugtan - feltlintetett vételarat a
harmincnapos kijavitasi hataridé eredménytelen
elteltét kdvetd nyolc napon beliil a fogyasztd
részére visszatériteni (151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet 5.§ (7.)).

A kijavitast vagy kicserélést — a termék
tulajdonsagaira és a fogyaszto altal elvarhato
rendeltetésére figyelemmel — megfelel® hataridén
belill, a fogyaszt6 érdekeit kimélve kell elvégezni. A
vallalkozasnak torekednie kell arra, hogy a kijavitast
vagy kicserélést legfeljebb tizendt napon belul
elvégezze (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 5.§). Ha
a kijavitas vagy a kicserélés id6étartama a tizenot
napot meghaladja, akkor a vallalkozas a fogyasztot
tajékoztatni koteles a kijavitas vagy a csere varhato
idétartamardl. A tajékoztatas a fogyaszté elézetes
hozzajarulasa esetén, elektronikus Uton vagy a
fogyasztd altali atvétel igazolasara alkalmas mas
maodon torténik. A kijavitas soran a termékbe csak
Uj alkatrész keriilhet beépitésre (151/2003. (IX.22.)
Korm.rendelet 5.§ (2)).

Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének
az arésze, amely alatt a fogyasztd a terméket nem
tudja rendeltetésszer(ien hasznalni (Ptk.6:163.§
(4)). Ajotallasi id6 a terméknek vagy a termék
részének kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt
(kijavitott) termékre (termékrészre), valamint

a kijavitas kovetkezményeként jelentkezd hiba
tekintetében Gjbdl kezdddik (Ptk. 6:163.§ (5)). A
jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos
koltségek a vallalkozast terhelik.

A jotallas nem érinti a fogyasztd jogszabalybol
eredd6 - igy kuldndsen kellék- és
termékszavatossagi, illetve kartéritési — jogainak
érvényesitését, valamint nem befolyasolja a
fogyaszté torvényes jogait az Eurdpai Union beliil.
Fogyasztoi jogvita esetén a fogyasztd a varmegyei
(févarosi) kereskedelmi és iparkamarak



mellett mikodo bekéltetd testilet eljarasat is
kezdeményezheti.

Avallalkozas a mindségi kifogas bejelentésekor

a fogyaszt6 és vallalkozas kozotti szerzédés
keretében eladott dolgokra vonatkoz6 szavatossagi
és jotallasi igények intézésének eljarasi szabalyairél
sz016 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a

szerint koteles — az ott meghatarozott tartalommal
— jegyz6konyvet felvenni és annak masolatat
haladéktalanul és igazolhaté médon a fogyasztod
rendelkezésére bocsatani. A vallalkozas, illetve a
markaszerviz a termék javitasra valé atvételekor az
NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény atadasara
koteles. Ha a gyarto / forgalmazo (vallalkozas)
jotallasi kotelezettségének a fogyaszto altal
érvényesiteni kivant jogatol eltéré moédon tesz
eleget, ennek indokat a jegyz6kdnyvben meg

kell adni. Ha a gyarto / forgalmazo (vallalkozas) a
fogyasztd szavatossagi vagy jotallasi igényének
teljesithetdségerdl annak bejelentésekor

nem tud nyilatkozni, allaspontjarol - az igény
elutasitadsa esetén az elutasitas indokardl és a
békeélteto testiilethez fordulas lehetdségérol is - 6t
munkanapon beliil, igazolhaté modon kdteles
értesiteni a fogyasztot.

Ez a garancia semmilyen médon nem befolyasolja
az altalanos jogban foglalt torvényes jogait.

Informacio

Bluetooth®-radiomodul

Bar a Bluetooth-késziiléken feltiintetett 6sszes
funkci6 tAmogatott, az Oral-B nem garantdlja a
kapcsolat 100%-0s megbizhatésagat és a
szolgaltatas mikodésének folyamatossagat.

A mikodési teljesitmény és a kapcsolat
megbizhatdsaga az egyes Bluetooth-késziilékek,
a szoftververzidk, valamint ezen Bluetooth-
készlilékek operacios rendszerének és a
késziiléken alkalmazott vallalati biztonsagi
eléirasoknak a kdzvetlen kbvetkezménye.

Az Oral-B betartja és szigortian alkalmazza a
Bluetooth-szabvanyokat, amelyek alapjan a
Bluetooth-késziilékek képesek kommunikalni és
funkciondlni az Oral-B fogkefékkel.

Amennyiben a készllékgyartok nem tesznek
eleget a szabvanynak, a Bluetooth-kompatibilitas
és a funkcionalitds nem lesz megfeleld, és a
felhasznalok mikodési és funkciokkal kapcsolatos
problémakat tapasztalhatnak. Felhivjuk figyelmét,
hogy a szoftver a Bluetooth-késziiléken jelentésen
befolyasolhatja a kompatibilitast és a mikddést.

Garancia — kizarasok és korlatozasok
Jelen korlatozott garancia kizarolag a The

Procter & Gamble Company, tarsult vallalkozasai,
illetve leanyvallalatai («<P&G») altal vagy részére
gyartott Gj termékekre vonatkozik, amelyek
azonosithatok a rajtuk talalhat6 Braun/Oral-B
védjegy, markanév vagy logo alapjan. Jelen
korlatozott garancia nem érvényes a nem P&G
termékekre, beleértve a hardvereket és
szoftvereket. A P&G nem vallal feleldsséget a
termékben, vagy mas, a korlatozott garancia
hatalya ala nem tartozd, nem P&G termékben
vagy alkatrészben talalhatd adathordozon tarolt
program, adat vagy egyéb informacio
karosodasaért vagy elvesztéséert. Jelen
korlatozott garancia nem vonatkozik a
programok, adatok vagy egyéb informaciok
helyredllitdsara vagy Ujratelepitésére. A
korlatozott garancia nem vonatkozik (i) baleset,
visszaélés, nem rendeltetésszer hasznalat,
hanyagsag, helytelen alkalmazas vagy nem P&G
termék altal okozott karokra; (ii) a Braun vagy a
Braun hivatalos szervizhelyén kiviili személy altal
végzett szervizelés altal okozott karokra; (iii)
termékre vagy alkatrészre, amelyet a P&G
irasbeli engedélye nélkil modositottak; valamint
(iv) az Oral-B okostelefon-allvany/tarto, a tiikdrre
rogzithetd okostelefon-tartd vagy a télthetd
utazétok («Tartozékok») hasznalatabol vagy nem
megfeleld hasznalatabol szarmazo karokra.

AFELELOSSEG KORLATOZASA
AVONATKOZO JOGSZABALYOK ALTAL
MEGENGEDETT MERTEKBEN, A P&G,
FORGALMAZOI VAGY BESZALLITOI SEMMILYEN
KORULMENYEK KOZOTT NEM VALLALNAK
FELELOSSEGET ONNEL VAGY BARMILYEN
HARMADIK FELLEL SZEMBEN KOZVETLEN,
KOZVETETT, JARULEKOS, KOVETKEZMENYES,
EGYEDI, PELDAT STATUALO VAGY BUNTETO
KARTERITESRE, LEGYEN BARMILYEN JELLEGU,
AMELY AZ ORAL-B TARTOZEKOK
HASZNALATABOL VAGY NEM MEGFELELO
HASZNALATABOL SZARMAZIK, IDEERTVE — NEM
KIZAROLAGOS JELLEGGEL — A SZEMELYI
SERULES, VAGYONI KAR, HARMADIK FEL
TERMEKENEK ERTEKVESZTESE, AMELYET AZ
ORAL-B TARTOZEKOKBAN VAGY AZOKKAL
EGYUTT HASZNALTAK, ORAL-B TARTOZEKOK
VAGY HARMADEK FEL TERMEKEINEK
HASZNALHATATLANNA VALASA, AMELYET
ORAL-B TARTOZEKOKBAN VAGY AZOKKAL
EGYUTT HASZNALTAK, MEG ABBAN AZ
ESETBEN SEM, HA A P&G ERTESULT AZ ILYEN
JELLEGU KAROK LEHETOSEGEROL. A FENTIEK
KORLATOZASA NELKUL, ON TUDOMASUL VESZI
ES EGYETERT AZZAL, HOGY A P&G NEM VALLAL
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SEMMILYEN FELELOSSEGET FOGYASZTOI
ELEKTRONIKAI ESZKOZOK VAGY MAS
SZEMELYES TULAJDON BARMILYEN
SERULESEERT VAGY MEGSEMMISULESEERT,
AMELY AZ ORAL-B TARTOZEKOKON VAGY
AZOKON KiVUL VOLT, VAGY AZ EMLITETT
ESZKOZOKON TALALHATO BARMILYEN
ADATVESZTESERT. AZ ORAL-B ELLENI
VISSZATERITESI IGENY SEMMILYEN ESETBEN
NEM HALADHATJA MEG A TERMEK
VASARLASAKOR KIFIZETETT ARAT.

Pétfejekre vonatkoz6 garancia

Az Oral-B garancia érvényét veszti, ha az
elektromos tolthetd markolat sériilése nem
Oral-B pétfej hasznalatabdl szarmaztathato.
Az Oral-B nem javasolja az Oral-B-t6l eltéro
gyartmanyu potfejek hasznalatat.

¢ Anem Oral-B gyartmanyu potfejek mindségét
az Oral-B nem tudja ellendrizni. Ezért nem
tudjuk garantalni, hogy a nem Oral-B
gyartmanyu potfejek tisztitasi teljesitménye
megfelel az elektromos t6lthetd markolat
vasarlasakor kommunikaltaknak.

¢ Az Oral-B nem tudja garantalni a nem Oral-B
gyartmanyu potfejek megfeleld illeszkedését.

e Az Oral-B nem tudja elérejelezni a nem Oral-B
gyartmanyu potfejek hosszu tava hatasat a
markolat elhasznalédasara.

Valamennyi Oral-B pétfejen megtalalhat6 az Oral-B
logo, és minden Oral-B pétfej eleget tesz az Oral-B
magas mindségi kovetelményeinek. Az Oral-B
nem értékesit potfejeket vagy alkatrészeket a
markolathoz mas markanév alatt.

54



Hibaelharitas

Probléma | Lehetséges ok Megoldas

ALKALMAZAS

A markolat nem 1. Az Oral-B alkalmazas be van zarva. | 1. Inditsa el az Oral-B alkalmazast!
miikodik 2. A Bluetooth nincs bekapcsolva az 2. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciot az
(megfelelden) okostelefonjan. okostelefonjan (a hasznalati

az Oral-B 3. ABluetooth le van tiltva a utmutatoban leirtak alapjan)!
alkalmazassal. markolaton. 3. Engedélyezze a Bluetooth-t a

4. A Bluetooth-kapcsolat az
okostelefonnal megszakadt.

5. Az okostelefon nem tdmogatja a
Bluetooth 4.2 (vagy Ujabb)/
Bluetooth Smart technologiat.

6. Az Oral-B alkalmazas elavult.

kijelzd Beallitasok -> Bluetooth
menijében!

4. Parositsa a markolatot és az
okostelefont ujra az alkalmazas
bedllitasaiban! Fogmosaskor tartsa az
okostelefonjat a markolat kdzvetlen
kozelében!

5. Az okostelefonnak tamogatnia kell a
Bluetooth 4.2 (vagy Ujabb)/Bluetooth
Smart technoldgiat a markolattal valo
parositashoz. A kompatibilis okostele-
fonok listajat és az Oral-B alkalmazas
orszagok szerinti elérhetéségét a
www.oralbappavailability.co.uk olda-
lon tekintheti meg.

6. Toltse le a legfrissebb Oral-B
alkalmazast!

Allitsa vissza a
gyari
bedllitdsokat!

Az eredeti funkcionalitast kivanja
visszaallitani.

Lépjen a kijelz6 Beallitasok -> Gyari
visszaallitas (22) menipontjaba! Nyomja
meg a be-/kikapcsolo gombot a
jovahagyashoz.

FOGKEFE

Amarkolat nem 1. Az akkumulator toltottségi szintje 1. Toltse legalabb 30 percig!

miikodik (az elsd nagyon alacsony; a markolat nem 2. Mindig normal lizemi hdmérsékleten
hasznalatkor). mUkodik. hasznalja (0-40 °C)!

2. Normal hémérsékleten kiviili
mikodtetés (lizenet a kijelzOn és/
vagy az okos nyomasérzékeld
valtakozo fénye)

Révid, szaggatott
hangok 2 perc
utan, vagy a
markolat nem
mikodteti az
idémerot.

Az iddmeérdt modositotta/inaktivalta az
alkalmazasban.

Az alkalmazas segitségével médositsa
az idéméro bedllitasait, vagy hajtsa végre
a gyari beallitasok visszadllitasat (lasd:
az alkalmazas hibaelharitasa)!
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A markolat nem
toltodik.

—_

. Az akkumulator toltottségi szintje
nagyon alacsony; 10-15 percig is
eltarthat, amig a kijelzd bekapcsol.

. Akornyezeti hdmérséklet a
toltéshez a megfelel® tartomanyon
kiviil esik (0 °C alatti vagy 40 °C

feletti)

. El6fordulhat, hogy a toltd nincs
(megfelel6en) csatlakoztatva.

N —

halozathoz!

. Toltse legalabb 30 percig!

. Atoltéshez és a hasznalathoz ajanlott
kornyezeti hémérséklet 5-35 °C.

3. Ellendrizze, hogy a toltd

csatlakoztatva van-e az elektromos

Kattogd/hangos
zaj fogmosaskor

vagy
bekapcsolaskor.

—

. Lehetseges, hogy a fogkefefej nem
megfelelden illeszkedik a

markolatra.

. Lehetseges, hogy a fogkefefej

elhasznalodott.

—

. Ellendrizze, hogy a fogkefefej
megfelelden illeszkedik-e a
markolatra! Egy kis résnek maradnia
kell kozottik.

2. Cserélje le a fogkefefejet!

Atolthet6 fogkefe egy olyan radiémodult tartalmaz,

amely 2,4 - 2,48 GHz-es frekvenciasavban,
maximum 1 mW-on mikadik.

A Braun GmbH nyilatkozata alapjan a 3786, 3796,
3795, 3758, 3753, 3776, 3794, 3771, 3765 és 3767
tipusu radioberendezés eleget tesz a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfeleldségi nyilatkozat
teljes szOvege a kovetkez® weboldalon érhetd el:

www.oralb.com/ce.

Display Language

Kijelz6 nyelve
English Magyar
GOOD MORNING JO REGGELT
GOOD NIGHT JO EJSZAKAT
HELLO HELLO
DAILY CLEAN MINDENNAPOS

FOGMOSAS
SENSITIVE ERZEKENY
WHITEN FOGFEHERITO
GUM CARE FOGINYAPOLO
INTENSE INTENZIV
SUPER SENSITIVE RENDKIVUL
ERZEKENY

TONGUE CLEAN NYELVTISZTITO
SETTINGS BEALLITASOK
YES IGEN
NO NEM
LIGHT RING FENYGYURU
LANGUAGE NYELV
FACTORY RESET GYARI VISSZAALLITAS
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BACK VISSZA

DISABLE LETILT

ENABLE ENGEDELYEZ

CANCEL MEGSEM

YELLOW SARGA

PINK ROZSASZIN

BLUE KEK

ORANGE NARANCS

TURQUOISE TURKIZ

WHITE FEHER

ENGLISH ANGOL

SURE? BIZTOS?

REFILL IS USED UP AFOGKEFEFEJ
ELHASZNALODOTT

SWITCHED? LECSERELTE?

UPDATE? FRISSITES?

UPDATING FRISSITES

UPDATED FRISSITVE

FAILED SIKERTELEN

OUTSIDE OPERATING | MUKODESI -

LIMITS TARTOMANYON KivUL




Opis

© 0 NO O b ON =

[ S S S O o G G Gy
o © o N o ua b WOWN =0

21
22
23
24
25
26
27

Glava Cetkice

Simbol prepoznavanja glave Cetkice
Pametni senzor pritiska (svjetlosni prsten)
Interaktivni zaslon

Drska

Punja¢

Gumb za ukljucivanje/iskljucivanje
Gumb za odabir nacina rada

Znacajke interaktivnog zaslona

Nagin rada «Daily Clean»

Nacin rada «Sensitive»

Nacin rada «Gum Care»

Nacin rada «Whiten»

Nacin rada «Intense»

Nadin rada «Super Sensitive»

Nacin rada «Tongue Clean»

Izbornik postavki

Znacajke izbornika postavki
Upravljanje postavkama za Bluetooth®
Odaberite/promijenite boju svjetlosnog
prstena

Odaberite/promijenite jezik

Vratite na tvornicke postavke

Znacajke za povratne informacije
Mijerag vremena

Status baterije

Podsjetnik na zamjenu glave zubne Cetkice
Povratne informacije o Cetkanju

Dodatna oprema i zna€ajke:

Znacajke pametnog senzora pritiska
Prilagodite boju svjetlosnog prstena putem
aplikacije Oral-B

Glava Cetkice «Ultimate Clean»

Glava Cetkice «Gentle Care»

DrZa¢ za glave zubne Getkice s poklopcem
Postolje za drZzanje glave Cetkice

Putni etui

Putni etui-punjac

Svjetlo punjata

Kabel za napajanje (smart plug)

Preuzmite aplikaciju Oral-B i poveZite svoj

pametni telefon s Getkicom preko Bluetootha®

(pogledati zadnju stranicu)

Napomena: SadrZaj se moze razlikovati ovisno o

kuplienom modelu.
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@B Hrvatski
Dobro dosli u Oral-B!

Prije upotrebe zubne Cetkice procitajte ove upute i
sacuvajte priru¢nik za buduce potrebe.

VAZNO

¢ Povremeno provjerite imalli
kakvih oStecCenja na proizvodu,
kabelu ili dodacima. O8te¢ena
jedinica ili jedinica u kvaru ne
smije se viSe upotrebljavati. Ako
su uredaj, kabel ili dodaci
oSteceni, odnesite ih u servisni
centar Oral-B. Ne mijenjajte ni
ne popravljajte proizvod. To
moZze uzrokovati pozar, strujni
udar ili ozljede. Nemojte umetati
predmete u otvore na uredaju.

e Nije namijenjeno djeci mladoj
od 3 godine. Djecai osobe sa
smanjenim fiziCkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, kao
i 0sobe koje nemaju dostatno
prethodno iskustvo ili znanje
mogu koristiti zubne Cetkice
iskljuCivo uz nadzor ili pod uvje-
tom da im je prethodno objas-
njeno kako se uredaj upotre-
bljava na siguran nacin, i ako u
potpunosti razumiju potenci-
jalne opasnosti.

e CiS¢enje i odrzavanje ne smiju
vrSiti djeca bez nadzora.

¢ Djeca se ne smiju igrati s
uredajem.

* Proizvod upotrebljavajte samo
za svrhu kojoj je namijenjen i
kako je opisano u ovom
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priruCniku. Ne koristite nastavke
koje nije preporucio proizvodac.
Upotrebljavajte samo punjac
koji ste dobili uz uredaj.

e Koristite samo punjac i/ili posebni
prikljuCni kabel (smart plug) s
ugradenim sigurnosnim niskona-
ponskim adapterom koji ste dobili
sa svojim uredajem. Nemojte
mijenjati niti samostalno rukovati
bilo kojim dijelom punjaca ili
kabela jer se tako izlaZete opa-
snosti od strujnog udara.

Ako postolje za punjenje ili putni
etui-punjaC ima oznaku
492-xxxx, koristite samo speci-
jalni priklju¢ni kabel Braun/Oral-B
(smart plug) s tom oznakom.

UPOZORENJE

¢ Ne stavljajte punja¢, Smart Plug ili putni etui-
punjac u vodu ili teku¢inu i ne drzite ih na
mijestima s kojih mogu pasti u kadu ili umivaonik.
Ne poseZite za punjatem ako padne u vodu.
Odmah ga iskop&ajte iz struje.

¢ |zbjegavajte grubo savijanje, zbijanje i gnjecenje
kabela.

¢ Uredaj sadrZi baterije koje se ne mogu
zamijeniti. Nemojte otvarati ni rastavljati uredaj.
Za potrebe recikliranja baterije odloZite cijeli
uredaj u skladu s lokalnim propisima o zastiti
okolia. Otvaranje drske unistit ¢e uredaj te
ponistiti jamstvo.

® Priiskop&avanju iz struje uvijek povucite utikac,
a ne kabel. Utika¢ nemojte dirati mokrim
rukama. To moZe dovesti do strujnog udara.

® Ako ste podvrgnuti nekom tretmanu usne
Supljine, prije upotrebe obavezno se posavjetujte
sa stomatologom ili dentalnim higijeni¢arom.

¢ Ova zubna &etkica je uredaj za osobnu higijenu
i nije namijenjena za upotrebu na razli¢itim
pacijentima u stomatolodkoj ordinaciji ili nekoj
drugoj zdravstvenoj ustanovi. Zbog higijenskih
razloga preporucujemo da svaki ¢lan obitelji
koristi svoju dr8ku i svoju glavu zubne Cetkice.



¢ DrZite podalje od djece jer postoji opasnost od
ispadanja sitnih dijelova.

Kako biste izbjegli lomljenje glave zubne etkice u
sitne dijelove koji mogu predstavljati opasnost od
gusenja ili o8tecenja zuba:

* Prije svake upotrebe provjerite je li glava Cetkice
dobro namjestena na drsku. Prekinite s
koristenjem zubne &etkice ako glava vise nije
dobro pri¢vrS¢ena na dr8ku. Nikada nemojte
koristiti zubnu Eetkicu bez glave.

e Ako vam drSka zubne Cetkice ispadne iz ruke,
zamijenite glavu prije sliedecCe upotrebe €ak i
ako nema vidljivih otecenja.

¢ Glavu zubne &etkice mijenjajte svaka 3 mjeseca
ili ranije ako se istrosi.

¢ Nakon svake upotrebe pravilno o€istite glavu
zubne Cetkice (pogledajte odlomak «Preporuke
za CiS¢enje»). Pravilno iS¢enje osigurava
sigurnu upotrebu i funkcionalan vijek trajanja
zubne Cetkice.

VaZne informacije

¢ Ova zubna &etkica, punjac i torbica (dodatak)
sadrze magnete NdFeB i stvaraju magnetsko
polje. Ako koristite medicinski uredaj ili imate
implantiran medicinski uredaj, ili ako imate
pitanja o sigurnoj upotrebi zubne ¢etkice Oral-B
iO, obratite se proizvodatu medicinskog uredaja
ili lije¢niku.

¢ Qva zubna Getkica Oral-B moZe se koristiti s
pametnim telefonom (za vise podataka
pogledajte odjeljak «Povezivanje zubne Cetkice
s pametnim telefonom»). Kako biste izbjegli
elektromagnetske smetnje i/ili probleme s
kompatibilno3éu, iskljucite Bluetooth® na drsci
zubne Cetkice (5) prije upotrebe na mjestima
na kojima vrijedi zabrana upotrebe beZi¢ne
komunikacije poput zrakoplova ili posebno
oznacenih zona u bolnicama.

* [skljuCite Bluetooth tako da udete u izbornik
«Postavke» na interaktivnom zaslonu (4)
-> Bluetooth -> iskljuci. Za ponovno uklju€ivanje
Bluetootha ponovite gore opisani postupak.

e Osobe s elektrostimulatorom srca uvijek trebaju
drzati zubnu €etkicu na udaljenosti ve¢oj od
15 cm od elektrostimulatora dok je uklju¢ena.
Kad god vam se uc€ini da se javljaju smetnje,
svakako onemogucite Bluetooth.

Specifikacije

Specifikacije u vezi s naponom nalaze se na donjoj
strani punjaca.

Razina buke: 62 dB (A)

Prva upotreba

Ukljucite zubnu Eetkicu pritiskom na gumb za
ukljucivanje/iskljucivanje (7) i slijedite upute na
interaktivnom zaslonu (4) kako biste podesili prve
postavke.

Ako na zaslonu viSe nema uputa, moZete mijenjati
opcije putem gumba za nacin rada (8) i birati putem
gumba za uklju€ivanje/iskljucivanje (7).

Postavke moZete promijeniti u bilo koje vrijeme
putem izbornika «Postavke» (17).

Punjenje i upotreba

o Kako biste napunili bateriju, zubnu Eetkicu
postavite na punja¢ koji je uklju¢en u struju (6).

¢ Razina napunjenosti baterije prikazana je na
interaktivnom zaslonu (4). Kada se baterija
do kraja napuni, zaslon ¢e se isklju¢iti. Obi¢no
je potrebno 3 sata da se baterija napuni do
kraja.

¢ Kad je baterija pri kraju, motor smanjuje svoju
brzinu, a senzor pritiska (3) kratko zatreperi
crvenom bojom. Kada je baterija u potpunosti
prazna, motor ¢e prestati raditi. Za jedno pranje
zubi trebat Cete je ostaviti da se puni najmanje
5 minuta.

Napomena: Ako je baterija prazna (zaslon je
isklju¢en), punjenje ¢e trajati barem 30 minuta.

* Dr8ku uvijek moZete spremiti na bazu punjaca
uklju€enu u struju kako bi uvijek bila do kraja
napunjena. Uredaj ne moZe prepuniti bateriju.

Napomena: Za optimalno odrZavanje baterije drsku
Cuvajte na sobnoj temperaturi.

Oprez: Dr8ku ne izlaZite temperaturama viSim
od 50°C.

KoriStenje zubne Cetkice

Zapochnite s pranjem zubi

Stavite glavu zubne &etkice na drsku. Izmedu drske
i glave Cetkice mora ostati mali razmak. Podignite
drsku s punjaca koji je uklju€en u struju ili dr8ku
jednostavno uzmite u ruke kako biste je probudili
(zaslon se uklju€uje). Smocite glavu Cetkice i
nanesite zubnu pastu. Kako biste sprijecili
prskanje, prislonite glavu zubne &etkice na zube
prije uklju€ivanja drSke gumbom za ukljucivanje/
iskljucivanje.

Napomena: Zaslon se nakon nekog vremena
isklju¢uje. Kako biste ponovno aktivirali zaslon,
pritisnite gumb za ukljucivanje/isklju€ivanje.
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Glavom &etkice prolazite od zuba do zuba. Cetkajte
s vanjske strane zuba, zatim prijedite na unutarnju
stranu i zavrSite sa Zvacnim plohama. Svakom
kvadrantu posvetite jednaku koli¢inu vremena.
Posavjetujte se sa svojim stomatologom ili
dentalnim higijeni¢arom o tome koja je tehnika
prikladna za vas.

Nakon ¢etkanja zaslon ¢e vam dati povratne
informacije na temelju vremena Cetkanja.

Tijekom prvih dana upotrebe elektri¢ne zubne
Cetkice moguce je blago krvarenje desni.

U nacelu, krvarenje bi trebalo prestati nakon
nekoliko dana. Ako potraje duZe od 2 tjedna,
posavjetujte se sa stomatologom ili dentalnim
higijeni¢arom. Ako su vasi zubi i/ili desni osjetljivi,
Oral-B preporucuje upotrebu nacina rada
«Sensitive» (njezno) ili «Super Sensitive» (iznimno
njezno) (po mogucénosti u kombinaciji s glavom
Cetkice Oral-B «Gentle Care» za njeznu njegu (d)).

Mijera¢ vremena
Mijera¢ vremena u intervalima od 30 sekundi uz

pomoc¢ kratkog isprekidanog zvuka signalizira da je
vrijeme za prijelaz na sliedeci kvadrant usne
Supljine. Dug isprekidani zvuk oznacava kraj
preporu¢enog 2-minutnog vremena ¢etkanja u
skladu s preporukama stru¢njaka.

Mijera¢ vremena pamti proteklo vrijeme Cetkanja
zubi, ¢ak i kada se drska kratko iskljuci tijekom
pranja zubi. Mjera vremena vraca se na pocetno
stanje u slu¢aju pauze duZe od 30 sekundi ili ako
stavite dr§ku na uklju¢eni punjac.

Napomena: Za vrijeme koristenja aplikacije Oral-B,
mjeraC vremena moZzda Ce biti deaktiviran za neke
znacajke.

Napomena: Postavke mjeraca vremena moZete
podeSavati i putem aplikacije Oral-B.

Znacajke pametnog senzora pritiska (a)

VaS$a zubna Cetkica ima pametni senzor pritiska (3)
s razli¢itim funkcionalnostima koje su oznacene
razli¢itim bojama svjetla:

Bijela (zadano) = indikator rada (vlastitu boju
odaberite putem aplikacije Oral-B (b)) / indikator
slabog pritiska

Crvena = indikator jakog pritiska / indikator baterije
pri kraju

Zelena = indikator preporu¢enog pritiska

Plava = indikator Bluetooth uparivanja

Naranc¢asta = indikator pogreske (slijedite poruke
na zaslonu)
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Zube perite ispravnim pritiskom koji je oznaen
zelenim svjetlom. U slu€aju prejakog pritiska
indikator ¢e zasvijetliti crvenom bojom i tako vas
podsijetiti da smanijite pritisak. Ako pametni senzor
pritiska zasvijetli bijelom bojom (ili bojom koju ste
prethodno odabrali), preporuujemo da Cetkicu
jace pritisnete o zube.

Ako presnazno pritiS¢ete, automatski e se usporiti
kretanje glave Cetkice (u nacinima rada «Daily
Clean» (dnevno ¢is¢enje), «Intense» (intenzivno)

i «Sensitive» (njezno)). Povremeno provjeravajte
rad pametnog senzora pritiska tako da lagano
pritisnete glavu Cetkice tijekom upotrebe.
Napomena: Za vrijeme koriStenja aplikacije Oral-B,
opcija povratnih informacija pametnog senzora
pritiska moZda ¢e biti deaktivirana za neke
znacajke.

Napomena: Pametni senzor pritiska deaktiviran je
tijekom nadina rada «Tongue Clean» (CiS¢enje
jezika).

Nacini rada (ovisno o modelu)
VaS8a zubna Cetkica nudi razne nagine rada koji su
navedeni na zaslonu:

«Daily Clean» — standardni na¢in rada, za
svakodnevnu upotrebu

«Sensitive» — njeZno, ali temeljito ¢is¢enje
osjetljivih podrudja

«Gum Care» — njeZzna masaza zubnog mesa

«Whiten» - poliranje, za povremenu ili
svakodnevnu upotrebu.

«Intense» — za izuzetno Cist osje¢aj (radi na visoj
frekvenciji)

«Super Sensitive» — iznimno njezno &iscenje
izuzetno osjetljivih podrucja

«Tongue Clean» - CiS¢enje jezika, za povremenu
ili svakodnevnu upotrebu

Tijekom koristenja nacina rada «Tongue Clean»
preporu€ujemo upotrebu glave etkice «Gentle
Care» (d). Pri etkanju jezika moZete (aliine
morate) koristiti zubnu pastu. Sustavno Cetkajte
cijelo podrucije jezika njeZnim pokretima.
Preporuceno vrijeme Eetkanja je 30 sekundi. Motor
Ce se zaustaviti nakon 30 sekundi.

Postavljanje nacina rada:

pokrenite zubnu ¢etkicu iO kako biste odabrali
nacin rada. Za promjenu nacina rada samo
pritiS¢ite gumb za postavljanje nacina rada (8) sve
dok ne dodete do Zelienog nacina rada. Pri
uklju€ivanju zubna Cetkica automatski ukljucuje
posliednji odabrani nacin rada.




Napomena: Postavke nacina rada moZete
prilagoditi putem aplikacije Oral-B.

Interaktivni zaslon

Aktivirajte interaktivni zaslon (4) tako da uzmete
zubnu Eetkicu, podignete je s punjaca ili pritisnete
prekida¢ za uklju€ivanje/iskljuc€ivanje (7).

(10 — 16) «Odabir nacina» - pritis¢ite gumb za
postavljanje nacina rada sve dok ne dodete do
Zeljenog nacina rada.

(17) «Settings» (postavke) - prijedite preko svih
nacina rada dok ne dodete do opcije «Settings»
(postavke).

Udite tako 8to ¢ete pritisnuti gumb za ukljucivanje/
isklju€ivanje:

->(19) upravljajte postavkama za Bluetooth
(ukljugi, iskljuci)

->(20) odaberite/promijenite boju svjetlosnog
prstena

-> (21) odaberite/promijenite jezik

->(22) vratite na tvornicke postavke

(24) «Timer» (mjera& vremena) — prikazuje vrijeme
Cetkanja.

(25) «Battery status» — prikazuje status baterije
nakon upotrebe, tijekom punjenja ili kad je baterija
pri kraju.

(26) «<Exchange reminder» — podsje¢a vas kada je
vrijeme za zamjenu glave Cetkice.

(27) «Brush feedback» — povratne informacije o
Cetkanju oznacene su smajlicem.

«Brush waking» kad se drSka uzme u ruke, podigne
s punjaca koji je uklju&en u struju ili kad pritisnete
gumb za uklju€ivanje/iskljucivanje, a drSka
oznacava da je spremna.

«Error messages» (poruke o pogreSkama) —
«outside operating limits» (izvan radnih
ogranic¢enja): uredaj koristite ili punite izvan
standardnih temperatura i/ili iznad standardne
jakosti struje baterije.

Glave cetkice

Oral-B nudi niz razli¢itih glava etkice Oral-B iO
(c/d) koje odgovaraju samo vasoj dr&ci zubne
Cetkice Oral-B iO i koje se mogu koristiti za
precizno is¢enje zub-po-zub.

Vecina glava zubnih ¢etkica Oral-B iO ima
indikatorska vlakna INDICATOR® koja vam pomazu
ustanoviti kad trebate zamijeniti glavu zubne
Cetkice. Temeljitim Cetkanjem dvaput dnevno u
trajanju od dvije minute boja vlakana dopola ¢e
izblijedjeti za priblizno 3 mjeseca, Sto zna¢i da
treba zamijeniti glavu zubne Cetkice. Ako se viakna

raSire prije nego $to boja izblijedi, mozda
presnazno priti¢ete Cetkicu na zube i desni.
Obi¢no preporucujemo da glavu Cetkice mijenjate
svaka 3 mjeseca.

Povezivanje zubne Cetkice s
pametnim telefonom

Aplikacija Oral-B dostupna je za pametne telefone
s operativnim sustavima iOS i Android™. MoZete je
preuzeti iz trgovine App Store®™/ Google Play™ ili
mozete skenirati QR kdd koji se nalazi na pozadini
va$eg prirucnika (i).

¢ Pokrenite aplikaciju Oral-B. Ona ¢e vas voditi
kroz postupak uparivanja putem Bluetootha.
MoZete ga pronaci i u postavkama aplikacije
(ViSe -> Zubna Cetkica).

Napomena: Funkcionalnost aplikacije Oral-B bit ¢e
ograni¢ena ako je na vaSem pametnom telefonu
Bluetooth deaktiviran (smjernice potraZite u
uputama za upotrebu pametnog telefona).

¢ Uparivanje je oznateno putem svjetla pametnog
senzora pritiska. Sve upute za aplikaciju
prikazivat ¢e se na pametnom telefonu.

* Postavke za Bluetooth na drSci moZete
promijeniti bilo kad putem zaslona
-> Postavke -> omoguc¢i/onemoguci Bluetooth.

¢ Neka vas pametni telefon bude u blizini (unutar
5 m) kad ga koristite s drSkom. Provjerite nalazi
li se pametni telefon na sigurnom i suhom
mijestu.

Napomena: Kako bi se mogao upariti s drskom,
va$ pametni telefon mora podrzavati Bluetooth 4.2
(ili kasniju verziju) / Bluetooth Smart. Dostupnost
aplikacije Oral-B u pojedinim zemljama moZete
provjeriti na stranici www.oralbappavailability.co.uk.

Oprez: Slijedite upute iz korisnickog priru¢nika za
pametni telefon kako biste bili sigurni da je vas
telefon/punja¢ predviden za koriStenje u kupaonici.

Smijernice za €is¢enje
Nakon pranja zubi isperite glavu zubne Cetkice pod
Nakon svakog pranja zubi isperite glavu zubne
Cetkice pod mlazom vode dok je zubna Cetkica
uklju¢ena. Skinite glavu Cetkice i odvojeno ocistite
drSku zubne Cetkice i glavu Cetkice. Neka voda ude
u gornji dio dr8ke dok je dr8ka uklju¢ena, kaoiu
unutra8njost glave zubne Cetkice. Obrisite sve
dijelove i pustite ih da se osuSe na zraku prije nego
§to ponovno sastavite svoju zubnu Eetkicu iO. Prije
CiS¢enja iskopcajte punjac.
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Punjac redovito Cistite samo vlaznom krpom.
Provjerite pojedina&ne upute za ¢iS¢enje za svaki
dodatak u odjeljku «<Dodatna oprema».

| e
-
s 1\

Dodatna oprema

(ovisno o modelu):

\_m ~\

Putni etui-punjac (h)

* Dr3ku (5) punite tako da je stavite u putni etui-
punjac (h), a etui ukop€ate u uti€nicu pomocu
priloZenog dodatnog kabela (h2). lzvor
napajanja moZe se koristiti za sve raspone
mreZnog napona (100 - 240 V).

¢ Treperece svjetlo (h1) putnog etuija pokazuje

da se dr8ka puni. Kada je drSka napunjena do

kraja, svjetlo ¢e se ugasiti. Baterija se obicno
napuni za 6 sati.

Vanijski i unutarnji dio putnog etuija Cisti se

iskljucivo viaznom krpom. Provjerite jesu li drSka

i glava Cetkice potpuno suhe prije nego $to ih

spremite u putni etui.

Napomena: Odmah ogistite mrlje s povrSine putnog
etuija. Putni etui Cuvajte na Cistom i suhom mjestu.

Putni etui (g)

U putni etui (g) spremaijte Ciste i suhe zubne
Cetkice / glave zubnih Cetkica.

Vanjski i unutarnji dio putnog etuija Cisti se
isklju¢ivo vlaznom krpom.

Napomena: Odmah ogistite mrlje s povrSine putnog
etuija. Putni etui Cuvajte na Cistom i suhom mjestu.

Postolje za drZanje glave cetkice (f) / Drza¢ za
glave zubne Eetkice s poklopcem (e)

Ciste glave &etkice moZete spremiti na nosage
unutar drZzaca za glave Cetkice. Provjerite jesu li
glave Cetkice suhe prije nego 5to ih stavite u drza¢
i/ili zatvorite poklopac. DrZaci za glave Cetkice i
poklopac mogu se prati u perilici suda.
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Torbica s patentnim zatvaracéem / Torbica

s magnetnim zatvaranjem

U torbicu s patentnim zatvaraem spremajte Ciste
i suhe zubne Cetkice / glave zubnih Cetkica.
Vanjski i unutarnji dio torbice moZze se Cistiti pod
mlazom vode.

Cistu i suhu zubnu &etkicu zajedno s drzagem glave
Cetkice (e) spremite u torbicu s magnetnim
zatvaranjem. Provjerite jesu li glave Cetkice suhe
prije nego 8to ih stavite u drzac i/ili zatvorite
poklopac. Vanjske i unutarnje povrsine mogu se
Cistiti pod mlazom vode. Torbice Cuvajte na Cistom
i suhom mjestu.

Napomena: Mrlje na povrSini torbice ocistite
odmah.

PodloZno promjenama bez prethodne obavijesti.
Obavijest u vezi s okolisem
Proizvod sadrZi baterije i/ili elektricni

XY
otpad koji se moZe reciklirati. Kako E e
biste zastitili okoli§, ne odlaZite uredaj mmmm  Lion
s kuc¢nim otpadom, ve¢ ga odnesite na mjesta za
prikupljanje elektricnog otpada u vadoj zemlji radi
recikliranja.

Jamstvo

Procter & Gamble International Operations SA 47,
Route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Geneva,
Svicarska daje dvogodisnje ograni¢eno jamstvo na
uredaj pocevsi s danom kupnje. Unutar jamstvenog
roka besplatno ¢emo ukloniti sve kvarove koji su
nastali zbog greske na materijalu ili u proizvodniji,
bilo popravkom ili zamjenom za novi uredaj, a tu
odluku donosimo mi. Ovisno o dostupnosti,
zamijenski proizvod moZe biti druge boje ili ¢e to biti
proizvod najsli¢nijih specifikacija.

Ovo se jamstvo primjenjuje u svakoj zemlji u kojoj
ovaj uredaj distribuira Braun ili njegov ovlasteni
distributer. Ovo jamstvo ne pokriva: oste¢enja
nastala nepravilnom upotrebom, normalnom
istroSenoscu ili upotrebom, posebno §to se tice
glava Cetkice, kao ni nedostatke koji samo
neznatno utje€u na vrijednost ili valjanost uporabe
uredaja. Jamstvo je nevazec¢e ako popravke izvrsi
neovla$tena osoba i ako se ne koriste originalni
dijelovi Braun.

Kako biste ostvarili svoja prava u okviru razdoblja
koje pokriva jamstvo, donesite ili poSaljite cijeli
uredaj zajedno s ratunom na adresu ovlastenog
servisnog centra Oral-B Braun.



Ovo jamstvo ni na koji nagin ne utjeCe na vasa
ustavna prava.

Adresu najbliZzeg servisa moZete pronaci na
www.service.braun.com ili pozivom na broj
01/6690-330.

Distributer: Procter & Gamble d.o.0., Bani 110,
10010 Zagreb

Proizvod:

Tip:

Tvornicki broj:

Datum prodaje:

Broj racuna:

Potpis prodavaca i pecat:

Ovo jamstvo ne utjeCe na vaSa zakonska prava ni
na koji nacin.

Informacije
Radijski modul Bluetooth®

lako su podrZane sve oznacene funkcije na
Bluetooth uredaju, Oral-B ne osigurava 100%
pouzdanu vezu i konzistentnost u radu znacajki.
Performanse rada i pouzdanost veze direktno ovise
0 svakom pojedinacnom Bluetooth uredaju, verziji
softvera i operativnom sustavu tih Bluetooth
uredaja, kao i sigurnosnim propisima tvrtke
implementiranim u uredaj.

Oral-B u potpunosti se pridrZava i strogo provodi
Bluetooth standard prema kojem Bluetooth uredaji
mogu komunicirati i funkcionirati u zubnim
Cetkicama Oral-B.

Medutim, ako proizvodadi uredaja ne
implementiraju taj standard, kompatibilnost i
znaCajke s opcijom Bluetooth dodatno ¢e se
ugroziti i korisnik moZe iskusiti probleme s
djelovanjem i znacajkama. Napomena: softver na
Bluetooth uredaju moZe znacajno utjecati na
kompatibilnost i rad.

Jamstvo — isklju€enja i ograni¢enja
Ograni¢eno jamstvo vrijedi samo za nove
proizvode koji su proizvedeni za ili koje su
proizvele tvrtka Procter & Gamble, njezina
povezana drustva ili podruZnice («P&G») i koja
mogu koristiti zastitni znak, trgovacki naziv ili
logotip Braun / Oral-B. To ograni¢eno jamstvo ne
vrijedi za proizvode koji nisu od tvrtke P&G,
uklju€ujuci hardver i softver. Tvrtka P&G ne
preuzima odgovornost za oStecenije ili gubitak

bilo kojih programa, podataka ili ostalih
informacija pohranjenih na bilo kojem mediju
unutar proizvoda, niti za bilo koji proizvod ili dio
koji nije od tvrtke P&G kaji nije pokriven ovim
ograni¢enim jamstvom. Oporavak ili ponovna
ugradnja programa, podataka ili ostalih
informacija nisu pokriveni ovim ograni¢enim
jamstvom. Ovo ogranié¢eno jamstvo ne vrijedi

za (i) oste¢enja koja su nastala radi nesrece,
zlouporabe, neispravne upotrebe,
zanemarivanja, pogresne primjene niti proizvode
koji nisu od tvrtke P&G; (ii) oSte¢enja nastala
zbog servisa koji je izvrSavala druga osoba osim
Brauna ili ovla§tenog servisnog centra za Braun;
(iii) proizvod ili dio koji je izmijenjen bez pisane
dozvole tvrtke P&G, i (iv) oste¢enja do kojeg je
doslo radi upotrebe ili nemoguénosti upotrebe
postolja za pametni telefon Oral-B, drZzaca
pametnog telefona na retrovizoru ili putnog etuija
za punjenje («Dodatna oprema»).

OGRANICENJE ODGOVORNOSTI

U RAZMJERU DOPUSTENOM NA TEMELJU
PRIMJENJIVIH PROPISA, NI U KOJEM SLUCAJU
TVRTKA P&G | NJEZINI DISTRIBUTERI ILI
DOBAVLJACI NECE BITI ODGOVORNI PREMA
VAMA ILI BILO KOJOJ TRECOJ STRANI ZA BILO
KAKVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUCAJNA,
POSLJEDICNA, POSEBNA, PRIMJERNA ILI
KAZNJIVA OSTECENJA BILO KOJE VRSTE, DO
KOJIH JE DOSLO RADI UPOTREBE ILI
NEMOGUCNOSTI UPOTREBE DODATNE
OPREME MARKE ORAL-B, UKLJUCUJUCI | BEZ
OGRANICENJA NA OZLJEDE OSOBA,
OSTECENJE IMOVINE, GUBITAK VRIJEDNOSTI
BILO KOJIH PROIZVODA TRECE STRANE KOJI
SE KORISTE U ILI S DODATNOM OPREMOM
ORAL-B, ILI GUBITKA MOGUCNOSTI UPOTREBE
DODATNE OPREME ORAL-B ILI PROIZVODA
TRECE STRANE KOJI SE KORISTEU ILI S
DODATNOM OPREMOM ORAL-B, CAK | AKO JE
TVRTKA P&G OBAVIJESTENA O MOGUCNOSTI
TAKVIH STETA. BEZ OGRANICENJA U VEZI S
NAVEDENIM, RAZUMIJETE | PRIHVACATE DA
TVRTKA P&G NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA
BILO KAKVO OSTECENJE ILI UNISTENJE
ELEKTRONICKIH UREDAJA POTROSACA ILI
DRUGE OSOBNE IMOVINE KOJA SE NALAZI NA
ILI S VANJSKE STRANE DODATNE OPREME
ORAL-B, NITI ZA BILO KAKAV GUBITAK
PODATAKA DO KOJEG JE DOSLO NA
NAVEDENIM UREDAJIMA. U NIJEDNOM
SLUCAJU BILO KAKVA NADOKNADA ZA ORAL-B
NE MOZE PREKORACITI STVARNU CIJENU KOJA
JE PLACENA PRILIKOM KUPNJE PROIZVODA.
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Jamstvo za zamjenske glave etkice

J

amstvo koje daje Oral-B nece vaZziti u slu¢aju kada

je o8tecenje drske elektri¢ne punjive etkice Oral-B
uzrokovano koriStenjem glava Cetkice drugih
marki.

Oral-B ne preporu¢uje uporabu glava zubnih
Cetkica drugih marki.

Oral-B nema kontrolu nad kvalitetom
zamjenskih glava Cetkica drugih marki. Stoga,
ne mozemo jamd&iti njihov u€inak prilikom pranja
zubi na isti nacin na koji je to komunicirano pri
kupni dr8ke punjive elektri¢ne Cetkice Oral-B.
Oral-B ne moZe jam¢iti da ¢e zamjenske glave
zubne Cetkice drugih marki dobro pristajati na
dr8ku Cetkice Oral-B.

Oral-B ne moZe predvidjeti dugotrajan ucinak
zamijenskih glava Cetkica drugih marki na
troSenje drske punjive elektricne zubne Cetkice
Oral-B.

Sve zamjenske glave zubnih ¢etkica marke Oral-B
imaju naznacen logo Oral-B i udovoljavaju najvis§im

S

tandardima koje postavlja Oral-B. Oral-B ne

prodaje zamjenske glave Cetkica ili dijelove drske
pod niti jednim drugim imenom.

RjeSavanje problema

Ovo jamstvo ni na koji nagin ne utjeCe na vasa
ustavna prava.

Adresu najbliZzeg servisa moZete pronaci na
www.service.braun.com ili pozivom na broj
01/6690-330.

Distributer: Procter & Gamble d.o.o.,

Bani 110, 10010 Zagreb

Proizvod:

Tip:

Tvornicki broj:

Datum prodaje:

Broj rauna:

Potpis prodavaca i pecat:

Problem | Moguéi uzrok RjeSenje
APLIKACIJA
Drska ne radi 1. Aplikacija Oral-B je zatvorena. 1. Pokrenite aplikaciju Oral-B.
(ispravno) putem 2. Bluetooth nije aktiviran na 2. Aktivirajte Bluetooth na pametnom
aplikacije Oral-B. pametnom telefonu. telefonu (prema uputama iz njegovog
3. Bluetooth je onemogucéen na drski. korisni¢kog priru¢nika).
4. Bluetooth veza s pametnim 3. Omogucite Bluetooth putem zaslona
telefonom je izgubljena. Postavke -> Omoguci Bluetooth.
5. Va$ pametni telefon ne podrzava 4. Ponovno uparite dr8ku i pametni
Bluetooth 4.2 (ili kasniju verziju) / telefon putem postavki aplikacije.
Bluetooth Smart. Neka va$ pametni telefon bude u
6. Zastarjela verzija aplikacije Oral-B. blizini kad ga koristite s drSkom.
5. Va8 pametni telefon mora podrZavati
Bluetooth 4.2 (ili stariju verziju)/
Bluetooth Smart kako bi se upario
s dr8kom. Dostupnost aplikacije
Oral-B u pojedinim zemljama
moZete provijeriti na stranici
www.oralbappavailability.co.uk.
6. Preuzmite najnoviju verziju aplikacije
Oral-B.
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Vratite na

Potrebna je originalna funkcionalnost.

Udite putem zaslona na Postavke

tvornicke -> Tvorni¢ko resetiranje (22). Za potvrdu

postavke. pritisnite gumb za ukljucivanje/
iskljucivanje.

ZUBNA CETKICA

Dr8ka ne radi 1. Baterija je pri kraju; drka ne radi. 1. Punite najmanje 30 min.

(prilikom prve 2. Rad izvan standardnog raspona 2. Pazite da uredaj uvijek radi na

upotrebe). temperature (poruka na zaslonu i/ili standardnim radnim temperaturama

izmjenjivanje svjetala pametnog
senzora pritiska)

(>0°Ci<40°C).

Kratki isprekidani
zvukovi nakon
2 minute ili dr8ka

Mijera¢ vremena je izmijenjen/
deaktiviran putem aplikacije.

Uz pomo¢ aplikacije promijenite
postavke mjeraca vremena ili izvrSite
postupak vra¢anja na tvorni¢ke postavke

nema mjera¢ (pogledajte odjeljak o rieSavanju
vremena. problema pomocu aplikacije).
Drska se ne puni. 1. Baterija je pri kraju. MoZda ¢e 1. Punite najmanje 30 min.
trebati 10 do 15 minuta kako bi se 2. Preporu¢ena okolna temperatura za
zaslon ukljucio. punjenje je izmedu 5°Ci35°C.
2. Okolna temperatura za punjenje 3. Pobrinite se da punja¢ bude ukop&an
izvan je valjanog raspona u struju.
(<0°Ci>40°C).
3. Punja¢ mozda nije (ispravno)
povezan.
Zveckanje ili 1. Cetkica moZda nije ispravno 1. Provjerite je li glava Cetkice ispravno
glasan zvuk postavljena na dr8ku Cetkice. namjestena na drsku. Izmedu mora
tijekom pranja zubi | 2. Glava Cetkice moZda je istroSena. ostati mali razmak.
ili prilikom 2. Zamijenite glavu Cetkice.
ukljucivanja.

Ova punjiva zubna ¢etkica opremljena je radijskim
modulom koiji koristi frekvencijski pojas od 2,4 do
2,48 GHz s maksimalnom snagom 1 mW.

Ovim Braun GmbH izjavljuje da je radijska oprema
tipa 3786, 3796, 3795, 3758, 3753, 3776, 3794,
3771, 3765 i 3767 sukladna Direktivi 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na
ovoj internetskoj stranici: www.oralb.com/ce.
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Display Language DISABLE ONEMOGUCI

Prikazi jezik ENABLE OMOGUCI
English Hrvatski CANCEL ODUSTANI
GOOD MORNING DOBRO JUTRO YELLOW ZUTO
GOOD NIGHT LAKU NOC PINK RUZICASTO
HELLO ZDRAVO BLUE PLAVO
DAILY CLEAN SVAKODNEVNO ORANGE NARANCASTO

CISCENJE TURQUOISE TIRKIZNO
SENSITIVE NJEZNO WHITE BIJELO
WHITEN IZBJELJIVANJE ENGLISH ENGLESKI
GUM CARE NJEGA ZUBNOG MESA SURE? JESTE LI SIGURNI?
INTENSE INTENZIVNO REFILLISUSEDUP | ZAMJENSKA GLAVA
SUPER SENSITIVE IZNIMNO NJEZNO CETKICE JE
TONGUE CLEAN CISCENJE JEZIKA ISTROSENA
SETTINGS POSTAVKE SWITCHED? ZAMIJENJENO?
YES DA UPDATE? AZURIRAJ?
NO NE UPDATING AZURIRANJE
LIGHT RING SVJETLOSNI PRSTEN UPDATED AZURIRANO
LANGUAGE JEZIK FAILED NEUSPJELO
FACTORY RESET VRAGCANJE NA OUTSIDE OPERATING | IZVAN RADNOG
TVORNICKE POSTAVKE LIMITS OGRANICENJA

BACK NATRAG




Opis
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Nastavek zobne 8Cetke

Identifikacijski simbol nastavka zobne $¢etke
Pametni senzor pritiskanja (svetlobni obroc)
Interaktivni zaslon

Rocaj

Polnilnik

Gumb vklop/izklop

Gumb nacina delovanja

Funkcije interaktivnega zaslona

Nacin «Dnevno ¢is¢enje»

Nacin «Nezno»

Nacin «Nega dlesni»

Nacin «Beljenje»

Nacin «Intenzivno»

Nacin «lziemno nezno»

Nagin «Cis&enje jezika»

Meni za nastavitve

Funkcije menija za nastavitve

Upravljanje z nastavitvami Bluetooth®
Izbira/sprememba barve svetlobnega obroca
Izbira/sprememba jezika

Izvedba tovarniSke ponastavitve

Funkcije povratnih informacij

Merilnik Casa

Stanije baterije

Opomnik 0 zamenjavi

Povratne informacije o $€etkanju

Dodatna oprema in funkcije:

Funkcije pametnega senzorja pritiskanja
Prilagoditev barve svetlobnega obro¢a prek
aplikacije Oral-B

Nastavek «Ultimate Clean»

Nastavek «Gentle Care»

Drzalo nastavka zobne $€etke s pokrovékom
Stojalo za drZalo nastavka zobne $¢etke
Potovalni etui

Polnilni potovalni etui

Lucka za polnjenje

Napajalnik (Smart Plug)

Prenos aplikacije Oral-B in povezava z
Bluetooth® (glejte zadnjo stran)

Opomba: Vsebina se lahko razlikuje glede na

kuplien model.
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(D Slovenski
Dobrodosli pri Oral-B!

Preden uporabite to zobno S¢etko, preberite
celotna navodila in shranite ta priro¢nik za
prihodnjo uporabo.

POMEMBNO

¢ Redno preverite celoten izde-
lek/kabel/dodatno opremo in
se prepriCajte, da na njih ni
morebitnih posSkodb. PoSkodo-
vane ali nedelujoCe enote ne
smete ve€ uporabljati. Ce pride
do poskodb izdelka/kablov/
dodatne opreme, jih odnesite v
servisni center Oral-B. Ne
spreminjajte in ne popravljajte
izdelka. S tem lahko povzrocite
poZzar, elektriCni udar ali
poSkodbe. Nikoli ne vstavljajte
nobenih predmetov v katero
koli odprtino na napravi .

e Otrokom, mlajSim od treh let,
odsvetujemo uporabo izdelka.
Otroci in osebe z zmanjSanimi
fizi€nimi, zaznavnimi ali
umskimi sposobnostmi ozi-
roma pomanjkanjem izkusenj
in znanja lahko zobne SCetke
uporabljajo samo, Ce so pod
nadzorom ali Ce So ustrezno
seznanjeni z navodili za varno
uporabo naprave ter razumejo
tveganja, ki so jim pritem lahko
izpostavljeni.

e CiSCenja in vzdrZevanja izdelka
ne smejo opravljati otroci, ki
niso pod nadzorom.
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e Otroci se z napravo ne smejo
igrati.

¢ Taizdelek lahko uporabljate
samo v predvidene namene,
kot je opisano v teh navodilih.
Ne uporabljajte prikljuckov, ki
jih ne priporoca proizvajalec.
Uporabljajte zgolj polnilnik,
priloZen vasi napravi.

¢ Uporabljajte samo polnilnik in/
ali poseben napajalni kabel
(pametni vtikac) z vgrajenim
varnostnim nizkonapetostnim
napajalnikom, ki je priloZzen vasi
napravi. Ne zamenjujte in ne
spreminjajte nobenega dela,
sicer obstaja tveganje elekiric-
nega Soka. Ce je na polnilnem
stojalu/potovalni torbici oznaka
492-xxxx, lahko upora-
bite samo poseben napajalni
kabel (pametni vtikaC) Braun/
Oral-B s to oznako.

OPOZORILO
¢ Polnilnika, pametnega vtikaca ali polnilne

potovalne torbice ne postavljajte v vodo ali
drugo tekoc€ino in jih ne shranjujte na kraju, s
katerega lahko padejo ali zdrsnejo v kad oziroma
umivalnik. Ne segajte po njem, e pade v vodo.
Takoj izvlecite vtic.

¢ Poskusite prepreciti zvijanje, zatikanje ali

stiskanje kabla.

¢ Tanaprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoce

zamenjati. Naprave ne odpirajte in je ne
razstavljajte. Za reciklaZo baterij celotno napravo
zavrzite v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi
predpisi. Odpiranje ro¢aja unici napravo in
razveljavi garancijo.

¢ Priodklapljanju vedno vlecite za vtikag, ne za

kabel. Vtikaca se ne dotikajte z mokrimi rokami.
To lahko povzro€i elektricni udar.



o Ce ste v postopku zdravljenja katerega koli
obolenja ustne votline, se pred uporabo
posvetujte s zobozdravstvenim strokovnjakom.

* Tazobna 8Cetka je pripomo&ek za osebno nego
in ni namenjena uporabi pri ve€ pacientih v
zobozdravstveni ordinaciji ali podobni ustanovi.
1z higienskih razlogov priporo¢amo, da vsak
¢lan druZine uporablja svoj ro¢aj in nastavek
ScCetke.

¢ Majhni deli se lahko odlomijo. Hranite zunaj
dosega otrok.

Da se izognete lomljenju nastavka S¢etke, kar bi
lahko povzrogilo nevarnost zadusitve z majhnimi
delci ali poskodbo zob:

¢ Pred vsako uporabo se prepri¢ajte, da se
nastavek &etke dobro prilega. Ce se nastavek
ne prilega ustrezno, prenehajte z uporabo zobne
Setke. Stetke nikoli ne uporabljajte brez
nastavka.

e Ce vam roc¢aj zobne S¢etke pade, morate pred
naslednjo uporabo zamenjati nastavek $¢etke,
tudi e na njem ni vidnih poSkodb

¢ Nastavek S¢etke zamenjajte vsake 3 mesece ali
prej, ¢e se obrabi.

* Po vsaki uporabi nastavek $¢etke ustrezno
ocistite (glejte odstavek «Priporodila za
¢is¢enje»). Ustrezno Ciscenje zagotavlja varno
uporabo in dalj8o Zivljenjsko dobo zobne S¢etke.

Pomembne informacije

¢ Tazobna 3¢etka, polnilnik in torbica (dodatek)
vsebujejo magnete NdFeB, ki ustvarjajo
magnetna polja. Ce uporabljate medicinski
pripomocek ali imate medicinski vsadek in imate
vpraSanja o varni uporabi te zobne §Cetke
Orab-Bi0, se posvetuijte s proizvajalcem
medicinskega pripomocka ali zdravnikom.

e Va8o zobno $&etko Oral-B lahko uporabljate s
pametnim telefonom (podrobnosti lahko
najdete v poglavju «Vzpostavitev povezave med
va$o zobno 8¢etko in pametnim telefonom»).
Da preprecite elektromagnetne motnje in/ali
teZave z zdruZljivostjo, onemogocite povezavo
Bluetooth® na ro¢aju zobne S¢etke (5), preden
SCetko uporabite v omejenih okoljih, kot so
letala ali posebej oznacena obmocja v
bolniSnicah.

¢ Povezavo Bluetooth onemogocite tako, da v
meniju «Nastavitve» na interaktivnem zaslonu
(4) izberete -> Bluetooth -> Onemogoci.
Povezavo Bluetooth lahko znova omogocite po
enakem postopku.

e QOsebe s srénimi spodbujevalniki morajo vklo-
plieno zobno $¢etko vedno drzati ve¢ kot

15 centimetrov stran od srénega spodbujeval-
nika. Ce kadarkoli sumite na motnje, onemogo-
¢ite povezavo Bluetooth.

Specifikacije

Podatki o napetosti so navedeni na dnu polnilne
enote.

Raven hrupa: 62 dB (A)

Prva uporaba

Zobno 3¢etko zbudite s pritiskom na gumb za
vklop/izklop (7) in sledite navodilom za zaCetek
dolo¢anja osnovnih nastavitev na interaktivnem
zaslonu (4) za prvi zagon.

Ce se na zaslonu navodila ne prikazujejo veg, lahko
poskusite s preklapljanjem gumba za nacin (8) in
izbiranjem z gumbom za vklop/izklop (7).
Nastavitve lahko kadar koli spremenite v meniju
«Nastavitve» (17).

PoInJenJe in uporaba

Za polnjenje baterije zobno S¢etko postavite na
priklju¢eni polnilnik (6).

¢ Na interaktivnem zaslonu (4) si lahko ogledate
raven napolnjenosti baterije. Ko je baterija
povsem napolnjena, se zaslon izklopi. Celotno
polnjenje obicajno traja 3 ure.

¢ Ce je baterija skoraj prazna, motor zacne
delovati poCasneje, na pametnem senzorju
pritiskanja (3) pa za¢ne na kratko utripati rde¢a
lu¢ka. Ko je baterija prazna, se motor zaustavi.
Nato morate za eno uporabo baterijo polniti vsaj
5 minut.

Opomba: V primeru prazne baterije (ob izkloplienem
zaslonu) zobno §¢etko polnite vsaj 30 minut.

¢ Rocaj lahko vedno hranite na priklju¢enem
polnilniku, da ohranite polno napolnjenost, saj
naprava hkrati prepre€uje tudi prenapolnjenost
baterije.

Opomba: Za optimalno vzdrZevanje baterije rocaj
hranite pri sobni temperaturi.

Pozor: Roc¢aja ne izpostavljajte temperaturam nad
50°C.

Uporaba zobne $Cetke

Zacnite s S€etkanjem

Nastavek S¢etke namestite na ro¢aj. Med ro¢ajem
in nastavkom zobne $¢etke mora ostati malo
prostora. Da ro¢aj zbudite, ga dvignite s
priklju¢enega polnilnika ali ga preprosto vzemite
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v roke (ob tem se bo vklopil zaslon). Zmocite

nastavek $€etke in nanesite zobno kremo. Ce se
Zelite izogniti Skropljenju, zobno §¢etko postavite
na zobe, preden pritisnete gumb za vklop/izklop.

Opomba: Po dolotenem &asu se zaslon izklopi. Za
ponovno aktivacijo zaslona lahko pritisnete gumb
za vklop/izklop.

Nastavek $¢etke vodite od enega do drugega
zoba. S&etkajte na zunaniji in notranji strani zob ter
na griznih povrsinah. Vsakemu od &tirih predelov
ustne votline se med $¢etkanjem enakomerno
posvecajte. O pravi tehniki za vas se lahko
posvetujete tudi s svojim zobozdravnikom ali
ustnim higienikom.

Po 8Cetkanju se na zaslonu prikaZejo povratne
informacije o asu $¢etkanja.

V prvih dneh uporabe katere koli elektricne

zobne $Cetke lahko vaSe dlesni rahlo krvavijo.
Krvavenje obi&ajno preneha po nekaj dneh. Ce
krvavenje ne preneha v dveh tednih, se posvetujte
z zobozdravnikom ali ustnim higienikom. Ce imate
obcutljive zobe in/ali dlesni, Oral-B priporo¢a
uporabo neZnega nacina «Sensitive» ali iziemno
neznega nacina «Super Sensitive» (po Zelji v
kombinaciji z nastavkom zobne $¢etke Oral-B
«Gentle Care» (d)).

Merilnik Casa

Merilnik ¢asa se v 30-sekundnih intervalih oglasi s
kratkim prekinjajoCim zvo&nim signalom ter vas
tako opozori, da je €as za premik na naslednji del
ustne votline. Dolg prekinjajo¢ signal vas opozori
na konec 2-minutnega $¢etkanja, ki ga priporocajo
strokovnjaki.

Merilnik Casa shrani pretekli as S¢etkanja, ceprav
ro€aj na kratko izklopite med S¢etkanjem.

Merilnik Casa se ponastavi, e je premor daljsi od
30 sekund, ali ¢e $¢etko postavite na priklju¢en
polnilnik.

Opomba: Merilnik ¢asa se lahko pri nekaterih
funkcijah izklopi, ko uporabljate aplikacijo Oral-B.

Opomba: Nastavitve merilnika ¢asa lahko
prilagodite tudi preko aplikacije Oral-B.

Funkcije pametnega senzorja pritiskanja (a)
VaS$a zobna S¢etka vkljuCuje pametni senzor
pritiskanja (3), ki ima Stevilne funkcije, oznacene z
raznobarvnimi lu¢kami:

Bela (privzeta) = indikator delovanja (posamezne
barve lahko izberete v aplikaciji Oral-B (b))/
indikator preSibkega pritiskanja
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Rdeca = indikator premocnega pritiskanja/skoraj
prazne baterije

Zelena = indikator priporo€ene moci pritiskanja
Modra = indikator vzpostavitve povezave Bluetooth

Oranzna = indikator napake (sledite sporoc¢ilom na
zaslonu)

Zobe S¢etkajte z ustreznim pritiskom, ki ga ozna-
Suje zelena lugka. Ce preveg pritiskate, bo zasvetila
rdeca lucka in vas opozorila, da morate pritisk
zmanjsati. Ce pametni senzor pritiskanja zasveti
belo (ali v predhodno izbrani barvi), priporoéamo
SCetkanje z vedjim pritiskom.

Ce pri $etkanju preve pritiskate, se bo gibanje
nastavka SCetke zmanjSalo (v nacinih «Dnevno
¢isCenje», «Intenzivno» in «Sensitive»). Med upo-
rabo ob¢asno preverite delovanje pametnega sen-
zorja pritiskanja z zmernim pritiskom na nastavek
SCetke.

Opomba: Povratne informacije pametnega
senzorija pritiskanja med uporabo aplikacije Oral-B
pri nekaterih funkcijah morda niso na voljo.

Opomba: V naginu «Cigenije jezika» se pametni
senzor pritiskanja izklopi.

Nacini $éetkanja (odvisno od modela)

VasSa zobna $¢etka omogoca razli¢ne nacine
SCetkanja, ki so prikazani na zaslonu:

«Dnevno &is¢enje» — standardni nacin za
vsakodnevno ¢iscenje

«Sensitive» — nezno, vendar temeljito ¢i¢enje
obcutljivih obmogij

«Nega dlesni» — neZzna masaza dlesni

«Beljenje» — poliranje za ob¢asno ali vsakodnevno
uporabo

«Intenzivno» — za izjemno Cist ob&utek (deluje pri

«Super Sensitive» — iziemno neZno ¢iStenje
najobdutljivejSih obmogij

«Cis&enje jezika» — Sistenje jezika za obasno ali
vsakodnevno uporabo

Med uporabo natina «Cig&enije jezika»
priporo€amo uporabo nastavka $¢etke «Gentle
Care» (d). Svoj jezik lahko $€etkate z zobno kremo
ali brez nje. Sistemati¢no in z neznimi premiki
SCetkajte celo obmocije svojega jezika. PriporoCeni
Cas SCetkanja je 30 sekund, motor se potem ustavi.

Nastavitev nagina:

Zbudite zobno $¢etko iO, da prepoznate izbrani
nacin za sejo SCetkanja. Za spremembo v druge
nacine med uporabo zaporedoma pritiskajte gumb



nacina $¢etkanja (8). Zobna $¢etka se samodejno
zazene v zadnjem izbranem nacinu.

Opomba: Nastavitve nacina lahko prilagodite
svojim potrebam tudi z uporabo aplikacije Oral-B.

Interaktivni zaslon

Interaktivni prikazovalnik (4) vklopite z dvigom
SCetke s polnilnika ali s pritiskom gumba za vklop/
izklop (7).

(10-16) ,Izbira na¢ina“ — med nacini preklapljajte s
pritiskanjem gumba za nacin.

(17) «Nastavitve» — preklapljajte med vsemi nacini,
dokler ne pridete do moZnosti «<Nastavitve».

Za vnos pritisnite gumb za vklop/izklop:

->(19) upravljanje z nastavitvami Bluetooth
povezave (omogoci, onemogoci)

->(20) izbira/sprememba barve svetlobnega
obro¢a

-> (21) izbira/sprememba jezika

->(22) izvedba tovarniske ponastavitve

(24) «Merilnik Casa» — prikazuje ¢as $¢etkanja.
(25) «Stanje baterije» — prikazuje stanje baterije po
uporabi, med polnjenjem ali ob izpraznjenosti
baterije.

(26) «Opomnik o0 zamenjavi» — vas opomni, ko je
¢as za zamenjavo nastavka zobne SCetke.

(27) «Povratne informacije o $¢etkanju» — povratne
informacije o 8¢etkanju so predstavljene s
smeskom.

«Zbujanje ro¢aja» — ro¢aj je pripravljen na uporabo,
ko ga vzamete v roke, ga dvignete s priklju¢enega
polnilnika ali pritisnete gumb za vklop/izklop.

«Sporocila o0 napakah» — «<izven omejitev
delovanja»: zobno $¢etko uporabljate ali polnite
izven standardnih temperatur in/ali pri mo¢nejsem
toku baterije od standardnega.

Nastavki SCetke

Oral-B vam ponuja raznovrstne nastavke zobne
SCetke Oral-BiO (c/d), ki ustrezajo samo roCaju
zobne $&etke Oral-B iO in ki so primerni za
natan¢no &is¢enje vsakega zoba.

Vecina nastavkov $¢etk iO Oral-B ima vlakna
INDICATOR®, ki vam pomagajo spremljati potrebo
po zamenjavi nastavka Setke. Ce zobe temeljito
SCetkate dvakrat dnevno po dve minuti, bodo
modra vlakna obledela do polovice v priblizno treh
mesecih in vas tako opozorila, da je potrebna
zamenjava nastavka &Getke. Ce se vlakna ukrivijo,
preden barva zbledi, morda prevec pritiskate na
zobe in dlesni.

Na splosno priporo€amo menjavo nastavka zobne
SCetke vsake tri mesece.

Vzpostavitev povezave med
vaSo zobno 8Cetko in
pametnim telefonom

Aplikacija Oral-B je na voljo za pametne telefone z
operacijskim sistemom iOS ali Android™. Brez-
placno jo lahko prenesete iz trgovine z aplikacijami
App StoreM/ Google Play™ ali skenirate QR kodo
na hrbtni strani tega priro¢nika (i).

e Zazenite aplikacijo Oral-B. Vodila vas bo po
celotnem postopku povezovanja Bluetooth.
Lahko ga najdete tudi v nastavitvah aplikacije
(Ve€ -> Vasa zobna $¢etka).

Opomba: Funkcionalnost aplikacije Oral-B je
omejena, ¢e je na vaSem pametnem telefonu
izklopljena povezava Bluetooth (za navodila
glejte uporabni$ki priro¢nik vaSega pametnega
telefona).

* Povezovanje prikazuje lutka pametnega
senzorja pritiskanja. Vsa navodila za aplikacijo
bodo prikazana na vasem pametnem telefonu.

¢ Nastavitve Bluetooth povezave lahko kadar koli
spremenite na zaslonu ro¢aja preko
-> Nastavitve -> Omogoci/onemogodi
Bluetooth.

¢ Ko uporabljate pametni telefon skupaj z ro¢ajem
SCetke, ga imejte v neposredni bliZini (na razdalji
najve€ 5 m). PrepriCajte se, da je pametni
telefon varno postavljen na suhem mestu.

Opomba: Ce Zelite povezati ro&aj, mora vas
pametni telefon podpirati tehnologijo Bluetooth 4.2
(ali novejSo razli¢ico)/Bluetooth Smart. Preverite
www.oralbappavailability.co.uk za zdruZljivost
aplikacije Oral-B s pametnimi telefoni in njeno
razpoloZljivost v razli€nih drzavah.

Pozor: V uporabniSkem priro¢niku vaSega pamet-
nega telefona poglejte, ali je vas telefon/polnilnik
zasnovan za uporabo v kopalniSkem okolju.

Smernice za CisCenje

Po vsakem &¢etkanju sperite nastavek $¢etke pod
tekoCo vodo, pri ¢emer naj bo zobna SCetka
vklopliena. Odstranite nastavek zobne $¢etke ter
ga ocistite lo¢eno od ro¢aja. Zagotovite, da pri
izpiranju voda teCe v notranjost zgornjega dela
rocaja, ko je ro€aj vklopljen, in znotraj nastavka
SCetke. Vse dele obrisite in pustite, da se posusijo
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na zraku, ter Sele nato ponovno sestavite zobno
§Cetko iO. Pred &iscenjem odklopite polnilnik.
Polnilnik redno Gistite samo z vlazno krpo. Navodila

za CiSCenje dodatne opreme si oglejte v odstavku
»Dodatna opremax.

\_m~

Dodatna oprema
(odvisno od modela)

Polnllm potovalni etui (h)
Ce Zelite napolniti ro&aj (5), ga postavite v
polnilni potovalni etui (h), ki ga priklopite v
elektri¢no vti¢nico s pomocjo priloZzenega
dodatnega napajalnika (h2). Napajalnik
lahko uporabite za vse globalno razpoloZljive
napetosti elektricnega omrezja (od 100 do
240 V).
Utripajoca lu¢ka (h1) polnilnega potovalnega
etuija kaZe, da se rocaj polni. Ko je ro¢aj povsem
napolnjen, lu¢ka ugasne. Celotno polnjenje
obicajno traja 6 ur.
® Zunanje in notranje ohisje Cistite samo z viazno
krpo. PrepriCajte se, da sta ro¢aj in nastavek
SCetke popolnoma suha, preden ju shranite
v potovalni etui.

Opomba: Takoj o€istite madeZe z vseh povrsin
potovalnega etuija. Potovalni etui shranite na
Cistem in suhem mestu.

Potovalni etui (g)

V potovalnem etuiju (g) hranite Ciste in suhe
zobne S¢etke/nastavke za zobne §¢etke.
Zunanje in notranje ohisje Cistite samo z vlazno
krpo.

Opomba: Takoj oGistite madeZe z vseh povrsin
potovalnega etuija. Potovalni etui shranite na
Cistem in suhem mestu.
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Stojalo za drZalo nastavka S¢etke (f)/drzalo
nastavka Scetke s pokrovékom (e)

Ociscene nastavke S¢etke lahko shranite na kline
drZal nastavkov 8Cetke. Preden nastavke SCetke
namestite na drzZalo in/ali jih pokrijete s
pokrovékom, se prepricajte, da so suhi. Drzala
nastavkov 8Cetke in pokrovcek so primerni za
CisCenje v pomivalnem stroju.

Torbica z zadrgo/magnetna torbica

V torbici z zadrgo hranite Ciste in suhe zobne
SCetke/nastavke za zobne S¢etke.

Zunanije in notranje ohisje lahko ocistite pod teko€o
vodo. V magnetni torbici hranite €isto in suho
zobno $¢etko in drzalo nastavkov $¢etke (e).
Preden nastavke SCetke namestite na drZalo in/ali
jih pokrijete s pokrovékom, se prepri¢ajte, da so
suhi. Zunanije in notranje povrsine lahko oCistite
pod teko€o vodo. Torbice hranite na Cistem in
suhem mestu.

Opomba: Takoj ocistite madeZe z vseh povrsin
torbic.

Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila.

Okoljsko obvestilo

lzdelek vsebuje baterije in/ali E
elektriéne odpadne dele, ki jih je e
mogoce reciklirati. Izdelka zaradi Lilon
za$cCite okolja ne smete zavreci med gospodlnjske
odpadke, temve¢ ga morate v reciklazo odnesti na
eno izmed tock za zbiranje odpadne elektri¢ne in
elektronske opreme, ki so na voljo v vasi drzavi.

Garancijski list

Druzba Procter & Gamble International Operations
SA (47, Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy,
Zeneva, Svica) (v nadaljevanju «garant») daje za
izdelek dveletno omejeno garancijo (v nadaljevanju
«garancijski rok») in jamci, da bo izdelek v garan-
cijskem roku ob pravilni uporabi brezhibno deloval.
Garancijski rok zacne tec¢i zdnem dobave izdelka
potro$niku. Pod pogoji doloenimi v tem garancij-
skem listu, vam bo v primeru napake v garancijski
dobi pooblad&en servis brezplacno odpravil vse
okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali
izdelavi, tako da vam bo izdelek po presoji popravil
ali v celoti zamenjal. Odvisno od razpoloZljivosti
bomo morda vaso enoto nadomestili z enoto druge
barve ali drugim, enakovrednim modelom enote.
Ce vas$ izdelek potrebuje garancijsko popravilo, se
prosimo obrnite na vasega najblizjega pooblaste-



nega serviserja.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo
skupaj s kakrsnimkoli originalnim dokazilom, ki
izkazuje podatke o prodajalcu izdelka, identifikacijo
izdelka in datum prodaje oziroma izro€itve izdelka
potrosniku odnesite ali posljite na pooblascen
Braun Oral-B servisni center. Naslov najblizjega
Braun Oral-B servisnega centra lahko dobite na
spletnem naslovu www.service.braun.com ali pok-
licite na tel. t. naSega oddelka za stik s potro$niki:
Tel. 080 2822.

Ce izdelek, za katerega je izdana obvezna garan-
cija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti,
navedenih v garancijskem listu ali oglaSevalskem
sporocilu, lahko potrodnik najprej zahteva odpravo
napak. V primeru napake izdelka, ki je predmet te
garancije, se zavezujemo, da bo izdelek popravljen
v razumnem roku, ki ne bo dalj$i od 30 dni oziroma
v primeru podalj$anja tega roka zaradi narave in
kompleksnosti izdelka oziroma napake ali napora,
ki je potreben za dokoncanje popravila ali zame-
njave izdelka, 45 dni. Ce izdelka ne bo mogoce
popraviti vtem roku, bo izdelek zamenjan ali bo
vrnjena kupnina.

Garancija se podalj$a za ¢as trajanja popravila
izdelka. Na popravilo in vgrajeni del se prizna
garancija, v primeru zamenjave izdelka ali njego-
vega bistvenega dela, pa se izda nova garancija.

Garancija velja v Republiki Sloveniji oz. v vseh drza-
vah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov
pooblas¢eni distributer.

Blagovna znamka Oral-B si pridrZuje pravico, da
brez predhodnega obvestila izvede kakrsnekoli
tehni¢ne prilagoditve ali spremembe sistemskega
izvajanja funkcij naprave, vmesnika in strukturne
spremembe menija, za katere menimo, da so nujne
za zagotavljanje zanesljivega delovanja funkcij
sistemov Oral-B.

Garancija - Izjeme in omejitve (velja samo za
izdelke s funkcijo Bluetooth)

Ta omejena garancija velja samo za izdelke, ki jih
proizvedejo v druzbi ali za druzbo The Procter &
Gamble Company, njene héerinske ali povezane
druzbe («P&G») in ki jih je mogoce prepoznati
po blagovni znamki, trgovski znamki ali logotipu
Braun/ Oral-B. Ta omejena garancija ne velja za
izdelke, ki niso izdelki druzbe P&G, vklju¢no s
programsko in strojno opremo. Druzba P&G ne
odgovarja za kakrsnokoli $kodo ali izgubo progra-

mov, podatkov ali drugih informacij, shranjenih

na kateremkoli mediju v sklopu celotnega ali dela
izdelka druzbe P&G ali drugih proizvajalcev, ki

niso vklju€eni v to omejeno garancijo. Obnova ali
ponovna namestitev programov, podatkov ali dru-
gih informacij ni vklju¢ena v to omejeno garancijo.
Ta omejena garancija ne velja za (i) Skodo, ki nas-
tane zaradi nesrece, zlorabe, napatne uporabe,
zanemarjanja, neupostevanja zahtev ali zaradi upo-
rabe izdelka, ki ni izdelek druzbe P&G; (i) Skodo, ki
nastane zaradi servisiranja, ki ga opravi oseba, ki ni
usluZbenec servisa pri Braun Oral-B ali servisa, ki
ga je pooblastil garant; (iii) izdelek ali del izdelka, ki
je bil spremenjen brez pisnega dovoljenja druzbe
P&G.

Garancua se ne prizna v naslednjih primerih:
¢e kupec ne predloZi pravilno in v celoti
izpolnjenega garancijskega lista ali
kakr8negakoli drugega originalnega dokazila, ki
izkazuje podatke o prodajalcu izdelka,
identifikacijo izdelka in datum prodaje oziroma
izroCitve izdelka potrosniku;

¢ ¢e je bil izdelek nestrokovno odprt ali servisiran
s strani od garanta nepooblas¢ene osebe ali e
niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni
deli;

* Ce so okvare na izdelku posledica vigje sile, kot
so udar strele, neustrezna mrezna napetost,
elementarne nesrece in v primeru loma ter
mehanskih poskodb;

e e so okvare nastale zaradi nepravilne uporabe,
normalne obrabe ali rabe, kar se Se posebej
nana$a na nastavke S¢etk ali nepravilnega
transporta oziroma z uporabo v namene, za
katere izdelek ni namenjena;

* e so okvare nastale zaradi malomarne uporabe
ali prekomernemu izpostavljanju vlagi, vro€ini in
sonénim zarkom;

e e so podatki na racunu, garancijskem listu ali
napravi popravljeni, poskodovani ali necitljivi;

¢ e gre za napake, kiimajo zanemarljiv u¢inek na
vrednost in delovanje izdelka.

Ta naprava vklju€uje radijski vmesnik, ki je odobren
za povezavo Bluetooth Smart. Garancija naprave
ne krije neuspesne vzpostavitve povezave Blu-
etooth Smart z dolo¢enimi pametnimi telefoni,

¢e napako pri delovanju vmesnika Bluetooth ne
povzroc¢i blagovna znamka Oral-B. Garancije za
naprave Bluetooth izdajajo njihovi proizvajalci in ne
blagovna znamka Oral-B. Blagovna znamka Oral-B
ne vpliva na proizvajalce opreme in jih ne pripo-
ro¢a, zato blagovna znamka Oral-B ne prevzema
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nikakrSne odgovornosti za Stevilo naprav, zdruZljivin
z naSim vmesnikom Bluetooth.

Informacije
Indikator Bluetooth® (velja samo za izdelke s

funkcijo Bluetooth)

Ceprav so podprte vse funkcije, oznadene na
napravi Bluetooth, blagovna znamka Oral-B ne
zagotavlja zanesljivosti povezave in konsistentnosti
delovanja funkcij 100 %.

Izvajanje funkcij in zanesljivost povezave sta nepo-
sredna posledica delovanja vsake posamezne
naprave Bluetooth, razliice programske opreme
ter operacijskega sistema teh naprav Bluetooth in
varnostnih predpisov garanta, ki so upo$tevani za
posamezno napravo.

Blagovna znamka Oral-B uposteva in strogo izpol-
njuje zahteve standarda Bluetooth, ki omogoca
komunikacijo in delovanje naprav Bluetooth v
povezavi z zobnimi §¢etkami Oral-B. Vendar ¢e
proizvajalci ne izpolnjujejo zahtev tega standarda,
bodo zdruZljivost in funkcije Bluetooth pomanjkljive
in zato se uporabnik lahko sooca s teZzavami glede
delovanja in funkcij. UpoStevajte, da lahko pro-
gramska oprema naprave Bluetooth pomembno
vpliva na zdruZljivost in delovanje.

Garancija ob uporabi nadomestnih nastavkov

Scetke

Garancija Oral-B se ne prizna v primeru poskodb

elektri¢ne zobne 8¢etke z moznostjo polnjenja,

Ce se ugotovi, da so bili uporabljeni nadomestni

nastavki S¢etke, ki niso znamke Oral-B.

Blagovna znamka Oral-B ne priporo¢a uporabe

nadomestnih nastavkov §¢etke, ki niso znamke

Oral-B.

¢ Blagovna znamka Oral-B nima nadzora nad
kakovostjo nastavkov 8¢etke, ki niso znamke
Oral-B. Zaradi tega ne moremo zagotoviti
ustrezne ucinkovitosti nastavkov 8¢etke, ki niso
znamke Oral-B, o ¢emer je stranka opozorjena
ob nakupu elektri¢ne zobne §¢etke z moznostjo
polnjenja.

¢ Blagovna znamka Oral-B ne more zagotoviti
ujemanja nadomestnih nastavkov $¢etke, ki niso
znamke Oral-B, z ro¢ajem Oral-B.

¢ Blagovna znamka Oral-B ne more predvideti
dolgoro¢nih uginkov nadomestnih nastavkov
SCetke, ki niso znamke Oral-B, na obrabo
ro€aja.

Na vseh nadomestnih nastavkih S¢etke Oral-B

je naveden logotip Oral-B, obenem pa ustrezajo

visokim standardom kakovosti blagovne znamke

Oral-B. Blagovna znamka Oral-B nadomestnih
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nastavkov S¢etke ali delov ro¢aja ne prodaja pod
nobeno drugo blagovno znamko.

Ce pooblasteni serviser ugotovi, da izdelek deluje
normalno ali garancija po garancijskih pogojih ni
veljavna, krije stroSke, ki so nastali s servisnim pre-
gledom ali popravilom, potro$nik.

V primeru sporov je za reSevanje pristojno sodis¢e
v Ljubljani.

Ta garancija ne izklju€uje pravic potro$nika, ki
izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Potro$nik ima zakonsko pravico, da zoper pro-
dajalca v primeru neskladnosti blaga brezplatno
uveljavlja jam&evalne zahtevke.

Garant za izdelke, za katere je izdaja garancije
obvezna, zagotavlja proti plagilu popravilo, vzdrze-
vanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate
[3] leta po poteku garancijskega roka.

Izdelek [model in serijska Stevilka]:

Datum dobave izdelka potro$niku:

Firma in sedeZ prodajalca:

Zig in podpis prodajalca:

Garancijski pregled izdelka

Izdelek: [model in serijska Stevilka]

Datum izroGitve izdelka:

Datum popravila:

PodaljSanje garancijske dobe do:

Servis:

Podpis:



ReSevanje tezav

Tezava [Morebitni vzrok [Resitev
APLIKACIJA
Rocaj ne deluje 1. Aplikacija Oral-B je zaprta. 1. ZaZenite aplikacijo Oral-B.
(ustrezno) z 2. Bluetooth povezava ni aktivirana v 2. Na pametnem telefonu aktivirajte
aplikacijo Oral-B. pametnem telefonu. Bluetooth povezavo (opisano v
3. Bluetooth povezava je onemogocena uporabniskem priro€niku).
na roc¢aju. 3. Bluetooth povezavo omogocite preko
4. Bluetooth povezava s pametnim zaslona: Nastavitve -> omogoci
telefonom je izgubljena. Bluetooth.
5. Va§ pametni telefon ne podpira 4. Prek nastavitev aplikacije znova
Bluetooth 4.2 (ali visje razli¢ice)/ vzpostavite povezavo med roCajem in
Bluetooth Smart povezave. pametnim telefonom. Ko uporabljate
6. Zastarela razli¢ica aplikacije Oral-B. pametni telefon skupaj z ro¢ajem
SCetke, ga imejte v neposredni blizini.
5. Ce Zelite povezati rogaj, mora vas
pametni telefon podpirati Bluetooth 4.2
(ali novejSo razli¢ico)/Bluetooth Smart
povezavo. Preverite
www.oralbappavailability.co.uk za
zdruZljivost aplikacije Oral-B s
pametnimi telefoni in njeno
razpoloZljivost v razli¢nih drzavah.
6. Prenesite najnovej$o razli¢ico aplikacije

Oral-B.

2. Uporaba izven standardne
temperature (zaslonsko sporocilo in/
ali spreminjajoce se lucke na
pametnem senzorju pritiskanja)

Ponastavitev na Zahtevano je zaCetno delovanje. Pojdite na Nastavitve -> Tovarnigka
tovarniske ponastavitev (22). Za potrditev pritisnite
nastavitve. gumb za vklop/izklop.

ZOBNA SCETKA

Rocaj ne deluje (med | 1. Baterija je skorajda prazna, zaradi 1. Polnite vsaj 30 minut.

prvo uporabo). Cesar rocaj ne deluje. 2. Scetko vselej uporabljajte pri

standardni temperaturi delovanja
(>0°Cin<40°C).

Kratki prekinjajoci
zvoki po dveh
minutah ali pa
merilnik ¢asa ne
deluje v ro¢aju.

Aplikacija je spremenila/izklopila
merilnik ¢asa.

Spremenite nastavitve merilnika ¢asa v
aplikaciji ali pa opravite tovarnisko
ponastavitev (glejte odpravljanje teZav z
aplikacijo).

Rocaj se ne polni.

1. Baterija je skoraj prazna. Zaslon se

1

. Polnite vsaj 30 minut.

bo ponovno vklopil €ez 10-15 minut. |2. Priporo¢ena temperatura okolja
2. Temperatura okolja polnjenja je izven polnjenja in uporabe je od 5 °C do
veljavnega razpona 35°C.
(>0°Cin<40°C). 3. PrepriCajte se, da je polnilnik povezan
3. Polnilnik morebiti ni (ustrezno) na omreZno napetost.
povezan.
Ropotanje/glasni 1. Nastavek SCetke morebiti ni ustrezno |1. Preverite, ali je nastavek $¢etke
zvoki med names3cen na ro¢aj. ustrezno namescen na rocaj. Med
SCetkanjemin 2. Nastavek S¢etke je morebiti njima mora biti nekaj prostora.
vklapljanjem. obrabljen. 2. Zamenijajte nastavek S¢etke.
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Ta polnilna zobna 8¢etka vsebuije radijski modul, ki
deluje v obmodju od 2,4 do 2,48 GHz z maksimalno

Podijetje Braun GmbH s tem izjavlja, da je radijska
oprema modelov 3786, 3796, 3795, 3758, 3753,

mocjo 1T mW. 3776, 3794, 3771, 3765 in 3767 skladna z Direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo EU-izjave o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: www.oralb.com/ce.
Display Language DISABLE ONEMOGOCI
Jezik na zaslonu ENABLE OMOGOCI
English Slovenski CANCEL PREKLICI
GOOD MORNING DOBRO JUTRO YELLOW RUMENA
GOOD NIGHT LAHKO NOC PINK ROZNATA
HELLO POZDRAVLJENI BLUE MODRA
DAILY CLEAN DNEVNO CISCENJE ORANGE ORANZNA
SENSITIVE NEZNO TURQUOISE TURKIZNA
WHITEN BELJENJE WHITE BELA
GUM CARE NEGA DLESNI ENGLISH ANGLESCINA
INTENSE INTENZIVNO SURE? STE PREPRICANI?
SUPER SENSITIVE IZJEMNO NEZNO REFILL IS USED UP OBRABLJEN
TONGUE CLEAN CISCENJE JEZIKA NASTAVEK
SETTINGS NASTAVITVE SWITCHED? ZAMENJANO?
YES DA UPDATE? POSODOBITEV?
NO NE UPDATING POSODABLJAM
LIGHT RING SVETLOBNI OBROC UPDATED POSODOBLJENO
LANGUAGE JEZIK FAILED NEUSPESNO
FACTORY RESET TOVARNISKA OUTSIDE OPERATING | IZVEN OMEJITEV
PONASTAVITEV LIMITS DELOVANJA
BACK NAZAJ
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ApraSymas

N =

Danty Sepetélio galvute

Danty Sepetélio galvutés identifikavimo
simbolis

I3manusis spaudimo jutiklis (8viesos Ziedas)
Interaktyvusis ekranas

Kotelis

|kroviklis

liungimo-iSjungimo mygtukas
ReZimo mygtukas

Interaktyviojo ekrano funkcijos
«Kasdienio valymo» reZimas

«Jautriy danty» reZimas

«Danteny prieZitros» reZimas
«Balinimo» rezimas

«Intensyvus» rezimas

«Ypac jautriy danty» rezimas
«LieZuvio valymo» rezimas
Nustatymy meniu

Nustatymy meniu funkcijos

Valdyti «Bluetooth®» nustatymus
Pasirinkti / keisti Sviesos Ziedo spalva,
Pasirinkti / keisti kalbg

Atkurti gamyklinius nustatymus
Atsiliepimy funkcijos

Laikmatis

Baterijos blisena

Keitimo priminimas

Danty valymo rekomendacijos

Priedai ir funkcijos:

ISmaniojo spaudimo jutiklio funkcijos
«Oral-B» programeles pagalba kei¢iama
Sviesos ziedo spalva

Danty Sepetélio galvuté «Ultimate Clean»
Danty Sepetélio galvuté «Gentle Care»
Danty Sepetélio galvutés laikiklis su dangteliu
Danty Sepetélio galvutés laikiklio stovas
Kelioninis deklas

Kelioninis jkrovimo déklas

|krovos indikatorius

Maitinimo Saltinis (iSmanusis kiStukas)
Atsisiyskite «Oral-B» programéle ir susiekite
su Sepetéliu naudodamiesi «Bluetooth®»
(Zr. paskutinj puslapj)

Pastaba. Rinkinio sudétis gali skirtis priklausomai

nuo jsigyto modelio.
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@ Lietuviy
Dékojame, kad pasirinkote «Oral-B»!

Prie§ naudodamiesi Siuo danty Sepetéliu
perskaitykite Sias instrukcijas ir iSsaugokite §j
vadova ateiCiai.

SVARBU

* Reguliariai tikrinkite, ar gaminys
/ laidai / priedai nepazeisti.
PaZeistu ar neveikianCiu jrengi-
niu nebegalima naudotis. Jeigu
gaminys / laidai / priedai
pazeisti, perduokite juos
«Oral-B» techninés prieZzitiros
centrui. Nemodifikuokite ir
netaisykite gaminio patys. Tai
gali sukelti gaisra, elektros
iSkrovg ar suzeisti. Niekada
nekiskite jokiy daikty j prietaiso
angas.

¢ Nerekomenduojame naudoti
jaunesniems nei 3 mety vai-
kams. Danty Sepetéliu gali nau-
dotis vaikai ir asmenys, turintys
fiziniy, sensoriniy arba protiniy
sutrikimy, arba patirties ir Ziniy
stokojantys asmenys su kito
asmens, mokancio saugiai nau-
dotis prietaisu ir suprantancio
galimus pavojus, prieziura.

e Vaikams draudziama zaisti su
prietaisu. Vaikai neturi atlikti
valymo ir priezitiros darby be
priZitrejimo.

e \Jaikams draudZiama Zaisti su
prietaisu.

¢ Naudokite §j gaminj tik pagal
paskirtj ir taip, kaip aprasyta
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Siame vadove. Nenaudokite
priedy, kurie néra rekomenduo-
jami gamintojo. Naudokite tik su
prietaisu tiekiama, krovikl].

e Kroviklj ir (arba) specialy laidy
rinkinj (iSmanuyjj kiStukg) naudo-
kite tik su kartu su prietaisu
suteiktu ,Safety Extra Low Vol-
tage* maitinimo Saltiniu. Nekeis-
kite ir neardykite gaminio daliy
— galite sukelti elektros iSkrova,
Jei jkrovimo stovas / kelioninis
jkrovimo déklas pazymétas
numeriu 492-xxxx, nau-
dokite tik specialy ,Braun /
,Oral-B* laidy rinkinj (iSmanyjj
kiStukg), turintj tokig pat Zyma,

|SPEJIMAS

¢ Nestatykite kroviklio, iSmaniojo kistuko ar
kelioninio jkrovimo déklo j vandenj arba skystj
arba nelaikykite ten, kur jis gali jkristi arba bati
jtrauktas j vonig arba kriauklg. Nemeéginkite jo
paimti jkritusio j vandenj. Nedelsdami atjunkite
maitinima.

e Stipriai nesulenkite, negriskite ir nesuspauskite
laido.

o Sis prietaisas turi nekeitiamas baterijas. Neati-
darykite ir neardykite jrenginio. Siekiant tinkamai
perdirbti baterijg, nebenaudojama jrenginj utili-
zuokite pagal vietinius aplinkosaugos reikalavi-
mus. I5ardydami kotelj sugadinsite prietaisg ir
prietaisui taikoma garantija nebegalios.

* Atjungdamivisada laikykite uz kiStuko, ne uz
laido. Nelieskite kiStuko drégnomis rankomis.
Tai gali sukelti elektros iSkrova,

¢ Jeijums atliekamas bet koks odontologinis
gydymas, pasitarkite su savo odontologu prie$
naudodami gaminj.

o Sis danty Sepetélis yra asmeninés prieZitros
irenginys ir néra skirtas naudoti keliems
pacientams odontologijos klinikose ar kitose
sveikatos prieZilros jstaigose. Dél higienos
rekomenduojame kiekvienam Seimos nariui
naudotis asmeniniais danty Sepetélio koteliais ir
galvutéemis.



¢ Smulkios dalys gali atsiskirti. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Kad Sepetélio galvuté nelizty, sukeldama
uzZspringimo pavojaus ar danty pazeidimo rizika;

* Prie$ naudojima kiekvieng kartg jsitikinkite,

kad danty Sepetélio galvuté tvirtai laikosi.
Nebesinaudokite Sepetéliu, jeigu danty
Sepetelio galvuté nebesilaiko. Niekada
nesinaudokite danty Sepetéliu be galvutes.

Jei danty Sepetélis nukrinta ant Zemés, pries vel
valantis dantis danty Sepetélio galvuté turéty
biti pakeista nauja, net jeigu nematyti jokio
pazeidimo.

Keiskite Sepetélio galvute kas 3 ménesius arba
daZniau, jei Sepetelio galvute susidévejusi.
Pasinaudoje kiekvieng kartg tinkamai iSplaukite
danty Sepetélio galvute (Zr. skirsnj «Plovimo
rekomendacijos»). Tinkamai priZitrimu danty
Sepeteliu bus saugu naudotis ir jis nepraras
funkcijy.

Svarbi informacija

o Siame danty Sepetélyje, kroviklyje ir dékle
(priede) naudojami NdFeB magnetai, kurie
sukuria magnetinius laukus. Jei naudojate
medicininj jrenginj arba turite implantuotg,
medicininj jrenginj, pasitarkite su tokio jrenginio
gamintoju arba gydytoju dél saugaus «Oral-B
iO» danty Sepetélio naudojimo.

¢ «Oral-B» danty Sepetelj galite naudoti su savo
iSmaniuoju telefonu (daugiau informacijos rasite
skirsnyje «ISmaniojo telefono susiejimas su
danty Sepetéliu»).

¢ Kad iSvengtumete elektromagnetiniy ir (arba)

nesuderinamumo trukdZiy, iSjunkite

«Bluetooth»® (5) funkcijg prie$ naudodamiesi

danty Sepetéliu riboto naudojimo salygy

aplinkoje, pavyzdZiui, lektuvuose ar specialiai
pazymetose ligoniniy patalpose.

I8junkite «Bluetooth» funkcijg pasirinke

interaktyviojo ekrano (4) «Nustatymy» meniu.

-> «Bluetooth» -> «Disable» (i§jungti). Norédami

vél jjungti «Bluetooth», naudokités tuo paciu

meniu.

¢ Asmenys, naudojantys Sirdies stimuliatorius,
visada turéty laikyti jjungtg danty Sepeteélj bent
15 centimetry nuo Sirdies stimuliatoriaus. Jei
pastebite trukdZzius, isjunkite «Bluetooth»
funkcija,

Techniniai duomenys

Elektros jtampos parametrai nurodyti jkrovimo
irenginio apacioje.

TriukSmo lygis: 62 dB(A)

Pirmasis naudojimas

Aktyvuokite danty Sepetél] paspausdami jjungimo-
i8jungimo mygtuka (7) ir laikykités interaktyviajame
ekrane (4) pateikty nurodymy.

Jei ekrane daugiau nurodymy néra, naudodamiesi
rezimo perjungimo mygtuku (8) galite pakeisti
rezima ir patvirtinti jj jjungimo-i§jungimo

mygtuku (7).

Nustatymus bet kada galite pakeisti nustatymy
(«Settings») meniu (17).

[krowmas ir veikimas

Norédami jkrauti baterija, jstatykite danty
Sepetelj j jjungta kroviklj (6).

¢ |krovimo lygj matysite interaktyviajame ekrane
(4). Sepeteéliui visiskai isikrovus, ekranas
i8sijungia. Jprastai Sepetelis visiSkai jkraunamas
per 3 valandas.

¢ Jei baterijos jkrova senka, varikliuko sukimosi
greitis mazéja, o raudonos spalvos iSmaniojo
spaudimo jutiklio indikatorius (3) pradeda
mirkséti. Baterijai iSsikrovus varikliukas
i8sijungia; norint vél juo iSsivalyti dantis bent
vieng karta prireiks maZziausiai 5 minuciy jkrovos.

Pastaba. Jei baterija visiSkai iSsikrovusi (i8sijunges

ekranas), kraukite jg bent 30 minuc¢iy.

o Sepetélio kotelj galima visada laikyti prijungta,
prie kroviklio, kad Sepetélis visuomet buty
ikrautas; jrenginyje yra apsauga nuo baterijos
perkrovos.

Pastaba. Siekdami uztikrinti optimaly baterijos
veikima, kotelj laikykite kambario temperatiroje.

Démesio! Pasirtpinkite, kad kotelis nepatekty |
auk3tesnés nei 50 °C / 122 °F temperataros aplinka.

Danty Sepetelio naudojimas
Pradzia

UZdékite danty Sepetélio galvute ant kotelio. Tarp
Sepetélio kotelio ir galvutés turi likti nedidelis
tarpelis. Paimkite jjungtame kroviklyje jdétg danty
Sepetelio kotelj ir jis jsijungs (jsijungia ekranas).
Sudrekinkite Sepetélio galvute ir iSspauskite ant
jos danty pastos. Kad iSvengtuméte taSkymosi,
priglauskite danty Sepetélio galvute prie danty ir
tik tada jjunkite danty Sepetél] jjungimo-i§jungimo
mygtuku.

Pastaba. Po kurio laiko ekranas iSsijungia. Jei
norite vél jjungti ekrang, paspauskite jjungimo-
iSjungimo mygtuka,
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Sepetelio galvute veskite nuo vieno danties prie
kito. Valykite iSoring danty puse, viding ir
kramtomuosius pavirSius. Kiekvienam burnos
ketvirCiui valyti skirkite vienoda laikg. Dél jums
tinkamos danty valymo technikos pasitarkite su
savo odontologu arba danty higienistu.

Baige valytis dantis ekrane matysite vertinima,
paremtg jusy valymosi laiku.

Pirmosiomis elektrinio danty Sepetélio naudojimo
dienomis gali Siek tiek kraujuoti dantenos.

Iprastai kraujavimas sustoja po keliy dieny. Jei jis
testysi daugiau kaip 2 savaites, pasitarkite su
odontologu arba danty higienistu. Jei jisy dantys
ir (arba) dantenos jautris, «Oral-B» rekomenduoja
naudoti «Jautriy danty» arba «Ypac jautriy danty»
rezimus (galima pasirinkti Siuos variantus kartu su
«Oral-B» «Svelnios prieZitiros» danty Sepetélio
galvute (d)).

Laikmatis

Trumpi trikd&iojantys laikmacio signalai kas

30 sekundZiy informuoja, kad laikas pereiti prie
kito burnos ketvirCio. ligas truk&iojantis signalas
informuoja, kad praéjo profesionaly
rekomenduojamas 2 minuciy trukmeés valymo
laikas.

Laikmatis jsimena praéjusj valymo laika, net jei
kotelis trumpam i§jungiamas valymosi metu.
Laikmatis jsijungia i$ naujo, jei sustabdomas ilgiau
nei 30 sekundZiy arba kotelis jdedamas j jjungta
kroviklj.

Pastaba. Naudojantis «Oral-B» programéle kai
kurios laikmacio funkcijos gali neveikti.

Pastaba. Laikmacio nustatymus taip pat galite
pritaikyti asmeniniams poreikiams naudodamiesi
«Oral-B» programéle.

ISmaniojo spaudimo jutiklio ypatybés (a)

Jusy danty Sepetélyje jdiegtas iSmanusis
spaudimo jutiklis (3), turintis jvairias funkcijas,
nurodytas skirtingy spalvy indikatoriais:

baltas (numatytasis) — veikimo indikatorius (spalvg
galite pakeisti «Oral-B» programéléje (b)) / mazo
spaudimo indikatorius;

raudonas - didelio spaudimo indikatorius /
i8sikraunancios baterijos indikatorius;

Zalias — rekomenduojamo spaudimo indikatorius;

meélynas — «Bluetooth» prietaiso susiejimo
indikatorius;

oranzinis — klaidos indikatorius (Zr. klaidos
praneSimus).
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Valydamiesi dantis Sepetélj spauskite taip, kad
Sviesty Zalios spalvos indikatorius. Jei spausite per
stipriai, jsijungs raudonas indikatorius, nurodantis
sumaZzinti spaudima,. Jei jsijungia baltas iSmaniojo
spaudimo jutiklio indikatorius (arba kitos jlsy
pasirinktos spalvos indikatorius), rekomenduojame
spaudima padidinti.

Pernelyg stipriai spaudZiant Sepetélio galvute, jos
judesiai sulétéja («Kasdienio valymo», «Intensyvus»
ir «Jautriy danty» reZimai). Valydamiesi dantis
reguliariai patikrinkite iSmaniojo spaudimo jutiklio
veikimg stipriau paspausdami Sepetélio galvute.

Pastaba. Naudojantis «Oral-B» programéle kai
kurios iSmaniojo spaudimo jutiklio funkcijos gali
neveikti.

Pastaba. Pasirinkus lieZuvio valymo reZzima,
«LieZuvio valymas» i§manusis spaudimo jutiklis
neveikia.

Valymo reZimai (priklausomai nuo modelio)
Sio danty Sepetélio ekrane matysite ir galésite
pasirinkti jvairius valymo rezimus:

Kasdienio valymo («Daily Clean») — standartinis
rezimas, skirtas kasdieniam danty valymui

Jautriy danty («Sensitive») - Svelnus, taiau
kruopstus jautriy viety valymas

Danteny prieZitira («Gum Care») - Svelnus
danteny masazavimas

Balinimo («Whiten») - poliravimas kiekvieng dieng,
arba pagal poreikj

Intensyvus («Intense») — iSskirtinés Svaros
jausmui (veikia didesniu nei jprasta greiciu)

Ypac¢ jautriy danty («Super Sensitive») - itin
Svelnus ypac jautriy viety valymas

LieZuvio valymas («Tongue Clean») - lieZuvio
valymas kiekvieng dieng arba pagal poreikj

Naudojantis «LieZuvio valymo» rezimu
rekomenduojame naudoti Svelnios prieziliros
(«Gentle Care») danty Sepetélio galvute (d). LieZuvj
galite valyti naudodami danty pastg arba be jos.
LieZuvj valykite Svelniais judesiais, palaipsniui
iSvalydami visg pavirSiy. Rekomenduojamas
valymo laikas — 30 sekundZiy; praéjus 30 sekundziy
varikliukas i8sijungia.

ReZimo pasirinkimas.

Pabudinkite savo ,,iO0" danty Sepetélj, kad
matytumete pasirinktg valymo reZima, Jei norite
pasirinkti kitg reZzimg, naudokite rezimo mygtuka,
(8). Danty Sepetelis jsijungia paskutiniu naudotu
rezimu.



Pastaba. ReZimo parinktis galite keisti ir ,,Oral-B“
programeléje.

Interaktyvusis ekranas

Aktyvuokite interaktyvyjj ekrang (4) paimdami
danty Sepetélj, iSimdami jj i$ jkroviklio arba
paspausdami jjungimo-isjungimo mygtuka (7).
(10-16) ,ReZimo pasirinkimas“ — naudokite rezZimo
mygtukg,

(17) «Settings» (nustatymai) — rezimy sgraso pabai-
goje rasite nustatymy meniu punktg «Settings»;
norédami pasirinkti paspauskite jjungimo-
iSjungimo mygtuka:

-> (19) tvarkyti «Bluetooth» nustatymus (jjungti,
iSjungti)

->(20) pasirinkti / pakeisti viesos Ziedo spalvg,
-> (21) pasirinkti / pakeisti kalbg,

-> (22) grazinti gamyklinius parametrus

(24) «Timer» (laikmatis) — rodo valymo laikg.

(25) «Battery status» (baterijos blisena) - rodo
baterijos jkrovimo biseng jkraunant baterijg arba
kai ji iSsikrauna.

(26) «Exchange reminder» (priminimas pakeisti) —
skirtas priminti pasikeisti danty Sepetélio galvute.
(27) «Brush feedback» (valymo vertinimas) —
proceduros jvertinimo jaustukai.

«Brush waking» (Sepetélio aktyvavimas i§ budéjimo
busenos) — Sepetelis aktyvuojamas paimtas j
rankg, paimtas nuo prijungto kroviklio arba
nuspaudus jjungimo-isjungimo mygtuka,.

«Error messages» (klaidy praneSimai) — «outside
operating limits» (virSytas darbinis diapazonas):
naudojate danty Sepetélj arba jj jkraunate
netinkamos temperataros aplinkoje ir (arba)
virSijant jprastg baterijos srove.

Sepetélio galvutés

«Oral-B» siilo jvairias «Oral-B iO» galvutes (c/d),
tinkangias tik «Oral-B iO» danty Sepetélio
koteliams, ir kurios suteikia galimybe ypac
kruop3¢iai isivalyti visus dantis.

Daugelis «Oral-B iO» danty Sepeteliy galvuciy turi
«INDICATOR®» erelius, kurios padés pamatyti, kai
ateis laikas keisti danty Sepetélio galvute. Stropiai
valantis dantis du kartus per dieng po dvi minutes
meélyna Sereliy spalva nublanksta perpus; tai
reiSkia, kad reikia pasikeisti danty Sepetélio
galvute. Jeigu Sereliai iSsikraipo pries iSblunkant
spalvai, gali buti, kad per stipriai spaudZiate danty
Sepetelj valydami dantis ir dantenas.

|prastai danty Sepetélio galvute rekomenduojame
keisti kas 3 ménesius.

ISmaniojo telefono susiejimas
su danty Sepetéliu

«Oral-B» programelé pasiekiama iSmaniuosiuose
telefonuose su «i0S» arba «Android™>»
operacinémis sistemomis. Jg galite atsisiysti
nemokamai per «App Store®™»/ arba «Google
Play™»>, taip pat galite nuskaityti QR koda Sio
vadovo nugareéléje (i).

¢ Paleiskite «Oral-B» programéle. Joje matysite
visus susiejimo per «Bluetooth» procedlros
veiksmus. Procedira taip pat pateikiama
programeélés nustatymuose: «More» (Daugiau)
-> «Your brush» (jusy Sepetélis).

Pastaba. «Oral-B» programélés funkcijos riboja-
mos, jei jusy iSmaniajame telefone «Bluetooth»
funkcija yra i§jungta (nurodymy ieSkokite savo
iSmaniojo telefono naudotojo vadove).

¢ Susiejimo biisena nurodoma naudojant
iSmaniojo spaudimo jutiklio indikatoriy.

¢ Bet kokios programeélés instrukcijos bus
rodomos jusy iSmaniajame telefone

¢ Kotelio «Bluetooth» nustatymus bet kada galite
pakeisti naudodamiesi danty Sepetélio ekranu:
-> «Settings» (nustatymai) -> «Bluetooth»
«enable/disable» (jjungimas-i§jungimas).

¢ Jei mobilyjj prietaisg naudojate kartu su danty
Sepetéliu, laikykite jj netoliese (iki 5 m atstumu).
Isitikinkite, kad iSmanusis telefonas saugiai
padétas sausoje vietoje.

Pastaba. Jusy iSmanusis telefonas turi palaikyti 4.2
arba naujesne «Bluetooth» versijg / «Bluetooth
Smart» versijg, kad galétuméte jj sujungti su
Sepetelio koteliu. Jei norite suZinoti, ar jusy Salyje
pasiekiama «Oral-B» programeéle, apsilankykite
puslapyje www.oralbappavailability.co.uk.

Démesio! Vadovaudamiesi iSmaniojo telefono
naudojimo vadovu pasitikrinkite, ar jusy telefonas
ir kroviklis tinkami naudoti vonios aplinkoje.

Valymo nurodymai

Kaskart iSsivale dantis, neisjunge danty Sepetélio
nuskalaukite galvute po tekanciu vandeniu.
Nuimkite galvute ir atskirai iSvalykite danty
Sepetelio kotelj ir galvute. Pasirtpinkite, kad
vanduo tekéty j kotelio virSy, kol jis yra jjungtas, ir |
danty Sepetélio galvutés vidy. NuSluostykite visas
danty Sepetélio ,,iO" dalis ir, prie§ surinkdami,
leiskite joms gerai iSdZiuti. Prie$ valydami, jkroviklj
atjunkite.
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Ikroviklj reguliariai valykite tik drégna Sluoste. Visy
priedy valymo instrukcijos pateiktos skirsnyje
«Priedai».

Ly
R

N
‘e
Priedai

(priklauso nuo modelio)

|kraunantis kelioninis déklas (h)

¢ Norédami jkrauti Sepetélio kotelj (5), jdekite
jiiikraunantj kelioninj déklg, (h), o déklg
prijunkite prie elektros maitinimo lizdo,
naudodamiesi papildomu suteikiamu kiStuku
(h2). Maitinimo kiStuka galima naudoti su visais
maitinimo jtampos diapazono (100-240 V)
lizdais.

Mirksintis jkraunancio kelioninio déklo
indikatorius (h1) nurodo, kad Sepetélio kotelis
jkraunamas. VisiSkai jkrovus Sepetélio kotelj
indikatorius iSsijungia. |prastai jkrovimas
uztrunka iki 6 valandy.

Déklo iSore ir vidy galima valyti tik drégna
Sluoste. Prie$ jdédami danty Sepetélio kotelj ir
galvute j kelioninj déklg jsitikinkite, kad jie yra
visiSkai sausi.

Pastaba. Ant kelioninio déklo atsiradusias démes
iSvalykite nedelsdami. Kelioninj déklg laikykite
Svarioje ir sausoje vietoje.

Kelioninis déklas (g)

Svary ir sausg danty Sepetélj ir danty Sepetélio
galvutes laikykite kelioniniame dékle (g).

Déklo iSore ir vidy galima valyti tik drégna Sluoste.

Pastaba. Ant kelioninio déklo atsiradusias démes
iSvalykite nedelsdami. Kelioninj deklg laikykite
Svarioje ir sausoje vietoje. .

Sepetélio galvuéiy laikiklis (f) / Sepetélio
galvugiy laikiklis su dangteliu (e)

13valytas danty Sepetélio galvutes galite laikyti ant
danty Sepetélio laikiklio kaisCiy. Pries jdédami
danty Sepetélio galvutes j laikiklj ir (arba)
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uzdarydami dangtelj, jsitikinkite, kad jos yra visiskai
sausos. Sepeteélio galvuciy laikiklius ir dangtelj
galima plauti indaplovéje.

Maiselis su uztrauktuku / maiSelis su magnetu
Laikykite Svary ir sausg danty Sepetélj / danty
Sepetelio galvutes maiSelyje su uztrauktuku.

Déklo vidy ir iSore galima plauti po tekanciu
vandeniu.

Laikykite Svary ir sausg danty Sepetélj, kartu su
Sepetelio galvuciy laikikliu maiSelyje su magnetu.
Prie$ jdédami danty Sepetélio galvutes j laikiklj ir
(arba) uzdarydami dangtelj, jsitikinkite, kad jos yra
visiSkai sausos. Vidinius ir iSorinius pavir§ius galima
plauti po tekanciu vandeniu. Laikykite maiSelius
Svarioje ir sausoje vietoje.

Pastaba. Ant maiSelio atsiradusias démes iSvalykite
nedelsdami.

Gali bati keiCiama be iSankstinio jspéjimo.

|spejimas del aplinkos
apsaugos

Prietaise naudojamos baterijos ir Y
(arba) kitos perdirbamos elektronikos Q,é)
atliekos. Saugokite aplinkg,ir prietaiso = Lilon
nemeskite kartu su buitinémis atliekomis. Prietaisg,
priduokite savo alies elektronikos atlieky
surinkimo punkte.

Garantija

Siam prietaisui PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., adresu 47,
Route de Saint-Georges,

1213 Petit-Lancy, Zeneva, Sveicarija, suteikia 2 mety
garantijg, skai€iuojant nuo jo jsigijimo datos.
Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai paSalinsime
bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dél
gamybos ir medZiagy broko. Priklausomai nuo
gedimo mes nusprendZiame, ar prietaisas turi biti
taisomas arba keitiamos jo dalys, ar visas
prietaisas turi bati pakeistas nauju. Atsizvelgiant
turimy jrenginiy asortimenta, pakaitinis jrenginys
gali biti kitos spalvos arba analogisko modelio.
Garantija galioja kiekvienoje Salyje, kur Sis
prietaisas tiekiamas «Braun» ar jo paskirto
platintojo.

Garantija negalioja Siais atvejais: gedimai, atsirade
dél netinkamo prietaiso naudojimo, jprastinis
nusidévéjimas, ypac kalbant apie $epetélio
galvutes, taip pat defektai, neturintys jtakos
prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galioti,



jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti nejgalioty
asmeny ir jei naudotos neoriginalios «Braun» dalys.
Norédami gauti garantinj aptarnavima, atvezkite
visg prietaisg arba atsiyskite jj su pirkimo kvitu j
«Oral-B Braun» jgaliotajj klienty aptarnavimo centra,
Si garantija niekaip nepaveikia Jasy jstatymy
nustatyty teisiy.

Si garantija jokiu biidu neturi jtakos jisy teiséms,
numatytoms teises aktuose ir (arba) jstatymuose.

Informacija
«Bluetooth®» radijo modulis

Visos nurodytos funkcijos yra palaikomos
irenginiuose, veikianciuose su «Bluetooth», tadiau
«Oral-B» neteikia 100 % garantijos dél prietaisy
susiejimo ir funkcijy veikimo pastovumo.
Eksploatacinés charakteristikos ir susiejimo
patikimumas priklauso nuo kiekvieno «Bluetooth»
palaikancio prietaiso tipo, jo programinés jrangos ir
operacines sistemos versijy, o taip pat nuo
gamintojy taikomy ir prietaisuose jdiegiamy
saugos taisykliy.

«Oral-B» grieZtai laikosi «Bluetooth» palaikantiems
prietaisams taikomy standarty, kuriy déka
«Bluetooth» palaikancius prietaisus galima susieti
su «Oral-B» danty Sepetéliais ir juos valdyti.

Kita vertus, jei prietaisy gamintojai Siy standarty
netaiko, «Bluetooth» palaikanciy prietaisy
suderinamumui ir funkcijoms bus dar labiau
pakenkta, o vartotojui gali kilti veikimo ir su
funkcijos palaikymu susijusiy problemy. Atminkite,
kad «Bluetooth» palaikancio prietaiso programiné
iranga gali i$ esmés jtakoti prietaiso suderinamumag,
ir veikima,

Garantija — iSimtys ir apribojimai

Si ribotoji garantija taikoma tik naujiems «The
Procter & Gamble Company», jos atstovybiy ar
filialy («<P&G») gaminiams, paZzymetiems «Braun» /
«Oral-B» prekés Zenklu, prekés pavadinimu arba
logotipu. Si ribotoji garantija néra taikoma ne
«P&G» gaminiams, jskaitant aparating ir
programing jranga. «P&G» neatsako uz bet kokia,
programoms, duomenims ar kitokiai informacijai,
saugomai bet kurioje gaminyje esancioje
laikmenoje, arba bet kokiam ne «P&G» gaminiui ar
jo daliai, kuriai netaikoma §i ribota garantija,
padaryta 7alg ar praradima, Si ribota garantija
netaikoma programy, duomeny ar kitos
informacijos atkarimui ar jdiegimui i$ naujo. Si
ribotoji garantija netaikoma Siais atvejais, kai: (i)
Zala padaryta dél nelaimingo atsitikimo, netinkamo
gaminio naudojimo, aplaidumo, netinkamo taikymo
arba naudojant ne «<P&G» gaminius; (i) Zala

padaryta techning prieZitirg atliekant ne «Braun» ar
ne «Braun» jgaliotame techninio aptarnavimo
centre; (iii) gaminys ar jo dalis modifikuota be
ra&tisko «P&G» leidimo; (iv) Zala padaryta
naudojantis ar nesugebant naudotis «Oral-B
Smartphone» stovu, veidrodZio laikikliu ar
ikraunancio kelioninio déklu (Zr. «Priedai»).

ATSAKOMYBES APRIBOJIMAS

JOKIAIS ATVEJAIS, KIEK TAI LEIDZIA |STATYMAI,
«P&G» BENDROVE, PLATINTOJAI ARBA TIEKEJAI
NERA ATSAKINGI JUMS AR BET KOKIAI TRECIAJAI
SALIAI UZ BET KOKIOS PRIGIMTIES TIESIOGINE,
NETIESIOGINE, ATSITIKTINE, PASKESNE,
YPATINGA, PAVYZDINE ARBA BAUDZIAMAJA,
ZALA, ATSIRADUSIA DEL «ORAL-B» GAMINIY
PRIEDY NAUDOJIMO AR NESUGEBEJIMO
NAUDOTI, |SKAITANT, BE APRIBOJIMY, ASMENY
SUZALOJIMA, ZALA TURTUI, BET KOKIY
TRECIYJY SALIY PRODUKTY, NAUDOJAMY
KARTU SU «ORAL-B» PRIEDAIS AR JUOSE,
VERTES NUOSTOLIUS, ARBA NEGALEJIMA
NAUDOTI «ORAL-B» PRIEDY ARBA BET KOKIY
TRECIYJY SALIY PRODUKTY, NAUDOJAMY
KARTU SU «ORAL-B» PRIEDAIS AR JUOSE, NET
JEI <P&G» BUTY INFORMUOQTI APIE TOKIOS
ZALOS TIKIMYBE. NEAPSIRIBOJANT ANKSCIAU
ISDESTYTA INFORMACIJA JUS PATVIRTINATE,
KAD SUPRANTATE IR SUTINKITE SU «P&G»
ATSAKOMYBES APRIBOJIMU DEL BET KOKIOS
VARTOTOJY ELEKTRONIKOS JRANGAI ARBA BET
KOKIAM KITAM ASMENS TURTUI PADARYTOS
ZALOS ARBA DEL BET KOKIY DUOMENUY,
LAIKOMY NUMATYTUOSE PRIETAISUOSE,
PRARADIMO, ATSIRADUSIY DEL AUKSCIAU
MINETY «ORAL-B» GAMINIY IR (ARBA) JU PRIEDY
NAUDOJIMO. JOKIOMIS APLINKYBEMIS BET
KOKIOS «ORAL-B» TEIKIAMOS KOMPENSACIJOS
NEGALI VIRSYTI FAKTINES UZ ATITINKAMA,
GAMIN] SUMOKETOS SUMOS.

Garantinis danty Sepetélio galvuéiy keitimas
«Oral-B» garantija netaikoma, jei kotelio pazeidimai
atsiranda dél naudojamy ne «Oral-B» kei€iamuyjy
danty Sepetéliy galvudiy.

«Oral-B» nerekomenduoja naudoti ne «Oral-B»
keiCiamas danty Sepetéliy galvutes.

¢ «Oral-B» nekontroliuoja ne «Oral-B» keitiamujy
danty Sepetéliy galvuciy kokybés. Dél to mes
negalime garantuoti ne «Oral-B» keitiamyjy,
danty Sepetéliy galvuciy valymo efektyvumo,
kaip tai nurodyta elektrinio jkraunamo kotelio
pirkimo dokumentuose.
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¢ «Oral-B» negali garantuoti ne «Oral-B»
keiCiamyjy danty Sepetéliy galvudiy
suderinamumo.

¢ «Oral-B» negali numatyti ilgalaikio ne «Oral-B»
keiCiamyjy danty Sepetéliy galvuciy naudojimo
efekto kotelio nusidevéjimui.

Visos keiciamosios «Oral-B» danty Sepetéliy
galvutés pazymetos «Oral-B» logotipu ir atitinka
aukstus «Oral-B» kokybés standartus. «Oral-B»
neparduoda keitiamyjy danty Sepeteliy galvudiy
arba kotelio daliy, Zymimy kitais prekeés Zenklais.

Gedimy Salinimas

Problema

| Galima prieZastis

Sprendimas

PROGRAMELE

Kotelis neveikia
(tinkamai) su

—_

. «Oral-B» programélé yra ijungta.
2. «Bluetooth» néra aktyvuotas

1. Paleiskite «Oral-B App» programéle.
2. Aktyvuokite «Bluetooth» funkcijg

«Oral-B» iSmaniajame telefone. iSmaniajame telefone (taip, kaip
programeéle. 3. «Bluetooth» funkcija iSjungta ant apradyta telefono naudotojo
kotelio. vadove).
4. «Bluetooth» ry8ys su iSmaniuoju 3. Jjunkite «Bluetooth»: «Settings»
telefonu nutriiko. (nustatymai) -> «Bluetooth» ->
5. Jusy iSmanusis telefonas nepalaiko «Enable» (jjungti).
«Bluetooth» 4.2 (arba naujesnés) / | 4. 15 naujo susiekite kotelj su i§maniuoju
«Bluetooth Smart» jungties. telefonu naudodamiesi programélés
6. Neatnaujinta «Oral-B App» nustatymais. Mobilyjj prietaisg
programélés versija. laikykite netoli kotelio.
5. Jusy iSmanusis telefonas turi palaikyti
4.2 (ar naujesng) «Bluetooth» versijg /
«Bluetooth” Smart» versija, kad
galétuméte jj sujungti su Sepetelio
koteliu. Jei norite suZinoti, ar jusy
Salyje pasiekiama «Oral-B»
programeélé, apsilankykite puslapyje
www.oralbappavailability.co.uk.
6. Atsisiyskite naujausig «Oral-B»
programele.
Gamykliniy Pageidaujamas pirminis Ekrane pasirinkite: «Settings»
parametry funkcionalumas. (nustatymai) -> «Factory Reset»
atkarimas. (gamykliniy parametry atkdrimas) (22).

Patvirtinkite paspausdami jjungimo-
iSjungimo mygtuka,.
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DANTY SEPETELIS

Kotelis neveikia

1. Kotelis neveikia dél beveik

1. |kraukite maZiausiai 30 min.

neveikia laikmatis.

(naudojant pirma, iSsikrovusios baterijos. 2. Visuomet danty Sepeteélj naudokite
kartg). 2. Danty Sepetélis naudojamas standartinés eksploatavimo
netinkamos temperataros aplinkoje temperattiros aplinkoje (0-40 °C).
(ekrane rodomas klaidos
praneSimas ir (arba) mirksi
iSmanusis spaudimo jutiklis)
Po 2 minuciy Laikmatis buvo pakeistas / iSjungtas Norédami pakeisti laikmacio nustatymus
girdimi trumpi naudojant programéle. arba atkurti gamyklinius parametrus
trikciojantys naudokités programele
garso signalai (Zr. «<Programélés gedimy Salinimas»).
arba kotelyje visai

Kotelis
nejsikrauna.

—_

. Baterija beveik i§sikrovusi; kol
ekranas jsijungs, kotelj gali tekti
krauti 10-15 min.

2. |krovimo metu aplinkos
temperatura neatitinka reikalavimy
(0-40C).

3. Kroviklis gali bati jjungtas

netinkamai.

—_

. Kraukite maziausiai 30 min.

2. Rekomenduojama aplinkos
temperatura prietaisui jkrauti:
5-35°C.

3. |sitikinkite, kad kroviklis prijungtas

prie elektros maitinimo tinklo.

Valantis dantis
arba jjungiant
kotelj girdimas
barskesys ar
garsus triukmas.

—_

. Danty Sepetélio galvuté gali bati
netinkamai uzdeta ant kotelio.
2. Danty Sepetélio galvuté gali bati

nusidévéjusi.

—_

. Patikrinkite, ar danty Sepetélio galvute
tinkamai uzdéta ant kotelio. Tarp jy
turi likti nedidelis tarpelis.

2. Pakeiskite Sepeteélio galvute.

1 8j ikraunama danty Sepetélj jmontuotas radijo
modulis, veikiantis 2,4-2,48 GHz intervale,
didZiausia jo galia — 1 mW.

Siuo dokumentu «Braun GmbH» pareiskia, kad
radijo jrangos tipai 3786, 3796, 3795, 3758, 3753,
3776, 3794, 3771, 3765 ir 3767 atitinka Direktyvos

2014/53/ES reikalavimus. Visg ES atitikties

deklaracijos tekstg rasite Siuo adresu:
www.oralb.com/ce.
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Display Language

Kalba ekrane
English Lietuviy
GOOD MORNING LABAS RYTAS
GOOD NIGHT LABANAKTIS
HELLO SVEIKI
DAILY CLEAN KASDIENIS VALYMAS
SENSITIVE JAUTRUS DANTYS
WHITEN BALINANTIS
GUM CARE DANTENUY PRIEZIURA
INTENSE INTENSYVUSIS
SUPER SENSITIVE YPAC JAUTRUS
DANTYS
TONGUE CLEAN LIEZUVIO VALYMAS
SETTINGS NUSTATYMAI
YES TAIP
NO NE
LIGHT RING SVIESOS ZIEDAS
LANGUAGE KALBA
FACTORY RESET GAMYKLINIAI
PARAMETRAI
BACK NUGARELE
DISABLE ISJUNGTI
ENABLE JJUNGTI
CANCEL ATSAUKTI
YELLOW GELTONAS
PINK ROZINIS
BLUE MELYNAS
ORANGE ORANZINIS
TURQUOISE TURKIO
WHITE BALTAS
ENGLISH ANGLY
SURE? AR TIKRAI?
REFILL IS USED UP PAPILDYMAS
ISNAUDOTAS
SWITCHED? PAKEISTA?
UPDATE? ATNAUJINTI?
UPDATING ATNAUJINAMA
UPDATED ATNAUJINTA
FAILED NEPAVYKO
OUTSIDE OPERATING | VIRSIJA NUSTATYTAS
LIMITS RIBAS
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Apraksts
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Zobu birstes uzgalis

Zobu birstes uzgala identifikacijas simbols
Viedais spiediena sensors (gaismas gredzens)
Interaktivais displejs

Rokturis

Ladétajs

leslég8anas/izslégsanas poga

ReZima poga

Interaktiva displeja funkcijas

ReZims «lkdienas tiriSana»

ReZims «Jutigiem zobiem»

ReZims «Smaganu kopSana»

ReZims «Baltina8ana»

ReZims «Intensiva tiri$ana»

ReZims «Ipasi jutigam zonam»

ReZims «Méles tinsana»

lestatijumu izvélne

lestatijumu izvélnes funkcijas

Parvaldiet Bluetooth® iestatijumus
Izvélieties/mainiet gaismas gredzena krasu
Izvélieties/mainiet valodu

Veiciet ripnicas reZima atiestatiSanu
Atsauksmiu funkcijas

Taimeris

Akumulatora stavoklis

Atgadinajums par nomainu

Tinsanas atsauksme

Piederumi un funkcijas

Vieda spiediena sensora funkcijas
Pielagojiet gaismas gredzena krasu,
izmantojot Oral-B lietotni

Zobu birstes uzgalis «<Maksimala tirisana»
Zobu birstes uzgalis «<Maiga kopSana»
Zobu birstes uzgala turétajs ar vacinu
Zobu birstes uzgala turétaja stativs
CeloSanas futralis

Uzlades celoSanas futralis

Uzlades indikators

Baro$anas avots (viedais spraudnis)
Lejupieladgjiet Oral-B lietotni un izveidojiet
savienojumu ar Bluetooth® (skat. aizmuguréjo
lapu)

Piezime: Saturs var atSkirties atkariba no iegadata

modela.
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@ Latviski

lepazistieties ar Oral-B!

Pirms zobu birstes lietoSanas izlasiet S0 instrukciju
un saglabajiet to turpmakai uzzinai.

SVARIGI!

¢ Regulari parbaudiet, vai pro-
dukts/vadi/piederumi nav bojati.
Bojatu vai nefunkciongjosu ierici
vairs nedrikst izmantot. Ja pro-
dukts/vadi/piederumi ir bojati,
nogadajiet tos Oral-B servisa
centra. Neparveidojiet un nere-
mont€jiet ierici. Tas var izraisit
aizdegsanos, elekiriskas stravas
triecienu vai traumu. Nekad
neievietojiet nekadus priekSme-
tus neviena ierices atvéruma.

¢ Nav ieteicams lietot bérniem,
kas jaunaki par 3 gadiem. Bérni
un personas ar fiziskiem, sen-
soriem vai garigiem trauceju-
miem vai ar1 bez atbilstoSas
pieredzes un zinaSanam drikst
lietot 8is zobu birstes, ja tiek
uzraudziti vai ir sanémusi
noradijumus par droSu ierices
lietoSanu un apzinas ar ierices
lietoSanu saisfitos riskus.

¢ Bérni nedrikst spéeléties ar ierici.
TinSanu un ierices apkopi bérni
nedrikst veikt bez uzraudzibas.

* Bérni nedrikst rotalaties ar So
ierci.

e ietojiet So produktu tikai Saja
lietoSanas instrukcija noradita-
jam mérkim. Nelietojiet piederu-
mus, kurus nav ieteicis razotajs.
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Izmantojiet tikai ierices kom-
plektacija ieklauto ladetaju.

® Lietojiet tikai komplektacija

ieklauto ladétaju un/vaiipaso
savienojo3o vadu (viedspraudni)
ar droSibai iestradato 1pasi zema
sprieguma baroSanas avotu.
Nemainiet un neparveidojiet
nevienu no ta dalam, pretéja
gadijuma pastav elektriskas
stravas trieciena risks. Ja lade-
taja/uzlades celoSanas futrala
markejums ir 492-xXXX,
lietojiet tikai Braun/Oral-B 1paSo
Ssavienojo30 vadu (viedspraudni)
ar 8o identifikatoru.

BRIDINAJUMS

Nenovietojiet ladetaju, viedspraudni vai uzlades
celoSanas futrali adent vai Skidruma un
neglabajiet to vieta, kur tas var nokrist vai var tikt
ievilkts vanna vai izlietné. Nesniedzieties pec
ladétaja, kas iekritis Gdent. Nekavéjoties
atvienojiet stravas padevi.

Nesalieciet un nespiediet vadu, ka art gadajiet,
lai tas neiesprastu.

Saiiericei ir baterijas, kas nav mainamas. lerici
nedrikst atvert un izjaukt. Lai nodotu bateriju
atkartotai parstradei, atdodiet visu ierici
atbilstosi vietéjiem vides aizsardzibas
noteikumiem. Atverot rokturi, ierice tiek sabojata
un garantija zaudé speku.

Atvienojot no stravas padeves, vienmér satveriet
kontaktspraudni, nevis vadu. Neaizskariet
kontaktspraudni ar mitram rokam. Tas var izraisit
elektriskas stravas triecienu.

Ja Jums tiek veikta mutes dobuma arstéSana,
pirms lietoSanas konsult&jieties ar zobarstu.

Si zobu birste ir paredzéta individualai lieto$anai,
un to nedrikst izmantot vairakiem pacientiem
zobarstniecibas prakse vai iestadeé. Higieénas
apsvérumu dé| katram gimenes loceklim més
iesakam izmantot atseviSku zobu birstes rokturi
un uzgali.

Sikas detalas var atdalities, sargat no bérniem.



Lai nesabojatu zobu birstes uzgali un neizraisitu
risku aizrities ar sikam dalam vai savainot zobus:

* Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai
zobu birstes uzgalis nav nolietojies. Partrauciet
lietot zobu birsti, ja tas uzgalis ir nolietojies.
Nekad nelietojiet ierici bez zobu birstes uzgala.

® Jazobu birstes rokturis ir nokritis, pirms

nakamas lietoanas janomaina zobu birstes
uzgalis pat tad, ja nav redzamu bojajumu

Zobu birstes uzgalis janomaina reizi 3 ménesos

vai agrak, ja tas ir nolietojies.

Rapigi notiriet zobu birstes uzgali péc katras

lietoSanas reizes (skat. nodalu «TiriSanas

ieteikumi»). Pareiza tirn$ana garanté zobu birstes
lietoSanas droSumu un funkcionalitati.

Svariga informacija

o Sizobu birste, 1adatajs un macins (piederums)
satur NdFeB magnétus un veido magnétiskos
laukus. Ja izmantojat medicinisku ierici vai
artJums ir implantéta mediciniska ierice,
sazinieties ar mediciniskas ierices raZotaju vai
arstu gadijuma, ja Jums ir jautajumi par drosu
§is zobu birstes lietoSanu.

¢ Oral-B zobu birsti var izmantot kopa ar jisu

viedtalruni (sikaku informaciju skat. sadala

«Zobu birstes savieno$ana ar Jusu viedtalruni»).

Lai novérstu elektromagnétiskos traucéjumus

un/vai nesaderibu, atslédziet Bluetooth®

funkciju zobu birstes rokturt (5) pirms zobu

birstes lietoSanas vietas, kur ir noteikti

lietoSanas ierobeZojumi, pieméram, lidmasinas

vai ipadi noraditas vietas slimnicas.

Atslédziet Bluetooth, dodoties uz izvélni

«lestafijumi» interaktivaja displeja (4)

-> Bluetooth -> atslegt. Lai atkal iesleégtu

Bluetooth funkciju, veiciet to pasu darbibu.

* Personam ar kardiostimulatoriem ieslégta zobu
birste vienmer jatur talak neka 15 centimetru
(6 collu) attaluma no kardiostimulatora.
Atslédziet Bluetooth funkciju, ja pastav
aizdomas par to, ka tiek raditi traucejumi.

Specifikacijas

Papildinformaciju par sprieguma specifikaciju
skatiet ladétaja apaksa.

TrokSna limenis: 62 dB (A)

Pirmreizéja lietoSana

Ladzu, ieslédziet zobu birsti, nospieZot
ieslegSanas/izsleg$anas pogu (7) un izpildiet
noradijumus, kas redzami interakfivaja displeja (4),
lai saktu pirmreizgjo iestatiSanu.

Ja displeja vairs netiek sniegti noradijumi, varat

parslégties ar reZima pogu (8) un atlasit ar
iesleg8anas/izsleg$anas pogu (7).

lestatijumus jebkura laika var mainit, izmantojot
izvelni «lestatijumi» (17).

UzladéSana un ekspluatacija

e Laijuzladétu akumulatoru, novietojiet zobu birsti
elektrotiklam pieslégta ladétaja (6).

¢ Uzlades limenis tiek radits interaktivaja displeja
(4). Kad ierice ir pilniba uzladéta, displejs
izslédzas. Pilna uzlade parastiilgst 3 stundas.

* Jaakumulatora uzlades limenis ir zems, motors
samazina ta atrumu un viedais spiediena
sensors (3) 1su bridi mirgo sarkana krasa. Kad
akumulators ir tuk8s, motors apstajas; lai zobu
birsti varétu izmantot vienu reizi, akumulators
bis jauzladé vismaz 5 mindtes.

levérojiet. Ja akumulators ir pilniba izladéjies
(displejs izslegts), uzladgjiet vismaz 30 minates.

* Laiierice neizladéetos, rokturi var novietot
ieslegta 1adetaja; ierice nepielauj baterijas
parladésanu.

levérojiet. Lai saglabatu baterijas veiktspéju, turiet

zobu birstes rokturi istabas temperatara.

Uzmanibu! Nepaklaujiet rokturi temperatrai, kas
parsniedz 50 °C/122 °F.

Zobu birstes lietoSana

Saciet tirit zobus

Uzlieciet zobu birstes uzgali uz roktura. Starp
rokturi un birstes uzgali jabut nelielai spraugai.
Iznemiet rokturi no ieslégta ladetaja vai vienkarsi
panemiet rokturi, lai to aktiviz€tu (displejs
iesledzas). Samitriniet zobu birstes uzgali un
uzklajiet zobu pastu. Lai izvairitos no Slakatam,
pirms roktura ieslég8anas pielieciet zobu birstes
uzgali pie zobiem, nospieZot ieslégSanas/
izslegSanas pogu.

levérojiet. Displejs péc kada laika izsleédzas. Lai
atkal aktivizetu displeju, varat nospiest
iesleg8anas/izslegSanas pogu.

Virziet zobu birstes uzgali no zoba uz zobu. Nofiriet
zobu aréjas, iekséjas un kozamas virsmas. Tiriet
visus Cetrus mutes kvadrantus vienadi. Par Jums
piemérotako metodi varat art konsultéties ar savu
zobarstu vai zobu higiénistu.

Péc zobu tiri8anas displejs sniedz atsauksmes,

balstoties uz Jusu zobu tiriganas laiku.

Elektriskas zobu birstes pirmajas lietoSanas dienas
smaganas var nedaudz asinot.
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Péc daZzam dienam asino$anai vajadzétu beigties.
Ja ta nebeidzas péc 2 nedélam, konsult&jieties ar
zobarstu vai zobu higiénistu. Ja Jums ir jutigi zobi
un/vai smaganas, Oral-B iesaka izmantot reZimus
«Jutigam zonam» vai «Ipasi jutigam zonam» (péc
izveles, ja tiek lietots Oral-B «Maiga kop$ana»
birstes uzgalis (d)).

Taimeris

Ik péc 30 sekundém taimeris signalize ar isu
aprautu skanu par to, ka ir pienacis laiks virzit zobu
birsti uz nakamo mutes kvadrantu. Gars signals
noradis specialistu ieteikta 2 minsu zobu tiriSanas
laika beigas.

Taimeris iegaumeé zobu tiriSanas laiku pat tad, ja
tinSanas laika rokturis uz isu bridi tiek izslégts.
Taimeris tiek atiestatits, ja partraukums ir ilgaks par
30 sekundém vai ja rokturis tiek novietots ieslégta
ladéetaja.

levérojiet. Oral-B lietotnes izmantoSanas laika
dazam funkcijam taimeri var deaktivizét.

levérojiet. Taimera iestatijumus varat pielagot art
lietotné Oral-B.

Vieda spiediena sensora funkcijas (a)

Jusu zobu birste ir aprikota ar viedo spiediena
sensoru (3), kam ir dazadas funkcijas, kuras
apzimé dazadas talak minétas gaismas dioZu
krasas:

Balta (noklus€jums) = darbibas indikators
(izvélieties savu krasu, izmantojot Oral-B lietotni
(b)) / neliela spiediena indikators

Sarkana = liela spiediena indikators / zema
akumulatora imena indikators

Zala = ieteicama spiediena indikators
Zila = Bluetooth savienojuma indikators

Oranza = kluimes indikators (sekojiet noradem
displeja)

Tiriet zobus ar pareizo spiedienu, uz ko norada zala
gaismas diode. Ja zobu birste tiek spiesta parak
stipri, indikators iedegsies sarkana krasa,
atgadinot, ka ir jasamazina spiediena speks. Ja
viedais spiediena sensors deg balta krasa (vai Jusu
ieprieks izvéletaja krasa), més iesakam izdarit
lielaku spiedienu.

Liela spiediena laika birstes galvinas kustibu
apjoms samazinas (reZima «lkdienas tirisana»,
«Intensiva tiriSana» un «Jufigam zonam»). Ik pa
laikam parbaudiet vieda spiediena sensora
darbibu, lietoSanas laika vidgji stipri piespieZot
zobu birstes uzgali.
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levérojiet. Oral-B lietotnes izmantoSanas laika
dazam funkcijam vieda spiediena sensors var
nebt aktivizéts.

levérojiet. Vieda spiediena sensors tiek deaktivizéts
reZima «Méeles tirsana».

Tirsanas reZimi (atkariba no modela)
Jusu zobu birste nodro8ina dazadus finganas
reZimus, kas noraditi displeja:

Ikdienas firiSana - standarta reZims ikdienas
tinsanai

Jutigam zonam - saudziga, tacu rapiga jutigo
zonu tirisana

Smaganu apriipe - maiga smaganu masaza
BaltinaSana - neregulara vai ikdienas puléSana
Intensiva tiri$ana - izcili tiru zobu sajutas radisana
(darbojas ar lielaku atrumu)

Tpasi jutigam zonam - maiga Tpasi jutigo zonu
tinsana

Méles tirnSana — méles tiriSana neregularai vai
ikdienas lietoSanai

Izmantojot reZimu «Méles tirisana», més iesakam
lietot «<Maigas kopSanas» birstes uzgali (d). Méli var
firt gan ar zobu pastu, gan bez tas. Sistematiski,
maigi kustinot, notiriet visu méli. leteicamais
tirsanas laiks ir 30 sekundes; motors apstajas pec
30 sekundém.

ReZima iestatiSana

Aktivizjiet savu iO zobu birsti, lai noteiktu iestatito
tirnSanas sesijas reZimu. Lai mainitu tiri$anas reZimu
uz citiem reZimiem, lietoSanas laika secigi
piespiediet reZima atlases pogu (8). Zobu birste
automatiski ieslégsies pédéja izvéletaja reZima.

leverojiet! ReZima iestatijumus varat pielagot art
lietotné Oral-B.

Interaktivais displejs

Aktivizéjiet interaktivo displeju (4), panemot zobu
birsti, pacelot to no ladétaja vai nospiezot
ieslegSanas/izslegdanas pogu (7).

(10-16) “Rezimu izvéle” — parslédziet reZimus,
lietoSanas laika nospieZot reZima atlases pogu.
(17) «lestatijumi» — tiniet visus rezZimus, lidz tiek
sasniegta opcija «lestatijumi»;

lai ieietu, nospiediet ieslégSanas/izslégsanas
pogu:

->(19) parvaldiet Bluetooth iestatijumus (ieslégt,
atslegt)



-> (20) izvélieties/mainiet gaismas gredzena krasu
->(21) atlasiet/mainiet valodu

->(22) veic rupnicas reZima atiestatiSanu

(24) «Taimeris» — parada tiriSanas laiku.

(25) «Akumulatora statuss» — parada akumulatora
uzlades statusu péc lietoSanas, uzladésanas laika
vai ja akumulatora uzlades limenis ir zems.

(26) «Nomainas atgadinajums» — atgadina, kad
jamaina birstes uzgalis.

(27) «Atsauksmes par tirisanu» — atsauksme par
firSanu, tiek noradita ar smaidinu.

«Zobu birstes ieslegSana» — kad rokturis tiek
pacelts, panemts no ieslégta ladétaja vai,
nospiezot ieslegSanas/izslegSanas pogu, rokturis
norada uz ta gatavibu.

«Kladu zinojumi» — «arpus darbibas diapazona»:
Jus darbinat vai lad€gjat ierici arpus standarta
temperatiras, un/vai parsniedzot akumulatora
standarta stravas apméru.

Zobu birstes uzgali

Oral-B piedava dazadus Oral-B zobu birstes
uzgalus (c/d), kas pieméroti tikai Jusu Oral-B iO
zobu birstes rokturim un ko var izmantot pareizai
zobu finSanai.

Lielakajai dalai iO Oral-B zobu birstu uzgalu ir INDI-
CATOR® sarini, kas palidz noteikt bridi, kad zobu
birstes uzgalis bitu janomaina. Rapigi firot zobus
divas minates divas reizes diena, aptuveni

3 ménesu laika zila krasa daléji izbalés, tadéjadi
noradot, ka uzgalis jamaina. Ja sarini izliecas uz
aru, pirms krasa izbal€, iespg&jams, ka Jus pielieto-
jat parak lielu spiedienu uz zobiem un smaganam.
Parasti més iesakam mainit birstes uzgali ik péc

3 ménesiem.

Zobu birstes savienoSana
ar Jusu viedtalruni

Lietotne Oral-B ir pieejama viedtalrunos ar opere-
tajsistému iOS vai Android™. To var bez maksas
lejupieladét no App Store®™/ Google Play™ vai art
varat noskenét QR kodu §is rokasgramatas aizmu-
quré (i).

¢ Atveriet lietotni Oral-B. Taja tiks izskaidrots, ka
izveidot Bluetooth para savienojumu. Varat to
atrast art lietotnes iestatijumos (Vairak -> Jusu
zobu birste).

levérojiet. Lietotnes Oral-B funkcionalitate ir

ierobeZota, ja Jusu viedtalrunt ir deaktivizéta

Bluetooth funkcija (ka to aktivizet, skatiet sava

viedtalruna lietoSanas instrukcija).

¢ Par savienoSanu pari informé vieda spiediena
sensora indikators. Visas lietotnes instrukcijas
tiks paraditas Jasu viedtalrunt.

¢ |zmantojot displeju uz roktura, varat mainit
Bluetooth iestatijumus jebkura laika
-> lestatijumi -> Bluetooth ieslegt/atslégt.

o Lietojot rokturi kopa ar viedtalruni, turiet talruni
sava tuvuma (ne vairak ka 5 m attaluma). Vied-
talrunim ir jabat dro8i novietotam sausa vieta.

levérojiet. Lai zobu birstes rokturi varétu savienot
pari ar viedtalruni, tam ir jaatbalsta Bluetooth 4.2
(vai jaunaka versija) / Bluetooth Smart. Viedtalrunu
sarakstu, kuri atbalsta lietotni Oral-B, un to
pieejamibu valstis varat parbaudit vietné
www.oralbappavailability.co.uk.

Uzmanibu! Skatiet viedtalruna lietoSanas
instrukciju, lai noskaidrotu, vai Jusu talrunis/
ladetajs ir piemérots lietoSanai vannasistaba.

Tinsanas noradijumi

Péc katras zobu firisanas noskalojiet zobu birstes
uzgali zem tekoSa tdens, kamér zobu birste ir
ieslegta. Nonemiet zobu birstes uzgali un atseviski
notiriet zobu birstes rokturi un uzgali. Parliecinie-
ties, vai idens tiek klat roktura augSpusei, kamer
zobu birste ir ieslégta, ka art zobu birstes uzgalim.
Pirms iO zobu birstes salik§anas, noslaukiet visas
detalas un |aujiet tam noZit. Pirms tiriSanas atvie-
nojiet ladétaju no elektrotikla.

Regulari nofiriet ladétaju tikai ar mitru draninu.
Ladzu, parbaudiet katra piederuma individualas
finsanas instrukcijas sadala «Piederumi».

| e
e
G 1N

Piederumi
(atkariba no modela)

Uzlades celo$anas futralis (h)
e Laijuzladétu zobu birstes rokturi (5), ievietojiet to
uzlades celo$anas futrali (h) un pievienojiet
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elektrotiklam, izmantojot komplektacija ieklauto
papildu baroSanas avotu (h2). Baro$anas avotu
var lietot visos globalajos fikla sprieguma
diapazonos (100-240 V).

Uzlades celoSanas futrala mirgojoSais indikators
(h1) norada, ka notiek zobu birstes roktura
uzlade. Tiklidz rokturis ir pilniba uzladets,
indikators nodziest. Pilna uzlade parasti ilgst

6 stundas.

Futrali no arpuses un iek8puses drikst firit tikai
ar mitru draninu. Pirms uzglabasanas celoSanas
futrali parliecinieties, vai rokturis un zobu birstes
uzgalis ir pilnigi sausi.

leverojiet. Traipus no celo$anas futrala virsmas
notiriet nekavéjoties. Glabajiet celoSanas futrali tira
un sausa vieta.

CeloSanas futralis (g)

Tiras un sausas zobu birstes/zobu birstes uzgalus
glabajiet celoSanas futrali (g).

Futrali no arpuses un iekSpuses drikst tirtt tikai ar
mitru draninu.

leverojiet. N Traipus no celoSanas futrala virsmas
noftiriet nekavéjoties. Glabajiet celoSanas futrali tira
un sausa vieta.

Zobu birstes uzgala turétaja stativs (f) / zobu
birstes uzgala turétajs ar vacinu (e)

Jus varat turét notiritos zobu birstes uzgalus uz
uzgalu turétaja tapam. Pirms ievietoSanas turétaja
un/vai vacina aizvér$anas parliecinieties, vai zobu
birstes uzgali ir nozuvusi. Zobu birstes uzgalu turétaji
unvacins ir mazgajami trauku mazgajama masina.

Aizveramais macin$/Macin$ ar magnétu

Tiras un sausas zobu birstes/zobu birstes uzgalus
glabajiet aizveramaja macina.

Futrala iekSpusi un arpusi var tirit zem tekoSa tdens.
Glabajiet tiru un sausu zobu birsti kopa ar birstes
uzgalu turétaju (e) macina ar magnétu. Pirms
ievietoSanas turétaja un/vai vacina aizvérsanas
parliecinieties, vai zobu birstes uzgali ir nozuvusi.
Argjas un iek3&jas virsmas var tirit zem teko$a
adens. Glabajiet macinus fira un sausa vieta.

levérojiet. Traipus no macina virsmas notiriet
nekavejoties.
Var tikt mainits bez ieprieks€ja bridinajuma.

Vides aizsardzibas
pazinojums
Produkts satur akumulatorus un/vai

ay,
otrreiz€ja parstradée izmantojamus E %@
elektroiekartu atkritumus. Lai sargatu s Lilon
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vidi, neizmetiet produktu sadzives atkritumos, bet
parstrades noltikos nogadajiet to kada no Jisu
valsti nodro8inatajiem elektroiekartu atkritumu
savak3anas punktiem.

Garantija

Sim produktam més nodroginam 2 gadu bezmak-
sas servisu no produkta iegades dienas. Servisa
nodroSinasanas laika, veicot remontu vai nomainot
bojatas produkta detalas, més bez maksas nover-
sisim visus defektus, kas raduSies razo$anas pro-
cesa. Ja produktu nav iespéjams salabot, to var
apmainit pret jaunu vai analogisku produktu. Atka-
riba no pieejamibas ierice var tikt nomaintta ar ierici
cita krasa vai ekvivalentu modeli. ST servisa nodro-
SinaSana ir spéka jebkura valsti, kura o produktu
piedava Braun vai ta pilnvaroti izplatitaji. Servisa
nodrosinasana neattiecas uz bojajumiem, kas
radusies nepareizas lietoSanas rezultata; normalu
ierices nolietojumu, Tpasi attieciba uz zobu birstes
uzgaliem; defektiem, kuri batiski neietekmé ierices
darbibu vai tas vertibu.

Servisa nodro§inasana nav spéka, ja remontu ir
veikusi persona, kura nav pilnvarota to darit, ka art
ja remonta laika nav izmantotas originalas Braun
detalas. Lai veiktu bezmaksas ierices remontu ser-
visa nodro$inasanas laika, griezieties Braun pilnva-
rota servisa centra, lidzi nemot ierici un pirkuma
Ceku. Patérétajam ir noteiktas tiesibas saskana ar
normativajiem aktiem un Sie noteikumi neietekmé
patéretaja ar likumu noteiktas tiesibas.

Si garantija nekada veida neietekmé jiisu tiesibas
saskana ar normativajiem/tiesibu aktiem.

Informacija
Bluetooth® radio modulis

Lai arTvisas noraditas funkcijas Bluetooth ierice tiek
atbalstitas, Oral-B nenodro$ina savienojuma 100 %
noturigumu un funkciju darbibu konsekvenci.
Darbibas veiktspgja un savienojuma noturigums ir
katras atseviSkas Bluetooth ierices, programmatu-
ras versijas, ka ari 8o Bluetooth ieri€u operétajsis-
témas un ierice ieviesto uznémuma dro8ibas notei-
kumu tieas sekas.

Oral-B stingri ievéro un stingri pieméro Bluetooth
standartu, ar kura palidzibu Bluetooth ierices var
nodrosinat komunikaciju un darboties ar Oral-B
zobu birstem.

Tomeér, ja ieri¢u raZotaji nepieméro So standartu,
Bluetooth saderiba un funkcijas tiks vél vairak trau-
cetas, un lietotajam var rasties problémas ar funk-
ciju lietoSanu. Ludzu, nemiet véra, ka Bluetooth
ierices programmatra var ievérojami ietekmét
saderibu un darbibu.



Garantija — iznémumi un ierobeZojumi
StierobeZota garantija attiecas tikai uz jaunajiem
izstradajumiem, kurus razo The Procter & Gamble
Company, ta saistitie uznémumi vai meitasuzné-
mumi (kopa saukti — P&G) vai kurus var identificét
ar Braun/Oral-B pre€u zZimi, tirdzniecibas nosau-
kumu vai logotipu. STierobeZota garantija neattie-
cas uz produktiem, kas nav P&G izstradajumi,
ieskaitot jebkadu aparattru un programmatiru.
P&G neuznemas nekadu atbildibu par jebkadiem
bojajumiem vai zaud&jumiem attieciba uz program-
mam, datiem vai citu informaciju, kas tiek glabata
jebkuros datu nesgjos, kas ietverti produkta vai
jebkura produkta, kas nav P&G izstradajums vai ta
dala, un uz kuru 8iierobezota garantija neattiecas.
StierobeZota garantija neattiecas uz programmu,
datu vai citas informacijas atkopSanu vai atkartotu
instaléganu. STierobeZota garantija neattiecas uz
(i) bojajumiem, kas raduSies negadijuma, launpra-
tigas izmantoSanas, nepareizas izmanto$anas,
nolaidibas, nepareiza pielietojuma vai produkta,
kas nav P&G izstradajums, vainas dé; (ii) bojaju-
miem, ko radijusi apkope, ko veic kads cits, nevis
Braun vai Braun pilnvarota servisa vieta; (iii) izstra-
dajumiem vai ta dalam, kas parveidoti bez P&G
rakstiskas atlaujas, un (iv) bojajumiem, kas radu-
Sies, lietojot vai nelietojot Oral-B viedtalruna sta-
fivu/ripu, viedtalruna spogula turétaju vai uzlades
celoSanas futrali (skat. «Piederumi»).

ATBILDIBAS IEROBEZOJUMI

CIKTAL TO PIELAUJ PIEMEROJAMIE TIESIBU
AKTI, P&G, TA IZPLATITAJI VAI PIEGADATAJI NAV
ATBILDIGI JUSU VAI JEBKADU TRESO PUSU
PRIEKSA PAR JEBKADIEM TIESIEM, NETIESIEM,
NETISIEM, IZRIETOSIEM, IPASIEM,
PIEMEROJAMIEM UN AR ATLIDZIBAM SAISTITIEM
ZAUDEJUMIEM, KAS RADUSIES IZRIETOT NO
ORAL-B PIEDERUMU LIETOSANAS VAI NESPEJAS
LIETOT, TOSTARP, BET NE TIKAI, KAITEJUMU
PERSONAM, TPASUMA BOJAJUMIEM, TADU
TRESO PERSONU PRODUKTU VERTIBAS
ZUDUMU, KAS LIETOTI KOPA AR ORAL-B
PIEDERUMIEM, VAI ZAUDEJUMIEM NO ORAL-B
PIEDERUMU LIETOSANAS VAI JEBKADU TRESO
PERSONU IZSTRADAJUMU LIETOSANAS, KAS
LIETOTI KOPA AR ORAL-B PIEDERUMIEM, PAT JA
P&G IR INFORMETS PAR SADU ZAUDEJUMU
IESPEJAMIBU. NEKADA ZINA NEIEROBEZOJOT
IEPRIEKS MINETO, JUS APLIECINAT, KA
SAPROTAT UN PIEKRITAT, KA P&G NAV ATBILDIGS
PAR BOJAJUMIEM VAI TRAUCEJUMIEM, KAS
RADUSIES PATERETAJU ELEKTRONISKAJAM
IERICEM VAI CITAM PERSONISKAJAM
TPASUMAM, KAS IETVERTS VAI PIEVIENOTS

ORAL-B PIEDERUMIEM, VAI PAR JEBKADU TADU
DATU ZUDUMU, KAS IETVERTI SADAS IERICES.
ATLIDZIBAS, KAS VEICAMAS ORAL-B, NEKADA
GADIJUMA NEPARSNIEDZ FAKTISKO PAR
PRODUKTU SAMAKSATO SUMMU.

Garantijas mainas zobu birstes uzgali

Oral-B garantija zaudé spéku, ja tiek konstatéts,
ka elektriski uzladéjama roktura bojajumi ir saistiti
ar cita uzgala, kas nav Oral-B izstradajums,
izmantoSanu.

Oral-B neiesaka izmantot rezerves birstes uzgalus,
kas nav Oral-B izstradajums.

¢ Oral-B nekontrolé tadu zobu birstes uzgalu
kvalitati, kas nav Oral-B izstradajums. Tapéc
més nevaram nodro8inat tirisanas efektivitati,
kas noradita sakotngjas elektriski uzladejama
roktura iegades laika, ja tiek lietoti citi zobu
birstes uzgali, kas nav Oral-B izstradajumi.

¢ Oral-B nevar nodro$inat saderibu ar citiem zobu
birstes uzgaliem, kas nav Oral-B izstradajums.

¢ Oral-B nevar paredzét, kada veida zobu birstu
uzgali, kas nav Oral-B izstradajumi, ilgstosa laika
posma ietekmés roktura nolietoSanos.

Visiem Oral-B rezerves zobu birstes uzgaliem ir

Oral-B logotips un tie atbilst Oral-B augstajiem

kvalitates standartiem. Oral-B nepardod rezerves

zobu birstes uzgalus vai roktura detalas ar citiem

zimola nosaukumiem.
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Bojajumu novérsana

(pareizi), kad tiek
izmantota Oral-B
lietotne.

funkcija.

3. Rokturim ir atslegta Bluetooth
funkcija.

4. Partraukts Bluetooth savienojums
ar viedtalruni.

5. Jusu viedtalrunis neatbalsta
Bluetooth 4.2 (vai jaunaku versiju)/
Bluetooth Smart.

6. Novecojusi lietotnes Oral-B versija.

Problema | lespéjamais iemesls Risinajums

LIETOTNE

Rokturis 1. Lietotne Oral-B ir aizvérta. 1. leslédziet lietotni Oral-B.
nedarbojas 2. Viedtalrunt nav aktivizéta Bluetooth | 2. Viedtalrunt aktivizéjiet Bluetooth

(viedtalruna lietoSanas instrukcija
aprakstits, ka to izdarit).

3. lespégjojiet Bluetooth, izmantojot
lestatijumi -> Bluetooth iespejoSana.

4. Velreiz izveidojiet para savienojumu
starp zobu birstes rokturi un
viedtalruni, izmantojot lietotnes
iestatijumus. Lietojot zobu birstes
rokturi kopa ar viedtalruni, turiet
talruni tuvuma.

5. Lai zobu birstes rokturi varétu
savienot pari ar viedtalruni, tam ir
jaatbalsta Bluetooth 4.2 (vai jaunaka
versija) / Bluetooth Smart.

Saderigo viedtalrunu sarakstu un
lietotnes Oral-B pieejamibu valstis
var parbaudrt vietné
www.oralbappavailability.co.uk.

6. Lejupieladéjiet jaunako lietotni
Oral-B.

Atjaunojiet

Vélama originala funkcionalitate.

Caur displeju dodieties uz lestatijumi

(pirmas lietoSanas
laika).

limenis; rokturis nedarbojas.

2. Darbojas arpus standarta
temperaturas robezam (zinojums
uz displeja un/vai vieda spiediena
sensora diodes mirgo)

ripnicas -> Ripnicas reZima iestatisana (22).

iestatijumus. Nospiediet ieslégSanas/izslégSanas
pogu, lai apstiprinatu.

ZOBU BIRSTE

Rokturis nedarbojas | 1. Akumulatoram ir loti zems uzlades 1. Uzladégjiet vismaz 30 minites.

2. Vienmer lietojiet standarta darba
temperatiira (> 0 °C un < 40°C).

Isi bridinajuma
signali pec

2 minatém vai
nedarbojas
roktura taimeris.

Lietotné ir mainiti taimera iestatijumi/
izslegts taimeris.

Izmantojiet lietotni, lai mainitu taimera
iestatijumus, vai atiestatiet rapnicas
iestatijumus (skatiet lietotnes problemu
novérsanu).
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Nenotiek roktura
uzlade.

—_

. Akumulatora uzlades limenis ir loti
zems; tas var aiznemt idz pat
10-15 minGtém, lidz displejs

ieslégsies.

. Apkartéjas vides temperatira
uzladeSanai ir arpus pielaujama
diapazona (< 0°Cun>40°C).

. Ladétajs, iespejams, nav (pareizi)

pievienots.

—_

. Uzladgjiet vismaz 30 mindtes.

2. leteicama apkartéjas vides
temperatira uzladeiir 5°C idz 35 °C.

3. Parliecinieties, vai ladétajs ir

pievienots tikla spriegumam.

Grabo8s/skal$
troksnis zobu
tinsanas vai
iesleg8anas laika.

—

. lespéjams, ka zobu birstes uzgalis 1.
nav pareizi novietots uz roktura.
. lespéjams, ka zobu birstes uzgalis

ir nolietojies.

Parbaudiet, vai zobu birstes uzgalis ir
pareizi piestiprinats uz roktura. Starp
uzgali un rokuri ir neliela sprauga.

2. Nomainiet zobu birstes uzgali.

Saja uzladejama zobu birsté ir iestradats radio
modulis, kas darbojas 2,4-2,48 GHz frekvencu
diapazona ar maksimalo jaudu 1 mW.

Ar 80 Braun GmbH pazino, ka radioiekartu tipi
3786, 3796, 3795, 3758, 3753, 3776, 3794, 3771,
3765 un 3767 atbilst Direktivas 2014/53/EK
prasibam. Pilns EK atbilstibas deklaracijas teksts ir
pieejams 8aja fimekla vietne: www.oralb.com/ce.

Display Language
Displeja valoda
English Latviski
GOOD MORNING LABRIT
GOOD NIGHT AR LABU NAKTI
HELLO SVEICINATI
DAILY CLEAN IKDIENAS TIRISANA
SENSITIVE JUTIGAM ZONAM
WHITEN BALTINASANA
GUM CARE SMAGANU KOPSANA
INTENSE INTENSIVA TIRISANA
SUPER SENSITIVE TPAéI_JUTTG/?\M
ZONAM
TONGUE CLEAN MELES TIRISANA
SETTINGS IESTATIJUMI
YES JA
NO NE
LIGHT RING GAISMAS GREDZENS
LANGUAGE VALODA
FACTORY RESET RUPNTg\S REZIMA
IESTATISANA

BACK AIZMUGURE

DISABLE ATSLEGT

ENABLE IESLEGT

CANCEL ATCELT

YELLOW DZELTENS

PINK ROZA

BLUE ZILS

ORANGE ORANZS

TURQUOISE TIRKIZA

WHITE BALTS

ENGLISH ANGLISKI

SURE? ESAT PARLIECINATI?

REFILL IS USED UP REZERVES UZGALIS IR
NOLIETOTS

SWITCHED? NOMAINITS?

UPDATE? ATJAUNOT?

UPDATING ATJAUNOSANA

UPDATED ATJAUNOTS

FAILED NEIZDEVAS

OUTSIDE OPERATING | ARPUS DARBIBU

LIMITS DIAPAZONA
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Harjapea

Harjapea tuvastamise siimbol
Nutikas rohuandur (valgusrongas)
Interaktiivne ekraan

Kaepide

Laadija

Sisse/valja-nupp

ReZiiminupp

Interaktiivse ekraani funktsioonid
ReZiim «lgapdevane puhastus»
ReZiim «Tundlik»

ReZiim «lgemete hooldus»
ReZiim «Valgendamine»

Reziim «Intensiivne»

Reziim «Vaga tundlik»

Reziim «Keele puhastamine»
Séatete menlil

Séatete menlili funktsioonid
Bluetooth®-i satete haldamine

Valgusronga varvi valimine/muutmine

Keele valimine/muutmine
Tehasesétete lahtestamine
Tagasiside funktsioonid
Taimer

Aku olek

Vahetamise meeldetuletus
Harja tagasiside

Tarvikud ja funktsioonid:
a  Nutika surveanduri funktsioonid

b Valgusronga vérviisikuparastamine rakenduse
Oral-B kaudu

Harjapea «Ultimate Clean»
Harjapea «Gentle Care»

c

d

e Harjapea hoidik koos korgiga

f  Harjapea hoidiku alus

g Reisivutlar

h  Laadijaga reisivutlar

h1 Laadimistuli

h2 Toiteallikas (Nutipistik)

i Laadige alla rakendus Oral-B ja (ihendage
Bluetooth® (vt tagumist lehekiilge)

Markus: sisu voib olenevalt ostetud mudelist
varieeruda.



&B Eesti

Tere tulemast kasutama Oral-B-d!

Enne hambaharja kasutamist lugege 1abi
kasutusjuhend ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.

TAHELEPANU

Kontrollige toodet/juhet/tarvi-
kuid regulaarselt kahjustuste
suhtes. Kahjustunud voi mitte-
toOtavat seadet ei tohi kasu-
tada. Kui toode/juhe/tarvikud
on kahjustunud, tooge see/
need Oral-B teeninduskesku-

sesse. Arge muutke ega remon-

tige toodet. See voib pohjus-
tada tulekahju, elekiriloogi voi
vigastuse. Arge sisestage
seadme avasse uhtegi eset.
Alla 3-aastastel lastel pole
soovitatav toodet kasutada.
Neid hambaharju tohivad
kasutada lapsed ja piiratud
flusiliste, sensoorsete voi
vaimsete voimetega voi vaheste
kogemuste ja teadmistega
isikud, kui nad tegutsevad
nende ohutuse eest vastutava
isiku jarelvalve voi juhendamise
all, kasutades seadet turvalisel
viisil ning moistes kaasnevaid
ohte.

Lapsed ei tohi seadet
puhastada ega hooldada ilma
taiskasvanu jarelevalveta.
Lapsed ei tohi seadmega
mangida.

Kasutage seda toodet ainult
ettenahtud otstarbel ja

kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil. Arge kasutage
lisaseadmeid, mida tootja pole
soovitanud. Kasutage ainult
seadmega kaasnenud laadijat.

¢ Kasutage vaid laadijat ja/vOi

spetsiaalset juhet (smart plug)
koos seadme juurde kuuluva
integreeritud turvalise vaikepin-
ge-toiteallikaga. Arge vahetage
sellel Gihtegi detaili valja ega
manipuleerige Uhtegi selle osa,
muidu vOite saada elektriloogi.
Kui laadimishoidik/laadimisvut-
lar kannab mérgistust
492-xxxx, siis kasutage vaid
samasuguse margistusega
Braun/Oral-B spetsiaalset juhet
(smart plug).

HOIATUS

Arge asetage laadijat, nutipistikut voi reisivutlarit
vette ega muusse vedelikku. Arge hoidke
laadijat kohas, kust see voib kukkuda voi
voidakse tdmmata vanni voi kraanikaussi. Kui
laadija on vette kukkunud, arge pange katt
vette, et seda vilja votta. Tommake juhe kohe
pistikupesast vélja.

Véltige juhtme kinnijaédmist, muljumist ja jarsult
painutamist.

See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahe-
tada. Arge avage seadet ega votke seda osa-
deks lahti. Aku ringlusseandmiseks andke dra
kogu seade kooskdlas kohalike keskkonnaa-
laste eeskirjadega. Kaepideme avamine [6hub
seadme ja muudab garantii kehtetuks.

Seadet pistikupesast eemaldades tdmmake
alati pistikust, mitte juhtmest. Arge puudutage
toitepistikut margade katega. See voib
pohjustada elektriloogi.

Kui saate suuhaiguse ravi, pidage enne toote
kasutamist ndu hambaravi spetsialistiga.
Hambahari on isiklik hiigieeniseade ega ole
mdeldud hambaravikabinetis vdi -asutuses
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mitmel patsiendil kasutamiseks. Hiigieenilistel
pohjustel soovitame iga perelikme jaoks
kasutada individuaalseid harja kdepidemeid ja
harjapeasid.

* Pisidetailide eraldumise oht. Hoida lastele
kattesaamatus kohas.

Et valtida harjapea purunemist, mis voib tekitada
vaikestest osadest tingitud lambumisohtu voi
kahjustada hambaid, tehke jargmist.

¢ Veenduge enne igat kasutuskorda, et harjapea
on diges asendis. Lopetage hambaharja
kasutamine, kui harjapea enam korralikult ei
kinnitu. Arge kunagi kasutage hambaharja ilma
harjapeata.
e Kui hambaharja kéepide kukub maha, tuleb
harjapea enne jargmist kasutuskorda vélja
vahetada, isegi kui ndhtavaid kahjustusi pole.
Vahetage harjapea vélja iga 3 kuu jarel voi
varem, kui harjapea on kulunud.
Puhastage harjapead korralikult parast igat
kasutuskorda (vt peatiikki «<Puhastussoovitu-
sed»). Korralik puhastamine tagab hambaharja
ohutu kasutamise ja probleemideta téoea.

Oluline teave

¢ See hambahari, laadija ja kott (lisavarustus)
sisaldavad NdFeB magneteid ja tekitavad
magnetvalju. Kui kasutate meditsiiniseadet voi
teil on siirdatud meditsiiniseade, pidage ndu
meditsiiniseadme tootja voi arstiga, kui teil on
kiisimusi Oral-B iO hambaharja ohutu
kasutamise kohta.

¢ Oral-B hambaharja saab nutitelefoniga kasu-

tada (Uksikasju leiate peatiikist <-Hambaharja

Uhendamine nutitelefoniga»). Elektromagneti-

liste hairete ja/voi Gihilduvusega seotud konflik-

tide véltimiseks keelake oma hambaharja kaepi-
demel (5) Bluetooth enne harja kasutamist
piirangutega keskkondades, naiteks lennukites
vOi haiglates vastavalt tahistatud kohtades.

Keelake Bluetooth, sisenedes interaktiivsel

ekraanil (4) meniiusse «Séatted» -> Bluetooth ->

keelamine. Bluetooth’i uuesti aktiveerimiseks
jargige sama protseduuri.

e Slidamestimulaatoriga inimesed peaksid
hoidma sissellilitatud hambaharja alati rohkem
kui 15 sentimeetri (6 tolli) kaugusel stidamesti-
mulaatorist. Haire kahtluse korral lilitage
Bluetooth alati valja.

Tehnilised naitajad

Pinge parameetrid on esitatud laadimisseadme
pohjal.

Miratase: 62 dB (A)
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Esmane kasutus

Kaivitage oma hambabhari, vajutades sisse/vlja-
nuppu (7) ja jargige interaktiivsel ekraanil (4)
kuvatud juhiseid, et alustada esmakordset
haalestamist.

Kui ekraanil pole tiendavaid juhiseid, saate imber
ltlituda reZiiminupuga (8) ja valida sisse/vélja-
nupuga (7).

Satteid saate igal ajal muuta meniit «Satted» (17)
kaudu.

Laadimine ja kasutamine

* Aku laadimiseks asetage hambahari tihendatud
laadijale (6).

¢ Laetuse taset nédidatakse interaktiivsel ekraanil
(4). Kui see on taielikult laetud, lulitub ekraan
valja. Taislaadimisele kulub tavaliselt 3 tundi.

¢ Kuiaku hakkab tlihjenema, véhendab mootor
selle kiirust ja nutikas surveandur (3) vilgub
korraks punaselt. Kui aku on tihi, jadb mootor
seisma; (iheks kasutuskorraks tuleb seda
laadida vdhemalt 5 minutit.

Mérkus: Kui aku on tiihi (ekraan valja lilitatud),
laadige vahemalt 30 minutit.

¢ Ethoida seadet pidevalt laetuna, voib kdepidet
alati hoida vooluvorku tihendatud laadijal; seade
takistab aku ulelaadimist.

Mérkus: Hoidke kaepidet aku optimaalseks
sailimiseks toatemperatuuril.

Ettevaatust! Arge hoidke kdepidet kdrgemal
temperatuuril kui 50 °C.

Hambabharja kasutamine

Alustage harjamist

Asetage harjapea kdepidemele. Kdepideme ja
harjapea vahele peaks jadma véike vahe. Tostke
kaepide pistikupesast lahti voi votke kdepideme
kaivitamiseks see lihtsalt katte (ekraan lulitub
sisse). Niisutage harjaotsikut ja kandke sellele
hambapastat. Pritsmete valtimiseks suunake
harjapea hammaste juurde enne kdepideme
sisselllitamist, vajutades sisse/valja-nuppu.

Mérkus: Ekraan IUlitub méne aja parast valja.
Ekraani uuesti aktiveerimiseks voite vajutada sisse/
valja-nuppu.

Juhtige harjapead hambalt hambale. Harjake
vélisklgi, siseklgi ja narimispindasid. Harjake suu
koiki nelja veerandit vordselt. Teile sobiva
harjamistehnika kohta saate lisateavet hambaarstilt



voi hambahligienistilt. Parast harjamist annab
ekraan teile tagasisidet harjamise aja pohjal.

Iga elektrihambaharja kasutamise esimestel
paevadel voivad teie igemed Ornalt veritseda.
Uldiselt peaks veritsemine mdne péeva parast
peatuma. Kui see parast 2 nadala méddumist
siiski jatkub, pidage ndu oma hambaarsti voi
hambahugieenikuga. Kui teil on tundlikud hambad
ja/vdiigemed, soovitab Oral-B kasutada reziime
«Tundlik» vai «Ulitundlik» (valikuline koos Oral-B
«0rna hoolduse» harjapeaga (d)).

Taimer

Taimer annab liihikese katkendliku heliga marku
30-sekundiliste intervallide jarel, et te liguksite suu
jargmise veerandi juurde. Pikk katkendlik heli viitab
spetsialistide soovitatud 2-minutise harjamisaja
16pule.

Taimer jatab harjamisele kulunud aja meelde —
isegi siis, kui kdepide harjamise ajal liihikeseks
ajaks valja lulitati. Taimer lahtestab end parast
kauem kui 30 sekundit kestnud pausi voi parast
kaepideme asetamist vooluvorku tihendatud
laadijasse.

Markus: Oral-B rakenduse kasutamise ajal
voidakse taimer méne funktsiooni té6tamise jaoks
keelata.

Markus: Oral-B rakenduse kaudu saate ka taimeri
sétteid kohandada.

Nutika surveanduri funktsioonid (a)

Teie hambahari on varustatud nutika surveanduriga
(3), millel on erinevad funktsioonid, mida
tahistavad erinevad varvid:

Valge (vaikeseade) = todindikaator (valige
individuaalne varv Oral-B rakenduse (b) kaudu) /
madala surve indikaator

Punane = kdrge surve / madala aku indikaator
Roheline = soovitatav surveindikaator

Sinine = Bluetooth sidumise indikaator

Oranz = torkeindikaator (jérgige kuvatavaid teateid)

Rohelise tulega téhistatakse 6ige survega harja-
mist. Kui surve on liiga tugey, siittib see punaselt,
tuletades teile meelde surve leevendamise vaja-
dust. Kui nutikas surveandur poleb valgelt (voi teie
eelvalitud varviga), soovitame rakendada suuremat
survet.

Korgsurve ajal vaheneb harjapea likumine
(reZiimides «lgapaevane puhastus», «Intensiivne»
ja «Tundlik»). Kontrollige korraparaselt nutika

surveanduri korrasolekut, vajutades kasutamise
ajal harjapead mdoduka survega.

Markus: Oral-B rakenduse kasutamise ajal
voidakse nutika surveanduri tagasiside mone
funktsiooni jaoks keelata.

Mérkus: Nutikas surveandur on reZiimi «<Keele
puhastus» ajal vélja lllitatud.

HarjamisreZiimid (soltuvalt mudelist)

Teie hambahari pakub erinevaid ekraanil naidatud
harjamisreziime:

«lgapédevane puhastus» — standardreziim
igapaevaseks puhastamiseks

«Tundlik» — 0rn, ent pohjalik puhastus tundlikes
piirkondades

«lgemehooldus» — 6rn massaaZ igemetele
«Valgendamine» — poleerimine aeg-ajalt voi iga
paev

«Intensiivne» — erakordselt puhta tunde
saavutamiseks (suurema kiirusega tootamisel)

«Ulitundlik» — Gilimalt 5rn puhastamine eriti
tundlikes piirkondades

«Keele puhastus» — keele puhastamine aeg-ajalt
voi iga paev

ReZiimis «Keele puhastus» tdotades soovitame
kasutada harjapead «Orn hooldus» (d). Véite oma
keelt harjata nii hambapastaga kui ka iima.
Harjake kogu keele pinda suistemaatiliselt drnade
liigutustega. Soovitatav harjamise aeg on 30
sekundit; mootor seiskub 30 sekundi parast.

ReZiimi séte:

aktiveerige iO slisteemiga hambahari, et teha kind-
laks hambapesu jaoks valitud reZiim. Teise reziimi
valimiseks vajutage kasutamise ajal jarjest reziimi-
nuppu (8). Hambahari kdivitub automaatselt vimati
valitud reZiimis.

Markus: reZiimi satteid saate kohandada ka Oral-B
rakenduse kaudu.

Interaktiivne ekraan

Interaktiivse ekraani (4) aktiveerimiseks votke
hambahari katte, eemaldage see laadijalt voi
vajutage sisse-/vélja-nuppu (7).

(10-16) «ReZiimi valik» — vahetamiseks vajutage
kasutamise ajal reZiiminuppu.

(17) «Sétted» — ltlituge Uimber kdikide reziimide
vahel, kuni jduate valikuni «Satted»;
sisenemiseks vajutage sisse/valja-nuppu:
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-> (19) Bluetooth satete haldamine (lubamine,
keelamine)

->(20) valige/muudke heledate rongaste vérvi
-> (21) keele valimine/muutmine

->(22) teostage tehasesétete lahtestamine

(24) «Taimer» — kuvab harjamise aja

(25) «Aku olek» — naitab aku olekut parast
kasutamist, laadimisel voi kui aku on tiihi.

(26) «Vahetuse meeldetuletus» — tuletab meelde,
millal oma harjapead vahetada.

(27) «Harjamise tagasiside» — harjamise tagasisidet
ndidatakse naeratava ndoga.

«Harja kaivitamine», kui kéepide tOstetakse lles,
tostetakse tihendatud laadijast valja voi kui
vajutate sisse/valja-nuppu, nditab kaepide selle
valmisolekut.

«\eateated» — «véljaspool toopiire»: tédtate

vOi laadite valjaspool ette ndhtud temperatuuri-
vahemikku ja/voi akuvool tiletab lubatava
vadrtuse.

Harjapead

Oral-B pakub teile mitmesuguseid erinevaid
Oral-B iO harjapeasid (c/d), mis sobivad ainult
teie Oral-B iO hambaharja kdepidemega ja mida
saab kasutada tksikute hammaste tépseks
puhastamiseks.

Enamikul iO Oral-B harjapeadest on INDICATOR®-
harjased, mis aitavad jalgida, millal tuleks harjapea
valja vahetada. Harjates pohjalikult kaks korda
péaevas kahe minuti jooksul, kulub harjase varvus
pooleldi umbes 3 kuuga, viidates harjapea vélja
vahetamise vajadusele. Kui harjased lahevad laiali
enne varvi kulumist, on voimalik, et avaldate
hammastele ja igemetele liga suurt survet.
Uldiselt soovitame harjapead iga 3 kuu jarel
vahetada.

Hambaharja thendamine
nutitelefoniga

Oral-B rakendus on saadaval nutiseadmetele, mis
tootavad iOS-i voi Android™-i operatsioonististee-
miga. Selle saab tasuta alla laadida rakendusest
App Store®™/ Google Play™ voi voite skanneerida
QR-koodi selle juhendi tagakdiljelt (i).

e Kaivitage Oral-B™ rakendus. See annab teile
juhiseid Bluetooth-sidumise protseduuriks.
Selle leiate ka rakenduse satete osast
(Veel -> Teie hambahari).
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Maérkus: Oral-B™ rakenduse kasutamine on
piiratud, kui teie nutitelefoni Bluetooth on vélja
ltlitatud (juhiste saamiseks lugege oma nutitelefoni
kasutusjuhendit).

¢ Sidumist ndidatakse nutika surveanduri tule
abil.

e Koik rakenduse juhised kuvatakse teie
nutitelefoni ekraanil.

¢ Saate oma kdepideme ekraani kaudu igal
ajal Bluetoothi satteid muuta
-> Satted -> Bluetoothi lubamine/keelamine.

o Kaepidet koos nutitelefoniga kasutades hoidke
oma nutitelefoni ligidal (kuni 5 m kaugusel).
Veenduge, et nutitelefon on asetatud kindlasse
kuiva kohta.

Mérkus: Hambaharja kdepidemega tihendumiseks
peab teie nutitelefon toetama Bluetoothi versiooni
4.2 (vdi uuemat) / Bluetooth Smarti. Uhilduvate
nutitelefonide ja Oral-B rakenduse saadavuse
kohta riigis leiate teavet veebisaidilt
www.oralbappaibility.co.uk.

Ettevaatust! Lugege oma nutitelefoni
kasutusjuhendit, et veenduda, kas teie telefon/
laadija on mdeldud vannitoas kasutamiseks.

Puhastamisjuhised

Parast igat harjamist loputage harjapead jooksva
vee all, hoides hambaharja sisselilitatuna.
Eemaldage harjapea ja puhastage hambaharja
kéepide ja harjapea eraldi. Veenduge, et vesi
voolaks kéepideme (ilaosas, kui kdepide on sisse
ltlitatud, ja ka harjapea sees. Enne iO hambaharja
uuesti kokkupanemist puihkige kdik osad kuivaks ja
laske neil 6hu kées kuivada. Enne laadija
puhastamist lahutage see toiteallikast.

Puhastage laadijat regulaarselt ainult niiske lapiga.
Lugege iga tarviku individuaalseid puhastusjuhiseid
jaotisest «Tarvikud».

L1
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Tarvikud
(olenevalt mudelist)

Laadimisvutlar (h)

o Kaepideme (5) laadimiseks asetage see
laadimisvutlari (h) pistikusse ja lihendage see
komplektis oleva toiteallika (h2) abil vooluvorku.
Toiteallikat voib kasutada kdigis maailmas
enamlevinud pingevahemikes (100 — 240 V).
Laadimisvutlari vilkuv tuli (h1) nditab, et kaepide
laeb. Kui kéepide on téielikult laetud, tuli kustub.
Taislaadimisele kulub tavaliselt 6 tundi.
Vélimist ja sisemist Umbrist voib puhastada
ainult niiske lapiga. Enne reisivutlarist
hoiulepanekut veenduge, et kdepide ja harjapea
on taiesti kuivad.

Markus: Puhastage reisivutlari pinnal olevad
plekid kohe. Hoidke reisivutlarit puhtas ja kuivas
kohas.

Reisivutlar (g)

Hoidke puhast ja kuiva hambaharja / puhtaid ja
kuivi harjapaid reisivutlaris (g).

Valimist ja sisemist imbrist voib puhastada ainult
niiske lapiga.

Markus: Puhastage reisivutlari pinnal olevad
plekid kohe. Hoidke reisivutlarit puhtas ja kuivas
kohas.

Harjapea hoidiku alus (f) / Harjapea hoidik
koos korgiga (e)

Puhastatud harjapeasid voite hoida harjapeade
hoidikute varrastel. Enne hoidikusse asetamist
ja/voi korgi sulgemist veenduge, et harjapead
on kuivanud. Harjapea hoidikud ja kork on
ndudepesumasinas pesemiseks ohutud.

Tomblukuga kott / magnetiga suletav kott
Hoidke puhast ja kuiva hambaharja/harjapeasid
tomblukuga kotis.

Valist ja sisemist (imbrist saab puhastada voolava
vee all.

Hoidke puhast ja kuiva hambaharja koos harjapea
hoidikuga (e) magnetiga suletavas kotis. Enne
hoidikule asetamist ja/vdi korgi sulgemist
veenduge, et harjapead on kuivanud. Vélised ja
sisemised pinnad saab puhastada voolava vee all.
Hoidke kotid puhtas ja kuivas kohas.

Mérkus: Puhastage maardunud koti pinnad kohe.

Voib muutuda iima ette teatamiseta.

Keskkonnateatis

Toode sisaldab patareisid ja/voi
ringlussevoetavaid elektriseadmete
jaatmeid. Keskkonnakaitse huvides
arge visake seadet olmeprigi hulka, vaid viige
see ringlussevotuks teie riigis asuvatesse
elektriseadmete jaatmete kogumispunktidesse.

i

Li-lon

Garantii

Tootele kehtib kaheaastane pretensiooni esita-
mise Oigus, mis hakkab kehtima seadme ostu-
kuupaevast. Pretensioonide esitamise aja jooksul
korvaldatakse tasuta kdik seadme puudused, mis
tulenevad materijali- voi ehitusvigadest, seda kas
toote vigaste osade parandamisega voi seadme
taieliku valjavahetamisega.

Asendusseadme kattesaadavusest soltuvalt voib
uus seade olla kas teist varvi voi samavaarne
mudel. Pretensiooni esitamise digus kehtib koiki-
des riikides, kuhu Braun vdi tema ametlik edasi-
miitja toodet tarnivad. Pretensiooni alla ei kuulu:
valest kasutamisest pohjustatud kahjustused,
eelkdige harjapeade loomulik kulumine, samuti
hooletust kasutamisest tingitud puudused, mis
seadme vaartust voi toimimist oluliselt ei mdjuta.
Pretensiooni esitamise digus kaotab kehtivuse,
kui seadet parandavad volitamata isikud ja kui
selleks ei kasutata Brauni originaalvaruosasid.
Pretensiooni esitamise diguse kasutamiseks selle
kehtimise perioodil toimetage ise voi saatke kogu
seade koos ostutSekiga volitatud Oral-B Brauni
klienditeeninduskeskusesse ja/vdi oma jaemiidijale.
Tarbijal on seadusest tulenevad 6igused ja antud
reeglid ei vélista tarbija muid seadusest tulene-
vaid digusi.

See garantii ei mojuta mingil viisil teie seaduslikke
oigusi.

Teave

Bluetooth®-i raadiomoodul

Ehkki kdik seadme Bluetooth-funktsioonid on
toetatud, ei taga Oral-B tihenduse 100%
usaldusvaarsust ja funktsioonide toimimise
jarjepidevust.

Toimimise joudlus ja iihenduse usaldusvaarsus on
iga Bluetooth-seadme, tarkvara versiooni, samuti
nende Bluetooth-seadmete operatsioonisiisteemi
ja seadmes rakendatud ettevotte turbe-eeskirjade
otsesed tagajérjed.

Oral-B jargib ja rakendab rangelt Bluetoothi
standardit, mille abil Bluetooth-seadmed saavad
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Oral-B hambaharjadega Uhilduda ja todtada.

Kui seadmetootjad seda standardit ei suuda
rakendada, on Bluetooth-Uihilduvus ja funktsioonid
veelgi enam kahjustatud ning kasutaja seadmel
vOib esineda funktsionaalseid ja funktsioonidega
seotud probleeme. Pange téhele, et seadme
Bluetooth tarkvara voib Ghilduvust ja toimimist
markimisvaarselt mojutada.

Garantii — erandid ja piirangud

See piiratud garantii kehtib ainult uutele toodetele,
mis on toodetud ettevottes The Procter & Gamble
Company, selle filiaalides voi tiitarettevotetes
(«P&G») vdi mida on voimalik tuvastada Brauni/
Oral-B kaubamargi, kaubamargi nime voi sellele
kinnitatud logoga. See piiratud garantii ei kehti mit-
te-P&G toodetele, sealhulgas riist- ja tarkvarale.
P&G ei vastuta mis tahes kandjale salvestatud
programmide, andmete voi muu teabe kahjusta-
mise vOi kaotuse eest, mis sisaldub tootes voi mis
tahes muudes kui P&G toodetes vdi osades, millele
see piiratud garantii ei laiene. Programmide, and-
mete vOi muu teabe taastamine vdi uuesti installi-
mine ei kuulu selle piiratud garantii alla. See piira-
tud garantii ei hdlma (i) kahju, mille pdhjuseks on
onnetusjuhtum, kuritarvitamine, vaarkasutamine,
hooletus, vale kasutus vai mitte-P&G toode; (ii)
kahju, mille on pdhjustanud kellegi muu kui Brauni
voi Brauni volitatud teenusepakkuja; (iii) toodet voi
osa, mida on modifitseeritud ilma P&G kirjaliku
loata, ja (iv) kahju, mis tuleneb Oral-B nutitelefoni
aluse/ketta, nutitelefoni peeglihoidiku voi reisivut-
lari kasutamisest voi oskamatusest seda kasutada.
(«Tarvikud»).

VASTUTUSE PIIRAMINE

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES
EIVASTUTA P&G, SELLE LEVITAJAD EGA TARNIJA
MINGIL JUHUL TEIE EGA UHEGI KOLMANDA
OSAPOOLE EES MIS TAHES LAADI OTSESE,
KAUDSE, JUHUSLIKU, TAGAJARJEST TULENEVA,
ERILISE, NAITLIKU VOI KARISTAVA KAHJU EEST,
MIS TULENEB ORAL-B TARVIKUTE
KASUTAMISEST VOI OSKAMATUSEST NEID
KASUTADA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT,
INIMESTE VIGASTAMINE, VARALINE KAHJU,
ORAL-B TARVIKUTES VOI KOOS NENDEGA
KASUTATAVATE KOLMANDATE OSAPOOLTE
TOODETE VAARTUSE KAOTAMINE VOI ORAL-B
TARVIKUTE VOI MUUDE ORAL-B TARVIKUTE VOI
KOOS NENDEGA KASTUTATAVATE TOODETE
KASUTAMISE VOIMATUS, ISEGI KUI P&G-D ON
SELLISTE KAHJUDE VOIMALIKKUSEST
TEAVITATUD. EELNEVAT PIIRAMATA MOISTATE
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JANOUSTUTE, ET P&G EI VASTUTA ORAL-B
TARVIKUTEL VOI NENDE VALISKULJEL ASUVATE
OLMEELEKTROONIKASEADMETE VOI MUU
ISIKLIKU VARA KAHJUSTUMISE VOI HAVIMISE VOI
EELMISTES SEADMETES SISALDUVATE
ANDMETE KAOTSIMINEKU EEST. UHELGI JUHUL
EI TOHI UKSKI ORAL-B VASTU ESITATUD NOUE
ULETADA TOOTE OSTMISE EEST TEGELIKULT
MAKSTUD HINDA.

Garantii asendusharjapead

Oral-B garantii kaotab kehtivuse, kui leitakse, et
elektriliste laetavate kédepidemete kahjustused on
pohjustatud mitte-Oral-B asendusharjapeade
kasutamisest.

Oral-B ei soovita kasutada mitte-Oral-B
asendusharjapeasid.

¢ Oral-B ei kontrolli mitte-Oral-B
asendusharjapeade kvaliteeti. Seetottu ei saa
me tagada, et mitte-Oral-B asendusharjapeade
puhastustulemused on sellised, nagu neid
kirjeldati elektrilise laetava kdepidemega toote
esmase ostu ajal.

¢ QOral-B ei saa tagada mitte-Oral-B
asendusharjapeade optimaalset sobivust.

¢ Oral-B ei suuda ennustada mitte-Oral-B
asendusharjapeade pikaajalist m&ju kéepideme
kulumisele.

Koigil Oral-B asendusharjapead kannavad Oral-B
logo ja vastavad Oral-B kdrgetele
kvaliteedistandarditele. Oral-B ei miiu
asendusharjapeasid ega kdepidemete osi (ihegi
teise kaubamérgi all.



Torkeotsing

Probleem

| Voimalik pohjus

Abindu

RAKENDUS

Kaepide ei toota

—_

. Oral-B rakendus on suletud.

—_

. Kéivitage Oral-B rakendus.

l&htestamine.

(nduetekohaselt) | 2. Bluetooth ei ole nutitelefonis sisse 2. Lilitage nutitelefonis sisse
Oral-B lllitatud. Bluetooth (0petuse leiate telefoni
rakendusega. 3. Bluetooth on kaepidemel keelatud. kasutusjuhendist).
4. Bluetooth-tihendus nutitelefoniga 3. Lubage Bluetooth, valides
on katkenud. Sétted -> luba Bluetooth.
5. Teie nutitelefon ei toeta Bluetooth 4. Siduge kaepide ja nutitelefon
4.2 (vdi uuemat) / Bluetooth rakenduse séatete kaudu uuesti.
Smarti. Kaepidet koos nutitelefoniga
6. Aegunud Oral-B rakendus. kasutades hoidke oma nutitelefoni
ligidal.
5. Hambaharja kdepidemega
Uhendumiseks peab teie nutitelefon
toetama Bluetoothi versiooni 4.2
(vdi uuemat) / Bluetooth Smarti.
Uhilduvate nutitelefonide ja Oral-B
rakenduse saadavuse kohta
riigis leiate teavet veebisaidilt
www.oralbappaibility.co.uk.
6. Laadige alla uusim Oral-B rakendus.
Tehasesatete Soovitakse originaalset Sisenega ekraanilt Satted ->

funktsionaalsust.

Tehasesatete lahtestamine (22). Vajutage
kinnitamiseks sisse/valja-nuppu.

HAMBAHARI

Kéepide ei toota

1. Aku laetuse tase on vaga madal;

1. Laadige vahemalt 30 minutit.

katkendlikud helid
parast 2 minutit
voi kdepideme
taimer ei toota.

(esimese kéaepide ei toota. 2. Tootage alati standardsetel
kasutamise ajal). 2. Todtamine valjaspool standardset tootemperatuuridel (> 0 °C ja <40 °C).
temperatuuri (ekraanil kuvatav
teade ja/voi nutika surveanduri
vahelduvad tuled)
Lihikesed Taimerit on rakenduse kaudu Taimeri satete muutmiseks voi

muudetud / taimer on deaktiveeritud.

tehasesatetele lahtestamiseks kasutage
rakendust (vt rakenduse torkeotsinguid).

Kaepide ei lae.

1. Aku laetuse tase on vdga madal;
ekraani sisselulitumiseni voib
kuluda 10-15 minutit.

2. Soovitatav imbritseva 6hu
temperatuur laadimisel on
valjaspool lubatud vahemikku
(<0°Cja>40°C).

3. Laadija ei pruugiolla
(nduetekohaselt) ihendatud.

—

. Laadige vahemalt 30 minutit.

2. Soovitatav imbritseva dhu
temperatuur laadimisel on 5 °C kuni
35°C.

3. Veenduge, et laadija on Gihendatud

vorgupingega.
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Porisev/vali heli 1. Harjapea ei pruugi olla digesti harja | 1. Kontrollige, kas harjapea on
harjamise voi kaepidemele asetatud. kaepidemele korralikult paigaldatud.
sisselllitamise 2. Harjapea voib olla kulunud. Nende vahele jaéb vaike vahe.
ajal. 2. Asendage harjapea.
Laetav hambahari sisaldab raadiomoodulit, Kéesolevaga kinnitab Braun GmbH, et
mis tootab 2,4 kuni 2,48 GHz sagedusribas raadioseadmete tiitibid 3786, 3796, 3795, 3758,
maksimumvdimsusega 1 mW. 3753, 3776, 3794, 3771, 3765 ja 3767 on kooskdlas

direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni
taistekst on saadaval jargmisel internetiaadressil:
www.oralb.com/ce.

Display Language DISABLE KEELA
Ekraani keel ENABLE LUBA
English Eesti CANCEL TUHISTA
GOOD MORNING TERE HOMMIKUST YELLOW KOLLANE
GOOD NIGHT HEAD OOD PINK ROOSA
HELLO TERE BLUE SININE
DAILY CLEAN IGAPAEVANE ORANGE ORANZ
PUHASTUS TURQUOISE TURKIISSININE
SENSITIVE TUNDLIK WHITE VALGE
WHITEN VALGENDUS ENGLISH INGLISE KEEL
GUM CARE IGEMEHOOLDUS SURE? INDEL?
INTENSE INTENSIIVNE REFILLISUSEDUP | TAIDE ONARA
SUPER SENSITIVE ULITUNDLIK KASUTATUD
TONGUE CLEAN KEELEPUHASTUS SWITCHED? VALJA VAHETATUD?
SETTINGS SEADISTUSED UPDATE? VARSKENDATUD?
YES JAH UPDATING VARSKENDAMINE
NO El UPDATED VARSKENDATUD
LIGHT RING VALGUSRONGAS FAILED EBAONNESTUS
LANGUAGE KEEL OUTSIDE OPERATING | VALJASPOOL
FACTORY RESET TEHASESATETE LIMITS TALITLUSKINDLUSE
TAASTAMINE PIIRANGUID
BACK TAGAKULG
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Onuc Ta KOMMIEKTHICTb

N =

23
24
25
26
27

3MiHHa Hacaaka A0 enekTPUYHOT 3yBHOI LWITKK
|lneHTdikauiiHniA 3HaK 3MiHHOT HacaaKu Ao
€NEeKTPUYHOI 3yOHOI LWiTKN

[Jatunk Tvcky (Ceitnose KinbLe)
IHTEpaKTUBHUIA AnCnnein

Pyuka

3apsaaHuii npucTpin

KHomMKa BBIMKHEHHS/BUMKHEHHSI

KHonka B1bopy pexumy

DyHKLji iHTepakTMBHOrO AMcnies

Pexum «LLloaeHHe YnLeHHs»

Pexum «Hytnnsuii»

Pexum «Jornsg 3a scHammn»

Pexum «BigbinoBaHHs»

Pexum «IHTeHCUBHUIA»

Pexum «Cynepuytnnsuii»

Pexum «HuLeHHs a3vka»

Menio «HanalutysaHHs»

DyHKLT MeHIO «<HanawTyBaHHs»

3MiHWTY HanawwTyBaHHs Bluetooth®
O6pat/3miHnTu Konip CaiTnoBoro KinbLs
0O6pati/3MiHNTN MOBY

3aiNCHNTY CKMOAHHS HanaLTyBaHb A0
3aBOACHKMX

DyHKLLT 3BOPOTHOTO 3B’A3KY

Tarimep

PiseHb 3apsiay akymynstopa
HarapyBaHHs npo 3miHy Hacaaku
PekomeHaauji o0 YMLEHHS 3y6iB

Akcecyapwm Ta pyHKUI:

a
b

DyHKLT pativka TMcky

3MiHuTM konip CaiTnoBoro Kinbus 'y
HanawTyBaHHsix fogarka Oral-B

3MmiHHa Hacaaka Ao eNeKTPUYHOT 3yOHOT LLiTKN
Oral-B MakcumansHe OunieHHs

3MiHHa Hacaaka 4o eNekTPUYHOI 3yOHOI LWTKN
Oral-B Hixnuin Jornsg

TpyMay Ans HacafokK 3 KPULLIKOKO

Tpumay onst Hacagok

JLOpOXHin Yoxon

JIOpOXKHii 3apsaHUIA HoXoN

IHaukaTop 3apsay

Kabenb XvBneHHs (cMapT-LuTekep)

3aeaHTaxTe goaartok Oral-B i BcTaHOBITH
3’eaHaHHs Yepes Bluetooth (ovB. Ha
3BOPOTHIi CTOPIHLL)

MpumiTtka: KOMMIEKTHICTb MOXeE 3MIHIOBATUCSH

3a1eXHo Bif, Moaeni.
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@A YkpaiHcbka

Bitaemo y caiTi Oral-B!

Mepen, TM ik NoYaTN KOPUCTYBATUCS 3YOHOIO
LLITKOI0, YBAXHO O3HANOMTECS 3 LLIEIO IHCTPYKLIEID

BAXJINBO

* Yac Big 4acy nepesipsinite
npunag/opoTu/akcecyapu Ha
npeaMeT NoLKomKeHb. He
BYKOPWCTOBYMTE MOLIKOOXE-
HW1 200 HecnpaBHWIA Npunag,.
AKwo npunan/opoTu/akcecy-
apu NOLLKOIXXEHO, 3BEPHITLCS
[0 cepaicHOro ueHtpa Oral-B.
He moonoikyiiTe 1 He PEMOH-
Tyinte npunag. Lle moxe npwm-
3BECTM [0 3aMaHHs, ypa-
XXEHHS1 €NEKTPUYHIM CTPYMOM
abo TpaBMu. KaTeropmyHo
3a00POHSETLCS BCTABNSATU CTO-
POHHI NpeameTy B Oyab-SKi
po3’eMu npunagy.

¢ He pekomMeHOyETLCS 415 BUKO-
PUCTaHHS OiTbMU BIKOM A0 3-X
pokiB. liTn Ta 0cobm 3 0bmexe-
HUMW DI3UYHUMU, CEHCOPHUMI
41 PO3YMOBMMM MOX/IMBOC-
TAMU i1 0c0OM 6€3 BignNoBIAHOMO
[0CBiOY Ta 3HaHb MOXYTb KOPU-
CTYBATUCS LLIEIO 3yOHOIO LLITKOKO
JLLIE Mif, Harnsaom 0cobu, ska
BiINOBIAAE 3a ixHi0 6e3neky
abo y pasi, Konm BOHM OTpU-
Masn IHCTPYKLi Wwoao 6esney-
HOrO BYKOPWCTaHHA npunagy
Ta YCBIOOMJIOIOTb AOMO NOTEH-
LLiAHY Hebe3nexy.
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® YuLLieHHS 11 TEXHIYHe obcnyro-
BYBaHHS Npuiagy He NMOBMHHI
30iNCHIOBATUCSAOITEMM.

¢ He f1o3BonainTe Oitam rpartucs
3 NpuNagom.

® ByKoprCTOBYITE L Npunag,
TiNlbKM 32 NPU3HAYEHHSAM BifMNo-
BIZHO [0 KepIiBHMLITBA 3 EKCIITY-
aTauii. He BukopucToByite
akcecyapu, siki He pekomMeHm0-
BaHi BUPOOHMKOM. BrkopmcTo-
BYMTE NWILLIE OPUTiHANBbHWIA
3apsSaHUIA NPUCTPINA, LLLO BXO-
AWTb [0 KOMMNEKTY.

¢ B/KOPUCTOBYTE NnILLE 3apsf-
HWUI MPUCTPIN Ta/abo crewjanb-
HUI Kabenb XNBNEHHS
(cmapTt-LwTekep) i3 BOyaoBa-
HUM BE3NEYHUM IXEPENOM
XVBJIEHHS HAAHU3bKOI HANpyru,
LU0 BXOAATH 4,0 KOMNekTy. He
3aMiHIONTE 11 He po3bupariTte
IXHi CKNaJoBi YaCTUHMK, LIe MOXE
NPW3BECTM 10 YPKEHHS eNiek-
TPUYHUM CTPYMOM. FKLLIO Ha
3aPSAAHIN CTaHLi/00POXHEOMY
3apAAHOMY HOXJ1i € MapKyBaHHS!
492-XXxX, BUKOPUCTO-
BYVTE NMLLIE KAOENb XUBNEHHS
Braun/Oral-B (cmapT-LuTekep)
i3 TaKMM 3HAKOM.

MONEPEOXXEHHSA

* He 3aHyploiiTe 3apsaHuiA NpUCTpilA, cMapT-
wTekep abo AOPOXHIN 3apsaHNIA HOX0N Y BOAyY
a6o iHLLY PiayHY 7 He PO3MiLLlyiTe ix Tam,
3BiKV BOHWN MOXYTb BNACTW Y BAHHY 4K
pakoBuHy. He HamaraviTecs aictati npucTpii,



KW ynas y BoAy. HeraHo Big’egHarite moro
Bi[l €N1EKTPOXMBIEHHS.

® YHUKANTE 3rMHAHHS, CKPY4YyBaHHS Ta CTUCKAHHS

Kabenio.

e [lpunag MiCTUTb akyMynsiTOpW, siKi He nignsara-
10Tb 3aMiHi. He BinkpuBaiiTe i1 He po36uparite
npunag,. nsa nepepobku akymynstopa ytuni-
3yliTe BECb NpUaz, BiANOBiAHO A0 MICLEBMX
pekoMeHaLi 3 0OXOPOHW AOBKiNNs. MNopy-
LIEHHS LiNICHOCTI PY4KW NOLIKOAUTL Npunag, i
npu3Beae A0 NPUNUHEHHS Aii rapaHTii.

¢ [lig Yac BigKMOYEHHS Big, ENEKTPOMEPEXi
3aBXaM TArHITL 3a WTekep, a He 3a kabenb. He
TOpKaNTECH 10 PO3’EMY XMBEHHS BOMOTMMI
pykamu. Lle moxe npussecTu 0o yaapy
CTPyMOM.

o FKLLIO BV NPOXOAMUTE KYPC JiKyBaHHS Bif, Oyib-
SKOr0 3aXBOPIOBAHHS POTOBOI MOPOXHUHMN,
nepen BUKOPUCTaHHSIM npunagy
NPOKOHCYNbTYINTECS 3i CBOIM CTOMATONOrOM.

o Lla 3y6Ha LiTka Npu3HayeHa ans 0cobncToro
KOPWCTYBaHHS. [i BUKOPUCTaHHS GiNbLL Hix
OOHMM NaUEHTOM Y CTOMATOSONIYHIA NPaKTUL
abo KkniHiLi He nepeabadaeTbest. 3 MipKyBaHb
ririeH M1 PEKOMEHAYEMO, LLOD KOXEH YeH
POAVHM BUKOPUCTOBYBAB OKPEMY PYUKY Ta
3MiHHY HacaaKy.

¢ MoxyTb Bifi’eaHYBaTUCh APiGHI AeTani; 36epi-
raite npunag y HefoCTYNHOMY 1S AiTeN MiCLi.

LLL06 YHUKHYTI NOLIKOAXKEHHS 3MIHHOT HacaaKu,
SIKe MOXE CTaHOBUTU HEGE3MEKY YAYLLIEHHS]
OpibH1MK feTansiMm abo NOLLIKOAXKEHHS 3Y6iB:

¢ [lepen KOXHVM BUKOPUCTAHHAM
nepekoHamTecs, Lo Hacaaka LWinbHO Npunsrae
00 py4ku. MPUNKHITE BUKOPUCTaHHS 3yOHOI
LLITKM, SIKLLO HAacaaKa He Npusirae Ao pyyku
HaneXHUM YHOM. Hikonm He BUKOPUCTOBYINTE
3y6Hy LiTKy 63 Hacaaku.

o Fkuo 3ybHa LLiTKa Nagana Ha nigniory, nepes,
HaCTYMHVUM BMKOPUCTAHHAM 3aMiHITb HACaaKy,
HaBiTb 32 BiICYTHOCTi BUANMUX MOLLKOKEHD

¢ 3MmiHIOMTe Hacaaky koxHi 3 micsui abo yacTille
B pa3i NnosiB/ O3HaK 3HOLLYBaHHSA.

® PeTenbHO ounLLyiiTe HacaaKy MiCnst KOXHOro
BVKOPUCTaHHS (anB. po3ain «Pekomenpaulii 3
nornsay 3a 3y6HOI0 LLTKO» ). HanexHwii
[ornsg rapaHTye 6e3neyHe BUKOPUCTaHHS Ta
NOJOBXYE TEPMiH CNY>XO1 3yOHOI LLIITKM.

Baxnuea iHpopmauis

e Lla 3y6Ha wjTka, 3apsaHuiA NPUCTPIK Ta Yoxon
(akcecyap) MIiCTATb HEOAVMMOBI MarHiTu, L0
reHepyroTb MarHiTHI Nons. FKLO B

KOPUCTYETECS MEAMYHMM Npunanom abo Bam
iMMIAHTOBAHO €NEKTPOHHI Npuaay MeanyHoro
NPU3HAYeHHs, NPOKOHCYNLTYITECS 3
BMPOBHVKOM MeAMYHOro 06nagHaHHsa abo
BaLLMM NikapeM LLoAo 6e3neyHoro
BMIKOPVCTaHHS 3y6HOI LwiTku Oral-B iO.

o 3y6Hy witky Oral-B MoxHa nigknounty oo
cMapTdOHY (AnB. po3ain «MinknoyeHHs 3yGHOT
LWiTKN 10 cMapThOHY»). LLLo6 yHUKHYTH
eNleKTPOMarHiTHX nepeLukon ta/abo npobnem
CYMICHOCTI, BUMKHITb TexHonorito Bluetooth®
Ha py4L 3y6GHOT LTy (5), nepLu Hix
BMKOPUCTOBYBATW ii B MiCLSIX, € Ojt0Tb
0OMEXEHHS, HaNpuUKnag, y nitakax Ta
cnevianbHO NO3HAYEHUX 30HAX Y NiKAPHSIX.

o 1106 BUMKHYTM Bluetooth, yBiliajiTe 0O MEHIO
«HanawtyBaHHs» Ha iHTEpaKTUBHOMY Ancnnel
(4) Ta BUKOHANTE HaCcTynHe:

-> Bluetooth -> BumkHyTu. LLI06 3HOBY
YBIMKHYTW Bluetooth, BuKoHaiiTe Ti cami aji.

®  SIKLLO BM KOPUCTYETECS KAPAIOCTUMYNSATOPOM,
3aBXaM TpUMaiiTe BBIMKHEHY 3yOHY LLITKY Ha
BiAcTaHi noHaa, 15 caHTumeTpiB (6 Aoinmis) Bif,
KapAioCTUMYNsSTopa. AKLLO BU MOMITUAN, LLIO
3’ABUNNCS NEPeLLKOan, BUMKHITL Bluetooth.

TexHi4Hi XapaKkTepucTuKkmn

JlonycTMy Hanpyry AvB. Ha HUXHI YaCTUHI
3apsifHOro NPUCTPOIO.

PiBeHb Wwymy: 62 o6 (A)

MNepLue BUKOPUCTaHHSA

AKTUBYViTE 3YOHY LLITKY, HATUCHYBLUW KHOMKY
BBIMKHEHHS1/BUMKHEHHS (7). LLLo6 po3noyatu
nepLUe HanawTyBaHHs, LOTPUMYIATECH BKA3IiBOK HA
iHTepakTBHOMY aucnnei (4).

AKkLLL0 Ha aycnnel He BipobpaxatoTbCs 40AATKOBI
IHCTPYKLi, B MOXETE CKOPUCTATUCH KHOMKOK
BUOOPY pexvmy poboTu (8) Ta niaTBEpAUTH
HanaluTyBaHHs 3a ONMOMOrO0 KHOMKM
BBIMKHEHHS1/BUMKHEHHS (7).

Bwv MoxeTe B 6yAb-AKuniA MOMEHT 3MIHUTY
HanawTyBaHHS Y MeHI0 «HanawtyBaHHs» (17).

3apsiaka Ta BAKOPUCTaHHS

o 1106 3apsaamT akymynaTop 3yOHOI LLiTKK,
nocrasre ii Ha 3apsAHWIA NPUCTPIl (6), SKniA
MiAKNOYEHO [0 ENEKTPOMEPEXI.

¢ PiBeHb 3apsiay BinoOGpaxaeTbCs Ha
iHTepakT1BHOMY aucrinei (4). lNicns noBHoro
3apsay akymynstopa aucnnei aracHe. MosHa
3apsiaka Tpueae 6113bko 3 roayH.

¢ 3a HM3bKOro 3apsay akyMyssTopa LWBMAKICTb
MOTOPA 3HMXYETLCS, a AaT4YMK TUCKY (3)

107



noymHae 611MmaT YepBOHUM. Y pasi MOBHOro
PO3PSAIKEHH MOTOP 3YMUHUTLCS; ANS
O[HOPA30BOro BUKOPVCTAHHS MOTPIGHO
3apsaakaTvi NPUCTPIN NPOTArOM LLOHaIMEHLLE
5 XBUIMH.

MpumiTka: AKLLO akyMynsaTop NOBHICTHO
PO3PAMKEHNI (OMCMNE He aKTUBYETBLCS),
noTpibHa 3apsiaka NPOTAroM LLOHANMEHLLE
30 XBUAWH.

* Bu MoxeTe 3aBxam 36epirati 3y6Hy LLTKy Ha
3apsaHOMY MPUCTPOI, SIKMIA NIAKIIOHYEHO A0
Mepexi, o6 3a6e3neynTn MakCUMabHy
MOTYXHICTb; aKyMyNnATOP 3aXULLEHO Bif,
HaA/IMLLIKOBOTO 3apsiay.

MpumiTka: 3aana onTManbHoi Po6oTH
akymynsTtopa 36epiraiite 3y6Hy LLTKY Mpu
KiIMHATHI TeMnepaTypi.

YBara! He nigpasaiite pyyky BNAnBy Temneparyp
noxapn 50 °C.

BukopucTaHHsa 3yOHOI LLLITKK

MoyaTok uneHHs 3y6is

BcTaHOoBITb 3MiHHY HacaaKy Ha pyyKy 3yOHOT LLLITKM.

Mix py4KOI0 Ta HaCaAKOK MOBUHEH 3aNnLIaTUCS
HEBENMKNIA NPOMIXKOK. 3HiMITb 3yOHY LLIITKY 3
3apsiAHOro NPUCTPOLO abo NPOCTO Bi3bMITS i, LLL06
aKTUBYBaTU (OMCNNEN 3acBiTUTLCS). Hamouite
Haca[Ky Ta HaHeCiTb Ha Hei 3ybHy nacTy. LLlob
YHUKHYTU PO36PU3KYBaHHS!, MiAHECITb LLITKY A0
3y6iB, NepLU HiX YBIMKHYTI ii 3a [JONOMOr0t0
KHOMKWN BBIMKHEHHS/BUMKHEHHS.

Mpumitka: Yepes aesknin Hac aucnnen sracHe.
LLLo6 3HOBY aKTMBYBaTV AUCTIEN, HATUCHITH
KHOMKY BBIMKHEHHS1/BUMKHEHHS.

Mepewmilaiite ronieky LWiTKKM Big, 0AHOro 3yda 00
iHLWOr0. O4MCTITb 30BHILLHIN Ta BHYTPILLHIN Bik
3y6iB 4 XXyBasibHY NOBEPXHIO. YCi AiNsIHKN POTOBOI
NOPOXHWHW CNif, YACTUTWN OAHAKOBO PETENBHO.
LLloao onTumansHoi Ans BaC TEXHIKM YALLEHHS BU
MO>eTe NMPOKOHCYNbTYBATUCS 3i CTOMATOIOrOM
a60 daxiBLEeM 3 ririeH1 POTOBOI MOPOXHUHU.
Micns 3aBepLUeHHs NPoLeaypPY YALLEHHS Ha
avcnnei 3’ aBnsTbCa pekoMeHaaLi CTOCOBHO Yacy
YULLIEHHS.

Y nepLui AHi BUKOPUCTAHHS eNeKTPUYHOI 3yOHOI
LLIITKM MOXJIMBA HE3HAYHA KPOBOTOUMBICTb SICEH.
KpoBOTOUMBICTb 3a3BM4ali MPOXOAMTH 3a Kiflbka
[OHIB. 9KLL0 KPOBOTOUMBICTb SICEH HE
NPUNMHAETLCS NPOTArOM ABOX TUXHIB, 3BEPHITECS
[0 cTomarosora abo daxisug 3 ririeHy poToBoi
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MOPOXHMHW. FAKLLO Y BaC 4yTnmBi 3ybu Ta/abo
sicHa, Oral-B pekomeHaye BUKOPMCTOBYBATH
pexum «HyTnveuin» abo «CynepuyTimemii» i 3a
HeoOXinHOCTi 3MiHHY HacaaKy Anst HyTMBUX 3y6iB
Oral-B «Hixnuia Jornsgy» (d)).

Tavimep

Konw cnnuneatots 30 cekyHa, Taiimep 3a
[,0MOMOrOI0 KOPOTKOrO NEePepuB4acToro
3BYKOBOIO CUrHay CUrHaniaye npo HeobxiaHiCTb
nepexoay A0 HAaCTYMHOro KBaApaHTy POTOBOI
NOPOXHUHW. [IOBrvii NepepmnBYaCTiA 3BYKOBUIA
CUrHan CBIAYMTb MPO 3aKiHYEHHS ABOXBUAVHHOIO
nepiogy — pekoMeHa0BaHoi daxisusmmn
TPUBANOCTi YMLLEHHS 3y6iB.

TaniMmep 3anam’aToByeE NOMNePeaHili Yac YNLLEHHS
HaBiTb y pasi KOPOTKOYACHOr O BiAKITIOHYEHHS LLIITKN
y npoLieci BUKopucTaHHs. OBHyneHHs Taimepa
BinOyBaETLCA Y pasi naysu, Wo TPUBAE O0BLIE

30 cekyHa, ab0 SKLLIO MOCTaBUTY PYUKY LLITKU Ha
3apsaaHUA NPUCTPIN, SKIA NiAKNIOYEHO A0
eneKkTpoMepexi.

Mpumitka: Y pasi BUKOPUCTaHHS AEAKNX
cneuianbHKx onuit foaatka Oral-B, BidyansHuin
Taimep Moxe ByTV AeakTMBOBaHO.

Mpumitka: Bu MoxeTe 3MIHUTK HanaluTyBaHHs
TariMepa y MeHto goaatka Oral-B.

DyHKUIT AaTYMKa TUCKY (a)

Batuy 3y6Hy LLiTKY OCHALLLEHO AaTYMKOM TUCKY (3),
bYHKLOHabHI MOXMBOCTI IKOTO BifIPI3HATLCSA
BiZNOBIAHO [0 KOMLOPY CBIT/I0BOIO CUrHANY:

Binwuii (3a 3aMoBYyBaHHSIM) = iHAMKATOP POGOTU
(BMOEPITH IHLLINIA KONIP Y HANALLTYBAHHSX fAoAaTKa
Oral-B (b)) / iHankaTop HEQOCTATHLOMO TUCKY Ha
3YOHY LLITKY

HepBOHWI = iHOMKATOP HAAMIPHOMO TUCKY Ha
3yOHY LLITKY / iHAMKaTOP HU3bKOrO PiBHS 3apsay
akymynsitopa

3enennii = inamMkaTop ONTMMAasbHOrO TUCKY Ha
3YOHY LLITKY
BnakuTHWii = iHaukaTop nigkoueHHs Bluetooth

MomapaH4eBwii = iHaMKaTop MOMWIKM B POGOTI
3yOHOI LWTKW (HOTPUMYINTECH IHCTPYKLI Ha
aucnnei)

YueTtbTe 3y6u, KoM iHAMKATOP TUCKY 3YOHOI LLITKM
CBITUTLCS 3E€NEHMM KONbOPOM. Y pasi HaaMIpHOro
HaTUCKAHHA Ha LLITKY iHAMKATOP 3aCBITUTLCS
YEePBOHUM, BKa3Yloum Ha HEOOXiAHICTb NocnadbuTn
TUCK. AKLLO ATYMK TUCKY CBITUTLCS Ginvm



KONbOPOM (260 iHLLMM NonepeaHbO 0bpaHUm
BaMU KOJIbOPOM), M PEKOMEHAYEMO 36iNbLUNTH
CWITy HATVCKAHHS Ha 3YOHY LLITKY.

Y pasi HaaAMIpPHOro HaTUCKaHHS LWBUAOKICTb
0b6epTaHHs HacaAKV 3MEHLIUTLCS (Y pexvmax
«LLlofieHHE YNLLEHHSI», «IHTEHCUBHWMIA» Ta
«YyTnmeuii»). MepioanyHo nepesipsiite poboTy
JaTynka TICKy, 06epexkHO HaTUCKaoUM Ha LWTKY
nif, 4ac BUKOPUCTaHHS.

MpumiTka: Y pasi BUKOPUCTaHHS AESKMX
cnevjanbHux onuii gopatka Oral-B, natumnk Tucky
Moxe OyTV AeakTUBOBaHO.

Mpumitka: Y pexuvMi «9ueHHs a3vka» JaTtqmk
TUCKY 0,€aKTUBYETHLCS.

Pexxumu po6oTu (3anexHo Big moaeni)

Y 3y6Hili LWiTLi NnepeadayeHo Kinbka pexmnmis
YuLeHHs 3y6iB. OBpaHnii pexmm BinobpaxaeTbes
Ha aucnnei:

«LLlofieHHe YULLEHHS» — CTaHAAPTHUI PEXUM
018 WOAEHHOrO JOrnsay 3a POTOBOK
MOPOXHMHOIO

«HyTnuBuMin» — M’sike, NPoTe PETESIbHE OHULLIEHHS
YYTANBUX AiNSHOK

«Jornaa 3a ascHaMu» — M’ KA Macax SceH
«BipGinioBaHHa» — NoNipyBaHHs 3y6iB Ans
nepioaMyHOro abo LWOAEHHOr0 3aCTOCYBaHHS
«|[HTEeHCUMBHMIA» — N9 BiAYYTTS HAA3BUYANHOT
YUCTOTU (BMLLA LIBUAKICTL 06EPTaHHS)
«CynepyyTnmMeumii» — NenikaTHe YWLLEHHS oS
LyXe YyTINBUX AiNSHOK POTOBOI MOPOXHUHM

«HYULLEHHS 93UKa» — OYULLIEHHS A3KKa ANs
nepioanyHoOro ab0 WoaeHHoro 3aCTOCYBaHHSA

[ns pob0TI B pexnmi «HULLEHHS S3KKa» MU
PEKOMEHAYEMO BUKOPUCTOBYBATN HACAAKy A1st
yyTnmewmx 3y6iB Oral-B Gentle Care (d). Bu moxeTe
YUCTUTU A3MK 5K i3 BUKOPUCTaHHAM 3y6HOI nacTu,
Tak i 6e3. Y1CTbTE BCIO NOBEPXHIO A31Ka Nerkumm
CUCTEMATUYHVMU pyxamn. PekomeHa0BaHniA

yac ynweHHs — 30 cekyHn,; nicns 3aBepLUeHHs!

30 cekyHa, MOTOP 3YNUHUTLCS.

Bubip pexwumy:
AKTVBYIATE 3yOHY LUiTKY iO, W06 BU3HAYUTA

BUOPaHUIA PEXMM A8 YMLLEHHS 3y6iB. LLL06
ob6paTu iHLWnIA pexrM, NOCNiA0BHO HAaTUCKalTe Ha
KHOMKY BUGOPY pexunmMy (8) nig 4yac BUKOPUCTAHHS
LTk, 3y6Ha LLiTKa aBTOMATUYHO NOoYMHAE poboTy
B OCT@HHbOMY BMOPaHOMY PeXMMI.

MpumiTtka: Bu Takox MoxeTe 3MiHUTI
HanawTyBaHHs pexumy B noaatky Oral-B.

IHTepakTuBHUIA aucnnen

AKTUBYITE iHTEPAKTVBHUIA ACnnen (4), nigHaBLIN
3yOHY LLITKY, 3HABLUM ii 3 3apAAHOrO NPUCTPOIO
a60 HaTWUCHYBLLIY KHOMKY BBIMKHEHHS1/

BVMMKHEHHS (7).

(10-16) «Bubip pexumy» — nepemMmnkaeTbes
HaTWCKAHHSM KHOMKM BUOOPY pexuMy nif, yac
BUKOPUCTAHHS LLITKN.

(17) «HanawTtyBaHHs» — NOCNIAOBHO NepemukanTe
BCi peXVMM, NOKWN Ha AMCNIEl He 3'IBUTLCS OnLis
«HanawtyBaHHs»;

1106 YBITW, HATUCHITL KHOMKY BBIMKHEHHS1/
BUMKHEHHSI:

-> (19) 3mMiH1TK HanawTyBaHHs Bluetooth
(BBIMKHYTUW, BUMKHYTI)

-> (20) obpaTu/3miHnTI Konip KinbLs Light Ring
->(21) o6paT/3mMiHNTL MOBY

-> (22) ckmpaHHs [0 3aBOACHKMX HanallTyBaHb
(24) «Talimep» — NoKadye 4ac YnLLEeHHs 3y6iB.

(25) «PiBeHb 3apsay akyMynsTopa» — nokasye
piBEHb 3apsay akymynaTopa nicns BUKOPUCTaHHS
11y NpoLLeci 3apsiakv Ta Nonepesxae npo HU3bKNIA
piBeHb 3apay akymynaTopa.

(26) «HaragyBaHHs Npo 3MiHy Hacaaku» —
Haragye, Konm chif, 3MiHATU HacaaKy 3yOHOI LLTKM.
(27) «PekomMeHnaauji o0 YMLLEHHS 3y6iB» —
aHani3 BaLoro CTUII0 YALLIEHHS!; BiBOOPaXaeTbCs
3a 40NoMOoroto rpadiyHoOro 306pakeHHst 06an44s
3 PIBHUMUK eMOLLISIMU.

«AKTUBaLs1 3yOHOI LLiTKW>» — iHAMKaTOP, WO
CBIiIYNTb MPO rOTOBHICTb 3yOHOT LWiTKM A0 PO6OTK,
KOV BU MigHIMaeTe 3yOHy LLTKY, 3HIMaeTe ii 3
3apsiAHOro NPUCTPOIO a0 HAaTUCKAETE KHOMKY
BBIMKHEHHS/BUMKHEHHS.

«[MOBIZOMNEHHS NPO NOMUIIKM» — «M03a POHOUHMM
[ianasoHoM»: TeMrnepaTtypa HaBKOMLIHBOrO
cepefoBULLA He BIANOBIJAE Ajana3oHy,
HeobXigHOMY AJ151 BUKOPUCTaHHS abo 3apsaKu
3yOHOI LWTKK; HAanpyra B eNeKTPUYHii Mepexi
nepesuLLye poboUMit fiana3oH.

3MiHHI Hacagkm

Oral-B nponoHye wmpokmii BU6ip 3MiHHNX HacamoK
Oral-BiO (c/d), wo nigxonats nuLe fo Bawoi
py4ku Oral-B iO i BUKOPUCTOBYIOTBCS AJ1S1 TOHHOMO
OUULLIEHHSI KOXHOTO 3y6a.

BinbLuicte Hacagok Oral-B iO ocHalleHo
wetrHkamu INDICATOR®, L0 103BONSIOTH
cniaKyBaTti 3a HeOOXIAHICTIO 3aMiHN HacaaKW.

Y pasi peTenbHOro YnLieHHs 3y6iB ABidi Ha AeHb
NPOTSAroM ABOX XBUAWH, LLETUHKN BULBITAIOT
HanonoBuHy NpMGAM3HO 3a 3 MicsLl, LLLO CBIAYUTL
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NpO HEOOXIAHICTb 3MiHW HACAAKWN. 3HOLLYBaHHS
LLIETVHOK [10 TOro 5K KOAip 3611, MOXe CBig4MTn
npo Te, LLIO BM 3aHAATO CUIIbHO HATMCKAETe Ha
LLUITKY i, Yac YMLLEeHHS 3y6iB.

Mwu pekomMeHayeMO 3MiHIoBaTK Hacaaku 3y6HOT
LLITKW B CEPEAHBOMY KOXHi 3 MicsL.

MiaKNoYeHHS 3yOHOI LLLITKW
00 CMapThOHY

[Honatok Oral-B noctynHmii ans MoGinbHUX npu-
cTpoiB Ha 6asi onepauijiiHux cuctem i0S Ta
Android™. loro MoxHa 3aBaHTaXmTV 6E3KOLUTOBHO
B MaraauHi App Store®™ Ta Google Play™. Bu
TakoX MOXeTe e 3po6uTH, BinckaHysasLwm QR-koa,
Ha 3BOPOTI LLbOro KepiBHMLTBA 3 eKcnnyatayji (i).

e 3anycrTitb goaatok Oral-B. BiH sonomoxe Bam
HanawiTysatu 3’eaHaHHs Hepes Bluetooth.
IHCTPYKLUIi TaKOX MOXHA 3HaTV B HANaLLTyBaH-
HAx goaaTka («binblie» -> «3ybHa LLiTka»).

Mpumitka: PyHkujoHan aonatka Oral-B
0OMeXeHO, SIKLLO Y BALLIOMY CMapTHOHi BUMKHEHO
TEXHONOrito 3’eaHaHHs Yepes Bluetooth (IHCTpyKuii
3 MiAKIIOYEHHS Liei hyHKUT AWB. Y KEPIBHULTBI 3
ekcnnyarauii cMapTgOHy).

®  SIKLLO Ha py4Li 3YOGHOI LLITKM aKTVBOBAHO
TEXHONOTII0 3'eaHaHHs Yepea Bluetooth, To
3aCBITUTLCS AATHMK TUCKY. YCi iIHCTPYKL;i 3
BMKOPUCTaHHS 40AaTKa BiioOpaxaTrmMyTeCs y
BaLLOMY CMapTHOHI.

* By MoXeTe 3MiHWUTK HanawTyBaHHs Bluetooth y
Oyap-SKMiA 4ac 3a AONOMOrOL0 IHTEPAKTUBHOrO
AVcnnes Ha pyuLj BaLoi 3yOHOI WiTku
-> HanawrtyBaHHs -> Bluetooth BBIMKHYTW/
BUMKHYTU.

e [lig 4ac unLeHHs 3y6iB Tpumaiite cMapThOH Ha
6n13bKiit BincTaHi (y Mexax 5 meTpis).
MNepekoHanTecs, LLO BiH 3HAX0AUTLCS B
6e3neyHoMy Ta CyxoMy MicCLj.

MpumiTka: [na BCTAHOBNEHHS 3'€AHAHHS i3
3yOHOIO LLITKOIO BalLl CMapTGhOH NOBUHEH MaTH
Bepciio Bluetooth 4.2 (abo nigHiLLy Bepcito) /
Bluetooth Smart. Mepenik cyMiCHMX CMapTdOHIB i
KpaiH, y sikmx 0ocTynHuia gopatok Oral-B,

MO>XHa nepernsHyT Ha BebcanTi
www.oralbappavailability.co.uk.

Yeara! O3HalioMTecs 3 KepPiBHMLTBOM i3
ekcnnyarauii Balworo cMapTdOoHy Woao
MOXJIMBOCTI BUKOPUCTaHHSA TenedoHy/3apsaHoro
NPWCTPOIO Y BaHHiiA KiMHATI.
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MpaBnna o4NCTKU

[Micnst KOXHOrO YMLLEHHS 3Y6iB CNig, NPOMUTYH
3MiHHY HacaaKy nif, NPOTOYHOIO BOAOKD, TPMMAKoUM
3yOHY LLTKY BBIMKHEHOIO. 3HiMiTb 3MiHHY HacaKy
Ta NPOMUIATE PYYKY i1 3MiHHY HacaaKy 3yOHOI LLTKM
okpemMo. Boga mae notpannatv BCepeayHy
BEPXHbOT YaCTVHM PY4KM, KoM 3yOHa LwiTka
BBIMKHEHA, @ TaKOX ycepeanHy 3MiHHOI Hacaaku.
ButpiTb yci eTani Ta gavite iMm BUCOXHYTU Ha
MOBITPI, NEPLL HiXX 3HOBY 36MpaT 3yOHY LWiTKy iO.
Mepen o4nCTKOIO BiA’eAHaNTE 3apsSAHUIA NPUCTPIN
BiZ, MepeXi XMBNEHHS.

PerynsipHo npoTupaiTe Kopnyc 3apsaHoro npu-
CTPOIO TiNbKW BONOrOI0 TKAHWUHOL. [pasuna ouncTku
KOXHOr0 akcecyapa avB. y po3aini «<Akcecyapu».

oy
LS

b
ba( )

Akcecyapu
(3anexHo Big Mmoaeni)

JopoXHiii 3apaaHuii yoxon (h)

o 1106 3apsauTh pyuKy 3yOHOI WiTku (5),
MOMICTITb ii B LOPOXHIN 3apsaHuiA yoxon (h) Ta
nig’enHanTe 1oro fo enekTpomMepei 3a 4orno-
Moroto kabento xuenexHs (h2), Lo BXoauTb A0
KomnnekTy. Kabenb X1BNeHHs MOXe npavio-
BaTW Big, MePEXeBoi Hanpyru 6yib-aKoro cTaH-
[JapTHoro fianasoHy (100-240 V/B).

* BavmanHs ceitnoBoro iHankaropa (h1)
[LOPOXHBOrO 3aPSAHOI0 HOXA CBIAYUTL MPO
npotiec 3apsaku. Micns NoBHOI 3apsaaku pyyku
3yOHOI LWiTKM iHAMKaTop 3racHe. MNosHa 3apsaka
MOXe TpVBaT A0 6 roavH.

¢ 30BHILLHI Ta BHYTPILLHIN KOPNYC MOXHA
O4VILLLYBATU NMLLIE BOSIOrOO TKAHWHOIO. MepLu
HiXX MOKNIACTL 3yOHY LLTKY Ta HAacaaKy B
[OPOXHIli HOXOJ1, NEePEeKOHANTECH, LLIO BCi
neTani NOBHICTIO CyXi.

Mpumitka: Y pasi nosiBu Ha NOBEPXHI LOPOXHLOrO
yoxJia nnism ix Cnip, HeraHo BuTepTyn. 36epiraite
JOPOXHIA YOXON B YACTOMY Ta CyXOMY MiCLL.



JopOoXHii yoxon (g)

36epiraiiTe YMCTY 1A Cyxy 3yOHY LLiTKY/Hacaakv ans
3y6HOI LWTKU B AOPOXHBOMY HOXJTi (Q).

30BHILUHIl Ta BHYTPILUHIlA KOPMYC MOXHA
O4VLLYBATUN SINLLIE BONOT OO TKAHWHOIO.

Mpumitka. Y pasi nosiBu Ha NOBEPXHI LOPOXHBOr0
yoxJ1a nnisMm ix Cnig, HerarHo BUTepTUW. 36epiraite
[OPOXHIlA 4OXON B YACTOMY Ta CyXOMY MiCLLi.

Tpumau gng Hacapok (f) /Tpumay ana Hacapok
3 KPULLIKOIO (€e)

YucTi Hacapkm ansa 3y6HOT WiTku MoxHa 36epiratu
Ha nigcTaBkax Tpumada. Mepiu Hixk noknacTn
Hacafku 'y Tpumad Ta/abo 3aKpuUTN KPULLIKY,
nepekoHanTecs, L0 BOHM NMOBHICTIO Cyxi. Tpumay
[ON151 HACAA0K Ta KPULLIKY MOXHA MUTU B
NOCYAOMUIAHIV MaLLVHI.

KocmeTuuka Ha 6nuckaBui / KocmeTnuka 3
MarHiTHOIO 3acTiGKolo

36epiraiiTe YMCTY 1A Cyxy 3yOHY LLiTKY/Hacaakv ans
3yOHOI LWiTKM B KOCMETWMHLL Ha 6aMcKaBLI.
30BHILLHIO Ta BHYTPILLHIO MOBEPXHIO KOCMETUYKM
MOXHa NpaTy BPy4Hy Mif, NPOTOYHOIO BOAOIO.
36epiraiiTe YMCTY A Cyxy 3yOHY LLiTKY Ta TpMMmaY
NS Hacafok 3yOHOI LLTKK (€) B KOCMETMHLL Ha
MarHiTHii 3acTibuj. MepLu HixX NOMICTUTY Hacaaku
y TpMad Ta/ab0 3aKpUTH KPULLIKY, NepEKOHai-
TECS, L0 BOHW NMOBHICTIO CyXi. 30BHILLHIO Ta BHY-
TPILUHIO MOBEPXHIO KOCMETUYKM MOXHA NpaTtu
BPY4HY i, MPOTO4HO BoAoto. 36epiraiite kocme-
TUYKW B YUCTOMY Ta CyXOMY MiCLLj.

Mpumitka: Y pasi nosism Ha NOBEPXHI KOCMETUYKM
NAsMm ix CNig HeranHo BUTEPTH.

B iHCTpyKUjlo 63 nonepesHbLOro NoBiAOMIEHHS
MOXYTb BHOCUTUCS 3MiHW.

YTunisauiq

TMpoayKT MICTUTL akyMynsTopK Ta/a6o E
enekTponobyToBi Biaxoau, Lo

nianaralTb BTOPUHHIN nepepobLi. —

[nsa 3axvcTy OOBKINNS He BUKMAanTe npunag,
pa3om i3 No6yTOBMM CMITTAM. YTuni3aLjito MoxHa

3AjiCHIOBATU B NyHKTax 360py eneKTponobyToBmx
BiIXOAiB BaLLIOi KpaiHW.

€D

Li-lon

FapaHTis

FapaHTiiiHi 3000B’A3aHHSA BUPOOHMKA

[ns BCiX BUPOBIB MM AAaEMO rapaHTito Ha iBa POKY,
NoYMHaUM 3 MOMEHTY NpuaGaHHs BUPoOy abo 3
[[aTtu ioro BUPOGHULITBA, Y pasi BiiCYyTHOCTi a60

HeHanexHoOro 0oOPMIIEHHS rapaHTINHOro TaUIOHY
Ha BMpIG.
MpoTarom rapaxTiiHoro nepiogy Mu 6€3KOLLITOBHO
YCYBAEMO LLIIXOM PEMOHTY, 3aMiHu aeTanei abo
3aMiHu BCbOro BUPOOY By/ib-5iki 3aBOACHKI
nedekTn, BUKNMKaHi HeA0CTaTHBOIO SKICTIO
matepianis abo cknafaHHs.
Y BUNaaKy HEMOXMBOCTI PEMOHTY B FrapaHTiHNIA
nepion BUpi6 Moxe OGyTy 3aMiHEHWIA HA HOBUIA 260
aHanoriyHuiA BigNoBiaHO [0 3akoHy Ykpainu «[po
3axMCT NpaB CNOXMBaYiB».
[apaHTis HabyBae cvnm nnwe, AKLO aaTa Kynissi
NiATBEPAXYETHCSA NEYaTKOIO Ta NignncoM aunepa
(maraavHy) Ha rapaHTiiHomy TanoHi abo Ha
OCTaHHi CTOPIHL OPUriHaNbHOI IHCTPYKLi 3
ekcnnyarauii Braun, sika Takox Moxe 6yTu
rapaHTiiHum TanoHom. Lisi rapaHTis gjiicHa y 6yap-
AKiI KpaiHi, B Ky Lieli BUPIO NOCTaBNSETLCA
npeacTaBHMKOM KOMMNaHii BUpobHuka abo
NpU3HaYeHUM AMCcTprb’ 0TOPOM, Ta e XKOAHI
0OMeXeHHS 3 iMMopPTy abo iHLLi NpaBoBi
MONOXEHHS HE NEPELLKOAKAOTb HAAAHHIO
rapaHTiiHoro 06CyroByBaHHS.
[apaHTis Ha 3aMiHEHI YaCTWHW 3aKiHYYETLCS B
MOMEHT 3aKiH4YeHHS rapaHTii Ha AaHWi BUPIO.
[apaHTisi He CTOCYETbCS TakvX BUMALKIB:
YLUKOKEHHS, BUK/IMKAHI HENpaBuibHUM
BUKOPVCTAHHSAM, HOPMasbHE 3HOLLEHHS aeTanein
(Hanp., ciTo4ku AN roniHxs abo pixyyoro 6soka),
nedexTu, WO MaloTb HE3HAYHWIA BMNIMB HA SKICTb
poboTy NpucTpoto. Lis rapaHTis BTpasae cuny,
AKLLO PEMOHT 3AjACHIOETLCS HE BMOBHOBAXEHOIO
151 UbOro 0cob0to Ta, SIKLLO BUKOPUCTOBYIOTLCS
He opuriHanbHi 3anacHi YaCTUHN BUPOBHKKA.
Ctpok cnyx6u npoaykuii Braun aopisHioe
rapaHTiiHOMy nepioay y ABa POKN 3 MOMEHTY
npuabaHHs a60 3 MOMEHTY BUrOTOB/EHHS, SIKLLO
ATy NpoAaxy HEMOXJ/IMBO BCTAHOBUTY.
Y BuNagKy npen’sBneHHs peknamalii 3a ymosamm
[NaHoi rapaHTii, nepegariTe BUPIO y NOBHOMY
KOMMAEKTI 3riiHO ONWCY B OPUriHANBbHIN IHCTPYKLT
3 ekcnnyarawii pa3oM 3 rapaHTiHUM TaNOHOM Y
Oyab-SKMi1 CEPBICHNIA LIGHTP, AKNIA ODILiiHO
BMOBHOBAaXEHWI NPeaCTaBHUKOM KOMNaHii
BMPOBHMKA.
Bci iHLwi BUMOrK, pa3om 3 BUMoOramm
BifILLIKOZlyBaHHS! 3OUTKIB, HE [LINCHI, SKLLIO HaLLa
BiANOBIJA/IbHICTb HE BCTAHOBNEHA 3aKOHHUM
YUHOM.
Buinagku, Ha siki He pO3MOBCIOIKYETLCS rapaHTis:
— fedekTn, BUKIKaHi Gpopc-MaopHUMN
obcTaBnHaMu;
— BYKOPUCTaHHS 3 NPodeCiliHOI0 MeToIo abo 3
METOI0 OTPUMaHHS NPUBYTKY;
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— NMOPYLLEHHS BUMOT IHCTPYKLIT 3 excnyaradii;

— HEBIPHE BCTAHOB/NEHHS HANPyrn Mepexi
SKMBEHHS (SKLLO LIe BUMAraeTbes);

— 30JNCHEHHS TEXHIYHMX 3MiH;

— MeXaHiyHi MNOLLKOKEHHS;

— AN Npunagis, LLIO NPaLLO0Th Ha GaTapeikax -
poboTa 3 HeBiAMnoBiAHVMMYK ab0 cnpaLboBaHUMMN
Garaperikamu, 6yab-Ki NOLKOAKEHHS,
BUK/MKaHI cnpauboBaHumMmy abo niaTikatounMmn
GaTapelikamu;

— MOLUKOKEHHS 3 BUHW TBAPWH, FPU3YHIB Ta KOMax
(B TOMY 4MCni y BUNaaKax 3HAXOMKEHHS FPU3YHIB
Ta Komax ycepeauHi npnubopis)

— Aans 6puTB - 3im‘ATa abo nopeaHa citka.

YBara! apaHTiliHWi1 TanoH nignsarae BUNYYEHHIO B

pasi 3BepHEHHS1 10 CEPBICHOMO LIEHTPY 3 NPOXaH-

HSIM NMPO BUKOHAHHS FrapaHTiNHOro peMoHTY. icns

NpPOBeAEHHA PEMOHTY rapaHTiiH1M TanoHom 6yae

BBAXXATNCS 3aMOBHEHWI OpUriHan nMcTa BUKOHA-

HOr0 PEMOHTY 3i LUTAMIMOM CEPBICHOIO LIEHTPY Ta

niAnNMcaHnin cnoxmeayem npo oTPUMaHHs BUPoOy

3 PEMOHTY. [apaHTiiHWI CTPOK NOAOBXYETLCA Ha

TePMIH, SKWiA aHWi BUPIG 3HAX0AMBCS B CepBic-

HOMY LIEHTPI B PEMOHTI.

B pasi BUHMKHEHHS CKNAAHOLLIB 3 BUKOHAHHAM

rapaHTiiHOro Ta nicnsrapaHTiiHoro 06¢nyropy-

BaHHS MPOXaHHS 3BepTaTncs Ao iHpopmauinHoi

cnyx6v cepsicy NPeAcTaBHYKa KOMMaHii BUPO6-

HMKa B YKpaiHi.

TenedoH raps4oi ninii 0 800 505 000. [3BiHkM No

YkpaiHi 3i cTauioHapHnx TenedoHHNX HOMEPIB €

6€e3KOLUTOBHUMMU. [13BIHKI 3 MOGIiNIbHUX TenedoHiB

onnavyTbCs 3rigHo TaprdiB BiANOBIAHOMO
oneparopa.

TakoX MOXHa OTpMMaTN A0AATKOBY iHPOpMAaLL0

Ha cepBiCHOMY NopTani BUPOOHMKA B IHTEPHETI

www.service.braun.com

Ll rapaHTisi XKOAHUM YMHOM He NOpPYLLYE BaLli npasa
BiANOBIAHO 10 3aKOHOAABCTBA/CTATYTHOrO NpaBa.

Indopmauia

Mopaynb pagioss’a3ky Bluetooth®
HesBaxatouu Ha Te, wwo Oral-B nigTpumye Bei
3a3HayeHi GyHkuii npucTpoto Bluetooth, My He
MOXEMO rapaHTyBaTV NOBHY HafiHICTb
NiaKIloYeHHs Ta poboTy Padio3B’a3ky.
EdekTnBHICTb POGOTY Ta HAAIAHICTL MiAKIIOYEHHS
6e3nocepeHbO 3anexarhb Bifl XapakTepUcTuK
KOXHOro OKpemoro npuctpoto Bluetooth, sBepcii
nporpamMHoro 3abesneyeHHsl, a Takox
onepawjiHoi cucTemu i Hopm 6eaneku,
BCTaHOBNEHUX BUPOBHMKOM.

Oral-B cyBOpO [OTPVMYETLCS CTAHAAPTY
Bluetooth, 3rigHo 3 sikum npuctpoi Bluetooth
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MOXYTb MiAKMOHATUCS Ta QYHKLLIOHYBATU Y
B3aemMofii i3 3y6H1Mu witkamm Oral-B.

OpHak, SKLLO BUPOGHWK NPUCTPOIO HE LOTPUMY-
€TbCS LbOro CTaHAAPTY, Lie MOXE BIMIMHYTU Ha
CYMICHICTb i po60Ty NprcTpoiB Bluetooth i cnipu-
YUHUTY TPYAHOLLi Anst KopucTyBaya. Cnif BpaxoBy-
BaTW, WO BCTAHOBMEHE Ha NpUCTpoi Bluetooth npo-
rpamMHe 3abe3neyeHHsl MoXe CYTTEBO BNAVBATH Ha
MOXJIMBOCTI MiAKIIOUYEHHS Ta AKICTb POGOTH.

FapaHTia — BUHATKU Ta OOMEXEHHS

O6MexeHa rapaHTis MOLUMPIOETLCS TiNIbKU HA HOBI
npunagu, Bupo6neHi komnawieto The Procter &
Gamble Company, i dinismn Ta AoHipHIMK kKomna-
HigMK («P&G») a60 AN HKX, | NO3HAYEH TOPrOBOIO
MapKOI0, TOBAPHMM 3HAKOM abo IOroTUNoM
Braun/Oral-B. O6mexeHa rapaHTisi He NoLumnpto-
€TbCS Ha NPOAYKTN, siKi He cTocyoTbes P&G,
30KpeMa anaparHe Ta nporpamHe 3abe3neyeHHs.
P&G He Hece BiAnoBiaanbHOCTi 3@ NMOLLIKOAXEHHS
Ta BTpaTy Nporpam, AaHunx Ta iHLWKX BiGOMOCTEN,
Lo 36epiranncs Ha Byab-aK1X HOCisX, BOYA0BaHMX
y NpoaykT, abo 6yab-SKOoro NPoAyKTy 4n AeTai,
1110 He BMpobneHi komnaHieto P&G abo ans Hei i aki
He nignagaloTb nia aito 06MexeHoi rapaHTii. is
el 06MexXeHOT rapaHTii He NOLIMPIOITLCS Ha BiA-
HOBNEHHst b0 NepeyCcTaHOBNIEHHS NPOrpam,
[aHux Ta iHWwKx BigomocTel. Lis obmexeHa rapaH-
Tisl HE NOLUMPIOETLCA Ha (i) MOLUKOOXKEHHS, LLO
BUHVK/IM BHACNIZOK GOPC-MaXopHUX 06CTaBUH,
MOPYLLEHHS BCTAHOBNEHWX NPaBW eKcnyaTadii,
Hen6anoro abo HeHaNEXHOro BUKOPUCTaHHS 4u
3aCTOCYBaHHS Npunazy, a TakoX BUKOPUCTaHHS
NpOAYKTiB, He BUpoONeHnx komnaHieio P&G abo
ONs Hel; (i) NOLUKOKEHHS, L0 BUHMKIN BHACTIAOK
CepBICHOro 06CyroBYBaHHS, 34iiICHEHOrO
iHLWKMK ocoBamu, kpiM Braun i aBTopr3oBaHmx
CepBiCHUX LLeHTPIB Braun; (iii) npoaykT Ta 3anacHi
YaCTUHW, TEXHIYHI XapaKTePUCTUKU SKKX By0 3Mi-
HeHo 6e3 NMCbMOBOro 403B0sY KomnaHii P&G Ta
(iv) NOLUKOAKEHHS, LLIO BUHWKN BHACIAOK BUKO-
pUCTaHHA a60 HEMOXJIMBOCTI BUKOPUCTAHHSA Mif-
cTaBku ans cmapTtdoHy Oral-B, a3epkansHoro
Tprmaya ans cMapTdoHy abo AOPOXHBOr0 3apsf-
HOro 4yoxna («Akcecyapu»).

OBMEXXEHHS BIAMNOBIAAJIBHOCTI

Y MEXAX, JO3BOJIEHMX 3IAHO 3 YMOBAMM
YNHHOI O 3AKOHOAABCTBA, Y XXOAHOMY
BUNAZKY KOMMAHIA P&G, Il ANCTPUE’IOTOPU
TATIOCTAYAJIbHMKW HE HECYTb BIANOBIAAb-
HOCTI NEPEA BAMW ABO TPETbOIO CTOPOHOIO
3A BYAb-AKI NPAMI, HEMPAMI, HENEPEOBAYEHI,
MOBIYHI, CNELIANIbHI 3BUTKU, A TAKOX
LUITPADHE 4/ NMPUMYCOBE BIALLKOAYBAHHSA



3BUTKIB, LLO BUHMKAIOTb YHACTIAOK BUKOPU-
CTAHHS ABO HEMOXJTMBOCTI BUKOPUCTAHHS
AKCECYAPIB ORAL-B, CEPE/] IHLLOIO, TPABMY-
BAHHS JIIOEN, MAHOBI 3BUTKMW, 3HELIHIO-
BAHHS! MPO/IYKTIB CTOPOHHBOTO BUPOBHUKA,
LLIO BUKOPUCTOBYIOTCS B AKCECYAPAX
ORAL-B ABO CTISIbHO 3 H/MW; BTPATY EKCIY-
ATALIMHWX IKOCTEM AKCECYAPAMM ORAL-B
ABO MPOLYKTAMM CTOPOHHBOIO BUPOBHVKA,
LLIO BUKOPVUCTOBYIOTHCH B AKCECYAPAX
ORAL-B ABO CTIJIbHO 3 H/MW, HABITb SIKLLIO
P&G BYJ10 MOMEPEHLO BIAOMO MPO IMOBIP-
HICTb TAKWX MOLLKOXKEHb. HE OBMEXYIOHM
SAFAJIbHUI 3MICT BULLEE3TALAHOIO, BM PO3Y-
MIETE TA MOrOXYETECH 3 TVM, LLIO P&G HE
HECE XOZHOI BIAMNOBIOAIBHOCTI 3A LLKOLY
ABO PYNHYBAHHS BYIb-AKMX NOBYTOBWIX
ENEKTPOMPUIAZIB Y1 MAVIHA TPETIX OCIB, LLIO
MICTATHCS B AKCECYAPAX ORAL-B ABO BUKO-
PVICTOBYIOTLCS CMITIbHO 3 HUMM, A TAKOX 3A
BTPATY IAHUX, LLIO MICTUAINCS Y 3TAJAHMX
MPUCTPOSIX. POLLIOBE BIALLIKOLYBAHHS 31
CTOPOHV ORAL-B Y XKOZIHOMY PA3I HE MOXE
MEPEBULLLYBATN dAKTUYHOI BAPTOCTI MPO-
LIYKTY, CMIAYEHOI NI, YAC VIOTO NPUABAHHS.

lFapaHTia Ha 3MiHHI Hacaaku

Mpwnag, 3HimaeTbes 3 rapaHTii Oral-B, aKLLo
MOLUKOKEHHS €NEKTPUYHOT aKyMYNSTOPHOI PYHKU
npunaay cTanocst BHacnigok BUKOPUCTaHHS
3MiHHUX HACaf oK iHLIOro BUPOGHMKA.

Oral-B He pekoMeHay€e BUKOPUCTaHHS 3MIHHMX
Hacaaok iHLINX BUPOBHUKIB.

¢ Oral-B He Moxe KOHTPONIOBATM SIKICTb TaKMX
3MiHHMX Hacaaok. My He MOXEMO rapaHTyBaTu
AKICHe YnLLEeHHS 3y0iB Y pa3i BUKOPUCTaHHS
Hacapok iHLWKX BUPOBHWMKIB, Npo Lo Oral-B
MOBIAOMIISE B MOMEHT NpuAGaHHs eNeKTPUYHOI
aKyMySTOPHOI PYYKM.

¢ Oral-B He Moxe rapaHTyBaTVt HaIeXHY
cyMicHicTb py4ku Oral-B 3i 3MiHHMMK
HacagkamMu iHLLIKX BUPOBHUKIB.

¢ Oral-B He Moxe nporHo3yBatu
[OBrOCTPOKOBUIA BM/IMB BUKOPUCTAHHS 3MIHHUX
HacafoK iHLWNX BUPOBHUKIB Ha 3HOC PYUKM.

Bci 3amiHHi Hacagku Oral-B matoTb BignosigHuin
IOroTUM Ta BiANOBIAAIOTL BUCOKVMM CTaHAapTam
skocTi Oral-B. Oral-B He npopae 3miHHi Hacaaku
ab0 3anacHi YaCTVHW PyYKM N, iHLLIMM
TOprosvMu 6peHaaMu.
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YCyHEeHHS HeCcnpaBHOCTEN

BMUKAETLCS (Nig yac
nepLUIoro

aKyMynaTopa; LiTka He
BMVKAETLCS.

MpoGnema | Moxnuea npuymHa Cnoci6 ycyHeHHs1
AOAATOK
LLlitka He npawoe | 1. Oopatok Oral-B He akTMBOBaHO. 1. 3anycrtite goparok Oral-B.
(He npautoe 2. Y cMapTdOHi BUMKHEHO TexHonorito | 2. YBIMKHITb TexHosorio Bluetooth 'y
HaNeXHUM YYHOM) Bluetooth. CcMapThOHI (AMB. KEPIBHULITBO 3
3 100aTKOM 3. Ha pyuLji 3yGHOI LLiTK BAMKHEHO ekcnnyarauii cMapTdOoHy).
Oral-B. TexHonorito Bluetooth. 3. BBiMkHiTb Bluetooth, yBilLOBLLN
4. MepepsaHo Bluetooth 3’egHaHHsA 3i [0 MEHIO Ha aucnnei: MeHio
CMapThOHOM. «HanawtyBaHHs» -> BBIMKHYTU
5. Bawu cmapTdoH He nigTpumye Bluetooth.
Bluetooth 4.2 (abo ni3Hiwoi Bepcii) | 4. LLle pa3 BCTAHOBITb 3’€QHaHHS MiX
/ Bluetooth Smart. 3yOHOIO LLTKOK Ta CMapThOHOM 3a
6. Bepcis popatka Oral-B 3acrtapina. [0MOMOrOI0 HanalTyBaHb foaarka.
Mip, Yac ynLLeHHs 3y6iB TpuMaiiTe
cMapThOoH Ha 6IM3bKil BiaCTaHi Bif,
3YOHOI LLiTKM.

5. [1nsi BCTAHOBNEHHS 3’€QHaHHS i3
3yBHOIO LLTKOIO BaLl CMapThOH Mae
nigrpumysatu Bluetooth 4.2 (abo
nisHiwwy Bepcito) / Bluetooth Smart.
Mepenik cymiCHNX cMapTQOHiB i kpaiH,
y sikvx poctynHuia goparok Oral-B,
MOXHa NepernsHyT\ Ha BebcanTi www.
oralbappavailability.co.uk.

6. 3aBaHTaxTe OCTaHHIO BEPCilo
poparka Oral-B.

MoBepHeHHs oo HeobxigHuii BUXigHUiA dyHKLUioHaN YBiliAiTe 4O MEHIO Ha Ancnnei | BUKoHanTe
3aBOACHKMX MOGinbLHOro foaatka. HaCTYMHi Aji: MeHio «<HanawtyBaHHs» ->
HaaLLTYyBaHb. «CKnpaHHs 00 3aBOACHKMX HANALLTYBAHb»

(22). Ans ninTBepaXeHHS HAaTUCHITb

KHOMKY BBIMKHEHHS/BUMKHEHHS.

3YBHA LLITKA
LLitka He 1. yxe HVU3bKui piBeHb 3apsay 1. 3apsoxanTe LWiTKy MiHIMyMm

30 XBUMWH.
2. He kopucTyiTecs LWTKO, SKLLO

3BYKOBUI CUrHan
nicns 2 XxsBuianH
BUKOPUCTAHHS
LLITKY; He npaLoe
Tanwvep.

BUKOPUCTaHHS). 2. Temnepartypa HaBKOJMLLHBOO Temneparypa HaBKOJIMLLHLOTO
cepefoBULLA He BiAMNOBinae cepenoByLLA He BiANOBIAae
po6oyOMy Aiana3oHy poGoyoMy ajanasoHy
(noBinomneHHst Ha aucnnei Ta/abo (>0°CTta<40°C).

CBITNIOBA iHAMKALLA JaTymKa TUCKY).

KopoTkuii Talimep 6yB 3MiHeHWIA/BioKIIOYEHUI BuvikopucToBy#iTe 004aTOK 419 3MiHN

nepepuByacTin yepes popatok Oral-B. HanalTyBaHb TaiiMepa abo 3AjCHITL

CKMO@HHS HanawTyBaHb 10 3aBOACHKMX
(amB. po3ain «Moxnuei npobnemu B
po6OTi moaaTka»).
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LLliTka He 1. Oyxe H13bkuii piBeHb 3apsay 1. apapxante LWiTky MiHiMym
3apAAKaETLCS. aKymynaTopa; aucnnei Moxe 30 XBUAWH.
BBIMKHYTUCSI HE 0pasy, Ha Le 2. PekomeHpoBaHa Temneparypa
3Hano06uTbes NpUoAN3Ho 10-15 HaBKOMMLLIHBOIO CepefoBuLLa Ans
XBUH. 3apsiakm akymynatopa Big 5 °C go
2. Temneparypa HaBKOIMLLHBLOIO 35°C.
cepenoByLLA He BinoBinae 3. MepekoHariTecs, Lo 3apsiaHuii
po6oyoMy AianadoHy, HeobxiaHOMY NPUCTPIN Nig‘eQHaHO A0 eNeKTPUYHOT
ons 3apsgkm (< 0°C ta >40°C). Mepexi.
3. 3apsaaHuii npucTpii He
nin’eaHaHWin/nin‘egHaHnin
HEHaNEeXHUM YYHOM.
CTyKiT/ry4HniA 1. 3MiHHa Hacagka HenpaBUIbHO 1. MNepesipTe, 4v NPaBUILHO
LUyM nif, yac BCTaHOBJIEHA HA PYuLLi 3yOHOI BCTAHOBJIEHO 3MiHHY HacaaKy Ha
YuLLIEHHS 260 LLITKN. PyuL 3yOHOT LLiTKM. MidX HUIMK MaE
BBIMKHEHHSI 2. 3MiHHa Hacaaka 3HoLWeHa. 3anMLLIATMCS HEBESIMKMIA MPOMIKOK.
3yOHOT LLTKM. 2. 3aMiHiTb Hacaaky.

LLio akymynaTopHy 3y6OHy LLIITKY OCHALLLEHO
pagiomMoaynem, KM NpaLtoe B AjianasoHi
2,4-2,48 GHz/I'T, Ta Mae MakCUMasnbHy

NoTyXHicTb 1 mMW/MBT.

Braun Gmbh HacTynHum 3asBnse, Wwo
papioo6naaHaHHs Tuny 3786, 3796, 3795, 3758,
3753, 3776, 3794, 3771, 3765 Ta 3767 Bignosinae

Bumoram [vpekTtveun €spocotody 2014/53/EU.
MoBHWIM TEKCT EBPONEICHKOI AeknapaLii npo
BiANOBIAHICTb AOCTYMHWUI 4191 O3HANOMIIEHHS HA
BeGcaiiTi: www.oralb.com/ce.
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Kopn patv BUrotoBneHHs:

Jlaty BUrotoBneHHs (pik Ta TMXAEHb) MOXHA
BW3HAYMTL 32 BUPOOHUYMM KOAOM, 3a3HAYEHUM Y
Tabnuuj cneundikauiin Ha py4ui 3yOGHOT WiTKK Ta/4m
3apsiAHOMY NPUCTPOI. 3HANAITL BUPOOHUUMIA KO,
LLIO MOYMHAETHLCS 3 NiTepu:

Mepwa undpa koay Bianosinae poky
BMPOOHMUTBA. HacTynHi ABi LMdbpw BKadyloTb Ha
KaneHaapHuii TVXXAeHb BUPOOHMLTBA.
Hanpwvknag, undpm «009» 03HavaioTh, LLLO TOBap
OyB BUrOTOB/IEHMIA HA 9-My TvikHi 2020 poky.

EnektpuuHa 3y6Ha wwitka Braun Tvny 3758 | 3796
i3 3apagHUM NpUcTpoem Tuny 3768, NopTaTMBHUM
3apaaHUM npucTpoeM Tuny 3759 Ta axepenom
KUBNEHHS TUMY 492-XXXX.

Bupo6Huk: BpayH 'M6X, ®paHkdypTep LLTpacce
145, 61476 KpoHbepr, HimeuunHa. KpaiHa
BMPOOHMUTBA: HiMeyunHa.

TepMmiH cryx6u 2 poku.

FapaHTiliHWIA TEPMIH 2 POKM.

(UA) ImnopTep/Anpeca ans 3BepHeHb B YKpaiHi:
TOB «[MpokTep eHp lembn Ykpaita», Ykpaina,
08304, Kuiscbka 061., M. Bopucninb, Byn.
3aBok3anbHa, 2. Ten. (0-800) 505-000.
WWW.pg.com.ua.

100-240 V/Bonbt
50-60 Hz/TepL,
3W/Bar

IPX7

O6nanHaHHS BignoBinae BUMoram TexHiYHOro
pernameHTy 0OMeXEHHS1 BUKOPY CTaHHS AesknX
He6e3neyHVX PEHOBWH B ETEKTPUYHOMY Ta
€N1eKTPOHHOMY 0612 AHaHHI.

¥
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Display Language
Moga aucnnes

English YkpaiHcbka
GOOD MORNING JOBEPOI0 PAHKY
GOOD NIGHT JOBPAHIM
HELLO NPUBIT
DAILY CLEAN LLIOAEHHA YACTKA
SENSITIVE YyTANBUI
WHITEN BIABUTIOBAHHA
GUM CARE AOomnan 3A ACHAMU
INTENSE IHTEHCVBHWM
SUPER SENSITIVE CYMEPYYTINBUI
TONGUE CLEAN YNCTKA A3NKA
SETTINGS HANALLUTYBAHHA
YES TAK
NO HI
LIGHT RING MIACBITKA KITbLA
LANGUAGE MOBA
FACTORY RESET CKMOAHHA OO

3ABOICHKI

HANALLUTYBAHHA
BACK HA3AL,
DISABLE BUMKHYTU
ENABLE PO3BJIOKYBATU
CANCEL CKACYBATU
YELLOW XOBTUM
PINK POXEBWM
BLUE BNAKUTHUA
ORANGE MOMAPAHYEBUI
TURQUOISE BIPIO30BUM
WHITE B
ENGLISH AHITINCBKA
SURE? BMNEBHEHI?
REFILL IS USED UP 3MIHITb HACAZKY
SWITCHED? 3MIHEHO?
UPDATE? OHOBUTN?
UPDATING OHOBJIEHHA
UPDATED OHOBJIEHO
FAILED HE BUKOHAHO
OUTSIDE OPERATING | MO3A MEXXAMU )
LIMITS YMOB EKCIMTYATAUII
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